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	I
	ამბულატორია
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	 
	A624
	დიაგნოსტიკა ტარდება არასრული მოცულობით სკრინინგული - სწრაფი/მარტივი მეთოდის საშუალებით

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარი
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (ან/და ლაბორატორიის კურატორი, უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის ტესტები

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	7. უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბატერიოციდული გამანათებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
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	1
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	5
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	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	A624, A247
	დიაგნოსტიკა ტარდება არასრული მოცულობით:
1. სკრინინგული (სწრაფი/მარტივი), და 
2. იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდებით

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (ან/და ლაბორატორიის კურატორი, უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტები, ალერგიული დაავადებები, ინფექციური დაავადებები, რევმატული, ენდოკრინული, ჰემატოლოგიური, ნეფროლოგიური დაავადებები და ზოგადი პროფილის სხვა დაავადებები
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის ტესტები

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	7. უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი, სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი, ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	A247, A279, A624, A625
	დიაგნოსტიკა ტარდება სრული მოცულობით 1. სკრინინგული (სწრაფი/მარტივი), და  იმუნოფერმენტული ანალიზი,
2. კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი, თვისობრივი პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქცია PCR) მეთოდებით

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	სრულდება IV დონის კვლევების მანუალური და ავტომატური მეთოდები არასრული მოცულობით

	 
	დისპანსერი
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	მაგ.: სისხლის გადასხმის ცენტრი, ინფექციური საავადმყოფო, ალერგოცენტრი, რევმატოლოგიური ცენტრი და სხვ.

	 
	მრავალპროფილიანი დისპანსერი
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	პოლიკლინიკა
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	ქალთა კონსულტაცია
	ლაბორატორიის მენეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	სამშობიარო სახლი
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	3. ანტინუკლეარული ანტისხეულების განსაზღვრა

	 
	სისხლის გადასხმის ცენტრი
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	4. პრეციპიტაციის რეაქციები: მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების და საერთო და სპეციფიური კლასის იმუნოგლობულინების განსაზღვრა

	 
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	 
	ტელეფონის ხაზი - ფაქსის არარატი
	 
	 
	 

	 
	ჰოსპიტალი
	სულ:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	6. ინფექციური აგენტების ანტიგენებისა და ანტისხეულების დეტექციის   კონფირმაციული ტესტები, იმუნობლოტინგი, ჰორმონების, ციტოკინებისა და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაჩვენებლების იმუნოფერმენტული, იმუნოფლუორესცენტული, ქემილუმინესცენტული და სხვ.

	 
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	სკამი
	 
	 
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის ტესტები

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	 
	კარადა
	 
	 
	7. უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფისკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	CO2 ინკუბატორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ჩD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ჩD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 

	IV
	1.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში და სხვა)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	A247, A279, A624, A625, A626
	დიაგნოსტიკა ტარდება სრული მოცულობით 1. სკრინინგული (სწრაფი/მარტივი), და  იმუნოფერმენტული ანალიზი, 2. კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი, თვისობრივი პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქცია PCR) მეთოდებით, შესაძლებელია ავ-თა მონიტორინგი რაოდენობრივი PCR მეთოდით

	 
	2.სპეციალიზირებული ცენტრი
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	აივ ინფექციის დიაგნოსტიკა მაღალი რისკის ჯგუფებში, დონორებში, კლინიკური ჩვენების მქონე პირებში და სხვა; აივ ინფიცირებულთა ვირუსოლოიური მონიტორინგი.
	A247; A624; A625; A626; A279; 
	პირველადი მეთოდები: სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები - A624, იმუნოფერმენტულიანალიზის მეთოდი -A247; დამადასტურებელი მეთოდები - იმუნობლოტინგის მეთოდი A279, პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის მეთოდი (PCR)- თვისობრივი A525, ინფიცირებულთა ვირუსული დათვიღტვის მონიტორინგი - რაოდენობრივი A626.

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიის მენეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამდინარე ციტოფლუორიმეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	CO2 ინკუბატორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 


აივ-ინფექცია/შიდსის მკურნალობა (ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარება)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	3
	7
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	11
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	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	B20, B21, B22, B23, ძ21, ძ29
	VP, A15, A29, A50, A67, A88, A104, A140, A159, A231, A247, A304, A359, A447, A607, A883, A887, A888, A900, A902, A903, A905, A906, A918, A919, A929, A930, A934, A940, A953, A954, A961, A962, A963,  A6051, A6053, A6954, A6055, A6056, A6057
	1. აივ ინფექცია/შიდსის და მასთან დაკავშირებული დაავადებების ამბულატორიული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 2. აივ ინფექციის დიაგნოსტიკა ტარდება არასრული მოცულობით სკრინინგული სწრაფი/მარტივი და იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდებით 

	 
	 
	ექიმი იმუნოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	
	

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	ექიმი ინფექციონისტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (მცირე სპირომეტრია, სუნთქვითი მოცულობა, წუთმოცულობა, ჩასუნთქვის რეზერვი, ამოსუნთქვის რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (პორტატული, სასიცოცხლო მოცულობა VC, ფორსირებული სასიცოცხლო მოცულობა FFV)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოტომოგრაფია) და რენტგენოლოგიური სამსახურის სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათბურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოყნა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	III
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფიზკულტურისა და ასპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმენტების განსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი (37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტის (სტომატოლოგიური სამედიცინო საქმიანობა: ორთოპედიული, ქირურგიული, თერაპიული) სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
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	ნოზოლოგია 
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	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	B20, B21, B22, B23, ძ21, ძ29
	VP, A15, A29, A50, A67, A88, A104, A140, A159, A231, A247, A279, A304, A359, A447, A607, A626, A883, A887, A888, A900, A902, A903, A905, A906, A918, A919, A925, A926, A929, A930, A934, A940, A953, A954, A961, A962, A963, A964, A965, A1182, A6051, A6053, A6954, A6055, A6056, A6057
	1. აივ ინფექცია/შიდსის და მასთან დაკავშირებული დაავადებების სტაციონარული ამბულატორიული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სრული მოცულობით 2. აივ ინფექციის დიაგნოსტიკა ტარდება სრული მოცულობით სკრინინგული (სწრაფი/მარტივი და იმუნოფერმენტული ანალიზი) და კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი, პოლიმერიზიაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) მეთოდი), შესაძლებელია ავ-თა მონიტორინგი რაოდენობრივი PCR მეთოდით

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი იმუნოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება), ექიმი ინფექციონისტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება), ექიმი ნევროპათოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	დისპანსერი
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (მცირე სპირომეტრია, სუნთქვითი მოცულობა, წუთმოცულობა, ჩასუნთქვის რეზერვი, ამოსუნთქვის რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (პორტატული, სასიცოცხლო მოცულობა VC, ფორსირებული სასიცოცხლო მოცულობა FFV)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოტომოგრაფია) და რენტგენოლოგიური სამსახურის სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათბურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოყნა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფისკულტურისა და ასპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმენტების განსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	CO2 ინკუბატორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტის (სტომატოლოგიური სამედიცინო საქმიანობა: ორთოპედიული, ქირურგიული, თერაპიული) სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 


აივ-ინფექცია/შიდსის მკურნალობა (სტაციონარული დახმარება)
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	IV
	1.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ინფექციონისტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება), ექიმი იმუნოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება),  ექიმი ნევროპათოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	B20, B21, B22, B23, ძ21, ძ29
	VP, A15, A29, A50, A67, A88, A104, A140, A159, A231, A247, A279, A304, A359, A447, A607, A626, A883, A887, A888, A900, A902, A903, A905, A906, A918, A919, A925, A926, A929, A930, A934, A940, A953, A954, A961, A962, A963, A964, A965, A1182, A6051, A6053, A6954, A6055, A6056, A6057
	1. აივ ინფექცია/შიდსის და მასთან დაკავშირებული  დაავადებების სტაციონარულიდიაგნოსტიკა და მკურნალობა სრული მოცულობით 2. აივ ინფექციის დიაგნოსტიკა ტარდება სრული მოცულობით სკრინინგული (სწრაფი/მარტივი და იმუნოფერმენტული ანალიზი) და კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი, პოლიმერიზიაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) მეთოდი)

	 
	2.სპეციალიზირებული ცენტრი
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი (ექიმი კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი, მოზრდილთა, ან/და ექიმი ანესთიზიოლოგი, ექიმი რეანიმატოლოგი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ქირურგი (ზოგადი პროფილი, მოზრდილთა, შტატი/ ხელშეკრულება)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი რენტგენოლოგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ექოსკოპისტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ექნოსკოპისტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი (მედდა)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (მცირე სპირომეტრია, სუნთქვითი მოცულობა, წუთმოცულობა, ჩასუნთქვის რეზერვი, ამოსუნთქვის რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (პორტატული, სასიცოცხლო მოცულობა VC, ფორსირებული სასიცოცხლო მოცულობა FFV)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოტომოგრაფია) და რენტგენოლოგიური სამსახურის სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბრონქოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მანომეტრი, ფონენდოსკოპი (წნევის გასაზომი აპარატი, არაინვაზიური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, ან/და სტაციონარული, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური (/პორტატული, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის), რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, სტაციონარული  (მოზრდ./ პედიატრიული, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული; ან/და გამონაკლისის სახით, ალტერნატიულ შემთხვევაში: მართვითი სუნთქვის გარეშე, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მონიტორი (/კარდიომონიტორი,  მოზრდ./ პედიატრიული:ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა,  ეკგ ბლოკი – 1ც (ეკრანზე /მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც (სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც.), რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული წნევის გასაზომი აპარატი (არაინვაზიური მეთოდი, სფირმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი: მოზრდილთა /პედიოატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათბურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოყნა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	A6051; A6052; A6053; A6054; A6055; A6056; A6057; A8010; A8034;
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	AS001;
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამდინარე ციტოფლუორიმეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმენტების განსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	CO2 ინკუბატორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტის (სტომატოლოგიური სამედიცინო საქმიანობა: ორთოპედიული, ქირურგიული, თერაპიული) სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 


ალერგოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობ. მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ალერგოლოგი
მედდა
	მაგიდა
სკამი
ტახტი
ჟანგბადის ბალონი
აეროზოლური ინჰალატორი (AH-1)

სამედიცინო კარადა
სკარიფიკატორები
არაინფექციური ალერგენები
ერთჯერადი ტუბერკულინური შპრიცები
ფონენდოსკოპი
პიკფლუომეტრი
მაცივარი
სფიგმომანომეტრი
სასწორი სიმაღლის მზომით;
	L50;L23;T78.3;T78.4;T80.6; J45.9; J 45.0;J45.1; J 45.8
	A66;A67;A176;A41;A50; A50; A334.

კანის ალერგიული სინჯები
არაინფექციური ალერგენებით
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწ. (საწყისი) ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I-ადი დახმარება.

	II
	პოლიკლინიკა
	ალერგოლოგი
მედდა
	იგივე
	L50;L23;T78.3;T78.4; J45.0; J45.1;T80.6; J45.9;J45.8
	A66;A67;A176;A41;A50;A334. სპირომეტრია,

კანის ალერგიული სინჯები
არაინფექციური ალერგენებით.

A-1 სპირომეტრია პიკფლუმეტრით
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწ. (საწყისი) ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I-ადი დახმარება. IV დონის მიერ დაწყებული სპეციფიკური მკურნალობის გაგ რძელება

	III
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ალერგოლოგი
მედდა
	მაგიდა
სკამი
საწოლი
თეთრეულის კომპლექტი
სამედიცინო კარადა
ტუმბო
თერმომეტრი
ფონედოსკოპი
სფიგმომანომეტრი
საბანი
სასწორი სიმაღლის ზომით
ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
აეროზოლური ინჰალატორი (AH-1)

ფილტვის გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის კომპიუტერული  აპარატი აპარატი სპიროლიზ-2


	L50;L23;T78.3;T78.4; j45.0; J45.1;T80.6; J45.9;j45.8
	A66;A67;A176;A41;A50;A197;A334.

კანის ალერგოლოგიური სინჯი
არაინფექციური ალერგენებით
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების, როგორც მწ. (საწყისი) ისე ქრონიკული საშუალო, მძიმე, რთული  ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ქრ. დაავადებების მართვა 

	III
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	ალერგოლოგი
მედდა
	მაგიდა
სკამი
ტახტი
ჟანგბადის ბალონი
აეროზოლური ინჰალატორი (AH-1)

სამედიცინო კარადა
სკარიფიკატორი
არაინფექციური ალერგენები
ერთჯერადი ტუბერკულინური შპრიცები
ფონენდოსკოპი
ფილტვის გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევის აპარატი (სპიროლაბ-2)

მაცივარი
სფიგომომანომეტრი
პიკფლოუმეტრი

	L50;L23;T78.3; T78.4; T80.6; J45.0; J45.1; J45.9;J45.8
	.A66;A67;A176;A41;A50;A197; სპიროგრაფიის კოდი, A334. კანის ალერგოლოგიური სინჯი
არაინფექციური გენეზით.


	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების, როგორც მწ. (საწყისი) ისე ქრონიკული საშუალო, მძიმე, რთული  ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ქრ. დაავადებების მართვა

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	ალერგოლოგი
ექიმი-ლაბორანტი
მედდა
	მაგიდა
სკამი
საწოლი
თეთრეულის კომპლექტი
სამედიცინო კარადა
ტუმბო
თერმომეტრი
ფონედოსკოპი
სფიგმომანომეტრი
საბანი
სასწორი სიმაღლის ზომით
ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
აეროზოლური ინჰალატორი (AH-1)

ფილტვის გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის კომპიუტერული  აპარატი აპარატი სპიროლიზ-2

მაგიდა
სკამი
მიკროსკოპი
თერმომეტრი
მაცივარი
ლაბ. ჭურჭელი
ამწოვი კარადა
ლაბორატორიული კვლევის აპარატი “Rider”


	L50;L23;T78.3; T78.4; T80.6; J45.0; J45.1; J45.9;J45.8
	A66;A67;A176;A41;A50;A197;A334.

კანის ალერგიული და პროვოკაციული სინჯების ჩატარება,საერთო და სპეციფიკური Ig E განსაზღვრა in vito მეთოდით
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების, როგორც მწ. (საწყისი) ისე ქრონიკული საშუალო, მძიმე, რთული  ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ქრ. დაავადებების მართვა სპეციფიკური იმუნური თერაპიის ჩატარება


ალერგოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია
	ალერგოლოგი ან ოჯახის ექიმი
მედდა
	პერსონალური 

“პიკ-ფლოუ-მეტრი”
	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,0,

J45,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	A75
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობების მსუბუქი ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. 

სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარება და გაგზავნა შესაბამისი დონის დაწესებულებაში.

	I
	ამბულატორია დღის სტაციონარით.

2. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
	პერსონალური
“პიკ-ფლოუ-მეტრი”

ან “ონე ფლოუმეტერ”

პულსოქსიმეტრი
	L22,L23,L230 –––
–– L23.9, L50.0 –––
–– L51.9, თ78.3,

J30.1, J 30.3,

J30.1, J 44.8,

J45.9, J 46,

L20.0, L 20.8,

L20.9, D 69.0,

T78.2, T 78.0,

T78, L 78.3,

P83,8, T80.6,

T78.3
	A66,  A67

A 140, A75

A41, A32

A 240,

A 311,

A 176


	მე-5 სვეტში, ჩამოთვლილი დაავადებებიდ საწყისი და ქრონიკული მიმდინარეობის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ფორმებ. პირველადი დიაგნოსტიკადა მონიტორონგი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა. სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა, 

საგანმანათლებლო მუშაობა პაცინტთან.


	I
	საუბნო საავადმყოფო
	პედიატრ-ალერგოლოგი,

მედდა

	პერსონალური 

“პიკ-ფლოუ-მეტრი” 

ან “ონე-ფლაუ-მეტერ”  

პულსოქსიმეტრი

	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, თ78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	AA66, A67

A140, A75, 

A41, A32,

A204,

A311,

A176
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი და ქრონიკული მიმდინარეობების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარება და მკურნალობა ქრონიკული დაავადებების მართვა, საგანმანათლებლო  მუშაობა პაციენტებთან. სადიაგნოსტიკოთ და სამკურნალოდ რთული შემთხვევების სპეციალიზირებულ  დაწესებულებებში გადაგზავნა .

	I
	ამბულატორია დღის სტაციონარით.

2. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
	პერსონალური
“პიკ-ფლოუ-მეტრი”

ან “ონე ფლოუმეტერ”

პულსოქსიმეტრი

	L22,L23,L230 –––
–– L23.9, L50.0 –––
–– L51.9, T78.3,

J30.1, J30.3,

J30.1, J 44.8,

J45.9, J 46,

L20.0, L 20.8,

L20.9, D 69.0,

T78.2, T78.0,

T78, L 78.3,

P83,8, T80.6,

T78.3
	A 176 

A 175

A235

პულსოქსი-მეტრია

	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული ფორმების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის  გამოვლენის პირველადი დიაგნოსტიკა,

ბინაზე მკურნალობა, მძიმე გამოვლინების შემთხვევაში პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა და გადაყვანა სპეციალიზირებული დაწესებულებაში.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული
(ქალაქის)

საავადმყოფო
	პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
	პერსონალური 

“პიკ-ფლოუ-მეტრი” 

ან “ონე-ფლოუ-მეტერ” 

პულსოქსიმეტრი 


	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, თ78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	AA66, A67

A 140, A75

A41, A32

A204

A311

A176

A28

A235

პულსოქსი-მეტრია
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი და ქრონიკული მიმდინარეობების მსუბუქი და საშუალო ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა და მონოტორინგი, პროფილაქტიკა, მკურნალობა . 

სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში სასწრაფო და გადაუდებელი მკურნალობა, რეაბილიტაცია სადიაგნოსტიკოდ და სამკურნალოდ რთული  შემთხვევების სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში გადაგზავნა.

	II
	საექიმო კაბინეტი
	პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
	
	L22,L23,L230 –––
–– L23.9, L50.0 –––
–– L51.9, T78.3,

J30.1, J30.3,

J30.1, J 44.8,

J45.9, J 46,

L20.0, L 20.8,

L20.9, D 69.0,

T78.2, T 78.0,

T78, L 78.3,

P83,8, T80.6,

T78.3
	A75


	მე-5 სვეტში, ჩამოთვლილი დაავადებებიდ მწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობის მსუბუქი ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკადა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარება. და გაგზავნ შესაბამისი დონის დაწესებულებაში.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	ბინაზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	ექიმი ––
პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
ლაბორატორი

	პერსონალური 

“პიკ-ფლოუ-მეტრი” 

ან “ონე-ფლოუ-მეტერ” 

პულსოქსიმეტრი 


	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	AA66, 

167,

A 176,

A 75

 პულსოქსი-მეტრი
A 235
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული ფორმების მსუბუქი და საშუალო  სიმძიმის გამოვლინების  პირველადი დიაგნოსტიკა, ბინაზე მკურნალობა, მძიმე გამოვლინების  შემთხვევაში პირველადი გადაუდებელი  დახმარების  აღმოჩენა და გადაყვანა სპეციალიზებულ დაწესებულებაში.

	III
	1.რეგულარული
(რესპუბლიკური საავადმყოფო)

2. კლინიკური საავადმყოფო

	ექიმი
პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
ლაბორანტი

	პერსონალური
“პიკ-ფლოუ-მეტრი” 

ან “ონე ფლოუმეტერ”

პულსოქსიმეტრი

	L22,L23,L230 –––
–– L23.9, L50.0 –––
–– L51.9, T78.3,

J30.1, J30.3,

J30.1, J44.8,

J45.9, J46,

L20.0, L 20.8,

L20.9, D 69.0,

T78.2, T 78.0,

T78, L 78.3,

P83,8, T80.6,

T78.3
	A 66, A67

A 140, A 304

A 204, A311

A 129, A176

A 75, A41

A 32, A 28

A 235

სპირომეტრია სისხლში აირთა 

განსაზღვრა

	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული ფორმების საშუალო და მძიმე   მიმდინარეობის  სრული დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. სადღეღამისო მონიტორინგი, ფაკულტატური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მუშაობა.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სპეციალიზირებული
საავადმყოფო
	ექიმი 

პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
ლაბორანტი
	პერსონალური 

“პიკ-ფლოუ-მეტრი” 

ან “ონე-ფლოუ-მეტერ” 

პულსოქსიმეტრი 


	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3,P83,8

T80.6, T78.3
	AA66, A67

A 140, A304

A  204, A 311 

A 129, A 176

A75, A 41

A 32, A 28

A235

გარეგანი სუნთქვის
ფუნქციური დიაგნოსტიკა
სისხლში აისახა განსაზღვრა
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობების სრული დიაგნოსტიკა,  მკურნალობა და პროფილაქტიკური  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ღონისძიებების ჩატარება. სადღეღამისო მონიტორინგი, პაციენტის ინდივიდუალური ალერგიული პასპორტის შედგენა.



	III
	დისპანსერი
პოლიკლინიკა
მრავალპროფილიანი დისპანსერი
დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	ექიმი-პედიატრ-ალერგოლოგი
მედდა
ლაბორანტი

	
	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3,J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	A66, 

A67,

A140,

A 204,

A 31,

A 129,

A 176,

A 75

A 41, A 32


	მე-5 სვეტში, ჩამოთვლილი დაავადებებისსაწყისი და ქრონიკული მიმდინარეობის მსუბუქი  და საშუალო სიმძიმის პერიდის დიაგნოსტიკა, გამწვავების მკურნალობა, რემისოს პერიოდის მონიტორინგი და მენეჯმენტი. ეპიდემიოლუგური ინფორმაციის ბაზის ქონა,

პროფილაკტიკური ღონისძიებების გატარება
რეაბილიტაციური  ღონისძიებების გატარება.

სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარება და სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში გაგზავნა.

პაციენტებთან საგანმანათლებლო მუშაობა


	III 
	სპეციალიზირებული
კაბინეტი
	ექიმი
პედიატრ-ალერგოლი
მედდა
	
	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	AA66, A 67,

A 140, A 204,

A 311, A129,

A75, A41

A 32,

A 235,

-- პულსოქსი-მეტრია
გარეგანი სუნთქვის
 ფუნქციური დიაგნოსტიკა
- საერთო ჟგ
- სპეციფიური ჟგ

	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობის მსუბუქი და საშუალო  სიმძიმი ფორმები დიაგნოსტიკა, სტატუსის შეფასება, სპეციალური დიაგნოსტიკა. ზოგადი და სპეციფიური მკურნალობა, პროფილაქტიკა, რეაბილიტაცია. საგანმანათლებლო მუშაობა პაციენტებთან. სიცოცხლისათვისსაშიში მდგომარეობის შემთხვევაში I დახმარების აღმოჩენა და სპეციალიზირებულდაწესებულებაში გაგზავნა

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი 

–– სპეციალიზირებული
ცენტრი
–– უნივერსიტეტის (აკადემიის)

კლინიკა 


	ექიმი
პედიატრალერგოლოგი
მედდა.

ლაბორანტი
	
	L22, L23, L23,0 ––
–L23.9, L50,0–L51,9

T78,3, J30,1, 

J30,3, J30,4

J44,8, J45,9,

J46, L20,0

L20,8, L20,9

D69.0, T78,2

T78.0, T78

L78,3, P83,8

T80.6, T78.3
	A66,

A67, A 140

A 304,

A 204,

A 311,

A 129,

A 176, A 75,

A 41, A 32

A 28, A 235

--- გარეგანი სუნთქვის
ფუნქციის დიაგნოზირება
--- საერთო ჟგ  

--- სპეციფიური ჟგ
---  სხვა იმენოლოგური და გენეტიკური ტესტები
--- პულსოქსი-მეტრია 


	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობის ყველა ფორმის დავალების სრული დიაგნოზება-კლინიკური სტატუსისშეფასება, სპეციფიური დიაგნოსტიკა, სიმპტომური, სინდრომული და სპეციფიური მკურნალობა, პროფილაქტიკა, რეაბილიტაცია.

საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, უმაღლესი საგანმანათლებლო მუშაობა, ეპიდ-ინფორმაციის ბაზის ქონა და საქმიანი თანამშრომლობა შესაბამისი სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან.

კანის ალერგიული სინჯები
სისხლში აირთა და მჟავე-ტუტიანი
წონასწორობის განსაზღვრა, კოამულოგრამა 


	
	
	
	
	
	
	


ალკოჰოლური თრობის შემოწმება და ექსპერტიზა 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV

	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია
	ნარკოლოგი – 1

ნევროპათოლოგი
ლაბორანტი - 1
	რბილი და მაგარი ავეჯი
სასწორი სიმაღლმზომით,

ფოტოაპარატი
პერსონალური კომპიუტერი
ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში
თემომეტრი
სიგრძის საზომი ლენტი (სანტიმეტრი)

სტერილური მასალა და ხელთათმანები ბიქსით
მუდმივი დენის წყარო
სველი წერტილები
მიკროსკოპი
საკანცელარიო საქონელი (კომპლექტი)

ლაბორატორიული ინვენტარი ქიმიო-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზისათვის (კომპლექტი)

თეჯირი
ცეცხლგამძლე სეიფი
საერთო ფართი არა უმცირეს 100 კვ.მ.
	
	VP, VPP,

A246,A1035 A716, A715, 

A 599
	სრული მოცულობა


ანესთეზიოლოგია
(მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური დახმარება)
	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	ყველა ტოპის დაწესებულება
	ხელმძღვანელი (ექიმი, უმაღლესი სამედიცინო განათლებით, ან/და კურატორი უმაღლესი არასამედიცინო განათლებით, შტატი)
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	A176; A66;
	1–ამბულატორიული პროცედურები (ამბულატორიული პროცედურები უნდა იყოს ისეთი სირთულის, რომ საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნეს  მხოლოდ ადგილობრივი, ან/და ეპიდურალური ანესთეზია

	 
	 
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები (მაგ.: გამოკითხვა, ალერგიული სინჯი და სხვა) 
	სამანიპულაციო, ან/და საოპერაციო დარბაზი (აღნიშნულ დონეზე რეკომენდირებულია იყოს მინ. 1 სამანიპულაციო, ან/და საოპერასციო ბლოკი, არა სადღეღამისო მორიგეობით)

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	1–ადგილობრივი, ეპიდურალური ანესთეზია ხორცილლდება პალატაში ან/და საოპერაციო ბლოკში (/წინასაოპერაციო);

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი/ ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინათლის წყარო (/ინდივიდუალური ფანარი, თვალის გუგის რეფლექსის შესამოწმებლად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო სადიაგნოსტიკო, სამკურნალო და სხვა სახის სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგია: ზოგადი, ჩირქოვანი და სხვა (მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიული, ან/და სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა, I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიული, ან/და სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა, I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის ანალიზი

	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი (ელექტროლიტების დონე, საერთო ცილა, კრეატინინი, ბილირუბინი)

	 
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 


ანესთეზიოლოგია
(მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
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	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	კლინიკის (/ცენტრი) ხელმძღვანელი (ექიმი, უმაღლესი სამედიცინო განათლებით, ან/და კურატორი უმაღლესი არასამედიცინო განათლებით, შტატი)
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	A176; A66; A359; A67;  A50
	1–გადაუდებელი ქირურქიული ოპერაციები, 2–მცირე მასშტაბის გეგმიური ოპერაციები

	 
	 
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები (მაგ.: გამოკითხვა, ალერგიული სინჯი და სხვა) 
	საოპერაციო ბლოკის (/საოპერაციო დარბაზი) რაოდენობიდან გამომდინარე (აღნიშნულ დონეზე რეკომენდირებულია იყოს მინ. 2 საოპერასციო ბლოკი, აქედან 1 სასწრაფო საოპერაციო, ე.ი. ღამის მორიგეობით)

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	1–ადგილობრივი, ეპიდურალური ანესთეზია ხორცილლდება პალატაში ან/და საოპერაციო ბლოკში (/წინასაოპერაციო); 2–პაციენტის ინტუბირება და ნარკოზი ხორცილდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი); 3–ექსტუბაცია და ნარკოზიდან გამოყვანა ხორციელდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი), ან/და ინტენსიური დაკვირვების პალატაში (/პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატა, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახური)

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი /ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 4 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი/ ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცეცხლგამძლე სეიფი, ან/და რკინის კარადა (ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინათლის წყარო (/ინდივიდუალური ფანარი, თვალის გუგის რეფლექსის შესამოწმებლად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგის მაგიდა (მობილური, სექციური მაგიდა, რომელშიც თავსდება სარეანიმაციო-საანესთეზიო კომპლექტი, დეფიბრილატორი და სხვა აღჭურვილობა,   სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით, მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი, /სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უნდა უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საანესთეზიო აპარატი (მოზრდილთა /პედიატრიული (/ნეონატალური), სანარკოზო აპარატი მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, მონიტორირების შესაძლებლობა, ხელით და ავტომატურად კონტროლირებადი სუნთქვა, ამონასუნთქი ჟანგბადის კონცენტრაცია, სუნთქვის სიხშირე და სასიცოცხლო მოცულობა, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მოზრდილთა /პედიატრიული), მართვითი სუნთქვის გარეშე, ნარკოზის მიწოდების ბლოკით (ღია, ან/და ნახევრად ღია კონტური), ან/და ნარკოზის აპარატი (მექანიკური სავენტილაციო საშუალება, ღია კონტური, ხელით, ან/და ავტომატურად კონტროლირებადი სუნთქვა), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო სადიაგნოსტიკო, სამკურნალო და სხვა სახის სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	გულმკერდის რენტგენოსკოპია

	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	ეკგ, გულმკერდის და მუცლის ღრუს გამოკვლევა

	 
	 
	 
	ქირურგია: ზოგადი, გულმკერდის, ჩირქოვანი, პლასტიკური, სისხლძარღვთა, ნეიროქირურგია და სხვა (სრული აღჭურვილობა II დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა II დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის ანალიზი

	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი (ელექტროლიტების დონე, საერთო ცილა, კრეატინინი, ბილირუბინი)

	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ანალიზი „HBშ“ ანტიგენზე, „აივ“ ინფექციაზე, ვასერმანის რეაქცია

	 
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები

	 
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. 1ც., რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული პალატის ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში გასასინჯი ტახტი (რაოდენობა განისაზღვრება პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული /ნეონატალური, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, სუნთქვითი მოცულობის და წნევის კონტროლი, ხელით სუნთქვა, სუნთქვის სიხშირე, გამატენიანებელი, განგაშის სისტემა), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი, /სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II ან/და I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II ან/და I დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
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	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	კლინიკის (/ცენტრი) ხელმძღვანელი (ექიმი, უმაღლესი სამედიცინო განათლებით, ან/და კურატორი უმაღლესი არასამედიცინო განათლებით, შტატი)
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	A176; A66; A359; A67;  A50; A236; A990; A15; A16; A369; A43; A960; A624; A246
	1–გეგმიური და გადაუდებელი ქირურქიული ოპერაციები, 2–რეკონსტრუქციული პლასტიკური ოპერაციები, რომლებიც მოითხოვენ მაღალ, სპეციფიურ სამედიცინო ტექნოლოგიებს

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები (მაგ.: გამოკითხვა, ალერგიული სინჯი და სხვა) 
	საოპერაციო ბლოკის (/საოპერაციო დარბაზი) რაოდენობიდან გამომდინარე (აღნიშნულ დონეზე რეკომენდირებულია იყოს მინ. 3 საოპერაციო ბლოკი, აქედან 1 სასწრაფო საოპერაციო, ე.ი. ღამის მორიგეობით)

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	1–ადგილობრივი, ეპიდურალური ანესთეზია ხორცილლდება პალატაში ან/და საოპერაციო ბლოკში (/წინასაოპერაციო); 2–პაციენტის ინტუბირება და ნარკოზი ხორცილდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი); 3–ექსტუბაცია და ნარკოზიდან გამოყვანა ხორციელდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი), ან/და ინტენსიური დაკვირვების პალატაში (/პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატა, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახური)

	 
	სამშობიარო სახლი
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი /ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	ჰოსპიტალი
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი/ ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცეცხლგამძლე სეიფი, ან/და რკინის კარადა (ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინათლის წყარო (/ინდივიდუალური ფანარი, თვალის გუგის რეფლექსის შესამოწმებლად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგის მაგიდა (მობილური, სექციური მაგიდა, რომელშიც თავსდება სარეანიმაციო-საანესთეზიო კომპლექტი, დეფიბრილატორი და სხვა აღჭურვილობა,   სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით, მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, (/ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობა, სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 1ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 2ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 2ც.; გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უნდა უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საანესთეზიო აპარატი (მოზრდილთა /პედიატრიული (/ნეონატალური), სანარკოზო აპარატი მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, მონიტორირების შესაძლებლობა, ხელით და ავტომატურად კონტროლირებადი სუნთქვა, ამონასუნთქი ჟანგბადის კონცენტრაცია, სუნთქვის სიხშირე და სასიცოცხლო მოცულობა, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესთეტიკ(ებ)ის და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მონიტორმა, ან/და საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), უნდა უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო სადიაგნოსტიკო, სამკურნალო და სხვა სახის სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	გულმკერდის რენტგენოსკოპია

	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	ეკგ, გულმკერდის და მუცლის ღრუს გამოკვლევა

	 
	 
	 
	ქირურგია: ზოგადი, გულმკერდის, ჩირქოვანი, პლასტიკური, სისხლძარღვთა, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია და სხვა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის ანალიზი

	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი (ელექტროლიტების დონე, საერთო ცილა, კრეატინინი, ბილირუბინი)

	 
	 
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	ლეიკოციტოლიზის რეაქცია, სისხლის შედედების პოტენციის განსაზღვრა

	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ანალიზი «HBS» ანტიგენზე, «აივ» ინფექციაზე, ვასერმანის რეაქცია

	 
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები

	 
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. 1ც., რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული პალატის ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში გასასინჯი ტახტი (რაოდენობა განისაზღვრება პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული /ნეონატალური, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, სუნთქვითი მოცულობის და წნევის კონტროლი, ხელით სუნთქვა, სუნთქვის სიხშირე, გამატენიანებელი, განგაშის სისტემა), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, (/ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობა, სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი, /სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III ან/და II სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
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	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	კლინიკის (/ცენტრი) ხელმძღვანელი (ექიმი, უმაღლესი სამედიცინო განათლებით, ან/და კურატორი უმაღლესი არასამედიცინო განათლებით, შტატი)
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	A176; A66; A359; A67;  A50; A236; A990; A15; A16; A369; A43; A960; A624; A246
	1–გეგმიური და გადაუდებელი ქირურქიული ოპერაციები, 2–რეკონსტრუქციული პლასტიკური ოპერაციები, რომლებიც მოითხოვენ მაღალ, სპეციფიურ სამედიცინო ტექნოლოგიებს ორგანიზნის ვიტალური ფუნქციების პროტეზირების ჩათვლით

	 
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები (მაგ.: გამოკითხვა, ალერგიული სინჯი და სხვა) 
	საოპერაციო ბლოკის (/საოპერაციო დარბაზი) რაოდენობიდან გამომდინარე (აღნიშნულ დონეზე რეკომენდირებულია იყოს მინ. 3 საოპერასციო ბლოკი, აქედან 1 სასწრაფო საოპერაციო, ე.ი. ღამის მორიგეობით)

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემია) კლინიკა
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	1–ადგილობრივი, ეპიდურალური ანესთეზია ხორცილლდება პალატაში ან/და საოპერაციო ბლოკში (/წინასაოპერაციო); 2–პაციენტის ინტუბირება და ნარკოზი ხორცილდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი); 3–ექსტუბაცია და ნარკოზიდან გამოყვანა ხორციელდება საოპერაციო ბლოკში (/საოპერაციო დარბაზი), ან/და ინტენსიური დაკვირვების პალატაში (/პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატა, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახური)

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი /ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 16 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცეცხლგამძლე სეიფი, ან/და რკინის კარადა (ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინათლის წყარო (/ინდივიდუალური ფანარი, თვალის გუგის რეფლექსის შესამოწმებლად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგის მაგიდა (მობილური, სექციური მაგიდა, რომელშიც თავსდება სარეანიმაციო-საანესთეზიო კომპლექტი, დეფიბრილატორი და სხვა აღჭურვილობა,   სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით, მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობა, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა ავადმყოფის ინტრაოპერაციული გათბობისათვის (თბომცვლელი, მოწყობილობა ჰოპოთერმიისათვის, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 1ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 2ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიური მონიტორირება (მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ტემპერატურის ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც.; არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც.; ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – მინ. 2ც.; გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1ც.; აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უნდა უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საანესთეზიო აპარატი (მოზრდილთა /პედიატრიული (/ნეონატალური), სანარკოზო აპარატი მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, მონიტორირების შესაძლებლობა, ხელით და ავტომატურად კონტროლირებადი სუნთქვა, ამონასუნთქი ჟანგბადის კონცენტრაცია, სუნთქვის სიხშირე და სასიცოცხლო მოცულობა, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესთეტიკ(ებ)ის და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მონიტორმა, ან/და საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), უნდა უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო სადიაგნოსტიკო, სამკურნალო და სხვა სახის სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	გულმკერდის რენტგენოსკოპია

	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	ეკგ, გულმკერდის და მუცლის ღრუს გამოკვლევა

	 
	 
	 
	ქირურგია: ზოგადი, გულმკერდის, ჩირქოვანი, პლასტიკური, სისხლძარღვთა, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია და სხვა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის ანალიზი

	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი (ელექტროლიტების დონე, საერთო ცილა, კრეატინინი, ბილირუბინი)

	 
	 
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	ლეიკოციტოლიზის რეაქცია, სისხლის შედედების პოტენციის განსაზღვრა

	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	სისხლის ანალიზი «HBშ» ანტიგენზე, «აივ» ინფექციაზე, ვასერმანის რეაქცია

	 
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	საჭიროების შემთხვევაში სპეციფიური გამოკვლევები

	 
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. 1ც., რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული პალატის ფართობზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში გასასინჯი ტახტი (რაოდენობა განისაზღვრება პოსტოპერაციული დაკვირვების პალატის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული /ნეონატალური, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული, სუნთქვითი მოცულობის და წნევის კონტროლი, ხელით სუნთქვა, სუნთქვის სიხშირე, გამატენიანებელი, განგაშის სისტემა), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობა, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, მონაცემთა ფიქსაციის შესაძლებლობა (მაგ.: ელექტრონული მეხსიერება ან/და მონაცემების მაგნიტურ ლენტზე, დისკზე, ქაღალდზე ჩამწერი, /სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც. (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი); აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 


ანგიოლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიან. მოცულობა

	III
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ანგიოლოგი’ სისხლძარღვთა ქირურგი
	სტანდაარტული ქირურგიული განყოფილება, ღჭურვილობა; მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 
	D18; E10.5; I26; I70.2; I70.8; I70.9; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I73; I74.2; I74.4; I74.5; I74.8I74.8; I74.9; I77;I79.2; I79.8; I78; I82; I83; I87;I88;I89; I97.8;S15; S25; S35; S45;S55; S65; S75; S85; S95; I86;  
	სტანდარტული გამოკვლევები,  

დამატებით: A89; A90; A696; A436; A438; A76; A698. A518. A519. A590. A591
	მე-5 სვეტში მოყვანილი დაავადებების კონსერვატიული და ქირურგიული მკურნალობა

	
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	ექიმი-ანგიოლოგი 
	მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა  სტანდარტული შსესახვევი
	D18; E10.5; I26; I70.2; I70.8; I70.9; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I74.2; I74.4; I74.5; I74.8I74.8; I74.9; I77;I79.2; I79.8; I78; I82; I83; I86; I87;I88;I89; I97.8; I87; I 88; I89; II97.2; I97.8; I15; I65; I70; I71; I72; I74; II79; I81; I98.2; I98.8; I99; Q26; Q27; Q28; 01.2; 
	სტანდარტული გამოკვლევები, დამატებით: A696; A438; A436; A698; A518. A519. A590. A591
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვ. (საწყისი ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება, ქრ. დაავადებების მართვა, კომპრესიული სკლეროთერაპია

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი, უნივერსიტეტის კლინიკა
	ანგიოლოგი, ანგიოქირურგი რენდგენი-ანგიოლოგი; სათანადო კვალიფიკაციის ანესთეზიოლოგი და რეანიმატოლოგი
	სტანდაარტული ქირურგიული განყოფილების აღჭურვილობა; 

სტანდარტული ოპერაციის შემდგომი პალატა მონიტორით,

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 
	D18; E10.5; I26; I 65; I70; I70.2; I70.8; I70.9; I71; I72; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I73; I74; I74.2; I74.3; I74.4; I74.5; I74.8; I74.9; I 77; I79; I79.2; I79.8; I78; I80; I81; I82; I83; I 86;  I87;I88;I89; I97.8; I98.2; I98.8; I99; S15; S25; S35; S45;S55; S65; S75; S85; S95; Q26; Q27; Q28; 01.2;  
	სტანდარტული გამოკვლევები,  

დამატებით: A89; A88;A90; A696; A436; A438; A76; A698.A695; A724; A697; A438; A518; A519  A590. A591
	მე-5 სვეტში მოყვანილი დაავადებების კონსერვატიული და ქირურგიული მკურნალობა


აუდიოლოგია
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	III
II
	III 1. 2. 11. 21

II 1 
	ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი სმენის პროთეზირებისათვის
აუცილებელი კვალიფიკაციის დამადა სტურებელი მოწმობით;

ინჟინერი, აკუსტიკოსის და სასმენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების შესაძლებლობის დამადას ტურებელი მოწმობით.
	ანალოგური (არაციფრული) ტიპის სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი (კალიბრირების შესაძლებლოდბა).

ციფრული სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი (სიხშირული, ზეზღურბლოვანი, რეგულირების პროგრამული უზრუნველყოფა).


	H65; H72; H73; H74; H75; H80; H83; H90; H91; H93; H94; H95;

H61.2; H81.0.
	A133 აუდიომეტრია;
A484 ტონალური აუდიომეტრია;

A495 ტიმპანომეტრია;

მეტყველებითი აუდიომეტრია;
	სამენი აპარატის იდივიდუალური                                                               შერჩევა, ინდივიდუალური რეგულირება, ხელშეკრულება: ინდივიდუალური ყურის              სხმულის დამზადებაზე.

	
	
	
	სმენის სუბიექტური და ობიექტური აუდიომეტრიული გამოკვლევა:

აუდიომეტრი: 1.სუბიექტური აუდიომეტრი, 2. სმენით გამოევეული პოტენციალების სარეგისტრაციო მოწყობილობა;

ტინპანომეტრი: (შუა ყურის წნევის განსაზღვრა, გარეა სასმენი ყურის მოცულობის განსაზღვრა, ყურის დაფის აპკის მდგომარეობის განსაზღვრა);

მეტყველებითი აუდიომეტრი (სპეციალიზირებული აღჭურვილობა);

გამანათებელი (მობილური);

შუბლის სარკე ან/და ოტოსკოპი;
	
	
	შენიშვნა:

II და III დონის დაწესებულებებს უნდა გააჩნდეთ ხელშეკრულება თანამშრომლობაზე იმ ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს ყურსუკანა და      ყურსშიდა აპარატებისათვის ინდივიდუალური ყურის სხმულების დამზადების საშუალება, და ხელშეკრულება დიაგნოსტიკურ მომსახურებაზე (აუდიომეტრიული გამოკვლევა) სპეციალიზირებულ დაწესებულებასთან.
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	IV
	სპეციალიზებული ს/კ    ინსტიტუტი.

სპეციალიზებული ცენტრი.

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა  
	1 ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი სმენის პროთეზირებისათვის აუცილებელი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობით;

1 ინჟინერი, აკუსტიკოსის და სასმენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების შესაძლებლობის დამადასტურებელი მოწმობით.

1 ლაბორანტი, – სასმენი აპარატების სხმულების დამზადების ცოდნის დამადასტურებელი მოწმობით  
         
	ანალოგური (არაციფრული) ტიპის სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი (კალიბრირების შესაძლებლოდბა).

ციფრული სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი (სიხშირული, ზეზღურბლოვანი, რეგულირების პროგრამული უზრუნველყოფა).

ყურსუკანა, ყურსშიდა სასმენი აპარატებისათვის ინდივიდუალური ყურის სხმულების დამზადებისათვის საჭირო დანადგარ-მოწყობილობები:

მათ შორის:

1. ცვილის სადნობი დანადგარი (ტემპერატურის რეგულირების რეჟიმით);

2. ჟელატინის სადნობი დანადგარი (ტემპერატურის რეგულირების რეჟიმით);

3. მაღალი წნევის ქვაბი (მინ. 2 ატმოსფერო);

4. ჰაერის კომპრესორი (მინ. 2,5 ატმოსფერო);

5. მაღალი ტემპერატურის ქურა (ტემპერატურის რეგულირებით, 30-250 გრადუსი ცელსიუსი);

6. სპეციალური ბურღი (რეგულირებადი ბრუნვათა სიხშირე, 2000-25000 ბრ/წთ.), შესაბამისი თავაკების კომპლექტი (2 კომპლექტი);

6. პოლირების აპარატი (რეგულირებადი ბრუნვათა სიხშირე, დაბალი სიხშირე : 1450; მაღალი სიხშირე:1800 ბრ/წთ.), შესაბამისი თავაკების კომპლექტი (2 კომპლექტი);


	H65; H72; H73; H74; H75; H80; H83; H90; H91; H93; H94; H95;

H61.2; H81.0.
	A133 აუდიომეტრია;
A484 ტონალური აუდიომეტრია;

A495 ტიმპანომეტრია;

მეტყველებითი აუდიომეტრია;
	სმენის ზღურბლების დადგენა, ინტრა- და რეტროკოხლ. პათ. დიაგნოსტიკა, პერიფერიული და ცენტრალური გენეზის ვესტიბულური დარღვევების დიფერენცირება, ტინიტუსის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. კოხლეარული იმპლანტის პროცესორის რეგულირება.   
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	სმენის სუბიექტური და ობიექტური აუდიომეტრიული გამოკვლევა:

აუდიომეტრი: 1.სუბიექტური აუდიომეტრი, 2. სმენით გამოწვეული პოტენციალების სარეგისტრაციო მოწყობილობა;

ტინპანომეტრი: (შუა ყურის წნევის განსაზღვრა, გარეა სასმენი ყურის მოცულობის განსაზღვრა, ყურის დაფის აპკის მდგომარეობის განსაზღვრა);

მეტყველებითი აუდიომეტრი (სპეციალიზირებული აღჭურვილობა);

გამანათებელი (მობილური);

შუბლის სარკე ან/და ოტოსკოპი;
	
	
	შენიშვნა: დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს გაფორმებული ხელშეკრულება დიაგნოსტიკურ მომსახურებაზე (აუდიომეტრიული გამოკვლევა) სპეციალიზირებულ დაწესებულებასთან     


ახალი დიაგნოსტიკური საშუალებების, სამკურნალო და ბიოლოგიურად 

აქტიური ნივთიერებების და პრეპარატების კვლევა
	დონე

	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედ. საქმიანობის მოცულობა

	III
	რეგიონალური რესპ. საავადმყოფო; 

სპეც. 

კლინიკ.

დისპანსერები
ჰოსპიტალი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
სარეაბილიტაციო საავადმყოფო;


	შესაბამისი დარგის ექიმი (კანდიდატი ან დოქტორი)

ექთანი;

ლაბორანტი.
	შესაბამის დარგში ლიცენზირებისათვის საჭირო სტნ-ის ნუსხა;
	ნებისმიერი კლინიკური შემთხვევა
	შესაბამის დარგში ლიცენზირებისათვის საჭირო გამოკვლევების ნუსხა;
	IV ფაზა – პოსტმარკენტინგული კვლევა
– პრეპარატის გამოცდა მისი სახელის გაცნობის მიზნით ექიმებისა და მოსახლეობის მიერ.

– კვლევის დიზაინი-ნებისმიერი.



	IV
	სპეც. ს/კ ინსტიტუტი
სპეც. ცენტრი
უნივერს. და აკადემიის კლინიკა 
	შესაბამისი დარგის კვლევის ხელმძღვანელი (დოქტორი);

კოორდინატორი (კანდიდატი ან დოქტორი);

ექთანი;

ლაბორანტი.
	შეასბამის დარგში ლიცენზირებისათვის საჭირო სტნ-ის ნუსხა;
	ნებისმიერი კლინიკური შემთხვევა
	შესაბამის დარგში ლიცენზირებისათვის საჭირო გაამოკვლევების ნუსხა;
	I ფაზა (ტარდება წინაკლინიკური კვლევის შედეგების განხილვის შემდეგ)

ითვალისწინებს 10-30 ჯანმრთელ მოხალისეზე, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (ტოქსიკური სუბსტანცია, კიბოს და შიდსის საწინააღმდეგო პრეპარატი, ავადმყოფები თირკმლების უკმარისობით, მოხუცებულები), დადგინდეს წამლის:

– უსაფრთხოება;

– ფარმაკოდინამიკა;

– ფარმაკოკინეტიკა (ბიოეკვივალენტობის /ბიოშეღწევადობის ჩათვლით);

– პრეპარატის სხვადასხვა ფორმის გამოყენება (საინექციო ხსნარი,ტაბ.);

– ალკოჰოლთან დასაკვებთან ურთიერთქმედება.

II ფაზა 

– ხანგრძლივობა 2-3 თვე;

–ავადმყოფების რაოდენობა 50-100-მდე;

– ავადმყოფების ფარმაკოდინამიკის შესწავლა;

–ვადმყოფებზე ფარმაკოკინეტიკის შესწავლა;

– დოზის დადგენა (ფარგლებში);

–ტოლერანტობის დადგენა;

–კვლევის დიზაინი:

II-ა ფაზაში-არარანდომიზირებული, ეფექტური დოზის დადგენის წინასწარი მცდელობა.

II-ბ ფაზაში-რანდომიზირებული, პლაცებო-კონტროლირებადი, ორმაგი ბრმა მეთოდით პრეპარატის თერაპიული დოზის და ეფექტურობის დადგენა.

III ფაზა 

–ხანგრძლივობა ნახევარი-ერთი წელი
– ავადმყოფების რაოდენობა –200-1000;

– ფარმაკოლოგიური აქტივობის და თერაპიული ეფექტურობის დადგენ;

– თერაპიული ეფექტის დასადგენად ტარდებაპლაცებო-კონტროლირებადი, რანდომიზირებული, ბრმა კვლევები;

– პრეპარატის გვერდითი ეფექტების და უსაფრთხოების დადგენა;

– პრეპარატის რეგისტრაციის შემდეგ გრძელდება მისი კვლევა უსაფრთხოების დასადგენად. ამ სტადიაზე მისაღებია აგრეთვე არაკონტროლირებადი კოჰორტული მეთოდით ჩატარებული კვლევები.

IV ფაზა – პოსტმარკენტინგული კვლევა
– პრეპარატის გამოცდა მისი სახელის გაცნობის მიზნით ექიმებისა და მოსახლეობის მიერ.

– კვლევის დიაზაინი-ნებისმიერი.




ახალი სამედიცინო ხელსაწყოების, აპარატების, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური კომპლექტების აპრობაცია
	დონე
	ტიპი
	კადრი
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	III
IV
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
სპეციალიზირებული საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
სამშობიარო სახლი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
სპეციალიზირე-ბული ს/კ ინსტიტუტი;

უნივერსიტეტის (აკადემიის კლინიკა)

სპეციალიზირე-ბული ცენტრი (სერვისული ცენტრი, საამქრო, ქარხანა-დამამზადებელი)
	ხელმძღვანელი (დოქტორი, პროფესორი) – 1.

ექიმი (ცალკეული პროფილის გათვალისწინებით) – 3.

სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი, შტატი არანორმირებულია, განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად), და ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან
	სტნ-ს ფუნქციონირების დიაგნოსტირებისთვის განკუთვნილი სპეციალური აპარატურა და მოწყობილობება
ხელსაწყო ან სპეციალური მოწყობილობა, რომელითაც სტნ-ს უტარდება დიაგნოსტიკას და პარამეტრების კორექცია
შემოწმების სტენდი
იმიტატორი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
გამზომი აპარატურა და საშუალებები ოსცილოგრაფი
გენერატორი
ტესტერი
მაღალი ძაბვის გამზომი ხელსაწყო
დოზიმერტი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მეტალოკონსტრუქციის, მეტალოკვანძების დასაშლელი ინსტრუმენტების ნაკრები
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტების ნაკრები და მოწყობილობები
	არანორმირებულია, (განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად)
	ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების აპრობაცია
ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების აპრობაცია ითვალისწინებს მომსახურების მხოლოდ ერთ დონეს (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ცალკეული ტიპის გათვალისწინებით). სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებათა ნომენკლატურის (ტიპი) შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულებებმა ეს საქმიანობა შესაძლებელია აწარმოონ როგორც დამოუკიდებლად, ისე იმ თანაშემსრულებელ ორგანიზაციებთან (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ერთობლივად, რომელიც დააკმაყოფილებენ ლიცენზიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფენ პროცესის ტექნოლოგიურ მხარეს (მაგ.: ტექნიკური გამოცდები) და აპრობაციის გათვალისწინებული პროცედურების ტექნოლოგიური ციკლის სრულ დაცვას.

● განმცხადებელმა (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), აღნიშნული საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს სრულ ინფორმაცია: არსებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზის, კვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური კადრის, აპრობაციის ჩატარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიის ათვისების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის, აპრობაციის პროცესში თანამონაწილე ორგანიზაციებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობისთან დაკავშირებით. ლიცენზიის მაძიებელის მიერ, სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესაბამისად (რეესტრი) უნდა ზუსტად განისაზღვროს იმ სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის (ან/და ნაკეთობების ჯგუფი) დასახელება, რომლის აპრობაციასაც ის გეგმავს.

აპრობაციის მწარმოებელი სამედიცინო დაწესებულება, აპრობაციის პროცესის მთელი ციკლის განმავლობაში (მ.შ. ტექნიკური, სამედიცინო) ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხოების საჭირო ზომების დაცვა და კონტროლი (აპრობაციის ტექნიკური და ტექნოლოგიური ციკლი, მონიტორინგი, პერიოდული შემოწმება და სხვა ღონისძიებების გატარება). ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების აპრობაციის საქმიანობის მქონე ორგანიზაცია, ვალდებულია პარალელურად აიღოს ლიცენზია შემდეგ საქმიანობებზე:

● სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურება (ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა, მიმდინარე და სერვისული მომსახურება, შეკეთება, მონტაჟი /დემონტაჟი) სახეობების მიხედვით.

აპრობაციის პროცედურა შედგება ორი ნაწილისგან: ტექნიკური გამოცდები და სამედიცინო გამოცდები. აქედან თითოეული გამოცდის პროცედურა შესაძლებელია განხორციელდეს დამოიკიდებლად, აპრობაციის პროცესში მონაწილე ორგანიზაციების ბაზაზე. პასუხისმგებლობის საკითხი აპრობაციის მსვლელობისა და მთლიან პროცედურასთან დაკავშირებით, მასში მონაწილე ყველა დაწესებულებაზე (ფიზიკური, ან/და იურიდიული პირი) თანაბარია.

ტექნიკური გამოცდები (აპრობაცია):

ცალკეულ სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობაზე, მათი გვარობიდან გამომდინარე ტექნიკური გამოცდებზე მოთხოვნების შინაარსი უნდა შესრულდეს უშუალოდ ნაკეთობის შემმუშავებელი (/ან მწარმოებელი) იურიდიული პირის (ორგანიზაცია) მიერ, შემდგომში მისი განხილვის და ექსპერტიზის მიზნით. დოკუმენტში გადმოცემული ინფორმაცია სავალდებულოა იყოს სრულყოფილი, რომელიც განიხილება კომისიური წესით და შესაბამისად მიიღება გადაწყვეტილება – ახალი, ან მოდერნიზებული სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის აპრობაციის ჩატარების, სამედიცინო პრაქტიკაში დანერგვასა და წარმოებასთან დაკავშირებით.
● სამედიცინო დანიშნულების გაზომვის საშუალებების და ტექნიკური ტიპის გამოცდები აუცილებლად ტარდება სამედიცინო გამოცდამდე.
სამედიცინო ნაკეთობის ტექნიკური შემოწმება უნდა ჩატარდეს კომისიური წესით, რომელშის უნდა მონაწილეობდეს% გამომცდელი, შემმუშავებელი, სამედიცინო თანაშემსრულებელი, ორგანიზაცია-დამამზადებელი (თუ გამოცდის ჩატარებამდე იგი ცნობილია), ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღინ სხვა დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა.
● გამოცდის ჩატარების დრო და ადგილი დგინდება აპრობაცის მწარმოებელის მიერ, თანამონაწილე ორგანიზაციის (გამომცდელი) ტექნიკური აღჭურვილობის და ტერიტორიული მდებარეობის გაყვალისწინებით.
● მიმღები კომისიის თავმჯდომარედ ინიშნება იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც ატარებს გამოცდას. მიმღებ კომისიის შემადგენლობას და მისი წევრების კანდიდატურებს ასახელებს აპრობაცის მწარმოებელი.
● სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეყობაზე გამოცდის პროგრამას და მეთოდიკას, მათი გვარობიდან გამომდინარე, არსებული მოხოვნების გაყვალისწინებით ადგენს აპრობაცის მწარმოებელი ორგანიზაცია და მას ამტკიცებს ორგანიზაცია-გამომცდელი.
● ტექნიკური გამოცდის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ნაკეთობის დანიშნულების და სირთულის მიხედვით, მაგრამ ეს დრო არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვეს, თუ ეს ვადა არ არის განსაზღვრული მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნებში ან სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებში.
ტექნიკური გამოცდის ჩატარების პროცესში განსაზღვრავენ:
● ნაკეყობის მედიკო-ტექნიკურ მოყხოვნებისI ან დამუშავების სხვა საწყის დოკუმენტებთან შესაბამისობას;
ნაკეთობის შესაბამისობა მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან;
● პროექტიყ დადგენილი ტექნიკური პორობის მახასიაყებლების და სხვა საექსპლუატაციო დოკუმენტების სისრულის და ობიექტურობის შემოწმება,აგრეთვე ნაკეთობის სერიული გამოშვების დროს, მისი შემოწმების პერიოდულობის, კონტროლის გზების და მეთოდების განსაზღვრა.
● ნაკეთობის გამოყენების უსაფრთხოებას და ნიმუშების გადაცემის შესაძლებლობას უკვე სამედიცინო შემოწმებისთვის.
მიმღები ტექნიკური გამოცდის შედეგები ითვლება არადამაკმაძოფილებლად შემდეგ შემყხვევებში:
● წარმოდგენილი ნიმუშები არ შეესაბამება მედიკო-ტექნიკურ მოყხოვნებს, ან ტექნიკურ დოკუმენტაციას.
● ტექნიკური დოკუმენტაცია მოიყხოვს დამუშავებასა და სრულძოფას.
● შემუშავებული სპეციალური მოწყობილობა ვერ უზრუნველყოფს აუცილებელი გამოცდების ჩატარების შესაძლებლობებს (/ან ისინი არ არსებობს),
მიმღები კომისია უფლებამოსილია მოახდინოს შემმუშავებლის, ან ორგანიზაცია-მწარმოებლის წინასწარი გამოცდების შედეგებით, ან ცალკეული ტიპის გამოცდების შედეგების მიხედვით ჩათვლა და ეს უნდა დაფიქსირდეს ტექნიკური გამოცდების მიღების ოქმში. მიმღები ტექნიკური გამოცდის აქტი ხელმოწერილი უნდა იყოს ყველა ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას გამოცდაში და დამტკიცებული უნდა იყოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის და მიმღები კომისიის თავმჯდომარის მიერ.
აუცილებელი საგამოცდო მასალების და აღჭურვილობის დასახელება

ცხრილის ფორმით უნდა მიეთითოს სამედიცინო ნაკეთობის გამოცდისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი საგამოცდო მასალა, აღჭურვილობა და გამოცდის პირობები.
სამედიცინო აპრობაცია

● სამედიცინო გამოცდები შესაძლებელია ჩაუტარდეს მხოლოდ იმ ნაკეთობის ნიმუშებს, რომლებიც გაივლიან სამედიცინო დანიშნულების გაზომვის საშუალებების ტიპის გამოცდებს, ან მიმღებ ტექნიკურ შემოწმებებს.
● სამედიცინო შემოწმების პროგრამას და მეთოდიკას ამუშავებს და ამტკიცებს სამედიცინო ორგანიზაცია-თანაშემსრულებელი. სამედიცინო შემოწმების ხანგრძლივობას მიუთითებენ მედიკო-ტექნიკურ მოთხოვნებში.
სამედიცინო შემოწმების დამთავრების შემდეგ, ყველა სამედიცინო დაწესებულება, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას შემოწმებაში ადგენენ ოქმს. სამედიცინო შემოწმების ოქმების ყველა ეგზემპლარი ხელმოწერილი უნდა იყოს სამედიცინო დაწესებულებების პასუხისმგებელი პირის მიერ, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა შემოწმებაში და ამავე დროს უნდა იყოს დამტკიცებული ამავე დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ.
● სამედიცინო გამოცდების ძირითად მიზნად ითვლება ნაკეთობის სამედიცინო და საექსპლუატაციო თვისებების ყოვლისმომცველი შეფასება, და აგრეთვე მისი სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდიკის დამუშავება.
● სამედიცინო გამოცდების დამთავრების შემდეგ ყოველი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს გამოცდას, ადგენს ოქმს 4 ეგზემპლარად. სამედიცინო გამოცდების ოქმების ყოველი ეგზემპლარი უნდა იყოს ხელმოწერილი იმ სამედიცინო დაწესებულების თანამდებობის პირთა მიერ, რომლებშიც ტარდებოდა გამოცდები და უნდა იყოს ამ დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული.
● სამედიცინო გამოცდების ოქმებში, იმ გარემოებათა მითითების შემდეგ, რომელიც იყო საფუძველი გამოცდების ჩატარების, აღნიშნავენ მისი ჩატარების ადგილსა და ვადას.
მოყვანილი უნდა იყოს ნაკეთობის მოკლე დახასიათება მისი სამედიცინო დანიშნულების მითითებით, სადიაგნოსტიკო ხელსაწყოსა და მოწყობილობისთვის მითითებული უნდა იყოს გამოსაკვლევი (შესაფასებელი) ბიოსამედიცინო პარამეტრები, და აგრეთვე გასაზომი აპარატურის ჩამონათვალი, რომელიც გამოიყენებოდა საცდელი ნიმუშის შესაფასებლად, გამოცდის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა მიეთითოს სამედიცინო ნაკეთობის გამოცდისთვის აუცილებელი ყველა სტნ-ის ჩამონაყვალი.
● მიუთითებენ სამედიცინო გამოცდების ჩატარების წესს (გამოცდების პროგრამა, გამოყენებული მეთოდიკები და სხვ.).
● მოყვანილი უნდა იყოს იმ პაციენტების დახასიათება, რომლებმაც განიცადეს გამოკვლევა ან მკურნალობა (რაოდენობა, სქესი, წლოვანება, დიაგნოზი და სხვ.).
● თანმიმდევრულად გადმოსცემენ ნაკეთობის სამედიცინო გამოცდების შედეგებს: ჩატარებული გამოკვლევების  რაოდენობის, ოპერაციების, პროცედურების, ანალიზების და სხვ. მითითებით.
● უთითებენ სამედიცინო გამოცდების დროს ნაკეთობის მუშაობის ხანგრძლივობას, გაზომვების რაოდენობას, სტერილიზაციის ციკლს და ასე შემდეგ.
● დასკვნაში სამედიცინო გამოცდების შედეგების მიხედვით აღნიშნავენ ნაკეთობის ფუნქციონალურ თვისებებს, მისი გამოყენების ეფექტურობას,
● გამოყენების დროს - მის ჩვენებებსა და უკუჩვენებებს, ნაკეთობის შესაძლებლობებს, გაზომვების სიზუსტესთან, სარწმუნოობასთან, განმეორებადობასთან, საიმედობასთან და სხვ. დაკავშირებიყ აღინიშნება ნაკეყობის საექსპლუატაციო ყვისებები, მარყვის შესათლებლობები და მისი

გამოძენების მოხერხებულობა, ნაკეყობის ტექნიკური ესთეტიკა, მისი გაფორმება, დიზინფექციისადმი მისი მდგრადობა, სტერილიზაცია და სხვ.
● აღინიშნება აგრეთვე გამოცდის პროცესში აღმოჩენილი ნაკეთობის კონსტრუქციის და ხარისხის ნაკლოვანებები, განსაკუთრებით მისი ექსპლუატაციის დროს და ა.შ.
ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების აპრობაციის (ე.ი. ტექნიკური და სამედიცინო გამოკვლევები) შედეგების მიხედვით, კომისიური წესით უნდა განისაზღვროს – მიზანშეწონილია (თუ მიზანშეუწონელია) მისი სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენება.

განმარტება (საინჟინრო-ტექნიკური კადრის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით):

აღნიშნული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოება) დაწესებულებას (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) უნდა ჰყავდეს სათანადო განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე (საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი) კადრი – უმაღლესი ან/და ტექნიკური საინჟინრო განათლების მქონე პირი (შემდგომში: სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), რომელსაც აქვს დარგში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი (შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრად მოიაზრება: სამედიცინო აპარატურის ან ბიოსამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, აგრეთვე თეორიული ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ქიმიის, ბიოქიმიის, რადიოაპარატურის სპეციალობით უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვთ სათანადო  მომზადების (/გადამზადება) კურსი და ცენზი დადასტურებულია – შესაბამისი სერტიფიკატით).

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ნუსხამ უნდა ასახოს პერსონალის ცოდნის დონის შესაბამისობა კვალიფიკაციის იმ კატეგორიასთან, რომელსაც შესწევს უნარი მოახდინოს სერვისული და სარემონტო სამუშაოების სათანადო დონეზე წარმოება. სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტის საქმიანობა პერსონიფიცირებულია.

● თუ აპრობაციის პროცესში მონაწილეობს რამოდენიმე ორგანიზაცია (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), თითოეული მათგანის საინჟინრო-ტექნიკური კადრის შესახებს წარმოდგენილ უნდა იქნეს ინფორმაცია.

განმარტება (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების აპრობაციისათვის ჩატარებისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობასა და ინვენტართან დაკავშირებით)

საქმიანობის წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობისა და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების (მ.შ. გამზომი ხელსაწყოები, მატესტირებელი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და სხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებები) წარმოდგენილ უნდა იქნეს დადგენილი ფორმის მიხედვით და უნდა მოიცავდეს წარმოების ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ყველა სამუშაოს უზრუნველყოფის შესაძლებლობას.

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები (უნდა უზრუნველყოფდეს ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ჩასატარებელი სამუშაოების სრული მოცულობის შესაძლებლობას.

● თუ წარმოების პროცესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად და მასში მონაწილეობას ღებულობს რამოდენიმე ორგანიზაცია (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), უნდა წარმოდგენილ უნდა იქნეს თითოეული მათგანის ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები და მიეთითოს მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა.

● გამზომი, მატესტირებელი, მაკალიბრებელი და ეტალონური ხელსაწყოები და მოწყობილობები უნდა იქნეს დამოწმებული, დაუმოწმებელი გამზომი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოების გამოყენება დაუშვებელია.

განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად, ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე, დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს).

● დაკავებული სასარგებლო ფართის სიდიდე უნდა განისაზღვროს საწარმოო ტექნოლოგიის მიხედვით და სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, დასაქმებული საინჟინრო-ტექნიკური კადრების რაოდენობის მიხედვით. დაკავებული ფართობი უნდა მოეწყოს სათანადოდ და უნდა ჰქონდეს მიზნობრივი დანიშნულება (მ.შ. სახელოსნო დარბაზი, ლაბორატორია (მაგ.: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტესტირება, გამოცდა და სხვა), საწყობი და სხვა). მისი მოწყობა, განლაგება, ფართობი და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების აპრობაციას, შენახვასა და დაცვას. დადგენილი ნორმების შესაბამისად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი შრომის დაცვის, საწარმოო სანიტარიისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რაც გულისხმობს ელექტროუსაფრთხოობას, ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ოთახის (სამუშაო ფართი) ბუნებრივი და ხელოვნური განათების, ტენიანობის დადგენილ ზღვრებში უზრუნველყოფას, თითოეული სპეციალისტისათვის ნორმით განსაზღვრული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფას, ხოლო შენობის ოთახების (სათავსო) ჭერის სიმაღლე, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები, ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია უნდა იყოს საზოგადოდ მიღებული ნორმების ფარგლებში.




ახალი სამედიცინო ხელსაწყოების, აპარატების, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების დანერგვა
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IV

	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
სამშობიარო სახლი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი;

უნივერსიტეტის (აკადემიის კლინიკა)

სპეციალიზი-რებული ცენტრი (სერვისული ცენტრი, საამქრო, ქარხანა-დამამზადებელი)
	ხელმძღვანელი (დოქტორი, პროფესორი) – 1

ექიმი (ცალკეული პროფილის გათვალისწინებით) – 3

სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინერი, ან/და ტექნიკოსი, შტატი არანორმირებულია, განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად), და ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან
	სტნ-ს ფუნქციონირების დიაგნოსტირებისთვის განკუთვნილი სპეციალური აპარატურა და მოწყობილობება
ხელსაწყო ან სპეციალური მოწყობილობა, რომელითაც სტნ-ს უტარდება დიაგნოსტიკას და პარამეტრების კორექცია
შემოწმების სტენდი
იმიტატორი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
გამზომი აპარატურა და საშუალებები ოსცილოგრაფი
გენერატორი
ტესტერი
მაღალი ძაბვის გამზომი ხელსაწყო
დოზიმერტი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მეტალოკონსტრუქციის, მეტალოკვანძების დასაშლელი ინსტრუმენტების ნაკრები
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტების ნაკრები და მოწყობილობები
	არანორმირებულია, (განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად)
	ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების დანერგა
ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების დანერგვა ითვალისწინებს მომსახურების მხოლოდ ერთ დონეს (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ცალკეული ტიპის გათვალისწინებით). სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებათა ნომენკლატურის (ტიპი) შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულებებმა ეს საქმიანობა შესაძლებელია აწარმოონ როგორც დამოუკიდებლად, ისე იმ თანაშემსრულებელ ორგანიზაციებთან (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ერთობლივად, რომელიც დააკმაყოფილებენ ლიცენზიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფენ პროცესის ტექნოლოგიურ მხარეს. სამედიცინო პრაქტიკაში შესაძლებელია დაინერგოს მხოლოდ ის სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობები, რომელთაც სრული მოცულობით გაიარეს აპრობაცია (მ.შ. ტექნიკური, სამედიცინო). 

●  განმცხადებელმა (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), აღნიშნული საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს სრულ ინფორმაცია: არსებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზის, კვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური კადრის, დანერგვის პროცედურის ჩატარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიის ათვისების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის, დანერგვის პროცესში თანამონაწილე ორგანიზაციებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობისთან დაკავშირებით. ლიცენზიის მაძიებელის მიერ, სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესაბამისად (რეესტრი) უნდა სუსტად განისაზღვროს იმ სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების (ან/და ნაკეთობების ჯგუფის) დასახელება, რომლის დანერგვასაც ის გეგმავს.

ახალი სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და ტექნოლოგიების დანერგვის მწარმოებელი ორგანიზაცია (სამედიცინო დაწესებულება) აღნიშნული პროცესის მთელი ციკლის განმავლობაში (მ.შ. ტექნიკური და სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი) ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხოების საჭირო ზომების დაცვა და კონტროლი (სწავლების, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ციკლის ათვისების მონიტორინგი, სხვა ღონისძიებების გატარება). ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების დანერგვის საქმიანობის მქონე ორგანიზაცია, ვალდებულია პარალელურად აიღოს ლიცენზია შემდეგ საქმიასნობებზე:

● სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურება (ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა, მიმდინარე და სერვისული მომსახურება, შეკეთება, მონტაჟი /დემონტაჟი) სახეობების მიხედვით;

● ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების აპრობაცია.

დანერგვის პროცედურა შედგება ორი ნაწილისგან: ა)ტექნოლოგიური მხარე (სამედიცინო ტექნიკის ფუნქციონირება, ინსტალაცია), ტექნიკური და სამედიცინო პერსონალის ტრეინიკნგი; ბ)აგიტაცია და პროპაგანდა აღნიშნულის სამედიცინო ტექნიკის პრაქტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, კონსულტაციები, რეკომენდაციები. აქედან თითოეული ეს პროცედურა შესაძლებელია განხორციელდეს დამოიკიდებლად, დანერგვის პროცესში მონაწილე ორგანიზაციების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ბაზაზე (მაგ.: საწარმო დამამზადებელი). პასუხისმგებლობის საკითხი დანერგვის მსვლელობისა და მთლიან პროცედურასთან დაკავშირებით, მასში მონაწილეზე ყველა დაწესებულებაზე (ფიზიკური, ან/და იურიდიული პირი) თანაბარია.

განმარტება (საინჟინრო-ტექნიკური კადრის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით):

აღნიშნული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოება) დაწესებულებას (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) უნდა ჰყავდეს სათანადო განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე (საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი) კადრი – უმაღლესი ან/და ტექნიკური საინჟინრო განათლების მქონე პირი (შემდგომში: სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), რომელსაც აქვს დარგში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი (შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრად მოიაზრება: სამედიცინო აპარატურის ან ბიოსამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, აგრეთვე თეორიული ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ქიმიის, ბიოქიმიის, რადიოაპარატურის სპეციალობით უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვთ სათანადო  მომზადების (/გადამზადება) კურსი და ცენზი დადასტურებულია – შესაბამისი სერტიფიკატით).

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ნუსხამ უნდა ასახოს პერსონალის ცოდნის დონის შესაბამისობა კვალიფიკაციის იმ კატეგორიასთან, რომელსაც შესწევს უნარი მოახდინოს ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება, სერვისული და სარემონტო სამუშაოების სათანადო დონეზე წარმოება.

● სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტის საქმიანობა პერსონიფიცირებულია. საქართველოში მომუშავე სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტისათვის სავალდებულოა სახელმწიფო ენის ცოდნა.

● დაწესებულების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ხელმძღვანელი, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თანამშრომლებს (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), ლიცენზირების წესის მოთხოვნების შესაბამისად. დასაქმებული პირი, სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (/თანამშრომელი) ვალდებულია დაიცვას ინფორმაციის კონფედენციალობა, რომელიც მისთვის გახდა ცნობილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას.

● თუ მონაწილეობს რამოდენიმე იურიდიული (ან/და ფიზიკური) პირი, თითოეული მათგანის დანერგვის პროცესში მონაწილე სამედიცინო პერსონალისა და საინჟინრო-ტექნიკური კადრის შესახებს წარმოდგენილ უნდა იქნეს ინფორმაცია.

განმარტება (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების სამედიცინო პრაქტიკაში დანერგვის და ტექნიკური მომსახურების ჩატარებისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობასა და ინვენტართან დაკავშირებით)

საქმიანობის წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობისა და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების (მ.შ. გამზომი ხელსაწყოები, მატესტირებელი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და სხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებები) წარმოდგენილ უნდა იქნეს დადგენილი ფორმის მიხედვით და უნდა მოიცავდეს წარმოების ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ყველა სამუშაოს უზრუნველყოფის შესაძლებლობას.

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები უნდა უზრუნველყოფდეს ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ჩასატარებელი სამუშაოების სრული მოცულობის შესაძლებლობას.

● თუ წარმოების პროცესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად და მასში მონაწილეობას ღებულობს რამოდენიმე ორგანიზაცია (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), უნდა წარმოდგენილ უნდა იქნეს თითოეული მათგანის ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები და მიეთითოს მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა.

● გამზომი, მატესტირებელი, მაკალიბრებელი და ეტალონური ხელსაწყოები და მოწყობილობები უნდა იქნეს დამოწმებული, დაუმოწმებელი გამზომი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოების გამოყენება დაუშვებელია.

განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად. ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე, დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს).

● დაკავებული სასარგებლო ფართის სიდიდე უნდა განისაზღვროს საწარმოო ტექნოლოგიის მიხედვით და სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად. დაკავებული ფართობი უნდა მოეწყოს სათანადოდ და უნდა ჰქონდეს მიზნობრივი დანიშნულება (მ.შ. სახელოსნო დარბაზი, ლაბორატორია (მაგ.: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტესტირება და სხვა), სათავსოი და სხვა). მისი მოწყობა, განლაგება, ფართობი და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო პირობების სრულ დაცვას. დადგენილი ნორმების შესაბამისად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი შრომის დაცვის, საწარმოო სანიტარიისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რაც გულისხმობს ელექტროუსაფრთხოობას, ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ოთახის (სამუშაო ფართი) ბუნებრივი და ხელოვნური განათების, ტენიანობის დადგენილ ზღვრებში უზრუნველყოფას, თითოეული სპეციალისტისათვის ნორმით განსაზღვრული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფას, ხოლო შენობის ოთახების (სათავსო) ჭერის სიმაღლე, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები, ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია უნდა იყოს საზოგადოდ მიღებული ნორმების ფარგლებში.




ახალი სამედიცინო ხელსაწყოების, აპარატების, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება
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IV
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
სამშობიარო სახლი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი;

უნივერსიტეტის (აკადემიის კლინიკა)

სპეციალიზი-რებული ცენტრი (სერვისული ცენტრი, საამქრო, ქარხანა-დამამზადებელი)
	ხელმძღვანელი (დოქტორი, პროფესორი) – 1.

ექიმი (ცალკეული პროფილის გათვალისწინებით) – 3.

სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი, შტატი არანორმირებულია, განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად), და ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან
	სტნ-ს ფუნქციონირების დიაგნოსტირებისთვის განკუთვნილი სპეციალური აპარატურა და მოწყობილობება
ხელსაწყო ან სპეციალური მოწყობილობა, რომელითაც სტნ-ს უტარდება დიაგნოსტიკას და პარამეტრების კორექცია
შემოწმების სტენდი
იმიტატორი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
გამზომი აპარატურა და საშუალებები ოსცილოგრაფი
გენერატორი
ტესტერი
მაღალი ძაბვის გამზომი ხელსაწყო
დოზიმერტი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მეტალოკონსტრუქციის, მეტალოკვანძების დასაშლელი ინსტრუმენტების ნაკრები
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტების ნაკრები და მოწყობილობები
	არანორმირებულია, (განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად)
	ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება
ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება ითვალისწინებს მომსახურების მხოლოდ ერთ დონეს (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ცალკეული ტიპის გათვალისწინებით). სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებათა ნომენკლატურის (ტიპი) შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულებებმა ეს საქმიანობა შესაძლებელია აწარმოონ როგორც დამოუკიდებლად, ისე იმ თანაშემსრულებელ ორგანიზაციებთან (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ერთობლივად, რომელიც დააკმაყოფილებენ ლიცენზიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფენ პროცესის ტექნოლოგიურ მხარეს (მაგ.: ესკიზური პროექტების, საცდელი ნიმუშების დამზადება, ტექნიკური გამოცდები და სხვა) და შემუშავებისათვის გათვალისწინებული სამუშაო პროცედურების ტექნოლოგიური ციკლის სრულ დაცვას.

● განმცხადებელმა (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), აღნიშნული საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს სრულ ინფორმაცია: არსებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზის, კვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური კადრის, შემუშავების პროცედურის ჩატარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიის ათვისების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის, შემუშავების პროცესში თანამონაწილე ორგანიზაციებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობისთან დაკავშირებით. ლიცენზიის მაძიებელის მიერ, სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესაბამისად (რეესტრი) უნდა ზუსტად განისაზღვროს იმ სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების (ან/და ნაკეთობების ჯგუფის) დასახელება, რომლის შემუშავებასაც ის გეგმავს.

ახალი სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შემუშავების მწარმოებელი ორგანიზაცია (სამედიცინო დაწესებულება) აღნიშნული პროცესის მთელი ციკლის განმავლობაში (მ.შ. მუშა ესკიზის, საცდელი ნიმუშის დამზადება) ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხოების საჭირო ზომების დაცვა და კონტროლი (შემუშავების პროცესის მონიტორინგი, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ციკლი, სხვა ღონისძიებების გატარება). ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავების საქმიანობის მქონე ორგანიზაცია, ვალდებულია პარალელურად აიღოს ლიცენზია შემდეგ საქმიასნობებზე:

● სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურება (ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა, მიმდინარე და სერვისული მომსახურება, შეკეთება, მონტაჟი /დემონტაჟი) სახეობების მიხედვით.

შემუშავების პროცედურა შედგება ორი ნაწილისგან: ა) წინასაპროექტო ეტაპი (დოკუმენტალური ნაწილი, იდეის გენერირება) და ბ)ტექნიკური ნაწილისგან (მ.შ. ტექნიკური პროექტი, საცდელი ნიმუშის დამზადება). აქედან თითოეული ეს პროცედურა შესაძლებელია განხორციელდეს დამოიკიდებლად, შემუშავების პროცესში მონაწილე ორგანიზაციების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ბაზაზე. პასუხისმგებლობის საკითხი შემუშავების მსვლელობისა და მთლიან პროცედურასთან დაკავშირებით, მასში მონაწილეზე ყველა დაწესებულებაზე (ფიზიკური, ან/და იურიდიული პირი) თანაბარია.

წინასაპროექტო ეტაპი (ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება)

წინასაპროექტო ეტაპის შესაბამის დოკუმენტაციაში წარმოადგენილია შესამუშავებელი იდეის მიზნისა და სტრატეგიის მოკლე და ნათლად ჩამოყალიბებული შინაარსი, რომელშიც ხაზგასმულად არის აღნიშნული იდეის, პროდუქციის (\ან მომსახურეობის სახეობის) უნიკალურობა. მასში განსაზღვრული უნდა იქნეს მომავალი მოქმედების სტრატეგია და რეალიზების სავარაუდო ვადები. წინასაპროექტო ეტაპი მოიცავს მარკეტინგსა და კონსალტინგის შესწავლას, კონცეციისა და ბიზნეს-გეგმის ჩამოყალიბებას, რაც შექმნის ზოგად წარმოდგენას იმ აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ, რომლებიც განაპირობებენ მოცემული საქმიანობას. ამ ეტაპზე შექმნილი დოკუმენტაციით შეიძლება შეფასდეს შესაქმნელი პროდუქციის ცალკეული თვისებები, სახელდობრ იდეის განსახორციელებლად რა მოცულობის ფინანსური სახსრები იქნება საჭირო, გამოყენების სფერო და შესაძლო მოცულობა. ამ ეტაპის დოკუმენტების კომპლექტში შედის აგრეთვე «წინადადება» - შემოთავაზებული პროდუქციის არსის მოკლე აღწერა. თავის მხრივ წინასაპროექტო ეტაპი შედგება 4 ნაწილისგან: ა)მარკეტინგი; ბ)კონსალტინგი; გ)კონცეფცია; დ)ბიზნეს-გეგმა.

● მარკეტინგული ანალიზი უნდა იყოს რაც შეიძლება კონკრეტული და უნდა ემყარებოდეს დამაჯერებელ, დასაბუთებულ და ხელმისაწვდომ მონაცემებს.

● კონსალტინგის ჩატარება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს არსებულ სიტუაციის ანალიზსა და სამომხმარებლო ბაზარზე საქონელმწარმოებლის სწორი ქმედების განსაზღვრას. აუცილებელია მოკლედ და შინაარსობრივად ამომწურავად აღიწეროს: კონკურენტები, მათი მდგომარეობა, შემდგომი მოქმედებების და ღონისძიებათა სტრატეგია. კონცეფცია უნდა მოიცავდეს შესამუშავებელი ნაკეთობის სასიცოცხლო ციკლის ყველა სტადიაზე აუცილებლად შესასრულებელ სამუშაოების და მათი უზრუნველყოფის სრულ ჩამონათვალს, მოცემული აღწერა წარმოებს დაწყებული – შემუშავების მომენტიდან, ექსპლუატაციის და თვით უტილიზაცის ჩათვლით.

● ბიზნეს-გეგმა წარმოადგენს მთლიანად წინასაპროექტო ეტაპის შედარებით მოცულობით დოკუმენტს. ბიზნეს-გეგმის ძირითადი აქცენტი იცვლება მიზნიდან გამომდინარე, კერძოდ: ა) ემსახურება ინვესტიციების მოზიდვას, თუ ბ) გამოიყენება როგორც შიდა დოკუმენტი, მიღწეული შედეგების შესაფასებლად. მიუხედავად იმისა, თუ რა ფორმით იქნება შედგენილი ბიზნეს-გეგმა, არსებობს საკვანძო საკითხები, რომლებიც გულდასმით მოფიქრებასა და შეფასებას მოითხოვს. ასეთებად ითვლება: ა)შესავალი ნაწილი  ანუ პროექტის რეზიუმე; ბ)დაგროვილი მდგომარეობის ანალიზი; გ)პროექტის არსი; დ)საწარმოო მარკეტინგი; ე)საორგანიზაციო ფინანსური გეგმები; ვ)პროექტის რისკი და მისი გათვლის მეთოდიკა და სხვა.

წინასაპროექტო ეტაპის მთლიანი მასალები: მარკეტინგული კვლევა, კონსალტინგი, კონცეფცია, ბიზნეს-გეგმა და სხვა განხილულ უნდა იქნეს კომისიური წესით. ეტაპი თავდება საექსპერტო კომისიის სხდომით, რომლის შემადგენლობაც დაკომპლექტებული უნდა იყოს ექიმებით, ინჟინრებითა და მეთოდისტებით. კომისია ღებულობს არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებას წინადადების (იდეის) მიღების, ან უარყოფის შესახებ. აღნიშნული შედეგები ფორმდება ოქმის სახით.

ნაკეთობის შემუშავების ეტაპი (ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება)

მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნები
● საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, შემუშავების შემდგომ ეტაპზე კონკრეტული ნაკეთობის დანიშნულების და შესრულების სირთულიდან გამომდინარე, განისაზღვრება მისი მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნების შედგენის აუცილებლობა. მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნები, რომელებსაც მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე ტექნიკური დავალების ფუნქციაც აკისრიათ, დგინდება ნაკეთობის შემმუშავებელი ორგანიზაციისა და სამედიცინო თანაშემსრულებელი ორგანიზაცის მიერ, მედიცინის მოცემულ დარგში უახლესი სამამულო და საზღვარგარეთული ტექნიკის მიღწევების ანალიზის, წარმოების მოწინავე ტექნოლოგიის, შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგებისა და იდეის საწყისი მოთხოვნების საფუძველზე. მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნები დგება არსებული სპეციფიურობის გათვალისწინებით. მას ხელს აწერს როგორც შემმუშავებელი, ასევე თანაშემსრულებელი ყველა ორგანიზაცია. მედიკო-ტექნიკურ მოთხოვნებზე გარკვეულმა დამატებებმა უნდა ახსნას მათ გამომწვევი მიზეზები და უნდა შედგებოდეს აგრეთვე მედიკო-ტექნიკურ მოთხოვნების ახალი და შეცვლილი პუნქტებისგან.

ტექნიკური წინადადება
● მედიკო-ტექნიკური მოთხოვნების დამუშავების და მიღების შემდეგ ტექნიკური წინადადება დგება შესამუშავებელი ნაკეთობის დაზუსტებული (\ან დამატებითი) მოთხოვნების გამოვლენის მიზნით, მაგალითად: ა)მოქმედების პრინციპების გადაწყვეტის შესაძლო ვარიანტები; ბ)ფუნქციონალური შემადგენელი ნაწილების განლაგება; გ)ხარისხის მაჩვენებელი, ტექნიკური მახასიათებლები; დ)შემოწმება საპატენტო სიწმინდესა და კონკურენტუნარიანობაზე; ე)ტექნიკური უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ვ)ნაკეთობის შედარებითი  შეფასება ეკონომიური, ესთეტიური და ერგონომიური საიმედობის მონაცემების მიხედვით; ზ)შეფასება მეტალოტევადობის, მოხმარებული ენერგიის; თ)შეფასება კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო შესაძლებლობების მიხედვით და სხვა;

ტექნიკურ წინადადებაში შედის:

● ნაკეთობის საერთო ხედის სხვადასხვა ვარიანტების ნახაზები (მათი შედარებისათვის);

● შემადგენლობითი და კონსტრუქციული შედარება;

● ძირითადი ნაწილების ურთიერთქმედება და ნაკეთობის მუშაობის პრინციპი;

● განმარტებითი ბარათი მოცემული ნაკეთობის დანიშნულებისა და გამოყენების სფეროს შესახებ;

● სტანდარტიზაციისა და უნიფიკაციის დონე და სხვა.

ესკიზური პროექტი
ესკიზური პროექტი დგება პრინციპიალური საკონსტრუქტორო, სქემური და სხვა გადაწყვეტილებების დადგენის მიზნით, როდესაც ეს მიზანშეწონილია გაკეთდეს ტექნიკური პროექტის (\ან მუშა დოკუმენტაციის) შემუშავებამდე. ესკიზური პროექტის შემუშავების პროცესში ძირითადად დგინდება ის სამუშაოები, რომლებიც უნდა შესრულდეს ნაკეთობის მიმართ წაყენებული მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად და იძლევა საშუალებას მიღებულ იქნეს პრინციპული გადაწყვეტილება. ამ სამუშაოთა ჩამონათვალს ადგენს შემმუშავებელი ორგანიზაცია. ესკიზური პროექტის შემუშავებისას სრულდება შემდეგი ზოგადი სამუშაოები:

● შესაძლო გადაწყვეტილებების ვარიანტების შესრულება;

● შეფუთვისა და ტრანსპორტირების საკითხის გადაწყვეტა;

● მაკეტის შესრულება და გამოცდა;

საიმედობის ტექნოლოგიურობის (ტექნიკურად სრულყოფის), სტანდარტიზაციის და უნიფიცირების უზრუნველყოფის ტექნიკური გადაწყვეტილებების შემუშავება და დასაბუთება;

● მასალის შერჩევა;

● იმ კვანძების, დეტალებისა და ნაკეთობების გამოვლენა, რომლებიც უნდა დამზადდეს სხვა საწარმოებში;

● ტექნიკური დავალებების პროექტის, ტექნიკური პირობების და შემოწმების მეთოდური მითითებების შედგენა.

კომისიაზე განსახილველად, შესათანხმებლად და დასამტკიცებლად წარადგენენ საკონსტრუქტორო დოკუმენტებსა და ესკიზური პროექტის დანარჩენი დოკუმენტების ასლებს, როგორიცაა:

● საერთო ხედის ნახაზები;

● შემადგენელი ნაწილების ცალკეული გამოსახულებები;

● ნაყიდი, გადმოღებული და ახლად შემუშავებული ნაკეთობების ჩამონათვალი;

● ესკიზური პროექტის უწყისი.

ტექნიკური პროექტი
ტექნიკური პროექტი დგება ნაკეთობის კონსტრუქციის უკვე სრულად წარმოდგენის შესაქმნელად და აგრეთვე საბოლოო ტექნიკური გადაწყვეტილების გამოვლენის მიზნით, რაც მიზანშეწონილია გაკეთდეს მუშა დოკუმენტაციის შედგენამდე. ტექნიკური პროექტის შემუშავებისას ძირითადად სრულდება სამუშაოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ნაკეთობის კონსტრუქციაზე სრული წარმოდგენის საშუალებას იძლევიან. ტექნიკური პროექტის სტადიაზე სრულდება შემდეგი სამუშაოები:

● კონსტრუქციის შემუშავება;

● აუცილებელი ტექნიკურ-ეკონომიური გაანგარიშება;

● პრინციპიალური სქემების, გარე შეერთებების სქემების შედგენა;

● ტექნოლოგიური ანალიზი;

შემოწმება საპატენტო სიწმინდესა და კონკურენტუნარიანობაზე;

● ტექნიკური დონის შეფასება;

● პერსპექტიულ სამუშაოთა ჩამონათვლის შედგენა;

● მაკეტების შედგენა და ტექნიკური გამოცდა.

არსებული ტექნიკური პროექტით მთავრდება პრინციპიალური გადაწყვეტილებების, შერჩევა-შემუშავების, ნაკეთობის კონსტრუქციის შექმნისა (ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება) და ყოველმხრივი შეფასების ეტაპი.

განმარტება (საინჟინრო-ტექნიკური კადრის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით):

აღნიშნული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოება) დაწესებულებას (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) უნდა ჰყავდეს სათანადო განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე (საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი) კადრი – უმაღლესი ან/და ტექნიკური საინჟინრო განათლების მქონე პირი (შემდგომში: სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), რომელსაც აქვს დარგში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი (შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრად მოიაზრება: სამედიცინო აპარატურის ან ბიოსამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, აგრეთვე თეორიული ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ქიმიის, ბიოქიმიის, რადიოაპარატურის სპეციალობით უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვთ სათანადო  მომზადების (/გადამზადება) კურსი და ცენზი დადასტურებულია – შესაბამისი სერტიფიკატით).

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ნუსხამ უნდა ასახოს პერსონალის ცოდნის დონის შესაბამისობა კვალიფიკაციის იმ კატეგორიასთან, რომელსაც შესწევს უნარი მოახდინოს ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება, სერვისული და სარემონტო სამუშაოების სათანადო დონეზე წარმოება.

აუცილებელი საგამოცდო მასალების და აღჭურვილობის დასახელება
მიეთითოს ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავებისა და გამოცდისათვის საჭირო ყველა აუცილებელი მასალა და აღჭურვილობაა.

განმარტება (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შემუშავებისა და ტექნიკური გაამოცდის ჩატარებისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობასა და ინვენტართან დაკავშირებით)

საქმიანობის წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობისა და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების (მ.შ. გამზომი ხელსაწყოები, მატესტირებელი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და სხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებები) წარმოდგენილ უნდა იქნეს დადგენილი ფორმის მიხედვით და უნდა მოიცავდეს წარმოების ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ყველა სამუშაოს უზრუნველყოფის შესაძლებლობას.

● განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები უნდა უზრუნველყოფდეს ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ჩასატარებელი სამუშაოების სრული მოცულობის შესაძლებლობას.

● თუ წარმოების პროცესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად და მასში მონაწილეობას ღებულობს რამოდენიმე ორგანიზაცია (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), უნდა წარმოდგენილ უნდა იქნეს თითოეული მათგანის ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები და მიეთითოს მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა.

● გამზომი, მატესტირებელი, მაკალიბრებელი და ეტალონური ხელსაწყოები და მოწყობილობები უნდა იქნეს დამოწმებული, დაუმოწმებელი გამზომი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოების გამოყენება დაუშვებელია.

განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად, ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე. დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს).

● დაკავებული სასარგებლო ფართის სიდიდე უნდა განისაზღვროს საწარმოო ტექნოლოგიის მიხედვით და სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად, დასაქმებული საინჟინრო-ტექნიკური კადრების რაოდენობის მიხედვით. დაკავებული ფართობი უნდა მოეწყოს სათანადოდ და უნდა ჰქონდეს მიზნობრივი დანიშნულება (მ.შ. სახელოსნო დარბაზი, ლაბორატორია (მაგ.: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტესტირება, გამოცდა და სხვა), საწყობი და სხვა). მისი მოწყობა, განლაგება, ფართობი და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შემუშავებას, ტექნიკური გამოცდას, შენახვასა და დაცვას. დადგენილი ნორმების შესაბამისად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი შრომის დაცვის, საწარმოო სანიტარიისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რაც გულისხმობს ელექტროუსაფრთხოობას, ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ოთახის (სამუშაო ფართი) ბუნებრივი და ხელოვნური განათების, ტენიანობის დადგენილ ზღვრებში უზრუნველყოფას, თითოეული სპეციალისტისათვის ნორმით განსაზღვრული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფას, ხოლო შენობის ოთახების (სათავსო) ჭერის სიმაღლე, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები, ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია უნდა იყოს საზოგადოდ მიღებული ნორმების ფარგლებში.




ბავშვების სამედიცინო პატრონაჟი
	დონე

	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია;

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	ექთანი, პედიატრიის ექთანი,

კვალიფიკაცია პედიატრიაში
	მაგიდა 

სკამი 

ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი 

სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 
	Z00.1

5524;

5525;

Z00.0;

2894;

Z38;

S31.8;

Z27.3;

Z34.6;

Z23.2;

Z24.4;

Z25.0;

Z27.8
	
	ჭიპის მოვლა;

ახალშობილთა; ანთროპომეტრია;

ხელოვნური კვება;

სწავლება ძუძუთი კვების შესახებ
ბავშვის გადახვევა;

ბავშვის ხელოვნური კვების მეთოდების გამოყენება;

გამწმენდი და სამკურნალო ოყნის გაკეთება.

ბავშვის კანისა და ლორწოვანი გარსის დათვალიერება;

სიცოცხლისათვის აუცილებელი მაჩვენებლების განსაზღვრა(ტემპერატურა, არტ. წნევა, სუნთქვა და ა.შ.)

სარძევე ჯირკვლის მოვლა
კანქვეშა დიაგნოსტიკური და ალერგიული სინჯების წარმოება, ნუშისებრი ლაკუნების გამორეცხვა;

ყურის გამორეცხვა;

ყველა სახის ინექციების გაკეთება;

სამკურნალო საშუალებების მოქმედების შეფასება, კონკრეტულ პაციენტში, ექიმამდელი დახმარების აღმოჩენა მედიკამენტოზური ინტოქსიკაციის შემთხვევაში;

ინფექციური ავადმყოფობების სამედ. დახმარების ორგანიზაციის სისტემა.

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, ინფექციის გადადების გზები რისკის ჯგუფები, გამოკვლევის მეთოდები, ტუბერკულოზის პროფილაქტიკა. 

პროფილაქტიკური აცრების კალენდარი.




ბიოლოგიური კონტროლი
	დონე

	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	მე-4 დონის ყველა დაწესებულება სადაც არის საისხლის და მისი ხარისხის კონტროლის განყოფილება
	განყოფილების გამგე;

ექიმი-ლაბორანტი;

ს/გ ლაბორანტი
	კურდღლები, თაგვები, თერმომეტრი,

შპრიცი 

მაგიდა
	სისხლის კომპონენტები,

პრეპარატები,

სისხლშემცველები,

სატრანსფუზიო საშუალებები
	პიროგენობა
ტოქსიურობა
	სისხლის კომპონენტების, პრეპარატებისა და სისხლშემცვლელების კონტროლი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული კონტროლის წესის თანახმად.




ბიოქიმიური გამოკვლევები
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის I, II დონე)
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	ამბულატორია
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	ყველა ნოზოლოგიის ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა
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	სისხლის აღება – კაპილარული, ვენა; შრატის გამოყოფა; პლაზმის მიღება; ბიოქიმიური გამოკვლევების ჩატარება

	 
	პირველადი ჯავდაცვის ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი. ღია სისტემა ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ან/და სპექტროფოტომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გლუკოზის ანალიზატორი (გლუკომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
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	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის II, III, I დონე)
	 
	 
	 

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	ყველა ნოზოლოგიის ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა
	 A966, A21 ,A25,  A15, A27,  A364, A121, A161, A24, A45, A48, A479, A23, A990, A179, A46, A135, A996, A17,  A13, A997, A363
	სისიხლის აღება – კაპილარული, ვენა; შრატის გამოყოფა; პლაზმის მიღება; ბიოქიმიური გამოკვლევების ჩატარება

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი. ღია სისტემა ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ან/და სპექტროფოტომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროფორეზის მოწყობილობა (ცილების ფრაციონირების განსაზღვრისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური კოაგულოგრამის განსაზღვრის ანალიზატორი, დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გლუკოზის ანალიზატორი (გლუკომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II ან/და III, I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
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	7

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის III, IV, II დონე)
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	ყველა ნოზოლოგიის ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა
	 A947, A966, A21 ,A25,  A15, A883, A688, A376, A364, A121, A16, A24, A45, A48, A479, A431, A454, A23, A990, A179,  A124,A46, A139, A29, A691, A11, A1124, A135, A996, A17, A119, A13, A997, A363, A431
	სისიხლის აღება – კაპილარული, ვენა; შრატის გამოყოფა; პლაზმის მიღება; ბიოქიმიური გამოკვლევების ჩატარება

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	დისპანსერი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	მრავალპროფილიანი დისპანსერი
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	პოლიკლინიკა
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	ქალთა კონსულტაციაA
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	სამშობიარო სახლი
	სულ:
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	სისხლის გადასხმის ცენტრი
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	 

	 
	ჰოსპიტალი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი. ღია სისტემა ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ან/და სპექტროფოტომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროფორეზის მოწყობილობა (ცილების ფრაციონირების განსაზღვრისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროლიტების განსაზღვრის ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი (მაგ.: Na, Ka, Ca, Cl, და სხვა), დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური კოაგულოგრამის განსაზღვრის ანალიზატორი, დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისხლის გაზების ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი (სისხლში მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობისა და აირთა შემცველობის განსაზღვრისათვის), დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის IV, III დონე)
	 
	 
	 

	IV
	სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერტიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში და სხვა)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალი-ზირებული ცენტრი
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	ყველა ნოზოლოგიის ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა
	A608, A680, A682, A683, A368, A694, A393, A394, A947, A391, A 392, A690, A966, A21, A25,  A15, A883, A688, A376, A364, A985, A236, A998, A999, A121, A16, A447, A1037, A24, A45, A48, A479, A431, A454, A23, A990, A237, A992, A28, A179, A123, A124, A139, A721, A720, A1124, A435, A29, A691, A11, A46, A135, A14, A996, A17, A957, A13, A997
	სისიხლის აღება – კაპილარული, ვენა; შრატის გამოყოფა; პლაზმის მიღება; ბიოქიმიური გამოკვლევების ჩატარება

	 
	უნივერსიტე-ტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ჰორმონებისა და ვიტამინების განსაზღვრელი ანალიზატორი. დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი. ღია სისტემა, ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი. ღია სისტემა, სპექტროფოტომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროლიტების განსაზღვრის ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი (მაგ.: Na, Ka, Ca, Cl, და სხვა), დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური კოაგულოგრამის განსაზღვრის ანალიზატორი, დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისხლის გაზების ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი (სისხლში მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობისა და აირთა შემცველობის განსაზღვრისათვის), დახურული, ან/და ღია სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 


ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი 

	დონე

	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლო-გიები
	გამოკვლევები
	სამ. საქმ. მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ექიმი რადიოლოგი, რენტგენოლაბორატორია, მედდა
	აპარატი-მაგნიტურ-რეზონანსული  ტომოგრაფი თავისი შემადგენელი ნაწილებით. მაგიდა, სკამი, ტახტი
	ყველა შესაძლო ნოზოლოგია
	თავისა და ზურგის ტვინის, კისრის მიდამოს, გულმკერდის, მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის და და ძვალ-სახსართა სისტემები. 
	ყველა შესაძლო 

ნოზოლოგიის დიაგნოსტიკა და ადრეული დიაგნოსტიკა, ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა, მკურნალობის ეფექტურობის შეფასება, კონტრასტული კვლევა.




                   ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის II, III, I დონე)
	 
	 
	 

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (ან/და ლაბორატორიის კურატორი, უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	A01; A02; A03; A04; A23; A36; A39; B50-B54; B68; B76; B77; B78; B80; B81; B95;
	A1; A2; A3; A32; A33; A129; A204; A205; A214; A286; A312; A360; A958; A1029
	ჩამოთვლილი დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: ბაქტერიოლოგიური, სეროლოგიური და პარაზიტოლოგიური მეთოდების გამოყენებით

	 
	 
	ბაქტერიოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი შტატი/ხელშეკრულება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიოლოგიური მასალის (ბაქტერია, მიკრობი) ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი სპეციალიზირებული კონტეინერი (უნდა უზრუნველყოს სრული ჰერმეტულობა), ან/და ჩვეულებრივი კონტეინერი (პოლიეთილენის მასალა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მასალის აღება (/ინვაზიური ჩარევა და სხვა) უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მაგ.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და სხვა, რომელიც უნდა მოთავსდეს სპეციალურ ჰერმეტულ კონტეინერში, შემდგომი დეზინფექციისათვის.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, სპეციალიზირებული კომბინიზონი (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.:კომბინიზონი, ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიულ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა დეზინფექციისათვის (სრული აღჭურვილობა, მაგ.: ავტომაქსი და სხვა, ან/და ხელშეკრულება სათანადო სამსახურთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპიდემიის შემთხვევაში საველე ჰოსპიტალიზაციისათვის ხელშეწყობა (მაგ.: ინფექციური განყოფილების ბოქსი, ან/და საველე ჰოსპიტალის აღჭურვილობა და სხვა აღჭურვილობა, მინიმუმ 5 ადგილი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრულ ბიოლოგიური ფილტრაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული: ჭერის /კედლის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყაროთი, ან/და მის გარეშე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა (წყლის, გამათბობელით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი, (წყლის პერანგით, ან/და მის გარეშე) ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებების, რეაქტივების  შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირტქურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური მაქყუჟი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი აგარი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი ბულიონი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სადიაგნოსტიკო შრატები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური რეაქტივები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გიმზას საღებავი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II ან/და III, I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის III, IV დონე)
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	A01; A02; A03; A04; A04.6;A0,5; A09; A23; A36; A39; B15; B16; B17; B50-B54; B68; B76; B77; B78; B80; B81; B95;
	A1; A2; A3;  A10; A32; A33; A129; A204; A205; A214; A286; A312; A360; A958; A1029; A1113; A1135; A6051; A6053; A6055; A6057
	ჩამოთვლილი დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: ბაქტერიოლოგიური, სეროლოგიური და პარაზიტოლოგიური მეთოდების გამოყენებით

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	ბაქტერიოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი შტატი/ხელშეკრულება)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	პარაზიტოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიოლოგიური მასალის (მიკრობი) ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი სპეციალიზირებული კონტეინერი (უნდა უზრუნველყოს სრული ჰერმეტულობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მასალის აღება (/ინვაზიური ჩარევა და სხვა) უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მაგ.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და სხვა, რომელიც უნდა მოთავსდეს სპეციალურ ჰერმეტულ კონტეინერში, შემდგომი დეზინფექციისათვის.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, სპეციალიზირებული კომბინიზონი (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.:კომბინიზონი, ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიულ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტრანსპორტი (მაღალი გამავლობის სამედიცინო ტრანსპორტი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა დეზინფექციისათვის (სრული აღჭურვილობა, მაგ.: ავტომაქსი და სხვა, ან/და ხელშეკრულება სათანადო სამსახურთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპიდემიის შემთხვევაში საველე ჰოსპიტალიზაციისათვის ხელშეწყობა (მაგ.: ინფექციური განყოფილების ბოქსი, ან/და საველე ჰოსპიტალის აღჭურვილობა და სხვა აღჭურვილობა, მინიმუმ 5 ადგილი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი /რიდერი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი (ბიოლოგიური გარემოსთან (მიკრობი) სამუშაოდ, ამწოვი საშუალებით (/უარყოფითი წნევა), აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრულ ბიოლოგიური ფილტრაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ლაბორატორიული ამწოვი კარადა (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრულ ბიოლოგიური ფილტრაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული: ჭერის /კედლის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული (სპეციალიზირებული, არანაკლებ 3 ათასი ბრუნი/წუთი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა (წყლის, გამათბობელით, ან/და ინაქტივატორი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი, (წყლის პერანგით, ან/და მის გარეშე) ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20, ან/და 40 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებების, რეაქტივების  შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირტქურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური მაქყუჟი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი აგარი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი ბულიონი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სადიაგნოსტიკო შრატები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქსოვილოვანი კულტურები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური რეაქტივები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გიმზას საღებავი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
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	ტიპი
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
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	7

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის IV, III დონე)
	 
	 
	 

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	A00.0; A00.1; A00.9; A01; A02; A02.0; A03; A04; A04.4; A04.5; A04.6; A0,5; A05.0; A05.1; A05.2; A05.3; A05.4 A05,8; A05.9; A06.01; A0.8; A08.2; A08.3; A08.4; A09; A21; A22.0; A23; A27; A28.2; A32; A39.0;A41.0; A41.5; A36; A69.2; A79.9; A80; A98.5;  B15; B16; B17; B50; B54; B55; B68; B76; B77; B78; B80; B81; B95; J16.0; R50.
	A1; A2; A3;  A6; A10; A32; A33; A79; A81; A129; A204; A205; A214; A231; A267; A276; A277; A286; A312; A328; A360; A889; A890; A958; A1029; A1104;  A1113; A1134; A1135; A1189; A6051; A6053; A6055; A6057
	ჩამოთვლილი დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: ბაქტერიოლოგიური, სეროლოგიური და პარაზიტოლოგიური მეთოდების გამოყენებით

	 
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ბაქტერიოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, შტატი /ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	ვირუსოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, შტატი /ხელშეკრულება)
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	პარაზიტოლოგი (ექიმი ლაბორანტი,  უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, შტატი /ხელშეკრულება)
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი /ხელშეკრულება)
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიის მეტეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/ხელშეკრულება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 


	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიოლოგიური მასალის (მიკრობი) ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი სპეციალიზირებული კონტეინერი (უნდა უზრუნველყოს სრული ჰერმეტულობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მასალის აღება (/ინვაზიური ჩარევა და სხვა) უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მაგ.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და სხვა, რომელიც უნდა მოთავსდეს სპეციალურ ჰერმეტულ კონტეინერში, შემდგომი დეზინფექციისათვის.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, სპეციალიზირებული კომბინიზონი (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.:კომბინიზონი, ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიულ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტრანსპორტი (მაღალი გამავლობის სამედიცინო ტრანსპორტი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა დეზინფექციისათვის (სრული აღჭურვილობა, მაგ.: ავტომაქსი და სხვა, ან/და ხელშეკრულება სათანადო სამსახურთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპიდემიის შემთხვევაში საველე ჰოსპიტალიზაციის შესაძლებლობა (მაგ.: საველე ჰოსპიტალის აღჭურვილობა და სხვა აღჭურვილობა, მინიმუმ 15 ადგილი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (სრული აღჭურვილობა ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (ან/და კომბინიზონი), ფეხსაცმელი,  სპეციალიზირებული აღჭურვილობა ბიოფილტრაციის შესაძლებლობით: ნიღაბი (ან/და სპეციალური აირწინაღი, ან/და 8 ფენოვანი დოლბანდი), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმანტული ანალიზატორი., დახურული, ან/და ღია სისტემა (მაგ.: იმუნოფლუორესცენტული /ქემილუმინესცენტური ანალიზატორი, ან/და სხვა ანალიზატორი იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PCR მეთოდი – პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ანალიზატორი (მიკრობიოლოგიური, ვირუსოლოგიური კვლევების წარმოებისატვის საჭირო (/აუცილებელი) რეაქტივები, ზონდები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი. ღია სისტემა, სპექტროფოტომეტრი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი (განსაკუთრებულად საშიშ ბიოლოგიური გარემოსთან (მიკრობი) სამუშაოდ, ამწოვი საშუალებით (/უარყოფითი წნევა), აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრული (100%) ბიოლოგიური ფილტრაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრულ ბიოლოგიური ფილტრაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული: ჭერის /კედლის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული (სპეციალიზირებული, 5 ათასი ბრუნი/წუთი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული (სპეციალიზირებული, 8 ათასი ბრუნი/წუთი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (სპეციალიზირებული, 18 g ბრუნი/წუთი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (სპეციალიზირებული, 36 g ბრუნი/წუთი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა (წყლის, გამათბობლით, ან/და ინაქ1ტივატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი, (წყლის პერანგით, ან/და მის გარეშე) ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20, ან/და 40 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -40, ან/და 80 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებების, რეაქტივების  შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (შხამების და ქიმიური ნივთიერებების, შესანახი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცენტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი აგარი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხორცპეპტონიანი ბულიონი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სადიაგნოსტიკო შრატები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქსოვილოვანი კულტურები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური რეაქტივები
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გიმზას საღებავი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 


გაჯანსაღების ტრადიციული მეთიდებით დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV
	ამბულატორია
ამბულატორია დღის
სტაციონარით,

საუბნო საავადმყოფო
რაიონული (ქალაქის)

საავადმყოფო
რეგიონალური
(რესპუბლიკური)

საავადმყოფო
სპეციალიზირებული
საავადმყოფო,

კლინიკური საავადმყოფო,

დისპანსერი,

პოლიკლინიკა,

ქალთა კონსულტაცია,

ჰოსპიტალი, კლინიკო-დიაგნოსტიკური სანატორიუმი, სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო,
საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, 

სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი.

უნივერსიტეტის (აკადემიის)კლინიკა
	უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით «შინაგანი საქმე», «პედიაქტრია» «სტომატოლოგია»), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერტიფიკატი გაჯანსაღების დარგში
	კარადა, კარტოტეკის კარადა, სკამი საზურგით, მაგიდა, საწოლი, ტუმბო, სვიგმომონომეტრი, ფონენდოსკოპი.
	J311, J31, J312, J32, J35, J37, J410, J43, J841, J10, G54, G53, G430, G470, I898, K29, K73, K81, K83, L200. M91-92, M06, M30, M410, M411, M429, M920, M924, N30, N70, N95, O924.
	A58, A121,A51, A105, A162, A41, A66, A67, A997, A357, A55, A64, A688, A50, A63, A259, A180, A176, A627.
	მეხუთე სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა LL845 გართულების გარეშე. საჭიროების შემთხვევაში ვიწრო სპეციალისტის კონსულტაცია


გასტროენტეროლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	პედიატრი-გასტროენტერო-ლოგი;

მედდა;
	მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 


	
	
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარების გაწევა, მკურნალობა

	III
	რეგიონალური და კლინიკური საავადმყოფო
	პედიატრი-გასტროენტერო-ლოგი;

მედდა;
	მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

ექოსკოპი, გასტროსკოპი, კოლონოსკოპი,რენტგენის აპარატი’ კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბიოქიმიური ლაბორატორია.
	B18; K71; K73; K74; K75; K76.

K81;K85;K20-K31; K50-K52;T18;R10.      
	A66; A67; A15; A29;  A48; A237; A334; A467; A236; A105; A962; A6051; A11;  A13; A139.

A66; A67; A105; A15; A29; 

A66; A67; A13; A139; A105;

A66; A51; A102; A354;

A66; A78; A205;

A102; A51;

A66; A67; A139; A105; A51; A29; A102; A354, A501.


	პირველადი დახმარება; მკურნალობა, სპეციალიზირებული დახმარების გაწევა;

	IV
	საუნივერსი-ტეტო კლინიკა
	პედიატრი-გასტროენტერო-ლოგი;

მედდა;
	მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

ექოსკოპი, გასტროსკოპი, კოლონოსკოპი,რენტგენის აპარატი, კლინიკო-დიაგნოსტიკური და ბიოქიმიური ლაბორატორია
	B18; K71; K73; K74; K75; K76.

K81;K85;K20-K31; K50-K52;T18;R10.      
	A66; A67; A15; A29;  A48; A237; A334; A467; A236; A105; A962; A6051; A11;  A13; A139.

A66; A67; A105; A15; A29; 

A66; A67; A13; A139; A105;

A66; A51;  A102;  A354;

A66; A78; A205;

A102;A51;

A66; A 67; A 139; A105; A51; A29; A102; A354. A501


	პირველადი დახმარება; მკურნალობა, სპეციალიზირებული დახმარების გაწევა;


გასტროენტეროლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	თერაპევტი-გასტროენტერო-ლოგი
	მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 
	K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93
	A66;A67;A78;A176;A43;A359;A8033;A354;A33;A119;A37;A15;A990;A51;A132;A8005; A501
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის სახიფათო მდგომარეობათა პირველადი დახმარება ქრ. დაავადებათა მონიტორინგი.

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო 

კლინიკური სავადმყოფო
ჰოსპიტალი
მრავალპროფი-ლიანი დისპანსერი
პოლიკლინიკა
სპეციალიზირე-ბული კაბინეტი

	გასტროენტერო-ლოგი
გასტროენტერო-ლოგი
გასტროენტერო-ლოგი
გასტროენტერო-ლოგი
გასტროენტერო-ლოგი
გასტროენტერო-ლოგი

	მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა
მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა
მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა

	K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93;

K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93;

K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93;

K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93;

K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87;K90-K93;

K20-K22; K25-K31;K50-K52; K57-K59; K70-K77; K80-K87; K90-K93;


	A66;A67;A78;A176;A43;A359;A8033;A235;A354;A33;A31;A119;A37;A246;A15;A25;A26;A990;A23;A51;A132;A102;A627; A100;A8005;A236;A237; A139;A1124;A1;A2;A298; A501.
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	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის კლინიკო-ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის ბიოქიმიურ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის იმუნოლოგიურ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის სეროლოგიურ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის ციტოლოგიურ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის ბაქტეროლოგიურ დიაგნოსტიკაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაწესებულებას უნდა ქონდეს ლიცენზია IV დონის რეანიმაციული განყოფილებაზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა 9ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური ან ავტონომიური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მანქანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასაშრობი მოწყობილობა (თეთრეულის გასაშრობად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საუთავებელი მოწყობილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


გინეკოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება;

მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	მეან-გინეკოლოგი 

ფერშალი 
	მაგარი და რბილი ინვენტარი
გინეკოლოგიური მაგიდა
საშოს სარკეები 

მენჯსაზომი 

სტეტოსკოპი 

სანტიმეტრი 

სფიგომანომეტრი 

სიმაღლისა და წონის საზომი 

გასანათებელი ხელსაწყო 


	Z 30

Z 32

Z 33

Z 34

Z 35

Z 70

Z 71

Z 72

Z 73

80-88C

90-99C
	AA 686

714

8044

126

1188

MM 17

VM
VMO
VP
VPo  
	ორსულობაზე (ორსულზე) დაკვირვება და კონტროლი-პატრინაჟი. დონით ზემდგომი დაწესებულების მიერ ამბულატორიულ პირობებში ჩატარებული ღონისძიებების შესრულება და კონტროლი.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III

	სამშობიარო 

სახლი
	მეან-გინეკოლოგი 

ანესთეზიოლოგ–რეანიმატოლოგი 

ბებია ქალი 

ნეონატოლოგი
თერაპევტი 

ნევროპათოლოგი*

კარდიოლოგი *

ოკულისტი *

ნეფროლოგი *

ფსიქოლოგი 

მეთოდისტი 

რეპროდუქტოლოგი 

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნ.

სეროლოგი 

ბიოქიმიკოსი
ექ.ლაბორანტი 

(კლინიკ.ლაბ.) 

მიკრობიოლოგი
ციტოლოგი 


	მაგარი და რბილი ინვენტარი
საოპ.ბლოკები  

(მაგიდა, ნათურები და ა.შ.) სუნთქვის აპარატი
საოპერაციო ხელსაწყოთა ნაკრები
ელ.დანა 

კარდიოტოკოგრაფი  

ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ის აპარატი 

ბავშვთა მოვლის საგნები
ექოსკოპი–დოპლერით 

კომპიუტერები 

ბავშვთა (ნეონატალური) სუნტქვის აპარატი 

კიუვეზები 

სამშ. ბლოკის  (2) მოწყო-ბილობა
გინეკოლოგიური მაგიდები
კოლპოსკოპი 


	A 32.54.56.59.60

(00.25.37.58

D 06.07.25-28 62.65

E 28

N 70-77 

N 80-99 

000-099 

P 38.39.50.51.52.

55.56.58.90-96 

Z 31- 33 

36.37.39

Y 76

S 37

T 00.01.04.06.

T 19

Q 00 - 07 

C 51 – 58
	A 960  722  997 

975  1188

  479  358

594  426

351  106

454  336

990  235

686      5   684

499  979

620  714

 50     161   MM3.17.2

207

  66

43 STM 2

 8033

  126

8006

436

46

 121      135

 334       2  

320

67

619

377

30

356

  13

723      357
	ორსულთა სტაც. მკურნა-ლობა და გამოკვლევა. ნაყოფისა და ახალშო-ბილის პათ. მდგომა-რეობათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. გინეკოლ-ოგიური დაავადებების საშუალო /მძიმე ფორმების სტაც. მკურნალობა, მათ შორის ქირურგიული მეთო-დების გამოყენებით. ტრან-სფუზიოლოგია. ონკოლო-გიური და სეფტიური ავად-მყოფების გადარჩევა და პროფილურ დაწესებუ-ლებაში გადაყვანა. მშობიარობის წარმართვა გაუტკივარების გამოყენ-ებით.


* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	ქალთა  კონსულტაცია
	მეან-გინეკოლოგი
ფერშალი 

სანიტარი  

თერაპევტი
ოკულისტი *

ნევროპათოლოგი*

ნეფროლოგი* 

სტომატოლოგი 

ფსიქოლოგი 

რეპროდუქტოლოგი 

მეთოდისტი 

(სამკ. ფიზ.–რა)

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნოსტიკის ექიმი 

ექიმი ლაბორანტი 

(კლინიკ. ლაბორატ.)

ციტოლოგი 

ბიოქიმიკოსი 

ლაბორანტები 

მამოლოგი *

ონკოგინეკოლოგი *
	1. მაგარი და რბილი ინვენტარი
2. გინეკოლ.მაგიდები
3. საშოს სარკეები
4. მენჯსაზომები
5. სტეტოსკოპები
6. სანტიმეტრები
7. ე.კ.გრაფიის აპარ.

8.კარდიოტოკოგრაფი  

9. ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ს აპარატი 

10. კოლპოსკოპი 

11 .ექოსკოპი 

12. კრიოქირურგიული აპარატი 

13. სტომატოლოგიური კაბინეტის მოწყო
ბილობა 

14. ლაბორატორიული ხელსაწყოები
	Z 30-32დან
37 – ჩათ 39

A 54-56-59-

60-63-64

( 00-25-37-58

-80

C 50-დან 58-ის ჩთ.
D 06. 24 დან 28 ჩთ.
E22დან  28-ჩთ
N 70დან 77-ის ჩთ.
80 დან 98-ის ჩთ.
O 22დან 28ის ჩთ.
Q 50.51.52.56

F43.  52

K 02 დან 06-ის ჩთ.
K 11-12
	A 960   5            MM
8028         17

948            23

161            2

207

66

   126

359

320

67

619

337          VP
30             VPo

356           VPP
13

357

997

1188

235

684

8044

612

723

48

351

454

990      

   
	ორსულობაზე დაკვირვება და კონტროლი-პატრონაჟი. ორსულობის დროს დედისა და ნაყოფის გართულებათა პრევენცია, პირველადი დიაგნოსტიკა, სტაციონარში დროული ჰოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფა. გამოწერის შემდეგდანიშნულების შესრულებასა და დედანაყოფის მდგომარეობაზე მეთვალყურეობა. მე-5 სვეტში ჩამოთვლილ  არ-სამეანო პროფილის დაავადებათა პირველადი დიაგნოსტიკაგადარჩევა. მსუბუქი, მარტივი ფორმების მკურნალობა და ზემდგომი სამკურნალო (სტაციონალური) დაწესებულების დანიშნულების უზრუნველყოფა ქ/კ-ის პირობებში, ქრ. დაავადებათა მართვა. კონტრაცეფცია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ძირითად მახასიათებელთა შეფასება, კონტროლი, მონიტორინგი.

 ქალის სასქესო ორგანოების ონკოდაავადებათა პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა, ჰოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფა. ორსულთა პირის ღრუს დაავადებათა ადრეული გამოვლინება და მკურნალობა. ორსულთა და ავადმყოფთა ფსიქო და სომატური რეაბილიტაცია.


* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV

	ს/კ ინსტიტუტი
სპეციალიზებუ-ლი ცენტრი
უნივერსიტეტის აკადემიის კლინიკა
	მეან-გინეკოლოგი
ბებია ქალი 

სანიტარი 

თერაპევტი 

ნევროპათოლოგი 

კარდიოლოგი* 

ნეფროლოგი* 

ოკულისტი* 

ფსიქოლოგი 

მეთოდისტი 

რეპროდუქტოლოგი 

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნ. ექ.

ანესთ-რეანიმატოლოგი 

ნეონატოლოგი 

ოკნოლოგი* 

სტატისტიკოსი 

ციტოლოგი 

მორფოლოგი 

სეროლოგი 

ბიოქიმიკოსი 

მიკრობიოლოგი 

ექ.ლაბორანტი
(კლინ.ლაბორატ.)

ფიზიოთერაპევტი 


	მაგარი და რბილი ინვენტარი
საოპ.ბლოკი  

სრული მოწყობილობა
ექოსკოპი–დოპლერით 

ექოსკოპი 

ჰიტეროსკოპი 

ლაპარასკოპი კარდიოტოკოგარფი 

კოლპოსკოპი 

ელექტროდანა 

ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ს აპარატი
ელექტროენცეფალოგრაფი 

იფა – ანალიზატორი
მიკრობიოლ. 

ბიოქიმიური 

კლინიკური 

სეროლოგიური 

ლაბ.ების მოწყ.

ასტრუპის აპარატი 

კიუვეზი 

კომპიუტერი 

ხელოვნური სუნთქვის აპარატი 


	Z30 დან – 37 ჩ
-39

YY 76  S –37

T oo, 01.04.06.19

c 51 დან –58 ჩ
A 32.54.55.56.59.60.63.64

 ( 00.08.09.25.

37.58

D 06.24 დან 28-ჩთ
39.62 დან –65 –ჩთ
E 28

N 70დან  77-ჩთ
80 დან 99 –ჩთ
PP 00 დან 96 –ჩთ
QQ 00 დან 07-ჩთ
50.51.52


	A 960 MM 3.2.31.17.16.32.

34.10.23.  STM 1

 624

966 945 237 924 1047 426 

988 121 571 887 1043 106 

593 334 572 888 1044 336 

128 16   567  929 566 981

360 455 568 930  29  684

463 153   5   931  8006 979

686 186 620 885 436 714 

949 410  500 886  1013  8009

15    162  8028 925   1126

501   24    575   926    366

986  31    948   927      46

592 622 576 927 135

50 722  161 928 59 

621  723 1179   618 2

610  1177  1 67

975  1165  992  619 

176 45  1166  66  996

236  48 1167  43   17

950  479     8033   379 

8040  

594  1168  126  377

627  438  1173   359  119

246 590 1174  404  30 

591  1175 123  356 

351  913  124  13

454  914  721  357

136  990  915  1046  358 


	ორსულთა სტაც. მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, მათ შორის მაღალი დონის ტექნოლოგიების გამოყენებით. “რთული” და მძიმე შემთხვევების კონცენტრირება, ოპერატიული წესით დიაგნოზისა და მკურნალობის ტაქტიკის შემუშავება სხვა დარგების სპეციალისტთა ჩარევით. 

 ნაყოფისა და ახალშობილის პათ. მდგომარეობათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უახლესი და მათ შორის ციტოგენეტიკური, ელ. ფიზიო-ლოგიური, რადიოლოგიური და ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენებით. გინეკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა უახლესი მეთოდების გამოყენებით.  არაოპერაციული და ოპერაციული მკურნალობა ტრადიციული და  თანამედროვე ნაკლებინვაზიური მეთოდების, ანალგეზიის ველა სახის გამოყენებით, მაღალი დონის რეანიმაციაინტენსიური თერაპიით. ტრანსფუზიოლოგიური ოპერაციების წარმოება. ონკოლოგიურ და სეპტიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლინება და პროფილის მიხედვით ავადმყოფთა გადაგზავნა. კონტრაცეფცია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მახასიათებელთა შეფასება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, კონტროლი. მეთოდორგანიზაციული საქმიანობის წარმოება მეანობაში, პერინატალოგიაში, გინეკოლოგიაში.


* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან
გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	პათოლოგანატომიური (კლინიკური პათოლოგიის) სამსახურის საჭიროება არ არსებობს


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფოს კლინიკური პათოლოგიის (პათოლოგანატომიური) განყოფილება (ლაბორატორია)
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტ-ჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	ბიოლოგიური მიკროსკოპი;
- მარხილიანი მიკროტომი;

- სააფთიაქო სასწორი;

- ლუპა;

- სასექციო მაგიდა;

- სასექციო ნაკრები;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგიდა;

- ლაბორატორიული ჭურჭელი;

- საკარანტინო ინფექციების საწინააღმდეგო ტანსაცმელი.
	ყველა ნოზოლოგიის სიკვდილის შემდგომი მორფო-ლოგიური დიაგ-ნოსტიკა გარდა ნაძალადევი სიკვ-დილის შემთხვევე-ბისა.
	A592
	- გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (მაკრო- და მიკროსკოპული გამოკვლევა)


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	რეგიონული საავადმყოფოს, სპეციალიზებული საავადმყოფოს, კლინიკური საავადმყოფოს, სამშობიარო სახლის, ჰოსპიტალის, კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრის კლინიკური პათოლოგიის განყოფილება ან დამოუკიდებელი ცენტრი
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტ-ჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	- ბიოლოგიური მიკროსკოპი;
- მარხილიანი მიკროტომი;

- სააფთიაქო სასწორი;

- ლუპა ან ბინოკულარული ლუპა;

- სასექციო მაგიდა;

- სასექციო ნაკრები;

- ცენტრიფუგა;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგიდა;

- ლაბორატორიული ჭურ-ჭელი;

- საკარანტინო ინფექციების საწინააღმდეგო ტანსაცმელი;

- უნივერსალური მიკროსკოპი მიკროფოტოგადაღების აპარატით;

- პერსონალური კომპიუტერი – 1 ც.
	ყველა ნოზოლოგიის სიკვდილის შემდგომი მორფო-ლოგიური დიაგ-ნოსტიკა გარდა ნაძალადევი სიკვ-დილის შემთხვევე-ბისა.
	A592
	- გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (მაკრო- და მიკროსკოპული გამოკვლევა)


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტების (ცენტრე-ბის), უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკების პათოლოგანატომიური განყოფილება ან კლინი-კური პათოლოგიის სა-მეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტ-ჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	- ბიოლოგიური მიკროსკოპი;

- მარხილიანი მიკროტომი;

- სააფთიაქო სასწორი;

- ლუპა ან ბინოკულარული ლუპა;

- სასექციო მაგიდა;

- სასექციო ნაკრები;

- ცენტრიფუგა;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგიდა;

- ლაბორატორიული ჭურჭელი;

- საკარანტინო ინფექციების საწინააღმდეგო ტანსაცმელი;

- უნივერსალური მიკროსკოპი მიკროფოტოგადაღების აპარატით;

- პერსონალური კომპიუტერი;

- ელექტრონული მიკროსკოპი და ულტროტომი (დასაშვებია ხელშეკრულებით)
	ყველა ნოზოლოგიის სიკვდილის შემდგომი მორფო-ლოგიური დიაგ-ნოსტიკა გარდა ნაძალადევი სიკვ-დილის შემთხვევე-ბისა.
	A592
	- გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (მაკრო- და მიკროსკოპული გამოკვლევა)


გვამის შემურვა
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვ-ლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I - IV
	ყველა ტიპის ამბულატო-რია, საავადმყოფო ან კლინიკა, რომელსაც არ გააჩნია პათოლოგანატო-მიური სამსახური
	ექიმი, რომელსაც გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეცია-ლიზაცია ექიმთა დიპლომას შემდგომი მომზადების სა-ხელმწიფო აკადემიის პა-თოლოგიური ანატომიის კათედრაზე ან შესაბამისი ლიცენზიის მქონე კლინი-კური პათოლოგიის (პათო-ლოგანტომიურ) ცენტრში;

სანიტარი.
	- ნაკრები გვამის შემურვი-სათვის.
	ყველა გვამის შემურვა გარდა ნაძალადევი სიკვდილის შემთხვევე-ბისა.
	-
	- გვამის შემურვა და ტუალეტი.


დეკრეტირებულ პირთა პროფესიული ვარგისიანობის შემოწმება და ექსპერტიზა (IV დონე)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV

	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, საექიმო კაბინეტი, პროფილაქტი-კური დეზინფექციის ცენ-ტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტ- როლის ლაბორატორია

	ჯანდაცვის ორგანიზატორი
თერაპევტი 

დერმატო-ვენეროლოგი 

რენტგენოლოგი
(პულმონოლოგი)


	რბილი და მაგარი ავეჯი, თერმომეტრი, ფონენდოსკოპი, სასწორი სიმაღლმზომით, შპადელები ) ერთჯერადი ან ლითონის), სტერილური მასალა ბიქსით, საკანცელარიო საქონელი, ლაბორატორიული ინვენარი სეროლოგიური და ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევებისათვის, მიკროსკოპი, ცენტრიფუგა, მაცივარი, გამწოვი კარადა, თერმოსტატი, სტერილიზატორი, ავტოკლავი, პერსონალური კომპიუტერი, ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში, თეჯირი, ცეცხლგამძლე სეიფი.
	
	VPP, A158, A33, A32, A50, A246, A311, A1035 A948, A207, A491, A204 
	სრული მოცულობა


დერმატოლოგია და ვენეროლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	რაიონული საავადმყოფოს პოლიკლინიკა
	დერმატო-ვენეროლოგი
მედდა
	ექიმის სამუშაო მაგიდა;

კარადა მედიკამენტებისა და ინსტრუმენტებისათვის;

მაგიდა სამანიპულაციო იარაღებისათვის;

სტერილიზატორი;

გინეკოლოგიური მაგიდა;

ფოლკმანის კოვზები, ქირურგიული და ანატომიური პინცეტები, კორნცანგები და პფეიფერის ჩხირები;

გინეკოლოგიური სარკეები;

ტახტი ავადმყოფისათვის გასასინჯად;

თირკმლისებრი ჯამები;


	A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A60, A63, B00, B02, B07, B35,0, B36, B37, B86.

L40, L41, L42, L43, L20, L50, L01, L02, L08, L10, L12, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L28, L29, L51, L52, L60, L63, L68, L70, L71, L80, L81, L91, L94, L82, L84, L86.

N34, N41, N43, N45, N74
	VP, VPV, A722, A903, A66, A67, G1, A13, A48, G3, A32, A363, A48, G24, G9, A9904, A311, A723
	ავადმყოფთა 

ამბულატორული მომსახურეობა – დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პროფილაქტიკა


	III
	რეგიონალური დერმატო-ვენეროლოგიური დისპანსერი ან მრავალპროფილიანი დისპანსერის დერმატო-ვენეროლოგიური განყოფილება
	დერმატო-ვენეროლოგი
ექიმი ლაბორანტი
მედდა
დაბალი პერსონალი
	მამაკაცთა ვენკაბინეტი:
ექიმის სამუშაო მაგიდა;

კარადა მედიკამენტებისა და ინსტრუმენტებისათვის;

სამანიპულაციო იარაღების მაგიდა;

სტერილიზატორი;

ბოქსი სტერილური მასალისათვის;

ტახტი ავადმყოფის გასასინჯად;

ერთჯერადი ხელთათმანები;

ერთჯერადი შპრიცები;

ურეთრალური კომპლექტი
ფოლკმანის კოვზები, ქირურგიული და ანატომიური პინცეტები;

თირკმლისებრი ჯამები;

სპირტქურა და მარყუჟები;

სასაგნე მინები, საფარი მინები;

ერთჯერადი შპადელები და სხვა.

ქალთა ვენკაბინეტი:

ექიმის სამუშაო მაგიდა;

კარადა მედიკამენტებისა და ინსტრუმენტებისათვის;

მაგიდა სამანიპულაციო იარაღებისათვის;

სტერილიზატორი;

გინეკოლოგიური მაგიდა;

ფოლკმანის კოვზები, ქირურგიული და ანატომიური პინცეტები, კორნცანგები და პფეიფერის ჩხირები;

გინეკოლოგიური სარკეები;

ტახტი ავადმყოფისათვის გასასინჯად;

თირკმლისებრი ჯამები;

სპირთქურა და მარყუჟები;

სასაგნე მინები მასალის ასაღებად;

საფარი მინები;

ერთჯერადი ხელთათმანები;

ერთჯერადი შპრიცები (2მლ, 5მლ, 10მლ);

ერთჯერადი შპადელები;

ერთჯერადი მუშამბები;

სადენსიფექციო ხსნარები;

სინათლის დამატებითი წყაროს მოწყობილობა. 

კოლპოსკოპი.

დერმატოლოგიური კაბინეტის აღჭურვილობა:

ექიმის მაგიდა;

კარადა მედიკამენტებისა და ინსტრუმენტებისათვის;

მაგიდა სამანიპულაციო იარაღებისათვის;

ტახტი ავადმყოფის გასასინჯად;

ერთჯერადი ხელთათმანები;


	A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A60, A63, B00, B02, B07, B35,0, B36, B37, B86.

L40, L41, L42, L43, L20, L50, L01, L02, L08, L10, L12, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L28, L29, L51, L52, L60, L63, L68, L70, L71, L80, L81, L91, L94, L82, L84, L86.

N34, N41, N43, N45, N74
	VP, VPV, A722, A903, A66, A67, G1, A13, A48, G3, A32, A363, A48, G24, G9, A9904, A311, A723

A247, A9907, A40, A9908, G15, A627, G10, G23, A185, G38, A44
	ავადმყოფთა 

ამბულატორული მომსახურეობა – დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პროფილაქტიკა. საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარული მომსახურეობა


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	ს/კ ინსტიტუტი
კლინიკური დერმატო-ვენეროლოგიური დისპანსერი
	დერმატო-ვენეროლოგი
ექიმი მეთოდისტი
ექიმი ეპიდემიოლოგი
ექიმი ლაბორანტი
მედდა
ს/კ ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება თემატიკის მიხედვით
	იგივე
	A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A60, A63, B00, B02, B07, B35,0, B36, B37, B86.

L40, L41, L42, L43, L20, L50, L01, L02, L08, L10, L12, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L28, L29, L51, L52, L60, L63, L68, L70, L71, L80, L81, L91, L94, L82, L84, L86.

N34, N41, N43, N45, N74

L68, L74, L75, L46, L48
	VP, VPV, A722, A903, A66, A67, G1, A13, A48, G3, A32, A363, A48, G24, G9, A9904, A311, A723

A247, A9907, A40, A9908, G15, A627, G10, G23, A185, G38, A44

A160, A232, A849, A498, G14, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G16, G17, G19, G20, G25, G26
	ავადმყოფთა 

ამბულატორული და სტაციონარული მომსახურეობა. ეპიდემიოლოგიური და მეცნიერული კვლევებით დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის უახლესი მეთოდების შემუშავება და დანერგვა. დარგის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება.


დერმატო-ვენეროლოგიური შემოწმება და ექსპერტიზა
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
III
IV
	სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია, დისპანსერი, მრავალპრო-ფილიანი დისპანსერი, პოლიკლინიკა, სამკურნალო პროფილაქტორიუმი, სანატორიუმი, სამკურნალო ფიზკულტურის და სპორტული მედიცინის ცენტრი, სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი, საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი და ცენტრი, საექსპერტო დაწესებულებები
	ჯანდაცვის ორგანიზატორი 

 თერაპევტი 

 დერმატო-ვენეროლოგი
 ექიმ-ლაბორანტი 

 ლაბორანტი 


	რბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი), თერმომეტრი, ფონენდოსკოპი, სასწორი სიმაღლმზომით, შპადელები (ერთჯერადი ან ლითონის, სტრეილური მასალა ბიქსით (კომპლექტი), ლაბორატორიული ინვენტარი  სეროლოგიური და ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევებისათვის,, გინეკოლოგიური მაგიდა, მიკროსკოპი, ცენტრიფუგა, მაცივარი, გამწოვი კარადა, თერმოსტატი, სტერილიზატორი, ავტოკლავი, თეჯირი;

პერსონალური კომპიუტერი;

ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში, ცეცხლგამძლე სეიფი.


	
	VPP, A158, A33, A32, A50, A246, A311, A1035 A948, A207, A491, A204 
	სრული მოცულობა


დონორობის ორგანიზება
დაწესებულებას, რომელიც განაცხადს აკეთებს დონორობის საქმიანობაზე დაა პიროვნებას, რომელსაც დაევალება აღნიშნული საქმიანობა, მოეთხოვება: 

დონორობის ორგანიზაციული საფუძვლების და საქართველოს კანონის “სისხლის და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ” ცოდნა;

დონორობის ეთიკური კოდექსის ცოდნა;

დონორობის პროპაგანდის საშუალებების გამოყენება – პირადი საუბარი, პრესა, რადიო, დელევიზია, დონორთა შერჩევა;

დონორთა სამედიცინო შემოწმება, აღრიცხვა, მათი კატეგორიების და სახეობის ცოდნა;

დონორთა უფლება-მოვალეობის ცოდნა, დონორთა სტიმულირების შესახებ (დონორობის კანონიდან გამომდინარე) განმარტება.

დროებითი შრომისუუნარობის ექსპერტიზა
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV

	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი,  პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის როლის ლაბორატორია
	ჯანდაცვის ორგანი-   

  ზატორი 

ნევროპათოლოგი
თერაპევტი 

ქირურგი 

ოფთალმოლოგი
ლარინგოლოგი 

ფსიქიატრი 

ფსიქოლოგი
ნარკოლოგი
ექიმ-ლაბორანტი
ექთანი - 3
	რბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი), თერმომეტრი, 

ფონენდოსკოპი, 

სასწორი სიმაღლმზომით,

შპადელები (ერთჯერადი ან ლითონის,

სტრეილური მასალა ბიქსით (კომპლექტი),

ლაბორატორიული ინვენტარი  სეროლოგიური და ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევებისათვის,

გინეკოლოგიური მაგიდა, 

მიკროსკოპი, 

ცენტრიფუგა, 

მაცივარი, გამწოვი 

კარადა, 

თერმოსტატი, 

სტერილიზატორი, 

ავტოკლავი, 

თეჯირი;

პერსონალური კომპიუტერი;

ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში, ცეცხლგამძლე სეიფი.
	ყველა ნოზოლოგია
	VP, VPP,    A 113, A486, A472, A459, A50,  A140, A1035,A714, A110, A111, A359, A492 , A33, A295  
	სრული მოცულობა



                      ენდოკრინოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	   I
	ამბულატ.
	ზოგადი პროფილის ან ოჯახის ექიმი
მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	E00-E07,

E10-E14,

E15-E16,

E20- E35,

E40- E46,

E50- E64,

E65- E68,

E 70-E90

E35* , E90*
	VP; VPW;

VPo; VPP;

A686; A78;

A688; A176;

A34;  A66; 

A67;  A377;

A357;  A997;

A126; A13; A357; 
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი და მწვავე ფორმები; პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	   I
	ამბულატ.

დღის სტაციონარით
	ზოგადი პროფილის ან ოჯახის ექიმი
მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	E00-E07,

E10-E14,

E15-E16,

E20- E35,

E40- E46,

E50- E64,

E65- E68,

E 70-E90

E35* , E90*
	VP; VPW;

VPo; VPP;

A686; A78;

A688; A176;

A34;  A66; 

A67;  A377;

A357;  A997;

A126; A13; A357;
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი და მწვავე ფორმები; პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა.

დღის სტაციონარის მუშაობა.
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	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	 II
	საქალაქო ან რაიონული
პოლიკლინიკის
საექიმო კაბინეტი
	ენდოკრინოლოგი;

მედდა;

ინსტრუქტორი
თვითმოვლის სწავლებისათვის
	სტანდარტული ნაკრები
	E00-E07,

E10-E14,

E15-E16,

E20- E35,

E40- E46,

E50- E64,

E65- E68,

E 70-E90

E35* , E90*
	VP; VPW;

VPo; VPP;

A686; A78;

A688; A176;

A34;  A66; 

A67;  A377;

A357;  A997;

A126; A13; A357;
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი და მწვავე ფორმები; პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა.

თვითმოვლის სწავლება ქრონიკული დაავადებების დროს.
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	 III
	1.რეგიონული (რესპუბლიკური)

საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება;

2. კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური
განყოფილება;

3. ენდოკრინოლოგიური დისპანსერი;

4. მრავალპროფილიანი 

დისპანსერი;

5. რაიონული ან საქალაქო
პოლიკლინიკის ენდოკრინოლოგიური კაბინეტი;

6. დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი;

7.კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი;

8.ჰოსპიტალი
	ენდოკრინო-ლოგიური განყოფილების 

კადრები
	სტანდარტული ნაკრები
	E00-E07,

E10-E14,

E15-E16,

E20- E35,

E40- E46,

E50- E64,

E65- E68,

E 70-E90

E35* , E90*
	VP; VPW; VPo; VPP;

A686; A78; A688; A176; A34;  A66; 

A67;  A377; A357;  A997; A 21; A50;

A140;  A112; A16; A600; A985; A236; A718; A717; A983; A984; A693; A949; A21; A501; A986; A966; A16; A690; A127; A1034; A284; A62; A162; A110; A111; A1125; A23; A689; A990; A237; A407; A992; A28; A126; A404; A123; A386; A395;721; A720; A719; A691; A285; A11;A390; A509; A507; A390; A508; A320; A379; A147; A148; A119; A957; A149; A30; A356; A13; A357; A981;1014;
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, საჭიროების შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარება.




ენდოკრინოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის
მოცულობა


	I
	ამბულატო-

რია
	
	
	I დონე E10-E14
	I დონეზე ექსპრეს-დიაგნოსტიკის საშუალებები
	შაქრიანი დიაბეტი I ტიპი:

კეტოაციდოზური მდგომარეობა,

ჰიპერგლიკემიური კომა,

ჰიპოგლიკემიური კომა.

ადისონური კრიზი.

	II
	რაიონული
ქალაქის
საავადმყოფო
	
	
	II დონე
E03.0 E03.1 E05

E10 E27.1 E23.2

E27.2 E10.0 E10.0
	II დონე:

A13 A16 A17 A23

A27 A28 

A34 A35 A61 A66

A67 A105 A121

A144

A140 A176 A235

A236

A237  A334  A357 A377 A390
	შაქრიანი დიაბეტი I ტიპი:

კეტოაციდოზური მდგომარეობა,

ჰიპერგლიკემიური კომა,

ჰიპოგლიკემიური კომა.

ადისონური კრიზი.

სპეციალიზირებული განყო-

ფილება
ფიქსირებულ საწოლებზე.


	III
	პოლიკლინიკა
სპეციალიზი-რებული
კაბინეტი
რეგინალური 

საავადმყო-ფომყოფო
დისპანსერი
ლინიკური
საავადმოფო
	ექიმი ენდიკრინოლოგი
მედდა 

ლაბორანტი 

დამლაგებელი  
	
	იგივე რაც მე-2 დონეზე
E00   E01    E02    E04

E06    E07  

E10-E14 E11

E12   E13    E14    E15

E16   E20    E21    E22

E23   E24    E25    E26

E27   E28    E29    E30

E31   E32    E34    E35

E40-E46      E40    E41

E42   E43   E44     E45

E46   E50-E64       E50

E51   E52    E53    E54

E55   E56    E58    E59

E60   E61    E63    E64

E65   E66    E67    E68

E70   E71    E72    E73

E74   E75    E76    E77

E78   E79    E80    E83

E84   E85    E86    E87

E88   E89    E90    
	II დონე:

A13 A16 A17 A23 

A27 A28

A34 A35 A61 A66

A67 A105 A121

A144

A140 A176 A235 

A236

A237  A334  A357 A377 A390

იგივე რაც მე-3 დონეზე
A180 A719 A720 A721

A138 236
	


	IV
	1.სპეციალი-

ზირებული 

ცენტრი
2.უნივესიტეტის 

კლინიკა
3.სპეციალი-ზირებული
ს/კ ინსტიტუტი
	ექიმი 

ენდოკრინოლოგი 

მედდა 

ლაბორანტი 

დამლაგებელი 


	ექოსკოპიის 

პორტატული 

აპარატი
სპექტრონიკ 

200 შარდში 

იოდის 

განსაზღვრისთვის.

სახარომეტრი 

თერმოსტატი
რიდერი 

ფოტომეტრი 5010


	იგივე რაც მე-2 დონეზე
E00   E01    E02    E04

E06    E07  

E10-E14 E11

E12   E13    E14    E15

E16   E20    E21    E22

E23   E24    E25    E26

E27   E28    E29    E30

E31   E32    E34    E35

E40-E46      E40    E41

E42   E43   E44     E45

E46   E50-E64       E50

E51   E52    E53    E54

E55   E56    E58    E59

E60   E61    E63    E64

E65   E66    E67    E68

E70   E71    E72    E73

E74   E75    E76    E77

E78   E79    E80    E83

E84   E85    E86    E87

E88   E89    E90    


	იგივე რაც მე-3 დონეზე
A180 A719 A720 A721

A138 236
	შაქრიანი დიაბეტი I ტიპი:

კეტოაციდოზური მდგომარეობა,

ჰიპერგლიკემიური კომა,

ჰიპოგლიკემიური კომა.

ადისონური კრიზი.

სპეციალიზირებული განყო-

ფილება
ფიქსირებულ საწოლებზე. 

კლინიკაში აუცილებელია 

ბავშვთა   

ინტენსიური თერაპიის და 

რეანიმაციულ
განყოფილებათა არესბობა.  

აგრეთვე რენტგენოლოგიური,  

ბიოქიმიური, კლინიკური 

და  ჰორმონალური ლაბორატორიები.

გამოკვლევები: იგივე რაც მე-3დონეზე, 

დამატებული: ულტრაბგერითი კვლევა, 

შარდში იოდის განსაზღვრა, 

ჰორმონალური კვლევა. გლიკოზირებული 

ჰემოგლობინის განსაზღვრა და სხვა. 

“დიაბეტური სკოლა”, 

“თირეოიდული სკოლა” პაციენტების და
მათი მშობლებისთვის. მე-4 დონეზე
დიაბეტური ანგიოპათიების 

მკურნალობა.


მე-4 დონეზე უცილებელია სპეციალიზირებული განყოფილება ფიქსირებულ საწოლებზე. კლინიკაში აუცილებელია ბავშვთა   ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციულ განყოფილებათა არსებობა. აგრეთვე რენტგენოლოგიური, ბიოქიმიური, კლინიკური და  ჰორმონალური ლაბორატორიები.  

გამოკვლევები: იგივე რაც მე-3დონეზე, დამატებული: ულტრაბგერითი კვლევა (როგორც ფარისებრი ჯირკვლის, ასევე მუცლის ღრუს ორგანოების), შარდში იოდის განსაზღვრა, ჰორმონალური კვლევა. გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა და სხვა. 

ხელშეკრულებით იმუნოლოგიური, ციტოგენეტიკური, ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა, აგრეთვე კომპიუტრული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული, კვლევა.

ენდოსკოპია (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)
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	მეორე დონეში
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	დიაგნოსტიკური 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ცენტრი.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	პოლიკლინიკა
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების

	 
	სანატორიუმ-პრო
	 
	ელექტროკუაგულატორი;
	 
	მეორე დონეში
	დიაგნოსტიკა, (ბიოფსიის გარეშე)

	 
	ფილაქტორიუმი,
	 
	არარის საჭირო
	 
	 
	ენდოსკოპიური მკურნალობა მიზანშეწონილი

	 
	სარეაბილიტაციო
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	IV
	სპეციალიზებული
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც მეორე 
	იგივე რაც
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	ამბულატორია, ამბულატორია 

დღის სტაციონარით, 

საუბნო საავადმყოფო
რაიონული(ქალაქის) საავადმყოფო
რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო,

სპეციალიზირებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, დისპანსერი, მრავალპროფილიანი დისპანსერი, პოლიკლინიკა, ქალთა კონსულტაცია,

ჰოსპიტალი,

კლინიკო-დიაგნოსტიკური სანატორიუმი,

სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო, საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი.
	უმაღლესი სამედ. განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით “შინაგანი საქმე”, “პედიატრია”, “სტომატოლოგია”), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერტიფუკატი ბიოენერგოინფორმატიკის დარგში.
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სკამი საზურგით; მაგიდა; საწოლი;

ტუმბო;

სვიგმომონომეტრი;

ფონენდოსკოპი.
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	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ლაბორატორია /განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, სტატისტიკური ანალიზი 
	Z03; Z11; Z86.1; Z20,3; Z29; Z11.0; Z20.0; Z11.2; Z20.8; Z29.8; Z23.2; Z24.4; Z24.6; Z25.0; Z27.3; Z24.0; Z11.6;  Z29.2
	A633; EM2;EM3;VVU; V1M1;V1M2; PPM1; STM1; STM2;VD1;VM;MM39; 
	1–სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამების მონიტორინგის განხორციელაბა; 2–სამედიცინო სტატისტიკს წარმოება და მონიტორინგი

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	**ექიმი ( ეპიდემიოლოგი, ან/და ეპიდთანაშემწე, უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	 
	 
	*მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით;            **სამოცდაათ საწოლზე მეტი ეპიდემიოლოგი - 1 საშტატო ერთეული; სამოცდაათ საწოლზე ნაკლები – ეპიდთანაშემწე - 1 საშტატო ერთეული. (ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება №103/ო 17.03.1999 წ.)

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	**ეპიდთანაშემწე (უმაღლესი სამედიცინო განათლება, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	ეპიდკვლევის მონაცემთა შეკრება და ანალიზი დადგენილი ინდიკატორების მიხედვით და განსაზღვრულ ვადებში. შტანდარტული მეთოდოლოგიის მიხედვით შესაბამისი უწყებების ინფორმირება. ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დასახვა და მათი განხორციელება კომპეტენციის ფარგლებში.
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	მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	 
	 
	
	
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, სტატისტიკური ანალიზი და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ცენტრის (ან/და ლაბორატორია, /განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	Z09.0; Y69; Z48.0; L08; T82,7.
	A633; MM40
	1–საავადმყოფოსშიდა ინფექციების კონტროლი და მონიტორინგი; 2–სამედიცინო სტატისტიკს წარმოება და მონიტორინგი

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	**ექიმი ( ეპიდემიოლოგი, ან/და ეპიდთანაშემწე, უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	** სამოცდაათ საწოლზე მეტი ეპიდემიოლოგი - 1 საშტატო ერთეული; სამოცდაათ საწოლზე ნაკლები – ეპიდთანაშემწე - 1 საშტატო ერთეული. (ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება №103/ო 17.03.1999 წ.)

	 
	დისპანსერი
	**ეპიდთანაშემწე (უმაღლესი სამედიცინო განათლება, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	სკამი
	 
	 
	ეპიდკვლევის მონაცემთა შეკრება და ანალიზი დადგენილი ინდიკატორების მიხედვით და განსაზღვრულ ვადებში. შტანდარტული მეთოდოლოგიის მიხედვით შესაბამისი უწყებების ინფორმირება. ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დასახვა და მათი განხორციელება კომპეტენციის ფარგლებში.
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	კარადა
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	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ინსტიტუტის ხელმძღვანელი (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, სტატისტიკური ანალიზი და სხვა)
	Z03; Z11; Z86.1; Z20,3; Z29; Z11.0; Z20.0; Z11.2; Z20.8; Z29.8; Z23.2; Z24.4; Z24.6; Z25.0; Z27.3; Z24.0; Z11.6;  Z29.2
	A633; EM2;EM3;VVU; V1M1;V1M2; PPM1; STM1; STM2;VD1;VM;MM39; 
	1–სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამების მონიტორინგის განხორციელაბა; 2–სამედიცინო სტატისტიკს წარმოება და მონიტორინგი

	 
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	Z09.0; Y69; Z48.0; L08; T82,7.
	A633; MM40
	1–საავადმყოფოსშიდა ინფექციების კონტროლი და მონიტორინგი; 2–სამედიცინო სტატისტიკს წარმოება და მონიტორინგი

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ცენტრის (ან/და ლაბორატორია, /განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	** სამოცდაათ საწოლზე მეტი ეპიდემიოლოგი - 1 საშტატო ერთეული; სამოცდაათ საწოლზე ნაკლები – ეპიდთანაშემწე - 1 საშტატო ერთეული. (ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება №103/ო 17.03.1999 წ.)

	 
	 
	**ექიმი ( ეპიდემიოლოგი, ან/და ეპიდთანაშემწე, უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	სკამი
	 
	 
	მონაცემთა მიღება, ანალიზი, განზოგადება და ეპიდსიტუაციის მართვა. პიდემიოლოგიური მეთოდურ-პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, დანერგვა. სასწავლო-საგანმანათლებლო (სწავლების უწყვეტი ციკლი) საქმიანობა. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საქმიანობა ავადობის, ლეტალობის, სტრუქტურის ელექტრონული ბაზის შექმნა. მუდმივი კავშირის განხორციელება სახელმწიფო პრევენციული პროგრამების პროფილურ (/სათაო) დაწესებულებებთან.

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	კარადა
	 
	 
	 


ესთეტიკური ქირურგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I


	ამბულატორია დღის სტაციონარით 

(სპეციალიზირებული)


	● შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი ქირურგი - 

● შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-ანესთე​ზიოლოგი 

● საოპერაციო მედდა  

● მედდა 

● სანიტარი 

● მედრეგისტრატორი 

● კლინიკური ინჟინერი ან ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან
	საოპერაციო ბლოკის სტანდარტული მოწყობილობა II დონისთვის 
	მხოლოდ ოპერაციები, რომლებიც, საქართველოს პლასტი​კუ​​რი, რეკონსტრუქციუ​ლი და ესთეტიკური ქი​რურგიის საზოგადოების საბჭოს რეკომენდაციებ​ის  თანახმად მიეკუთვნება ესთეთიკურ ქირურგიას 

ესთეტიკური ოპერაციების ჩამონათვალი:

თმის გადანერგვა

შუბლის და სახის დაჭიმვა

ქუთუთოების პლასტიკა

რინოპლასტიკა

ოტოპლასტიკა

ტუჩების ფორმის შეცვლა

ნაოჭების და ღარების გასწორება

მკერდის გადიდება, დაპატარავება, აწევა

აბდომინოპლასტიკა, რომელიც არ მოითხოვს პაციენტის დაყოვნებას სტაციონარში 24 სთ-ზე მეტ ხანს

ლიპოსაქცია

ლიპოსკულპტურა

მცირე ქირურგიული მანიპულაციები

სხეულის ფორმის კორექცია იმპლანტანტების გამოყენებით
	● A 66

● A43

სხვა გამოკვლვები ექიმის შეხედულები-სამებრ

	მე-5 სვეტში მითითებული ოპერაციების კვალიფიციური უზრუნველყოფა. 

სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. დღის სტაციონარში მუშაობა 


*შენიშვნა: პირველი დონისთვის აუცილებელია: 

1. გათვალიწინებულ იქნეს შესაბამისი სანიტარული ნორმების თანახმად შემდეგი სათავსები: პაციენტების მოსაცდელი, საკონსულტაციო კაბინეტი, საოპერაციო ბლოკი (წინასაოპერაციო და საოპერაციო ოთახები, სასტერილიზაციო), შესახვევი, პალატა, პერსონალის დასასვენებელი ოთახი და ორი სანიტარული კვანძი (ცალ-ცალკე - საერთო სარგებლობისათვის და პერსონალისათვის).

2. აუცილებელია გაფორმებულ იქნეს ხელშეკრულება პათოლოგანატომიურ ლაბორატორიასთან.

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II


	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო 


	განყოფილების ხელმძღვანელი შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი ქირურგი

შესაბამისი კვალიფიკა-ციის ექიმი-ანესთე​ზიოლოგი

საოპერაციო მედდა 

მედდა

სანიტარი

კლინიკური ინჟინერი ან ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან


	● საოპერაციო ბლოკის სტანდარტული მოწყობილობა II დონისთვის 


	მხოლოდ ოპერაციები, რომლებიც, საქართველოს პლასტი​კუ​​რი, რეკონსტრუქციუ​ლი და ესთეტიკური ქი​რურგიის საზოგადოების საბჭოს რეკომენდაციებ​ის  თანახმად მიეკუთვნება ესთეთიკურ (კოსმეტიკ​ურ) ქირურგიას
	● A 66

● A43

სხვა გამოკვლვები ექიმის შეხედულები-სამებრ 
	მე-5 სვეტში მითითებული ოპერაციული ჩარევების კვალიფიციური  უზრუნველყოფა.

სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. სტაციონარში მუშაობა 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები


	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III

IV
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო; 

სპეციალიზირე​ბული საავადმყოფო; კლინიკური საავადმყოფო; ჰოსპიტალი; სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო; 

სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი; სპეციალიზირებული ცენტრი; უნივერსიტეტის (აკადემიის)  კლინიკა


	● განყოფილების  ხელმძღვანელი

● შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი ქირურგი

● შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-ანესთე​ზიოლოგი

● შესაბამისი კვალი​ფი​კაციის რეანიმატო​ლო​გი - (ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებუ​ლე​ბას უნდა გააჩნდეს რეანიმაციული განყოფილება იმავე მისამართზე) 

● საოპერაციო მედდა 

● მედდა

● სანიტარი

● სამედიცინო ინჟინერი ან ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან


	საოპერაციო ბლოკის სტანდარტული მოწყობილობა შესაბამისად III და IV დონისთვის


	ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც მიეკუთვნება ესთეტიკურ (კოსმეტიკურ)  ქირურგიას  
	● A 66

● A43

სხვა გამოკვლვები ექიმის შეხედულე-ბისამებრ 
	მე-5 სვეტში მითითებული ოპერაციული ჩარევების კვალიფიციური უზრუნველყოფა.




უწყვეტი სამედიცინო განათლება 

	დონე
	დაწესებულების ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5

	III

IV


	მე-3 დონეში მითითებული ყველა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებაში (გარდა №15, 16, 18,  და 20 დაწესებულებებისა)

სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი

სპეციალიზებული ცენტრი

უნივერსიტეტის, აკადემიის, ინსტიტუტის კლინიკები.
	ზოგადი პროფილის ექიმი;

ექიმი-სპეციალისტი;

ექიმი-სპეციალისტი პედაგოგიური გამოცდილებით;

სამეცნიერო ხარისხის მქონე ექიმი-სპეციალისტი პედაგოგიური გამოცდილებით (სერტიფიცირებული კადრი); 


	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კომპიუტერული ტექნიკა)

კოდით განსაზღვრულ საქმიანობაში მითითებული პროცედურა


	სამედიცინო-პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა.


ექსტრემალურ სიტუაციებში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზაცია

	დონე
	დაწესებულების ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	რეგიონალური საავადმყოფო, სპეციალიზი- რებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი, ჰოსპიტალი,
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი 4, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთანი 4, მძღოლი-მაშველი 4
	რეანიმობილი 2 და კონტრაქტი 2

საკაცე

მაშუქი სიგნალიზაცია

ხმოვანი სიგნალიზაცია

კარდიოგრაფი -  დეფიბრილატორი

პულსოქსიმეტრი

გლუკომეტრი

მართვითი სუნთქვის აპარატი

ელექტრომქაჩი

კონდიციონერი/გამათბობელი

მედიკამენტების კარადა 

ჟანგბადის რეზერვუარი 10 - 50ლ

აზოტის ქვეჟანგის რეზერვუარი 10ლ

მოწყობილობა აზოტის ქვეჟანგის და ჟანგბადის დოზირებული მიწოდებისთვის (ბლენდერი)

სატრანსპორტო კუვეზი (ახალშობილის ტრანსპორტირებისთვის)
	Z 51.8 სხვა დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	კატასტროფის სამედიცინო შედეგების შერბილება /ლიკვიდაცია

პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/
ტრანსპორტირება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება



	
	
	
	მედიკამენტების ნაკრები

ადრენალინი 0.18%

ამინოკაპრონის მჟავა

არდუანი 4მგ.

ასპირინი0.5გრ.

ატროპინის სულფ. 0.1%

ბარალგინი

ბარალგინი ტაბ

ცერუკალი 

დექსამეტაზონი 4მგ.

დიბაზოლი 1%

დიცინონი

დიკლობროუ 75მგ.

დიტილინი

დოლბანდი 5მტ 

დოპამინი 4%

ეთანოლის სპირტი 95%

ეუფილინი 2.4%

ფუროსემიდი 1%

გლუკოზა 10%

გლუკოზა 40%

გლუკოზა 5%

ჰეპარინი

ინსულინი

იოდინოლი

კალციგლუკონატი 10%

კეტანოვი 30მგ

კოფეინი 10%

კორვალოლი 25.მლ.

ლეიკოპლასტირი

ლიდოკაინი 2%

ლიდოკაინის აეროზოლი 10%

ლისტენონი 

მაგნიუმის სულფატი 25%

მანიტოლი 10%

მორფინი1% 1მლ

ნატრიუმის ბიკარბონატი 5%

ნატრიუმის ოქსიბუტირატი 20%

ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500.0

ნახსირი გააქტ. 0.25მგ

ნიტრო

ნიტროგლიცერინი 

ნიტრომინტის აეროზოლი

ნოვოკაინი 0.5%

ოქსიტოცინი 

პანტენოლის აეროზოლი 

პაპავერინი 2%

პარაცეტამოლი 0.5გრ.

პოლიგლუკინი 400.0

პრედნიზოლონი 25მგ.

პრომედოლი 2%

პროზერინი 0.05%

ქლორგექსიდინი 0.5%

რეგიდრონი 18.9
	
	
	

	
	
	
	სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები

რენი

რინგერი 500.0

სადეზინფექციო ხსნარი

საინექციო წყალი 

სალბუტამოლის აეროზოლი
	
	
	

	
	
	
	სადისპეტჩეროს აღჭურვილობა

სადისპეჩეროს აღჭურვილობა

საკომუნიკაციო საშუალებები: 

სატელეფონო ხაზი--სერიული ტელეფონი (სულ მცირე 3 ხაზი)

ქალაქის ტელეფონი 2 – 3 ხაზი

ფიჭური ტელეფონი 2 – 3 ხაზი
მოწყობილობები   გამოძახების დაფიქსირებისა და მონაცემთა ბაზის წარმოებისათვის:

1. ზონარ გაყრილი, დამოწმებული ჟურნალი.

2. კომპიუტერი აქსესუარებით

3. ჟურნალი და ლამინირებული  საინფორმაციო ფურცლები შემდეგი ინფორმაციით:

მობილური ბრიგადების მორიგეობის გრაფიკი

სარეზერვო კონსულტანტების საკონტაქტო ტელეფონები

საბაზო დაწესებულების და პასუხისმგებელ მორიგეთა

საკონტაქტო ტელეფონები

სპორტის დისლოკაციის ადგილისა და მორიგე მძღოლის 

ტელეფონის ნომრები
	
	
	

	
	
	
	ამბუ ნაკრებით

ასპირაციული მილი 

არასტერილური ხელთათმანი

ბამბა არასტ.

ბაქტ. ლეიკოპლასტირი

ბინტი არასტერ. 7X14

ბინტი სტერ. 7X14

ცენტრალური ვენის კათეტერი

ცხვირის კანულა ჟანგბადის

დრენაჟის მილი

ე. კ. გ მიმწოდი

ელასტ. ბინტი

ენდოტრაქეალური მილი № 2,0

ენდოტრაქეალური მილი № 2,5

ენდოტრაქეალური მილი №3,0

ენდოტრაქეალური მილი №3,5

ენდოტრაქეალური მილი №4,0

ენდოტრაქეალური მილი №5,0

ენდოტრაქეალური მილი №7.0

ენდოტრაქეალური მილი №8.5

ენდოტრაქეალური მილი №9.0

ენის დამჭერი

ერთჯ. სკალპელი

ერთჟჯ. ხალათი

ფეხის მქაჩი

ფოლეის კათეტერი 12ფრ

ფოლეის კათეტერი 16ფრ.

ფოლეის კათეტერი 18ფრ.

ფოლეის კათეტერი 24ფრ.

გადას. სიჩქარის რეგულატორი

გადასასხმელი სისტემა ფილტ.

გადასასხმელი სისტემა უფილტ. 

გრძელი საიმობილიზაციო ფარი

ჰაერგამტარი (ნაკრები)

კანის ფანქარი

კერვა 0.0

კერვა 4.0

კისრის საყელო სხვ. ზომის

კონექტორი

შპრიცი ერთჯ. ინსულინის
	
	
	


	დონე
	დაწესებულების ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
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	IV
	სპეციალიზი-რებული ცენტრი, სპეციალიზირე-ბული ს/კ ინსტიტუტი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი 4, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთნი 4, მძღოლი-მაშველი 4
	საჰაერო ტრანსპორტი 1 ან კონტრაქტით

რეანიმობილი 2 და კონტრაქტი 2

სამედიცინო აპარატურა დანართი იგივე (დონე III)
	Z 51.8 სხვა დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	კატასტროფის სამედიცინო შედეგების შერბილება /ლიკვიდაცია

პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/
ტრანსპორტირება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება




ვირუსოლოგიური გამოკვლევები

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
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	4
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	II
	რაიონული საავადმყოფო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	1 ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი

1 ტექნიკური ლაბორანტი ან სანიტარი


	სწრაფი/მარტივი მეთოდისთვის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

მაცივარი

ლაბორატორიული სინჯარა

პეტრის ფინჯანი

მენზურა

ცილინდრი

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

ლაბორატორიული სინჯარა

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კლვევა ტარდება მხოლოდ სკრინინგული (პირველადი)  - სწრაფი/მარტივი მეთოდით
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	III
	რეგიონალური საავადმყოფო, სპეციალიზებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, მრავალპროფილიანი საავადმყოფო, ქალთა კონსულტაცია,  სამშობიარო სახლი, სისხლის გადასხმის ცენტრი, კადასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი, ჰოსპიტალი, დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი, კლინიკო-დიაგნოსიტიკური ცენტრი, სპეციალიზებული კაბინეტი
	1 ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი

1 ტექნიკური ლაბორანტი ან სანიტარი


	სწრაფი/მარტივი მეთოდისთვის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

მაცივარი

ლაბორატორიული სინჯარა

პეტრის ფინჯანი

მენზურა

ცილინდრი

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

ლაბორატორიული სინჯარა

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

მაცივარი

სპექტროფოტომეტრი (რიდერი) იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის

პლანშეტების გამრეცხი

თერმოსტატი (37(-იანი)

ლაბორატორიული სინჯარა

მრავალარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50-200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

ბუნიკი 1000 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

იმუნოფლუორესცენციის

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

ფლუორესცენტური მიკროსკოპი

თერმოსტატი (37(-იანი)

ცენტრიფუგის სინჯარა

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)


	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კვლევები ტარდება მხოლოდ სკრინინგული (პირველადი) მეთოდებით, როგორც წრაფი/მარტივი მეთოდით, ასევე იმუნოფერმენტული ანალიზით და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის მეთოდით
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	IV
	სპეციალიზებული ცენტრი
	ლაბორატორიის გამგე

1 ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი

1 ტექნიკური ლაბორანტი

1 პრეპარატორი

1 რეგისტრატორი


	იგივე, დამატებით:

იმუნობლოტინგის (ჭესტერნ ბლოტ)

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

მაცივარი

სანჯღრეველა (შეიკერი)

ლაბორატორიული სინჯარა

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

ბუნიკი 1000 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციისთვის (Pჩღ)

მაგარი და რბილი ავეჯი

თერმომეტრი

ცენტრიფუგა

მაცივარი

ლამინარული ბოქსი

სპექტროფოტომეტრი (რიდერი) იმჯნოფერმენტული ანალიზისთვის

სანჯღრეველა (შეიკერი)

თერმოციკლერი

თერმოსტატი (37(-იანი)

მიკროცენტრიფუგა

ეპენდორფის სინჯარა

ვაკუტაინერი ან სტერილური სინჯარა

მრავალარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50-200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ

ბუნიკი 1000 მკლ

დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)


	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კვლევები ტარდება სრული მოცულობით – როგორც სკრინინგული (სწრაფო/მარტივი, იმუნოფერმენტული ანალიზი, არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაცია, იმუნოფლუორესცენცია), ასევე კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი, პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქცია) მეთოდებით


ზოგადი საექიმო პრაქტიკა, ოჯახის ექიმი

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	შენიშვნა
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	ყველა ტიპის დაწესებუ-ლება
	                                                                                                                                          
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	L00-L08, L20-L30, L40, L42, L43, L50, L55, L70, L75, L80, L89, J00-J70, J80-J99, I00-I99, K11-K14, K20-K31, K35-K38, K40-K46, K50-K52, K55-K63, K65-K67, K70-K77, K80-K87, K90, K91, N00-N23, N30-N49, N70-N77, N80-N98, D50-D52, D55-D57, D59, D60-D63, D65-D74, D77, D80-D86, E00-E06, E10-E16, E20-E26, E28-E32, E35, E40-E46, E50-E60, E64-E68, E70-E87, E90, M00-M03, M05-M10, M14-M18, M20-M25, M30-M34, M36, M40-M42, M45-M47, M49-M51, M54, M60, M61, M63, M65, M66, M68, M70-M76, M80-M84, M86-M94, A00, A01, A03, A05, A06, A08, A09, A15-A27, A30-A46, A50-A60, A68, A75, A80-A87, A89, B00-B07, B15-B30, B50-B55, F00-F09, F30-F59, G00-G09, G20-G22, G30-G35, G40-G47, G50-G59,  H00-H28, H40-H42, H60-H72, H80-H82, H92, O00-O03, O10, O16, O20, O45, O46, O85, O86, O87, O91, O92, S00-S99, T00-T78, Z70-Z99 
	A176, A13, A997, A27, A25, A48, A26, A356, A357, A354, A136, A958, A78, A31, A168, A42, A41, A66, A67, A991, A43, A67, A684, A995, A126. A460, A112, A114, VP, VP0, VD, VD0, VM, VM0                                                                                                                
	ჩამოთვლილი დაავადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა და ამბულატორული მკურნალობა, საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარში გადაგზავნა.

	 
	 
	ოჯახის ექიმი (ზოგადი პროფილის ექიმი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი (ზოგადი პროფილის ექთანი)
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან)
	 
	ექიმის ოთახი 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ლუპა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჩაქუჩი (ნევროლოგის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო (ფანქარი) ხახის გამოსაკვლევად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცხრილი გამანათებლით (მხედველობის სიმახვილის გამოსაკვლევად)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სათვალის შესარჩევი ლინზების ნაკრები 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (პორტატული)                                  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (პორტატული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ჩვილ ბავშვთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარკეების ნაკრები (ცხვირის, ცხვირხახის გამოსაკვლევად)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსრტუმენტი, თვალიდან უცხო სხეულის ამოსაღებად 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსრტუმენტი, ცხვირიდან უცხო სხეულის ამოსაღებად 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსრტუმენტი, ყურიდან უცხო სხეულის ამოსაღებად 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლდენის შემაჩერებელი მომჭერი-10 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნემსი-დანა, რქოვანიდან უცხო სხეულის მოსაშორებად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ნემსების ნაკრები-2კომპლ.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნემსის დამჭერი-6 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კათეტერების ნაკრები-2კომპლ.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი გამოყენების კათეტერების ნაკრები-2კომპლ.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნიჩაბი, ქსოვილების დასაშორებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დანა (ნემსი), პარაცენტეზისათვის 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაკრატელი ქირურგიული (რბილი ქსოვილების გასაჭრელად)-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაკრატელი (გადასახვევი მასალისათვის)-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პინცეტი (ანატომიური)-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პინცეტი (ანატომიური თვალის)-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პინცეტი (ქირურგიული)-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკალპელი-6 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტროაკარი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტი ხორხიდან უცხო სხეულის ამოსაღებად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	არტაშანი კიდურების იმობილიზაციისათვის 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დამჭერი ყელისა და ცხვირის ტამპონირებისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საკერავი მასალა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რეზინის ხელთათმანები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გადასახვევი მასალა (დოლბანდი, ბამბა და სხვ)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სანიტარული ოთახი
	 
	გათბობისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანეს შპრიცი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გასტრალური ზონდი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დუოდენალური ზონდი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა (მოზრდილთა, ბავშვთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო ოთახი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ინსტრუმენტების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (აბაზანა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სათლი
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეცხი მანქანა
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება ცენტრალურ სამრეცხაოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


თერაპია (მოზრდილთა ამბულატორიულ/პოლიკლინიკური დახმარება)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	 
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა 
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	A00-D48, D52-D89,  E0-E27, E40-E46, E50-E68, E74-E89, I05-I09, I00-I02, I21-I24, I26, I30-I33, J85-J94, N00-N01, I34-I45, I73, I77-I79, I85, J60-J70, J82-J84, K50-K52, K90-K93, M00-M14, M30-M36, M65-M79, M88, N02-N08, N11, N18, D50-D51, E73, I10-I15, I20, I25, I27, I47-I50, I70, I95, J10-J22, J40-J45, J47, K20-K31,K70-K77, K81-K83, M15-M19, M50-M54, M82,
	სტანდარ-ტული გამოკვლე-ვები
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა და ამბულატო-რული მკურნალობა, საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარში გადაგზავნა 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი (ან/ და ზოგადი პროფილის ექიმი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თერაპიული განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


თერაპია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	კლინიკის (კათედრის) ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	A00-D48, D52-D89,  E0-E27, E40-E46, E50-E68, E74-E89, I05-I09, I00-I02, I21-I24, I26, I30-I33, J85-J94, N00-N01, I34-I45, I73, I77-I79, I85, J60-J70, J82-J84, K50-K52, K90-K93, M00-M14, M30-M36, M65-M79, M88, N02-N08, N11, N18, D50-D51, E73, I10-I15, I20, I25, I27, I47-I50, I70, I95, J10-J22, J40-J45, J47, K20-K31,K70-K77, K81-K83, M15-M19, M50-M54, M82,
	სტანდარ-ტული გამიკვლევები
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონა-რული მკურანლობა და რეაბილი-ტაცია.

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი კარდიოლოგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ჰემატოლოგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენო-ლოგიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებას-თან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებას-თან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თერაპიული განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მბრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებას-თან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლო-გიურ ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებას-თან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილე-ბასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის მქონე დაწესებულე-ბასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის მქონე დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
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	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	კლინიკის (კათედრის) ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	A00-D48, D52-D89,  E0-E27, E40-E46, E50-E68, E74-E89, I05-I09, I00-I02, I21-I24, I26, I30-I33, J85-J94, N00-N01, I34-I45, I73, I77-I79, I85, J60-J70, J82-J84, K50-K52, K90-K93, M00-M14, M30-M36, M65-M79, M88, N02-N08, N11, N18, D50-D51, E73, I10-I15, I20, I25, I27, I47-I50, I70, I95, J10-J22, J40-J45, J47, K20-K31,K70-K77, K81-K83, M15-M19, M50-M54, M82,
	სტანდარტული გამოკვლევები
	ჩამოთვლილი დააცვადე-ბების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მკურანლობა და რეაბილი-ტაცია. 

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	პროფესორ მასწავლებლები იმ შემთხვევაში, თუ კლინიკაში მიმდინარეობს სწავლება
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	ექიმი თერაპევტი
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. ჰოსპიტალი
	ექიმი კარდიოლოგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი დიეტოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ენდოკრინოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ჰემატოლოგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	თერაპიული განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი-3 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 ინტენსიური დაკვირვების პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე) განყოფილებაზე მინიმუმ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული) ეკგ ბლოკი– 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი- 1ც. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
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	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიას-თან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლო-გიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III, IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიას-თან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლო-გიურ  ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილე-ბასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილე-ბასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის მქონე დაწესებულებას-თან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


თერაპია (მოზრდილთა დღის სტაციონარული)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	 
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა 
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	A00-D48, D52-D89,  E0-E27, E40-E46, E50-E68, E74-E89, I05-I09, I00-I02, I21-I24, I26, I30-I33, J85-J94, N00-N01, I34-I45, I73, I77-I79, I85, J60-J70, J82-J84, K50-K52, K90-K93, M00-M14, M30-M36, M65-M79, M88, N02-N08, N11, N18, D50-D51, E73, I10-I15, I20, I25, I27, I47-I50, I70, I95, J10-J22, J40-J45, J47, K20-K31,K70-K77, K81-K83, M15-M19, M50-M54, M82,
	სტანდარტული გამოკვლევები
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა და ამბულატორული მკურნალობა, საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარში გადაგზავნა 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი (ან/ და ზოგადი პროფილის ექიმი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თერაპიული განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, გათბობა-ვენტილაცია და წყალ–საკანალიზა
ციო სისტემა
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარი
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა: (სპეციალიზირებული პროფილით, ზოგადი პროფილის დაავადებები)
	 
	სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები (ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვარა, C-რეაქტიული ცილის, ინფექციური აგენტების სკრინინგული სლაიდექს-ტესტები, მაგ. HCV Spot, HIV Spot, RPR და სხვ.)

	 
	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (ან/და ლაბორატორიის კურატორი, უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა, რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	100-100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო):
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღრნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათლი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, გათბობა-ვენტილაცია და წყალ–საკანალიზაციო სისტემა
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა: (სფეციალიზირებული პროფილით, ზოგადი პროფილის დაავადებები)
	 
	იმუნოფერმენტული ანალიზი და სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები (ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვარა, C-რეაქტიული ცილის, ინფექციური აგენტების სკრინინგული სლაიდექს-ტესტები, მაგ. HCV Spot, HIV Spot, RPR და სხვ.).

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (ან/და ლაბორატორიის კურატორი, უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტები, ალერგიული დაავადებები, ინფექციური დაავადებები, რევმატული, ენდოკრინული, ჰემატოლოგიური, ნეფროლოგიური დაავადებები და ზოგადი პროფილის სხვა დაავადებები
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	საპროცედურო (მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის მარტივი ტესტები

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	1. ლიმფოციტების სუბპოპულაციების განსაზღვრა 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	2. პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი /რიდერი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 50 მკლ, 200 მკლ.
	100-100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო):
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღრნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათლი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 


	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, გათბობა-კონდიცირებისა და წყალ–საკანალიზაციო სისტემა
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყო-ფისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა: (სფეციალი-ზირებული პროფილით)
	ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა, იმუნური ლიზისის რეაქციები, ანტინუკლეარული ანტისხეულების განსაზღვრა, პრეციპიტაციის რეაქციები (მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების, G,A,M კლასის იმუნოგლობუ-ლინების და სხვ. განსაზღვრა), საერთო და სპეციფიური E-კლასის იმუნოგლობუ-ლინების განსაზღვრა, ინფექციური აგენტებისა და ანტისხეულების დეტექციის კონფირმაციული ტესტები, იმუნობლოტინგი, ჰორმონების, ციტოკინებისა დასხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაჩვენებლების იმუნოფერმენ-ტული, იმუნოფლუორესცენტული, ქემილუმინეს-ცენტული და სხვ.) კვლევები, უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, ლეიკოციტების მიგრაციის ინგიბირების რეაქცია, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა, ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა და სხვ.
	სრულდება IV დონის კვლევების მანუალური და ავტომატური მეთოდები არასრული მოცულობით და Eგარკვეული პროფილით

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკ-რულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტები,ალერ-გიული დაავადებ-ები, კოლაგენო-ზები, ინფექციური დაავადებ-ები, რევმატული, ენდოკრი-ნული, ჰემატოლო-გიური, ნეფროლო-გიური დაავადებები და ზოგადი პროფილის სხვა დაავადებები
	A104; A159; A172; A178; A179;
	მაგ.: სისხლის გადასხმის ცენტრი, ინფექციური საავადმყოფო, ალერგოცენტრი, რევმატოლოგიური ცენტრი და სხვ.

	 
	დისპანსერი
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრუ-ლება) 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	A207; A231; A232; A247; A253; A256; A258; A267; A279; A281; A284; A285;
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	მრავალპროფილიანი დისპანსერი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკ-რულება)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	A359; A395;
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები

	 
	პოლიკლინიკა
	ლაბორატორიის მეტეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/ხელშეკ-რულება)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	A404; A462; A463;
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები

	 
	ქალთა კონსულტაცია
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	A605; A606; A607; A608; A624; A625; A626;
	3. ანტინუკლეარული ანტისხეულების განსაზღვრა

	 
	სამშობიარო სახლი
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	A717; A718; A719; A720; A721; A725; A728;
	4. პრეციპიტაციის რეაქციები: მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების და საერთო და სპეციფიური კლასის იმუნოგლობულინების განსაზღვრა

	 
	სისხლის გადასხმის ცენტრი
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	A885; A886; A887; A888; A889; A890; A891; A892; A893; A894; A895; A896;
	 

	 
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	A905; A906; A907; A908; A909; A910; A911; A912; A913; A914; A915; A916; A917; A918; A919; A920; A922; A923; A924; A925; A926; A927; A928; A929; A930; A931; A933; A934; A935; A938; A939; A940; A941; A947; A953; A954; A956; A960; A961; A962; A963; A964; A965; A983; A984;
	6. ინფექციური აგენტების ანტიგენებისა და ანტისხეულების დეტექციის   კონფირმაციული ტესტები, იმუნობლოტინგი, ჰორმონების, ციტოკინებისა და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაჩვენებლების იმუნოფერმენტული, იმუნოფლუორესცენტული, ქემილუმინესცენტული და სხვ.

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	A1002; A1003; A1004; A1005; A1006; A1007; A1008; A1009; A1010; A1011; A1012; A1041; A1042; A1043; A1044; A1045; A1046; A1047; A1048; A1049; A1050; A1051; A1052; A1053; A1054; A1055; A1056; A1057; A1058; A1059; A1060; A1061; A1062; A1063;
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის ტესტები

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	A1134; A1135; A1136; A1137; A1138; A1139; A1140; A1141; A1142; A1143; A1144; A1145; A1146; A1147; A1148; A1149; A1150; A1151; A1152; A1153; A1154; A1155; A1156; A1157; A1158; A1159; A1160; A1161; A1162; A1163; A1164; A1165; A1166; A1167; A1168; A1169; A1170; A1171; A1172; A1173; A1174; A1175; A1176; A1177; A1178; A1179; A1180; A1181; A1182; A1183; A1184; A1185; A1186; A1187;
	7. უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	 
	საპროცედურო (მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	2
	 
	 
	A6051; A6052; A6053; A6054; A6055; A6056; A6057; A8010; A8034;
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა/იმუნოფენოტიპირება

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	AS001;
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფისკულტურისა და ასპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი /რიდერი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმანტული ანალიზატორი., დახურული, ან/და ღია სისტემა (მაგ.: იმუნოფლუორესცენტული /ქემილუმინესცენტური ანალიზატორი, ან/და სხვა ანალიზატორი იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	300-300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -40 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	70
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეზიდენტის ოთახი (სტანდარტული აღჭურვილობის კომპლექტი უნდა იქნას გათვალისწინებული – რეზიდენთთა ჯგუფისათვის)
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საკონფერენციო /სალექციო   დარბაზი /კაბინეტი (სტანდარტული აღჭურვილობის კომპლექტი, მინიმუმ – 10 პერსონალი)
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო):
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღრნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათლი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
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	IV
	1.სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში და სხვა)
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, გათბობა-კონდიცირებისა და წყალ–საკანალიზაციო სისტემა
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	2. სპეციალიზი- რებული ცენტრი
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა, იმუნური ლიზისის რეაქციები, ანტინუკლეარული ანტისხეულების განსაზღვრა, პრეციპიტაციის რეაქციები (მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების, G,A,M კლასის იმუნოგლობულინების და სხვ. განსაზღვრა), საერთო და სპეციფიური E-კლასის იმუნოგლობულინების განსაზღვრა, ინფექციური აგენტებისა და ანტისხეულების დეტექციის კონფირმაციული ტესტები, იმუნობლოტინგი, ჰორმონების, ციტოკინებისა დასხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაჩვენებლების იმუნოფერმენტული, იმუნოფლუორესცენტული, ქემილუმინესცენტული და სხვ.) კვლევები, უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, ლიმფოციტების ბლასტტრანსფორმაციის რეაქცია, ლეიკოციტების მიგრაციის ინგიბირების რეაქცია, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა და სხვა, ჰისტოუშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა, ინდივიდუალური შეთავსების განსაზღვრა და სხვ.
	კვლევა ტარდება სრული მოცულობით მანუალური და ავტომატიზებული სისტემებით.

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტები, ალერგიული დაავადებები, კოლაგენო-ზები, ინფექციური დაავადებები, რევმატული, ენდოკრი-ნული, ჰემატოლო-გიური, ნეფროლო-გიური, თერაპიული, ქირურგიული და სხვა დაავადებები.
	A104; A159; A172; A178; A179;
	I. ჰუმორული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ ხელშეკრულება) 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	A207; A231; A232; A247; A253; A256; A258; A267; A279; A281; A284; A285;
	1. სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები (ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვარა - A359, C-რეაქტიული ცილის თვისობრივი განსაზღვრა- A363, სკრინინგული ინფექციური აგენტების განმსაზღვრავი სლაიდექს-ტესტები მაგ. HCV Spot -A963, HIV Spot -A624 და სხვ. - A960).

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი
/ხელშეკრულება)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	A359; A395;
	2. იმუნური ლიზისის რეაქციები (კომპლემენტის ჰემოლიზური აქტივობის, ანტი-სტრეპტო-ლიზინ- 0-ს, ანტი-DNA-ზას და სხვ. რეაქციები).

	 
	 
	ლაბორატორიის მეტეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/
ხელშეკრულება)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	A404; A462; A463;
	3. ანტინუკლეარული ანტისხეულების განსაზღვრა -  A462.

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	A605; A606; A607; A608; A624; A625; A626;
	4. პრეციპიტაციის რეაქციები (მოცირკულირე იმუნური კომპლექსების, G,A,M კლასის იმუნოგლობულინების და სხვ. განსაზღვრა –A231).

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	A717; A718; A719; A720; A721; A725; A728;
	5. საერთო და სპეციფიური E-კლასის იმუნოგლობულინების განსაზღვრა (იმუნოფერმენტული - ELISA მეთოდის დისკური/სტრიპული მოდიფიკაციებით და სხვ.).

	 
	 
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	A885; A886; A887; A888; A889; A890; A891; A892; A893; A894; A895; A896;
	6. ინფექციური აგენტების ანტიგენებისა და ანტისხეულების დეტექციის   კონფირმაციული ტესტები, იმუნობლოტინგი, ჰორმონების, ციტოკინებისა და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მაჩვენებლების იმუნოფერ-მენტული, იმუნოფლუორესცენტული, ქემილუმინესცენტული და სხვ. - A104, A247-A285, A463, A605-A608, A719-A721, A728, A885-A896, A905-A935, A961-A962, A964, A983-A984, A1002-A1012, A1041-A1063, A1134-A1186 და სხვ.) კვლევები.

	 
	 
	სულ:
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	A905; A906; A907; A908; A909; A910; A911; A912; A913; A914; A915; A916; A917; A918; A919; A920; A922; A923; A924; A925; A926; A927; A928; A929; A930; A931; A933; A934; A935; A938; A939; A940; A941; A947; A953; A954; A956; A960; A961; A962; A963; A964; A965; A983; A984;
	II. უჯრედული იმუნური სისტემის ტესტები

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	A1002; A1003; A1004; A1005; A1006; A1007; A1008; A1009; A1010; A1011; A1012; A1041; A1042; A1043; A1044; A1045; A1046; A1047; A1048; A1049; A1050; A1051; A1052; A1053; A1054; A1055; A1056; A1057; A1058; A1059; A1060; A1061; A1062; A1063;
	7. უჯრედული CD ანტიგენების განსაზღვრა, ლეიკოციტების მიგრაციის ინჰიბირების რეაქცია, პერიფერიული სისხლის ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის შესწავლა (A232) და სხვ.

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	A1134; A1135; A1136; A1137; A1138; A1139; A1140; A1141; A1142; A1143; A1144; A1145; A1146; A1147; A1148; A1149; A1150; A1151; A1152; A1153; A1154; A1155; A1156; A1157; A1158; A1159; A1160; A1161; A1162; A1163; A1164; A1165; A1166; A1167; A1168; A1169; A1170; A1171; A1172; A1173; A1174; A1175; A1176; A1177; A1178; A1179; A1180; A1181; A1182; A1183; A1184; A1185; A1186; A1187;
	8. ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა, ინდივიდუალური შეთავსების განსაზღვრა (A1019) / იმუნოფენოტიპირება

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	2
	 
	 
	A6051; A6052; A6053; A6054; A6055; A6056; A6057; A8010; A8034;
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	AS001;
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამდინარე ციტოფლუორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი /რიდერი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმანტული ანალიზატორი., დახურული, ან/და ღია სისტემა (მაგ.: იმუნოფლუორესცენტული /ქემილუმინესცენტური ანალიზატორი, ან/და სხვა ანალიზატორი იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული: ჭერის /კედლის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -40 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ასპირანტის ოთახი (სტანდარტული აღჭურვილობის კომპლექტი უნდა იქნას გათვალისწინებული – თითოეულ ასპირანტისათვის)
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეზიდენტის ოთახი (სტანდარტული აღჭურვილობის კომპლექტი უნდა იქნას გათვალისწინებული – რეზიდენთთა ჯგუფისათვის)
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საკონფერენციო /სალექციო   დარბაზი /კაბინეტი (სტანდარტული აღჭურვილობის კომპლექტი, მინიმუმ – 10 პერსონალი)
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო):
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღრნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათლი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	2
	 
	 
	 
	 


ინფექციური დაავადებები (მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური 
აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია, ამბულატორია დღის სტაციონარით, საუბნო საავადმყოფო  
	1 ზოგ. პროფ. ან ოჯახის ექიმი       1 მედდა
	დღის სტაციონარის საწოლი           2ც.
	A-09,J-01, A-26.0,   A-37,        A-38,     B-01, B-05,B-06,         A-46,J-03, B-15
	A66,A67A78,A33,
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში პირველადი დახმარება. გართულებულ შემთხვევებში III-IV დონეებზე გადაყვანა.

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო 
	ექიმი -ინფექციონისტი  2          მედდა                3
	სტაციონარული საწოლები
	A-09,J-01, A-26.0, A-37,     A-38, B-01,B-05, B-06,       A-46,J-03, B-15
	A66,A67A78,A33,A176, A235,A13, A48, A609,A105,  A204, A100,A312,A205,A51, A99, A15,A25,A1,A2,  A354,A10,A185, A501
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში პირველადი დახმარება. გართულებულ შემთხვევებში III-IV დონეებზე გადაყვანა.

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო                        სპეციალიზებული საავადმყოფო.           * სპეციალიზებული კაბინეტი (პოლიკლინიკის)
	ექიმი-ინფექციონისტი  6   მედდა           9       ექიმი-ინფექციონისტი  6   მედდა           9                                                                              ექიმი-ინფექციონისტი  1     
	სტაციონარული საწოლები         20   რბილი და მაგარი ინვენტარი.  რენტგენი.            ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა.         პლაზმაფერეზის კაბინეტი.           ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის საწოლები და განყოფილება.         დისპანსერული კაბინეტი. საიზოლაციო ბოქსები.
	B-15,B-16, G04.2,G00.9    A- 86, A87.9,A39.0A39.2,      A-03,A- 02, A02.1, A02.0, A05.8,A-09, A06.4,   A-01,       A-34,A-36,J-03,J-10,              B-00,B-00.1,B-02,            B-27, A-22,A-26.0,A-37,    A-38,    B-01,B-05,B-06,        A-46, A-27,A05.1,A-82; 
	A66,A67A78,A33,A176, A235,A13, A48, A609, A105,  A204, A100, A312,A205, A51,A99, A15,A25,A1, A2,  A354, A10,A185, A276, A277, A236, A16, A28,A237,  A1063, A129, A360, A26,A29,A214, A80,A81,A140,  A985, A144, A267,A922,A1002, A1003,A1004,  A1005, A1006,  A1007,1008, A1009,A1010,  A1011, A1012, A1113, A11,A252, A266, A1104, A17,A605, A606,  A1134, A121,A365, A24,A833, A962,A607, A6051,A6053, A6054, A6055, A6056, A6057, A1144,A1145, A1189, A59,A376,A431, A123,A6, A247, A286, A958, A1029,A889, A890,A359, A729, A1135,A139,A690 A621, A629  A108, A358, MM26, MM1, MM14, MM2, MM3, MM10,A159, A900, A104,A231, A501                           
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა,  მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის შემთხვევაში პირველადი დახმარება, ქრ. დაავადებების  მართვა. დღის სტაციონარის მუშაობა. გართულებულ შემთხვევებში IV დონეზე გადაყვანა.

	

	IV
	სპეციალიზებული ცენტრი
	ექიმი -     ინფექციონისტი       50  ექიმი -         რეანიმატოლოგი       7   სპეციალისტები    (ნევროპათოლოგი,კარდიოლოგი,   სტომატოლოგი და სხვა)             1                       მედდა               60 
	სტაციონარული საწოლები        150  რბილი და მაგარი ინვენტარი.      მიმღები განყოფილება, რეანიმაციის და ინტენსიური თერაპიის განყოფილება, ნეიროინფექციების განყოფილება, ვირუსული ჰეპატიტების განყოფილება, საიზოლაციო-ობსერვაციული და ჰაერწვეთოვანი ინფექციების განყოფილება, ნაწლავთა ინფექციების განყოფილება, აივ და იმუნოდეფიციტით მიმდინარე დაავადებების განყოფილება, ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური განყოფილება, გრავიტაციული, კვანტური და ინსტრუმენტული მკურნალობის და დიაგნოსტ. სამსახური (პლაზმაფერეზი, ექსტრაკორპორული დეტოქსიკაცია, ლაზეროთერაპია, ფიზიოთერაპია, ენდოსკოპია, რენდგენოდიაგნოსტიკა, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა და სხვა.)სამედიცინო სტატისტ. განყოფილება, ადმინისტრაც.- სამეურნეო სამსახურები (ცენტრალური სასტერილიზაც. სამრეცხაო,აფთიაქი, არქივი, მართვის სისტემების სამსახ. ეპიდემიოლოგიური განყოფილება)
	B-15,B-16,B16.2,B17.1, B17.8,B18.0,B18.1,B18.2 B18.9,G00.9,G00.1,        G00.2,G00.3,A02.2,       G00.9,A85.0,A85.1,       B00.4,B01.1,B02.0,         B05.0,B06.0,G05.1,           A-84,A-86, A87.1, B00.3,  B01.0, B02.1, B05.1, B06.0, B26.A87.9,A39, A39.0,     A39.2,    A39.8,G63.0,A-80,        G05.1,B01.1,A-03,        A03-0, A03.1, A03.2,A03.3,A.00, A00.0,A00.1,A00.9,      A04.5,A04.0,A-04.4,      A04.2,A04.3,A02.1,      A02.0,A05.2,A05.0,       A05.3,A05.4,A05.9,       A08.0,A08.2,A08.3,       A07.1,A07.3,A07.2,      A04.7,A-09,A06.0,           A06.4,A01,J16.0,A-34,    A98.5,A-36,A-32,A21,      R-50,A69.2,A28.2,        A27,A05.1,A-82,B-20,       A-46,A-22,B-27,B-00,     B00.1,B-02,J-23,B-06,        B-05,B-01,A-37,A-38,    A26.0,J-10,B34.0,J-10,        A-25    
	A66,A67A78,A33,A176, A235,A13, A48, A609, A105,  A204, A100, A312,A205, A51,A99, A15,A25, A1,A2,  A354, A10,A185, A276, A277,A236, A16,A28, A237,  A1063,A129,A360, A26,A29,A214, A80, A81,A140,  A985,A144, A267,A922,A1002, A1003, A1004,  A1005,A1006,  A1007,1008, A1009,A1010,  A1011,A1012, A1113, A11,A252, A266, A1104, A17,A605,A606,  A1134, A121,A365, A24, A833, A962,A607, A6051,A6053, A6054,A6055, A6056, A6057, A1144,A1145, A1189, A59, A376, A431, A123,A6, A247, A286, A958, A1029, A889, A890, A359,A729,A1135,A139, A690 A621, A629, A108, A358,MM26, MM1, MM14, MM2,MM3,  MM10, A159, A900, A104, A231, A945, A1058, A1059, A728, A899, A501                         
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ქრ. დაავადებების მართვა, დღის სტაციონარის მუშაობა და ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარების აღმოჩენა.


* ინფექციური კაბინეტის შემთხვევაში პირველადი დიაგნოსტიკა. I და II დონეზე მითითებული ნოზოლოგიების მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.
კარდიოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორულ-პოლოკლინიკური დახმარება)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	 
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	I.01-I51
	A14, A16, A17, A21, A23, A24, A28, A45, A46, A48, A50, A66, A67, A93, A88, A119, A121, A123, A140, A176, A209, A363,   A448, A458, A459,A479,A521, A603,  A725
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების ამბულატორული მკურანლობა

	 
	 
	ექიმი კარდიოლოგი (ან ზოგადი პროფილის ექიმი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


კარდიოლოგია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)

	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	I.01-I51
	A14, A16, A17, A21, A23, A24, A28, A45, A46, A48, A50, A66, A67, A93, A88, A119, A121, A123, A130, A140, A148, A149, A176, A209, A363, A364, A365, A366, A426,  A447, A448, A458, A459, A460, A479,A521, A603,  A725,  A1001, A1120
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მკურანლობა და რეაბილიტაცია

	ექიმი კარდიოლოგი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	ექიმი ნევროლოგი კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ექიმი ჰემატოლოგი- კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ექთანი 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	სანიტარი
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის  განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
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	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	I.01-I51
	A14, A16, A17, A21, A23, A24, A28, A45, A46, A48, A50, A66, A67, A93, A88, A119, A121, A123, AA130, A140, A148, A149, A176, A209, A363, A364, A365, A366, A426, A436, A438, A447, A448, A454, A456, A458, A459, A460, A479, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A603, A718, A719, A720, A725, A729, A945, A1001, A1120, A1125, A8033, 
	ჩამოთვლილი დაავადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონარული მკურანლობა და რეაბილიტაცია. 

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	პროფესორ მასწავლებლები (კარდიოლოგი, თერაპევტი-იმ შემთხვევაში თუ კლინიკაში მიმდინარეობს სწავლება ან სამეცნიერო საქმიანობა)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. ჰოსპიტალი
	ექიმი თერაპევტი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროლოგი კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ენდოკრინოლოგი კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ჰემატოლოგი- კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რადიოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რადიოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი დიეტოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	კარდიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	სანიტარი
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური) 2ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)–2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (დროებითი)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 ინტენსიური დაკვირვების პალატა-განყოფილებაზე მინიმუმ 2 (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობით – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლო 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
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	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებას-თან
	 
	 
	 

	 
	 
	კარდიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარ-დიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (დროებითი)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტო-მიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტ-რიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 ინტენსიური დაკვირვების პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	განყოფილებაში მინიმუმ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობით – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის  განყოფილე-ბასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლო-გიურ ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატო-რიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატო-რიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული განყოფილება
	 
	კარდიოქირურგიული საქმიანობა (სრული ღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად) 
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კარდიოქი-რურგიულ განყოფილე-ბასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტა-ციურ განყოფილე-ბასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილე-ბასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყო-ფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული აღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის მქონე დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


კარდიოლოგია /კარდიორევმატოლოგია

(ბავშვთა ამბულატორულ-პოლოკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზო-ლოგია 
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	I.01-I51
	A14, A16, A17, A21, A23, A24, A28, A45, A46, A48, A50, A66, A67, A93, A88, A119, A121, A123, A140, A176, A209, A363,   A448, A458, A459,A479,A521, A603,  A725
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების ამბულატორული მკურანლობა

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	ექიმი კარდიოლოგი (ან პედიატრი,ან/და ზოგადი პროფილის ექიმი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საირდინატორო
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
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	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის  განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველ-ყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველ-საყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
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	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	100; 102; 140; 138; 140; 142; 143; 141; 145; 147; 146; 149
	MM17; MM23; A48; A479; A23; A990; A1; A126; A1124; A29; A995; A67; A13; A684; A295; A50; A140; A364; A295; A985; A236; A363; A360; A462; A365; A463; A93
	ჩამოთვლილი დაავადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონა-რული მკურანლობა და რეაბილი-ტაცია. 

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	პროფესორ მასწავლებლები (კარდიოლოგი, თერაპევტი-იმ შემთხვევაში თუ კლინიკაში მიმდინარეობს სწავლება ან სამეცნიერო საქმიანობა)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. ჰოსპიტალი
	ექიმი პედიატრი -კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროლოგი კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ენდოკრინოლოგი კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ჰემატოლოგი- კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რადიოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რადიოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი დიეტოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კარდიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა /ბავშვთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური) 2ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)–2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (დროებითი)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა-განყოფილებაზე მინიმუმ 2 (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობით – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლო 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული განყოფილება
	 
	კარდიოქირურგიული საქმიანობა (სრული ღჭურვილობა III ან  IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად) 
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კარდიოქირურგიულ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზო-ლოგია 
	გამოკვლე-ვები
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	IV
	1.სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი
	განყოფილების ხელმძღვანელი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა- ავარიული კვების წყარო, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემა:
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 22კვტ. სიმძლავრის)
	 
	100; 101; 105; 106; 107; 108; 109; 130; 130-152
	A448; A363; A690; A3001; A365; A89; A686; A90; A93; A78; A50; A8042; A295; A985; A176; A236; A251; A252; MM23; A108; A900; MM1; A598; A48; A479; A431; A609; A1038; A198; A44; A991; A66; A43; A8033; A179; A231; A104; A126; A359; A123; A124; A232; A1115; A1109; A26; A67; A356; A463; A201
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონარული მკურანლობა და რეაბილიტაცია. პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობა

	 
	2.სპეციალიზი-რებული ცენტრი
	პროფესორ მასწავლებლები (კარდიოლოგი, თერაპევტი)
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი,)
	 
	 
	 
	 

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექთანი 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი დიეტოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ენდოკრინოლოგი-კონსულტანტი  (ხელშეკრულება)
	 
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რადიოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რადიოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ჰემატოლოგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	კარდიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	კარდიოლოგიური განყოფილება (ბავშვთა)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (დროებითი)-2 ეღთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	განყოფილებაში მინიმუმ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობით – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის  განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა:
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიოქიმიური  გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია:
	 
	მიკრბიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ  ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული განყოფილება
	 
	კარდიოქირურგიული საქმიანობა (სრული ღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად) 
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კარდიოქირურგიულ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


კარდიოქირურგია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	
	
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	ნოზო-ლოგია
	გამოკ-ვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	6
	7

	IV
	სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	პროფესორ-მასწავლებლები (კარდიოლოგი/ კარდიოქირურგი და ა.შ.)
	 
	ტექნიკური ინფრასტუქტურა
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი), ცენტრალური ან/და ავტონომიური
	
	 
	105-108; 120; 123-126; 130; 131;133-137; 139; 142; 144; 145; 151; 152; 171 1; 2; D15,1;
	A15; A16; A17; A990; A46; A66; A126; A359; A684; A947; A945; A479; A996; A997A43; A1; A8033 ; A999;
	ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა, დაავადებების საბოლოო დიაგნოსტიკა, ქირურგია და პოსტოპერაციული  მკურნალობა სპეციფიკის გათვალისწინებით.

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	A67; A93; A176; A985; A438; A48;
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური)  საავადმყოფო
	კარდიოქირურგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა)
	
	 
	 
	ACT (თავისუფალი ჰეპარინის) განსაზღვრა სისხლში
	 

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	ზოგადი ქირურგი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	ანესთეზიოლოგია-ინტენსიური თერაპიის ექიმი (კარდიოანესთეზიოლოგი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	მოსამზადებელი დარბაზი
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებელი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი კარდიოლოგი
	 
	 
	კარადა
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიის მედდა (ანესთეზისტი)
	 
	 
	სკამი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო ექთანი
	 
	 
	საშხაპე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	პერფუზიოლოგი
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ინტ. პალატის ექთანი
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	უმფროსი მედდა
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	უმცროსი ექთანი (სანიტარი)
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი
	 
	წინა საოპერაციო:
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექსპრეს ლაბორანტი
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	რენტგენოლაბორანტი
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესტეტიკებისა და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2 ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1 ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს ცალკე: გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით (თერმოდულაციის (სვან განსი) კათეტერი ინტრადუსერით) განმსაზღვრელი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: კონტეინერი (ნახმარი მასალის შესაგროვებლად და ა.შ.)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარტული კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ხელოვნური ცირკულაციის (/მომოქცევა) აპარატი (სახარჯი მასალა (აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით): ოქსიგენატორი, მაგისტრალების კომპლექტი და ა.შ., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თბომცვლელი (მოწყობილობა ჰიპოთერმიისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინტრააორტალური კონტრაპულსატორი (სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი,  აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენო-ლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენო-ლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გულის კათეტერიზა ლაბორატორია (ანგიოკარდიოგრაფი)
	
	ლიცენზია – რენტგენო-ლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენო-ლოგიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	
	ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, კარდიო-გადამწიდით, დოპლეროგრაფით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (მობილური ექოსკოპი, კარდიო-გადამწიდით, დოპლეროგრაფით)
	
	ლიცენზია – ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო რეანიმაციული განყოფილება:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმაციული ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ვენტილაცია,  გათბობა-კონდიცირება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო:
	ექიმი რეანიმატოლოგის ოთახი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი და ა.შ.)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბრონკოსკოპი
	
	ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	
	ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლოგიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო ინტენსიური თერაპიის დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2 ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1 ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, კარდიო ინტენსიური თერაპიის დარბაზში მინ. 1 ცალი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოქი-რურგიული განყოფილება
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., განყოფილებაზე მინ. 2 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილი-ზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	ხელშეკრულება – კლინიკური ტრანსფუზი-ოლოგია (ან/და საწარმოო ტრანსფუზი-ოლოგია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულშემთხვევში ხელშეკრულება – ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკის სამსახურთან (ბაქტეროლო-გია, ბიოქიმია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, ციტოლოგია) იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 


კარდიოქირურგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
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	ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა, დაავადებების საბოლოო დიაგნოსტიკა, ქირურგია და პოსტოპერაციული  მკურნალობა სპეციფიკის გათვალისწინებით.

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	A67; A93; A176; A985; A438; A48;
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების პრენატალური და დაბადების შემდგომი ინვაზიური (ინვაზიური გამოკვლევები უნდა სრულდებოდეს ამ გამოკვლევების უფლების და გამოცდილების მქონე დაწესებულების და პირების მიერ) და არაინვაზიური დიაგნოსტიკა; თერაპიული, ენდოვასკულარული (უნდა სრულდებოდეს ამ პროცედურების ჩატარების უფლების და გამოცდილების მქონე დაწესებულების და პირის მიერ) და პალიატიური/
რადიკალური ქირურგიული მკურნალობა; რეაბილიტაცია.        *შენიშვნა: რეფერენსში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინე-ბული შემდეგი მომენტები   1/ საქართველოს მოთხოვნილება გულის თანდაყოლილ მანკთა კორექციაზე არის არაუმეტეს 300-320 ოპერაციისა და დაახლოებით 150 ანგიოკარდიოგრაფიული პროცედურისა წელიწადში, 2/ ხარისხობრივი თვალსაზრისით ბავშვთა კარდიოქირურ-გიაზე სპეციალიზირებულ კლინიკში ერთი ქირურგის მიერ უნდა სრულდებოდეს არანაკლებ 120-150 ოპერაცია და სქემაში მოყვანილი შტატი უნდა ატარებდეს არანაკლებ 180-200 სტაციონარულ კარდიოქირურგიულ პაციენტს, 3/ ბავშვთა კარდიოქირურგიაში ხმარებადი მაღალტექნოლოგიური სახარჯო სამედიცინო-ტექნიკური ნაკეთობების მწარმოებლების მხრიდან ამ ნაწარმის მუდმივი სრულყოფის გამო, დაწესებულების ლიცენზირების მომენტში უნდა იყოს დადგენილი ლიცენზირებდი დაწესებულების მიერ ამ ნაკეთობების ქონების ფაქტი. თანამედროვე ნაკეთობების ხმარება ნიშნავს ხარისხს.
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	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
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	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
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	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
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	საანესთეზიო აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესტეტიკებისა და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2 ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1 ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს ცალკე: გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით (თერმოდულაციის (სვან განსი) კათეტერი ინტრადუსერით) განმსაზღვრელი მოწყობილობა
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	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ხელოვნური ცირკულაციის (/მომოქცევა) აპარატი (სახარჯი მასალა (აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით): ოქსიგენატორი, მაგისტრალების კომპლექტი და ა.შ., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თბომცვლელი (მოწყობილობა ჰიპოთერმიისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინტრააორტალური კონტრაპულსატორი (სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი,  აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გულის კათეტერიზა ლაბორატორია (ანგიოკარდიოგრაფი)
	
	ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	
	ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, კარდიო-გადამწიდით, დოპლეროგრაფით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერი-თი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (მობილური ექოსკოპი, კარდიო-გადამწიდით, დოპლეროგრაფით)
	
	ლიცენზია – ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო რეანიმაციული განყოფილება:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმაციული ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ვენტილაცია,  გათბობა-კონდიცირება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო:
	ექიმი რეანიმატოლოგის ოთახი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი და ა.შ.)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბრონკოსკოპი
	
	ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	
	ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლო-გიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო ინტენსიური თერაპიის დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინკუბატორი ნეონატალური (სტანდარტული აღჭურვილობით, მონიტორირების შესაძლებლობით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარუ-ლი) საწოლი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2 ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., გულის წუთმოცულობის თერმოდილუციის წესით განმსაზღვრელი ბლოკი – 1 ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, კარდიო ინტენსიური თერაპიის დარბაზში მინ. 1 ცალი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიოქირურ-გიული განყოფილება
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კარდიო ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., განყოფილებაზე მინ. 2 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	ხელშეკრულება – კლინიკური ტრანსფუზიო-ლოგია (ან/და საწარმოო ტრანსფუზიო-ლოგია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულშემთხვევში ხელშეკრულება – ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკის სამსახურთან (ბაქტეროლო-გია, ბიოქიმია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, ციტოლოგია) იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 


კბილის სატექნიკო სამუშაოები (მათ შორის ჩამოსხმა)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II

III

IV
	საექიმო კაბინეტი, პოლიკლინიკა,

სპეციალიზირებული კაბინეტი, 

სპეციალიზირებული საავადმყოფო,

სპეციალიზირებული ცენტრი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა


	კბილის ტექნიკოსი

სანიტარი


	ლაბორატორიული მაგიდა (სატექნიკო) ფინაგელით

სატექნიკო ბორმანქანა

სატექნიკო ბუნიკი

ელექტროშპადელი

შპადელი სატექნიკო

სპირტქურა

შლეიფ-ძრავი

გამწოვი კარადა

კბილის ტექნიკოსის სკამი

ოკლუდატორი

არტიკულატორი

12 დარიჯა

წნეხი

საბაზისო სანთელი

თაბაშირი

სამოდელირო სანთელი

რეზინის ჯამი და შპადელი

ქეჩა (საპრიალებელი)

სამსონის აპარატი

პარკერის აპარატი

გაზქურა

საპრიალებელი პასტა

23 მეტალის ჩამოსასხმელი (საჩამომსხმელო)

24 მეტალოკერამიკის გამოსაწვავი ღუმელი (მეტალოკერამიკისთვის)

სილაჭავლის აპარატი (მეტალოკერამიკისთვს)

ინსტრუმენტების ნაკრები მეტალოკერამიკისთვის

ფაიფურის მასა მეტალოკერამიკისთვს)

სატექნიკო ჩაქუჩი

გრდემლი

საბაზისო პლასტმასი

სწრაფმაგარი პლასტმასი 

კბილების ხელოვნური პლასტმასი

ბორები

რგოლი (დისკო) ალმასის

კარბორუნდის ქვა

რეზინის რგოლი

დისკდამჭერი

38 თაბაშირის დანა

ფრეზები

კრამპონის მაშა

კლამერები

სუპერთაბაშირი მეტალოკერამიკისთვს) 


	სრულდება ექიმი ორთოპედ სტომატოლოგის, ან/და ორთოდონტის დანიშნულებისამებრ 
	არ ტარდება
	მოსახსნელი ფირფიტისებური პროტეზები

მოსახსნელი ბიგელისებური (რკალოვანი)პროტეზები

მეტალის გამოჭედილი გვირგვინები

მეტალის სხმული გვირგვინები

პლასტმასის გვირგვინები

ფაიფურის გვირვინები

ჩანართები

მეტალოკერამიკული გვირგვინები და ხიდისებური პროტეზები

ფასეტები

პლასტმასის კომბინირებული გვირგვინები

ორთოდონტული აპარატები




კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკ-ვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის I, II დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	I
	ამბულატორია
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	
	 
	ყველა ნოზოლოგიის ჰემატოლო-გიური და ზოგადკლი-ნიკური ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკა
	  A354, A78, A136, A958,  A31, A168, A42, A41,   A66, A991, A43, A67, A356, A357, A684, A995
	1–სისხლის აღება თითიდან, სისხლის თხიერი დამუშავება და მიკროსკოპია, 2–სისხლის ნაცხის ფიქსაცია და შეღებვა, შეღებილი ნაცხების ჰემატოლოგიური და ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა, 3–შარდის დამუშავება და მიკროსკოპია, 4–განავლის დამუშავება და მიკროსკოპია, 5–ნახველის ნაცხების დამზადება, შეღებვა და გამოკვლევა

	 
	პირველადი ჯავდაცვის ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო სისხლისა და სეკრეციის მასალის მიღებისათვის (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური; შარდი, ნახველი და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოვის აპარატი (კაპილარი 10)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	2-2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის II, III, I დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	საზოგადო-ებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	
	 
	ყველა ნოზოლოგიის ჰემატოლო-გიური და ზოგადკლი-ნიკური ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკა
	A988,  A354, A33, A32, A312, A78, A117,  A136, A37,  A971, A80, A958,  A31, A723, A722, A168, A42, A41, A445, A594, A351, A948, A66, A991, A43, A359, A366, A293, A67, A377, A30, A356, A357, A73, A34, A995
	1–სისხლის აღება თითიდან, სისხლის თხიერი დამუშავება და მიკროსკოპია, 2–სისხლის ნაცხის ფიქსაცია და შეღებვა, შეღებილი ნაცხების ჰემატოლოგიური და ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა, 3–შარდის დამუშავება და მიკროსკოპია, 4–განავლის დამუშავება და მიკროსკოპია, 5–კუჭის წვენის აღება და გამოკვლევა, 6–დუოდენალური შიგთავსის აღება და გამოკვლევა, 7–ნახველის ნაცხების დამზადება, შეღებვა და გამოკვლევა

	 
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მასალის მიღებისათვის (შარდი, ნახველი, დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, გასტრალური ზონდი და ა.შ., ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	მინ. 100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის მიღების საშუალებები, მაგ: დუოდენალური ზონდი, ჟანეს შპრიცი (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), ელექტროამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოვის აპარატი (კაპილარი 10)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II ან/და III, I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის III, IV, II დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	
	 
	ყველა ნოზოლოგიის ჰემატოლო-გიური და ზოგადკლი-ნიკური ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკა
	A988,  A354, A33, A32, A312, A78, A621?, A117, A456, A362, A136, A37, A291,  A971, A80, A958,  A31, A723, A722, A168,, A42, A41, A445, A594, A351, A948, A161, A44, A66, A991, A43, A359, A498, A1039, A366, A8036, A293, A67, A377, A30, A356, A357, A235, A684
	1–სისხლის აღება თითიდან, სისხლის თხიერი დამუშავება და მიკროსკოპია, 2–სისხლის ნაცხის ფიქსაცია და შეღებვა, შეღებილი ნაცხების ჰემატოლოგიური და ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა, 3–შარდის დამუშავება და მიკროსკოპია, 4–განავლის დამუშავება და მიკროსკოპია, 5–კუჭის წვენის აღება და გამოკვლევა, 6–დუოდენალური შიგთავსის აღება და გამოკვლევა, 7–ნახველის ნაცხების დამზადება, შეღებვა და გამოკვლევა, 8–ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის დიაგნოსტიკა, 9–ლიქვორის ლაბორატორიული გამოკვლევა, 10–სეროზული სითხეების ლაბორატორი-ული გამოკვლევა

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	დისპანსერი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	მრავალპრო-ფილიანი დისპანსერი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	პოლიკლინიკა
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებ-დეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ქალთა კონსულტაცია
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სამშობიარო სახლი
	სულ:
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სისხლის გადასხმის ცენტრი
	 
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ჰოსპიტალი
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	 
	საპროცედურო მასალის მიღებისათვის (შარდი, ნახველი, დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფისკულტურისა და ასპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი, გასტრალური ზონდი და ა.შ., ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ კაბინეტთან (სტანდარტული აღჭურვილობა ენდოსკოპიისათვის, მაგ.: გასტროსკოპი, ბრონქოსკოპი და სხვა, ბიოლოგიური მასალის – დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტენატიულ შემთხვევაში დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის მიღების საშუალებები, მაგ: დუოდენალური ზონდი, ჟანეს შპრიცი (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), ელექტროამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროზული სითხეების, ძვლის ტვინის ნაცხის აღება, ლიქვორის, ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის აღება:
	საოპერაციო დარბაზი (სტანდარტული აღჭურვილობა: ქირურგია: გულმკერდის, ან/და ზოგადი), ან/და ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება ქირურგიულ, გინეკოლოგიურ განყოფილებასთან, ბიოლოგიური მასალის – სეროზული სითხეების, ლიქვორის, ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის აღება
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგიაში: გულმკერდის /ზოგადი, ან/და ხელშეკრუ-ლება ქირურგიულ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემატოლოგიური ანალიზატორი (ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური (/ჰემატოლოგიური) ანალიზატორი, ღია სისტემა მაგ.: ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ბიოქიმიური, /ჰემატოლოგიური ანალიზისთვის, ციანმეტჰემოგლობინის მეთოდით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოვის აპარატი (კაპილარი 10)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III ან/და IV, II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრუ-ლება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის IV, III დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუ-ქტურასთან)
	 
	 
	 

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში და სხვა)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული ცენტრი
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში)
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	ყველა ნოზოლოგიის ჰემატოლოგი-ური და ზოგადკლინი-კური ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკა
	A988, A593, A949, A354, A131, A33, A32, A312, A78, A621?, A117, A456, A362, A136, A37, A291, A900, A400, A971, A80, A958, A368, A31, A723, A722, A168,, A42, A1122, A1121, A41, A445, A974, A975, A125, A594, A351, A948, A161, A44, A66, A991, A43, A359, A498, A1039, A366, A8036, A293, A67, A377, A30, A356, A357, A989, A1022, A235, A684
	1–სისხლის აღება თითიდან, სისხლის თხიერი დამუშავება და მიკროსკოპია, 2–სისხლის ნაცხის ფიქსაცია და შეღებვა, შეღებილი ნაცხების ჰემატოლოგიური და ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა, 3–შარდის დამუშავება და მიკროსკოპია, 4–განავლის დამუშავება და მიკროსკოპია, 5–კუჭის წვენის აღება და გამოკვლევა, 6–დუოდენალური შიგთავსის აღება და გამოკვლევა, 7–ნახველის ნაცხების დამზადება, შეღებვა და გამოკვლევა, 8–ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის დიაგნოსტიკა, 9–ლიქვორის ლაბორატორიული გამოკვლევა, 10–სეროზული სითხეების ლაბორატორიული გამოკვლევა, 11–ძვლის ტვინის ნაცხების შეღებვა და გამოკვლევა

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერტიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი –  ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/
ხელშეკრულება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო გამოსაკვლევი მასალის მიღებისათვის (შარდი, ნახველი, დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მაგ.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი, გასტრალური ზონდი და ა.შ., ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ კაბინეტთან (სტანდარტული აღჭურვილობა ენდოსკოპიისათვის, მაგ.: გასტროსკოპი, ბრონქოსკოპი და სხვა, ბიოლოგიური მასალის – დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტენატიულ შემთხვევაში დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის მიღების საშუალებები, მაგ: დუოდენალური ზონდი, ჟანეს შპრიცი (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), ელექტროამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროზული სითხეების, ძვლის ტვინის ნაცხის აღება, ლიქვორის, ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის აღება:
	საოპერაციო დარბაზი (სტანდარტული აღჭურვილობა: ქირურგია: გულმკერდის, ან/და ზოგადი), ან/და ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება ქირურგიულ, გინეკოლოგიურ განყოფილებასთან, ბიოლოგიური მასალის – სეროზული სითხეების, ძვლის ტვინის ნაცხის, ლიქვორის, ქალისა და მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან მიღებული მასალის აღება
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგიაში: გულმკერდის /ზოგადი, ან/და ხელშეკრულება ქირურგიულ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემატოლოგიური ანალიზატორი (ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური (/ჰემატოლოგიური) ანალიზატორი, ღია სისტემა მაგ.: ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ბიოქიმიური, /ჰემატოლოგიური ანალიზისთვის, ციანმეტჰემოგლობინის მეთოდით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ანალიზატორი (შარდის ხვედრი წონის განმსაზღვრელი ანალიზატორი, ციანმეტჰემოგლობინის მეთოდით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების ავტომატური მთვლელი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოვის აპარატი (კაპილარი 10)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	3-3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატი-ულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულე-ბა სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატი-ულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 


კლინიკური იმუნოლოგია (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო ტექნუკური აღჭურვილობა 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტები, აუტოიმუნური დაავადებები
	 
	პირველადი და მეორადი იმუნოდეფიციტების, აუტოიმუნური დაავადებების სტაციონარული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი იმუნოლოგი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	 
	 
	 

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	A104, A159, A172, A179, A231, A232, A258,  A359, A462, A463, A717, A718, A725, A956, A983, A984, A1019, A1183, A1184, A1185, A1186, 
	ჰუმორული და უჯრედული იმუნიტეტის ფაქტორების განსაზღვრა, ნეიტროფილების ფაგოციტური აქტივობის განსაზღვრა, იმუნური ლიზისის რეაქციები, პრეციპიტაციის რეაქციები, იმუნოფლუორესცენტური, ქემილუმინესცენტური მეთოდები, სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქცია, იმუნოფერმენტული ანალიზი, იმუნობლოტინგი, პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქცია, ჰისტოშეთავსების ანტიგენების განსაზღვრა, ინდივიდუალური შეთავსების განსაზღვრა

	 
	დისპანსერი
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ან/და ანალიტიკური ქიმიის სპეციალისტი, შტატი/ხელშეკრულება)
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	

	 
	 
	ექთანი
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (მცირე სპირომეტრია, სუნთქვითი მოცულობა, წუთმოცულობა, ჩასუნთქვის რეზერვი, ამოსუნთქვის რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (პორტატული, სასიცოცხლო მოცულობა VC, ფორსირებული სასიცოცხლო მოცულობა FFV)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოტომოგრაფია) და რენტგენოლოგიური სამსახურის სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათბურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოყნა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	სამკურნალო ფისკულტურისა და ასპორტული მედიცინის ცენტრი
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმენტების განსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტის (სტომატოლოგიური სამედიცინო საქმიანობა: ორთოპედიული, ქირურგიული, თერაპიული) სრული აღჭურვილობა
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	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (მცირე სპირომეტრია, სუნთქვითი მოცულობა, წუთმოცულობა, ჩასუნთქვის რეზერვი, ამოსუნთქვის რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სპირომეტრი (პორტატული, სასიცოცხლო მოცულობა VC, ფორსირებული სასიცოცხლო მოცულობა FFV)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოტომოგრაფია) და რენტგენოლოგიური სამსახურის სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბრონქოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მანომეტრი, ფონენდოსკოპი (წნევის გასაზომი აპარატი, არაინვაზიური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, ან/და სტაციონარული, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური (/პორტატული, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის), რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, სტაციონარული  (მოზრდ./ პედიატრიული, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული; ან/და გამონაკლისის სახით, ალტერნატიულ შემთხვევაში: მართვითი სუნთქვის გარეშე, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მონიტორი (/კარდიომონიტორი,  მოზრდ./ პედიატრიული:ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა,  ეკგ ბლოკი – 1ც (ეკრანზე /მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც (სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი), სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც.), რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური, რაოდენობა განისაზღვრება – რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური დაკვირვების (/თერაპია,  მონიტორინგი და სხვა) საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული წნევის გასაზომი აპარატი (არაინვაზიური მეთოდი, სფირმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი: მოზრდილთა /პედიოატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, განისაზღვრება საწოლთა ფონდის შესაბამისად, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათბურა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოყნა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამდინარე ციტოფლუორიმეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმენტების განსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პოლიმერაზაციის ჯაჭვური რეაქციის (PCR) ანალიზატორი (თერმოციკლერი, მიკროცენტრიფუგა მინიმუმ 15000 ბრუნზე, მშრალი გათბობის სისტემა, ვორტექს მიქსერი,)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტული ანალიზატორი, დახურული ან ღია სისტემა (სპექტროფოტომეტრი, რიდერი, პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა, სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული), ინკუბატორი პლანშეტებისთვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ფოტომეტრი იმუნოფლუორესცენტული ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლუმინომეტრი ქემილუმინესცენტური ანალიზისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისტემა იმუნობლოტინგისთვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	აპარატურა ვირუსთა გენოტიპირებისტვის და რეზისტენტობის განსაზღვრისთვის (სეკვენატორი, ელექტროფორეზის  აპარატი, ტრანსილუმინატორი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლამინარული ბოქსი ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით II ან III კლასის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), მრავალარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საზომი კოლბა (50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტის (სტომატოლოგიური სამედიცინო საქმიანობა: ორთოპედიული, ქირურგიული, თერაპიული) სრული აღჭურვილობა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მაგიდა (/ალტერნატიულ შემთხვევაში სკამებს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობა ინფორმაციის ჩასაწერად, მაგ.: საწერი დაფა და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი),  ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), CD, ხმოვანი კარტა, ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა: სადემონსტრაციო-სასწავლო
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასწავლო ინვენტარი (/მასალა, სადემონსტრაციო  პლაკატ(ებ)ი, მულაჟ(ებ)ი, ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალა, მ.შ. ატლასი, კატალოგი, დაფა, ვიდეოპროექტორი (ან/და ოვერფერდი), მონიტორი (/დისპლეი), პროგრამული  უზრუნველყოფა, მ/შ. სასწავლო, სადემონსტრაციო პროგრამები და სხვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ოვერჰერდ პროექტორი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღრნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კარადა (ქიმიური, სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, სარეცხი ნივთიერებებისათვის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და სხვა მასალების (ე.წ. მასალები, რომლებიც არ ექვემდებარება ცხელი წესით სტერილიზებას) ცივი (/ქიმიური) სასტერილიზაციო აღჭურვილობა (/აბაზანა, კონტეინერი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სათლი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სარეცხი მოწყობილობა (მოწყობილობა ინსტრუმენტების გასარეცხად, მაგ.; მექანიკური, ჭავლური ნაკადი, ულტრაბგერითი და ა.შ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების დასაკომპლექტებელი მაგიდა (ინსტრუმენტების დახარისხება, კომპლექტაცია, მათი ვარგისიანობის შემოწმება)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გამადიდებელი მოწყობილობა (გამადიდებელი მოწყობილობა ინსტრუმენტების დასათვალიერებლად მაგ.; სპეციალური ლუპა, ან/და საკანცელარიო ლუპა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა (დახარისხება, კომპლექტაცია, ბიქსში ჩაწყობა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, სტაციონარული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური, ან/და ვერტიკალური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია, სტერილური ინსტრუმენტების სტერილურ პაკეტებში ჩაწყობა, შეფუთვა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 


კლინიკური ტოქსიკოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია
	ზოგადი პროფილის  ექიმი 

ან

ოჯახის ექიმი

ან

ექიმი-თერაპევტი

მედდა
	კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში


	T 27;.

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T65
	- ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

- პერკუსია

- პალპაცია

-თA. გაზომვა.

-P,ღ დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური ინტოქსიკაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	
	საუბნო საავადმყოფო
	ექიმი-თერაპევტი

მედდა


	კოდი ბავშვთა სნეულებებში

კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში
	T 27;.

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T50
	- ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

- პერკუსია

- პალპაცია

-თ. გაზომვა.

-ღ დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური  ინტოქსი კაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

-ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	II
	ბინაზე გადაუდებელი სამე დიცინო დახმარების ცენტრი
	ზოგადი პროფილის ექიმი, მედდა
	kodi saswrafo da gadaudebel samedicino daxmarebaSi

კოდი ტრანსპორტირ ებისას სამედიცინო თანხლებაში
	T 27;. 

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-50
	- ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

- პერკუსია

- პალპაცია

-თ. გაზომვა.

-ღ დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური ინტოქსიკაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში



	
	რაიონული  (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი-რეანიმატოლოგი

ექიმი-თერაპევტი

კონსულტანტი

ექიმი-ტოქსიკო ლოგი

ექიმი-ნევროპათოლოგი

ექიმი- ქირურგი

კონსულტანტი ექიმი-ინფექციო ნისტი

კონსულტანტი ექიმი-ოკულისტი

ექიმი-რენტგენოლოგი

ექიმი კარდიო ლოგი

მედდები

ლაბორანტები


	კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ფუნქციონარულ დიაგნოსტიკაში

საწოლი, თეთრეულის კომპლექტი, საბანი, კარადა

ტუმბო, სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური

ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი 


	 T37.0. T 37.1

T 51.0. T 45.0

T 39,. T 40

T 42 

T43.0

T43.3

T45.0

T46.7

T48.5

T 58  

T 39 

T 51.9 

T 59.9 

T62 

T63.1 

T63.2

T 63.3

T63.4 

T63.5 

T 63.6

63. 8 
	
	ჩამოთვლილ დაავადებების დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.

საშუალო სიმძიმისა და მძიმე მოწამვლის შემთხვევებში სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების პირველი დახმარება, მდგომარეობის სტაბილიზაცია და გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში 

	
	სამედიცინო-სოციალური საავადმყოფო
	ექიმი რეანიმატოლოგი

.ექიმი-თერაპევტი ექიმი-ტოქსიკო ლოგი

ექიმი-ნევროპა თოლოგი

ექიმი-ქირურგი

კონსულტანტი ექიმი- ინფექციო ნისტი

ექიმი-ფიზიო თერაპევტი

ექიმი-ოკულისტი

ქიმიკოს-ლაბორანტი

ექიმი რენტგენოლოგი

ექიმი ექოსკოპისტი.

ექიმი- კარდიო ლოგი

ექიმი-ენდოსკოპისტი
ქიმიკოს-ლაბორანტი

მედდები

ლაბორანტები


	კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში

საწოლი, თეთრეულის კომპლექტი, საბანი, კარადა, ტუმბო, სამედიცინო კარადა, სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN
ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa
ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო
ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი, ლაბორატორიული  ცენტრი ფუგა თერმოსტატი

მაცივარი
	T37.0;  T37.1

T 51.0; T 45.0

T 39, T 40

T 42 ; T43.0

T43.3; T45.0

T46.7; T48.5

T 51.1; T51.3  

T51.8 ; T 58  

T 39 ; T 51.9 

T 59.9; T62 

T63.1; T63.2

T 63.3; T63.4 

T63.5 ; 

T 63.6

   T 63. 8
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435


	სვეტში  ჩამოთვლილ დაავადე ბების 
დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.

საშუალო სიმძიმისა და მძიმე მოწამვლის შემთხვევებში,  სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების პირ ველი დახმარება, მდგომარეობის სტაბილიზაცია და გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	III
	კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	ექიმი-რეანიმა ტოლოგი

კონსულტანტი-ექიმი-ტოქსიკოლოგი

მედდები

მძღოლები
	კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში
კოდი ტრანსპორტირ ებისას სამედიცინო თანხლებაში

კოდი სახელმწიფო ღონი სძიებებში სამობილიზაციო მომზადებაში და სამოქალა ქო თავდაცვაში და ექსტრემალურ სიტუაციებში გადადებელ სამედიცინო დახმარების სამსახურში


	T 27;. T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	- ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

- პერკუსია

- პალპაცია

-თ გაზომვა.

-ღ დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური  ინტოქსიკაციის დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	
	.რეგიონალური (რესპუბ ლიკური) საავადმყოფო
	ექიმი-რეანიმატოლოგი

ექიმი-თერაპევტი

ექიმი-ტოქსიკო ლოგი

ექიმი-ნევროპა- თოლოგი

ექიმი-ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ექიმი-ნეფროლ ოგი

ექიმი- ოკულისტი

ქიმიკოსი-ლაბო რანტი

კონსულტანტი ექიმი-ფსიქიატრი

კონსულტანტი ექიმი-ინფექციონი სტი

ექიმი-ენდოსკოპისტი

ექიმი-ნეიროქირურგი

ექიმი-ნეფროლ ოგი

ექიმი-კარდიო ლოგი

კონსულტანტი  იექიმი-ენდოკრინოლოგი


	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი კარადა ტუმბო

სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN
ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa
ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო 

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი, ლაბ. ცენტრიფუგა თერმოსტატი მაცივარი
	T 27;. 

T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435

A 429. A 1120


	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	
	ჰოსპიტალი
	ექიმი-რეანიმატოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-თერაპევტი

ექიმი-ტოქსიკოლოგი

ექიმი-ნევროპა- თოლოგი

ექიმი-ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი ოკულისტი

ქიმიკოსი-ლაბორანტი

კონსულტანტი ექიმი-ფსიქიატრი

კონსულტანტი ექიმი-ინფექციონი სტი

ექიმი-ენდოსკო

პისტი

ექიმი-ნეიროქირურგი
ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი-კარდიოლოგი

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

ექიმი-ალერგოლოგი

ექიმი-ლაბორანტი

მედდები

ლაბორანტები 

ქიმიკოს- ლაბორანტი


	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი

კარადა

ტუმბო

სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური

ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN
ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa
ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო
ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი

ლაბორატორიული  ცენტრი ფუგა

თერმოსტატი

მაცივარი
	T 27;. T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435

A 429. A 1120


	მე-5 პუნქტში ჩამოთლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

	
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	ექიმი-რეანიმატოლოგი

ექიმი-თერაპევტი

ექიმი-ტოქსიკოლოგი

ექიმი-ნევროპათოლოგი

ექიმი-ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი ოკულისტი

ქიმიკოსი-ლაბორანტი

კონსულტანტი ექიმი-ფსიქია ტრი

კონსულტანტი ქიმი-ინფექცი ონისტი

ექიმი-ენდოსკოპისტი

ექიმი-ნეიროქირურგი

ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი-კარდიო ლოგი

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

 ექიმი-ალერგო ლოგი

მედდები

ქიმიკოს- ლაბორანტი

	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი

კარადა

ტუმბო

სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური, ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი, წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN
ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი

Fasa, ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო
ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი

ლაბორატორიული  ცენტრი ფუგა თერმოსტატი მაცივარი
	T 27;. T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435

A 429. A 1120


	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	IV
	სპეციალიზე-ბული ცენტრი
	ექიმი-რეანიმატოლოგი

კონსულტანტი

ექიმი-თერაპევტი

ექიმი-ოქსიკოლოგი

ექიმი-ნევროპათოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ექიმი-ნეფროლოოგი

კონსულტანტი ექიმი ოკულისტი

ქიმიკოსი-ლაბორანტი

კონსულტანტი ექიმი-ფსიქიატრი

კონსულტანტი ექიმი-ნარკოლოგი

კონსულტანტი ფსიქოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-ინფექციონისტი

კონსულტანტი ექიმი ენდოსკოპისტი

კონსულტანტი ექიმი-ნეიროქირურგი

კონსულტანტი ექიმი-კარდიოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-ენდოკრი ნოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-ალერგო ლოგი

 მედდები

ქიმიკოს- ლაბორანტი

	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულ-ში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბ. დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი, თეთრეულ. კომპლექტი, საბანი, კარადა, ტუმბო, სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი, კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური, ოყნა, ურეთრალური კათეტერი, ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი, წვრილი სამედიცინო ინვენტარი, კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

სისხლის სეპარატორი-ცენტრიფუგა პლაზმაფერეზისათვის

ლილვაკიანი ტუმბო

აპარატი სისხლის ულტრაიისფერი დასხივებისათვის

ინტრავენური ჰელიუმ-ნეონის ლაზერი   

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები,

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN
ინფუზომატი

ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa
ასპირატორი (საქაჩი)

მიკროსკოპი

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის ნაკრები

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

აირ-სითხის ქრომატოგრაფი

სპექტროფოტომეტრი

მაცივარი
	T 27;. T 27.4;  T27.5; T27.6; T27.7; T T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124. 

A 467. A 435 

A 155, A 1037,    A 1036, A 1120, 

A 429     


	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	
	უნივერსიტეტის (აკადემიის კლინიკა)
	ექიმი-რეანიმა ტოლოგი

ექიმი-თერაპევტი

 ექიმი ტოქსიკოლოგი
ექიმი-ნევროპათოლოგი

ექიმი-ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი ოკულისტი

ფარმაცევტი- ფარმაკოტოქსიკო-ლოგი

ქიმიკოსი-ლაბორანტი

ექიმი-ფსიქიატრი

კონსულტანტი ექიმი-ნარკოლოგი

კონსულტანტი ფსიქოლოგი

კონსულტანტი ექიმი-ინფექციონისტი

ექიმი ენდოსკოპისტი

ექიმი-ნეიროქირურგი

ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი-კარდიოლოგი

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

ექიმი-ალერგოლოგი

მედდები
	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი შინაგან სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი, საბანი კარადა ტუმბო, სამედიცინო, კარადა, სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი, კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური ოყნა, ურეთრალური კათეტერი, ერთჯერადი შპრიცები, მაცივარი, წვრილი სამედიცინო ინვენტარი, კარდიომონიტორი, კარდიოგრაფი, ჰემოდიალიზის აპარატი, სისხლის სეპარატორი-ცენტრიფუგა პლაზმაფერეზისათვის

ლილვაკიანი ტუმბო, აპარატი სისხლის ულტრაიისფერი დასხივებისათვის, ინტრავენური ჰელიუმ-ნეონის ლაზერი, ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი, ენტეროსორბენტი SKN
ინფუზომატი, ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa, ასპირატორი (საქაჩი), მიკროსკოპი, თხელფენ. ქრომატოგრაფიის ნაკრები

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

აირ-სითხის ქრომატოგრაფი

სპექტროფოტომეტრი

მაცივარი
	T 27;

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A A A A  420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124. 

A 467. A 435 

A 155, A 1037,    A 1036, A 1120,  A 429    


	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.


კლინიკური ტოქსიკოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	Kკადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ამბულატორია
	ზოგადი პროფილის  ექიმი 

ან

ოჯახის ექიმი

ან

 ექიმი-პედიატრი

 მედდა
	კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში


	T 27;.

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T65
	ანამნეზის შეგროვება

გარეგანი და- თვალიერება

აუსკულტაცია

პერკუსია

პალპაცია

TA. გაზომვა.

P, R დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური ინტოქსიკაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	
	საუბნო საავადმყოფო
	 ექიმი-პედიატრი

 მედდა


	 კოდი ბავშვთა სნეულებებში

 კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში
	T 27;.

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T65
	ანამნეზის შეგროვება

გარეგანი და- თვალიერება

აუსკულტაცია

პერკუსია

პალპაცია

TA. გაზომვა.

-P,R დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური  ინტოქსი კაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

-ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში


	II
	ბინაზე გადაუდებელი სამე დიცინო დახმარების ცენტრი
	ზოგადი პროფილის ექიმი-პედიატრი

მედდა
	კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში;

კოდი ტრანსპორტირებისას; სამედიცინო     თანხლებაში; კოდი ბავშვთა სნეულებაში.
	T 27;. 

T 27.4;  T27.5;

T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	ანამნეზის შეგროვება

გარეგანი და- თვალიერება

აუსკულტაცია

პერკუსია

პალპაცია

A-126. 

P,R დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური ინტოქსიკაციის პირველადი დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში



	
	რაიონული  (ქალაქის) საავადმყოფო
	ბავშვთა ექიმი-რეანიმა ტოლოგი;

 ექიმი-პედიატრი;

კონსულტანტი

ექიმი- ბავშვთა ტოქსიკოლოგი;

ექიმი- ბავშვთა ნევროპათოლოგი;

ექიმი- ბავშვთა ქირურგი;

კონსულტანტი ბავშვთა ექიმი-ინფექციონისტი;

ბავშვთა ექიმი-ოკულისტი;

ექიმი-რენტგე- ნოლოგი;

ბავშვთა ექიმი კარდიოლოგი;

მედდები;

ლაბორანტები


	კოდი შინაგან სნეულებებში;

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში;

კოდი ფუნქციონარულ დიაგნოსტიკაში;

საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი

კარადა

ტუმბო

სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური

ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი


	 T37.0

T 37.1

T 51.0

T 45.0

T 39,

T 40

T 42 

T43.0

T43.3

T45.0

T46.7

T48.5

T 58  

T 39 

T 51.9 

T 59.9 

T62 

T63.1 

T63.2

T 63.3

T63.4 

T63.5 

T 63.6

T63. 8 
	- ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

- პერკუსია

- პალპაცია

AA-126. 

-P,R დათვლა
	მე-5 სვეტში  ჩამოთვლილ დაავადებების დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.

საშუალო სიმძიმისა და მძიმე მოწამვლის შემთხვევებში სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების პირველი დახმარება, მდგომარეობის სტაბილიზაცია და გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში 

	
	სამედიცინო-სოციალური საავადმყოფო
	   იგივე


	კრიტიკული მდგომარეობათა მედიცინაში
კოდი ბავშვთა სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი

კარადა

ტუმბო

სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური

ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

 კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN

ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa

ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი

ლაბორატორიული  ცენტრი ფუგა

თერმოსტატი 

მაცივარი;


	T37.0;  T37.1

T 51.0;     

T 45.0

T 39, T 40

T 42 ; T43.0

T43.3;

T45.0

T46.7;

T48.5

T51.1;

T51.3  

T51.8 ; 

T 58  

T 39 ; 

T 51.9 

T 59.9; T62 

T63.1; 63.2

T 63.3; T63.4 

T63.5 ; 

T 63.6

   T 63. 8
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435 


	მე-5 სვეტში  ჩამოთვლილ დაავადებების დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.

საშუალო სიმძიმისა და მძიმე მოწამვლის შემთხვევებში,  სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების პირ ველი დახმარება, მდგომარეობის სტაბილიზაცია და გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	òIII 
	კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	ექიმი-რეანიმატოლოგი;

კონსულტანტი-ექიმი- ბავშვთა ტოქსიკოლოგი;

მედდები;

მძღოლები.
	კოდი სასწრაფო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში

კოდი ტრანსპორტირ ებისას სამედიცინო თანხლებაში

კოდი სახელმწიფო ღონი სძიებებში სამობილიზაციო მომზადებაში და სამოქალა ქო თავდაცვაში და ექსტრე მალურ სიტუაციებში გადა- უდებელ სამედიცინო დახმარების სამსახურში


	T 27;. T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-65
	ანამნეზის შეგროვება

-გარეგანი და- თვალიერება

-აუსკულტაცია

პერკუსია

პალპაცია

-TA. გაზომვა.

-P,R დათვლა


	– მწვავე ეგზოგენური  ინტოქსიკაციის დიაგნოსტიკა 

– პირველი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:

– ავ-ფის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.  

  დეკონტამინაცია. სიმპტომური თერაპია.

– ავადმყოფის გადაყვანა მაღალი დონის სტაციონარში

	
	.რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ექიმი-ბავშვთა რეანიმატოლოგი;

ექიმი-პედიატრი;

ექიმი-ბავშვა-ტოქსიკოლოგი;

ექიმი ბავშვთა –ნევროპათოლოგი;

ექიმი-ბავშვთა ქირურგი;

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში;

ბავშვთა ექიმი ნეფროლოგი;

ექიმი-ოკული სტი

ქიმიკოსი-ლაბორანტი;

კონსულტანტი ექიმი-ფსიქიატრი;

კონსულტანტი- ბავშვთა ექიმი-ინფექციონი;

ექიმი-ენდოსკო

პისტი;

ბავშვთა ექიმი-ნეიროქირურგი;

ბავშვთა ექიმი-ნეფროლოგი; 

15. ბავშვთა ექიმი-კარდიოლოგი


	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი ბავშვთა სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი, თეთრეულის კომპლექტი

საბანი, კარადა

ტუმბო, სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური, ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები

მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი

კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი  F

ენტეროსორბენტი SKN

ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი Fasa, ასპირატორი (საქაჩი)

ლილვაკიანი ტუმბო 

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

სპექტროფოტომეტრი

მიკროსკოპი

ლაბორატორიული  ცენტრი ფუგა

თერმოსტატი, მაცივარი;


	T 27;. 

T 27.4;  T27.5; T 27.6; T27.7; T28:

T 36-T-50
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124.

A 467. A 435

A 429. A 1120


	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	 IV
	სპეციალიზე-ბული ცენტრი
	ექიმი-ბავშვთა რეანიმატოლოგი

ექიმი-პედიატრი

 ექიმი-ბავშვთა-ტოქსიკოლოგი

ბავშვთა ექიმი-ნევროპათოლოგი

ექიმი-ბავშვთა ქირურგი

ექიმი სხივურ დიაგნოსტიკაში

ბავშვთა ექიმი-ნეფროლოგი

ექიმი ოკულისტი

ქიმკოსი-ლაბორანტი

კონსულტანტი-ექიმი-ფსიქიატრი

კონსულტანტი ბავშვთა ექიმი-ინფექციონისტი

ექიმი ენდოსკოპისტი

ბავშვთა ექიმი-ნეიროქირურგი

ბავშვთა ექიმი-ნეფროლოგი

ბავშვთა ექიმი-კარდიოლოგი

ბავშვთა ექიმი-ალერგო ლოგი

 ექიმი-ლაბორანტი

მედდები

ლაბორანტები 

ქიმიკოს- ლაბორანტი

	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი ბავშვთა სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი, კარადა

ტუმბო, სამედიცინო კარადა

სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი

კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური, ოყნა

ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები, მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი

კარდიომონიტორი, კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

სისხლის სეპარატორი-ცენტრიფუგა პლაზმაფერეზისათვის

ლილვაკიანი ტუმბო

აპარატი სისხლის ულტრაიისფერი დასხივებისათვის

ინტრავენური ჰელიუმ-ნეონის ლაზერი   

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი, ენტეროსორბენტი SKN

ინფუზომატი, ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი    Fasa

ასპირატორი (საქაჩი), მიკროსკოპი

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის ნაკრები

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

აირ-სითხის ქრომატოგრაფი

სპექტროფოტომეტრი, მაცივარი


	T 27;. T 27.4;  T27.5; T27.6; T27.7; T T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124. 

A 467. A 435 

A 155, A 1037,    A 1036, A 1120, 

A 429   
	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	
	საუნივერ- სიტეტო კლინიკა
	 იგივე
	კოდი კრიტიკულ მედიცინაში 

კოდი ბავშვთა სნეულებებში

კოდი კლინიკურსა და ბიოქიმიურ  ლაბორატო რიულ დიაგნოსტიკაში

კოდი ჰემოდიალიზში

საწოლი, თეთრეულის კომპლექტი

საბანი, კარადა, ტუმბო

სამედიცინო კარადა, სფიგმომანომეტრი

ფონენდოსკოპი, კარდიოგრაფი

ი/ვ გადასხმის შტატივი

ოროგასტრალური ზონდი

სათბური ოყნა, ურეთრალური კათეტერი

ერთჯერადი შპრიცები, მაცივარი

წვრილი სამედიცინო ინვენტარი კარდიომონიტორი, კარდიოგრაფი

ჰემოდიალიზის აპარატი  

სისხლის სეპარატორი-ცენტრიფუგა პლაზმაფერეზისათვის

ლილვაკიანი ტუმბო

აპარატი სისხლის ულტრაიისფერი დასხივებისათვის

ინტრავენური ჰელიუმ-ნეონის ლაზერი   

ჰემოდიალიზატორები და ჰემოფილტრები 

ჰემოდიალიზის მაგისტრალები  

ჰემოსორბენტი, ენტეროსორბენტი SKN

ინფუზომატი, ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი    Fasa

ასპირატორი (საქაჩი), მიკროსკოპი

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის ნაკრები

ფოტოელექტროკოლორიმეტრი

აირ-სითხის ქრომატოგრაფი

სპექტროფოტომეტრი

მაცივარი;
	T 27;. T 27.4;  T27.5; T27.6; T27.7; T T28:

T 36-T-65
	A 420, A 236. A 492. A 493. A 595. A 729.

A 599. A 469.

 A 28.  A. 418

A 123. A 124. 

A 467. A 435 

A 155, A 1037,    A 1036, A 1120, 

A 429    
	მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილი დაავადებებისა და მათი გართულებების  მწვავე და ქრონიკული ფორმების,  დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.


კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	
	
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	ნოზოლო-გია
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	6
	7

	II, III, IV
	ყველა სამედიცინო დაწესებულება
	ექიმი ტრანსფუზიო-ლოგი
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	სისხლის საერთო ანალიზი, სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა, სწრაფი სადიაგნოს-ტიკო ტესტები
	სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმა, ექსპრესდიაგ-ნოსტიკა (სწრაფი/მარტივი აგლუტინაციის რეაქციები, ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვარა, C-რეაქტიული ცილის, ინფექციური აგენტების სკრინინგული სლაიდექს-ტესტები და სხვ.)

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასხმის შტატივი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წნევის პარატი, ფონენდოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი (სისხლის ასაღება, სისხლის კომპონენტების შესანვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია
	ექსპრეს ტესტები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი ( 0 - 1 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის,სისხლის კომპონენტების შესანახი მაცივარი ( 0 - 1 გარადუსი ცელსიუსი), ან/და `ცივი ყუთი~
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლის, სისხლის პრეპარატების, პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	
	აუცილებელი მოთხოვნა III, IV დონის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის
	 
	 
	 


კომბუსტიოლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულა-ტორი
	ზოგ. პროფ. ექიმი 

მედდა
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 
	ბავ.3%-მდე I-II-III

T31.0;T32.0

მოზრდ.10%-მდე

I-II-III თ31.0;თ32.0
	A714; A126;

A200; VP
	პირველადი დიაგნოსტიკა’ გაუტკივარება არანარკოტიკული საშ. დამწვრობითი ზედაპირის ტუალეტი, ნახვევის დადება ლიცენზ. მალამოს გამოყ. აქტიური, პასიური იმუნიზაცია, მკურნალობის დასრულება

	
	ამბულატორია დღის სტაციო-ნარით
	ზოგად. პროფ. ექიმი

მედდა (აქედან 1 ტრანსფუზ.)
	იგივე
	ბავ.5%-მდე I-II-III

T31.0;T32.0

მოზრდ.10-12%-მდე

I-II-III T31.0; T 32.0 (T 20- T 30)
	A66; A67; A358; A714; A126;

A200; VP
	პირველადი დიაგნოსტიკა’ გაუტკივარება არანარკოტიკული საშ. დამწვრობითი ზედაპირის ტუალეტი, ნახვევის დადება ლიცენზ. მალამოს გამოყ. აქტიური, პასიური იმუნიზაცია, სათანადო მოცულობის ტრანსფუზიოლოგიური თერაპია მიკროცირკულაციის გაძლიერების და დეზინტოქსიკაციის მიზნით. გართულების გარეშე მკურნალობის დასრულება ადგილზე.

	
	საუბნო საავად-მყოფო
	ზოგად. პროფ. ექიმი გავლილი სამუშაო ადგილი სპეციალი-ზირებულ ცენტრში 

მედდა აქედან 1 ტრანსფუზ.)
	იგივე
	ბავ.10%-მდე I-II-III

T31.1;T32.1;T33;T20;T30.

მოზრდ.15%-მდე
I-II-III T 31.1;  T 32.1; T33;  (T 20- T 30)
	A66; A67; A358; A714; A126; A334; A359;

A200; VP
	რაც.პ.2. ემატება მსუბუქი შოკის მკურნნალობა, დასაშვებია ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება. გართულების გარეშე მკურნალობის დასრულება ადგილზე. კონსულტანტის გამოძახება სპეც. ცენტრიდან

	
	სასწრაფო სამედ. დახმა-რების ცენტრი
	ზოგად. პროფ. ექიმი

მედდა
	
	ბ/დ

T35;T34;T33;

T20-T32.


	
	პირველადი დიაგნოსტიკა, გაუტკივარება არანარკ. საშ. ტრანსპორტირება საავადმყოფოში, ცენტრში;

	II
	რაი/
ქალაქის/ საავად-მყოფო
	ექიმი კომბუსტიო-ლოგი; მედდა  /აქედან 1 ტრანსფ./
	იგივე
	ბავშვ.და მოზრდ. ყველა სახის თერმულ. დაზ.

T35;T34;T33;T20-T32.


	A66; A67; A358; A334; A359;A247; A126; A246;

A200; VP
	გაუტკივარება ნარკოტიკული და არანარკოტიკული საშუალებებით; ნახვევის დადება ლიცენზირებული მალამოს გამოყენებით. მძიმე და საშ. შოკის შემთხვევაში ასეპტ. ნახვევი; ანტიშოკური ტრანსფუზიული თერაპია; კონსულტანტის გამოძახება; სპ/ცენტრიდან; ტრანსპორტირება რეანიმაციის ფონზე;სპ/ცენტრში.

	III
	რეგიო
ნალურიი ქალაქის საავადმყ.
	ექიმი კომბუსტიოლოგი; 

მედდა  
	იგივე
	ბავშვ. და მოზრდ. ყველა სახის თერმულ. დაზ.

T20-T32; T33; T34; T35.


	A66; A67; A358; A126; A334; A247; A359;A360;A185; A121; A13; A176;

A200; VP
	იგივე რაც II დონე, სპეცპროფილის მქონე საწოლებიან საავადმყოფოებს /ბათუმი, ქუთაისი/ მიეცეს უფლება აწარმოონ აუტოპლასტიკა 5% ფართობამდე, გარდა მტევნის, ტერფის და სახისა.

	
	კატასტ
როფის გადაუდე
ბელი მედიც. 
	რეანიმა-ტოლოგი;

მედდა
	
	ბავშვ. და მოზრდ. ყველა სახის თერმულ. დაზ.

T20-30;

A33;T34;T35;


	
	პირველი დიაგნოსტიკა, გაუტკივარება ტრანსპორტირება საშ. და მძიმე ავ. რეან. ფონზე ლიცენზირებულ დააწესებულებაში /საავ. ცენტრში/.

	IV
	სპეციალი
ზირებ. ცენტრი
	ბ/მ ქირურგ. პლასტ. კომბუსტიო-ლოგი  

კრიტიკ. მედ.ექიმი, ექიმი ანესთ; თერაპევტ; ექიმი-პედიატრ;

მედდა ანესთ; მედდები
	იგივე
	T20-T32;

T33-T35.


	A66; A67; A247; A246; A126; A359; A200;A358; A176; A60; A236; A1; A185; A121;A237;A13;A15; A135;
	პირველადი და დასკვნითი დიაგნოსტიკა გაუტკივარება ნარკოტიკული და არანარკოტიკული საშ. ყველა სიმძიმის შოკის მკურნალობა დამწვრობითი დაავადების, რეკონსტრუქციული ოპერაციების ჩატარება, ავადმყოფთა რეაბილიტაცია.


კომპიუტერული ტომოგრაფია

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამ. საქმ. მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ექიმი რადიოლოგი, რენტგენოლაბორატოერია, მედდა
	აპარატი-კომპიუტერული ტომოგრაფი თავისი შემადგენელი ნაწილებით. მაგიდა, სკამი, ტახტი
	ყველა შესაძლო ნოზოლოგია
	თავისა და ზურგის ტვინის, კისრის მიდამოს, გულმკერდის, მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის და და ძვალ-სახსართა სისტემები. 
	ყველა შესაძლო ნოზოლოგიის დიაგნოსტიკა და ადრეული დიაგნოსტიკა, ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა, მკურნალობის ეფექტურობის შეფასება, ქირურგიული (სამკურნალო) მანიპულაციების და სადიაგნოსტიკო პუნქციების ჩატარება კომპიუტერული ტომოგრაფიის ქვეშ, კონტრასტული კვლევის ჩატარება
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	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ექიმი დერმატოლოგი
	
	
	კონდიცირების გათბობისა და ვენტილაციის სისტემა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი გინეკოლოგია (დასაშვებია ხელშეკრულებით)
	
	
	პერსონალური კომპიუტერი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი (დასაშვებია ხელშეკრულებით)
	
	საპროცედურო (კანის ეპილაციისათვის)
	მაგიდა (ექიმის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	
	
	სკამი (მბრუნავი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის ცენტრთან
	
	
	ტახტი (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	კომბინირებული ეპილატორი იმპულსური და კლასიკური თერმოლიზით
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	საპროცედურო
	მაგიდა (ექიმის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	სკამი (მბრუნავი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	ტახტი (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	დიათერმოკოაგულაციის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	მართვით რეჟიმული კომბინირებული აპარატი; დარსონვალიზაცია, პროფესიონალური მიოლიფტინგი, გალვანიკა, იონოფორეზი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	იონიზირებული ორთქლის გენერატორი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	ვაპორიზატორი იონიზაციით
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	კომბინირებული აპარატი; ბრასაჟი, პილინგი, ვაკუუმწმენდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	სოლარიუმი (ულტრაიისფერი სხივების წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	მართვით რეჟიმული მიკროდენური თერაპიის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	ფოტოქიმიოთერაპიის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ლაზეროთერაპიის კაბინეტი
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III დონის ლაზეროთერაპიაზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III, IV დონის ლაზეროთერაპიულ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფიზიოთერაპიის კაბინეტი
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია II, III, ან IV დონის ფიზიოთერაპიაზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III, IV დონის ფიზიოთერაპიულ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო მასაჟის კაბინეტი
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია II, III, ან IV დონის სამკურნალო მასაჟზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III, IV დონის სამკურნალო მასაჟის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	დიაგნოსტიკა
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოდიაგნოსტიკა
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის რენტგენოლოგიურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექოსკოპია
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის ექოსკოპიურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის ექოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ლაბორატორია
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის კლინიკო-დიაგნოცტიკურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმია
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის ბიოქიმიურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის ბიოქიმიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგია
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის ციტოლოგიურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის ციტოლოგიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგია
	განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ლიცენზია III ან IV დონის იმუნოლოგიურ გამოკვლევებზე
	
	დასაშვებია ხელშეკრულება III ან IV დონის იმუნოლოგიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 


კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	განყოფილების ხელმძღვანელი (ექიმი კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი, ან/და ექიმი ანესტიზიოლოგი, ექიმი რეანიმატოლოგი)
	 
	კარიტიკული მედიცინოს განყოფილება (ინტენსიური თერაპიის ბლოკი, რეკომენდირებულია 5 საწოლი, აქედან 3 ერთეული სრულყოფილი აღჭურვილობით)
	
	
	 
	B5364, B5369, B5347, B5362, B5367, B5361, B5353, B5352, B5368, B5355, B5350, B5358, B5360, B5348, B5366, B5356, B5357, B5349, B5363, B5354
	A729, A360, A3001, A15, A107, A967, A50, A63, A140, A621, A985, A180, A176, A627, A696, A246, A136, A16, A80, A598, A494, A125, A479, A1123, A992, A991, A43, A8033, A231, A123, A29, A11, A46, A74, A102, A952, A14, A377, A119, A353, A13, A357, A997, A358, A426, A235, A684
	ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა (თუ პაციენტს ესაჭიროება 10 დღეზე მეტი ხნის დაყოვნება განყოფილებაში, მაშინ მისი გადაყვანა უფრო მარალი დონის დაწესებულე-ბაში)

	 
	 
	 
	 
	ტექნიკური ინფრასტუქტურა
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი), ცენტრალური ან/და ავტონომიური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	მთავარი ექთანი
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა: ვენტილაცია, გათბობა-კონდიცირება (ცენტრალური, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის (ინტენსიური პალატა) ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 4 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით (მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	საორდინატორო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის ოთახი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი (სხვადასხვა ზომის) და ა.შ., რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკვების ხელოვნურად მიღების საშუალებები (მაგ.: ნაზოგასტრალური ზონდი, გასტრალური ზონდი (მ.შ. ბლეკმორის), სხვადასხვა ზომის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მაგიდა (მოზრდ./ პედიატრიული, შენიშვნა: საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად, მაგ.: მისაღები, შოკის დარბაზი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პედიატრია:
	ახალშობილის სარეანიმაციო მაგიდა (გამათბობელი), აქედან ერთი საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პედიატრია:
	კიუვეზი (რაოდენობა განისაზღვრება საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური (მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (მოზრდ./ პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა:
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	
	ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებას-თან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს, (ინტენსიური თერაპიის) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (საერთო რაოდენობა, საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, პნევმატური /მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მართვითი სუნთქვის გარეშე, სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზა-ციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგია, ან/და ხელშეკრულება კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგიასთან, ან/და ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიო-ლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულ-შემთხვევში ხელშეკრულება – ლაბორატორი-ული დიაგნოსტიკის სამსახურთან (ბაქტეროლოგია, ბიოქიმია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, ციტოლოგია) იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორი-მეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კრიტიკული მედიცინის (მოზრდილთა) მთავარი სპეციალისტი: 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კრიტიკული მედიცინის (პედიატრიული) მთავარი სპეციალისტი: 
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	4.სამშობიარო სახლი
	მთავარი ექთანი
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა: ვენტილაცია, გათბობა-კონდიცირება (ცენტრალური, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	5.ჰოსპიტალი
	კრიტიკული მედიცინის (ინტენსიური პალატა) ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	საორდინატორო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის ოთახი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი (სხვადასხვა ზომის) და ა.შ., რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკვების ხელოვნურად მიღების საშუალებები (მაგ.: ნაზოგასტრალური ზონდი, გასტრალური ზონდი (მ.შ. ბლეკმორის), სხვადასხვა ზომის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მაგიდა (მოზრდ./ პედიატრიული, შენიშვნა: საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად, მაგ.: მისაღები, შოკის დარბაზი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური (მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (მოზრდ./ პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (სტიმულატორი (კარდიოსტიმულატორი, დროებითი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	
	ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტოქსიკოლოგია:
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	
	ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლო-გიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს, (ინტენსიური თერაპიის) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (საერთო რაოდენობა, საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, პნევმატური /მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მართვითი სუნთქვის გარეშე, სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
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	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგე-რითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტოქსიკოლოგია:
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	
	ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლო-გია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლო-გიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს, (ინტენსიური თერაპიის) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილი-ზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგია, ან/და ხელშეკრულება კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგიასთან იგივე მისამართზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიო-ლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულშემთხვევში ხელშეკრულება – ლაბორატო-რიული დიაგნოსტიკის სამსახურთან (ბაქტეროლო-გია, ბიოქიმია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, ციტოლოგია) იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 


კრიტიკული მედიცინა (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	
	
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	ნოზო-ლოგია
	გამოკვლე-ვები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	განყოფილების ხელმძღვანელი (ექიმი კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი, ან/და ექიმი ანესტიზიოლოგი, ექიმი რეანიმატოლოგი)
	 
	კარიტიკული მედიცინოს განყოფილება (ინტენსიური თერაპიის ბლოკი, რეკომენდირებულია 5 საწოლი, აქედან 3 ერთეული სრულყოფილი აღჭურვილობით)
	
	
	 
	B5364, B5369, B5347, B5362, B5367, B5361, B5353, B5352, B5368, B5355, B5350, B5358, B5360, B5348, B5366, B5356, B5357, B5349, B5363, B5354
	A729, A360, A3001, A15, A107, A967, A50, A63, A140, A621, A985, A180, A176, A627, A696, A246, A136, A16, A80, A598, A494, A125, A479, A1123, A992, A991, A43, A8033, A231, A123, A29, A11, A46, A74, A102, A952, A14, A377, A119, A353, A13, A357, A997, A358, A426, A235, A684
	ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა (თუ პაციენტს ესაჭიროება 10 დღეზე მეტი ხნის დაყოვნება განყოფილება-ში, მაშინ მისი გადაყვანა უფრო მარალი დონის დაწესებულე-ბაში)

	 
	 
	 
	 
	ტექნიკური ინფრასტუქტურა
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი), ცენტრალური ან/და ავტონომიური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	მთავარი ექთანი
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა: ვენტილაცია, გათბობა-კონდიცირება (ცენტრალური, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის (ინტენსიური პალატა) ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 4 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით (მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	საორდინატორო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის ოთახი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი (სხვადასხვა ზომის) და ა.შ., რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკვების ხელოვნურად მიღების საშუალებები (მაგ.: ნაზოგასტრალური ზონდი, გასტრალური ზონდი (მ.შ. ბლეკმორის), სხვადასხვა ზომის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მაგიდა (მოზრდ./ პედიატრიული, შენიშვნა: საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად, მაგ.: მისაღები, შოკის დარბაზი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პედიატრია:
	ახალშობილის სარეანიმაციო მაგიდა (გამათბობელი), აქედან ერთი საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პედიატრია:
	კიუვეზი (რაოდენობა განისაზღვრება საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური (მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (მოზრდ./ პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	
	ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	
	ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს, (ინტენსიური თერაპიის) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (საერთო რაოდენობა, საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, პნევმატური /მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მართვითი სუნთქვის გარეშე, სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგია, ან/და ხელშეკრულება კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიასთან, ან/და ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	აუცილებელი, ალტერნატიულშემთხვევში ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის სამსახურთან (ბაქტეროლოგია, ბიოქიმია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, ციტოლოგია) იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	
	 
	 
	 
	 


	დონე
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	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
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	4
	 
	 
	5
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	7

	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	განყოფილების გამგე (/კათედრის ხელმძღვანელი)
	 
	კარიტიკული მედიცინოს განყოფილება (ინტენსიური თერაპიის ბლოკი, რეკომენდირებულია 5 საწოლი)
	
	
	 
	B5364, B5369, B5347, B5362, B5367, B5361, B5353, B5352, B5368, B5355, B5350, B5358, B5360, B5348, B5366, B5356, B5357, B5349, B5363, B5354
	A729, A360, A3001, A15 ,A107, A967, A50, A63, A140, A621, A985, A180, A176, A627, A696, A246, A136, A16, A80, A598, A494, A125, A479, A1123, A992, A991, A43, A8033, A231, A123, A29, A11, A46, A74, A102, A952, A14, A377, A119, A353, A13, A357, A997, A358, A426, A235, A684, MM26
	ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	 
	 
	ტექნიკური ინფრასტუქტურა
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი), ცენტრალური ან/და ავტონომიური
	
	 
	 
	 
	 


	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	4.სამშობიარო სახლი
	მთავარი ექთანი
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა: ვენტილაცია, გათბობა-კონდიცირება (ცენტრალური, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	5.ჰოსპიტალი
	კრიტიკული მედიცინის (ინტენსიური პალატა) ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	საორდინატორო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის ოთახი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი (სხვადასხვა ზომის) და ა.შ., რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკვების ხელოვნურად მიღების საშუალებები (მაგ.: ნაზოგასტრალური ზონდი, გასტრალური ზონდი (მ.შ. ბლეკმორის), სხვადასხვა ზომის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მაგიდა (მოზრდ./ პედიატრიული, შენიშვნა: საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად, მაგ.: მისაღები, შოკის დარბაზი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ახალშობილის სარეანიმაციო მაგიდა (გამათბობელი), აქედან ერთი საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კიუვეზი (რაოდენობა განისაზღვრება საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოთერაპიის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ახალშობილთა ინკუბატორი (სტაციონარული, სტანდარტული პარამეტრები: ტემპერატურა, ტენიანობა, ბიოფილტრაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური (მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 8 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (სტიმულატორი (კარდიოსტიმულატორი, დროებითი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	
	ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტოქსიკოლოგია:
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	
	ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლოგიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (საერთო რაოდენობა, საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, პნევმატური /მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის თერაპიის აპარატი (ჟანგბადის კარავი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა ნაკადის რეგულირებით, მაგ.: ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
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	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგია, ან/და ხელშეკრულება კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიასთან იგივე მისამართზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
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	კარიტიკული მედიცინოს განყოფილება (ინტენსიური თერაპიის ბლოკი, რეკომენდირებულია 10 საწოლი)
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	2.სპეციალიზირე-ბული ცენტრი
	პროფესორ-მასწავლებლები (კრტიკული მედიცინის ექიმი, ექიმი ანესთეზიო-ლოგი, ექიმი ქირურგი და ა.შ.)
	 
	ტექნიკური ინფრასტუქტურა
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი), ცენტრალური ან/და ავტონომიური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	მთავარი ექთანი
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა: ვენტილაცია, გათბობა-კონდიცირება (ცენტრალური, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის (ინტენსიური პალატა) ექთანი
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	საორდინატორო
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის ოთახი:
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი), ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო ტექნიკის სერვის სამსახურთან
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიკარდიუმის პუნქციის ნაკრები
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი (სხვადასხვა ზომის) და ა.შ., რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	8
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკვების ხელოვნურად მიღების საშუალებები (მაგ.: ნაზოგასტრალური ზონდი, გასტრალური ზონდი (მ.შ. ბლეკმორის), სხვადასხვა ზომის, რაოდენობა განისაზღვრება ინტენსიური თერაპიის საწოლთა ფონდის შესაბამისად)
	8
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო მაგიდა (მოზრდ./ პედიატრიული, შენიშვნა: საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად, მაგ.: მისაღები, შოკის დარბაზი)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ახალშობილის სარეანიმაციო მაგიდა (გამათბობელი), აქედან ერთი საპროცედურო მაგიდა უნდა იყოს ინტენსიური თერაპიის ბლოკიდან იზოლირებულად)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კიუვეზი (რაოდენობა განისაზღვრება საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოთერაპიის აპარატი
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ახალშობილთა ინკუბატორი (სტაციონარული, სტანდარტული პარამეტრები: ტემპერატურა, ტენიანობა, ბიოფილტრაცია)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ახალშობილთა ინკუბატორი (მობილური /სატრანსპორტო, სტანდარტული პარამეტრები: ტემპერატურა, ტენიანობა, ბიოფილტრაცია)
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	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
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	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
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	/სასურველი, მარგამ არა აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური (მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
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	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
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	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	4
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 8 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	1
	/სასურველი, მარგამ არა აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 16 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	1
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (მოზრდ./ პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური რითმის წამყვანი (პეისმეიკერი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან, იგივე მისამაართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	1
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ან/და პორტატული ექოსკოპი, კარდიო - გადამწიდით, დოპლერით)
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებას-თან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპია დიაგნოსტიკა:
	ბრონკოსკოპი
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილება-სთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასტროსკოპი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტოქსიკოლოგია:
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	1
	ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლო-გიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური თერაპიის დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური, სტაციონარული)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (საერთო რაოდენობა, საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, პნევმატური /მექანიკური)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდ./ პედიატრიული, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	1
	აუცელებელი რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის თერაპიის აპარატი (ჟანგბადის კარავი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა ნაკადის რეგულირებით, მაგ.: ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა)
	1
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (სავალდებული ორაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს:რეზერვი)
	1
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, საერთო რაოდენობა ინტენსიური თერაპიის დარბაზში საწოლთა ფონდის გათვალისწინებით, შენიშვნა: აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	აუცელებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	1
	აუცილებელი, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი პორტატული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	1
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	1
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგია, ან/და ხელშეკრულება კლინიკურ ტრანსფუზიო-ლოგიასთან იგივე მისამართზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიო-ლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	1
	აუცილებელი (აუცილებელია (სახელმწიფო სტანდარტებში “კრიტიკული მდგომარეობა, ინტენსიური თერაპია” წარმოდგენილი გამოკვლევების სრული მოცულობით შესრულება), ან/და ხელშეკრულება – ლაბორატორი-ული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლო-რიმეტრი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა (ლაბორატორიული)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი (ლაბორატორიული,, ბინოკულარული /მონოკულარული)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	2
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	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი კურორტზე სულფიდური და კაჟბადიანი მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-კარდიოლოგი.;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-ნევროპათო-ლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი.;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი ;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვის; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცი ერთჯერადი 

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	I70, I70.2, 170.1,

173.9, 180, 180.2, 

180.8, 183, 442, G04, G05, G50-G64, L20, L30, L40, L63, L65, M51, N70, N71, N95, N96, S06, T56.


	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის სანატო-რიუმი კურორტზე რადონული  მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-ნევროპათო-ლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვის; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცი ერთჯერადი 

მუშამბა; 

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	105-110.0, 120-125, 170.1, 170.2,

173.9, 180, 180.2,

180.8, 183, E00-E05, G04, G05, G50-G64, M42, M50, M51, N70, N71, N95.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
	დაავადებების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქ-ტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი კურორტზე სამკურნალო ტალახით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი – არტროლოგი.;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-ნევროპათო-ლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-გინეკოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-უროლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა; 


	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  ბარჟანსკის შპრიცი; შპრიცები ერთჯერადი ;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	170, 170.2, 170.1,

173.9, 180, 180.2, 

180.8, 183,  G05, L20, L30, L40, L43, L50, L63, L65, M42, M50,

M 51, N03, N04, N20, N20.9, N30, 

N70, N71, N96.
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	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი  კურორტზე სასმელი

მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი -–გასტროენ-ტეროლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი –უროლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი -–კარდიო-ლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი ;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის –მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა.
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; ტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი; საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვის; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  დუოდენალური ზონდი;

კუნჭის წვრილი და მსხვილი ზონდები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	E10, E11, E66, 

E83, K20-K31,

K70-K77,

K80-K87, K91, 

N03, N04, N20, N20.9, N30, N41.1.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
	დაავადებების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქ-ტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით
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	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატო-რიუმი ზღვისპირა კლიმატურ კურორტზე
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-პულმონოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-ნევროპათოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

საწოლი ტენტით;  სავარძელი ან შეზლონგი მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი; 

ჟანგბადის ბალონი;

 
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40- J43,

J60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
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	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-

ფილის სანატორიუმი 

მთის  

კლიმატურ

კურორტზე.
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი; კურორტოლოგი-ფიზიო-თერაპევტი-პულმონოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

მედდა.

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა.
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი; სპირომეტრი მშრალი;    თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

სავარძელი ან შეზლონგი; მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; ლაბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი;   ოყნა რეზინის;  

კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40-J45,

J60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
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	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის პანსიონატი (მკურნალობით)კურორტზე სულფიდური და კაჟბადიანი მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი.;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა; 

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის; კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი; 

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი; ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	170, 170.2, 170.1,

173.9, 180, 180.2, 

180.8, 183, 442, G04, G05, G50-G64, L20, L30, L40, L63, L65, M51, N70, N71, N95, N96, S06, T56.


	A686, A126
	დაავადებების მსუბუქი სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო-ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის პანსიონატი მკურნალობით  კურორტზე რადონული  მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა; 

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის; კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი; 

მუშამბა;   რადიომეტრი; ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	105-110.0, 120-125, 170.1, 170.2,

173.9, 180, 180.2,
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	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის პანსიონატი (მკურნალობით)კურორტზე სამკურნალო ტალახით
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა; 

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის; კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი; ბარჟანსკის შპრიცი;

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.;  

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	105-110.0, 120-125, 170.1, 170.2,

173.9, 180, 180.2,

180.8, 183, E00-E05, G04, G05, G50-G64, M42, M50, M51, N70, N71, N95.
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	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის პანსიონატი (მკურნალობით) კურორტზე

სასმელი

მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინე-ტის მედდა; 

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა; სიფონის ოყნა;  დუოდენალური ზონდი; კუჭის ზონდი წვრილი და მსხვილი; შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.;  

ჟანგბადის ბალონი; ინჰალატორი;

ჟანგბადის ბალიში;
	E10, E11, E66, 

E83, K20-K31,

K70-K77,

K80-K87, K91, 

N03, N04, N20, N20.9, N30, N41.1.
	A686, A126. 
	დაავადებების მსუბუქი სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის პანსიონატი (მკურნალობით) ზღვისპირა კურორტზე
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

საწოლი ტენტით; სავარძელი ან შეზლონგი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის;  კოტოშები; შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.;  

ულტრაბგერის აპარატი;

ჟანგბადის ბალონი; 

ჟანგბადის ბალიში; 

 
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40- J43,

J60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06
	A686, A126
	 დაავადებების მსუბუქი სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის პანსიონატი (მკურნალობით)მთის კლიმატურ კურორტზე
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი;

მედდა;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა; 

საპროცედურო კაბინეტის მედდა. 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  სპირომეტრი მშრალი; თერმომეტრი; სათბური; შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

სავარძელი ან შეზლონგი;

მაცივარი; ოყნა რეზინის;  კოტოშები; შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.;  

ულტრაბგერის აპარატი;

ჟანგბადის ბალონი; 

ჟანგბადის ბალიში;
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40-J45,

J60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06.
	A686, A126. 
	დაავადებების მსუბუქი სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო-ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით


ლაზეროთერაპია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	 I
	ამბულატორია
	ექიმი პროფილის მიხედვით 

მედდა 

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!

ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96;


	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა, თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში
	სტნ სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, III, IV კლასების
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 

 
	დაავადებების პროფილაქტიკა და ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია 

	 
	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა 

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	 სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA,  
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	
	 დაავადებების პროფილაქტიკა, თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	 ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 II 
	რაიონული საავადმყოფო
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, 
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; 
	A-66; 

A-67; 


	1.1.სტრ-ის ჩამონათვალი და ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	
	ქალაქის

საავადმყოფო
	
	ლაზერები II, III, IV კლასების
	S00-T98; P00-P96
	
	თერაპია

	 
	საექიმო კაბინეტი
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა და  მკურნალობა

	 
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	ექიმი 

პროფილის

მიხედვით,

ექიმისთვის   აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89;
	A-66; 

A-67; 


	 დაავადებების პროფილაქტიკა

	 
	სამედიცინო- სოციალური საავადმყოფო
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, III, IV კლასების


	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IIIB, IV კლასების
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I,
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა

	 
	კლინიკური

საავადმყოფო
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA,   IV კლასების
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 
	დისპანსერი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA,  IV კლასების
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	 
	მრავალპროფილიანი დისპანსერი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA,   IV კლასების
	I00-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 
	პოლიკლინიკა
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I,
	100-199; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99;
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	 
	ქალთა კონსულტაცია
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	N00-N99; O00-O99;
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა 

	 
	სამშობიარო სახლი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IIIB, IV კლასების
	N00-N99; P00-P96; O00-O99;
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა, თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	 
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა 

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IIIB, IV კლასების
	S00-T98; 
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა, თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	
	ჰოსპიტალი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა 

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	I00-I99; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	  
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი 
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IIIB, IV კლასების
	OO00-O99; P00-P96;
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა, თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცტნტრი
	ექიმი 

მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, 


	                      O00-D48;
	A-66; 

A-67; 


	ფოტო-დიაგნოსტიკა

	 
	სპეციალიზებული კაბინეტი
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

  
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

 პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

  
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	I00-I99; I00-I99; H60-H95; K00-K93; L00-L99; G00-G00; 
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა

	 
	სანატორიუმ-პროფილაქტო-რიუმი
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	H60-H95; J00-J99;G00-G99; K00-K93;

L00-L99; M00-M99;
	A-66; 

A-67; 


	 დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა

	 
	სამკურნალო სანატორიუმი
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

  
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	G00-G99; H00-H59; E00-E99;
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა

	 
	სარეაბილიტაციო აღდგენითი ცენტრი
	ექიმი *პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, 
	S00-T98;
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა და 

	
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების

ცენტრი
	ექიმი 

მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IIIB, IV კლასების
	                      O00-D48;
	A-66; 

A-67; 


	ფოტოდიაგნოსტიკა

	
	სამკურნალო ფიზკულტურის და სპორტული
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

  
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, კლასების
	M00-M99; J00-J99; 
	A-66; 

A-67; 


	დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა

	
	სამედიცინო-სანიტარული ნაწილი
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	I00-I99; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99; S00-T98; P00-P96
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია

	IV
	სპეციალიზებული

ს/კ ინსტიტუტი


	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA, IV კლასების
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	
	სპეციალიზებული ცენტრი 
	ექიმი პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში


	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I, II, IIIA,  IV კლასების
	პროფილის მიხედვით
	A-66; 

A-67; 


	პროფილის მიხედვით გათვალისწინებული დაავადებების პროფილაქტიკა თერაპიული და ამბულატორული ქირურგიული მკურნალობა

	
	უნივერსიტეტის (აკადემიის)
	ექიმი  პროფილის მიხედვით მედდა

ექიმისთვის და მედდისთვის აუცილებელია კვალიფიკაცია ლაზერული მედიცინის დარგში

 
	სტანდარტულ. სტნ პროფილის შესაბამისად. + დოზიმეტრი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებანი (სათვალე სინათლის ფილტრებით, დამცავი ფარებით და საცმებით) 

კოლექტიური დაცვის საშუალებანი

ლაზერული  გამოსხივებით დაზიანების დროს პირველი დახმარების  აღმოჩენის აფთიაქი

ლაზერული საშიშროების ნიშანი

ელექტრო აბრა წარწერით ,, საშიშია, მუშაობს ლაზერი!,,

პროფილის შესაბამისად. ლაზერები I,
	I00-I99; J00-J99; K00-K93; M00-M99; N00-N99; G00-G99; H00-H59; E00-E99; H60-H95; A00-B99; C00-D48; D50-D89; O00-O99; L00-L99; R00-R99; Q00-Q99;
	A-66; 

A-67; 


	ენდოსკოპიური ლაზერული ქირურგია, ფოტოდინამიური თერაპია


ლოგოპედია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	I
	საუბნო საავადმყოფო
	ოჯახის ექიმი ან ნევროპათოლოგი, პედიატრი
	თვალსაჩინო მასალა (სურათები, სათამაშოები)
	დისლალია;

ალალია;

R 47.0  აფაზია

F 98.5 ლოგონევროზი (ენაბლუობა)

R47.1 დიზართრია;

რინოლალია;

აგრაფია, R48.0 ალექსია;

ტაქილალია, ბრადილალია;

R49.1 აფონია, ფონასთენია;

მეტყველების ნაკლი გონებრივი ჩამორჩენილობის ფონზე;

მეტყველების ნაკლი სმნის დაქვეითების ფონზე;

მუტიზმი;
	ბავშვის, მოზრდილის მეტყველების მოსმენა,მოშლის დაფიქსირება.
	ლოგოპედთან გაგზავნა


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ლოგოპედი
	მაგნიტოფონი

სარკეები(დიდი კედლი,90X120) და 3-4 პატარა

თვალსაჩინო-დიდაქტიკური მასალა: საგნობრივი, სიუჟეტური, სერიული სურათები, სათამაშოები, საკრავები(სათამაშო), საბავშვო დომინო, ლოტო, წიგნები, ალბომები, ჩასაბერი საკრავები.

ბინტი, ბამბა, სპირტი, შპადელი, 

ჩხირები, მოზაიკა, კალათები, კუბიკები,
	დისლალია;

ალალია;

R 47.0  აფაზია

F 98.5 ლოგონევროზი(ენაბლუობა)

R47.1 დიზართრია;

რინოლალია;

აგრაფია, R48.0 ალექსია;

ტაქილალია, ბრადილალია;

R49.1აფონია, ფონასთენია;

მეტყველების ნაკლი გონებრივი ჩამორჩენილობის ფონზე;

მეტყველების ნაკლი სმნის დაქვეითების ფონზე;

მუტიზმი;


	მეტყველების ბგერითი, ლექსიკური, გრამატიკული მხარეების, ტემპის, ხმის ნაკლის დადგენა;

წერა-კითხვის დეფექტის შესწავლა;

სმენითი ყურადღებისა და ფონომატური სმენის, პერიფერიული სამეტყველო აპარატის შემოწმება;

ფსიკური მხარის მდგომარეობის გამოკვლევა;

ექიმ-სპეციალისტთან (ნევროპათოლოგთან, სტომატოლოგთან, ოტო-რინო-ლარინგოლოგთან) ლოგოპათის გაგზავნა; 
	სმენითი ყურადღებისა და ფონემატური სმენის განვითარება (აღდგენა), სამეტყველო პერიფერიული აპარატის დეფექტის დაძლევა, ფსიქიკური ფუნქციების განვითარება, აღდგენა, სიტყვათა მარაგის გაფართოება, წინადადების შედგენის, ბგერათა სწორად წარმოთქმის, წერა-კითხვის უნარის შემუშავება;

ტამპის, ხმის ნორმის, (საშუალო) დონემდე დაყვანა, პროფილაქტიკური მუშაობის ჩატარება, ლოგოპედიური ცოდნის გავრცელება მოსახლეობაში;




	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური)საავადმყოფო

კლინიკური საავადმყოფო;

.დისპანსერი;

პოლიკლინიკა;

კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი;

ჰოსპიტალი;

სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის ცენტრი;


	ლოგოპედი;

პედიატრი ან ნევროპათოლოგი


	მაგნიტოფონი

სარკეები(დიდი კედლი,90X120) და 3-4 პატარა

თვალსაჩინო-დიდაქტიკური მასალა: საგნობრივი, სიუჟეტური, სერიული სურათები, სათამაშოები, საკრავები(სათამაშო), საბავშვო დომინო, ლოტო, წიგნები, ალბომები, ჩასაბერი საკრავები.

ბინტი, ბამბა, სპირტი, შპადელი, 

ჩხირები, მოზაიკა, კალათები, კუბიკები,
	დისლალია;

ალალია;

R 47.0  აფაზია

F 98.5 ლოგონევროზი (ენაბლუობა)

R47.1 დიზართრია;

რინოლალია;

აგრაფია, R48.0 ალექსია;

ტაქილალია, ბრადილალია;

R49.1აფონია, ფონასთენია;

მეტყველების ნაკლი გონებრივი ჩამორჩენილობის ფონზე;

მეტყველების ნაკლი სმნის დაქვეითების ფონზე;

მუტიზმი;


	მეტყველების ბგერითი, ლექსიკური, გრამატიკული მხარეების, ტემპის, ხმის ნაკლის დადგენა;

წერა-კითხვის დეფექტის შესწავლა;

სმენითი ყურადღებისა და ფონომატური სმენის, პერიფერიული სამეტყველო აპარატის შემოწმება;

ფსიკური მხარის მდგომარეობის გამოკვლევა;

ექიმ-სპეციალისტთან (ნევროპათოლოგთან, სტომატოლოგთან, ოტო-რინო-ლარინგოლოგთან) ლოგოპათის გაგზავნა; 
	სმენითი ყურადღებისა და ფონემატური სმენის განვითარება (აღდგენა), სამეტყველო პერიფერიული აპარატის დეფექტის დაძლევა, ფსიქიკური ფუნქციების განვითარება, აღდგენა, სიტყვათა მარაგის გაფართოება, წინადადების შედგენის, ბგერათა სწორად წარმოთქმის, წერა-კითხვის უნარის შემუშავება;

ტამპის, ხმის ნორმის, (საშუალო) დონემდე დაყვანა, პროფილაქტიკური მუშაობის ჩატარება, ლოგოპედიური ცოდნის გავრცელება მოსახლეობაში;




	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი;

საუნივერსიტეტო (აკადემიი) კლინიკა
	ლოგოპედი;

პედიატრი ან ნევროპათოლოგი


	მაგნიტოფონი


	დისლალია;

ალალია;

R 47.0  აფაზია

F 98.5 ლოგონევროზი(ენაბლუობა)

R47.1 დიზართრია;

რინოლალია;

აგრაფია, R48.0 ალექსია;

ტაქილალია, ბრადილალია;

R49.1აფონია, ფონასთენია;

მეტყველების ნაკლი გონებრივი ჩამორჩენილობის ფონზე;

მეტყველების ნაკლი სმნის დაქვეითების ფონზე;

მუტიზმი;


	მეტყველების ბგერითი, ლექსიკური, გრამატიკული მხარეების, ტემპის, ხმის ნაკლის დადგენა;

წერა-კითხვის დეფექტის შესწავლა;

სმენითი ყურადღებისა და ფონომატური სმენის, პერიფერიული სამეტყველო აპარატის შემოწმება;

ფსიკური მხარის მდგომარეობის გამოკვლევა;

ექიმ-სპეციალისტთან (ნევროპათოლოგთან, სტომატოლოგთან, ოტო-რინო-ლარინგოლოგთან) ლოგოპათის გაგზავნა; 
	სმენითი ყურადღებისა და ფონემატური სმენის განვითარება (აღდგენა), სამეტყველო პერიფერიული აპარატის დეფექტის დაძლევა, ფსიქიკური ფუნქციების განვითარება, აღდგენა, სიტყვათა მარაგის გაფართოება, წინადადების შედგენის, ბგერათა სწორად წარმოთქმის, წერა-კითხვის უნარის შემუშავება;

ტამპის, ხმის ნორმის, (საშუალო) დონემდე დაყვანა, პროფილაქტიკური მუშაობის ჩატარება, ლოგოპედიური ცოდნის გავრცელება მოსახლეობაში;
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	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	I

II

III

IV


	ამბულატორია, ამბულატორია დღის სტაციონარით,

საუბნო საავადმყოფო

რაიონული(ქალაქის)საავადმყოფო

რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო, სპეციალიზირებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, დისპანსერი, მრავალპროფილიანი დისპანსერი, პოლიკლინიკა, ქალთა კონსულტაცია, ჰოსპიტალი, კლინიკო-დიაგნოსტიკური სანატორიუმი, სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო, საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, სამკურნალო ფისკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით შინაგანი საქმე”, “პედიატრია”, სტომატოლოგია”), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერთიფიკატი მასაჟის დარგში, ექთანი, რომესაც აქვს გავლილი სპეციალიზაცია სამკურნალო მასაჟის დარგში.
	კარადა, კარტოტეკის კარადა, სკამი საზურგით, მაგიდა, საწოლი, ტუმბო, სვინგმომონომეტრი, ფონენდოსკოპი, საათი(საპროცედურო ან სილის), წამზომი, დინამომეტრი
	J33, J31, J31.2, J32, J35. J37, J10, J41.0; J43; J84.1; G54; G53; G54; G43.0; G47.0; E65-E68; I83; I89.8; T03.3; K 29; K73; K81; K83; L20.0M91-92; M06; M13; M30; M41.0; M41.1; M429; M920; M924; N30; N70; N95; O92.4.
	A58;m A121; A51; A105; A162; A41; A66; A67; A997; A357; A55; A64; A688; A50; A63; A259; A180; A176; A627.
	საჭიროების შემთხვევაში ვიწრო სპეციალისტის კონსულტაცია


მეანობა და გინეკოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	მეან-გინეკოლოგი 

ფერშალი 
	მაგარი და რბილი ინვენტარი

გინეკოლოგიური მაგიდა

საშოს სარკეები 

მენჯსაზომი 

სტეტოსკოპი 

სანტიმეტრი 

სფიგომანომეტრი 

სიმაღლისა და წონის საზომი 

გასანათებელი ხელსაწყო 


	Z 30

Z 32

Z 33

Z 34

Z 35

Z 70

Z 71

Z 72

Z 73

80-88C

90-99C
	AA 686

714

8044

126

1188

MM 17

VM

VMO

VP

VPo  
	ორსულობაზე (ორსულზე) დაკვირვება და კონტროლი-პატრინაჟი. დონით ზემდგომი დაწესებულების მიერ ამბულატორიულ პირობებში ჩატარებული ღონისძიებების შესრულება და კონტროლი.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	III


	სამშობიარო 

სახლი
	მეან-გინეკოლოგი 

ანესთეზიოლოგ–რეანიმატოლოგი 

ბებია ქალი 

ნეონატოლოგი

თერაპევტი 

ნევროპათოლოგი*

კარდიოლოგი *

ოკულისტი *

ნეფროლოგი *

ფსიქოლოგი 

მეთოდისტი 

რეპროდუქტოლოგი 

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნ.

სეროლოგი 

ბიოქიმიკოსი

ექ.ლაბორანტი 

(კლინიკ.ლაბ.) 

მიკრობიოლოგი

ციტოლოგი 


	მაგარი და რბილი ინვენტარი

საოპ.ბლოკები  

(მაგიდა, ნათურები და ა.შ.) სუნთქვის აპარატი

საოპერაციო ხელსაწყოთა ნაკრები

ელ.დანა 

კარდიოტოკოგრაფი  

ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ის აპარატი 

ბავშვთა მოვლის საგნები

ექოსკოპი–დოპლერით 

კომპიუტერები 

ბავშვთა (ნეონატალური) სუნტქვის აპარატი 

კიუვეზები 

სამშ. ბლოკის  (2) მოწყო-ბილობა

გინეკოლოგიური მაგიდები

კოლპოსკოპი 


	A 32.54.56.59.60

(00.25.37.58

D06.07.25-28 62.65

E 28

N 70-77 

N 80-99 

000-099 

P 38.39.50.51.52.

55.56.58.90-96 

Z 31- 33 

36.37.39

Y 76

S 37

T 00.01.04.06.

T 19

Q 00 - 07 

C 51 – 58
	A 960  722  997 

975  1188

  479  358

594  426

351  106

454  336

990  235

686      5   684

499  979

620  714

 50     161   MM3.17.2

207

  66

43 STM 2

 8033

  126

8006

436

46

 121      135

 334       2  

320

67

619

377

30

356

  13

723      357
	ორსულთა სტაც. მკურნალობა და გამოკვლევა. ნაყოფისა და ახალშობილის პათ. მდგომა-რეობათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. გინეკოლოგიური დაავადებების საშუალო /მძიმე ფორმების სტაც. მკურნალობა, მათ შორის ქირურგიული მეთო-დების გამოყენებით. ტრან-სფუზიოლოგია. ონკოლოგიური და სეფტიური ავადმყოფების გადარჩევა და პროფილურ დაწესებულებაში გადაყვანა. მშობიარობის წარმართვა გაუტკივარების გამოყენებით.



* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	ქალთა  კონსულტაცია
	მეან-გინეკოლოგი

ფერშალი 

სანიტარი  

თერაპევტი

ოკულისტი *

ნევროპათოლოგი*

ნეფროლოგი* 

სტომატოლოგი 

ფსიქოლოგი 

რეპროდუქტოლოგი 

მეთოდისტი 

(სამკ. ფიზ.–რა)

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნოსტიკის ექიმი 

ექიმი ლაბორანტი 

(კლინიკ. ლაბორატ.)

ციტოლოგი 

ბიოქიმიკოსი 

ლაბორანტები 

მამოლოგი *

ონკოგინეკოლოგი *
	1. მაგარი და რბილი ინვენტარი

2. გინეკოლ.მაგიდები

3. საშოს სარკეები

4. მენჯსაზომები

5. სტეტოსკოპები

6.სანტიმეტრები

7.ე.კ.გრაფიის აპარ.

8.კარდიოტოკოგრაფი  

9. ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ს აპარატი 

10.კოლპოსკოპი 

11.ექოსკოპი 

12.კრიოქირურგიული აპარატი 

13.სტომატოლოგიური კაბინეტის მოწყო

ბილობა 

14. ლაბორატორიუ-ლი ხელსაწყოები
	Z 30-32დან

37 – ჩათ 39

A 54-56-59-

60-63-64

( 00-25-37-58

-80

C 50-დან 58-ის C

D 06. 24 დან 28C

E22დან  28-ჩთ

N 70დან 77-ის C

80 დან 98-ის C

O 22დან 28ის C

Q 50.51.52.56

F43.  52

K 02 დან 06-ის C

K 11-12
	A 960   5            MM

8028         17

948            23

161            2

207

66

   126

359

320

67

619

337          VP

30             VPo

356           VPP

13

357

997

1188

235

684

8044

612

723

48

351

454

990      

   
	ორსულობაზე დაკვირვება და კონტროლი-პატრონაჟი. ორს-ულობის დროს დედისა და ნაყოფის გართულებათა პრევენცია, პირველადი დიაგნო-სტიკა, სტაციონარში დროული ჰოსპიტალიზაციის უზრუ-ნველყოფა. გამოწერის შე-მდეგ-დანიშნულების შესრულებასა და დედა-ნაყოფის მდგომარეობაზე მეთვალყ-ურეობა. მე-5 სვეტში ჩამოთვლილ  არა-სამეანო პროფ-ილის დაავადებათა პირველადი დიაგნოსტიკა-გადარჩევა. მსუბუქი, მარტივი ფორმების მკურნალობა და ზემდ-გომი სამკურნალო (სტაციონალური) დაწესებულების დანიშნულების უზრუნველყოფა ქ/კ-ის პირობებში, ქრ. დაავადებათა მართვა. კონტრაცეფცია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ძირითად მახასიათებელთა შეფასება, კო-ნტროლი, მონიტორინგი.

 ქალის სასქესო ორგანოების ონკოდაავადებათა პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა, ჰოსპიტალიზაციის უზრუნვე-ლყოფა. ორსულთა პირის ღრუს დაავადებათა ადრეული გამოვლინება და მკურნალო-ბა. ორსულთა და ავადმყ-ოფთა ფსიქო და სომატური რეაბილიტაცია.



* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV


	ს/კ ინსტიტუტი

სპეციალიზებუ-ლი ცენტრი

უნივერსიტეტის აკადემიის კლინიკა
	მეან-გინეკოლოგი

ბებია ქალი 

სანიტარი 

თერაპევტი 

ნევროპათოლოგი 

კარდიოლოგი* 

ნეფროლოგი* 

ოკულისტი* 

ფსიქოლოგი 

მეთოდისტი 

რეპროდუქტოლოგი 

რადიოლოგი 

ფუნქც.დიაგნ ექ.

ანესთ-რაენიმატოლოგი 

ნეონატოლოგი 

ოკნოლოგი* 

სტატისტიკოსი 

ციტოლოგი 

მორფოლოგი 

სეროლოგი 

ბიოქიმიკოსი 

მიკრობიოლოგი 

ექ.ლაბორანტი

(კლინ.ლაბორატ.)

ფიზიოთერაპევტი 


	მაგარი და რბილი ინვენტარი

საოპ.ბლოკი  

სრული მოწყობილობა

ექოსკოპი–დოპლერით 

ექოსკოპი 

ჰიტეროსკოპი 

ლაპარასკოპი კარდიოტოკოგარფი 

კოლპოსკოპი 

ელექტროდანა 

ნაყოფის გარეგანი ე.კ.გ.-ს აპარატი

ელექტროენცეფალოგრაფი 

იფა – ანალიზატორი

მიკრობიოლ. 

ბიოქიმიური 

კლინიკური 

სეროლოგიური 

ლაბ.ების მოწყ..

ასტრუპის აპარატი 

კიუვეზი 

კომპიუტერი 

ხელოვნულრი სუნთქვის აპარატი 


	Z30 დან – 37 C

-39

YY 76  S –37

T oo, 01.04.06.19

c 51 დან –58 C

A 32.54.55.56.59.60.63.64

 ( 00.08.09.25.

37.58

D 06.24 დან 28-CT

39.62 დან –65 –CT

E 28

N 70დან  77-CT

80 დან 99 –CT

PP 00 დან 96 –ჩთ

QQ 00 დან 07-CT

50.51.52


	A 960 MM 3.2.31.17.16.32.

34.10.23.  STM 1

 624

966 945 237 924 1047 426 

988 121 571 887 1043 106 

593 334 572 888 1044 336 

128 16   567  929 566 981

360 455 568 930  29  684

463 153   5   931  8006 979

686 186 620 885 436 714 

949 410  500 886  1013  8009

15    162  8028 925   1126

501   24    575   926    366

986  31    948   927      46

592 622 576 927 135

50 722  161 928 59 

621  723 1179   618 2

610  1177  1 67

975  1165  992  619 

176 45  1166  66  996

236  48 1167  43   17

950  479     8033   379 

8040  

594  1168  126  377

627  438  1173   359  119

246 590 1174  404  30 

591  1175 123  356 

351  913  124  13

454  914  721  357

136  990  915  1046  358 


	ორსულთა სტაც. მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, მათ შორის მაღალი დონის ტექნოლოგიების გამოყენებით. “რთული” და მძიმე შემთხვევების კონცენტრირე-

ბა, ოპერატიული წესით დიაგნოზისა და მკურნალობის ტაქტიკის შემუშავება სხვა დარგების სპეციალისტთა ჩარევით. 

 ნაყოფისა და ახალშობილის პათ. მდგომარეობათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უახლესი და მათ შორის ციტოგენეტიკური, ელ. ფიზიო-ლოგიური, რადიოლოგიური და ლაბორატორიული მეთო-დების გამოყენებით. გინეკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა უახლესი მეთოდების გამოყენებით.  არა-ოპერაციული და ოპერაცი-ული მკურნალობა ტრადიციული და  თანამედროვე ნაკლებინვაზიური მეთოდების, ანალგეზიის ველა სახის გამოყენებით, მაღალი დონის რეანიმაცია-ინტენსიური თერა-პიით. ტრანსფუზიოლოგიური ოპერაციების წარმოება. ონკო-ლოგიურ და სეპტიურ დაა-ვადებათა ადრეული გამოვლინება და პროფილის მიხედვით ავადმყოფთა გადაგზავნა. კონტრაცეფცია და რეპროდუქციული ჯანმრთ-ელობის მახასიათებელთა შეფასება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, კონტროლი.მეთოდ-ორგანიზაციული საქმიანობის წარმოება მეანობაში, პერინა-ტალოგიაში, გინეკოლოგიაში.



* აღნიშნულნი არიან ის მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად  ითანამშრომლებენ დაწესებულებასთან

მეტაბოლოგია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის      მოცულობა

	I
	ამბულატ. დღის სტაც.-ით
	ზოგ. პროფ. ან ოჯახის ექიმი. 

მედდა
	
	E05, E03.0, E03.1, E21, E20, E15, E16,E87.7,E86
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377,A356, A34
	დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიშ სიტუაციებში I დახმარება, ქრ. დაავადებების მართვა

	
	
	
	
	E05, E03.0, E03.1, E21, E20, E15, E16,E87.7,E86
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377,A356, A34
	დღის სტაციონარის პირობებში დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა,სიცოცხლისათვის საშიშ სიტუაციებში I დახმარება, ქრ. დაავადე-ბების მართვა

	
	
	
	
	E05, E03.0, E03.1, E21, E20, E15, E16,E87.7,E86
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377,A356, A34, A48
	 სტაციონარის პირობებში დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.

სიცოცხლისა-თვის საშიშ სიტუაციებში I დახმარება, ქრ. დაავადებების მართვა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმ-ყოფო
	ენდოკრი-ნოლოგი,  მედდა
	
	E05, E03.0, E03.1, E21, E20, E20.1, E15, E16, E87.7,E86, E78, მეტაბოლური სინდრ.ომი 
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377, A356, A34, A23, A691, A48, A609, MM4 
	დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიშ სიტუაციებში I დახმარება, ქრ. დაავადებების მართვა



	III
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ენდოკრი-ნოლოგი. 

მედდა
	
	E05, E03.0, E03.1, E21, E20, E20.1, E15, E16, E87.7, E86, E78, M88, M82.1, E55,  მეტაბოლური სინდრ.ომი, 
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377, A356, A34, A23, A691, A48, A609, MM4, A16, A786, A1124, A236, A28, A992, A147, A11, A721, A719, A720, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდების ქოლესტერინ.,

Mმაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდების ქოლესტერინ.
	დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პროფილაქტიკა. ქრ. დაავადებების მართვა

	IV

	უნივერსი-ტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ენდოკრინოლოგი. 

მედდა,


	
	E05, E03.0, E03.1, E21,  E20, E20.1, E15, E16, E77, E87.0, E87.1 E83.4, E83.5 E875, E87.6, E87.3, E87.7, E86, E78, M88, M82.1, E55,  მეტაბოლური სინდრ.ომი, 
	A686, A295, A126, A66, A67, A688, A357, A377, A356, A34, A23, A691, A48, A609, MM4, A16, A786, A1124, A236, A28, A992, A147, A11, A721, A719, A720, სისხლში: დაბალი სიმკვრივის  ლიპოპროტეიდების ქოლესტერინი,

Mმაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდების ქოლესტერინი, ლი-პოპროტეიდლიპაზა, ძლიერ დაბალი სიმკვრივის ლიპო-პროტეიდების ქოლ-ესტერინი, გლუკოზოტოლერა-ნტობის ტესტი, გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, ინსულინი, კორტიზოლი, ზრდის ჰორმონი, ინსულინისმსგავსი ზრდის ფაქტორი, ძვლის დენსიტომეტრია, ტესტოსტერონი, პროგესტერონი, ესტროგენები, მალუთეინიზირე-ბელი ჰორმონი, ფოლიკულების მასტიმულირებელი ჰორმონი, პროლაქტინი, CU,MG,MN,ZN.      
	დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პროფილაქტიკა. ქრ. დაავადებების მართვა, გართულებების მკურნალობა-პროფილაქტიკა.


მობილური სამედიცინო დახმარება სპეციალიზირებულ ტრანსპორტში

	დონე
	დაწესებულების ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7

	III
	რეგიონალური საავადმყოფო,სპეციალიზირებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი, ჰოსპიტალი,
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი 4, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთნი 4, მძღოლი-მაშველი 4
	რეანიმობილი 2 და კონტრაქტი 2

საკაცე

მაშუქი სიგნალიზაცია

ხმოვანი სიგნალიზაცია

კარდიოგრაფი -  დეფიბრილატორი

პულსოქსიმეტრი

გლუკომეტრი

მართვითი სუნთქვის აპარატი

ელექტრომქაჩი

კონდიციონერი/გამათბობელი

მედიკამენტების კარადა 

ჟანგბადის რეზერვუარი 10 - 50ლ

აზოტის ქვეჟანგის რეზერვუარი 10ლ

მოწყობილობა აზოტის ქვეჟანგის და ჟანგბადის დოზირებული მიწოდებისთვის (ბლენდერი)

სატრანსპორტო კუვეზი (ახალშობილის ტრანსპორტირებისთვის)
	Z 51.8 სხვა დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	კატასტროფის სამედიცინო შედეგების შერბილება /ლიკვიდაცია

პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/ტრანსპორტირება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება



	
	
	
	მედიკამენტების ნაკრები

ადრენალინი 0.18%

ამინოკაპრონის მჟავა

არდუანი 4მგ.

ასპირინი0.5გრ.

ატროპინის სულფ. 0.1%

ბარალგინი

ბარალგინი ტაბ

ცერუკალი 

დექსამეტაზონი 4მგ.

დიბაზოლი 1%

დიცინონი

დიკლობროუ 75მგ.

დიტილინი

დოლბანდი 5მტ 

დოპამინი 4%

ეთანოლის სპირტი 95%

ეუფილინი 2.4%

ფუროსემიდი 1%

გლუკოზა 10%

გლუკოზა 40%

გლუკოზა 5%

ჰეპარინი ინსულინი იოდინოლი

კალციგლუკონატი 10%

კეტანოვი 30მგ კოფეინი 10%

კორვალოლი 25.მლ.

ლეიკოპლასტირი

ლიდოკაინი 2%

ლიდოკაინის აეროზოლი 10%

ლისტენონი 

მაგნიუმის სულფატი 25%

პროზერინი 0.05%

ქლორგექსიდინი 0.5%

რეგიდრონი 18.9
	
	
	

	
	
	
	მანიტოლი 10%

მორფინი1% 1მლ

ნატრიუმის ბიკარბონატი 5%

ნატრიუმის ოქსიბუტირატი 20%

ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500.0

ნახსირი გააქტ. 0.25მგ

ნიტრო ნიტროგლიცერინი 

ნიტრომინტის აეროზოლი

ნოვოკაინი 0.5%

ოქსიტოცინი 

პანტენოლის აეროზოლი 

პაპავერინი 2%

პარაცეტამოლი 0.5გრ.

პოლიგლუკინი 400.0

პრედნიზოლონი 25მგ.

პრომედოლი 2%

სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები

რენი

რინგერი 500.0

სადეზინფექციო ხსნარი

საინექციო წყალი 

სალბუტამოლის აეროზოლი
	
	
	

	
	
	
	სადისპეტჩეროს აღჭურვილობა

სადისპეჩეროს აღჭურვილობა

საკომუნიკაციო საშუალებები: 

სატელეფონო ხაზი--სერიული ტელეფონი (სულ მცირე 3 ხაზი)

ქალაქის ტელეფონი 2 – 3 ხაზი

ფიჭური ტელეფონი 2 – 3 ხაზი

მოწყობილობები   გამოძახების დაფიქსირებისა და მონაცემთა ბაზის წარმოებისათვის:

1. ზონარ გაყრილი, დამოწმებული ჟურნალი.

2. კომპიუტერი აქსესუარებით

3. ჟურნალი და ლამინირებული  საინფორმაციო ფურცლები შემდეგი ინფორმაციით:

მობილური ბრიგადების მორიგეობის გრაფიკი

სარეზერვო კონსულტანტების საკონტაქტო ტელეფონები

საბაზო დაწესებულების და პასუხისმგებელ მორიგეთა

საკონტაქტო ტელეფონები

სპორტის დისლოკაციის ადგილისა და მორიგე მძღოლის 

ტელეფონის ნომრები
	
	
	

	
	
	
	ამბუ ნაკრებით

ასპირაციული მილი 

არასტერილური ხელთათმანი

ბამბა არასტ.

ბაქტ. ლეიკოპლასტირი

ბინტი არასტერ. 7X14

ბინტი სტერ. 7X14

ცენტრალური ვენის კათეტერი

ცხვირის კანულა ჟანგბადის

დრენაჟის მილი

ე. კ. გ მიმწოდი

ელასტ. ბინტი

ენდოტრაქეალური მილი № 2,0

ენდოტრაქეალური მილი № 2,5

ენდოტრაქეალური მილი №3,0

ენდოტრაქეალური მილი №3,5

ენდოტრაქეალური მილი №4,0

ენდოტრაქეალური მილი №5,0

ენდოტრაქეალური მილი №7.0

ენდოტრაქეალური მილი №8.5

ენდოტრაქეალური მილი №9.0

ენის დამჭერი

ერთჯ. სკალპელი

ერთჟჯ. ხალათი

ფეხის მქაჩი

ფოლეის კათეტერი 12ფრ

ფოლეის კათეტერი 16ფრ.

ფოლეის კათეტერი 18ფრ.

ფოლეის კათეტერი 24ფრ.

გადას. სიჩქარის რეგულატორი

გადასასხმელი სისტემა ფილტ.

გადასასხმელი სისტემა უფილტ. 

გრძელი საიმობილიზაციო ფარი

ჰაერგამტარი (ნაკრები)

კანის ფანქარი

კერვა 0.0

კერვა 4.0

კისრის საყელო სხვ. ზომის

კონექტორი

შპრიცი ერთჯ. ინსულინის
	
	
	

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი, სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი 4, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთნი 4, მძღოლი-მაშველი 4
	საჰაერო ტრანსპორტი 1 ან კონტრაქტით

რეანიმობილი 2 და კონტრაქტი 2

სამედიცინო აპარატურა დანართი იგივე (დონე III)
	Z 51.8 სხვა დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	კატასტროფის სამედიცინო შედეგების შერბილება /ლიკვიდაცია

პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/ტრანსპორტირება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება




მოსახლეობის მასობრივი იმუნიზაციის ორგანიზება და ჩატარება
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედ. საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია, პირ.ჯანდაცვის ცენტრი; საუბნო საავადმყოფო.
	პედიატრი, ამცრელი მედდა
	ამცრელი (იმუნიზაციის) კაბინეტი; მაგიდა, “ცივი ჯაჭვის”ინვენტარი, საუტილიზაციო კონნტეინერი, ხელსაბანი, სააფთიაქო კარადა, პირ. დახმარების აღმოსაჩენად,ტახტი, ბამბა, სპირტი, ვაქცინები, ერთჯერადი შპრიცები.
	Z27.3; Z34.6; Z23.2; Z24.4; Z24.6; Z25.0; Z27.3; Z27.8; Z23.5; Z29.8;
	
	

	II
	ქალაქის ან რაიონული საავადმყოფო 
	პედიატრი, ამცრელი მედდა.
	ამცრელი (იმუნიზაციის) კაბინეტი; მაგიდა, “ცივი ჯაჭვის” ინვენტარი, საუტილიზაციო კონტეინერი, ხელსაბანი, სააფთიაქო კარადა, პირ. დახმ. აღმოსაჩენად, ტახტი, ბამბა, სპირტი, ვაქცინები, ერთჯერადი შპრიცები.
	Z27.3; Z34.6; Z23.2; Z24.4; Z24.6; Z25.0; Z27.3; Z27.8; Z23.5; Z29.8;
	
	

	III
	პოლიკლინიკა; სამშობიარო სახლი.
	პედიატრი, ამცრელი მედდა
	ამცრელი (იმუნიზაციის) კაბინეტი; მაგიდა, “ცივი ჯაჭვის” ინვენტარი, საუტილიზაციო კონტეინერი, ხელსაბანი, სააფთიაქო კარადა, პირ. დახმ. აღმოსაჩენად, ტახტი, ბამბა, სპირტი, ვაქცინები, ერთჯერადი შპრიცები.
	Z27.3; Z34.6; Z23.2; Z24.4; Z24.6; Z25.0; Z27.3; Z27.8; Z23.5; Z29.8;
	
	


მოზრდილთა სამედიცინო პატრონაჟი

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლეევები
	საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია, პირველადი ჯანდაცვა
	ზოგადი პრაქტიკის ექთანი, ექთანი–კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეს გავლილი ზოგადი პრაქტიკის პროფილით
	მაგიდა 

სკამი 

ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი 

სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
	E10; N145; I10-15;K25-29-15;N00;

120; 125; 110;115;Z00.0
	
	ჩაატაროს მიმაგრებული მოსახლეობის პერსონალური აღრიცხვა, შეკრიბოს დემოგ. და მედიკო-სოციალური ინფორმაცია, ზოგადი პრაქტიკის ექიმთან ერთად ჩაატაროს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ანალიზი;

ზოგადი პრაქტიკის ექიმთან ერთად გამოყოს მოსახლეობის ჯგუფი, რომელსაც აქვს დაავადების ადრეული და ფარული ფორმები და პირველადი ჯანდააცვის დონეზე გაუწიოს სამედიცინო დახმარება;

ჩაატაროს იმუნოპროფილაქტიკა;

შეასრულოს ინფექციური კონტროლის მოთხოვნები;

გაუწიოს დახმარება ოჯახის, ოჯახის დაგეგმვის და ოჯახის ცხოვრების მედიკო-სოციალური პრობლემების მოგვარებაში თავისი კომპენტენციის ფარგლებში, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ასსაკის გათვალისწინებით. განახორციელოს ოჯახის წევრთა სამედიცინო-ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა;

მონაწილეობა მიიღოს მარტოხელა, მოხუცთა, ინვალიდთა, ქრონიკულად მოავადე ავადმყოფთა (ბინაზე მოვლის ჩათვლით), დახმარების ორგანიზაციაში;

ორგანიზაცია გაუწიოს ზოგადი პრაქტიკის ექიმის ამბულატორიული ბარათების, ბლანკების, რეცეპტების მომზადებას, წინასწარი ანამნეზის შეკრებას თავისი კომპენტენციის ფარგლებში.

შეასრულოს პროფილაქტიკური, სამკურნალო, დიაგნოსტიკური, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც ნიშნავს ზოგადი პრაქტიკის ექიმი ადგილზე და ბინაზე, მონაწილეობა; მონაწილეობა მიიღოს ამბულატორიულად ჩატარებულ მცირე ოპერაციებში;

უზრუნველყოს პაციენტთა, პაციენტის პატრონთა სწავლება დაავადებათა ბინაზე მართვის შემთხვევაში აწარმოოს სააღრიცხვო-საპატაკო დოკუმენტაცია;

სადეზინფექციო ხსნარების დამზადება;

ინსტრუმენტების, ნემსების, შპრიცების წინასასტერილიზაციო დამუშავება;

სტერილური ბიქსების მოხმარება;

ხელების დეზინფექცია;

ავადმყოვის გადაყვანა და ტრანსპორტირება;

ავადმყოფის ჰიგიენური დამუშავება;

ნაწოლების პროფილაქტიკა;

ავადმყოფის კვება საწოლში;

საკვების მიწოდება ზონდით;

ავადმყოფის კვება გასტროსტომიდან;

ტემპერატურის გაზმვა;

დიურეზის განსაზღვრა; კოტოშების დადგმა;

მდოგვის საფენების გაკეთება;

სათბურის და ყინულის პარკის გამოყეენბა;

ყველა სახის ოყნის დაყენება;

შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია;

მალამოს, პლასტირის გამოყენება;

წვეთების ჩაწვეთება ცხვირში, თვალში, ყურში;

ინჰალატორის მოხმარება;

ინსულინის დოზის აღება;

ყველა სახის ინექქციები;

მანტუს სინჯის წარმოება;

წვეთოვანი სისტემის აწყობა;




 მძღოლების წინასარეისო სამედიცინო შემოწმება

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I

II

III

IV


	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტრო- როლის ლაბორატორია
	სერტიფიცირებული ექიმი (კვალიფიკაციით ნევროლოგიაში და ნარკოლოგიაში)

ექთანი
	რბილი და მაგარი ავეჯი;

პერსონალური კომპიუტერი;

 ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში;

თერმომეტრი;

სიგრძის საზომი ლენტი (სანტიმეტრი);

მუდმივი დენის წყარო;

სველი წერტილი;

საკანცელარიო საქონელი(კომპლექტი

ცეცხლგამძლე სეიფი;

 გადაუდებელი დახმარების აფთიაქი;

ალკოტესტირების აპარატი;

ტონომეტრი;

წამმზომი;

საერთო ფართობო არაუმცირეს 18 კვ.მ.


	–
	VPP,

A 596, A 597
	სრული მოცულობა


ნარკოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება,

ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	მე-2
	საექიმო კაბი

ნეტი
	ექ ნარკოლოგი

მედდა - ლაბორანტი
	სტანდარტული ნაკრები. კლინიკური ბიოქიმიის ლაბორატორია თავისი აღჭურვილობით /ფოტოელე-ქტროკოლორიმეტრი, ქიმიური ჭურჭელი, მიკროსკოპი, ამწოვი კარადა, ცენტრიფუგა, საშრობი კარადა,, მაცივარი, სტერილიზატორი/


	F10,F11,F12,F13,F14,F15, F16, F17, F18, F19
	A66

10006

10000

10001

10000
	პროფილაქტიკური სარეაბილიტაციო საქმიანობა F10-დან F-19-ის ჩათვლით, საწყისი ფორმების პირველადი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ქრ. დაავადებათა მართვა, მსუბუქი ფორმის მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის პირველადი დახმარება, შემოწმება ადმინისტრაციული მიზნით ალკოჰოლურ და ნარკოტიკულ თრობაზე, სტატისტიკური ანალიზი

	მე-3
	დისპან-სერი
	ექიმი ნარკოლოგი

მედდა

ქიმიკოს-ტოქსიკოლოგი

ლაბორანტი ფსიქოლოგი
	სტანდარტული ნაკრები
ნარკოტიკის განსაზღვრისათვის /ნახევრად ავტომატური კონტაქტური ფოტომეტრი Human Reder Single, მინიფოტომეტრი Mater Tesh-Model 6, იმუნოფერმენტული კოლორიმეტრული ანალიზატორი ИФА-ОЭП-Р2,/ თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია შესაბამისი აღჭურვილობით /ამწოვი კარადა, ცენტრიფუგა, საშრობი კარადა, სტერილიზატორი, შარდის შესანახი კონტეინერები, საყინულე-მაცივარი, ლუმინესენციური ნათურა, ავტომატური პიპეტები, მიკროსკოპი/, ალკოჰოლის განსაზღვრისათვის ამონასუნთქ ჰაერში ალკოტესტერი ან ППС, გაზური ქრომატოგრაფი.
	F10,F11,F12,F13,F14,F15, F16, F17, F18, F19
	10006, 10000,10001,1000,

10005,10052,10017,

10054, 10000,10006, 10053, A13, A66, A67,A167, A715, A334
	პროფილაქტიკური სარეაბილიტაციო საქმიანობა F10-დან F-19-ის ჩათვლით, საწყისი ფორმების პირველადი პროფილაქტიკა, მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ფორმების მკურნალობა, შემოწმება ადმინისტრაციული მიზნით ალკოჰოლურ და ნარკოტიკულ თრობაზე, კონსულტაციები, სტატისტიკური ანალიზი


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	მე-4
	სპეციალი

ზირებული სამედი-ცინო კვლევითი ინსტიტუ-ტი
	ექიმი

მედდა

ქიმიკოს-ტოქსიკოლოგი

ლაბორანტი

ფსიქოთე-რაპევტი

ფსიქოლოგი

ფიზიოთე

რაპევტი
	სტანდარტული ნაკრები 

ნარკოტიკის განსაზღვრისათვის /ნახევრად ავტომატური კონტაქტური ფოტომეტრი Human Reder Single, მინიფოტომეტრი Mater Tesh-Model 6, იმუნოფერმენტული კოლორიმეტრული ანალიზატორი ИФА-ОЭП-Р2,/ თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია შესაბამისი აღჭურვილობით /ამწოვი კარადა, ცენტრიფუგა, საშრობი კარადა, სტერილიზატორი, შარდის შესანახი კონტეინერები, საყინულე-მაცივარი, ლუმინესენციური ნათურა, ავტომატური პიპეტები, /, ალკოჰოლის განსაზღვრისათვის ამონასუნთქ ჰაერში ალკოტესტერი ან ППС, გაზური ქრომატოგრაფი.

გალვანიზაციის აპარატი, УВЧ, ელექტროფორეზი.


	F10,F11,F12,F13,F14,F15, F16, F17, F18, F19
	10000, 10001,10000, 

10000, 10046,10005,

10052, 10017,10054,

10006, 10053,10052,

10051, A13, A25, A26,A27, A29, A66, A167, A715, MM23, MM30, MM44, A334.
	F10-დან F-19-ის ჩათვლით საწყისი ფორმების პირველადი დიაგნოსტიკა, ყველა სახის სამკურნალო პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო საქმიანობა საორგანიზაციო მეთოდური ხელმძღვანელობა, სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობა, ახალი მეთოდების შემუშავება, შასწავლა, დანერგვა, კადრების მომზადება, შემოწმება ადმინისტრაციული მიზნით ალკოჰოლურ და ნარკოტიკულ თრობაზე, ექსპერტიზა, კონსულტაციები, ეპიდემიოლიგიური კვლევები, სტატისტიკური ანალიზი.
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	სპეციალიზირებული კაბინეტი
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	-
	კი
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	დაწესებულება უაფთიაქოთ
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	ჩვილ ბავშვთა სახლი
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1. გრაფა "კადრები'",- დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ ბრძანებით გამოყოფილი პირები ვალებული არიან ლიცენზირებისას წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლობის შესახებ და ცნობა ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში მათი აღრიცხვაზე არყოფნის შესახებ.

2. გრაფა  `ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლებით~ - გულისხმობს ნარკოტიკული  საშუალებების შეძენის, მიღების, შენახვისა და გამოყენების უფლებას. 

3. დაწესებულებას, რომელსაც გააჩნია ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლება, ავტომატურად ენიჭება ფსიქოტროპული საშუალებების ბრუნვის უფლება.

4. დაწესებულებას, რომელსაც გააჩნია ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებებზე რეცეპტის გამოწერის უფლება, ავტომატურად ენიჭება ფსიქოტროპული საშუალებებზე რეცეპტის გამოწერის უფლება.

5. სამედიცინო დაწესებულებების (საავადმყოფო, ჰოსპიტალი, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი და ცენტრი, სპეციალიზებული კლინიკა, სამშობიარო სახლი, დედათა და ბავშვთა ცენტრი), რომლის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შედის პოლიკლინიკა (ამბულატორია),  დამატებით ენიჭება ნარკოტიკულ სამკურნალო საშუალებებზე რეცეპტის გამოწერის უფლება. 

6. სამშობიარო სახლს, რომლის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შედის ქალთა კონსულტაცია, დამატებით ენიჭება ნარკოტიკულ სამკურნალო საშუალებებზე რეცეპტის გამოწერის უფლება. 

7. დისპანსერს, რომლის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შედის სტაციონარი, დამატებით ენიჭება ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლება. 

8. პოლიკლინიკას, რომლის სტრუქტურულ შემადგენლობაში შედის სასწრაფო სამედიცინო გადფაუდებელი დახმარების განყოფილება, დამატებით ენიჭება ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლება. 

9. I ჯგუფის აფთიაქისათვის წაყენებული პირობები ვრცელდება იმ აფთიაქზე, რომელსაც გააჩნია ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლება.

10. ფარმაცევტული ბაზისათვის წაყენებული პირობები ვრცელდება იმ ბაზაზე, რომელსაც გააჩნია ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების ბრუნვის უფლება.

11. ფარმაცევტულ საწარმოში ნარკოტიკული საშუალებები ინახება მხოლოდ სუბსტანციების სახით.
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	უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით “შინაგანი საქმე”, “პედიატრი”, “სტომატოლოგია”), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერთიფიკატი ნატუროპათიის დარგში. ექთანი
	ამწოვი კარადა, ლაბორატორიული მაგიდა აპარატების და ხელსაწყოების მაგიდა, ანალიტიკური სასწორის მაგიდა, ლაბორატორიული სკამი საზურგით, წიგნების კარადა, ჭურჭლის კარადა, მცენარეული საშ. შესანახი კარადა, მაცივარი, რკინის სეიფი.
	იგივე
	იგივე
	

	IV
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით “შინაგანი საქმე”, “პედიატრი”, “სტომატოლოგია”), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერთიფიკატი ნატუროპათიის დარგში. ექთანი
	ამწოვი კარადა, ლაბორატორიული მაგიდა აპარატების და ხელსაწყოების მაგიდა, ანალიტიკური სასწორის მაგიდა, ლაბორატორიული სკამი საზურგით, წიგნების კარადა, ჭურჭლის კარადა, მცენარეული საშ. შესანახი კარადა, მაცივარი, რკინის სეიფი.
	იგივე
	იგივე
	


ნეფროლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	№
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის), საავადმყოფო
	ნეფროგი

მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებებისდიაგნოსტიკა (მკურნალობა, მწ.და ქრონიკ. სტადიების

	II
	საექიმო(ნეფროლოგის)კაბინეტი
	ნეფროგი;

მედდა
	იგივე
	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მკურნალობა ამბულატორიულ პირობებში, ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	III
	რეგიონული(რესპუბლიკური)საავადმყოფო ან კლინიკური საავადმყოფო
	ნეფროგი;

მედდა
	იგივე


	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126

A236;A121;A237;A44;A23;A997;A14; A232;A43;A354;A176;A346;A404;A50; A293;A356;A360;A30.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა მკურნალობა, მწ.და ქრონიკ. სტადიების

	III
	პოლიკლინიკა(ნეფროლოგის სპეც. კაბინეტ.)
	ექიმი ნეფროლოგი

მედდა
	იგივე
	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126

A236;A121;A237;A44;A23;A997;A14; A232;A43;A354;A176;A346;A404;A50; A293;A356;A360;A30.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა მკურნალობა ამბულატორიულ პირობებში

	III
	ჰოსპიტალი
	ექიმი ნეფროლოგი

მედდა
	იგივე


	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19

N06;N07;N08;№10;№11;N12;N15;N16
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126

A236;A121;A237;A44;A23;A997;A14; A232;A43;A354;A176;A346;A404;A50; A293;A356;A360;A30.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მწ.და ქრონიკ. სტადიებში

	IV
	სპეციალიზირებუ-ლი ცენტრი (თირკმლის ცენტრი)
	ექიმი ნეფროლოგი

მედდა
	იგივე


	N00;N01;N02;N03;N04;N05;N14;N17;N18;N19

N06;N07;N08;№10;№11;N12;N15;N16
	A66;A67;A17;A16;  A990;A34;A8033; A359;A112;A627; A126

A236;A121;A237;A44;A23;A997;A14; A232;A43;A354;A176;A346;A404;A50; A293;A356;A360;A30.

A89;A40;A679.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებებისდიაგნოსტიკა (მკურნალობა, მწ.და ქრონიკ. სტადიებია


ნეფროლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლო-გიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია და საუბნო საავადმყოფო
	ზოგადი პრო-ფილის და ოჯა-ხის ექიმი 

მედდა 


	სტანდარტული ნაკრები
	N00

N03

N04

N39.0
	A-66

A-67
	ჩამოთვლილ დაავადებათა პირველადი დიაგნოსტიკა, სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზაციის ორგანიზება, მეთვალყურეობა სპეციალიზირებულ დაწესე-ბულებათა მიერ დანიშნულ მკურნალობაზე.



	II.
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	პედიატრი 

მედდა 


	იგივე

ბიოქიმიური ლაბორატორია . 

ექოსკოპი .

რენტგენის კაბინეტი 

ელექტროკარდიოგრა-ფიული კაბინეტი 

ოფთალმოსკოპული კაბინეტი 

ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია 


	N00

N03

N04

N39.0
	A-2

A-16

A-23

A-28

A-34

A-66

A-67

A-77

A-105

A-112

A-121

A-140

A-176

A-236

A-237

A-360
	ბავშვთა ნეფროლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარების გაწევა.

№00 გაურთულებელი შემთხვევების მკურნალობა.

№39 მკურნალობა

№03 და №04-ის ჰოსპიტალიზაციის ორგანიზება სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში.



	III
	რეგიონალური, სპეციალიზირე-ბული და კლინიკური საავადმყოფო
	ბავშვთა ნეფროლოგია 

მედდა 


	იგივე

რენტგენის კაბინეტი

ექოსკოპიური დანადგარი 

ბიოქიმიური ლაბორატორია 

ელექტროკარდიოგრაფიული კაბინეტი 

ოფთალმოსკოპიური კაბინეტი 


	N00

N03

N04

N39.0
	A-2

A-16

A-23

A-28

A-34

A-66

A-67

A-77

A-105

A-112

A-121

A-140

A-176

A-236

A-237

A-360


	ექიმ-ნეფროლოგს უნდა შეეძლოს საშარდე სისტემის ორგანოთა დაავადებების მართვა. სტაციონარში უნდა კეთდებოდეს ცისტოგრაფია, ექსკრეტორული უროგრაფია, ისაზღვრებოდეს გორგლოვანი ფილტრაცია და წყლის მილაკოვანი რეაბსორბცია.



	4.
	სპეციალიზირე-ბული ს/კ ინსტი-ტუტი;

სპეციალიზირე-ბული ცენტრი;

უნივერსიტეტის კლინიკა,
	ბავშვთა ნეფროლოგიური განყოფილება –ექიმი 

მედდა  


	იგივე

რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

ბიოქიმიური ლაბორატორია 

ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია 

რადიოლოგიური კვლევის ლაბორატორია 

იმუნოლოგიური ლაბორა-ტორია 

პათომორფოლოგიური ლაბო-რატორია 


	N00

N03

N04

N39.0
	A-2

A-16

A-23

A-28

A-34

A-66

A-67

A-77

A-105

A-112

A-121

A-140

A-176

A-236

A-237

A-360
	ექიმი-ნეფროლოგი უნდა ფლობდეს კვლევის და მკურნალობის მეთოდებს (ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური, Rო-რადიოლოგიური კვლევა, თირკმლის ბიოფსია, პულსთერაპია, ციტოსტატიკური თერაპია, პლაზმაფერეზი. ჰემოდიალიზი), რომლებიც შეესაბამება საერთა-შორისო სტანდარტებს.



	5.
	ბავშვთა პოლიკლინიკა
	ბავშვთა ნეფროლოგი

მედდა 


	იგივე

რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

ბიოქიმიური ლაბორატორია 

ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია 


	№00

№03

№04

№39.0
	A-2

A-16

A-23

A-34

A-66

A-67

A-105

A-112

A-140

A-176

A-360
	სავარაუდო დიაგნოზის დასმა, სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზაციის ორგანიზება, სპეციალიზირებულ დაწესებულებათა მიერ დანიშნული მკურნალობის შესრულების მეთვალყურეობა.




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგია (მოზრდილთა / ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო ტექნუკური აღჭურვილობა
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	განყოფილების (კათედრა) ხელმძღვანელი (ექიმი ნეიროქირურგი)
	ქირურგია: ნეიროქირურგია
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	 
	 
	 
	S07; S02.2; S00; S01; T14.0; S06.1; S06.3; S06.6; S06.7; S02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.0; S06.2; S04; S06.4; S06.5; S06.6; S06.8; I61S14; S12; S22.0; T09; S01.0; S02.1; S06.3; M54;  D33
	 სტანდარტული გამოკვლევები დამატებული: კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია, მიელოგრაფია, დოპლეროგრაფია
	მე–10 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა, ჩამოთვლილი დაავადებების საბოლოო დიაგნოსტიკა, ქირურგია და პოსტოპერაციული  მკურნალობა სპეციფიკის გათვალისწინებით.

	 
	2.კლინიკური საავადმყოფო
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	გარდა D33
	გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	3.ჰოსპიტალი
	ექიმი ნეიროქირურგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი (ნეირორეანიმატოლოგი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	 
	 
	თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც)
	 

	 
	 
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ანესთეზიოლოგი: ნეიროანესთეზიოლოგი, (შტატი/ ხელშეკრულება)
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებე-ლი:
	 
	 
	 
	 
	კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	ექიმი ელექტროფიზიოლოგი (ელექტროენცეფალოგრაფია, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 პროექცია)
	 

	 
	 
	ექიმი ექოსკოპისტი (დოპლეროგრაფის, ელექტროენცეფალოსკოპის სპეციალისტი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი რენტგენოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის რენტგენოლოგი: ნეირო რენტგენოლოგი, ანგიოგრაფია, არტერიოგრაფია და ა.შ., შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	რენტგენოლაბორანტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	ნაწლავების რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროპათოლოგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი ოფთალმოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ოფთალმოლოგი: ნეიროოფთალმოლოგი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	საყლაპავი მილის რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექთანი (ნეიროქირურგიული ინტენსიური პალატის / განყოფილების მედდა)
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	წელის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი, ნეიროქირურგიული ინტენსიური თერაპიის პალატის /განყოფილება ექთანი /მედდა)
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	საფეთქლის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექც)
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	 
	 
	 
	თვალბუდის რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე), საოპერაციო დარბაზი უნდა იყოს ეკრანირებული, ელექტრონული სამედიცინო აპარატურა დამიწებულია
	 
	 
	მიელოგრაფია
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, თავის ქალის მყარი ფიქსაციის შესაძლებლობა)
	 
	 
	ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	დიასახლისი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	 
	 
	ტრანსჰეპატიკური კონტრასტული რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	თავის ტვინის და გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	 
	 
	მუცლის ღრუს კონტრასტული კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესტეტიკებისა და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	ზურგის ტვინის ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსით გამოკვ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი (მოზრდ./ პედიატრიული), ინტრაოპერაციული მონიტორინგისათვის: ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	 
	 
	თავის ტვინის ბირთვულ-მაგნიიტური რეზონანსით გამოკვ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	ექსტრაკრანია-ლური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო სპიგმომანომეტრი
	 
	 
	ინტრაკრანია-ლური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	მეზენტერიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	MB კრეატინფოსფოკინაზა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	 
	 
	ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	თრომბოციტების ადჰეზია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	კოაგულოგრამა (გაშლილი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: კონტეინერი (ნახმარი მასალის შესაგრივებლად და ა.შ.)
	 
	 
	კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ბინოპულარული /მონოპულარული, ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია, ელექტროპინცეტი)
	 
	 
	პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი (სიმაღლე საოპერაციო ველიდან ტუბუსამდე: 220-300მმ, სიმაღლის რეგულირების შესაძებლობა, ორი დასამზერი, მოძრავი სახსრი), ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	 
	 
	პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა (ქირურგის გამადიდებელი სათვალე (მაქს. გადიდება 2.2-ჯერ), ცივი სინათლის წყარო)
	 
	 
	ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	სისხლის შეთავსება
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	სისხლის წნევის მანომეტრია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები;
	 
	 
	სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები 
	 
	 
	ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკრონეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, მცირე)
	 
	 
	შარდის საერთო ანალიზი
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინ. 16 არხიანი)
	 
	 
	შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თბომცვლელი (მოწყობილობა ჰიპოთერმიისათვის)
	 
	 
	შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ელექტრობორი (მაღალსიხშირული ელექტრობორი, მინ. 15 ათას. ბრუნი/წთ), ან/და ტრეპანაციისათვის საჭირო ინსტრუმენტების კომპლექტი 
	 
	 
	შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში
	 

	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური), ან/და ინტრაოპერაციული რენტგენის აპარატი (C რკალი, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლო-გიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგი-ურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ანგიოგრაფიული სისტემა ცერებრალური ანგიოგრაფიისათვის და მიელოგრაფიისათვის
	ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგი-ურ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, თავის ტვინის ექოენცეფალოსკოპი, დოპლეროგრაფით, ცერებრალური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ინტრაკრანიალური დოპლეროგრაფი)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (ნეირორეანიმაცია, მინიმუმ 2, ან 3 საწოლზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმაციული ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ვენტილაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ცენტრალური, ან/და ინდივიდუალური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის (რეანიმატოლოგი) ოთახი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადაუდებელი დახმარების აღჭურვილობა (კომპლექტი):
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ძირითადი აღჭურვილობა:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 16 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, თავის ტვინის ექოენცეფალოსკოპი, დოპლეროგრაფით, ცერებრალური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ინტრაკრანიალური დოპლეროგრაფი)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბრონკოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლოგიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს ინტენსიური თერაპიის (ნეირორეანიმაცია) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (ელექტრო-პნევმატური, ან/და მექანიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (/ალტერნატიულ შემთხვევაში მართვითი სუნთქვის გარეშე, სავალდებულო რაოდენობა თითოეულ საწოლზე, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ნეირო ინტენსიური თერაპიის დარბაზში მინ. 1 ცალი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული განყოფილება:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამანიპულაციო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: კონტეინერი (ნახმარი მასალის შესაგრივებლად და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., განყოფილებაზე მინ. 2 ცალი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმ. 8 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	 
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
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	IV
	1.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი (ექიმი ნეიროქირურგი)
	ქირურგია: ნეიროქირურგია
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.სპეციალიზირებული ცენტრი
	პროფესორ-მასწავლებლები (ნეიროქირურგი/ ქირურგი და ა.შ.)
	ალტერნატიული კვების წყარო, საოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	 
	 
	 
	G00.9; G04.9;  T81.4; Q01;  Q04; Q05; Q06; Q28.3; Q75; S06.4;  S06.5;  S06.3;  S07;  S02.2;  S14;  S32;  T08;  T06.0; T06.1;  S00;  S01;  T14.0;  S06.1;  S06.3;  S06.6;  S02.0; S02.1;  S02.7;  S02.9;  S06.2; S06.0;  S04;  D17.0; D18; D16.4; D21.0; D23.4; Q03; G91; D32; D33; D42; D43; D35.2; D35.3; B67.9; G06.0; S06.7; S06.1; S06.6; S02.1; T09.3; T02; S06.8; I61; S14; S12; S22.0; T09; S01.0; S02.1; S06.3; G93.5; G93.6; M54
	 სტანდარტული გამოკვლევები დამატებული: კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია, მიელოგრაფია, დოპლეროგრაფია
	მე–10 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მართვა, ჩამოთვლილი დაავადებების საბოლოო დიაგნოსტიკა, ქირურგია და პოსტოპერაციული  მკურნალობა სპეციფიკის გათვალისწინებით.

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	აუცილებელი
	 
	გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	ექიმი ნეიროქირურგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმი (ნეირორეანიმატოლოგი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	 
	 
	თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც)
	 

	 
	 
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ანესთეზიოლოგი: ნეიროანესთეზიოლოგი, (შტატი/ ხელშეკრულება)
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	ექიმი ელექტროფიზიოლოგი (ელექტროენცეფალოგრაფია, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 პროექცია)
	 

	 
	 
	ექიმი ექოსკოპისტი (დოპლეროგრაფის, ელექტროენცეფალოსკოპის სპეციალისტი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი რენტგენოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის რენტგენოლოგი: ნეირო რენტგენოლოგი, ანგიოგრაფია, არტერიოგრაფია და ა.შ., შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	რენტგენოლაბორანტი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	ნაწლავების რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი ნევროპათოლოგი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	ექიმი ოფთალმოლოგი (სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ოფთალმოლოგი: ნეიროოფთალმოლოგი, შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	საყლაპავი მილის რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექთანი (ნეიროქირურგიული ინტენსიური პალატის / განყოფილების მედდა)
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	წელის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი, ნეიროქირურგიული ინტენსიური თერაპიის პალატის /განყოფილება ექთანი /მედდა)
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია)
	 

	 
	 
	საოპერაციო ექთანი (/მედდა, შტატი/ ხელშეკრულება)
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	 
	 
	საფეთქლის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექც)
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია
	 

	 
	 
	ექთანი ლაბორანტი
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	 
	 
	 
	თვალბუდის რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე), საოპერაციო დარბაზი უნდა იყოს ეკრანირებული, ელექტრონული სამედიცინო აპარატურა დამიწებულია
	 
	 
	მიელოგრაფია
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, თავის ქალის მყარი ფიქსაციის შესაძლებლობა)
	 
	 
	ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	დიასახლისი (შტატი/ ხელშეკრულება)
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	ტრანსჰეპატიკური კონტრასტული რენტგენოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	თავის ტვინის და გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	 
	 
	მუცლის ღრუს კონტრასტული კომპიუტერული ტომოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში ანესტეტიკებისა და CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	ზურგის ტვინის ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსით გამოკვ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი (მოზრდ./ პედიატრიული), ინტრაოპერაციუ-ლი მონიტორინგისათვის: ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა, ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 2ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: მინიმალური რეზერვი - 1 ცალი)
	 
	 
	თავის ტვინის ბირთვულ-მაგნიიტური რეზონანსით გამოკვ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	ექსტრაკრანიალუ-რი სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო სპიგმომანომეტრი
	 
	 
	ინტრაკრანიალუ-რი სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	მეზენტერიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	MB კრეატინფოსფოკინაზა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	 
	 
	ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	თრომბოციტების ადჰეზია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	კოაგულოგრამა (გაშლილი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: კონტეინერი (ნახმარი მასალის შესაგრივებლად და ა.შ.)
	 
	 
	კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ბინოპულარული /მონოპულარული, ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია, ელექტროპინცეტი)
	 
	 
	პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი (სიმაღლე საოპერაციო ველიდან ტუბუსამდე: 220-300მმ, სიმაღლის რეგულირების შესაძებლობა, ორი დასამზერი, მოძრავი სახსრი) და გამადიდებელი მოწყობილობა
	 
	 
	პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა (ქირურგის გამადიდებელი სათვალე (მაქს. გადიდება 2.2-ჯერ), ცივი სინათლის წყარო)
	 
	 
	ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	 
	 
	სისხლის საერთო ანალიზი
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	სისხლის შეთავსება
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	სისხლის წნევის მანომეტრია
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები;
	 
	 
	სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები 
	 
	 
	ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკრონეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, მცირე)
	 
	 
	შარდის საერთო ანალიზი
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინ. 16 არხიანი)
	 
	 
	შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თბომცვლელი (მოწყობილობა ჰიპოთერმიისათვის)
	 
	 
	შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ელექტრობორი (მაღალსიხშირული ელექტრობორი, მინ. 15 ათას. ბრუნი/წთ)
	 
	 
	შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი)
	 

	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში
	 

	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური), ან/და ინტრაოპერაციული რენტგენის აპარატი (C რკალი, რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ანგიოგრაფიული სისტემა ცერებრალური ანგიოგრაფიისათვის და მიელოგრაფიისათვის
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	აუცილებელი, ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის ცენტრთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ცენტრთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, თავის ტვინის ექოენცეფალოსკოპი, დოპლეროგრაფით, ცერებრალური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ინტრაკრანიალური დოპლეროგრაფი)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (ნეირორეანიმაცია, მინიმუმ 8 საწოლზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა (/ვაკუუმი):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმაციული ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ვენტილაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ცენტრალური, ან/და ინდივიდუალური)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს სარეანიმაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის ექიმის (რეანიმატოლოგი) ოთახი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	გადაუდებელი დახმარების აღჭურვილობა (კომპლექტი):
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული, ე.წ. რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწრაფო რეთორაკოტომიის ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაციის კომპლექტი (შარდმიმღები გრადუირებული, მ.შ. ფოლეის კათეტერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ძირითადი აღჭურვილობა:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამომსხივებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეანიმატოლოგის მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმუმ 16 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სინქრონიზაციით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ACT - განსაზღვრის აპარატი (/თავისუფალი ჰეფარინის კონცენტრაციის გაჯერება სისხლში, სახარჯი მასალა, აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინე-ბით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, თავის ტვინის ექოენცეფალოსკო-პი, დოპლეროგრაფით, ცერებრალური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	დაემატა:
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (სტაციონარული, ინტრაკრანია-ლური დოპლეროგრაფი)
	აუცილებელი, ლიცენზია – ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება ულტრაბგერით განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბრონკოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია – ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოფილტრაციის აპარატი (ან/და ხელოვნური თირკმელის აპარატი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ან/და ხელშეკრულება – კლინიკურ ტოქსიკოლოგიასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინოს ინტენსიური თერაპიის (ნეირორეანიმაცია) დარბაზი (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული) საწოლი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (ელექტრო-პნევმატური, ან/და მექანიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული)
	აუცილებელი რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი  (მოზრდ./ პედიატრიული), მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ამოსუნთქულ ჰაერში CO2 შემცვლელობის განმსაზღვრელი ანალიზატორი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: საანესთეზიო აპარატმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	/სასურველი, მარგამ არა აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში  აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ნეირო ინტენსიური თერაპიის დარბაზში მინ. 3 ცალი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს რეზერვი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული განყოფილება:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სამანიპულაციო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	აუცილებელი
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქსების კარადა
	/სასურველი, მარგამ არა აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: კონტეინერი (ნახმარი მასალის შესაგრივებლად და ა.შ.)
	/სასურველი, მარგამ არა აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., განყოფილებაზე მინ. 2 ცალი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი (მინიმ. 8 არხიანი, სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	აუცილებელი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი ხელსაწყო (დახარისხება, კომპლექტაცია)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	სისხლის, სისხლის კომპონენტების რეზერვი:
	 
	მედიკამენტების შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	აუცილებელი, ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: იგივე მისამართზე
	 
	 
	 


	1
	2
	 3
	 4
	5
	6
	 7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	 სამედიცინო

 საქმ.  მოცულობა

	   II
	სამშობიარო სახლი-რაიონული საავადმყოფო
	 ნეონატოლოგი

 მედდა
	–ახალშ-თა პირველადი რეანიმაციის კიტი

–სითბური ლეიბები

–ფოტოთერაპიის აღჭურვილობა
	–მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის RDS P-2

–სეფსისი–P-35 P-39

–ჰიპოგლიკემია–P-70

–პოსტჰიპოქსიური დაზ,   P-20-P-21

(სიცოცხლისთვის

არა საშიში გართულებებით)
	–სისხლის ბიოქიმიური პარამეტრები

–ჰემატოკრიტი

–ელექტროლიტები

–რენტგენოგრაფია

–ულტრასონოგრაფია

–სკრ. ტესტი

–ფენილ. და ფ.ჯ.ჰ.


	–გაურთულებული მშობიარობის მართვა

–ახალშობილთა პირველადი რეანიმაცია

	   III
	რეგიონალური

საავადმყოფო
	 ნეონატოლოგი 

 რეანიმატოლოგი

 მედდა

 სანიტარი

 მედტექნიკოსი
	–II დონე +

–კუვეზები, კარდიომონიტორები, საინფუზიო კატეტერები

–24 სთ. კლინიკო-ლაბ. კვლევა

–24 სთ. რენტგენოლოგ.  სერვიზი
	
	
	–II დონე +

–ინტენსიური დახმარება მაღალი რისკის პაციენტების.
–დღენაკლულთა გამოზრდა დაბადებისას მასით 1500გ და მეტი

	  
	ახალშობილთა და გამოზრდის განყოფილება
	 მედდა

 სანიტარი 

 ნეონატოლოგი
	–ხანმოკლე დამხმარე ვენტილაცია

–ფეტალური მონიტორინგი

–ულტრასონოგრაფია


	
	
	

	   IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	 ნეონატოლოგი 

 რეანიმატოლოგ

 მედდა

 სანიტარი

 მედტექნიკოსი


	–II , III დონე +

–ხელოვნური სუნთქვის აპარატები

–მაღალი სიხშირის ვენტილატორი

–სატრანსპორტო ინკუბატორები
	–მძიმე RDS  P-22

–სეფსისი–P-35-

P-39

–გულის მანკები

 გ.ს.უ-ით და ა.შ. Q-20-Q-24

–ც.ნ.ს დაზიანება

P-20
	–ყვვლა სახის კლინიკო-ლაბ. კვლევა

–გენეტიკური კვლევა
	–II , III დონე +

–ინტენსიური დახმარება მაღალი რისკის პაციენტების.
–დღენაკლულთა გამოზრდა დაბადებისას მასით

1500გ და ნაკლები

	
	ახალშობილობის და გამოზრდის განყოფილება
	 მედდა

 სანიტარი 

 ნეონატოლოგი
	–ყვვლა სახის კლინიკო-ლაბ. კვლევა–24 სთ. –საკონსულტაციო სამსახური
	
	
	


ნევროლოგია (მოზრდილთა ამბულატორულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	განყოფილების ხელმძღვანელი ხელმძღვანელი
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	 ზოგადი პროფილის ექიმი
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან 
	G10, G20, G13, G24, G25, G30, G31, G35, G40, G41, G43, G44, G45, G46, G50-G59, G61, G70, G72, G80, G90, G95, G95.0, I60- I69.
	A88, A96, A97, A98, A115, A180, A695
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, ამბულატორიული მკურანლობა 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით  
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ნევროლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ოფთალმოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ნევროლოგიური განყოფილებისათვის (ნევროლოგის ჩაქუჩი, სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (ქირურგიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული აღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	5
	6
	7

	II
	1. რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 ექიმი ნევროლოგი
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	G10, G20, G13, G24, G25, G30, G31, G35, G40, G41, G43, G44, G45, G46, G50-G59, G61, G70, G72, G80, G90, G95, G95.0, I60- I69.
	A88, A96, A97, A98, A115, A180, A695
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონარული მკურანლობა და რეაბილიტაცია. 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით  
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ნევროლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მბრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ოფთალმოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ნევროლოგიური განყოფილებისათვის (ნევროლოგის ჩაქუჩი, სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (ქირურგიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურის  განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური განყოფილება:
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	
	4
	
	5
	6
	7

	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი
	 
	დიაგნოსტიკა:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	პროფესორ-მასწავლებლები-იმ შემთხვევაში თუ კლინლკაში მიმდინარეობს სწავლებაB
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	G10, G20, G13, G24, G25, G30, G31, G35, G40, G41, G43, G44, G45, G46, G50-G59, G61, G70, G72, G80, G90, G95, G95.0, I60- I69.
	A88, A96, A97, A98, A115, A180, A695, A67, A66, A176
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, სტაციონარული მკურანლობა და რეაბილიტაცია. 

	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	 ექიმი ნევროლოგი
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	ლიცენზია – კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება კომპიუტერული ტომოგრაფის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	4. ჰოსპიტალი
	ექიმი თერაპევტიი კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი
	ლიცენზია – ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ- მაგნიტური რეზონანსის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი დიეტოლოგი კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით  
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	ნევროლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თავის ტვინის პოტენციალების სარეგისტრაციო აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ოფთალმოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ნევროლოგიური განყოფილებისათვის (ნევროლოგის ჩაქუჩი, სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (ქირურგიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (მექანიკური ან პნევმატური), საბანი და  ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
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	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით  
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	ნევროლოგიური განყოფილება (მოზრდილთა):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროენცეფალოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თავის ტვინის პოტენციალების სარეგისტრაციო აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ოფთალმოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ნევროლოგიური განყოფილებისათვის (ნევროლოგის ჩაქუჩი, სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (ქირურგიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა, განყოფილებაზე მინ. 1 ცალი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ნაწოლსაწინააღმდეგო ლეიბი (მექანიკური ან პნევმატური), საბანი და  ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ვენტილაციის გათბობისა და კონდიცირების სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული განყოფილება
	 
	ლიცენზია III ან IV დონის ნეიროქორურგიულ საქმიანობაზე (შესაბამისი აღჭურვილობით)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ნეიროქირურგიულ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურის  განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმია:
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია:
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია:
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია:
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია:
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ვირუსოლოგია:
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა:
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის განყოფილება (ან/და რეაბილიტაციის კაბინეტი):
	 
	 რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური განყოფილება:
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ნევროლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული საავადმყოფო
	ბავშვთა ნევროლოგი - კონსულტანტი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176,  

A 144.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე ფორმების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობების პირველადი დახმარება, ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი.

	III
	რეგიონული რესპუბლიკური საავადმყოფო
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176, 

A 95, A 112, A 28, 

A 123, A 236, A 610, 

A 144, A 28, A 13, A 81, A 985, A 140, A 48, 

MM 45, A 15, A 29, 

A 237.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	III
	კლინიკური საავადმყოფო
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176, 

A 95, A 112, A 28, 

A 123, A 236, A 610, 

A 144, A 28, A 13, A 81, A 985, A 140, A 48,

 MM 45, A 15, A 29, 

A 237.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	III
	მრავალპროფილიანი დისპანსერი
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები


	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609,  

MM 1, MM 2, A 176, 

A 144, MM 45, A 610, 

A 13, A 123, A 236, 

A 112, A 15, A 29, 

A 237.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, არამწვავე შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მართვა, ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი და მართვა.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	ჰოსპიტალი
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176, 

A 95, A 112, A 28, 

A 123, A 236, A 610, 

A 144, A 28, A 13, A 81, A 985, A 140, A 48,

 MM 45, A 15, A 29, 

A 237.


	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	III
	პოლიკლინიკა
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609,  

MM 1, MM 2, A 176, 

A 144, MM 45, A 610, 

A 13, A 123, A 236, 

A 112, A 15, A 29, 

A 237.


	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, არამწვავე შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მართვა, ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი და მართვა.

	III
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609,  

MM 1, MM 2, A 176, 

A 144, MM 45, A 610, 

A 13, A 123, A 236, 

A 112, A 15, A 29, 

A 237, MM 46.


	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, არამწვავე შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მართვა, ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი და მართვა.

	III
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609,  

MM 1, MM 2, A 176, 

A 144, MM 45, A 610, 

A 13, A 123, A 236, 

A 112, A 15, A 29, 

A 237.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, არამწვავე შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მართვა, ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი და მართვა.

	III 
	სარეაბილიტაციო მკურნალობის საავადმყოფო
	ბავშვთა ნევროლოგი
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 610, 

A 112, A 629, A 80,

MM 1, MM 2, A 329,

A 176, A 609, MM 45,

MM 44, MM 49, 

MM 46. 
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების ქრონიკული ფორმების დიაგნოსტიკა და მართვა.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ბავშვთა ნევროლოგიური განყოფილება დაკომპლექტებული ბავშვთა ნევროლოგებით
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176, 

A 95, A 112, A 28, 

A 123, A 236, A 610, 

A 144, A 28, A 13, A 81, A 985, A 140, A 48,

 MM 45, A 15, A 29, 

A 237, A 981, A 96, 

A 16, A 235, A 467, 

A 180, A 231, A 922, 

A 1002, A 1003, A 1004,

A 1006, A 1008, A 1010, A 1133, MM 44, 

MM 51, MM 46, 

MM 49. 
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების ყველა ფორმების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვა.

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი 
	ბავშვთა ნევროლოგიური განყოფილება დაკომპლექტებული ბავშვთა ნევროლოგებით
	სტანდარტული ნაკრები 
	A 80 - 89, G 00 - 99, 

F 90 - 98, I 60 - 69, 

R 42 - 44, R 51.
	A 66, A 67, A 609, 

A 629, A 80, A 13, 

MM 1, MM 2, A 176, 

A 95, A 112, A 28, 

A 123, A 236, A 610, 

A 144, A 28, A 13, A 81, A 985, A 140, A 48,

 MM 45, A 15, A 29, 

A 237, A 981, A 96, 

A 16, A 235, A 467, 

A 180, A 231, A 922, 

A 1002, A 1003, A 1004,

A 1006, A 1008, A 1010,

A 1133, MM 44, 

MM 51, MM 46, 

MM 49.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების ყველა ფორმების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვა.


ნევროლოგია (მოზრდილთა დღის სტაციონარი)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული (ნევროლოგიური) ს/კ ინსტიტუტი

სპეციალიზირებული (ნევროლოგიური) ცენტრი

უნივერსიტეტის (აკადემიის) ნევროლოგიური კლინიკა
	ნევროლოგი 
	კომპიუტერული ტომოგრაფი,

ბირთვულ-მაგნიტური ტომოგრაფი,

ელექტროენცეფალოგრაფი,

ელექტრომიოგრაფი,

თავის ტვინის გამოწვეული პოტენციალების სარეგისტრაციო მოწყობილობა,

ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფი


	F01, FO3, G09, G10, G11, G12, G20, G21, G23, G24, G25, G30, G31, G35, G40, G43, G50, G51, G58, G60, G70, G72, G90, I69, M33, M42, R25, R26
	რუტინული გამოკვლევების გარდა

A96, A98, A115, A180, A436, A959. 
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა დღის სტაციონარის პირობებში


ოფთალმოლოგია ოფთომეტრიული (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო მოცულობა

	I

II

III

IV
	
	საშ. მედ. პერსონალი სპეც. მომზად-ით ექ. ოფთალმოლოგი
	მაგიდა

სკამი

ტახი

სამედიცინო კარადა ინსტრუმენტებისათვის

სკამი ხრახნიანი

მინათა კრებული

სარკიანი ოფთამოსკოპი +13 დპრ ლუპით

ელექტრო ოფთალმოსკოპი

სკიასკოპიური სახაზავის კრებული

ბინოკულარული ლუპა

როტის აპარატი სათანადო ცხრილებით

ფსევდოქრომატული ტაბულების კრებული

ინსტრუმენტების კრებული ამბულატორიული ოპერაციებისათვის და რქოვანის უცხო სხეულის მოსაცილებლად

ნაპრალოვანი სანათი

პერიმეტრი 

გონიოსკოპი ასფერული ფუნდუს ლინზა
	H 52
	A110; A458; A459; A 460; A 471; A485
	რეფრაქციის ანომალიების, (ჰიპერმეტროპიის და ასტიგმატიზმის, მიოპიის, პრესბიოპიის და აკომოდაციის საპაზმის) ხარისხის დადგენა სათვალეების და კონტაქტური ლინზების შერჩევა


ოფთალმოლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზლოგიები
	გამოკვლევები
	სამ. საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია, სასწრ. დახმარების სადგური
	მედდა, სასწრაფო დახმარების ექთანი.
	ბინოკულარული ლუპა

პორტატული ელექტროსანათი
	HH04.3; H-10; H-16; H-40.2.1; S05.10.
	გვერდითი ფოკალური განათება
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადენების პირველადი დიაგნოსტიკა და ექიმამდელი დახმარე.

ყველა ავადმყოფი იგზავნება მორიგე ოჰთალმოლოგიურ სტაციონარში (განყოფილებაში) ან ქალაქის ტრავმატოლოგიურ პუნქტში.

	II
	ამბულატორია
	ოჯახის ექიმი
	სარკიანი ოფთალმოსკოპი

ლუპა+13 დპტრ

როტას აპარატი შესაბამისი ცხრილებით მხედველობის განსაზღვრისათვის

სფერული ლინზა + 1 დპრტ

წითელი შუშა

მალდოკსის ცილინდრი

დუანის ტესტი

ამსლერის ბადე

სახაზავი მილიმეტრული დანაყოფებით

მეტალის გლუვი ჩხირი ზედა ქუთუთოს გადმოსაბრუნებლად.

პორტატული ელექტროსანათი


	H04; H10; H04.3; H15; H15.1; H15.9; H30; H34; H35; H40; H46; H53; T26; S05.4; S05.10
	A110; A459; A460; A458; A112; A487; A466; A111
	ფუნქციონალური დარღვევების და არამწვავე დაავადებების მქონე პაციენტთა გამოვლენა და მათი გაგზავნა რაიონულ პოლიკლინიკაში ოფთალმოლოგიური კონსულტაციისათვის.

მხედველობის ორგანოს მძიმე და საშუალო სიმძიმის ტრავმული დაზიანებისა და მწვავე ოფთალმოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტთა გაგზავნა ქალაქის ტრავმატოლოგიურ პუნქტში, ან საავადმყოფოს თვალის განყოფილებაში. სტაციონარიდან გამოწერილ ან სპეციალისტის სათანადო რეკომენდაციების ქმონე პაციენტებზე ამბულატორიული კონტროლი.



	III
	პოლიკლინიკური დახმარება  5.25.1-3; 5.26.1; 6.25.1-3; 6.27.1. 
	პოლიკლინიკის ექიმი, ოფთალმოლოგი, მედდა –1;
	მაგიდა, სკამი, ტახი

სამედიცინო კარადა ინსტრუმენტებისათვის

სკამი ხრახნიანი

მინათა კრებული

სარკიანი ოფთალმოსკოპი + 13 დპრ ლუპით

ელექტრო ოფთალმოსკოპით

სკიასკოპიური სახაზავის კრებული

ბინოკულარული ლუპა

როტის აპარატი სათანადო ცხრილებით

ფსევდოქრომატული ტაბულების კრებული ოპერაციებისათვის და რქოვანის უცხო სხეულის მოსაცილებლად

ნაპრალოვანი სანათი

პერიმეტრი გონიოსკოპი

ასფერული ფუნდუს ლინზა
	H 00; H00.1; H02.1;H04; H04.3; H10; H11; H13;H15; H15.0; H15.1; H 15.9; H16;H25; H26; H27; H28; H40; H44.5; H49; 50; H52; H52.1; H52.4;T26; S01.1; S05.0; S05.1; S05.2; S05.3; S05.4; S05.5; S05.5; S05.6; S05.7; Q10.4; Q10.5; Q10.6; Q10.7; Q15.0; P15.3;
	A7; A110;A327; A334; A360; A363; A458; A459; A461;A464; A466; A472; A477; A487; A601; A602; A603.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური, ფიზიოთერაპიული, ლაზერული და ქირურგიული მკურნალობა.

კერძოდ ამბულატორიული ოპერაციების შესრულება ქუთუთოებზე და ლორწოვან გარსზე.

	III
	მოზრდილთა და ბავშვთა სტაციონარული სამედ. დახმარება  7.29.1-3; 7.30.1; 8.25.1-3; 8.27.1;
	ოფთალმოლოგი
	მაგიდა, სკამი, ტახი

სამედიცინო კარადა ინსტრუმენტებისათვის

სკამი ხრახნიანი

მინათა კრებული

სარკიანი ოფთალმოსკოპი + 13 დპრ ლუპით

ელექტრო ფთალმოსკოპით

სკიასკოპიური სახაზავის კრებული ბინოკულარული ლუპა როტის აპარატი სათანადო ცხრილებით

ფსევდოქრომატული ტაბულების კრებული ოპერაციებისათვის და რქოვანის უცხო სხეულის მოსაცილებლად

ნაპრალოვანი სანათი

პერიმეტრი გონიოსკოპი

ასფერული ფუნდუს ლინზა ხრახნიანი სკამი

საწოლი ტუმბო

კარადა თერმომეტრი

ფონედოსკოპი

სიგმომსნომეტრი

თეთრეულის კომპლექტი

სათბური ოყნა

ინდივიდუალური სისტემის შტატივი ექოსკანერი

საოპერაციო მიკროსკოპი კოაქსიალური განათებით

ქირურგის სავარძელი

უჟანგავი მეტალის მაგიდა

მიკროქირურგიულიო ინსტრუმენტების უნივერსალური ნაკრები

ამბულატორიული ქირურგიის ინსტრუმენტების კრებული

ოფთალმომეტრი

ნაპრალოვანი სანათი

პროექციული პერიმეტრი
	H00; H00.1; H02.1; H04; H04.3; H10; H11; H13; H15; H15.0; H15.01; H15.9; H16; H25;H26; H27; H28; H40; H44.5; H49; H50; H52; H52.1; H52.4; T26; S01.1; S05.0; S05.1; S05.2; S05.3; S05.4; S05.5; S05.6; S05.7; Q10.4; Q10.5; Q10.6; Q10.7; Q15.0; P15.3;
	A7; A110; A112; A121; A327; A334; A360; A363; A458; A459; A461; A464; A466; A472; A477; A487; A601; A602; A603;
	მე-5სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მედიკამენტური, ფიზიოთერაპიული, ლაზერული და ქირურგიული მკურნალობა. 

კერძოდ ამბულატორიული ოპერაციების შესრულება ქუთუთოებზე და ლორწოვან გარსზე, საცრემლე პარკის ექსტირპაცია, რინოსტომია, სიელმის ქირურგიული კორექცია, კატარაქტის ექსტრაკაფსულარული ექსტრაქცია, მათ შორის IOL-ით და ულტრაბგერითი ფაკოემულსიფიკაცია, ანტიგლავკომატოზური ოპერაციები, სკლეროპლასტიკა, კერატოტომია, ენუკლეაცია, ევისცერაცია; ქუთუთოების ტრავმული დაზიანების, რქოვანისა სკლერის შემავალი ჭრილობების (მსუბუქი ხარისხის უცხო სხეულის გარეშე) მიკროქირურგიული დამუშავება.

	IV
	ბავშვთა და მოზრდილთა პოლიკლინიკური დახმარება 5.25.103; 5,26,1; 6.25.1-3; 6.27.1;

მოზრდილთა და ბავშვთა სტაციონარული სამ. დახმარება    7.29.1-3; 7.30.1; 8.25.1-3; 8.27.1;
	პოლიკლინიკის სტაციონარის ექიმი ოფთალმოლოგი; უნივერსიტეტის ან სხვა უმაღლეს სასწავლებლების ოფთალმოლოგიის კათედრის პრ
	მაგიდა სკამი ტახი

სამედიცინო კარადა ინსტრუმენტებისათვის

სკამი ხრახნიანი

მინათა კრებული

სარკიანი ოფთალმოსკოპი + 13 დპრ ლუპით

ელექტრო ოფთალმოსკოპით

სკიასკოპიური სახაზავის კრებული

ბინოკულარული ლუპა

როტის აპარატი სათანადო ცხრილებით

ფსევდოქრომატული ტაბულების კრებული ოპერაციებისათვის და რქოვანის უცხო სხეულის მოსაცილებლად

ნაპრალოვანი სანათი

პერიმეტრი გონიოსკოპი

ასფერული ფუნდუს ლინზა მაგიდა სკამი 

ხრახნიანი სკამი 

საწოლი ტუმბო 

კარადა თერმომეტრი

ფონედოსკოპი 

სიგმომანომეტრი

თეთრეულის კომპლექტი 

სათბური ოყნა 

ინდივიდუალური სისტემის შტატივი ექოსკანერი 

საოპერაციო მოკროსკოპი კოაქსიალური განათებით 

ქირურგის სავარძელი

უჟანგავი მეტალის მაგიდა

მიკროქირურგიულიო ინსტრუმენტების უნივერსალური ნაკრები

ამბულატორიული ქირურგიის ინსტრუმენტების კრებული

ოფთალმომეტრი

ოფთალმომეტრი

პროექციული პერიმეტრი

ოფთალმოსკოპიური ლინზების ნაკრები

აუტორეფრაქტომეტრი

პრიზმების ნაკრები სიელმის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის 

IAG – ლაზერი

არგონ ლაზერი

 ენდოლაზერი

 ფაკოემულსიფიკატორი

 ვიტრექტომიის აპარატი

 დიათერმოკუაგულატორი

კრიოკუაგულატორი 

ცანგური ინსტრუმენტების კრებული
	H00; H59; T26; S01.1; S05.0; S05.1; S05.2; S05.3; S05.4; S05.5; S05.6; S05.7; Q10.4; Q10.5; Q10.6; Q10.7; Q15.0; P15.3; C69; D31;H15; H17; H18; H33; H34; H35; H40; H05.0; Q10.7;
	A7; A110; A112; A121; A327; A334; A360; A363; A458; A459; A461; A464; A466; A472; A477; A487; A601; A602; a603.
	თვალის კაკლისა და მისი დანამატების დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, სრული მოცულობითთ;

ამბულატორიული ოპერაციები სრული მოცულობით; თვალის კაკლისა და ქუთუთოების ტრავმული დაზიანების ქირურგიული დამუშავება (უცხო სხეულით, ან მის გარეშე), ერთდროული ვიტრექტომიით, ლენსექტომიით, კერატოპლასტიკით და ხელოვნური ბროლის იმპლანტაციით; კატარაქტის ექსტაკაფსულარული ექსტრაქცია ხელოვნური ბროლის იმპლანტაციით); ანტიგლაუკომატოზური ოპერაციები; ექსტრასკლერალური და ენდოვიტრუალური ოპერაციები ბადურას ჩამოცლის გამო; სკლეროპლასტიკა და კერატოტომია; გამჭოლი და შრეობრივი კერატოპლასტიკა; ოპერაციებითვალის კაკლისა და ორბიტის სიმსივნეების დროს; ლაზერული ჩარევა თვალის კაკლის წინა და უკანა სეგმენტზე;




ონკოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიულ  პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 II                   
	საექიმო კაბინეტი
	ონკოლოგი 

მედდა
	მაგარი და რბილი ავეჯი
	C00-C97

D00-D48
	VPP, Vd, VM

A16, A17, A66, A67, A357 A8008, A8009
	ა) ავადმყოფის გამოკვლევა ფიზიკალური მეთოდებით კიბოსწინა, ფონური დაავადებების და ავთვისებიანი სიმსივნეების ადრეული ფორმების გამოსავლენად

ბ) რადიკალურად ნამკურნალევი ავთვისებიან სიმსივნიანი ავადმყოფების დისპანსერული მეთვალყურეობა

გ) ამბულატორიული ქიმიოთერაპიული კურსების ჩატარება

დ) ონკოინკურაბელურ ავადმყოფთა სიმპტომური მკურნალობის ხელშეწყობა


I  დონედ უნდა ჩაითვალოს ზოგადი პრაქტიკის (ოჯახის) ექიმი, რომელიც ვალდებულია ჰქონდეს მინიმალური ცოდნა ონკოლოგიაში, რათა გამოიმუშავოს “ონკოლოგიური სიფხიზლე”. აღნიშნული მომენტი გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი გადამზადების პროგრამებში.

სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზირება ონკოლოგიაში უნდა დაიწყოს II დონიდან.

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 III                
	დისპანსერი
	ონკოლოგი 

გინეკოლოგი 

ციტოლოგი 

რენტგენოლოგი 

ენდოსკოპისტი 

ექოსკოპისტი

მედდა 

მედრეგისტრატორი 

ექიმი-ლაბორანტი 
	ნაკრები:

რენტგენის აპარატი

ნეგატოსკოპი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (წინ​სა​ფარი და ხელთათმანები ტყვიაჩარ​თული რეზინისაგან)

კასეტები რენტგენის ფირებისათვის

აბაზანები ფირის გამჟღავნება ფიქსაციი​სათვის

მაგიდა

სკამი

ტახტი

სამედიცინო კარადა

დამცავი თეჯირი

მიქსერი

სისტემა ირიგოსკოპიისათვის

ტომოგრაფი

მაგარი და რბილი ავეჯი
	C00-C97

D00-D48
	VD, VP, VPP, VM, A13, A15, A16, A17,  A24, A25, A41, A50, A51, A53, A66, A67, A74, A78, A99, A102, A107, A109, A121, A150, A176, A186, A298, A359, A400, A533, A609, A621, A622, A627, A633, A949, A950, A990, A993, A8006, A8008, A8009.
	ა) ავადმყოფთა გაღრმავებული ინსტრუმენტული და კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევა კიბოსწინა დაავადებებისა და ავთვისებიანი სიმსივნეების გამოსავლენად.

ბ) რადიკალურად ნამკურნალევი ავთვისებიანი სიმსივნიანი ავადმყოფების, აგრეთვე კიბოსწინა დაავადებების მქონე კონტინგენტის დისპანსერული მეთვალყურეობა.

გ) ამბულატორიული ქიმიოთერაპიის კურსების ჩატარება.

დ) ონკოინკურაბელურ ავადმყოფთა სიმპტომური მკურნალობის ხელშეწყობა სამოქმედო ტერიტორიაზე.

	
	
	
	ფიბრობრონქოსკოპი

ფიბროგასტროსკოპი

ფიბროკოლონოსკოპი

რექტოსიგმოსკოპი

ენდოსკოპიური აპარატის გამანათებელი

ელექტროსაქაჩი

ელასტიური საბიოფსიო მკვნეტარა

ხისტი საბიოფსიო მკვნეტარა

შტატივი

მაგიდა

სკამი

ტახტი

სამედიცინო კარადა

ექოსკოპია

გადამწოდები

მაგიდა

სკამი

ტახტი

სამედიცინო კარადა
	
	
	

	
	
	
	მიკროსკოპი

ცენტრიფუგა

ლაბარატორიული ჭურჭელი (სინჯარის სასაგნე მინა, ქიმიური ჭიქა)

კალათა სასაგნე მინების შესაღებავად

საშრობი კარადა

სამედიცინო კარადა

მაგიდა

სკამი

ტახტი

თაროები პრეპარატების არქივისათვის
	
	
	

	
	
	
	მიკროსკოპი

ურომეტრი

ცენტრიფუგა

მელანჟერი

გორიუვის კამერა

ლაბორატორიული ჭურჭელი

კალათა სასაგნე მინების შესაღებად

თეფში სისხლის ჯგუფობრიობის განსაზღვრი​სათვის

საშრობი კარადა

სამედიცინო კარადა 

სკამი

ტახტი
	
	
	

	
	
	
	მაგიდა

სკამი

ტახტი

გინეკოლოგიური  მაგიდა

სამედიცინო კარადა

გინეკოლოგიური  იარაღების ნაკრები

კარადა მშრალი სტერლიზაციისათვის

გვერდითი განათების ნათურა
	
	
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 IV                
	სპეციალი​ზირებული ცენტრი, 

სპეციალი​ზირებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
	ზოგადი ონკოლოგი 

თორაკალური ონკოლოგი 

ონკოლოგი – ოტორინოლარინგოლოგი 

ონკოლოგი – გასტროენტეროლოგი 

ონკოლოგი – გინეკოლოგი

ონკოლოგი-უროლოგი 

ქიმიოთერაპევტი 

რადიოთერაპევტი 

ციტოლოგი 

რენტგენორადიოლოგი 

ენდოსკოპისტი 

ექოსკოპისტი 

ექიმი-ლაბორანტი 

მედ.სტატისტიკოსი 

მედ.რეგისტრატორი 

მედდა 
	მაგარი და რბილი ავეჯი

*  *  *

IV დონის სამკურნალო დაწესებულებაში უნდა იყოს:

მიმღები განყოფილება;

რეგისტრატურა;

პოლიკლინიკის კაბინეტები;

ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტი;

საორგანიზაციო-მეთოდური კაბინეტი (განყოფილება);

ამბულატორიული საოპერაციო ბლოკი;

სტაციონარული განყოფილება არანაკბ 30 საწოლზე 

არანაკლებ 30 საწოლზე

სტაციონარული საოპერაციო ბლოკი

ინტენსიური თერაპიის განყოფილება

რადიოლოგიური სამსახური დასხივების აპარატით, დაგეგმარებით და დოზიმეტრიით


	C00-C97

D00-D48
	A11, A13,  A16, A17, A24, A25, A29, A34, A35, A41, A50, A51, A52, A53, A55, A56, A57, A60, A61, A62, A63, A64, A66, A67, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A78, A83, A84, A85, A86, A87, A99, A102, A105,  A106, A107, A109, A121, A132, A140, A144, A150, A153, A176, A186, A236, A298, A334, A354, A359, A376, A400, A409, A411, A461, A490, A499, A501, A519, A523, A527, A533, A535, A539, A541, A543, A547, A556, A560, A563, A565, A570, A572, A576, A578, A580, A582, A583, A587, A590, A591, A592, A609, A612, A613, A619, A620, A621, A622, A627, A630, A633, A714, A949, A950, A967, A986, A990, A993, A8000, A8001, A8006, A8008, A8009, A8010, A8011, A8012, A8015, A8019, A8020, A8021, A8022, A8023, A8024, A8026, A8027, A8029, A8030, A8031, A8032, A8035, A8040
	ა) ავადმყოფთა გაღრმავებული ინსტრუმენტული და კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევა კიბოსწინა დაავადებებისა და ავთვისებიანი სიმსივნეების გამოსავლენად.

ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა სპეციალიზირებული მკურნალობის უზრუნველყოფა;

გ) კიბოსწინა დაავადებების მქონე პირთა მკურნალობა კომპენტენციის ფარგლებში

დ) რადიკალურად ნამკურნალევი ავთვისებიანი სიმსივნიანი ავადმყოფების, აგრეთვე კიბოსწინა დაავადებების მქონე კონტინგენტის დისპანსერული მეთვალყურეობა

	
	
	
	ფიბრობრონქოსკოპი

ფიბროგასტროსკოპი

ფიბროკოლონოსკოპი

რექტოსიგმოსკოპი

ენდოსკოპიური აპარატის გამანათებელი

ელექტროსაქაჩი

ელასტიური საბიოფსიო მკვნეტარა

ხისტი საბიოფსიო მკვნეტარა

შტატივი

მაგიდა

სკამი

ტახტი

სამედიცინო კარადა

ექოსკოპია

გადამწოდები

მაგიდა

სკამი

ტახტი

სამედიცინო კარადა
	
	
	

	
	
	
	მიკროსკოპი

ცენტრიფუგა

ლაბარატორიული ჭურჭელი (სინჯარის სასაგნე მინა, ქიმიური ჭიქა)

კალათა სასაგნე მინების შესაღებავად

საშრობი კარადა

სამედიცინო კარადა

მაგიდა

სკამი

ტახტი

თაროები პრეპარატების არქივისათვის
	
	
	

	
	
	
	მიკროსკოპი

ურომეტრი

ცენტრიფუგა

მელანჟერი

გორიუვის კამერა

ლაბორატორიული ჭურჭელი

კალათა სასაგნე მინების შესაღებად

თეფში სისხლის ჯგუფობრიობის განსაზღვრი​სათვის

საშრობი კარადა

სამედიცინო კარადა 

სკამი

ტახტი
	
	
	

	
	
	
	მაგიდა

სკამი

ტახტი

გინეკოლოგიური  მაგიდა

სამედიცინო კარადა

გინეკოლოგიური  იარაღების ნაკრები

კარადა მშრალი სტერლიზაციისათვის

გვერდითი განათების ნათურა
	
	
	

	
	
	
	მაგიდა

სკამი

თერმოსტატი

სპირტქურა

მიკრისკოპი

ავტოკლავი

მაცივარი

ლაბორატორიული ჭურჭელი

საკვები ნიადაგი

ანტიბიოტიკების დისკები (ნაკრები)

სარეგისტრაციო ჟურნალი

ჭურჭელი ბაქტერიოლოგიური მასალის დასა​მუშავებლად
	
	
	

	
	
	
	მიკროტომი

გამყინავი მიკროტომი

მიკროსკოპი

ლაბორატორიული ჭურჭელი

მზა პრეპარატების შესანახი კატალოგი (არქივი)

სარეგისტრაციო ჟურალი

მაგიდა

სკამი

სამედიცინო კარადა
	
	
	

	
	
	
	მაგიდა

სკამი

სამედიცინო კარადა

სეიფი

სპექტროფოტომეტრი

ლაბორატორიული სასწორი

ლაბორატორიული ჭურჭელი

ჭურჭლის საშრობი კარადა
	
	
	


ორგანოების და ქსოვილების აღება, გადანერგვა, შენახვა (მოზრდილთა / ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლო-გიები
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო

პათოლოგო-ანატომიური ცენტრი


	ზოგადი ქირურგი, ტრანსპლანტოლოგი, უროლოგი (თირკმლის შემთხვევაში), რომელთაც აქვთ სოლიდური საკუთარი გამოცდილება ან რომელთაც აქვთ გავლილი სპეციალიზაცია (სტაჟირება) ტრანსპლანტაციაში 

ექიმი ან ბიოლოგი რომელსაც აქვს გავლილი სტაჟირება გადასანერგი ქსოვილების შენახვაში. 


	სტანდარტული ნაკრები

მაცივარი

0-დან +4 გრადუსამდე

გვამი დონორის შემთხვევაში ორგანოს გადასატანი სპეციალური სათავსო  

სტანდარტული ნაკრები

მაცივარი

0-დან +4 გრადუსამდე 


	ორგანოს ან ქსოვილის  ამოღება და შენახვა

ორგანოს ან ქსოვილის შენახვა
	A2, A13, A14, A15, A16, A17, A24, A28, A29, A34, A66, A67, A89, A102, A105, A121, A132, A140, A150, A176, A201, A231, A234, A236, A237, A256, A280, A346, A359, A445, A624, A625, A902, A6052, A6053

შიდსი, ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი

შიდსი, ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი
	გადასანერგი ორგანოს ან ქსოვილის ამოღება, ტრანსპორტირებისათვის მომზადება ან შენახვა

გადასანერგი ორგანოს ან ქსოვილის შენახვა

	IV
	ს/კ ინსტიტუტი

სპეციალიზირებული ცენტრი

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ზოგადი პროფილის ქირურგი, ტრანსპლანტოლო-გი ან უროლოგი (თირკმლის ან სათესლე ჯირკვლის  შემთხვევაში) რომელსაც აქვს სოლიდური საკუთარი გამოცდილება ან რომელმაც გაიარა სტაჟირება ტრანსპლანტოლოგიის პროფილით საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებულ ტრანსპლანტოლოგიურ კლინიკაში 
	სტანდარტული ნაკრები

მაცივარი

0-დან +4 გრადუსამდე 

გვამი დონორის შემთხვევაში ორგანოს გადასატანი სპეციალური სათავსო  

თირკმლის გადანერგვის შემთხვევაში საჭიროა ჰემოდიალიზის აპარატი წლისგამწმენდი სისტემით


	ორგანოს ან ქსოვილის ამოღება, შენახვა, გადანერგვა
	A2, A13, A14, A15, A16, A17, A24, A28, A29, A34, A66, A67, A89, A102, A105, A121, A132, A140, A150, A176, A201, A231, A234, A236, A237, A256, A280, A346, A359, A445, A624, A625, A902, A6052, A6053

შიდსი, ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი
	გადასანერგი ორგანოს ან ქსოვილის ამოღება, შენახვა, გადანერგვა


ორთოდონტია (ბავშვთა / მოზრდილთა ამბულატორიულ – პოლიკლინიკური დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	საექიმო კაბინეტი 
	ექიმი სპეციალისტი ორთოდონტი

მედდა

სანიტარი
	ორთოდონტიული კაბინეტის ნაკრები

I ავეჯი

საწერიმაგიდა, სკამი

კარადა მასალების, მედიკამენტების და ანკეტებისათვის

კარადა პაციენტების მოდელებისათვის

სათაბაშირო მაგიდა

II ხელსაწყოები 

 სტომატოლოგიური დანადგარი (მიკრომატორის ტურბინით)

სტომატოლოგიური სკამი

ბუნიკი პირდაპირი მიკრომოტორის

ბუნიკი კუთხის ტურბინის

დამცავი სათვალე, ნიღაბი

ხელთათმანები

სტერილიზატორი

მოსახსნელი აპარატები სადიზენფექციო Qჭურჭელი

იარაღები, თირკმლისებური ჯამი

საანაბეჭდო კავები ზედა და ქვედა ყბის, კრამპონი, დამხმარე მაშები, ბრეკეტის საფიქსაციო მაშების კომპლექტი

ბრეკეტის საკორექციო კომლპლექტი

ბრეკეტის გასაზომი

ბრეკეტის მოსახსნელი მაშა

ტუჩის დამჭერი

ნერწყვისშემწოვის თავი

სტომატოლოგიური სარკე

თაბაშირის ჯამი

შპადელი, ზონდი, პინცეტი

ესკავატორი, სასაგნე მინა

მაკრატელი ბორები
	K.00.3; K.00.4; K.00.5; K.00.8; K.00.9; K.02.0

K.02.1; K.02.2; K.02.3; K.02.4

K.02.8; K.02.9

K.03.0; k.03.1

k.03.7; k.03.9;

k.04.0;k.04.1

k.04.2;k.04.3

k.04.4;k.04.5

k.04.6;k.04.7

k.04.9

k.05 მთლიანად

k.06 მთლიანად

k.12.0; k.12.1

k.13.0; k. 13.2

k.13.3

k.14 მთლიანად

k.00.1;k.09.0

k.10.1;k.10.2

k.10.3

k.08.0;k.08.1

k.08.2;k.08.3

k.08.8;k.08.9

k.00.2;k.00.5

k.07 მთლიანად

k.00.0

კბილთა მწკრივების დეფექტები;

Z 46.3

Z46.4

Z.47. 9


	A988

A593

A360

A3001

MM3

MM17

A1101

MM23

A8030

A40

A622

A1038

A66

A43

A126

MM34

MM10

MM16

A67

A13

A684

სტომატოლოგიური ინდექსების განსაზღვრა
AA363 A536

A628

A714

A363

A40

MM36

A56

A67

A55

სტომატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა;


	კბილთა, კბილთარკალის, ყბებისა და თანკბილვის ანომალიების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა.

	IIIO
	პოლიკლინიკა, სპეციალიზირებული კაბინეტი, სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ორთოდინტი;

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II დონე სრულად, დამატებით:

დენტალური რენტგენის აპარატი
	II დონე სრულად, დამატებით:

K.09მთლიანად

K.10მთლიანად

K.11მთლიანად

k.13.4

k.13.7


	II დონე სრულად, დამატებით:

A8033 A232 A519 A535 A91 A59 MM25 A334 A90 A108 A949 A586 A501 A400 A986 A587 A410 A81 A621 A304 A176 A1131 A329 A994 A1001 A8008 A93 A327 A627 A45 A246 A48 A200 A479 A144 A594 A8029 A590 A121 A591 A714 A530 A1123

A995 A67 A951 A30

A356 A13 A1188

A185 A522 A523 A411

A581 A582


	II დონე სრულად, დამატებით:

კბილთა, კბილთა რკალის, ყბებისა და თანკბილვის ანომალიების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა, მკურნალობა. თანდაყოლილი სიმახინჯეების დიაგნოსტიკა მკურნალობა და რეაბილიტაცია. Aანკილოზების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. საფეთქელ ქვედა ყბის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. პოსტრავმული ორთოდონტიული  დიაგნოსტიკა მკურნალობა და რეაბილიტაცია.

ბავშვთა პროტეზირება. მოზრდილების ორთოდონტიული მკურნალობა და პროტეზირება.

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა 
	მედ.მეცნ. დოქტორი ან კანდიდატი; პროფესორი ან დოცენტი;

ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ორთოდონტი;

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა, სანიტარი
	II და/ან III დონე სრულად, დამატებით:

ფანტომები 

მულაჟები

კომპიუტერი

ტელევიზორი

ვიდეომაგნიტოფონ

სლაიდოსკოპი

სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი მოწყობილობები
	UIII დონე სრულად
	III დონე სრულად,
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	ცხვირის ძგიდის რეზექცია

	 
	 
	საოპერაციო მედდა
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული: ჭერის/კედლის, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი)
	
	 
	 
	 
	ცხვირის ქვედა ნიჟარების კონხოტომია და დეზინტეგრაცია

	 
	 
	მედდა
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	ცხვირის და ყურის ნიჟარის პლასტიკა

	 
	 
	ექთანი
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, საოპერაციო სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	ტრაქეოსტომია

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით)
	
	 
	 
	 
	ენდაურალური პოლიპოტომია

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული კვებით)
	2
	 
	 
	 
	სუბპერიოსტალური აბსცესის გახსნა

	 
	 
	სლ:
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მოზრდ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	ჰაიმოროტომია

	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი (მოზრ./ პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	ფრონტოტომია, ეთმიოტომია, სფენოიდოტომია

	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ, არაინვაზიური სისხლის წნევა, ტემპერატურა, ოქსიმეტრია, სუნთქვის სიხშირე, პულსი)
	
	 
	 
	 
	კისრის მიდამოს კისტექტომია

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი, ფერფუზორი
	2
	 
	 
	 
	გარეთა სასმელი მილის პლასტიკა

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (მედიკამენტის, ვოლუმეტრული)
	2
	 
	 
	 
	ყურის რადიკალური ოპერაცია, ტიმპანოპლასტიკები, ანტრომასტოიდექტომი, ოტოსკლეროზის ოპერაცია

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი (უნივერსალური, ან/და ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდ./ პედიატრიული: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი, ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დაემატა:
	ლორ-ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბორმანქანა (ყურის ქირურგიული ბორმანქანა, სტაციონარული, ან/და მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის შემყრები სარკე (ე.წ. შუბლის სარკე), ან/და ცივი სინათლის წყარო
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რინოფარინგოლარინგოსკოპი (მოძრავი, ფიბროსკოპული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რინოფარინგოლარინგოსკოპი (არამოძრავი, მყარი, თავაკის ზომა (გადახრა/გრადუსი:0, 30, 70)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აუდიოლოგიური დიაგნოსტიკა
	ტონალური აუდიომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	იმპედანსომეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლორ განყოფილება
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (შესახვევი)
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა, ან/და სავარძელი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული: ჭერის/კედლის, ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს:მობილური ბაქტერიოციდული გამანათებელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი (უნივერსალური, ან/და ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა, ან/და სამანიპულაციო სავარძელი (ლორ სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პალატის აღჭურვილობა
	საწოლი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ი/ვ გადასხმის შტატივი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 1 საწოლი, 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება
	ორთქლის სტერილიზატორი სტაციონარული (ჰორიზონტალური/ ვერტიკალური)
	
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი (პორტატიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შესაფუთი მაგიდა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის გადასზმის სამსახური
	სასხლისა და სისხლის პრეპარატების შესანახი მაცივარი
	
	ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ხელშეკრულება – ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა: 
	
	
	აივ-დიაგნოსტიკა, ბაქტეროლოგია, ბიოქიმია, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია, კლინიკური–დიაგნოსტიკა, მიკრობიოლოგია, სეროლოგია, ციტოლოგია, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 


პათოლოგანატომიური გამოკვლევა და ექსპერტიზა 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანო-ბის მოცულობა

	III

IV
	რაიონული, ქალაქის, რესპუბლიკური საავადმყოფოები, ჰოსპიტალი, სასამართლო – სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი, სპეციალიზირე-ბული ს/კ ინსტიტუტი, სპეცია-ლიზირებული ცენტრი
	პათოლოგანატომი

ექთანი 

სანიტარი 
	რბილი და მაგარი ავეჯი; სასწორი სიმაღლმზომით;

ფოტოაპარატი; პერსონალური კომპიუტერი;

 ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში;

თერმომეტრი;

სიგრძის საზომი ლენტი (სანტიმეტრი);

გინეკოლოგიური მაგიდა; სტერილიური მასალა დახელთათმანები ბიქსით;

მუდმივი დენის წყარო;

სველი წერტილი;

ანატომიური მაგიდა; მიკროსკოპი;

ანატომიური საოპერაციო ინვენტარი (კომპლექტი); საკანცელარიო საქონელი(კომპლექტი);

ლაბირატორიული ინვენტარი ქიმიო-ტოქსიკოლიგიური და კრიმინალური ექსპერტიზისათვის (კომპლექტი);

ცეცხლგამძლე სეიფი;

საერთო ფართი
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	სრული მოცულობა


პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	პათოლოგანატომიური (კლინიკური პათოლოგიის) სამსახურის საჭიროება არ არსებობს


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფოს კლინიკური პათოლოგიის (პათო-ლოგანატომიური) განყო-ფილება (ლაბორატორია)
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	- ბიოლოგიური მიკროსკოპი;

- მარხილიანი მიკროტომი;

- გამყინავი მიკროტომი;

- სააფთიაქო სასწორი;

- ლუპა;

- ცენტრიფუგა;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგი-და;

- ლაბორატორიული ჭურ-ჭელი.
	- ყველა ნოზოლო-გიის სიცოცხლინ-დელი მორფოლო-გიური დიაგნოს-ტიკა
	A499-A591
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის გამოკვლევა შეღებვის 2 მეთოდით – ჰემატოქსილინითა და ეოზინით, პიკრო-ფუქსინით)


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური ნაკეთობები
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	რეგიონული საავადმყოფოს, სპეციალიზებული საავადმყოფოს, კლინიკური საავადმყოფოს, სამშობიარო სახლის, ჰოს-პიტალის, კლინიკო-დიაგ-ნოსტიკური ცენტრის კლინიკური პათოლოგიის განყოფილება ან დამოუ-კიდებელი ცენტრი
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	- ბიოლოგიური მიკროს-კოპი;

- მარხილიანი მიკროტომი;

- გამყინავი მიკროტომი;

- სააფთიაქო სასწორი;

- ლუპა ან ბინოკულარული ლუპა;

- ცენტრიფუგა;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგი-და;

- ლაბორატორიული ჭურ-ჭელი;

- უნივერსალური მიკროს-კოპი მიკროფოტოგადაღე-ბის აპარატით;

- როტაციული მიკროტომი;

- ანალიზური სასწორი;

- თერმოსტატი;

- დისტილატორი;

- პერსონალური კომპიუტე-რი.
	- ყველა ნოზოლო-გიის სიცოცხლინ-დელი მორფოლო-გიური დიაგნოს-ტიკა
	A499-A591
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის გამოკვლევა შეღებვის შემდეგი მეთოდე-ბით: ჰემატოქსილინითა და ეოზინით; პიკრო-ფუქსინით; ჰომორითა და ფუტით; ორსეინით; კონგო წითელით; ნისლით; იმპრეგნაცია ვერცხლით; სუდან-III-ით ან სუდან-IV-ით; ალდეჰიდ-ფუქსინით)

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტების (ცენტრე-ბის), უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკების პათოლოგანატომიური განყოფილება ან კლინიკური პათოლოგიის სა-მეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
	ექიმი-პათოლოგანატომი;

ლაბორანტ-ჰისტოლოგი;

სანიტარი.
	- ბიოლოგიური მიკროსკოპი;

- მარხილიანი მიკროტომი;

- გამყინავი მიკროტომი;

- სააფთიაქო და ანალიზური სასწორები;

- ლუპა ან ბინოკულარული ლუპა;

- ცენტრიფუგა;

- მაცივარი;

- ლაბორატორიული მაგიდა

- ლაბორატორიული ჭურ-ჭელი;

- უნივერსალური მიკროსკოპი მიკროფოტოგადაღების აპარატით;

- როტაციული მიკროტომი;

- თერმოსტატი;

- დისტილატორი;

- პერსონალური კომპიუტერი;

- ამწოვი კარადა;

- ელექტრონული მიკროსკოპი და ულტროტომი (დასაშვებია ხელშეკრულებით)
	- ყველა ნოზოლო-გიის სიცოცხლინ-დელი მორფოლო-გიური დიაგნოს-ტიკა
	A499-A591
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (ბიოფსიური და ოპერაციული მასალის გამოკვლევა კლასიკური: ჰემატოქსილინითა და ეოზინით; პიკრო-ფუქსინით; ჰომორითა და ფუტით; ორსეინით; კონგო წითელით; ნისლით; იმპრეგნაცია ვერცხლით; სუდან-III-ით ან სუდან-IV-ით; ალდეჰიდ-ფუქ-სინით და სპეციალური: ჰისტოქიმიური; ენზიმოჰისტოქიმიური; ულტრასტრუქტუ-რული; ელექტრონულ-ჰისტოქიმიური; იმუ-ნოჰისტოქიმიური მეთოდებით)


პედიატრია (ამბულატორიულ – პილიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	I
	საექიმო კაბინეტი

ამბულატორია დღის სტაციონარით

ამბულატორია

საუბნო საავადმყოფო
	ექიმი

პედიატრი

ექთანი
	ექიმის მაგიდა

სკამი

გასასინჯი ტახტი

ტონომეტრი, ფონენდოსკოპი

სამედიცინო სასწორი


	B01-B06

A-36; A-37; A-38; A-39; A-40; A-41; A-49; A-86; A-89; B-15; B-16; B-27; B-30; B-77; B-80; B-83; D-50-D-69;

E00-E90; G03-G04; H60; 100-109; 130-149; J00-J47; K12-K92; L50-L93; L94; M02; M09; M13; N00-N39; P10-P93; Q00; Q01; Q20-Q24; Q35; Q45; Q60-Q79; Q90-Q96; R00-R11; A714
	A686; A1026; MM40; VD1; A3123; A1033; MM17; A1188; A126; A359; A3124; VM; VMV; VMO; VP; VPO; A66; A67; A609; A3105; A3121; A3106; A3107; A628; A3122-3111
	დაავადებების პირველადი გამოვლენა ავადმყოფთა გაგზავნით სათანადო დაწესებულებაში

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	II
	რაიონული საავადმყოფო
	განყოფილების გამგე

ექიმი პედიატრი

ექთანი

სანიტარი
	ექიმის მაგიდა

სკამი

გასასინჯი ტახტი

ტონომეტრი, ფონენდოსკოპი

სამედიცინო სასწორი

დაწესებულებაში უნდა ფუნქციონირებდეს შემდეგი კაბინეტები:

რენტგენის  კაბინეტი ან/და,

ექოსკოპიის კაბინეტი

კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
	A-37; A-38; B01; B05; B06; B30; B77; B80; B83; D63; D66; D67; D68; D69; E00-E14; E16; E16-E26; E32-E35; E43-E90; H60; 100-109; 130-134; 138; 140; 142; 145; 147; 149; J00-J47; K12; K20-K31; K52-K92; L50-L94; M02; M09; M13; N00; N11; N17-N20; N23; N30; N39; Q90; Q91; Q92; Q96; R01; R05; R10; R11
	A354; A83; A32; A78; A176; MM3; A3121; A3105; A3106; VD; VD0; A3104; A3101; A3102; A3103; A3100; A627.

VVU; VIVI; VIM2; A-34; A136; A-8030; A304; MM1; A3108; A-31; VPO; VPP; A609; A351; A66; A991; A-43; A8033; A-126; A359; MM34; A491; A130; A-67; A-357; A997; A1188; A-121; A-995; A687
	დაავადების გამოვლინება, ავადმყოფების მკურნალობა, პროფილაქტიკური ღინისძიებების გატარება, ავადმყოფთა გაგზავნა სათანადო დაწესებულებებში.

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	II
	
	ნეონატოლოგია

განყოფილების გამგე

ექიმი პედიატრი

ექთანი

სანიტარი
	
	P-10-P93

Q00-Q99
	A9505; A9506; A15; A1064; A66; A359; A1013; A366; A1014; A684.
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	II
	ჩვილ ბავშვთა 

სახლი
	
	
	A04; A09; A49; A36; A37; A38; A50; A56; A63; B01; B05; B06; B07; B09; B25; B26; B27; B30; B33; B34; B36; B37; B67; B77; B80; B83; B86; B85; D50; D53; D63; D58; D81; E00; E02; E03; E22; E23; E27; E32; E43; E44; E46; E50-E64; E70-E90; F50-F51; F70-F79; F80-F89; F90-F98; G40;G41; G80; G90; G91; H10; H60; J00-J06; J10-J47
	MM44; A66; MM13; MM39; A33; A32; A129; A78; A1026; MM3; MM17; A623; A685; A-31; A622; A327; A126; A359; MM34; A130; A64; A684
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	
	ზოგადი პროფილის პედიატრიული კლინიკა
	
	
	K12; K20-K31; K52-K92; L50-L94; M02; M09; M13; N00; N11; N17; N20; N23; N30; N39; Q90; Q91; Q92; Q96; R01; R05; R10; R11
	
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის პედიატრიული კლინიკა
	კლინიკის ხელმძღვანელი

განყოფილებ(ებ)ის გამგეები

ექთნები

სანიტრები

კლინიკური ინჟინერი (ან/და ხელშეკრულება სერვის ცენტრთან)
	დაწესებულებაში არსებული სამედიცინო სპეციალობები (კაბინეტები, განყოფილებები) უნდა უზრუნველყოფდეს სამწდიცინომომსახურების სათანადო დონეს (სტნ ჩამონათვალი იგივე რაც III (ან/და II) დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში)
	D-50; D-53; D-63; D64; D69; E43; E44; E45; E55; E58; E50; E51; E53; E54; E86; F100; 140; 147; J00-J06; J11; J12-J18; J30-J32; J20-J22; J40-J42; J45-J47; K20; K21; K29; K30; K31; K52; K81; K82; K83; L50; M13; N30; R05; R14; R50; R51; R53; R59; R80-R82
	A-363; A393; A391; A-360; A365; A-868; A-15; A-107; A-354; A-205; A-33; A-32; A-129; A-78; A197; A688; A-50; A-63; A140; A-621; A-376; A-364; A-117; A-176; A-236; A93; A-627; A-27; A-34; A-144; A-136; MM17; A-623; A-311; A-79; A-16; A-455; A51; A-37; MM23; A-900; A-132; A-105; A-3000; A-168; A-42; A990; A-237; A-1; A-28; A-66; A-43; A-991; A-43; A8033; A-359; A-123; A124; A-139; A1124; A29; MM34; MM32; A1126; A-130; A-2; A-320; A67; A995; A996; A119; A-30; A356; A13; A357; A204; A684; A235
	სპეციალიზირებული სამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა დაწესებულებაში უნდა ფუნქციონირებს შესაბამისი კაბინეტები (ან/და განყოფილებები)

	III
	
	ჰემატოლოგიური კაბინეტი (განყოფილება)

განყ. გამგე,

ექიმი ჰემატოლოგი (პედიატრი)

ექთანი,

სანიტარი
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში

მაგიდა

სკამი, გასასინჯი ტახტი,

რეანიმაციული ნაკრები,

გადასხმის შტატივი, საინფუზიო დგუში, მედიკამენტების დოზატორი

სამანიპულაციო დარბაზი
	D50-D53; D69; D62; D63; R 59; R70
	A393; A391;A360; A258; A15; A33; A78; A1120; A456; A418; A998; A384; A999; A136; MM17; A121; MM23; A900; A429; A45; A48; A479; A454; A990; A1; A28; A991; A8033; A43; A231; A123; A1050; A1053; A1052; A5476; A1126; A995; A361; A235
	

	III
	
	ნეფროლოგიური კაბინეტი (განყოფილება)

განყოფილების გამგე,

ექიმი ნეფროლოგი,

ექთანი, სანიტარი
	იგივე რაც III (ან/და II) დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში

მაგიდა

სკამი, 

გადასხმის შტატივი

საინფუზიო დგუში


	R80; R82; N00; N04; N05; N06; N10; N12; N23; N30; M17
	A360; A33; A32; A236; A627; A34; A16; MM23; A700; A123; A24; A31; A990; A126; A409; A30; A356; A996; A995; A320; A2
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	III
	
	ენტეროლოგიური კაბინეტი

განყოფილების გამგე,

ექთანი, სანიტარი
	იგივე რაც III (ან/და II) დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში

მაგიდა

სკამი, 

გადასხმის შტატივი

საინფუზიო დგუში


	K20; K21; K29; K30; K58; K59; K63; K81; K85; K90; R11; R12; R14
	A354; A131; A205; A33; A32; A129; A312; A78; A376; A117; A627; MM17; A-51; A10; A53; A37; MM23; M132; A994; A609; A990; A237; A1; A66; A8033; A126; A123; A67; A995; A684; A687; A102; A31; A8041
	

	III
	
	პულმონოლოგიური კაბინეტი

განყოფილების გამგე,

ექთანი, სანიტარი
	იგივე რაც III (ან/და II) დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში

რენტგენის კაბინეტი, სათანადო აღჭურვილობით (II, ან/და III დონე)
	J01-04; J10-18; J20-J22; R05-R06
	A609; A360; A50; A8030; A991; A74; A952; A204; A3; A41; A494; A995; A304; A42; A41; A109; A990; A28; A1; A66; A8033; A43; A1124; A55; A1028; A623; A889; A890; A140; A75;

J01-J04; J10-J18; J20-J22; R05; R06
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	III
	
	კარდოლოგიური კაბინეტი

განყოფილების გამგე,

ექთანი, სანიტარი
	იგივე რაც III (ან/და II) დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში

მაგიდა

სკამი, გასასინჯი ტახტი,

რეანიმაციული ნაკრები,

გადასხმის შტატივი, საინფუზიო დგუში, მედიკამენტების დოზატორი

სამანიპულაციო დარბაზი

ელექტროკარდიოგრაფი

კარდიომონიტორი


	100; 102; 140; 138; 140; 142; 143; 141; 145; 147; 146; 149
	MM17; MM23; A48; A479; A23; A990; A1; A126; A1124; A29; A995; A67; A13; A684; A295; A50; A140; A364; A295; A985; A236; A363; A360; A462; A365; A463; A93
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	IV დონე
	ყველა ტიპის დაწესებულება
	კარდიოლოგია

განყოფილების გამგე, ექიმები, ონტერნები ექთნები, სანიტრები
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში
	100;101;105;106;107;108;109;130;130-152
	A448; A363; A690; A3001; A365; A89; A686; A90; A93; A78; A50; A8042; A295; A985; A176; A236; A251; A252; MM23; A108; A900; MM1; A598; A48; A479; A431; A609; A1038; A198; A44; A991; A66; A43; A8033; A179; A231; A104; A126; A359; A123; A124; A232; A1115; A1109; A26; A67; A356; A463; A201
	კარდიოლოგიური დახმარების აღმოჩენა


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	IV დონე
	
	ჰემატოლოგია G

განყოფილების გამგე – 1

ინტერნები, ექთნები, სანიტრები საწოლდღეების მიხედვით
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში
	C-81-C96

D50-D77

R59; R70; R71;

R72;R73; R74; R75; R76; R77; C81-C96
	A66; A991; A237; A393; A394; A391; A392; A624; A258; A15; A50; A140; A456; A362; A1001; A325; A127; A418; A998; A384; A999; A136; A121; A945; A455; A291; A900; A956; A369; A586; A400; A613; A490; A429; A368; A68; A510; A410; A45; A48; A479; A609; A351; A454; A990; A237; A1; A992; A28; A43; A8033; A126; A359; A1126; A366; A46; A135; A67; A561; A235; A684; A410; A982; A1022
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	IV
	
	პოლიმონოლოგია

განყოფილების გამგე – 1

ინტერნები, ექთნები, სანიტრები საწოლდღეების მიხედვით
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში
	J42-J47

J63; J64; J66;

J67; J68;J69;

J80; J81; J82;

J84; J85; J86;

J90; J91; J92;

J93; J94; J95;

J96; J98; J99
	A-967; A-107; A993; A8042; A108; A1122; A3002; A889; A890; A992; A1045; A1041; A85; A75; A1114; A1115; A1109; A1108; A74; A1028; A204; A3; A-41; A3002; A494; A125; A976; A9; A990; A889; A890; A887; A991; A992; A1041; A1028; A197
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	IV
	
	ნევროლოგია

განყოფილების გამგე – 1

ინტერნები, ექთნები, სანიტრები საწოლდღეების მიხედვით
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში
	N00-N39

R30-R39
	A-360; A158; A78; A1120; A236; A627; A150; A555; MM23; A900; A700; A726; A324; A8043; A132; A105; A1; A44; A992; A28; A66; A991; A43; A8033; A231; A179; A126; A404; A123; A232; A1124; A1114; A5476; A1115; A409; A1128; A335; A2; A293; A320; A8004; A67; A995; A14; A996; A379; A147; A30; A356; A357; A77; A106; A336
	


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	IV დონე
	
	გასტრო-ენტეროლოგია

განყოფილების გამგე

ექიმები, ექთნები

სანიტრები საწოლიდღეების მიხედვით
	იგივე რაც III დონის სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში
	K12; K20; K21; K22; K23; K24; K25; K26; K27; K28; K29; K30; K31; K50; K51; K52; K58; K59; K63; K72; K73; K75; K76; K81; K80; K82; K83; K85; K86; K87; K90; K91; K92; K93; R10-R19; S36
	A354; A131; A205; A605; A606; A607; A129; A950; A1024; A1112; A966; A1102; A117; A302; A627; A83; A298; A1104; A51; A10; A53; A37; A447; A324; A8043; A132; A994; A24; A31; A723; A54; A100; A99; A23; A689; A237; A52; A1; A28; A992; A66; A991; A359; A1060; A1062; A1061; A232; A139; A1063; A85; MM4; A102; A103; A101; A665; A67; A337; A119; A30; A356; A357; A997; A624
	


პედიატრია (დღის სტაციონარი)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო

საქმიანობის

მოცულობა

	II
	რაიონული საავადმყოფო
	განყოფილების გამგე

ექიმი პედიატრი

ექთანი

სანიტარი
	ექიმის მაგიდა

სკამი

გასასინჯი ტახტი

ტონომეტრი, ფონენდოსკოპი

სამედიცინო სასწორი

დაწესებულებაში უნდა ფუნქციონირებდეს შემდეგი კაბინეტები:

( რენტგენის  კაბინეტი ან/და,

( ექოსკოპიის კაბინეტი

( კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
	A-37; A-38; B01; B05; B06; B30; B77; B80; B83; D63; D66; D67; D68; D69; E00-E14; E16; E16-E26; E32-E35; E43-E90; H60; 100-109; 130-134; 138; 140; 142; 145; 147; 149; J00-J47; K12; K20-K31; K52-K92; L50-L94; M02; M09; M13; N00; N11; N17-N20; N23; N30; N39; Q90; Q91; Q92; Q96; R01; R05; R10; R11
	A354; A83; A32; A78; A176; MM3; A3121; A3105; A3106; VD; VD0; A3104; A3101; A3102; A3103; A3100; A627.

VVU; VIVI; VIM2; A-34; A136; A-8030; A304; MM1; A3108; A-31; VPO; VPP; A609; A351; A66; A991; A-43; A8033; A-126; A359; MM34; A491; A130; A-67; A-357; A997; A1188; A-121; A-995; A687
	დაავადების გამოვლინება, ავადმყოფების მკურნალობა, პროფილაქტიკური ღინისძიებების გატარება, ავადმყოფთა გაგზავნა სათანადო დაწესებულებებში.


პროფესიულ დაავადებათა გამოკვლევა და ექსპერტიზა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლო-გიები
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I

II

III

IV


	ყველა ტიპი, გარდა:

 I, II და III ჯგუფის აფთიაქი,პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის როლის ლაბორატორია
	 ჯანდაცვის ორგანი-   

  ზატორი 

 ნევროპათოლოგი

 თერაპევტი 

 ქირურგი 

 ოფთალმოლოგი 

 ლარინგოლოგი  

 ფსიქიატრი 

 ფსიქოლოგი

 ნარკოლოგი

 ექიმ-ლაბორანტი

 ექთანი 
	რბილი და მაგარი ავეჯი;

თერმომეტრი;

ფონენდოსკოპი;

ტონომეტრი (სფიგმომანომეტრი, რივა-როჩის აპარატი);

სასწორი სიმაღლმზომით;

ბარანის სავარძელი;

წამმზომი;

სიგრძის საზომი ლენტი (სანტიმეტრი);

ნევროლოგიური ჩაქუჩი ნემსით;

სტერილური ხელთათმანები;

შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის;

მაკლაკოვის ტონომეტრი (კომპლექტი);

ლინზების კრებული (კომპლექტი);

შესახვევი მასალა (კომპლექტი);

რაბკინის ცხრილი;

 ტაბულა მხედველობის სიმახვილის გამოსაკვლევად;

წასაკითხი ტაბულა;

პერიმეტრი (მხედველობის ველის გამოსაკვლევად);

სკიასკოპური სახაზავები (კომპლექტი);

სარკიანი ოფთალმოსკოპი;

ელექტროოფთალმოსკოპი;

ოტოსკოპი;

საკანცელარიო საქონელი(კომპლექტი);

ლაბირატორიული ინვენტარი ბიოქიმიური და სეროლოგიური გამოკვლევებისათვის;

თეჯირი;

პერსონალური კომპიუტერი;

 ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში;

საერთო ფართო არაუმცირეს 120 კვ.მ.


	ყველა ნოზოლოგია
	VP, VPP,    A 113, A486, A472, A459, A50,  A140, A1035,A714, A110, A111, A359, A492 , A33, A295  
	სრული მოცულობა




პროფპათოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	    2
	    3
	    4
	    5
	    6
	           7

	დონე


	    ტიპი
	  კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	  გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I


	ამბულატორია
	ექიმი პროფპათო-

ლოგი ან ზოგადი

პროფილის ექიმი.

მედდა (დღის)

მედა (მორიგე)
	მაგიდა სკამი ტახტი 

თერმომეტრი ფონენდოს

კოპი სფიგმომანომეტრი

სასწორი სიმაღლის

მზომით შპადელები 

(ერთჯერადი) ან 

ლითონის
	
	VP, MM17, 

A628, A126.
	სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის

შემთხვევაში I დახმარება.

	II


	საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის

ცენტრი
	მთავარი პროფპა-

თოლოგი (რეგიონის,

რაიონის, ქალაქის)
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმო

მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმო

მანომეტრი სასწორი სიმაღ​​ლის

მზომით შპადელები 

(ერთჯერადი) ან ლითონის
	
	
	დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელო-

ბის მდგომარეობის მონიტორინგი, სამედი-

ცინო მომსახურეობის, წინასწარი და პე-

რიოდული სამედიცინო გასინჯვების ჩა-

ტარების მეთოდური და პრაქტიკული 

ხელმძღვანელობა.



	III


	სამედიცინო-სანი-

ტარილი ნაწილი
	ექიმი-პროფპათო-

ლოგი

თერაპევტი

ნევროპათოლოგი

მედდა (დღის)

მედა (მორიგე)
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმო

მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმო

მანომეტრი სასწორი სიმაღლის

მზომით შპადელები 

(ერთჯერადი) ან ლითონის
	J 60X – J98.X;

T54.2 – T75.2;

M50.0 – M51.1.
	 A714, A334, 

  A176, A66,

  A67, A48,

A13, A50 , 

A140  MM17



	№5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების

მწვავე ფორმების პირველადი დიაგნოსტი-

კა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარე-

ობის შემთხვევაში პირველი დახმარება,

მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. დადგენი-

ლი პროფესიული დიაგნოზების მართვა    და

და დისპანსერიზაცია პოლიკლინიკისა და

,,პროფპათოლოგიური საწოლების”

(არა უმცირეს 10-15 საწოლისა) მუშაო-

ბით.

	IV 


	სპეციალიზებული

ს/კ ინსტიტუტი

(ცენტრი).

*პროფდაავადებათა

განყოფილება;

*სამეცნიერო 

 ჯგუფი;

*სტაციონარი თე-

რაპიული და ნევ-

როლოგიური პრო-

ფილის;(არა უმცი-

რეს 20საწოლისა) 

* სამედიცინო რე-

აბილიტაციის 

ჯგუფი;

* დისპანსერიზა-

ციის ჯგუფი;

* პროფილაქტიკუ-

რი გასინჯვების

ჯგუფი;


	 ხელმძღვანელი

წამყვანი მეცნიერ

თანამშრომელი

უფროსი მეც.თან.

უმცროსი მეც.თან.

ხელმძღვანელი

თერაპევტი

ნევროპათოლოგი

პროფპათოლოგი

პროფპათოლოგი

პროფპათოლოგი

თერაპევტი

ნევროპათოლოგი

ოტოლარინგოლოგი

ოკულისტი

ალერგოლოგი

კარდიოლოგი

დერმატოლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმო

მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმო

მანომეტრი სასწორი სიმაღლის

მზომით შპადელები 

(ერთჯერადი) ან ლითონის.
	J60X-J98.X;

T54.2-T75.2;

G24.8-G62.8;

M50.0-M51.1;

L20.8-L24;

H10-H90.3.
	A714, A334, 

A66,A67, A50, 

A140,A144, 

A64, A75, 

A113, A104, 

A51, A121, 

A176, A105,

MM3, MM1, 

 Z29,8,7569.

სპეციფიური 

კვლევებიბი:

მანგანუმი 

სისხლში;

მანგანუმი 

შარდში;

ტყვია სისხლში;

ტყვია შარდში;

ვერცხლის-

წყალი შარდში;

და სხვა.


	№5 სვეტში ჩამოთვლილი დავადებების

ქრონიკული ფორმების გამოკვლევა,

დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ექსპერტიზა,

დისპანსერიზაცია და რეაბილიტაცია;

ქრონიკული პროფესიული დაავადებებისა

და მოწამვლების მართვა;

სამეცნიერო, კლინიკურ, ჰიგიენურ-

ტოქსიკოლოგიური და ეპიდემიოლოგიური

კვლევების ჩატარება;

პროფესიული და პროფესიით განპირო-

ბებული დაავადებების მონიტორინგი.

	
	* პროფესიულ

დაავადებათა

ექსპერტიზის 

ჯგუფი;

* კლინიკური და

ბიოქიმიური კვლე-

ვების ჯგუფი;

* რენტგენის

კაბინეტი;

* სამკურნალო-

საპროცედურო

კომპლექსი;

* ორგმეთოდ გან-

ყოფილება (ეპი-

დემიოლოგიური, 

ინფორმაციულ-

ანალიტიკური

ჯგუფები);

* შრომის ჰიგიე-

ნისტთა ჯგუფი; 

* რეგისტრატურა;

* მიმღები;
	ექიმი ექსპერტი

ხელმძღვანელი

ექიმი-ლაბორანტი

ლაბორანტი

ექიმი რენტგენოლო-

გი

ლაბორანტი

ექიმი ფიზიოლოგი

მასაჟისტი

ლაბორანტი

მედდა

ხელმძღვანელი

ექიმი-ეპიდემიოლოგი

ექიმი-მეთოდისტი

ექიმი-სტატისტიკოსი

მთარგმნელ-რეფე-

რენტი

ჰიგიენისტი

ტოქსიკოლოგი


	
	
	
	

	
	* არქივი;

* ბიბლიოთეკა;

* კვების ბლოკი;

*ადმინისტრაცი-

ულ- სამეურნეო

ჯგუფი.


	
	
	
	
	


პროქტოლოგია (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება) 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვ-

ლევები
	სამედიცინო საქმიანობის

მოცულობა

	შშ
	რაიონული

ქალაქის საავადმძ
	ზოგადი ქირურგი
	გინეკოლოგიური სავართელი ქირურგიული იარაღების ზოგადი ნაკრები რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი ოპერაციისლვის ანალური სარკე

	K-61

L-05 დაჩირქებული
	A-66
	ჩირქგროვის  სრულძოფილი გახსნა დრენირება

	შშშ
	რეგიონუ-

ლი (რესპუბ საავადმძ)

კლინიკური საავადმძ

სპეციალიზებული საავადმძ

ჯოსპიტალი
	ზოგადი ქირურგი რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალიზაცია კოლოპროქტოლოგიაში

ან

 კოლოპროქტოლოგი
	უნივერსალური  ქირურგიული მაგიდა ქირურგიული იარაღების ზოგადი ნაკრები რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი ოპერაციისლვის ანალური სარკე  ლუერის და ალისის მომჭერები მუცლის ღრუს ქირურგიული ნაკრები ელექტროკოაგულატორი  ვაკუუმ-საქაჩი
ანოსკოპი რექტოსკოპი


	K-61არ იგულისხმება მაღალი ლოკალიზაციის პარაპროქტიტები


	A - 66

A-121

A-359

A-176

A-101

A-501-589


	პარაპროქტიტის გახსნა დრენირება შიგნილა ხვრელის ლიკვიდაცია


	
	
	
	
	L-05


	
	კუდუსუნის ეპილელური გზის ამოკველა

	
	
	
	
	K-60 არ იგულისხმება რთული ტრაექტორიის ფისტულები D12.9  


	
	ფისტულექტომია ნაწლავის სანალურში ნაპ-რალის ამოკველა დოზირებული სფინქ-ტეროტომია პოლიპექტომია

	
	
	
	
	I-84  არ იგულისხმება III, მეოთხე ხარისხის ბუასელი
	
	სამკვადრანტული ჯემოროიდექტომია

	
	
	
	
	K-57.2;  K-56; C21.8; K-62.5
	
	ლაპაროტომია პრევენტული კოლოსტომია ნეკროზის შემლხვევაში ნაწლავის რეზექცია პარარექტული მიდამოს დრენირება

	შმ
	სპეციალი-ზებული ცენტრი სპეც სკ ინსტიტ89

უნივერსი-ტეტის კლინიკა
	კოლოპროქტოლოგი  რომელსაც აქვს როგორც სწორ ისე მსხვილ ნაწლავზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება
	უნივერსალური  ქირურგიული მაგიდა ქირურგიული იარაღების ზოგადი ნაკრები რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი ოპერაციისლვის    ანალური სარკე  ლუერის და ალისის მომჭერები მუცლის ღრუს ქირურგიული ნაკრები
ელექტროკოაგულატორი ვაკუუმ-საქაჩი ანოსკოპი რექტოსკოპი კოლონოსკოპი შიგნილა ჯემოროიდების ლიგატორი ინფრაწილელი ფოტოკოაგულატორი სფინქტერომეტრი

	C18;C19;C20;C21;D12; I84;

K50;K51;K52;K55-63;K65;

K90-93;L03;L05;L29;N82.3; Q42;Q43.1;R14;R15;R19; S31;S37;T18


	A - 66

A-121

A-359

A-176

A-101

 A-501-

   589

A-298
	პალოგენეზურად დასაბულებული კონსერვა-ტიული ქირურგიული ნახევრადქირურგიული მცირეინვაზიური პროქტოლოგია მკურნალობა


პროთეზირება ორთოპედიული (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	     2   
	       3
	       4
	     5
	  6
	                  7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სპეციალიზი- რებული საავადმყოფო

	1.ექიმი ორთოპედ ტრა-

ვმატოლოგი.

2.მეთოდისტ მა-

საჟისტი.

3.ორთოპედიული ტექნოლო-

გი. 

(ორთოპედიულ პროთეზისტთა
საერთაშორისო
ასოციაციის ISPO-ს  გრადაციით
III დონის
კვალიფიკაცი-ის)


	1 რეგისტრატურა
(კართოტეკა პაციენტის პირადი ბარათით, დანიშნულების და დამზა- დებული ნაკეთობის აღწე-რით)

2. პაციენტის გასასინჯი
და ნაკეთობისათვის პაციენტისაგან ზომის ასაღები ოთახი.

(სამედიცინო ტახტით და
ხერხემლის კორსეტისათვის ზომის ასაღები კარკასით)

3. სამკურნალო ფიზკულ-

ტურის და ნაკეთობის მორგების ოთახი.

(სიარულის სავარჯიშო ორძელი, სარკე ვარჯიშის და სიარულის კონტროლისათვის, ინვალიდის სავარძელი)

4. სათაბაშირო ოთახი
(მაგიდა გირაგით, თაბაშირის ბუნკერი, თაბაშირის საწრეტი ავზი, სილიანი ბუნკერი)

5. მანქანა-დანადგარების ოთახი
(ლენტური სახერხი დაზგა, სახეხი დაზგა, საბურღი დაზგა, გამწოვი სისტემა ფილტრით)


	1. ქვედა კიდურების შეძენილი არარსებობა

Z89.4; Z89.5; Z89.6; Z89.7; Z89.8;

2. ქვედა კიდურების თანდაყოლილი არარსებობა

Q72; Q73;


	კლინიკური:

ავადმყოფის
გასინჯვა
ექიმ
სპეციალისტის
მიერ

	ქვედა კიდურების პროტეზირება
ორთო-პროტეზი ტერფის ნაწილობრივი ამპუტაციისას და ტერფის ამოსახსვრისას, წვივის დონეზე ამპუტაციისას: ბარძაყის როკებზე მოჭიდებით და კვირისთავის საკუთარ იოგზე ზეწოლით, სრული კონტაქტით, ბარძაყის კორსეტით, სუპრაკონდილარული ქამარით, სპეციალური ქამარით; მუხლის ამოსახსვრისას; ბარძაყის დონეზე ამპუტაციისას: კვადრილატერალური, სრული კონტაქტით, ვაკუუმით, სილეზიური ქამარით, მხრის ქამარით, სპეციალური ქამარით; პროთეზი მენჯ-ბარძაყის ამოსახსვრისას.



	
	
	
	6. კოსმეტიკის და კომპო- ნენტების ოთახი
(ღუმელი და ვაკუუმ სისტემა მასალის თერმოფორმირებისათვის)

7. სახელოსნო/მონტაჟის ოთახი
(სამუშაო მაგიდა, კომპრესორი, ფენი, ფენი პოლიპროპილენის შესადუღებლად, საკერავი მანქანა ქსოვილების და ტყავის შესაკერად)

8. ოთახი თანამშრომლებისათვის
9. საწყობი.

10.ტუალეტი და საშხაპე
პაციენტებისათვის.

11.ტუალეტი და საშხაპე თანამშრომლებისათვის
12.ადმინისტრაციის ოფისი
	.
	
	


შენიშვნა: 

1. ორთოპედიულ ცენტრთან უნდა არსებობდეს სტაციონარი ან ცენტრი უნდა იყოს კლინიკის შემადგენელი სტრუქტურა, პირველადი პროთეზირებისას და ბავშვების პროთეზირებისას შესაძლებელია საჭირო იყოს ჰოსპიტალიზაცია.

2. ყველა პაციენტი გაცნობილი უნდა იყოს მომსახურეობის პირობებს.

3. ყველა პაციენტი გაცნობილი უნდა იყოს პროტეზის მოვლის და ტაკვის ჰიგიენის საკითხებს.

4. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი გამოკვლევების ან მკურნალობისათვის უნდა გაიგზავნოს კლინიკაში. მინიმალური მოთხოვნები სამედიცინო დაწესებულების ლიცენზირებისათვის
	1
	     2   
	       3
	       4
	     5
	  6
	                  7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	IV

	სპეციალიზი- რებული
ცენტრი
(ორთოპედიული პროთეზირება ორთეზირებით)
	1.ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი.

2.მეთოდისტ მასაჟისტი.

3.ორთოპედიული ტექნოლოგი. 

(ორთოპედიულ პროთეზისტთა
საერთაშორისო
ასოციაციის
ISPO-ს გრადაციით
II დონის
კვალიფიკაციის)


	1 რეგისტრატურა
(კართოტეკა პაციენტის პირადი ბარათით, დანიშნულების და დამზა- დებული ნაკეთობის აღწერით)

2. პაციენტის გასასინჯი
და ნაკეთობისათვის პაციენტისაგან ზომის ასაღები ოთახი.

(სამედიცინო ტახტით და
ხერხემლის კორსეტისათვის ზომის ასაღები კარკასით)

3. სამკურნალო ფიზკულ-

ტურის და ნაკეთობის მორგების ოთახი.

(სიარულის სავარჯიშო ორძელი, სარკე ვარჯიშის და სიარულის კონტროლისათვის, ინვალიდის სავარძელი)

4. სათაბაშირო ოთახი
(მაგიდა გირაგით, თაბაშირის ბუნკერი, თაბაშირის საწრეტი ავზი, სილიანი ბუნკერი)

5. მანქანა-დანადგარების ოთახი
(ლენტური სახერხი დაზგა, სახეხი დაზგა, საბურღი დაზგა, გამწოვი სისტემა ფილტრით)


	1.კიდურების შეძენილი არარსებობა
Z89.4; Z89.5; Z89.6; Z89.7; Z89.8;

Z89.0; Z89.1; Z89.2; Z89.3;
2კიდურების თანდაყოლილი არარსებობა
Q71.0; Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q72; Q73;

3. საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ტრავმული დაზიანებები (დუნე და სპასტიური დამბლები, იოგოვანი აპარატის დაზიანება, შეუხორცებელი მოტეხილობები, ყალბი სახრები, პოსტტრავმული ართროზები, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციები, სინოვიტები)

M17.2; M17.3; M18.2; M18.3; M20; M21; M23.5; M23.6; M23.8; M24.2; M24.8; M24.9; M25.1; M25.2; M25.3; M25.8; 25.9; M62,1; M65; M66; M70; M84.1; M84.2; M84.4; M96.0; M96.3; M96.4; M96.5; M96.6; M96.8; S12; S13; S32.0; S33.0; S33.1; S34; S44; S55; S54; S74; S76.1; S84.0; S84.1;

4. ორთოპედიული დაავადებები
(ტანდეგობის დარღვევა კისერმრუდობა, 
	კლინიკური: ავადმყოფის
გასინჯვა
ექიმსპეციალისტის მიერ

	ქვედა კიდურების პროტეზირება
ორთო-პროტეზი ტერფის ნაწილობრივი ამპუტაციისას და ტერფის ამოსახსვრისას, წვივის დონეზე ამპუტაციისას: ბარძაყის როკებზე მოჭიდებით და კვირისთავის საკუთარ იოგზე ზეწოლით, სრული კონტაქტით, ბარძაყის კორსეტით, სუპრაკონდილარული ქამარით, სპეციალური ქამარით; მუხლის ამოსახსვრისას; ბარძაყის დონეზე ამპუტაციისას: კვადრილატერალური, სრული კონტაქტით, ვაკუუმით, სილეზიური ქამარით, მხრის ქამარით, სპეციალური ქამარით; პროთეზი მენჯ-ბარძაყის ამოსახსვრისას.

2. ქვედა კიდურების ორთეზირება:

ტერფის ფუნქციონალური ორთეზი (სუპინატორი), ტერფ–კოჭ-წვივის ორთეზი, მუხლის ორთეზი (ტუტორი), მუხლ–კოჭ-წვივ–ტერფის ორთეზი, მენჯ-ბარძაყ–მუხლ–კოჭ-წვივის ორთეზი.

3.ზედა კიდურების პროთეზირება
პროთეზები კოსმეტიკური და მექანიკური (სამუშაო) მტევნით: მტევნის, წინამხრის, მხრის ამპუტაციისას და ეგზარტიკულაციისას.

4. ზედა კიდურების ორთეზირება
მტევნის, სხივ-მაჯის, წინამხრის, იდაყვის და მხრის საკორექციო და საფიქსაციო ორთეზები; მტევნის ოპონენტური ორთეზები, თითების და მტევნის გაშლის დამხმარე ორთეზები, მოჭიდების ორთეზე ბი.

	
	
	
	6. კოსმეტიკის და კომპო- ნენტების ოთახი
(ღუმელი და ვაკუუმ სისტემა მასალის თერმოფორმირებისათვის)

7. სახელოსნო/მონტაჟის ოთახი
(სამუშაო მაგიდა, კომპრესორი, ფენი, ფენი პოლიპროპილენის შესადუღებლად, საკერავი მანქანა ქსოვილების და ტყავის შესაკერად)

8. ოთახი თანამშრომლებისათვის
9. საწყობი.

10.ტუალეტი და საშხაპე
პაციენტებისათვის.

11.ტუალეტი და საშხაპე თანამშრომლებისათვის
12.ადმინისტრაციის ოფისი
	სპონდილოლისტეზი, სპონდილოლიზი, ხერხემლის ოსტეოქონდროზი სქოლიოზი, კიფოზი, ლორდოზი, მადელუნგის დაავადება, მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზია, ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, მუხლის სახსრების ვალგუსური და ვარუსული დეფორმაციები, Gენუმ ღეცურვატუმ; ტერფის დეფორმაციები: 

ტერფმრუდობა, ბრტყელი ტერფი, ქუსლის `დეზი` ტერფის I თითის მიქცევა, `რაშის`ტერფი. ოსტეოქონდროპათიები: პერტესის დაავადება, ოსგუდ-შლატერის დაავადება, კელერი-I და კელერი-II დაავადება, კინბეკის დაავადება, კალვეს დაავადება, კიუმელის 

დაავადება, შეიერმან-მაუს დაავადება)

M40; M41; M42; M43; M45; M47; M48; M49*; M50; M51; M53; M54; M87; M91; M92; M93; Q65.0; Q65.1; Q65.2; Q65.3; Q65.4; Q65.5; Q66; Q67.5; Q68.2;  Q76.4;

5. პარალიტიკური დეფორმაციები: სპასტიური დამბლა (ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, ლიტლის დაავადება, შპინა იფიდა), დუნე დამბლა (პოლიომიელიტის ნარჩენი მოვლენები)

G56; G57; G70; G80; G81; G82; G83; G95; Q05; Q06;

6.ძვალ-სახსართა სიმსივნეები
C40; D48.0;
7.ძვალ-სახსართა ტუბერკულოზი.

A18.0+  M01.1*; M49.0*; 
	
	5. ხერხემლის ორთეზირება: კისრის ორთეზები, გულმკერდ-წელ-გავის ორთეზი (კორსეტი), წელ-გავის ორთეზი (კორსეტი), ბოსტონის კორსეტი, მილუოკის კორსეტი.



	
	
	
	
	M90.0*; M68.0*,

8. მადეფორმირებელი ართროზი, ართროზი, ენთესოპათიები.

M10; M11; M12; M13; M17.0; M17.1; M17.4; M17.5; M17.6; M18.0; M18.1; M18.4; M18.5; M18.9; M19; M77;

9.სისტემური დაავადებები და დისტროფიები: რევმატიული ართრიტები, რევმატოიდული ართრიტები, წითელი მგლურა, არასრული ოსტეოგენეზი, ენდოკრინული და ალიმენტარული ოსტეოდისტროფიები.

M32; M80; M81; M82; M83; M85.8; M85.9; Q78.0;

10. ოსტეომიელიტი

M86;


	
	


შენიშვნა: 

5. ორთოპედიულ ცენტრთან უნდა არსებობდეს სტაციონარი ან ცენტრი უნდა იყოს კლინიკის შემადგენელი სტრუქტურა, პირველადი პროთეზირებისას და ბავშვების პროთეზირებისას შესაძლებელია საჭირო იყოს ჰოსპიტალიზაცია.

6. ყველა პაციენტი გაცნობილი უნდა იყოს მომსახურეობის პირობებს.

7. ყველა პაციენტი გაცნობილი უნდა იყოს პროტეზის მოვლის და ტაკვის ჰიგიენის საკითხებს.

8. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი გამოკვლევების ან მკურნალობისათვის უნდა გაიგზავნოს კლინიკაში.

პროთეზირება ყურის (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II

III


	რაიონული საავადმყოფო
რეგიონალური საავადმყოფო. სპეციალიზებული საავადმყოფო. 

ჰოსპიტალი.

სარეაბილიტაციო მკურნალობის საავადმყოფო.


	ექიმი-ოტორინოლრინგოლოგი სმენის პროთეზირებისათვის აუცილებელი კვლიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობით

ინჯინერი-აკუსტიკოსის და სასმენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების შესაძლებლობის დამადასტურებელი მოწმობით.
	საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე:ანალოგიური ტიპის სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი. საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ციფრული სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი.
	H65; H 72; H73; H74; H75; H80; H83; H90; H91; H93; H94; H95; H61.2; H81.0 
	A133 აუდიომეტრია; 

A484 ტონალური აუდიომეტრია;

A495 ტიმპანომეტრია; მეტყველებითი აუდიომეტრია


	სასმენი აპარატის ინდივიდუალური შერჩევა, ინდივიდუალური რეგულირება, ინდივიდუალური ყურის სხეულის დამზადება.


შენიშვნა: II და III დონის დაწესებულებებს უნდა გააჩნდეთ ხელშეკრულება თანამშრომლობაზე იმ ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს ყურსუკანა და ყურსშიდა აპარატებისათვის ინდივიდუალური ყურის სხეულების დამზადების საშუალება და ხელშეკრულება დიაგნოსტიკურ მომსახურებაზე (აუდიომეტრიული გამოკვლევა) სპეციალიზირებულ დაწესებულებასთან.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლე-ვები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	IV


	სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი. სპეციალიზებული ცენტრი.

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი-ოტორინოლრინგოლოგი სმენის პროთეზირებისათვის აუცილებელი კვლიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობით

ინჯინერი-აკუსტიკოსის და სასმენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების შესაძლებლობის დამადასტურებელი მოწმობით.

ლაბორანტი-სასმენი აპარატების სხმულების დამზადების ცოდნის დამადასტურებელი მოწმობით.
	საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე: ანალოგიური ტიპის სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი. საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ციფრული სასმენი აპარატების ინდივიდუალური რეგულირების აპარატი.

საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ყურსუკანა და ყურსშიდა სასმენი აპარატებისათვის ინდივიდუალური ყურის სხმულების დამზადებისათვის საჭირო დანადგარები. მათ შორის: 1. ცვილის დნობის;

2. ჟელატინის;

3. მაღალი წნევის ქვაბი;

4. მაღალი ტემპერატურის ქურა;

5. სპეციალური ბურღი შესაბამისი თავებით;

6.პოლირების აპარატი
	H65; H 72; H73; H74; H75; H80; H83; H90; H91; H93; H94; H95; H61.2; H81.0 
	A133 აუდიომეტრია; 

A484 ტონალური აუდიომეტრია;

A495 ტიმპანომეტრია; მეტყველებითი აუდიომეტრია

	სასმენი აპარატის ინდივიდუალური შერჩევა, ინდივიდუალური რეგულირება, ინდივიდუალური ყურის სხმულის დამზადება.



შენიშვნა: დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს გაფორმებული ხელშეკრულება დიაგნოსტიკურ მომსახურებაზე (აუდიომეტრიული გამოკვლევა) სპეციალიზირებულ დაწესებულებასთან.

პულმონოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია, საქიმო კაბინეტი
	ექიმი თერაპევტი
ექთანი
	
	მწვავე, 

გახანგრძლივებული ქრონიკული პნევმონია.

ქრ.ბრონქიტი. ქრონიკული ასთმა.

ფილტვების აბსცესი.

მშრალი (ფიბრინოზული)

პლევრიტი.

ექსუდაციური
პლევრიტი.
	სისხლის და შარდის საერთო ანალიზი.

გულმკერდის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა.
	დაავადების დიაგნოსტიკა. მწვავე, მსუბუქი და ზომიერი სიმძიმის ფორმების დროს მკურნალობა, მეთვალყურეობა. პირველადი სამედიცინო საექიმო დახმარების გაწევა. მწვავე პროცესის და ქრონიკული პროცესის გამწვავების დროს ფილტვის სიმსივნის და ტუბერკულოზის საეჭვო, აგრეთვე ძნელად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში ავადმყოფის გაგზავნა სპეციალისტთან.

	
	დღის სტაციონარი
	ექიმი თერაპევტი
ექთანი
სანიტარი
შტატი შეიძლება გაიზარდოს საწოლების ოდენობის მომატების შემთხვევაში.
	დღის სტაციონარისათვის განკუთვნილი ავეჯი. აეროზოლოს აპარატი პიკ-ფლოუ.
	დაავადების დიაგნოსტიკა.

მსუბუქი და ზომიერი სიმძიმის დროს მკურნალობა.

პირველადი სამედიცინო დაზმარების გაწევა მწვავე დაავადებების დროს სიმსივნური და ტუბერკულოზის საეჭვო აგრეთვე ძნელად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში ავადმყოფების გაგზავნა სათანადო დაწესებულებაში სპეციალისტთან.


	სისხლის და შარდის საერთო ანალიზი.

გულმკერდის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა. პლევრის პუნქცია ექსუდატის ასპირაცია და მისი ლაბორატორიული და ციტოლოგიური ანალიზი.
	დაავადების დიაგნოსტიკა.  მსუბუქი და ზომიერი სიმძიმის ფორმების დროს მკურნალობა. პირველადი სამედიცინო  დახმარების გაწევა. მწვავე დაავადებების დროს  სიმსივნური და ტუბერკულოზის საეჭვო, აგრეთვე ძნელად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში ავადმყოფის გაგზავნა სათანადო დაწესებულებაში სპეციალისტთან

	
	სოფლის საავადმყოფო
	განყოფილების გამგე
ექიმი თერაპევტი,

ექთანი,

სანიტარი
საწოლების მიხედვით
	სტაციონარისათვის განკუთვნილი ავეჯი. აეროზოლოს აპარატი პიკ-ფლოუ
	მწვავე გახანგრძლივებული პნევმონია. ქრონიკული ბრონქიტი. ფილტვის აბსცესი. ექსუდაციური პლევრიტი. სპონტანური პნევმოთორაქსი.
	სისხლის და შარდის საერთო ანალიზი.

გულმკერდის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა. პლევრის სითხის ლაბორატორიული და ციტოლოგიური ანალიზი.
	დაავადების დიაგნოსტიკა.  მსუბუქი და ზომიერი სიმძიმის ფორმების დროს მკურნალობა. პირველადი სამედიცინო  დახმარების გაწევა. მწვავე დაავადებების დროს  სიმსივნური და ტუბერკულოზის საეჭვო, აგრეთვე ძნელად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში ავადმყოფის გაგზავნა სათანადო დაწესებულებაში სპეციალისტთან

	II
	რაიონული საავადმყოფო. ქალაქის ზოგადი საავადმყოფო.
	პულმონოლოგიური განყოფილება, გამგე, ექიმი-პულმონოლოგი
ექთანი,

სანიტარი განყოფილების
საწოლების რაიდენობის მიხედვით
	აეროზოლოს აპარატი პიკ-ფლოუ. პულმოტესტი. სისხლში გაზთა ცვლის ანალიზატორი. პნევმოთორაქსის აპარატი.
	ბრონქიტი.

დაჩირქებითი დაავადებები. ობსტრუქციული დაავადებები ფილტვების ალერგიული აუტოიმუნური დაავადებები, ფილტვების დაზიანება შემაერთებელი ქსოვილის დიფუზური დაავადებების დროს. ფილტვებისა და შუასაყრის სიმსივნეები. პლევრიტი. სპონტანური პნევმოთორაქსი. ტუბერკულოზი.
	სისხლის და შარდის საერთო ანალიზი.

გულმკერდის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა.

ფუნქციონალური, ექოგრაფიული, ენდოსკოპიური, ბიოფსიური, ციტოლოგიური, მიკრობილოგიური, იმუნოლოგიური, ბიოქიმიური გამოკვლევები..
	სასუნთქი სისტემის დაავადებათა (მე-5 გრაფა ნოზოლოგიები) დიაგნოსტიკა, დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ტუბერკულოზის საეჭვო, აგრეთვე ძნელად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში ავადმყოფის გაგზავნა სათანადო დაწესებულებაში სპეციალისტთან

	III-IV
	კლინიკური საავადმყოფო, საუნივერსიტეტო (აკადემიის) კლინიკა
	პულმონოლო-გიური განყოფილება, გამგე, ექიმი-პულმონოლოგი
ექთანი,

სანიტარი განყოფილების
საწოლების რაიდენობის მიხედვით
	სტაციონარისათვის განკუთვნილი ავეჯი.

ეკგ ბრონქოსკოპიული პულმოტესტი. გაზების ანალიზატორი პნევმოტოტაქსის აპარატი. აეროზოლის აპარატი..
	სასუნთქი სისტემის ანომალიები და განვითარების სიმახინჯეები. დაავადებები დაკავშირებული სხვადსხვა პათოგენურ აღმძვრელებთან მწვავე პნევმონია (ვირუსული, კრუპოზული, ლეგიონერების, პნევმოცისტური, რიკეტსიული, ხლამოდიოზური, ასპირაციული, მენდელსონის პრისტობეროცული, ნოზოკომეალური გახანგრძლივებული პნევმონია. ქრ. პნევმონია. ფილტვების ობსტრუქც. დაავადებები.

–ფილტვის დაჩირქებითი  დაავადებები.

–მოზრდილთა რესპირაციული დისტროსსინდრომი.

–ფილტვების შეშუპება.

–სუნთქვის მწვავე უკმარისობა.

–ფილტვის სოკოვანი დაავადება.

–დაავადებები გამოწვეული სხვადასხვა ქიმიური და ფიზიკური ფაქტორებით.

–ფილტვების ალერგიული დაავადებები.

–სარკოიდოზი.

–ჰამენ რიჩის სინდრომი.

–ფილტვების დაზიანება.

ფილტვების ტუბერკულოზი:

–პირველი ტუბერკულოზის ფორმები;

–დისემინირებული ტუბერკულოზი;

–კეროვანი ტუბერკულოზი;

–ინფილტრაციული ტუბერკულოზი;

კაზეოზური პნევმონია:

– ტუბერკულომა;

–კავერნოზული ტუბერკულოზი;

–ფიბროზულ-კავერნოზული ტუბერკულოზი;

–ციროზული ტუბერკულოზი;

– ტუბერკულოზი ორსულობა და დედობა;

– ტუბერკულოზი მოხუცებულებში;

– ტუბერკულოზი და პროფ.დაავადებები.
	კლინიკური, ლაბორატორიული, იმუნოლოგიური, ციტოლოგიური, მიკრობილოგიური, გამოკვლევები.. გამოკვლევების ფუნქციონალური, რადიოლოგიური, ექოგრაფიული, ინვაზიური, ენდოსკოპიური,

ბიოფსიური მეთოდები. რენტგენოლოგიური,სისხლში გაზთა ცვლის გამოკვლევები.
	სასუნთქი სისტემის ანომალიები და განვითარების სიმახინჯეები. დაავადებები დაკავშირებული სხვადსხვა პათოგენურ აღმძვრელებთან მწვავე პნევმონია (ვირუსული, კრუპოზული, ლეგიონერების, პნევმოცისტური, რიკეტსიული, ხლამოდიოზური, ასპირაციული, მენდელსონის პრისტობეროცული, ნოზოკომეალური გახანგრძლივებული პნევმონია. ქრ. პნევმონია. ფილტვების ობსტრუქციული დაავადებები.

–ფილტვის დაჩირქებითი  დაავადებები.

–მოზრდილთა რესპირაციული დისტროსსინდრომი.

–ფილტვების შეშუპება.

–სუნთქვის მწვავე უკმარისობა.

–ფილტვის სოკოვანი დაავადება.

–დაავადებები გამოწვეული სხვადასხვა ქიმიური და ფიზიკური ფაქტორებით.

–ფილტვების ალერგიული დაავადებები.

–სარკოიდოზი.

–ჰამენ რიჩის სინდრომი.

–ფილტვების დაზიანება.

ფილტვების ტუბერკულოზი:

–პირველი ტუბერკულოზის ფორმები;

–დისემინირებული ტუბერკულოზი;

–კეროვანი ტუბერკულოზი;

–ინფილტრაციული ტუბერკულოზი;

კაზეოზური პნევმონია:

– ტუბერკულომა;

–კავერნოზული ტუბერკულოზი;

–ფიბროზულ-კავერნოზული ტუბერკულოზი;

–ციროსული ტუბერკულოზი;

– ტუბერკულოზი ორსულობა და დედობა;

– ტუბერკულოზი მოხუცებულებში;

– ტუბერკულოზი და პროფ.დაავადებები.

შენიშვნა:
ზემოთაღნიშნული ნოზოლოგიების დიაგნოსტიკა, დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მკურნალიბა.


პულმონოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	პედიატრი-პულმონოლოგი;

მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	I05; I06;I21;I22;I13;I14;I15;I16;I18;
	A176, A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარების გაწევა, მკურნალობა.

	III
	რეგიონალური საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო
	პედიატრი-პულმონოლოგი;

მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	I21;I22;I13;I14;I15;I16; I18; 

I05;I06.

I38;I98.

I84;I42;I40.

I43;I44;I45;I46;I47.

მუკოვისციდოზი
	A176, A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A343.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A108.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A108.A967.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176.

A176, A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176;A235; მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა
A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176;A235; მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა; ოფლის გამოკვლევა ელექტროლიტებზე
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარების გაწევა, მკურნალობა, სპეციალიზირებული დახმარების გაწევა.

	IV
	საუნივერსიტეტო კლინიკა, აკადემიის კლინიკა
	პედიატრი-პულმონოლოგი;

მედდა
	სტანდარტული ნაკრები
	I21;I22;I13;I14;I15;I16; I18; 

I05;I06.

I38;I98.

I84;I42;I40.

I43;I44;I45;I46;I47.

მუკოვისციდოზი
	A176,A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A343.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A108.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A108.A967.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176.

A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176;A235; მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა
A66;A67;A3;A140;A41;A204;A128;A967;A75; A176;A235; მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობა; ოფლის გამოკვლევა ელექტროლიტებზე

	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარების გაწევა, მკურნალობა, სპეციალიზირებული დახმარების გაწევა.


რადიოლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედ. მოცულობა

	IV
	სპეც. ს/კ ინსტიტუტი მინიმუმ 600 ავადმყოფის გამტარიანობით წელიწადში
	ექიმი-რადიოლოგი-8;

ლაბორანტი – 4;

ტექნიკოს-დოზიმეტრისტი;

უმცროსი მედ. პერსონალი;

(დაუშვებელია რადიოთერაპიის სამსახურის თანამშრომლებისათვის ზენორმატიული სამუშაოები, შეთავსება და ღამის მორიგეობა. 


	1. დისტანციური გამათერაპიის და მეგავოლტური თერაპიის განყოფილებები უნდა იყოს ცალკე შენობაში ან მიშენებაში;

1. 2. 3. და 4. საპროცედურო კაბინეტებში შესასვლელი უნდა იყოს მართვის ოთახიდან. ბლოკირების სისტემიანი კარი. საპროცედუროში მონიტორინგი ტელესაკომუნიკაციო სისტემებით. რენდგენოთერაპიულ კაბინეტის აპარატის ნებისმიერ რეჟიმში ყოფნისას დამცავი დამთვალიერებელი სარკმელი დაცული უნდა იყოს გამოსხივების კონისაგან;

საპროცედუროს განათება 5-20 ლკ. ავარიული ავტონომიური კვების წყაროთი;

უნდა ჰქონდეს ტოპომეტრიული დაგეგმარების სამსახური ან შეიძლება ემსახურებოდეს ცენტრალიზებული ტოპომეტრიული დაგეგმარების ლაბორატორია კომპიუტერული უზრუნველყოფითა და ქსელით.

ვადები: გამა-აპარატი უნდა შეიცვალოს 5 წელიწადში ერთხელ;

რადიაციული დაცვა ხორციელდება:

( დისტანცირების მეთოდით – შენობის რაციონალური დაგეგმარება;

( ეკრანირების მეთოდი – ბეტონის, ტყვიის დამცავი ფენები და ა. შ.

( სამუშაო დროის შემცირებით – 5-6 საათს არ უნდა აღემატებოდეს. 


	ყველა ავთვისებიანი სიმსივნე გარდა C18; C22; C23; C65; C74
	A67 დინამიკაში;

A8011  დაგეგმარება გამაგრაფიის გარეშე;
	1. რენტგენოთერაპია;

2. დისტანციური გამა-თერაპია
3. მეგავოლტური თერაპია;

4. კონტაქტურირადიოთერაპია–გამოსხივების დახურული წყაროებით;

5. რადიოთერაპია–ღრუსშიგნითა აპარატურის გამოყენებით;

6. რადიოთერაპია – გამოსხივების ღია წყაროებით.

1 ექიმი-რადიოლოგი ემსახურება 15 საწოლს, რომელთაგან3-4 აქტიურ გამათერაპიულ კაბინეტს და კონტაქტური სხივური თერაპიის განყოფილებას მოიცავს. იხ. დანართი გათვალისწინებული მოცულობით. 

დღეში ერთი ექიმი და ლაბორანტი უნდა ატარებდეს მინიმუმ 25 პროცედურას (დახურული წყაროების ბლოკში გათვალისწინებულია 1 მედდა 100 მგ/ეკვ იზოტოპის გამა-გამოსხივებაზე).


გამა-თერაპიული კაბინეტი


გამა-თერაპიული კაბინეტი განთავსებული უნდა იყოს რადიოლოგიური განყოფილების ბლოკში ან შენობის ცალკე ფლიგელში (ცალკე შენობაში) პირველ ან ცოკოლის სართულზე. მის მომიჯნავე სათავსებში დასაშვებია სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომელთა ან გარეშე პირთა მხოლოდ ხანმოკლე დროით გაჩერება.

გამა-თერაპიული კაბინეტის შენობის სტრუქტურა განისაზღვრება აპარატის ტიპით და სამკურნალო პროცესის ორგანიზების დონით. კაბინეტის ძირითადი სათვსებია საპროცედურო და მართვის ოთახი. მათში შესაბამისად განთავსებულია გამა-თერაპიული აპარატი და მართვის მოწყობილობა (მართვის პულტი და მონიტორი). მათგან ახლოს უნდა მდებარეობდეს ექიმის კაბინეტი, ავადმყოფთა მოსაცდელი სათავსი, კაბინეტები ტოპომეტრიული და კლინიკური დოზიმეტრიული სამუშაოებისათვის, ბარიტით შელესილკედლებიანი სათავსი სიმულატორისათვის მართვის პულტით, ოთახი ავადმყოფის გასინჯვისა და დასხივების პროცედურისათვის მოსამზადებლად.

საპროცედუროში დასაშვებია მხოლოდ ერთი გამა-თერაპიული აპარატის დადგმა. თუ სამკურნალო დაწესებულებაში პროექტდება ერთდროულად დისტანციური და ღრუსშიგნითა გამათერაპიული კაბინეტები, მათი განთავსება მოხერხებული იქნება ისე, რომ გააჩნდეთ მართვის საერთო ოთახი და საერთო დამხმარე სათავსოები. ასეთი კაბინეტების საპროცედუროებს შეიძლება გააჩნდეთ ერთი საერთო დამცავი კედელი.
გამა-თერაპიული კაბინეტის შენობა უნდა აკმაყოფილებდეს რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან მუშაობის წესების ნორმატიული დოკუმენტებით და სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ სანიტარულ – ტექნიკურ მოთხოვნებს.
ზოგიერთი საერთო სანიტარულ – ტექნიკური მოთხოვნა გამა-თერაპიული კაბინეტის ძირითადი სათავსოსათვის წარმოდგენილია ცხრილში:
	ფართობი
	განზომილება

	ა) დისტანციური გამა-აპარატის საპროცედურო
	45 – 54 მ2

	ბ) ღრუსშიგნითა გამა-აპარატის საპროცედურო
	20 მ2

	გ) მართვის ოთახი
	15 – 20 მ2

	    საპროცედუროს ჭერის სიმაღლე
	3.5 – 4 მ

	    ჰაერის ცვლის ჯერადობა 1 საათში:
	

	                - გაწოვა
	5

	                - შეწოვა
	4

	     ტემპერატურა კაბინეტის სათავსებში
	200C

	     სამუშაო ზედაპირის განათება
	

	                 - ლუმინესცენტური ნათურებით
	300 – 400

	                 - ვარვარების ნათურებისათვის
	150 - 200


გამა – თერაპიულ კაბინეტში ღია წესით უნდა იყოს გაყვანილი დამცავი დამიწების კონტური. დამიწების მოწყობილობის წინაღობა უნდა იყოს არა უმეტეს 10 ომისა.

გამა – თერაპიული კაბინეტის პროექტი შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობისა და შინაგან საქმეთა სამმართველოს ორგანოებთან.

პროექტისაგან ყველა გადახვევა, რომლებიც განპირობებულია მისი განხორციელების აუცილებლობით კონკრეტულ სიტუაციაში, დროულად უნდა იყოს შეთანხმებული აღნიშნულ სამსახურებთან.
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გამა-თერაპიული კაბინეტების პირობითი დაგეგმვის სქემა

ა) ერთი დისტანციური აპარატისათვის;
ბ) დისტანციური და ღრუსშიგნითა გამა-თერაპიული აპარატებისათვის.
1 – მართვის ოთახი; 2 – მართვის პულტი; 3 – ლაბირინთი; 4 – დამცავი კედლები; 5 – სამონტაჟო ღიობი; 6 – საპროცედურო; შტრიხით აღნიშნულია აპარატის სამონტაჟო ღერძი.
საპროცედუროს დამცავი კედლების სისქე დამოკიდებულია მასში განთავსებული აპარატის სახეობისაგან. დისტანციური გამა-თერაპიული აპარატებისათვის საპროცედუროს (ბუნკერის) კედლის სისქე შეადგენს 1,1 – 1,3 მეტრს, რომელიც ჩამოსხმულია კონცენტრირებული (ცემენტით გამდიდრებული) ბეტონისაგან, ხოლო ღრუსშიგნითა აპარატებისათვის – 0,7 – 1 მეტრი. ლაბირინთის არსებობის პირობებში საპროცედუროში შესასვლელი კარი შეიძლება იყოს შემსუბუქებული, მაგრამ ტყვიის დამცავი ფენით.
დისტანციური გამა-თერაპიის საპროცედუროს ერთ-ერთ კედელში შეიძლება იყოს სამონტაჟო ღიობი გამა-თერაპიული აპარატის მაგიდის და შტატივის შემოსატანად (გამოსაცვლელად). ამის შემდეგ სამონტაჟო ღიობი უნდა ამოშენდეს ბეტონის ბლოკებით და განზავებული ცემენტის ხსნარით, ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი ადვილად დაშლა აპარატის დემონტაჟის აუცილებლობის შემთხვევაში.
საპროცედუროს იატაკში გაკეთებული უნდა იყოს საძირკველი შტატივისა და მაგიდისათვის. საძირკველს ამზადებენ დასამონტაჟებელი აპარატის ნახაზის შესაბამისად. ზოგიერთ აპარატს მწარმოებელი ქარხანა ატანს ლითონის შაბლონს (ყალიბს), რომლის მიხედვითაც კეთდება ბეტონის საძირკველი და მასში ჩამაგრებულია ანკერული ჭანჭიკები აპარატის შტატივის დასამაგრებლად.
გამოსხივების წყაროიანი კონტეინერის შეტანა საპროცედუროში დისტანციური გამა – აპარატის დასამუხტავად ან გადასამუხტავად ხორციელდება ლაბირინთის გავლით.
ღრუსშიგნითა დასხივების კაბინეტში სამონტაჟო ღიობი საჭირო არ არის, რადგან საცავი, გადასამუხტავი კონტეინერი და ღრუსშიგნითა აპარატის სხვა ნაწილები, რომლებიც მონტაჟდება საპროცედუროში, შედარებით მცირე გაბარიტებისაა და შესაძლებელია მათი ლაბირინთიდან შეტანა. მათი დადგმისა და მონტაჟისათვის სპეციალური საძირკველი საჭირო არ არის, თუ კი იატაკი უძლებს 19,6კჰა-მდე (2000 კგს/მ2)    დატვირთვას.
აპარატი საპროცედუროში ისე უნდა დამონტაჟდეს, რომ დასაჯდომი ეტლით, საკაცით ან საწოლით მოყვანილი ავადმყოფისათვის მისადგომად მოსახერხებელი იყოს. ადვილი უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალისათვის აპარატის შტატივისა და მაგიდის სამართავ – მარეგულირებელ ნაწილებთან მიდგომა. ძალზე მნიშვნელოვანია ასევე პერსონალისათვის აპარატის წინ იყოს საკმარისი სამუშაო ფართობი, რათა შეიქმნას მოხერხებული სიტუაცია ავადმყოფის მაგიდაზე დაწვენისას და სისტემის - “გამოსხივების კონა- სამიზნე”-ს ასაწყობად (გასამართავად), ხოლო აპარატის უძრავი ნაწილების ირგვლივ იყოს ტექნიკური მომსახურების ზონა.

გამა-თერაპიული კაბინეტის ტექნოლოგიური პროექტის შემუშავებისას აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნის შესრულება:

საპროცედუროს იატაკში მის პერიმეტრზე (კედლების გასწვრივ) და დისტანციური აპარატისა და მაგიდის საძირკველების გაყოლებით გაკეთებული უნდა იყოს დახურული არხები მილებით, აპარატის შემაერთებელი და ქსელური კაბელების, მონიტორების და სალაპარაკო მოწყობილობათა გაყვანილობის გასატარებლად. მილების დიამეტრი უნდა იყოს არანაკლებ 10 სანტიმეტრისა და არხების განტოტებაზე გათვალისწინებული იყოს ლუკები მოსახსნელი ხუფებით. არხების ეს ჯგუფი უნდა უერთდებოდეს მართვის ოთახს იგივე დიამეტრის რამდენიმე მილის საშუალებით, რომლებიც გატარებული იქნება ბეტონის კედელში იატაკის დონის ქვევით (რომ არ შემცირდეს გამოსხივებისაგან დაცვა). სასურველია იყოს 2-3 ასეთი სათადარიგო მილი დამატებითი კაბელების გასაყვანად დოზიმეტრიული მოწყობილობიდან და დამხმარე საკონტროლო – გამზომი აღჭურვილობიდან.

საპროცედუროს განათება შესაძლებელი უნდა იყოს ადგილობრივ რეჟიმში, რათა ავადმყოფის მაგიდაზე დაწვენისას ადვილი იყოს მისი ჩაბნელება პათოლოგიურ კერაზე ოპტიკური ცენტრატორების საშუალებით გამოსხივების კონის დასამიზნებლად.

მართვის ოთახში ასევე უნდა იყოს კაბელები საპროცედუროს კარების უსაფრთხოებისათვის და მისი ავტომატურ რეჟიმში ექსპლოატაციისათვის. კარების ავარიულ რეჟიმში ფუნქციონირებისათვის უნდა არსებობდეს მექანიკური ჩამკეტ – გამღები. საპროცედუროს კარებთან უნდა იყოს გასანათებელი ტაბლო წარწერით “შესვლა არ შეიძლება”, რომელიც ავტომატურად აინთება აპარატის დასხივების რეჟიმში ჩართვასთან ერთად.

მართვის ოთახს უნდა გააჩნდეს ბუნებრივი განათება და წყლის ნიჟარა გამდინარე ცივი და ცხელი წყლით. ოთახი თავისუფალი უნდა იყოს ყოველგვარი ზედმეტი ნივთისაგან. 

გამა-თერაპიულ კაბინეტში აუცილებლად უნდა იყოს ავარიული განათება კვების ავტომატური წყაროდან.

გამა-თერაპიული კაბინეტის ძირითადი სათავსები მოპირკეთებული უნდა იყოს მაჟორულ ტონებში, იატაკზე დაგებული უნდა იყოს ლინოლეუმი ან კერამიკული ფილები. დასაშვებია შენობის მოპირკეთებისას მოეწყოს ვიტრაჟები და ინტერიერის მხატვრული გაფორმება.

კონტაქტური სხივური თერაპიის

(ბრახითერაპიის) განყოფილება

განყოფილებაში ტარდება ღრუსშიგნითა გამა-თერაპიული პროცედურები შლანგურ აპარატ AГAТ–BY ზე.
განყოფილებას გააჩნია სამანიპულაციო, სააპარტო და კომპიუტერული სათავსები.
სამანიპულაციოში ტარდება გინეკოლოგიური ენდოსტატების ჩადგმა – ცერვიკალური არხის ზონდირებისა და გაფართოების შემდეგ საშძვილოსნოს ღრუში შეჰყავთ ენდოსტატის ცენტრალური მილი, გვერდითა თაღებში – ოვოიდები. ენდოსტატის ყველა ნაწილი მათი ცალ-ცალკე შეყვანის შემდეგ მაგრდება ჩამკეტის საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს მის მკაცრ ლოკალიზაციას სიმსივნის მიმართ და გამორიცხავს ცდომას მკურნალობის პროცესში. სისტემის ფიქსაციისათვის, აგრეთვე მანძილის გასაზრდელად გამოსხივების წყაროდან ღრუ ორგანოებამდე ხორციელდება საშოს ტამპონადა (დატამპონება). შემდეგ სააპარატო სათავსში ტარდება რენტგნეოგრაფიული გამოკვლევა აუცილებელი ტოპომეტრიული მონაცემების მისაღებად მკურნალობის დოზიმეტრიული დაგეგმარებისათვის მენჯის პირდაპირი და გვერდითი პროექციის რენტგენოგრამის საფუძველზე. პირდაპირი რენტგენოგრამები საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ენდოსტატების განლაგება მენჯის შუა ღერძის და ძვლოვანი სტრუქტურების მიმართ. გვერდითი რენტგენოგრამები საშუალებას იძლევა მიღებულ იქნას ინფორმაცია ენდოსტატის მდებარეობის შესახებ შარდის ბუშტისა და სწორი ნაწლავის მიმართ. ენდოსტატში არსებული იმიტატორებით განსაზღვრავენ საჭირო გამოსხივების წყაროების რაოდენობას, რომლებიც უნდა ჩაიდგას ცერვიკალურ არხსა და საშვილოსნოს ტანში, აგრეთვე მანძილს იმიტატორებსა და ოვოიდებს შორის ამ მონაცემების მიხედვით ფასდება საჭირო წყაროების გეომეტრიული კომბინაცია, რომელთა დოზიმეტრიული მახასიათებელები მოცემულია ატლესებში.
ამის შემდეგ ენდოსტატებს უერთებენ აპარატ AГAТ–BY – ს შლანგებს.
კომპიუტერულ ნაწილში: კომპიუტერს ეძლევა დოზის განაწილების სათანადო კომბინაციის ამოცანა და ტარდება ღრუსშიგნითა გამა-თერაპია. აპარატი AГAТ–BY არის შლანგური უნივერსალური აპარატი სამი მაღალი აქტივობის 60Co რადიოაქტიური პრეპარატით, რომლებიც მუშაობს ენდოსტატისა და გამოსხივების წყაროს თანმიმდევრული ჩადგმის პრინციპით. AГAТ–BY აპარატი თავის თავში მოიცავს გამოსხივების წყაროს საცავს, შლანგების კომპლექტსა და სამკურნალო ენდოსტატებს (მეტროკოპოსტატს, მეტროსტატს, კოლპოსტატს, პროქტოსტატს, სხვადასხვაგვარ აპლიკატორებს ა.შ), აგრთვე კომპიუტერული მართვის პულტს, სამკურნალო სავარძელს და ა.შ.
გამოსხივების წყაროს ჩადგმის ავტომატიზერებული სისტემის უზრუნველყოფა და დახსივების რეჟიმის დისტანციური მართვა ყველა პირობას ქმნის სამედიცინო პერონალის სრული რადიაციული დაცვისათვის. მიუხედავად ამისა, აუცილებელია მკაცრი რადიაციული სიფრთხილის გამოჩენა, რადგან გამოიყენება მაღალი აქტივობის წყაროები, რომლებიც დასხივების პროცედურის დროს გამოდის დამცავი კონტეინერის ზონიდან.
რადიოთერაპიული განყოფილება

რადიოთერაპიის განყოფილებას შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი კაბინეტები:
– რენტგენოთერაპიის;
– დისტანციური გამა-თერაპიის;
– მეგავოლტური თერაპიის;
– კონტაქტური რადიოთერაპიის – გამოსხივების დახურული წყაროებით;
– რადიოთერაპია – ღრუსშიგნითა აპარატურის გამოყენებით;
– რადიოთერაპია – გამოსხივების ღია წყაროებით.
დისტანციური გამა-თერაპიის და მეგავოლტური თერაპიის განყოფილებები (კაბინეტები) უნდა აშენდეს ცალკე შენობაში ან მიშენებაში. შენობის შემადგენლობა, ფართობი, ვენტილაციის მოთხოვნები, გათბობა და განათება უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმატივებს.
დისტანციურ გამა-თერაპიულ, მეგავოლტურ და კონტაქტურ გამა-თერაპიულ და რენტგენოთერაპიულ საპროცედურო კაბინეტებში (ბუნკერებში) შესასვლელი უნდა იყოს მართვის ოთახიდან. საპროცედუროს კარი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბლოკირების სისტემით, რომელიც გამორიცხავს კარის გაღებას გამა-აპარატის ან ამაჩქარებლის მუშაობის პერიოდში. ასეთ საპროცედუროებს არ ჰქონდეთ ფანჯრის ღიობი და მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს ტელესაკომუნიკაციო სისტემებით.
რენტგენოთერაპიულ კაბინეტებში დამცავი დამთვალიერებელი სარკმელი ისე უნდა იყოს დამონტაჟებული, რომ დაცული იყოს გამოსხივების კონისაგან აპარატის ნებისმიერ რეჟიმში და სამუშაო მდგომარეობაში ყოფნისას.
საპროცედუროს განათება 5-20 ლკ ფარგლებში უნდა იყოს. აქვე უნდა არსებობდეს ავარიული განათება ავტონომიური კვების წყაროდან.
განყოფილების პერსონალი

– 1 ექიმი-რადიოლოგი ემსახურება15 საწოლს, რომელთაგან 3-4 აქტიურია;
– განყოფილებას ჰყავს 1 უფროსი მედდა და საპროცედუროს მედდები (დახურული წყაროების მქონე ბლოკში გათვალისწინებულია 1 მედდა 100მგ/ეკვ იზოტოპის გამა-გამოსხივებაზე).
– ლაბორანტი;
– ტექნიკოს-დოზიმეტრისტი;
– უმცროსი მედპერსონალი.
განყოფილებას უნდა ჰქონდეს ტოპომეტრიული დაგეგმარების სამსახური, ან შესაძლებელია ემსახურებოდეს ცენტრალიზებული ტოპომეტრიული დაგეგმარების ლაბორატორია კომპიუტერული უზრუნველყოფითა და ქსელით.
იმის გათვალისწინებით, რომ გამა-აპარტში გამოსხივების წყაროს –ის 60Co-ის ნახევარდაშლის პერიოდი 5 წელიწადია და მოითხოვს მის შეცვლას 5 წელიწადში ერთჯერ, ეკონომიკური პარამეტრების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ერთი გამა-აპარატის გამტარუნარიანობა წელიწადში იყოს არანაკლებ 600 ავადმყოფისა. ნაკლები დატვირთვის მქონე აპარატურის ექსპლუატაცია არარენტაბელურია და მნიშვნელოვნად ზრდის ერთი ავადმყოფის დასხივების თვითღირებულებას.
რადიაციული დაცვა

– რადიოთერაპიულ განყოფილებაში (კაბინეტში) რადიაციული დაცვა ხორციელდება:
– დისტანცირების მეთოდით – შენობის რაციონალური დაგეგმარებით სათანადო ფართობისა და სამუშაო ადგილების განლაგების შესაბამისად;
– ეკრანირების მეთოდით (ბეტონის კედლები, ტყვიის დამცავი ფენები და ა.შ.);
– შემცირებული სამუშაო დროით – თანამშრომელთა სამუშაო საათები 5-6 საათს არ უნდა აღემატებოდეს.
დაუშვებელია რადიოთერაპიული სამსახურის თანამშრომლებისათვის ზენორმატიული სამუშაოები, შეთავსება და ღამით მორიგეობა.
რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა
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“––––––––––––––”
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	ჩონჩხის, თირკმელების, ფარისებრი და პარაფარისებური ჯირკვლის, გულის, ღვიძლის, ფილტვის, თავის ტვინის გამოკვლევები

“––––––––––––––”

“––––––––––––––”
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	კარადა (ქიმიკატების შესანახად)
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	რენტგენის აპარატი, სტაციონალური (რენტგენოგრაფია, რენტგენოსკოპია, რენტგენული ტომოგრაფია)
	
	 
	 
	 
	 

	IV
	1.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ექიმი რენტგენოლოგი
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	
	
	 
	ყველა შემთხვევა
	  A69  A63 A140 A144  A60A1101  A58  A72 A490  A62 A132  A70  A57  A54 A609  A52  A61  A73 A491  A56  A55 A411  A64  A71 A150 A461  A83  A53A1123   A150  A88 A461  A83  A53 A186  A68 A346A1123  A85 A297  A91 A409  A59  A76  A77 A979   A89  A90 A1024 A1025  A88 
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	2
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	ამბულატორია
საექიმო კაბინეტი (სპეციალიზირებული რეპროდუქტოლოგიაში)


	დაწესებულების ადმინისტრაცია (ხელმძღვანელი /კურატორი)

ექიმი რეპრუდუქტოლოგი (გინეკოლოგი)

ექიმი რეპრუდუქტოლოგი (ანდროლოგი)

მედდა

	გინეკოლოგიური კაბინეტი:

ექიმის მაგიდა
ექიმის სკამი
გასასინჯი ნახტი
სამედიცინო კარადა
გინეკოლოგიური სავარძელი,

გინეკოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები
კრიოდესტრუქციის აპარატი,

ელექტროკოაგულაციის აპარატი
	N64.8, N28.2, E25, R90, E66, N92, D26, N94, D25.9, N92.0, E28, N95, N83, E23, N80, D27, N83.2, N75, C56,C57,  N95, 

E30, 0.33, 000, 003, E28

A59, A60, A63 A66, B25, B58, N90, N76, N86, N70, N73, N97.1, A18, 

N46

ჰიპერპროლაქტინემიური მდგომარეობები: პირველადი, მეორადი
ანდროლოგიური დაავადებები:

E22, E23, E34, E29, E30, N34, N41, N46.1, N43, N47, N45, F52


	კლინიკოდიაგნოსტიკური გამოკვლევები:

A66, A67, A235, A43, A357, A722, A985, A136, A356

ბიოქიმიური გამოკვლევები:

A13, A15, A17, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A46, A48, A121, A123, A236, A237, A363, A463, A688, A689, A690, A691, A945, A985, A990, A957, A997, A990, A128, A359


	1. გამოკვლევები ტარდება სასხლში და შარდში, უშვილობის გენეზის დადგენა, რეპროდუქციული ასაკის ქალებსა და მამაკაცებში სხვადასხვა ჰორმონული დარღვევების გამომწვევი მიზეზების დადგენა.
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	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
სამშობიარო სახლი
ჰოსპიტალი

	დაწესებულების ადმინისტრაცია (ხელმძღვანელი /კურატორი)

(ჰორმონული დიაგნოსტიკის განყოფილება)

ლაბორატორიის გამგე (ექიმი უმ. სამედიც. განათლება)

ექიმი ლაბორანტი
ლაბორანტი
ფიზიოთერაპევტი
ექიმი გინეკოლოგი (რეპროდუქტოლოგი)

ექიმი მამოლოგი (რეპრუდოქტოლოგი, რენტგენოლოგი, ექოსკოპისტი)

ექიმი ანდროლოგი (რეპროდუქტოლოგი)

ექიმი რეპროდუქტოლოგი (ქინეკოლოგი)

ექიმი რენტგენოლოგი
ექიმი ექოსკოპისტი
სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი) და ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან
	1. ჰორმონული დიაგნოსტიკის განყოფილება:

გამა მრიცხველი, სპექტროფოტომეტრი,

სპექტროფლუორომეტრი, ანალიზური სასწორი, ცენტრიფუგა, საშტობი კარადა, თერმოსტატი, მაცივარი, თერმოაბაზანა, ამწოვი კარადა ლაბოტარორიული მოწყობილობა იმუნოფერმენტული ანალიზატორი (რიდერი)

2. ფუნქციონალური დიაგნოსტიკა (კომოპერტუბაცია კომპიუტერული), ელექტროკარდიოგრაფი
3. გინეკოლოგიური კაბინეტი (საშვილოსნოს ყელის პათოლოგია, `PAP ლაბორატორია~): გინეკოლოგიური სავარძელი, კოლპოსკოპის აპარატი, გინეკოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, კრიოდესტრუქციის აპარატი, ელექტროკოაგულაციის აპარატი
4. ძუძუს პათოლოგიის (მამოლოგია) კაბინეტი: მამოგრაფი, თერმოგრაფი, ექომამოგრაფი (ექოსკოპის აპარატი).

5. ანდროლოგიური განყოფილება:

სპერმის კომპიუტერულიუ ანალიზატორი
6. შობადობის რეგულაციის განყოფილება:  სამედიცინო კარადა (სპეციალიზირებული მედიკამენტები), გინეკოლოგიური კაბინეტი სათანადო აღჭურვილობით (გინაკოლოგიური სავარძელი, ელექტროამომქაჩი, გასასინჯი გინეკოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები)

7. რენტგენის კაბინეტი: რენტგენის აპარატი (სტაციონარული, რენტრენოგრაფია, რენტგენოსკოპია)

8. ულტრასონოგრაფიის განყოფილება: ექოსკოპიის აპარატი
	N64.8, N28.2, E25, R90, E66, N92, D26, N94, D25.9, N92.0, E28, N95, N83, E23, N80, D27, N83.2, N75, C56,C57,  N95, 

E30, 0.33, 000, 003, E28

A59, A60, A63 A66, B25, B58, N90, N76, N86, N70, N73, N97.1, A18, 

N46

ჰიპერპროლაქტინემიური მდგომარეობები: პირველადი, მეორადი
ძუძუს პათოლოგია: (მამოლოგია) ძუძუს ფიბროზული მასტოპათია, კვანძოვანი მასტოპატია, კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები
ანდროლოგიური დაავადებები:

E22, E23, E34, E29, E30, N34, N41, N46.1, N43, N47, N45, F52


	1. ჰორმონული დიაგნოსტიკის ლაბორატორია
(სისხლსა და შარდში ჰორმონების განსაზღვრა, პროლაქტონი, ზრდის ჰორმონი, FSM, LM, ესტრადიოლი, პროჟედსტერონი, ტესტოსტერონი, კორტიზოლი, DHEA-S, 17(alfa) OHP, TSH, T3, T4,  LM, ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზის მიმართ, იმუნორეაქტიული ინსულინი, ქორიონული გონადოტროპინი (რაოდენობრივი), ნეიტრალური 17KC, DEA, 17 OKS, პრეგნანდიოლი, სუმარული ექსტროგენები, ესტრადიოლი, ქორიონული გონადოტროპინი (თვისობრივი)

კლინიკოდიაგნოსტიკური გამოკვლევები:

A66, A67, A235, A43, A357, A722, A985, A136, A356

ბიოქიმიური გამოკვლევები:

A13, A15, A17, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A46, A48, A121, A123, A236, A237, A363, A463, A688, A689, A690, A691, A945, A985, A990, A957, A997, A990, A128, A359

იმუნოლოგიური გამოკვლევები:

A231, A232, A246, A888, A924, A925, A926, A929, A930, A960, A963, A1043, A1045, A1179


	1. გამოკვლევები ტარდება სისხლში და შარდში, უშვილობის გენეზის დადგენა, რეპროდუქციული ასაკის ქალებსა და მამაკაცებში სხვადასხვა ჰორმონული დარღვევების გამომწვევი მიზეზების დადგენა.
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რევმატოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	ზოგადი პროფილის (ან ოჯახის) ექიმი 

მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
	M00-M25, M00-M03, 

M05-M14, M15-M19, 

M20-M25, M30-M36,

 M40-M54, M40-M43,

 M45-M49, M50-M54,

 M60-M63, M65-M68,

 M70-M79, M80-M94,

 M80-M85, M86-M90,

 M91-M94, M95-M99
	VP, VPO, VPP, Vm
	I დონეზე მოხდეს რევმატული დაავადებებით შეპყრობილთა გამოვლენა;

გადაუდებელი მდგომარეობის შემთხვევაში –  პირველადი დახმარება

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	თერაპევტი 

 მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 

ტუმბო კარადა თეთრეულის კომპლექტი საბანი სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

მიკროსკოპი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა
	M00-M25, M00-M03,

 M05-M14, M15-M19,

 M20-M25, M30-M36,

 M40-M54, M40-M43,

 M45-M49, M50-M54,

 M60-M63, M65-M68,

 M70-M79, M80-M94,

 M80-M85, M86-M90, 

M91-M94, M95-M99
	VP, A66, A67,  A363, A364, A365, A179, A990, A237,A140, A60, A72, A86, A62, A70, A84, A57, A64, A58, A130, A176
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფოს დონეზე რევმატული დაავადების გართულებით გამოწვეული სასიცოცხლო ჩვენების შემთხვევაში (ცენტრალური ნერვული, კუჭ-ნაწლავის, გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი, საშარდე სისტემების დაზიანება) პაციენტებისათვის პირველადი დახმარების გაწევა.

	III
	პოლიკლინიკა, რეგიონალური რესპუბლიკური საავადმყოფო
	ექიმი-რევმატოლოგი პოლიკლინიკაში

მედდა;      

ექიმი-რევმატოლოგი სტაციონარში; მედდა.
	 მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 

ტუმბო კარადა თეთრეულის კომპლექტი საბანი სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

შოკის საწინააღმდეგო კარადა
მიკროსკოპი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა

	M00-M25, M00-M03,

 M05-M14, M15-M19,

 M20-M25, M30-M36,

 M40-M54, M40-M43,

 M45-M49, M50-M54,

 M60-M63, M65-M68,

 M70-M79, M80-M94,

 M80-M85, M86-M90, 

M91-M94, M95-M99
	VP, VPP, Vm, A66, A363, A364, A365, A179, A231, A237, A44, Aa14, A140, A60,, A72, A86, A62, A70, A84, A57, A64, A58, A176, A130, A201
	ამბულატორიული მკურნალობის ჩატარება; დაავადებების და მათი გართულებების პროფილაქტიკა; ბიცილინოპროფილაქტიკა. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფოს თერაპიულ განყოფილებაში ფიქსირებული რევმატოლოგიური საწოლების გამოყოფა. ავადმყოფებს კურირებს ლიცენზირებული ექიმი-რევმატოლოგი..

	IV
	სპეციალიზე-ბული რევმატოლოგი-ური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი.
	ექიმი-რევმატოლ. მეცნიერ-მუშაკები ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 

ტუმბო კარადა თეთრეულის კომპლექტი საბანი სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 

მიკროსკოპი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა,

რენტგენის აპარატი, თეჯირი, ნეგატოსკოპი, კიუვეტები, 

ინდ. დაცვის საშუალებები (წინსაფარი და ხელთათმანები ტყვიაჩართული რეზინისაგან)

ექოსკოპი,
	M00-M25, M00-M03,

 M05-M14, M15-M19,

 M20-M25, M30-M36,

 M40-M54, M40-M43,

 M45-M49, M50-M54,

 M60-M63, M65-M68,

 M70-M79, M80-M94,

 M80-M85, M86-M90, 

M91-M94, M95-M99
	VP, VPP, Vm, A363, A364, A365, A179, A231, A104, A462, A990, A44, A14, A140, A60, A72, A86, A62, A70, A84, A57, A64, A58, A176, A130, A201
	ამბულატორიული მკურნალობის ჩატარება; დაავადებების და მათი გართულებების პროფილაქტიკა; ბიცილინოპროფილაქტიკა. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფოს თერაპიულ განყოფილებაში ფიქსირებული რევმატოლოგიური საწოლების გამოყოფა. ავადმყოფებს კურირებს ლიცენზირებული ექიმი-რევმატოლოგი..


სადეზინფექციო საქმიანობა - დეზინსექცია, დერატიზაცია, დეზინფექცია

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამ. საქმ. მოცულობა

	II
	ს/ჯ ცენტრი სადეზინფექციო სადგური პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი (სამსახური)
	ექიმი ეპიდემიოლოგი. ეპიდ. თანაშემწე. ბაქტერიოლოგი. ქიმიკოსი. დეზინსტრუქტორი. დეზინფექტორი. შენიშვნა: სპეციალისტების რაოდენობა გამოიანგარიშება დეზინფექტორების რაოდენობიდან,ხოლო დეზინფექტორთა რიცხვი ფართობის სიდიდის მიხედვით.
	შესახურებელ-შემფრქვევი აპარატი.

.მაცივარი

სეიფი შხამების შესანახად

სამუშაო მაგიდა

ჭურჭლის ნაკრები– მოწამლული მისატყუებლის მოსამზადებლად

სასწორი

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

პირველადი დახმარების აფთიაქი
	A01, A04, A77, A82, A75, A68, A00, A36, A08, A35-36-37, A85, A16, A15, A80, A02, A03, A86, A90-99, A20, A21
	ბაქტერიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური და ვირუსული გამოკვლევები. I-II-III-IV ჯგუფი.
	კერებში დასკვნითი დეზინფექციის ჩატარება. აუცილებლობის შემთხვევაში კამერული დამუშავება. ბაქტერიოლოგიური და ქიმიური კონტროლი. პროფილაქტიკური დეზინფექცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია.

სადეზინფექციო და სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება.


საექიმო კონტროლი (სპორტსმენების) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	Kტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV

	ყველა ტიპი, გარდა: პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, I, II და III ჯგუ-ფის აფთიაქი, საექიმო კაბინეტი, პროფილაქტი-კური დეზინფექციის ცენ-ტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტ- როლის ლაბორატორია

	ნარკოლოგი
ნევროპათოლოგი 

ფსიქიატრი 

ფსიქოლოგი
ქირურგი 

თერაპევტი
ტრავმატოლოგი
ოფთალმოლოგი 

ოტოლარინგოლოგი 

კარდიოლოგი 

ენდოკრინოლოგი
ექიმ-ლაბორანტი    ტოქსიკოლოგი
ექთანი 
	რბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი);
სასწორი სიმაღლმზომით;

	
	VP, VPP,

 A246,A1035 A716, A715, A 599 
	სრული მოცულობა


საექთნო სამედიცინო დახმარება

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	
	
	
	
	
	
	

	I დონე
II
დონე
III დონე

IV დონე
	ამბულატორია, დღის სტაციონარით,

პ.ჯ.დ.ც.

საუბნო საავადმყოფო,

სასწრ. სამ. დახ.

- რაიონული საავადმყოფო,

- საექიმო კაბინეტი,

- ბინაზე გადაუდებე. სამ.დახ. ცენ. 

სამ. სოც. საავადმ.

–რეგიო.საავად. 

სპეციალიზ. საავად.

კლინიკ. საავ.

დისპან.

მრავალ.დისპან.

პოლიკლინი.

ქალთაკონ.

სამშობ.

კატასტრ.და გადაუდებელ. მედ.ცენ.

ჰოსპიტალი
დედათადა ბავშვთა ც.

-ჩვილ ბავშვთა სახ.

-სანატორიუმ-პროფილაქ.

-სარეაბილიტ.მკურ.საავ.

– საკონს. დიაგნოს. დახ. პოლიკლ. 

–საკურნალო ფიზ. დასპორტ. მედ. ცენტრი.

–სპეციალიზ. ს/კ ინსტიტუტი
–სპეციალიზირებული ცენტრი
–უნივერსიტეტის კლინიკა

	ექთანი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის საწოლი ტუმბო კარადა თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლის მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
	
	–
––
–
–
–
	ავადმყოფის  სანიტარული  დამუშავება;
სადეზინფექციო  ხსნარების  დამზადება;
ავადმყოფის  მოვლის  საგნების  დეზინფექცია;
ინსტრუმენტების,  ნემსების,  შპრიცების  წინასასტერილიზაციო  დამუშავება;
შესახვევი  მასალის,  ტანსაცმლის , თეთრეულის  განლაგება  ბიქსებში;
სტერილური  ბიქსების  მოხმარება ;

ხელების  დეზინფექცია;

სტერილური  მაგიდის  გაშლა;

ავადმყოფის  გადაყვანა  და  ტრანსპორტირება;

საწოლის  მომზადება;

საწოლისა  და  სამოსი  თეთრეულის  შეცვლა;

ჰიგიენური  ღონისძიებების  ჩატარება  საწოლში;

ავადმყოფის ჰიგიენური დამუშავება;

ნაწოლების  პროფილაქტიკა;

ავადმყოფის  კვება  საწოლში;

საკვების  მიწოდება  ზონდით;

ავადმყოფის  კვება  გასტროსტომიდან;

ტემპერატურის  გაზომვა;

სიცხის  მრუდის  შედგენა;

პულსის  გასინჯვა;

სუნთქვის  სიხშირის  განსაზღვრა;

არტერიული  წნევის  გაზომვა;

დიურეზის  განსაზღვრა;

კოტოშების  დადგმა;

მდოგვის  საფენების  გაკეთება;

კომპრესის  გაკეთება;

სათბურის  და  ყინულის  პარკის  გამოყენება;

სამკურნალო  აბაზანის  მომზადება;

ჟანგბადის  მიწოდება;

აირგამტარი  მილის  დაყენება;

ყველა  სახის  ოყნის  დაყენება;

შარდის  ბუშტის  კათეტერიზაცია;

მალამოს,  პლასტირის  გამოყენებ
წვეთების  ჩაწვეთება  ცხვირში,  თვალში,  ყურში;

ინჰალატორის  მოხმარება;

ინსულინის  დოზის  აღება;

ყველა  სახის  ინექციები;

მანტუს  სინჯის  წარმოება;

წვეთოვანი  სისტემის  აწყობა,  დადგმა;

ვენეპუნქცია;

კანქვეშა  დიაგნოსტიკური  და  ალერგიული  სინჯების წარმოება;

ე.კ.გ.-ს  გადაღება;

ნაცხის  აღება  ხახიდან;

ნაცხის  აღება  საშოდან,  საშოს  გამორეცხვა;

ნახველის  მოგროვება;

ავადმყოფის  მომზადება  სხივური  გამოკვლევისათვის,  ენდოსკოპიისათვის;

ავადმყოფის  მომზადებადა  ყველა  სახის  მანიპულაციის  ჩატარებისას  ამბულატორიის  პირობებში;

შეხვევა;

ქალის  მენჯის  ზომების  განსაზღვრა;

ნაყოფის  გულისცემის  მოსმენა;

სარძევე  ჯირკვლის  გასინჯვა;

ძუძუთი  კვების  წესები;

ახალშობილთა  ჭიპლარის  გადაკვანძვა;

ჭიპის  მოვლა;

ახალშობილთა  პირველი  ტუალეტი;

ახალშობილთა  ანთროპომეტრია;

ხელოვნური  კვება;

ხელოვნური  სუნთქვის  ჩატარება;

ყველა  სახის  ნახვევის  დადება;

ადგილობრივი  ანესთეზიის  ჩატარება;

იმობილიზაცია;

სისხლის  ჯგუფის  განსაზღვრა,  ინდივიდუალურ  შეთავსებაზე  სინჯის  ჩატარება;

სისხლის  გაჩერება  ზედაპირული  სისხლძარღვებიდან;

ლახტის  დადება  შესაბამისი  წესების  დაცვით;

დამწვარი  ზედაპირის  დამუშავება;

ჭრილობის  დამუშავება. ზედაპირული  ჭრილობისას  კანზე  ლიგატურის  დადება;

კანის  ნაკერების  მოხსნა;

ნუშისებური  ლაკუნების  გამორეცხვა;

ყურის  გამორეცხვა;

თვალის  გამორეცხვა;

მხედველობის  სიმახვილისა  და  ფერების  აღქმის  დონის  დადგენა;

სამკურნალო  საშუალებების  აღრიცხვის  დოკუმენტაციის  წარმოება.




საკონსულტაციო და კვალიფიციური დახმარება რეგიონში

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	გადაუდებელი/გეგმიური
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთნი, მძღოლი-მაშველი
	რეანიმობილი, კონტრაქტი

სამედიცინო აპარატურა 

საკაცე

სავარძელი

მაშუქი სიგნალიზაცია

ხმოვანი სიგნალიზაცია

კარდიოგრაფი -  დეფიბრილატორი

პულსოქსიმეტრი

გლუკომეტრი

მართვითი სუნთქვის აპარატი

ელექტრომქაჩი

კონდიციონერი/გამათბობელი

მედიკამენტების კარადა 

ჟანგბადის რეზერვუარი 10 - 50ლ

აზოტის ქვეჟანგის რეზერვუარი 10ლ

მოწყობილობა აზოტის ქვეჟანგის და ჟანგბადის დოზირებული მიწოდებისთვის (ბლენდერი)

მედიკამენტების ნაკრები 

ადრენალინი 0.18%
ამინოკაპრონის მჟავა
არდუანი 4მგ.
ასპირინი0.5გრ.
ატროპინის სულფ. 0.1%
ბარალგინი
ბარალგინი ტაბ
ცერუკალი 
დექსამეტაზონი 4მგ.
დიბაზოლი 1%
დიცინონი
დიკლობროუ 75მგ.
დიტილინი
დოლბანდი 5მტ 
დოპამინი 4%
ეთანოლის სპირტი 95%
ეუფილინი 2.4%
ფუროსემიდი 1%
გლუკოზა 10%
გლუკოზა 40%
გლუკოზა 5%
ჰეპარინი
ინსულინი
იოდინოლი
კალციგლუკონატი 10%
კეტანოვი 30მგ
კოფეინი 10%
კორვალოლი 25.მლ.
ლეიკოპლასტირი
ლიდოკაინი 2%
ლიდოკაინის აეროზოლი 10%
ლისტენონი 
მაგნიუმის სულფატი 25%
მანიტოლი 10%
მორფინი1% 1მლ
ნატრიუმის ბიკარბონატი 5%
ნატრიუმის ოქსიბუტირატი 20%
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500.0
ნახსირი გააქტ. 0.25მგ
ნიტრო
ნიტროგლიცერინი 
ნიტრომინტის აეროზოლი
ნოვოკაინი 0.5%
ოქსიტოცინი 
პანტენოლის აეროზოლი 
პაპავერინი 2%
პარაცეტამოლი 0.5გრ.
პოლიგლუკინი 400.0
პრედნიზოლონი 25მგ.
პრომედოლი 2%
პროზერინი 0.05%
ქლორგექსიდინი 0.5%
რეგიდრონი 18.9
რენი
რინგერი 500.0
სადეზინფექციო ხსნარი
საინექციო წყალი 
სალბუტამოლის აეროზოლი 
სამედიცინო ინვენტარი

ამბუ ნაკრებით
ასპირაციული მილი 
არასტერილური ხელთათმანი
ბამბა არასტ.
ბაქტ. ლეიკოპლასტირი
ბინტი არასტერ. 7X14
ბინტი სტერ. 7X14
ცენტრალური ვენის კათეტერი
ცხვირის კანულა ჟანგბადის
დრენაჟის მილი
ე. კ. გ მიმწოდი
ელასტ. ბინტი
ენდოტრაქეალური მილი № 2,0
ენდოტრაქეალური მილი № 2,5
ენდოტრაქეალური მილი №3,0
ენდოტრაქეალური მილი №3,5
ენდოტრაქეალური მილი №4,0
ენდოტრაქეალური მილი №5,0
ენდოტრაქეალური მილი №7.0
ენდოტრაქეალური მილი №8.5
ენდოტრაქეალური მილი №9.0
ენის დამჭერი
ერთჯ. სკალპელი
ერთჟჯ. ხალათი
ფეხის მქაჩი
ფოლეის კათეტერი 12ფრ
ფოლეის კათეტერი 16ფრ.
ფოლეის კათეტერი 18ფრ.
ფოლეის კათეტერი 24ფრ.
გადას. სიჩქარის რეგულატორი
გადასასხმელი სისტემა ფილტ. 
გადასასხმელი სისტემა უფილტ. 
გრძელი საიმობილიზაციო ფარი
ჰაერგამტარი (ნაკრები)
კანის ფანქარი
კერვა 0.0
კერვა 4.0
კისრის საყელო სხვ. ზომის
კონექტორი
კრამერის არტაშანი 
ლარინგოსკოპის ნაკრები 
მაკრატელი დიდი – პატარა
მომჭერი
ნაჭრის პლედი
ნაზოგასტრალური ზონდი №14
ნაზოგასტრალური ზონდი №8
ნემს დამჭერი 
ნიღაბი სახის სტაფ. 
პეპელა 21
პეპელა 24
პერიფ. ვენის კათეტერი 14
პერიფ. ვენის კათეტერი 16 
პერიფ. ვენის კათეტერი 20
პერიფ. ვენის კათეტერი 24
პინცეტი
პირის გამღები
სანაციის მილი
შარდის მიმღები 1500.0
შესახვევი მასალა დამწ 4X4
შესახვევი საველე 
შპრიცი ერთჯ. 10მლ
შპრიცი ერთჯ. 20მლ
შპრიცი ერთჯ. 2მლ
შპრიცი ერთჯ. 5მლ
შპრიცი ერთჯ. ინსულინის 
შპრიცი ჰიპოდ. 60-50მლ
შპრიცი ჰიპოდ. 60მლ პლასტ.
სტ. საფენი 4X4
სტერ. ხელთათმანი 
სტერილ. საფენი 16X29/2
სტერილ. საფენი აბდომ. 7X8/5
თერმომეტრი 
ჭიქა ერთჯ. კვების 50მლ
წნევის აპარატი ფონენდოსკოპით
ზეწარი საიზოლაციო ავდ. ერთჯ.
სადისპეტჩეროს აღჭურვილობა საკომუნიკაციო საშუალებები:

სატელეფონო ხაზი სერიული ტელეფონი (სულ მცირე 3 ხაზი)

ქალაქის ტელეფონი 2 – 3 ხაზი                        ფიჭური ტელეფონი 2 – 3 ხაზი 

მოწყობილობები   გამოძახების დაფიქსირებისა და მონაცემთა ბაზის წარმოებისათვის:

ზონარ გაყრილი, დამოწმებული ჟურნალი.

კომპიუტერი აქსესუარებით

ჟურნალი და ლამინირებული  საინფორმაციო ფურცლები შემდეგი ინფორმაციით:       მობილური ბრიგადების მორიგეობის გრაფიკი       სარეზერვო კონსულტანტების საკონტაქტო ტელეფონები

საბაზო დაწესებულების და პასუხისმგებელ მორიგეთა  საკონტაქტო ტელეფონები       ტრანსპორტის დისლოკაციის ადგილისა და მორიგე მძღოლის ტელეფონის ნომრები
	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/ტრანსპორტი-რება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება



	IV
	გადაუდებელი/ გეგმიუ-რი
	სადისპეტჩერო-საკონსულტაციო სამსახური;

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგები, სხვადასხვა სამედიცინო დარგის კონსულტანტები, გადაუდებელი დახმარების ექთნები, მძღოლი-მაშველი
	საჰაერო ტრანსპორტი 1 ან კონტრაქტი რეანიმობილი, 

რეანიმობილი, კონტრაქტი

სამედიცინო აპარატურა 

საკაცე

სავარძელი

მაშუქი სიგნალიზაცია

ხმოვანი სიგნალიზაცია

კარდიოგრაფი -  დეფიბრილატორი

პულსოქსიმეტრი

გლუკომეტრი

მართვითი სუნთქვის აპარატი

ელექტრომქაჩი

კონდიციონერი/გამათბობელი

მედიკამენტების კარადა 

ჟანგბადის რეზერვუარი 10 - 50ლ

აზოტის ქვეჟანგის რეზერვუარი 10ლ

მოწყობილობა აზოტის ქვეჟანგის და ჟანგბადის დოზირებული მიწოდებისთვის (ბლენდერი)

ყველა ის აღჭურვილობა და მედიკამენტები რაც III დონეზე

სადისპეტჩეროს აღჭურვილობა საკომუნიკაციო საშუალებები:

სატელეფონო ხაზი სერიული ტელეფონი (სულ მცირე 3 ხაზი)

ქალაქის ტელეფონი 2 – 3 ხაზი                        ფიჭური ტელეფონი 2 – 3 ხაზი 

მოწყობილობები   გამოძახების დაფიქსირებისა და მონაცემთა ბაზის წარმოებისათვის:

ზონარ გაყრილი, დამოწმებული ჟურნალი.

კომპიუტერი აქსესუარებით

ჟურნალი და ლამინირებული  საინფორმაციო ფურცლები შემდეგი ინფორმაციით:       მობილური ბრიგადების მორიგეობის გრაფიკი       სარეზერვო კონსულტანტების საკონტაქტო ტელეფონები

საბაზო დაწესებულების და პასუხისმგებელ მორიგეთა                                   საკონტაქტო ტელეფონები       ტრანსპორტის დისლოკაციის ადგილისა და მორიგე მძღოლის ტელეფონის ნომრები


	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	ელექტროკარდიოგრაფია, 

სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი

პულსოქსიმეტრია, გლუკომეტრია

ჰემატოკრიტის განსაზღვრა.
	პაციენტთა სამედიცინო კონსულტაცია/ტრანსპორტირება,

ტრანსპორტირების დროს თანხლება და  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება




სამედიცინო ხარისხის აუდიტი
	დონე
	ტიპი
	კადრი
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტ., სპეც. ცენტრი, უნივერსიტეტ.(აკადემიის) კლინიკა; საჯარო დაწესებულებას.
	ჯანდაცვ. ორგანიზ. ეკონომისტი, იურისტი, სოციოლოგი, ხელშეკრულებები (ძირითად სპეციალობებში ქვეყნის წამყვან სპეციალისტებთან) 
	კომპიუტერი
პრინტერი;

ოფისისათვის საჭირო ავეჯი და ინვენტარი;

ქსეროქსი; ფაქსი; ინტერნეტი; კომპიუტერული პროგრამა “კოდექსი”


	ყველა ნოზოლოგია, რომელსაც დაავადებათა საერთ. კლასიფიკ. გულისხმობს (ICD-10)
	პაციენტის გამოკითხვა; ავადმყოფის ისტორიათან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შესწავლა.
	სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის სრული შესწავლა ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით.


სამედიცინო დახმარების ხარიხის შეფასება გულისხმობს იმის დადგენას, თუ რამდენად შეესაბამება გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი ქვეყანაში არსებულ ნორმატივებს და რამდენად საფუძვლიანია სამედიცინო დაწესებულების მიმართ პაციენტის ან დამზღვევის პრეტენზიები.

სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასება უნდა ემყარებოდეს შემდეგ ასპექტებს:

1. კლინიკური – სამკურნალო, პროფესიული და ინფრასტრუქტურული სტანდარტების შესრულების ხარისხი.

2. სოციალური – პაციენტთა დაკმაყოფილება გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხითა და მოცულობით.

3. იურიდიული – პაციანტთა სამართლებრივი უფლებების რეალიზების დონე.

4. ეკონომიკური - ფინანსური დანახარჯების რაციონალურობის ხარისხი.

სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასება კლინიკურ ასპექტში - ანუ  სამკურნალო, პროფესიული და ინფრასტრუქტურული სტანდარტების შესრულების ხარისხი. 

კლინიკურ ასპექტში სამედიცინო დახმარების ხარისხი ძირითადად განისაზღვრება შემდეგი რვა მახასიათებლით:

1. პროფესიული კომპეტენცია

2. ხელმისაწვდომობა

3. რეზულტატურობა

4. პიროვნული ურთიერთობები

5. ეფექტურობა

6. უწყვეტობა

7. უსაფრთხოობა

8. კომფორტულობა

პროფესიული კომპეტენცია - ვლინდება სამედიცინო მომსახურეობის პროცესის ყველა ეტაპზე მედიცინის მუშაკთა მიერ წარმოჩენილი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით. 

პროფესიული კომპენტენციის შეფასებისას მოწმდება:

1. აქვს თუ არა ექიმს (დაწესებულებას) ლიცენზია;

2. აქვს თუ არა ექიმებს სერტიფიკატი;

3. გაფორმებულია თუ არა სამედიცინო პერსონალთან ხელშეკრულება;

4. განსაზღვრულია თუ არა სამედიცინო პერსონალის უფლება-მოვალეობანი;

5. აქვს თუ არა სამედიცინო დაწესებულებას შინაგანაწესი;

6. აქვს თუ არა დაწესებულებას მკურნალობის სტანდარტები (სახელმწიფო და შიდა);

7. ხორციელდება თუ არა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესის უწყვეტობა;

8. აღჭურვილია თუ არა სამედიცინო დაწესებულება ლიცენზიით განსაზღვრული მომსახურეობის გახორციელებისათვის აუცილებელი აპარატურით და დანადგარებით;

9.შეესაბამება თუ არა წარმოებული სამედიცინო მომსახურეობა ქვეყანაში არსებულ სტანდარტებს.


სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა – გულისხმობს თუ რამდენად დაუბრკოლებლადაა შესაძლებელი სათანადო სამედიცინო მომსახურეობის განხორციელება, სხვადასხვა გეოგრაფიული, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ორგანიზაციული და ენობრივი ბარიერების პირობებში. 


1. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა - განისაზღვრება ტრანსპორტით, მანძილით, გზისთვის საჭირო დროით და სხვა იმ სიძნელეებით, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს პაციენტს სამედიცინო დახმარების მიღებისათვის.


2. ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა – განისაზღვრება აუცილებელი სამედიცინო დახმარების საფასურის ანაზღაურების შესაძლებლობით. 


3. სოციალური ანუ კულტურული ხელმისაწვდომობა – განისაზღვრება პაციენტის დამოკიდებულებით სამედიცინო დახმარებისადმი გამომდინარე მისი კულტურული, რელიგიური და სხვა ღირებულებებიდან. ასე, მაგალითად, ოჯახის დაგეგმვის სამსახური შეიძლება არ იქნეს მიღებული პაციენტთა მიერ გამომდინარე თავიანთი კულტურული მემკვიდრეობიდან.


4. ორგანიზაციული ხელმისაწვდომობა – გულისხმობს სამედიცინო დაწესებულებათა მუშაობის ორგანიზებას მოსახლეობისათვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი ფორმით, კერძოდ პოლიკლინიკის სამუშაო საათებს, და სხვ. მაგალითად, საღამოს პოლიკლინიკაში მიღების საათების ნაკლებობა, ამცირებს სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას მათთვის ვინც დღის განმავლობაში სამსახურშია დაკავებული.


5. ენობრივი ხელმისაწვდომობა – გულისხმობს პაციენტისათვის მოსახერხებელი ენის გამოყენებას სამედიცინო დაწესებულებებში.   

რეზულტატურობა – არის პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესების ან/და სასურველი შედეგის მიღწევის ხარისხი.


რეზულტატურობის შესაფასებლად პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვებს:

1. მოგვცემს თუ არა დანიშნული მკურნალობის კურსი სასურველ შედეგს?

2. დანიშნული მკურნალობა მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოადგენს თუ არა ყველაზე ოპტიმალურს და საუკეთესოს?

   
პიროვნული ურთიერთობები – მასში იგულისხმება ურთიერთობები სამედიცინო მომსახურეობის განმხორციელებლებსა და მომხმარებლებს, სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელობასა და სამედიცინო დახმარების განმხორციელებლებს, მედპერსონალსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.


ეფექტურობა – არის გამოყენებული რესურსებით სამედიცინო დახმარების ოპტიმალური რაოდენობის მიღწევა ანუ იგი არის თანაფარდობა მიღწეულ შედეგსა და გამოყენებულ რესურსს შორის.


უწყვეტობა - გულისხმობს პაციენტის მკურნალობის პროცესის თანმიმდევრულობას შეჩერებების და წყვეტილობების გარეშე (იგულისხმება, რომ შეჩერებებისა და წყვეტილობის დროს პაციენტებს უტარდება გაუაზრებელი მრავალჯერადი დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და სამკურნალო ზემოქმედებები).

სამედიცინო მომსახურეობის უწყვეტობა შემდეგნაირად უნდა ხორციელდებოდეს:

1. სამედიცინო დაწესებულება (დონე, პროფილი) ადკევატური უნდა იყოს პაციენტისათვის საჭირო მკურნალობისათვის.

2. პაციენტს უნდა ჰქონდეს საშუალება მიიღოს შესაბამისი სპეციალისტის კონსულტაცია, ხელმეორედ გაესინჯოს მკურნალ ექიმს ან/და ექიმთა კონსილიუმს, როცა ეს აუცილებებლია. 

3. სამედიცინო დაწესებულებათა შორის უნდა არსებობდეს მონაცვლეობის პრინციპი.

4. დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პროცესში მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს არასასურველი განმეორებები.

5. უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს პაციენტის მდგომარეობისთვის მკურნალობის ადექვატურობა.

6. ექიმის შერჩევის დროს პაციენტს უნდა მიეცეს ექიმის თავისუფალი არჩევანის საშუალება.

7. საჭიროა არსებობდეს ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი.

 
უსაფრთხოობა – არის სამედიცინო მომსახურეობის პროცესში პაციენტისათვის სხვადასხვა დაზიანების, დაინფექციების, მავნე გვერდითი მოვლენების ან სხვა ზიანის მიყენების რისკის შემცირება.


უსაფრთხოობა მოიცავს:

1. შესაძლო ტრავმების (სამშობიარო, ქირურგიული, დიაგნოსტიკური და სხვ.), ინფექციის პროფილაქტიკის, არასწორი მკურნალობის, მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების და სხვა არასასურველი შედეგების რისკის მინიმუმამდე დაყვანას სამედიცინო მომსახურეობის განხორციელების პროცესში.

2. მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ინვაზიური მეთოდების გამოყენების პროცესში ჰეპატიტით და შიდსის სინდრომით დაინფექციების რისკის შემცირებას.

3. სამედიცინო ინსტრუმენტების, აპარატურის და მოწყობილებების სტერილიზაციის მაღალ ხარისხს.

4. სამკურნალო, დიაგნოსტიკურ და სხვადასხვა გამზომ ხელსაწყო-აპარატურის მეტროლოგიურ კონტროლს.

5. ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის წესების დაცვას.

6. სისხლის და მისი შემცვლელების გადასხმის წესების დაცვას.

7. მიმღები განყოფილების მუშაობის მაღალ ხარისხს და მისი სრული ან ნაწილობრივი სანიტარიული დამუშავების შესაძლებლობას.

8. სამედიცინო პერსონალის შიდსის სინდრომით, ჰეპატიტით და სიფილისით შესაძლო დაავადების გამოკვლევას.

9. მედიკამენტების შენახვის პირობების და მათი ხარისხის დაცვას.

10. ესენციური მედიკამენტებისადმი კონტროლს. 

11. სამედიცინო დახმარების შიდა და გარე კონტროლს.


კომფორტულობა – არ მიეკუთვნება სამედიცინო მომსახურეობის იმ მახასიათებლებს, რომლებიც უშუალოდ მოქმედებს კლინიკურ ეფექტურობაზე, მაგრამ შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს პაციენტის სამედიცინო მომსახურეობით დაკმაყოფილების ხარისხზე.

კომფორტულობა განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულელებების მიერ გამოყენებული შენობა-ნაგებობების, მოწყობილობის, აპარატურის და სამედიცინო პერსონალის გარეგნული შესახედაობით და სისუფთავით, აგრეთვე დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ პაციენტთა კომფორტის და სიმყუდროვის შექმნისათვის მიღებული სხვადასხვა ღონისძიებებით.

აღნიშნულ ასპექტში მნიშვნელოვანია სამედიცინო დაწესებულებაში შუქის, გათბობის, წყალმომარაგების, ჟანგბადის ცენტრალიზებული მომარაგების, საშხაპეების (აბაზანის) და სხვა საყოფაცხოვრებო პირობების (რადიო, ტელევიზორი, და სხვ.) არსებობა. ყურადღება უნდა მიექცეს სანიტარიულ-ჰიგიენური და დღის რეჟიმის დაცვას, პაციენტები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ მზა კერძებით ან მიეცეთ კერძის მომზადების საშუალება.

სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების სოციალური ასპექტი – ანუ პაციანტთა დაკმაყოფილება გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხით და მოცულობით, რომლის შეფასება შესაძლებელია განხორციელდეს სპეციალურად შედგენილი ანკეტების საშუალებით: 

ასევე მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების მუშაობის მოცულობა და ხასიათი ოჯახის სოციალურ-უფლებრივი დახმარების ორგანიზაციის შემდეგ საკითხებში:

1. დროული დახმარების გაწევა ორსული ქალების, დედების, მცირეწლოვანი ბავშვების, ინვალიდებისა და პენსიონერებისათვის დახმარებების, პენსიების მიღებაში და სხვ.

2. ქალთა შრომის უფლებების დახცა (კანონების დაცვა ორსული ქალების და მეძუძური დედებისათვის, შესვენებები ძუძუთი კვებისათვის და სხვ.).

3. მონაწილეობის მიღება კრიმინალურ აბორტებთან ბრძოლაში.

4. მონაწილეობის მიღება ღონისძიებებში, რომლებიც მიმართულია დედისა და ბავშვის, ინვალიდებისა და პენსიონერების საყოფაცვოვრებო პირობების გაუმჯობესებისაკენ, ინვალიდების მატერიალური დახმარებისა და დასაქმებისაკენ.

5. იმ მრავალშვილიანი ოჯახების, ინვალიდების და პენსიონერების აღრიცხვა, რომლებიც იღებენ და/ან აქვთ უფლება მიიღონ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დახმარება.

6. ხელშეწყობა იმ დოკუმენტების მიღებასა და გადაფორმებაში, რომლებიც აუცილებელია მკურნალობის დანიშვნისათვის, დაბადების, გარდაცვალების მოწმობის მისაღებად და საექიმო – შრომით საექსპერტო კომისიაში წარსადგენად.

7. კონტროლის გაწევა სახელმწიფო დახმარებებისა და პენსიების დანიშვნის და გაცემის არსებული წესების ზუსტ შესრულებაზე.

8. აცნობოს ოჯახებს საკანონმდებლო აქტების დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის საკითხების, აგრეთვე ინვალიდებისა და პენსიონერებისათვის კუთვნილი შეღავათების შესახებ.

9. როგორც სოციალურ-უფლებრივი მუშაობის ძირითად მეთოდს უზრუნველყოფს პატრონაჟის ჩატარებას, რომლებიც ითვალისწინებს იმ ოჯახების გამოვლენას, რომლებშიც დედა და მცირეწლოვანი ბავშვები, ინვალიდები და პენსიონერები საჭიროებენ დახმარებას, ამასთან ერთად ეწევიან ხანგრძლივ მეთვალყურეობას ან სხვა სახის სამედიცინო – სოციალურ დახმარებას.

10. იმ ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლას, სადაც არიან ორსული ქალები, დედები და მცირეწლოვანი ბავშვები, ინვალიდები და პენსიონერები.

11. სათანადო ორგანოებსა და დაწესებულებებში ინფორმაციის გაგზავნას მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, ინვალიდებისა და პენსიონერებისათვის სახელმწიფო დახმარებებისა და პენსიების დანიშვნის უფლებრივი ინტერესების დარღვევების შესახებ.

12. ოჯახების ინტერესების დასაცავად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საკრებულოების, გამგეობების, დეპუტატების და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლების მოზიდვას.

სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების იურიდიული ასპექტი – ანუ პაციენტთა სამართლებრივი უფლებების რეალიზების შესაძლებლობები. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ის თუ, როგორ სრულდება საქართველოს კანონი “პაციენტის უფლებების შესახებ”.

    
იურიდიული ასპექტი მოიცავს 7 ელემენტს, ესენია:

1. ადამიანის ღირსების პატივისცემა, პაციენტთა დამცირების ფაქტების არარსებობა;

2. კონფიდენციალობა ანუ განსაზღვრა იმისა თუ ვის მიუწვდება ხელი კონკრეტული ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციაზე;

3. ავტონომიურობა ანუ თავისუფალი არჩევანი საკუთარ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხთა შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღების დროს;

4. სწრაფი ან დაუყოვნებლივი მომსახურეობა გადაუდებელი შემთხვევებისას, ხოლო სხვა შემთხვევებში პაციენტისათვის ლოდინის ხელსაყრელი დრო; 

5. შესაბამისი პირობები – ანუ სისუფთავე, საკმარისი ფართი და ხარისხიანი კვება.

6. მჭიდრო კავშირი სოციალური თანადგომის სისტემებთან (ოჯახი, მეგობრები); 

7. ცალკეული პირის ან სამედიცინო მომსახურების აღმომჩენი ორგანიზაციის მიერ დახმარებისათვის მიმართვის პირის ან დაწესებულების ანუ პროვაიდერის თავისუფალი არჩევანი. 


სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების ეკონომიკური ასპექტი – ანუ ფინანსური დანახარჯების რაციონალურობის ხარისხი.

აღნიშნულთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საყურედღებოა ოთხი საკითხი:

1. მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დეფექტები:

ა) პაციენტისათვის აუცილებელი დიაგნოსტიკური, სამკურნალო, პროფილაქტიკური, სარეაბილიტაციო (გამოკვლევა, კონსულტაცია, ოპერაცია და მასთან დაკავშირებული პროცედურები და მანიპულაციები, ტრანსფუზია, მედიკამენტური დანიშნულება და სხვ.) ღონისძიებების შეუსრულებლობა ან მათი გვიან ან უხარისხოდ შესრულება, მათ შორის ისეთისაც რომლებმაც დიაგოსტიკური შეცდომა, მკურნალობის ტაქტიკის არასწორად შერჩევა, პაციენტის მდგომარეობის გაუარესება, ავადმყოფობის მიმდინარეობის გართულება და/ან მკურნალობის ვადების გახანგრძლივება, გაძვირება გამოიწვია;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში იატროგენულ ავადმყოფობებთან (ტრავმა, მოწამვლა, დამწვრობა) და სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ პროცედურებთან დაკავშირებული გართულებები, მათ შორის შიდაჰოსპიტალური დაინფექციება, სამედიცინო მანიპულაციების, პროცედურების, ოპერაციების ინსტრუმენტული ჩარევების, ინფუზიების და სხვ. გართულებები, რომლებიც კავშირში არის ზემოაღნიშნული მანიპულაციების ჩატარების დეფექტებთან ან წინააღმდეგ ჩვენებებათა ბოლომდე გაუთვალისწინებლობასთან, პაციენტთა გამოკვლევის დაუმთავრებლობასთან, ან მიღებული შედეგების არასწორ ინტერპრეტაციასთან;

გ) სხვაობა კლინიკურ და პათოლოგიურანატომიურ დიაგნოზებს შორის;

დ) მკურნალობის ნაადრევი (კლინიკური თვალსაზრისიდან გამომდინარე) შეწყვეტა, რომელმაც პაციენტის მდგომარეობის გაუარესება, გართულება, გამწვავება და ავადმყოფობის მიმდინარეობის დამძიმება გამოიწვია;  

ე) სამკურნალო ან დიაგნოსტიკური ღონისძიებების დაუსაბუთებელი (საკმარის ჩვენებათა გარეშე ან უკუჩვენებათა არსებობა)  ჩატარება.

2. სამედიცინო მომსახურეობისათვის გაწეული დანახარჯების სხვადასხვა ხერხებით დაუსაბუთებელი გაზრდა:

ა) ფაქტობრივად შეუსრულებელ მომსახურეობაზე ანგარიშის წარდგენა;

ბ) ერთი და იგივე სამედიცინო მომსახურეობის მრავალჯერადი ჩართვა კრებსით (ჯამურ) ანგარიშებში და რეესტრებში;

გ) ანგარიშის წარდგენა სახელმწიფო (ცენტრალური, მუნიციპალური) პროგრამებით და სამედიცინო დაწესებულების ლიცენზიით გაუთვალისწინებელ მომსახურეობაზე, აგრეთვე სამუშაოების ისეთ სახეობებზე, რომლებიც ანაზღაურების მიღებული წესის თანახმად ცალკე გადახდას არ ექვემდებარება;

დ) პაციენტისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურეობის ანგარიშის ერთდროულად რამდენიმე მზღვეველისათვის წარდგენა;  

 ე) ანგარიშის ისეთი მომატებული ტარიფით წარდგენა, რომელიც არ შეესაბამება სამედიცინო დაწესებულების კატეგორიას, მის პროფილს ან სამედიცინო მომსახურეობის სახეობას;

ვ) უფრო ძვირადღირებული კლინიკურ-სტატისტიკური ჯგუფისათვის სამედიცინო დახმარების (მომსახურეობის) შემთხვევის დაუსაბუთებელი მიკუთვნება.


3. სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების ხელისშემშლელი დარღვევები:

ა) სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციის დაუსაბუთებელი უარი ექსპერტიზის ჩატარებაზე;

ბ)დადგენილი სამედიცინო და სამედიცინო-ეკონომიკური დოკუმენტაციის არარსებობა;

გ) დეფექტები სამედიცინო დოკუმენტაციის გაფორმებაში, რომლის გამოც შეუძლებელი ხდება პაციენტის მდგომარეობის დინამიკის, ჩატარებული სამედიცინო დახმარების მოცულობისა და მისი ხასიათის, მკურნალობის შედეგების შეფასება.


4. სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის გარანტიების დარღვევა სახელმწიფო (ცენტრალური, მუნიციპალური) პროგრამების ფარგლებში:

ა) სავალდებულო დაზღვევით გათვალისწინებულ სამედიცინო მომსახურეობაზე დაზღვეული პირის ან დამზღვევისაგან საფასურის ანაზღაურების მოთხოვნა, რაზეც ანგარიში ერთდოულად წარედგინება მზღვეველსაც.

ბ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ სახელმწიფო (ცენტრალური, მუნიციპალური) პროგრამებით გათვალისწინებულ სამედიცინო მამსახურეობაზე პაციენტისათვის გაცემული დაუსაბუთებელი უარი.


სამედიცინო დახმარების დეფექტად არ ითვლება ობიექტური, სამედიცინო პერსონალისაგან და სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით განპირობებული მკურნალობის შეცდომები, მაგალითად, ავადმყოფობის ატიპიური მიმდინარეობა, დიაგნოსტიკის ობიექტური სირთულეები და სხვა.  








	სამედიცინო გენეტიკა (მოზრდილთა ამბულარტორიულ პოლიკლინიკური დახმარება)

	
	
	
	
	
	(ბავშვთა ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)
	
	
	
	
	

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის II, ან/და III, IV დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება მედიცინაში)
	 
	
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	განყოფილების ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი გენეტიკოსი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება მედიცინაში, IV დონის სამ. დაწესებულებაში გავლილი კვალიფიკაცია)
	 
	
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	Q00-Q99
	გენიოლოგიური კვლევა, ფენოტიპირება (მ.შ. A172–იმუნოფენოტიპირება), A8032, MM4
	1–სამედიცინო გენეტიკური კონსულტირება; 2–IV დონის სამედიცინო გენეტიკურ დაწესებულებაში გასაგზავნი კონტიგენტის შერჩევა; 3–მემკვიდრული ცვლის და სხვა მემკვიდრული დეფექტების მქონე პაციენტების მკურნალობა

	 
	 
	ექთანი
	 
	
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	მულტიდისციპლინარული მუშაობა (/მულტიპროფილური გამოკვლევები, რენტგენოგრაფია, ფუნქცუირი დიაგნოსტიკა და სხვა სპეციფიური კვლევები და ანალიზები, რომელიც განისაძღვრება ცალკეული კონკრეტული შემთხვევით) რეკომენდირებულია (/მიზანშეწონილია) წარმოებდეს ერთობლივად

	 
	 
	სანიტარი
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმი გენეტიკოსის კაბინეტი             (გენეტიკური კვლევის კაბინეტი):
	
	
	 
	 
	 
	ანალიზისათვის მასალას (კაპილარული, ვენური სისხლი) უნდა  გადაიგზავნოს IV (ან/და III) დონის სამედიცინო დაწესებულებაში

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანტიმეტრი (საზომი ლენტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თეჯირი (სექციური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II, ან/და III, ან/და I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის III, ან/და IV, II დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყო-ფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი გენეტიკოსი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება მედიცინაში, კლ.გენეტიკაში მუშაობის 3წ.-ის სტაჟი, შტატი)
	 
	
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	Q00-Q99
	გენიოლოგიური კვლევა, ფენოტიპირება (მ.შ. A172–იმუნოფენოტიპირება), A8032, MM4, A981
	1–სამედიცინო გენეტიკური კონსულტირება; 2–IV დონის სამედიცინო გენეტიკურ დაწესებულებაში გასაგზავნი კონტიგენტის შერჩევა; 3–მემკვიდრული ცვლის და სხვა მემკვიდრული დეფექტების მქონე პაციენტების მკურნალობა

	 
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ლიცენზირებული გენეტიკის მენიუთი, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ლიცენზირებული გენეტიკის მენიუთი)
	 
	
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	ყველა სახის გენეტიკური დაავადება (მ.შ. ციტოგენეტიკური გამოკვლევები. აღნიშნული ითვალისწინებს აგრეთვე მულტიპროფილურ კვლევებს).
	 
	მულტიდისციპლინარული მუშაობა (/მულტიპროფილური გამოკვლევები, რენტგენოგრაფია, ფუნქცუირი დიაგნოსტიკა და სხვა სპეციფიური კვლევები და ანალიზები, რომელიც განისაძღვრება ცალკეული კონკრეტული შემთხვევით) რეკომენდირებულია (/მიზანშეწონილია) წარმოებდეს ერთობლივად

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	 
	
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	შენიშვნა: 1–სასწავლო პროცესი, სამედიცინო პერსონალის საკვალიფიკაციო სწავლება მოცემულ ეტაპზე არ წარმოებს, 2–მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული სადიაგნოსტიკო აპარატურა (ანალიზატორი და სხვა სამედიცინო ტექნიკა) შესაძლებელია გაერთიანდეს და წარმოდგენილ იქნეს თითო ერთეულად.

	 
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	ექთანი
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზირებული კაბინეტი
	სანიტარი
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სამშობიარო სახლი
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმი გენეტიკოსის კაბინეტი             (გენეტიკური კვლევის კაბინეტი):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანტიმეტრი (საზომი ლენტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თეჯირი (სექციური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (მაგ.: გინეკოლოგიური კაბინეტი, ქირურგიული კაბინეტი, სამანიპულაციო დარბაზი)
	სეროზული სითხეების, ჭიპლარის მასალის, ნაცხისა და სხვა მასალის აღება ხდება: საპროცედუროში (მაგ.: გინეკოლოგია, სამანიპულაციო), ან/და საოპერაციო დარბაზში
	
	აუცილებელი, ლიცენზია გინეკოლოგია (ან/და  ზოგადი ქირურგია), ან/და ხელშეკრულება გინეკოლოგიურ (ან/და ქირურგიულ) განყოფილებასთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სკრინინგის (მასიური კვლევის) ლაბორატორია (/სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური, ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, სკრინინგის კომპიუტერული უზრუნველყოფის პროგრამა, მონაცემთა ბაზა, საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: სკრინინგის კომპიუტერული უზრუნველყოფის პროგრამა, მონაცემთა ბაზა და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ფლურომეტრიული ანალიზატორი, მრავალფუნქციური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა (წყლის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200, 200-1000 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	10-10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებებისა და რეაქტივებისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (სინჯების, შხამიანი, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპინდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ციტოგენეტიკური ლაბორატორია: საპროცედურო (კაპილარული, ვენური სისხლის, მასალის აღება)
	
	
	 
	 
	 
	პერიფერიული სისხლის კულტივირება ციტოგენეტიკური პრეპარატების შეღებვა, რუტინული მეთოდით

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამანიპულაციო მაგიდა (საფიქსაციო, რეაქტივების მოსამზადებლად და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტუმბო (ელექტრული, ან/და მაგნიტური: რეაქტივების და პრეპარატბის დასამზადებლად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული: ჭერის /კედლის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200, ან/და 200-1000 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	100-100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	10--10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი (ან/და თერმოსტატი წყლის პერანგით) (37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა (90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი (0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებების და რეაქტივების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სეიფი, რკინის კარადა (ქიმიური ნივთიერებების და შხამების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა (50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ბიოქიმიური (გენეტიკური) ლაბორატორია:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ბიოქიმიური ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი /რიდერი (თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული აღჭურვილობა), იმუნოფერმენტული და ბიოქიმიური ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	300-300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	2-2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი (თერმოსტატი წყლის პერანგით) ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის IV, III დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	 
	 
	 

	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი გენეტიკოსი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება მედიცინაში, კლ.გენეტიკაში მუშაობის 5წ.-ის სტაჟი, შტატი)
	 
	
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	Q00-Q99;  E70-E86
	გენიოლოგიური კვლევა, ფენოტიპირება (მ.შ. A172–იმუნოფენოტიპირება), A8032, MM4, A1013, A981
	1–სამედიცინო გენეტიკური კონსულტირება; 2–პრენატალური დიაგნოსტიკა; 3–მემკვიდრული ცვლის და სხვა მემკვიდრული დეფექტების მქონე პაციენტების მკურნალობა

	 
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	ექიმი პედიატრი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	ყველა სახის გენეტიკური დაავადება (მ.შ. ციტოგენეტიკური გამოკვლევები. აღნიშნული ითვალისწინებს აგრეთვე მულტიპროფილურ კვლევებს).
	 
	მულტიდისციპლინარული მუშაობა (/მულტიპროფილური გამოკვლევები, რენტგენოგრაფია, ფუნქცუირი დიაგნოსტიკა და სხვა სპეციფიური კვლევები და ანალიზები, რომელიც განისაძღვრება ცალკეული კონკრეტული შემთხვევით) რეკომენდირებულია (/მიზანშეწონილია) წარმოებდეს ერთობლივად

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი გინეკოლოგი (ან/და ზოგადი ქირურგი, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	შენიშვნა: 1–სასწავლო პროცესი, სამედიცინო პერსონალის საკვალიფიკაციო სწავლება, მომზადება-გადამზადება და სხვა შესაძლებელია წარმოებდეს მხოლოდ მოცემულ ეტაპზე, 2–მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული სადიაგნოსტიკო აპარატურა (ანალიზატორი და სხვა სამედიცინო ტექნიკა) შესაძლებელია გაერთიანდეს და წარმოდგენილ იქნეს თითო ერთეულად.

	 
	 
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, ლიცენზირებული გენეტიკის მენიუთი, ან/და უმაღლესი არასამედიცინო განათლება – ბიოლოგი, ლიცენზირებული გენეტიკის მენიუთი)
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრულება) 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ლაბორატორიის მენეჯერი (ბუღალტერი, რეგისტრატორი და სხვა, შტატი/ხელშეკრულება)
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სულ:
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (მაგ.: გინეკოლოგიური კაბინეტი, ქირურგიული კაბინეტი, სამანიპულაციო დარბაზი)
	სეროზული სითხეების, ჭიპლარის მასალის, ნაცხისა და სხვა მასალის აღება ხდება: საპროცედუროში (მაგ.: გინეკოლოგია, სამანიპულაციო), ან/და საოპერაციო დარბაზში
	
	აუცილებელი, ლიცენზია გინეკოლოგია (ან/და  ზოგადი ქირურგია), ან/და ხელშეკრუ-ლება გინეკოლოგიურ (ან/და ქირურგიუ-ლი) განყოფილებასთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმი გინეკოლოგის კაბინეტი:
	
	
	აუცილებელი, ლიცენზია გინეკოლოგია, ან/და ხელშეკრუ-ლება გინეკოლო-გიურ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თეჯირი (სექციური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების მაგიდა, (მობილური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქირურგიული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ფეტალური მონიტორი (ნაყოფის გულისცემის მოსასმენი ხელსაწყო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სტეტოსკოპი (სამეანო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი ფარგალი (მენჯის საზომი ფარგალი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბინოკულარული ლუპა (ან/და საკანცელარიო ლუპა, გადიდება: X 12 ერთეული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	პეტრის სინჯარა (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კიუვეტი (№2, №4, №6) (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საპროცედურო (/სამანიპულაციო) გინეკოლოგიური კაბინეტი (ან/და საოპერაციო დარბაზი) – სეროზული სითხეების, ნაცხის, ჭიპლარის და სხვა მასალის აღება:
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	გინეკოლოგიური მაგიდა (ან/და სავარძელი, ან/და სამანიპულაციო მაგიდა, უნივერსალური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მანომეტრი, ფონენდოსკოპი (წნევის გასაზომი აპარატი, არაინვაზიური: მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კოლპოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები ვაგინალური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (მათ შორის: სალპინგოგრაფიის ნაკრები,  მიკროინსტილაციის ნაკრები, ტრანსაბდომნალური ამნიოცენტეზის ნემსი (სხვადასხვა ზომა), ინტრაცერტიკალური კათეტერი /ნემსი (ამნიოცენტეზისთვის) და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები სამეანო - გინეკოლოგიური კონსულტაციისათვის (მთ შორის: გინეკოლოგიური სარკე ~სიმსა~, ~კუსკო~, ~ამწევი~, კორცანგი, პინცეტი ანატომიური, პინცეტი ქირურგიული, ნემსდამჭერი, ქირურგიული ნემსი (სხვადასხვა ზომის), ჰემრის ჩხირები, ტყვიის მაშა, კიუვეტი №2, №4, №6 და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულატორი) კვება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი (0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმი გენეტიკოსის კაბინეტი             (გენეტიკური კვლევის კაბინეტი):
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანტიმეტრი (საზომი ლენტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თეჯირი (სექციური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმი პედიატრის კაბინეტი             (გენეტიკური კვლევის კაბინეტი):
	
	
	აუცილებელი, ლიცენზია პედიატრია (/გენეტიკის მენიუ), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება ბედიატრიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	გასასინჯი მაგიდა (ან/და სამანიპულაციო მაგიდა, პედიატრიული, გამათბობელით) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამანიპულაციო მაგიდა (ან/და სარეანიმაციო მაგიდა, ნეონატალური, გამათბობელით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი, სამედიცინო (პედიატრიული /ნეონატალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი, სამედიცინო (მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პედიატრიული დაფა (ნეონატალური, ან/და პედიატრიული ასაკის ბავშვის – სხეულის ზომის, პროპორცი(ებ)ის განსაზღვრისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სიმაღლის მზომი (ანთროპომეტრი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანტიმეტრი (საზომი ლენტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული, ნეონატალური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მცირე (მობილური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები, პედიატრიული კონსულტაციისათვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	შპადელი (ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თეჯირი (სექციური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სკრინინგის (მასიური კვლევის) ლაბორატორია (/სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური, ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, სკრინინგის კომპიუტერული უზრუნველყოფის პროგრამა, მონაცემთა ბაზა, საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: სკრინინგის კომპიუტერული უზრუნველყოფის პროგრამა, მონაცემთა ბაზა და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის არარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმანტული ანალიზატორი., დახურული, ან/და ღია სისტემა (მაგ.: გამდინარე ციტოფლუორმეტრი, ან/და იმუნოფლუორესცენტული /ქემილუმინესცენტური ანალიზატორი, ან/და სხვა ანალიზატორი იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ფლურომეტრიული ანალიზატორი, მრავალფუნქციური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბინოკულარული ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200, ან/და 200-1000 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	5-5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი, ღრმა გაყინვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებებისა და რეაქტივებისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (სინჯების, შხამიანი, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ეპენდორფის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პეტრის სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ციტოგენეტიკური ლაბორატორია: საპროცედურო (მასალის აღება)
	კაპილარული, ვენური სისხლის, სეროზული სითხეების, ნაცხისა და სხვა მასალის აღება ხდება: სამანიპულაციოში, საპროცედუროში (მაგ.: გინეკოლოგია, სამანიპულაციო), ან/და საოპერაციო დარბაზში
	
	აუცილებელი, ლიცენზია გინეკოლოგია (ან/და  ქირურგია ზოგადი), ან/და ხელშეკრულება გინეკოლოგიურ (ან/და ზოგადი ქირურგა) განყოფილებასთან
	 
	 
	ქსოვილის კულტივირება. ჩიტოგენეტიკური პრეპარატების GS შეღებვა, ინტერპრეტირება

	 
	 
	
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამანიპულაციო მაგიდა (საფიქსაციო, რეაქტივების მოსამზადებლად და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ტუმბო (ელექტრული, ან/და მაგნიტური: რეაქტივების და პრეპარატბის დასამზადებლად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, იკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	100-100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	10-10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი), ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი (ან/და თერმოსტატი წყლის პერანგით) (37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა (90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი (0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი, ღრმა გაყინვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (ქიმიური ნივთიერებების და რეაქტივების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სეიფი, რკინის კარადა (ქიმიური ნივთიერებების და შხამების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა (50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა (100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი (100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ბიოქიმიური (გენეტიკური) ლაბორატორია:
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქრომატოგრაფული ანალიზატორი, ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური (ჰორმონების, ვიტამინების, ფერმანტების განმსაზღვრელი ანალიზატორი, მაგ.: სითხოვანი, ან/და სითხოვან-გაზური, ან/და გაზოქრომატოგრაფი, ან/და ქრომატოგრაფული ანალიზატორი), დახურული, ან/და ღია სისტემა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ბიოქიმიური ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, ბიოქიმიური ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი (თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული აღჭურვილობა), იმუნოფერმენტული და ბიოქიმიური ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ამინომჟავების ანალიზატორი (სრული სპექტრი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ელექტროფორეზის მოწყობილობა (ბიოქიმია, ცილების ფრაციონირების განსაზღვრისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური კოაგულოგრამის განსაზღვრის ანალიზატორი, დახურული, ან/და ღია სისტემა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200, ან/და 200-1000 მკლ), მრავალარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	300-300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	10-10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი (თერმოსტატი წყლის პერანგით) ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	პრენატალური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია:
	სეროზული სითხეების, ჭიპლარის მასალის, ნაცხისა და სხვა მასალის აღება ხდება: საპროცედუროში (მაგ.: გინეკოლოგია, სამანიპულაციო), ან/და საოპერაციო დარბაზში
	
	აუცილებელი, ლიცენზია გინეკოლოგია (ან/და  ზოგადი ქირურგია), ან/და ხელშეკრულება გინეკოლოგიურ (ან/და ზოგადი ქირურგია) განყოფილებასთან, იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორია:
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	PCR მეთოდი – პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ანალიზატორი (კვლევების წარმოებისათვის საჭირო (/აუცილებელი) რეაქტივები, ზონდები)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმანტული ანალიზატორი., დახურული, ან/და ღია სისტემა (მაგ.: იმუნოფლუორესცენტული /ქემილუმინესცენტური ანალიზატორი, ან/და სხვა ანალიზატორი იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური იმუნოფერმენტილი ანალიზატორი, ღია სისტემა (მაგ.: სპექტროფოტომეტრი, იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ამპლიკატორი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ელექტროფორეზის მოწყობილობა (ბიოქიმია, ცილების ფრაქციონირების განსაზღვრისათვის, ვერტიკალური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბოქსი (/ლამინირებული), ან/და სპეციალური კაბინეტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი, მობილური
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბინოკულარული ლუპა (გადიდება: X 12 ერთეული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა, 12000 ბრუნი/წუთი), ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიული აბაზანა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	500-500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	10-10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მაცივარი, ღრმა გაყინისთვის ( -20 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., არნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


სამედიცინო პარაზიტოლოგია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო*

საექიმო კაბინეტი* 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

	ექიმი-პარაზიტოლოგი,

ლაბორანტი-პარაზიტოლოგი
	მაგიდა; სკამი; ტახტი; თერმომეტრი; ფონენდოსკოპი; სფიგმომანომეტრი; სასწორი სიმაღლისმზომით; შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; საწოლი, ტუმბო, კარადა, ფონენდოსკოპი, სფიგმომანომეტრი, შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; თეთრეულის კომპლექტი, საბანი, სასწორი სიმაღლისმზომით, სათბური, ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი;
ლაბორატურიული მაგიდა და სკამი; მიკროსკოპი;  ცენტრიფუგა; ლაბ.ჭურჭელი; მაცივარი; ამწოვი კარადა.
	A06   B51

  B77  B79

  B80
	A33    A110

A958
	ნოზოლოგიების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. დაუზუსტებელი დიაგნოზის შემთხვევაში ავადმყოფი საჭიროებს მკურნალობას შემდეგ დონეზე.

	III
	რეგიონალური საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო*

ჰოსპიტალი*
	ექიმი-პარაზიტოლოგი,

ლაბორანტი-პარაზიტოლოგი
	მაგიდა; სკამი; საწოლი; ტუმბო; კარადა; თერმომეტრი; ფონენდოსკოპი; სფიგმომანომეტრი; შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; თეთრეულის კომპლექტი; საბანი; სასწორი სიმაღლისმზომით; სათბური; ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი; ლაბორატურიული მაგიდა და სკამი მიკროსკოპი;  ცენტრიფუგა; ლაბ.ჭურჭელი; მაცივარი; ამწოვი კარადა; რენტგენის მაგიდა და სკამი; ტახტი; რენტგენის აპარატი, კარადა, თერმომეტრი, თეჯირი, ნეგატოსკოპი, კიუვეტები, ინდ. დაცვის საშუალებები (წინსაფარი და ხელთათმანები ტყვიაჩართული რეზინისაგან) 
 ექოსკოპიის მაგიდა და სკამი, ტახტი, ექოსკოპი, სამედიცინო კარადა
	A06 B50 

  B51  B52

  B68  B75

  B77  B79

  B80
	A132    A140

A100   A627

ტრიქინელოსკოპია
	ნოზოლოგიების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმით მიმდინარე შედეგების სტაციონარული მკურ-ნალობა, დაავადების გართულების დაუზუსტებელი დიაგნოზის შემ-თხვევაში ავადმყოფი საჭიროებს გამოკვლევას და მკურნალობას IV დონეზე.



	III
	დისპანსერი*

პოლიკლინიკა*
	ექიმი-პარაზიტოლოგი,

ლაბორანტი-პარაზიტოლოგი
	მაგიდა; სკამი; ტახტი; თერმომეტრი; ფონენდოსკოპი; სფიგმომანომეტრი; სასწორი სიმაღლისმზომით; შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; ლაბორატურიული მაგიდა და სკამი; მიკროსკოპი;  ცენტრიფუგა; ლაბ.ჭურჭელი; მაცივარი; ამწოვი კარადა.
რენტგენის მაგიდა და სკამი, ტახტი, რენტგენის აპარატი, კარადა, თერმომეტრი, თეჯირი, ნეგატოსკოპი, კიუვეტები, ინდ. დაცვის საშუალებები (წინსაფარი და ხელთათმანები ტყვიაჩართული რეზინისაგან)

ექოსკოპიის მაგიდა და სკამი, ტახტი, ექოსკოპი, სამედიცინო კარადა
	A06   B50

   B51  B52

   B75 B79

   B77 B80

  
	A132    A100

A140   A627

ტრიქინელოსკოპია
	ნოზოლოგიების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმით მიმდინარე შედეგების სტაციონარული მკურნალობა, დაავადების გართულების დაუზუსტებელი დიაგნოზის შემთხვევაში ავადმყოფი საჭიროებს გამოკვლევას და მკურნალობას IV დონეზე.

	IV
	სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი 

სპეციალიზებული ცენტრი
	მაღალკვალიფიციური ექიმ-პარაზიტოლოგები,

ლაბორანტ-პარაზიტოლოგები


	მაგიდა; სკამი; ტახტი; თერმომეტრი; ფონენდოსკოპი; სფიგმომანომეტრი; სასწორი სიმაღლისმზომით; შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; საწოლი, ტუმბო, კარადა, ფონენდოსკოპი, სფიგმომანომეტრი, შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის; თეთრეულის კომპლექტი, საბანი, სასწორი სიმაღლისმზომით, სათბური, ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი;
 ლაბორატურიული მაგიდა და სკამი; მიკროსკოპი;  ცენტრიფუგა; ლაბ.ჭურჭელი; მაცივარი; ამწოვი კარადა.
რენტგენის მაგიდა და სკამი, ტახტი, რენტგენის აპარატი, კარადა, თერმომეტრი, თეჯირი, ნეგატოსკოპი, კიუვეტები, ინდ. დაცვის საშუალებები (წინსაფარი და ხელთათმანები ტყვიაჩართული რეზინისაგან)

ექოსკოპიის მაგიდა და სკამი, ტახტი, ექოსკოპი, სამედიცინო კარადა  

ინტენსიური თერაპიის კაბინეტი
ლუმინესც.მიკროსკოპი
Humanrider ELISA

	პროტოზოული დაავადებები
B50  - B64 

ჰელმინთოზები
B65 – B83
	A32    A33  A205 A312  
	ნოზოლოგიების დიაგნოსტიკა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, სპეციალიზირებული გამო-კვლევების წარმოება



* ამ დაწესებულებებისათვის დასაშვებია სპეციალისტის აყვანა ხელშეკრულებით 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლო-გიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
II
III
IV
	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, საექიმო კაბინეტი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია 
	თერაპევტი
ქირურგი
ნევროპათოლოგი
ფსიქოლოგი
	რბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი);

თერმომეტრი;

ფონენდოსკოპი;

ტონომეტრი (სფიგმომანომეტრი, რივა-როჩის აპარატი);

სასწორი სიმაღლმზომით;

წამმზომი;

სიგრძის საზომი ლენტი(სმ);

ნევროლოგიური ჩაქუჩI ნემსით;

სტერილური ხელთათმანები;

შპადელები (ერთჯერადი ან ლითონის);

მაკლაკოვის ტონომეტრი (კომპლექტი)

ლინზების კრებული (კომპლექტი)

შესახვევი მასალა (კომპლექტი)

რაბკინის ცხრილები
ტაბულა მხედველობის სიმახვილის გამოსაკვლევად
წასაკითხი ტაბულა
პერიმეტრი (მხედველობის ველის გამოსაკვლევად)

სკიასკოპური სახაზავები (კომპლექტი)

სარკიანი ოფთალმისკოპი
ელექტროოფთალმოსკოპი
იოტოსკოპი
საკანცელარიო საქონელი(კომპლექტი);

ლაბორატორიული ინვენტარი ბიოქიმიური და სეროლოგიური გამოკვლევებისათვის;

თეჯირი;

პერსონალური კომპიუტერი;

ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში; 
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	სრული მოცულობა
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	I, II
	საუბნო საავადმყოფო
რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
დისპანსერი
მრავალპროფილიანი დიაპანსერი
სამშობიარო სახლი
სისხლის გადასხმის ცენტრი
კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
სეციალიზირებული კაბინეტი
ჩვილ ბავშვთა სახლი
სანატორიუმ პროფილაქტიკუმები
სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის სავადმყოფო
საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
სამკურნალო ფისკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი
სამედიცინო სანიტარული ნაწილი
	სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობის ფუნქციონირების დიაგნოსტირებისთვის განკუთვნილი სპეციალური აპარატურა და მოწყობილობება
ხელსაწყო ან სპეციალური მოწყობილობა, რომელითაც სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობას უტარდება დიაგნოსტიკას და პარამეტრების კორექცია
შემოწმების სტენდი
იმიტატორი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
გამზომი აპარატურა და საშუალებები ოსცილოგრაფი
გენერატორი
ტესტერი
მაღალი ძაბვის გამზომი ხელსაწყო
დოზიმერტი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მეტალოკონსტრუქციის, მეტალოკვანძების დასაშლელი ინსტრუმენტების ნაკრები
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტების ნაკრები და მოწყობილობები
	არანორმირებულია, (განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად)
	სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურების I დონე ითვალისწინებს:

ტექნიკოსები (პირველი კატეგორიის პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი), თვით `ტექნიკური პასუხისმგებლობა~ საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის სხვა კატეგორიებთან შედარებით დაბალია (სტაციონარული ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში წარმოდგენილ უნდა იქნეს საინჟინრო კადრი);

აღნიშნულ ეტაპზე (მომსახურების I დონე), სათანადო კვალიფიკაციის მქონე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის კადრის არსებობის შემთხვევაში ეს სამსახური წარმოდგენილ უნდა იქნეს სამედიცინო დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულის სახით (მაგ.: განყოფილება და სხვა). მათი უფლება-მოვალეობები ტექნიკურია და ძირითადად შემოიფარგლება მცირე მოცულობის სამუშაოების შესრულებით (პროფილაქტიკური ექსპლუატაცია, უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ფუნქციონალური კონტროლი გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად და სხვა) და ატარებს უფრო ზედამხედველობით ხასიათს.

სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო მომსახურების სისტემა ზოგადად უნდა მოიცავდეს:

( დაწესებულებაში არსებული სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობების რეესტრის შექმნა (მ.შ. ინვენტარიზაცია, საინვენტარიზაციო ფორმა, ინფორმაცია (`ფაილი~) ერთეული ნაწარმის, მწარმოებლის ან/და მისი წარმომადგენლობის, სერვისული ცენტრისა და სამსახურის შესახებ, პროცესის ორგანიზება და სხვა);

( ძირითად სამუშაო ადგილებზე (ოპერატორი, მედპერსონალი) სიტუაციის მონიტორინგი, რისკფაქტორების ანალიზი;

( მცირე სირთულის ტექნიკური მომსახურეობის დაგეგმვა და ჩატარება (მ.შ. ვიზუალური დათვალიერება, პერიოდული პროფილაქტიკურ-ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, ზოგიერთი ბაზისური ფუნქციის შემოწმება და ტესტირება, მექანიკური შეერთებების შემოწმება, მკვებავი კაბელები შეერთებების, დამცავი დამიწების შემოწმება და სხვა);

მნიშვნელოვანი ტექნიკური მომსახურების საჭიროების მქონე  აპარატურისათვის, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობებისათვის პერიოდული სერვისული მომსახურეობის დაგეგმვა და ჩატარებაზე კონტროლის განხორციელება (მ.შ. აუცილებელი სათადარიგო და მარაგ ნაწილების მინიმალური მარაგის შექმნა და განახლებაზე კონტროლი);

( მოწყობილობის რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების ცალკეული შემთხვევების აღნუსხვა, მათ ღირებულებასთან ერთად (ერთეული ნაწარმის ტექნიკური მომსახურების `ისტორია~);
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	III, IV
	რეგიონალური (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

სპეციალიზირებული საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
ჰოსპიტალი
სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
სპეციალიზირებული ცენტრი (სერვისის ცენტრი და სხვა)

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი, შტატი არანორმირებულია, განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობის ფუნქციონირების დიაგნოსტირებისთვის განკუთვნილი სპეციალური აპარატურა და მოწყობილობება
ხელსაწყო ან სპეციალური მოწყობილობა, რომელითაც სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობას უტარდება დიაგნოსტიკას და პარამეტრების კორექცია
შემოწმების სტენდი
იმიტატორი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
გამზომი აპარატურა და საშუალებები ოსცილოგრაფი
გენერატორი
ტესტერი
მაღალი ძაბვის გამზომი ხელსაწყო
დოზიმერტი
სხვა სპეციფიური აღჭურვილობა და მოწყობილობა
ინსტრუმენტები და მოწყობილობები მეტალოკონსტრუქციის, მეტალოკვანძების დასაშლელი ინსტრუმენტების ნაკრები
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტების ნაკრები და მოწყობილობები
	არანორმირებულია, (განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად)
	სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურების II დონე ითვალისწინებს:

საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის მაღალკვალიფიციურია, მათთვის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანია მენეჯერული შესაძლებლობებისა და პასუხისმგებლობის საკითხი. ამასთან,  მოცემულ ეტაპზე `ტექნიკური პასუხისმგებლობა~ გაცილებით მეტია (მომსახურების II დონე), ვიდრე პირველი კატეგორიის პერსონალის შემთხვევაში. ამ კატეგორიაში ძირითადად შედის კვალიფიციური საინჟინრო კადრი (სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი) და ზოგიერთ შემთხვევაში – დიდი გამოცდილების მქონე ტექნიკოსები (მაგ.: სამედიცინო აირების ტექნიკური სამსახური და სხვა).

( მოცემულ შემთხვევაში ეს სამსახურ(ებ)ი (ე.წ. სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო სამსახური) შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს როგორც დამოუკიდებელი ერთეულის (მაგ.: იურიდიული (ან/და ფიზიკური) პირი, სერვისული ცენტრი და სხვა) სახით, ისე შევიდეს სამედიცინო დაწესებულების შემადგენლობაში, ცალკეული სტრუქტურული ერთეულის, ან/და განყოფილების სახით. სამედიცინო ტექნუკური ნაკეთობების საინჟინრო მომსახურეობა, მოცემულ ეტაპზე, შესაძლებელია ითვალისწინებს როგორც განყოფილებების მიხედვით სამედიცინო დაწესებულების შიდასტრუქტურულ მომსახურებას, ისე სრულყოფილ და ფართომასშტაბულ სერვისულ მომსახურეობას.

( მოცემულ დონეზე სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო სამსახურის მიერ, სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების მიხედვით (რეესტრი) განისაზღვრება ის მინიმალური პაკეტი (მ.შ. სამედიცინო აპარატურა, დანადგარები, ინვენტარი და სხვა), რომელთა სრულყოფილი სერვისული და ტექნიკური მომსახურეობის განახორციელება შესაძლებელია საკუთარი ძალებით, ხოლო სამედიცინო დაწესებულებაში არსებული მნიშვნელოვანი (ბაზისური) აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფის არარსებობის შემთხვევაში, საჭიროა გაფორმდეს ხელშეკრულება – სხვა სერვისულ სამსახურთან, ან/და უშუალოდ მწარმოებელთან.

( მოცემულ ეტაპზე, II დონის საინჟინრო სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია კონსულტაციები ჩაუტაროს (მ.შ. ანაზღაურების საფუძველზე) – სამედიცინო აღჭურვილობის მომსახურების I დონეს (მ.შ. კონსულტაცია, როგორც ტექნიკური ისე სამედიცინო პერსონალის ტრეინინგი და სხვა), სხვა სამედიცინო დაწესებულებებს გაუწიოს რეკომენდაციები და აღმოუჩინოს დახმარება (მ.შ. ანაზღაურების საფუძველზე) ისეთი სამედიცინო აღჭურვილობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით, რომელთა ადგილზე ტესტირება, დიაგნოსტირება შესაძლებელია დაკავშირებულ იქნეს გარკვეულ სირთულეებთან და მოითხოვს მაღალკვალიფიცირებულ სპეციალიზირებულ დახმარებას (მ.შ. ტრანსპორტირება და სხვა).

სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო მომსახურების (იურიდიული პირი, ან/და დაწესებულების სტრუქტურული ერთეული) პასუხისმგებლობის და კურირების სფერო ზოგადად მოიცავს: 

( სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების, მ.შ. სამედიცინო ინვენტარის, ელექტრონული სამედიცინო აპარატურის, დანადგარებისა და აღჭურვილობის ფუნქციონირების, ექსპლუატაციისა და უსაფრთხობასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხებს, სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალის ტრეინინგს, სამედიცინო აღჭურვილობის შეუფერხებლად ფუნქციონირებისათვის საჭირო რეგულარული საექსპლუატაციო ღონისძიებების ჩატარებას (მ.შ. ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება, მწარმოებელთან ურთიერთობა, გარეშე სერვისული სამსახურის მოწვევის დაგეგმვა და სხვა);

( დამოუკიდებელი სტატუსით არსებობის შემთხვევაში (მაგ.: სერვის ცენტრი და სხვა), სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო სამსახურს უნდა ჰქონდეს შემუშავებული მის მიერ წარმოებული საქმიანობის ცალკეული სახეობების კონკრეტული დახასიათება სათანადო ღირებულების მითითებით (ე.წ. შიდა სტანდარტი,  `მომსახურების პრეისკურანტი~), რომლის საფუძველზეც უნდა აწარმოოს სერვისული მომსახურეობა. არსებული `პრეისკურანტი~ (მ.შ. მომსახურების მოცულობა, ღირებულება და სხვა სპეციფიური პირობები) გამოიყენება შემსრულებელსა და დამკვეთს შორის ურთიერთობისა და ანგარიშსწორების გამარტივების მიზნით. პრეისკურანტში შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს მხოლოდ სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების (სტნ) შემკეთებელი პერსონალის შრომის ანაზღაურება და სტნ-ის სარემონტოდ გამოყენებული ინსტრუმენტების, მოწყობილობების და დამხმარე მასალების ღირებულება. იმ სტნ-ის სარემონტო სამუშაოების საცალო ფასები, რომლებიც არ არის შესული `პრეისკურანტში~, შესაძლებელია დადგინდეს ანალოგიური სტნ-ის სარემონტო სამუშაოების შესაბამისად, ხოლო ანალოგის არ არსებობის შემთხვევაში  ცალკეული კალკულაციით. `პრეისკურანტი~ ორიენტირებულ უნდა იქნეს სტნ-ის დაზიანების ხარისხის სირთულის მიხედვით (სირთულის დონე: I, II, III), ხოლო დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ნაწილების ღირებულება შესაძლებელია დადგინდეს დამკვეთთან შეთანხმებით, არსებული საბაზრო ფასების გათვალისწინებით, ყოველი ცალკეული შემთხვევისათვის ცალ-ცალკე.
( სამედიცინო ტექნიკის საინჟინრო სამსახური უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო, ან/და სხვა იურიდიულ პირთა მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში.

( უზრუნველყოს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების მიმდინარე და სერვისულ მომსახურეობაზე შეკვეთების მიღება, შეკეთება, მონტაჟი /დემონტაჟი (მ.შ. ტრანსპორტირება), შენახვა, ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა, დახარისხება, კომპლექტაცია და სხვა იურიდიულ პირებზე მიზნობრივი დანიშნულებით მიწოდება, სახეობების მიხედვით (აღნიშნულთან დაკავშირებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც აღჭურვილი იქნება სათანადო ინვენტარით, მოწყობილობებით, საკომუნიკაციო (მ.შ. ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა და სხვა) და სატრანსპორტო საშუალებით, საცნობარო მასალით (მ.შ. საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია, რემინტის დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური დოკუმენტაცია) და სხვა);

( სამედიცინო დაწესებულებაში არსებული სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების, აღჭურვილობების და მოწყობილობების რეესტრის შექმნა (მ.შ. სრული ინვენტარიზაცია, საინვენტარიზაციო ფორმა, ინფორმაცია (`ფაილი~) ერთეული ნაწარმის, მწარმოებლის ან/და მისი წარმომადგენობის, სერვის ცენტრისა და სამსახურის შესახებ, პროცესის ორგანიზება, კომპიუტერული ინვენტარიზაცია და სხვა);

ძირითად სამუშაო ადგილებზე (ოპერატორი) სიტუაციის მონიტორინგი, ოპერატორის (სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალი) კვალიფიკაციის ამაღლება, რისკფაქტორების ანალიზი, საჭირო დოკუმენტაციის (მ.შ. საექსპლუატაციო, ტექნიკური, ნაკეთობის პასპორტი და სხვა) მოპოვება და არქრივის ორგანიზება (განთავსება);

( ტექნიკური მომსახურეობის დაგეგმვა და ჩატარება (მ.შ. პერიოდული პროფილაქტიკურ-ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, ტესტირება, სათადარიგო ნაწილების შეცვლა, სხვა ღონისძიებები);

( ტექნიკური მომსახურეობის დაგეგმვა და ჩატარება (მ.შ. პერიოდული პროფილაქტიკურ-ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, ტესტირება, სათადარიგო ნაწილების შეცვლა, სხვა ღონისძიებები);

პროფილაქტიკური ტექნიკური მომსახურეობა და უსაფრთხოების შემოწმება;

( სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ბასისური ფუნქციების შემოწმება, ზოგიერთი კრიტიკული პარამეტრის გაზომვა და კონტროლი;

( მექანიკური შეერთებების, მკვებავი კაბელების, დამცავი დამიწების შემოწმება;

( მნიშვნელოვანი ტექნიკური მომსახურების საჭიროების მქონე  აპარატურისათვის, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობებისათვის პერიოდულ სერვისულ მომსახურეობის დაგეგმვა და ჩატარებაზე კონტროლის განხორციელება (მ.შ. აუცილებელი სათადარიგო და მარაგ ნაწილების მინიმალმალური მარაგის შექმნაზე და განახლებაზე კონტროლი);

( მოწყობილობის რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების ცალკეული შემთხვევების აღნუსხვა, მათ ღირებულებასთან ერთად (ერთეული ნაწარმის ტექნიკური მომსახურების `ისტორია~);

( ტექნიკური მომსახურეობის სამუშაოების დაგეგმვა და მომზადება, მ.შ. ტექნიკური დოკუმენტაციის, საშუალებებისა და მასალების მომზადება/უზრუნველყოფის სამუშაოები მოითხოვს – მათი მიმდევრობის სპეციფიური რეჟიმის არსებობას; აღნიშნული თვალსაზრისით საჭირო ნახაზები, ინსტრუქციები და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაცია (`სამუშაო ინსტრუქციები~) უნდა დახარისხდეს და შეიკრიბოს (`არქივი~) ერთად. ტექნიკური სამუშაოს პერსონალური შესრულება ადგილზე უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს აუცილებელი დოკუმენტაციით, ინსტრუმენტებითა და მოწყობილობებით, ხოლო ის ძირითადი მარაგ-ნაწილი (მაგ.: სათადარიგო კვანძები, ბლოკები, ნაწილები, ელემენტარული ბაზა და სხვა) და მასალა (მაგ.: სახარჯი მასალა, საკალიბრო რეაქტივი და სხვა) რომლებიც სამუშაოს მსვლელობისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, ასევე უნდა არსებობდეს და იყოს შემოწმებული;

( დადგენილი წესით, თავის კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოს ძველი და შეკეთებას დაუქვემდებარებელი სამედიცინო აღჭურვილობის ჩამოწერასთან დაკავშირებული პროცედურების ორგანიზება.

განმარტება (საინჟინრო-ტექნიკური კადრის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით):

აღნიშნული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოება) დაწესებულებას (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) უნდა ჰყავდეს სათანადო განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე (საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი) კადრი – უმაღლესი ან/და ტექნიკური საინჟინრო განათლების მქონე პირი (შემდგომში: სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), რომელსაც აქვს დარგში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი (შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრად მოიაზრება: სამედიცინო აპარატურის ან ბიოსამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, აგრეთვე თეორიული ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ქიმიის, ბიოქიმიის, რადიოაპარატურის სპეციალობით უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვთ სათანადო  მომზადების (/გადამზადება) კურსი და ცენზი დადასტურებულია – შესაბამისი სერტიფიკატით).

( განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ნუსხამ უნდა ასახოს პერსონალის ცოდნის დონის შესაბამისობა კვალიფიკაციის იმ კატეგორიასთან, რომელსაც შესწევს უნარი მოახდინოს ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო სადიაგნოსტიკო კომპლექტების შემუშავება, სერვისული და სარემონტო სამუშაოების სათანადო დონეზე წარმოება.

( სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტის საქმიანობა პერსონიფიცირებულია. საქართველოში მომუშავე სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტისათვის სავალდებულოა სახელმწიფო ენის ცოდნა.

განმარტება სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურების ჩატარებისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობასა და ინვენტართან დაკავშირებით

საქმიანობის წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობისა და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების (მ.შ. გამზომი ხელსაწყოები, მატესტირებელი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და სხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებები) წარმოდგენილ უნდა იქნეს დადგენილი ფორმის მიხედვით და უნდა მოიცავდეს სერვისის ტექნოლოგიური ციკლით განსაზღვრული ყველა სამუშაოს უზრუნველყოფის შესაძლებლობას.

( განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები უნდა უზრუნველყოფდეს სერვისული მომსახურების და სარემონტო სამუშაოების სრული მოცულობის შესაძლებლობას.

( თუ წარმოების პროცესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად და მასში მონაწილეობას ღებულობს რამოდენიმე ორგანიზაცია (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), უნდა წარმოდგენილ უნდა იქნეს თითოეული მათგანის ტექნიკური აღჭურვილობები და დამხმარე საშუალებები და მიეთითოს მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა.

( გამზომი, მატესტირებელი, მაკალიბრებელი და ეტალონური ხელსაწყოები და მოწყობილობები უნდა იქნეს დამოწმებული, დაუმოწმებელი გამზომი და მაკალიბრებელი ხელსაწყოების გამოყენება დაუშვებელია.

განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად. ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე, დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს).

დაკავებული სასარგებლო ფართის სიდიდე უნდა განისაზღვროს სერვისული მომსახურეობის ტექნოლოგიის მიხედვით და სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად. დაკავებული ფართობი უნდა მოეწყოს სათანადოდ და უნდა ჰქონდეს მიზნობრივი დანიშნულება (მ.შ. სახელოსნო დარბაზი, ლაბორატორია (მაგ.: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტესტირება და სხვა), სათავსოი და სხვა). მისი მოწყობა, განლაგება, ფართობი და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო პირობების სრულ დაცვას. დადგენილი ნორმების შესაბამისად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი შრომის დაცვის, საწარმოო სანიტარიისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რაც გულისხმობს ელექტროუსაფრთხოობას, ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ოთახის (სამუშაო ფართი) ბუნებრივი და ხელოვნური განათების, ტენიანობის დადგენილ ზღვრებში უზრუნველყოფას, თითოეული სპეციალისტისათვის ნორმით განსაზღვრული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფას, ხოლო შენობის ოთახების (სათავსო) ჭერის სიმაღლე, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები, ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია უნდა იყოს საზოგადოდ მიღებული ნორმების ფარგლებში.
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	სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობების წარმოება
სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოება ითვალისწინებს მომსახურების მხოლოდ ერთ დონეს. სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებათა ნომენკლატურის (ტიპი) შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობა შესაძლებელია აწარმოოს იმ სუბიექტმა, აგრეთვე სხვა სამართალსუბიექტმა და იურიდიულმა (ან/და ფიზიკურმა) პირმა, რომელიც დააკმაყოფილებს ლიცენზიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს წარმოების პროცესის ორგანიზებას და ტექნოლოგიური ციკლის სრულ დაცვას.

( განმცხადებელმა (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი), აღნიშნული საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს სრულ ინფორმაცია: არსებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზის, კვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური კადრის, წარმოებაში გამოყენებული ტექნოლოგიის ათვისების, საწარმოო სიმძლავრის, საჭირო დანადგარებისა და აღჭურვილობის, წარმოების პროცესში თანამონაწილე ორგანიზაციებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობისთან დაკავშირებით. ლიცენზიის მაძიებელის მიერ, სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესაბამისად (რეესტრი) უნდა სუსტად განისაზღვროს იმ სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის (ან/და ნაკეთობების ჯგუფი) დასახელება, რომლის სერიულ წარმოებასაც ის გეგმავს.

დასაშვების მხოლოდ იმ სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების სერიული წარმოება, რომლებმაც უკვე გაირეს აპრობაცია (მ.შ. ტექნიკური, სამედიცინო). სამედიცინო ტექნიკის მწარმოებელი, წარმოების მთელი ციკლის განმავლობაში ვალდებულია უზრუნველყოს ხარისხის დაცვა და კონტროლი (საწარმოო ციკლის, ტექნოლოგიის მონიტორინგი, პროდუქციის პერიოდული შემოწმება და სხვა ღონისძიებების გატარება). სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის მწარმოებელი ორგანიზაცია, ვალდებულია პარალელურად აიღოს ლიცენზია შემდეგ საქმიასნობებზე:

( ახალი სამედიცინო ხელსაწყოები, აპარატები, სამკურნალო-დიაგნოსტიკული კომპლექტების აპრობაცია;

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების ტექნიკური მომსახურება (ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა, მიმდინარე და სერვისული მომსახურება, შეკეთება, მონტაჟი /დემონტაჟი) სახეობების მიხედვით.

წარმოების მომზადება და ათვისება
( სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების სამრეწველო წარმოების მომზადება და ათვისება ხდება საწარმო-დამამზადებლის მიერ შემუშავებული წესით (აღნიშნული უნდა ითვალისწინებს წარმოებაზე დასაყენებელი სერიის კვალიფიკაციური გამოცდების ჩატარების უზრუნველყოფას). თავდაპირველად დამამზადებელი, არსებული პროდუქციის სერიული გამოშვებისათვის საწარმოს მზადყოფნის უზრუნველყოფისთვის (წარმოების ტექნოლოგია, საწარმოო ხაზი) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს აგრეთვე შემმუშავებელმა) - ანხორციელებს წარმოების სათანადოდ მომზადებას და წარმოების ტექნოლოგიური ციკლის ათვისებას.

( როგორც წესი, წარმოების მომზადება იწყება არსებული ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობითა და დამუშავებით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ნაკეთობის ცალკეული ნაწილების (/ან ნაკეთობის მთლიანი კვანძების) პარალელურად დამზადებით (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის ტექნიკური დოკუმენტაციის და მისი სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების დამტკიცებამდე, აღნიშნული ნაკეთობის წარმოებისთვის საწარმოს შესაძლებლობების მომზადებისა და მზადყოფნის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილება, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მიიღება უშუალოდ ნაკეთობის შემმუშავებელისა და დამამზადებლის მიერ). წარმოების ათვისება, თუ იგი პირველად სრულდება, ხდება დასაყენებელი სერიის (პირველი საწარმოო პარტიის) დამზადების პროცესში. ამასთანავე უკვე დასაწყის სტადიაშივე მიიღება გადამჭრელი ზომები წარმოების ტექნოლოგიის შესაბამისად დამუშავებისა და საწარმოო პერსონალის შესაბამისად მომზადებისათვის - არსებული პროდუქციის სტაბილური მახასიათებლებითა და საჭირო მოცულობით გამოსაშვებად.

( საწარმოს სრულ მზადყოფნას - აღნიშნული პროდუქციის სერიული გამოშვების დამტკიცების მიზნით, საწარმო-დამამზადებელი (პროცესში შესაძლებელია მონაწილეობდეს სხვა უწყებები და წარმომადგენლობები, მაგ.: მიმღები კომისია და ა.შ.) წარმოების დაწყებამდე კიდევ ერთხელ ამოწმებს: ასათვისებელი ტექნოლოგიური პროცესის სისრულეს; ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულების სტაბილურობას და ხარისხს; ახდენს დასაყენებელი სერიის (პირველადი საწარმოო პარტიის) ნიმუშების საკვალიფიკაციო გამოცდებს.
( საწარმოში, სამედიცინო საკვალიფიკაციო გამოცდები ტარდება აგრეთვე წარმოებაში იმ პროდუქციის დაყენებისას, რომელიც ადრე ათვისებული იყო სხვა საწარმოში (/ან დამზადებული იყო ლიცენზიით). საკვალიფიკაციო გამოცდების პროგრამას ამზადებს და ადგენს უშუალოდ დამამზადებელი-საწარმოო - ნაკეთობის შემმუშავებლის, ან ტექნიკური დოკუმენტაციის დედანის მფლობელის მონაწილეობით. გამოცდებით უნდა დამტკიცდეს, რომ პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლებისა და პარამეტრების გადახრები, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია საწარმოო ტექნოლოგიასთან არ სცილდება დასაშვებ საზღვრებს, ხოლო მიმღები კომისიის მიერ გამოვლენილი ხარვეზები უნდა გასწორდეს და აღმოიფხვრას. საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგები ფორმდება პროტოკოლის მიხედვით (აქტით). გამომშვებმა უნდა დაამტკიცოს მოცემული პროდუქციის შესაბამისობა: უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნებთან. (საკვალიფიკაციო გამოცდების უარყოფითი შედეგების შემთხვევაში - არსებული პროდუქციის მიღებას წყვეტენ გამოვლენილი ხარვეზების სრულად აღმოფხვრამდე, რაც უნდა დადასტურდეს ხელახალი გამოცდების დადებითი შედეგების მიხედვით.

საკვალიფიკაციო გამოცდების დადებითი შედეგების შემთხვევაში წარმოების ათვისება ითვლება დასრულებულად, ხოლო დამზადებული პროდუქცია შეიძლება უკვე მიეწოდოს შემკვეთს (მომხმარებელს) დამტკიცებული დოკუმენტაციის მიხედვით.

დამამზადებლის (საამქრო, ქარხანა-მწარმოებელი) გარანტიები:

გარატნიებში განისაზღვრება ის უფლება-მოვალეობები, რომლის შესრულებაც უნდა უზრუნველყოს დამამზადებელმა.

( დამამზადებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მომხმარებლის მიერ არსებული პროდუქციის (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობა, აპარატი, ინსტრუმენტი და  სხვა) სწორი შენახვის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის პირობებში ნაკეთობამ უნდა დააკმაყოფილოს ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა;

( უნდა განისაზღვროს ზოგადად ნაკეთობის გამოყენების ვადა, ნაკეთობის ექსპლუატაციიაში გაშვების მომენტიდან საგარანტიო ვადა (აღნიშნულ დროს გარანტირებული უნდა იქნეს ა) არსებული ტექნიკური პირობების მოთხოვნებით გათვალისწინებული პარამეტრების სრული დაცვა, ბ) სერვისული მომსახურება და ნაკეთობის (აპარატი, მოწყობილობა, დანადგარი და სხა) მთლიანი, ან/და მწყობრიდან გამოსული კვანძების ნაწილობრივ უსასყიდო გამოცვლა)

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის წარმოებიდან მოხსნა
( სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის წარმოებიდან მოხსნა შესაძლებელია განპირობებული იყოს შემდეგი მიზეზებით:  ა) ნაკეთობა არ პასუხობს დადგენილ მოთხოვნებს, ბ) დარღვეულია ნაკეთობის უსაფრთხოების წესები, გ) ნაკეთობა მოძველდა მორალურად, დ) ძალიან მცირეა ნაკეთობის გამოყენების ეფექტურობა.

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის წარმოებიდან მოხსნის გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ორგანიზაცია-დამამზადებელი ვალდებულია თავისი გადაწყვეტილების შესახებ აცნობოს სალიცენზირების სამსახურს, რათა არსებული პროდუქცია გამორიცხონ იმ ნაკეთობათა ნომენკლატურიდან, რომლებიც ნებადართულია სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების თვალსაზრისით.
სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების წარმოების დროს სამედიცინო ნაკეთობები (აპარატი დანადგარი ინსტრუმენტი) გადიან შემდეგი სახის გამოცდებს:

( გამოცდები–ნაკეთობის ტიპიურობაზე (დამტკიცებულ ტიპიურობის შესაბამისობაზე ნაკეთობის შემოწმების გამოცდა ტარდება ნაკეთობაში გარკვეული პრინციპული ცვლილების შეტანის შემთხვევაში).
( პერიოდული გამოცდები (ნაკეთობის პერიოდული გამოცდები ტარდება ძოველი წლის განმავლობაში დამამზადებლის მიერ არანაკლებ ორჰერ (მონაწილეობს – დამამზადებელი ქარხანა აგრეთვე ის იურიდიული პირი რომელის უფლებამოვალეობაშიც შედის გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის კონტროლი) რომლის დროსაც უნდა დადგინდეს მწარმოებლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციასა და არსებულ ტექნიკურ პირობებს შორის სრული შესაბამისობა (პერიოდულ გამოცდებს ექვემდებარება გამოშვებული პროდუქციის თითოეული პარტიის რაოდენობის 3:I მაგრამ არანაკლებ 3 ერთეულისა – იმ პროდუქციიდან რომლებმაც უკვე გაიარა მიღება–ჩაბარების გამოცდები)).
( მიღება–ჩაბარების გამოცდები (სამედიცინო ნაკეთობის მიღება–აბარების გამოცდების ჩატარებას ახდენს მწარმოებელი ქარხანა ნაკეთობის საწარმოდან გამოშვების დროს ე.ი. ძველა ნაკეთობამ (დამზადებული ნაკეთობის ფუნქციონალური სირთულის მიხედვით) უნდა გაიაროს აუცილებელი შემოწმება (ძველა გამოსაცდელმა ნაკეთობამ მიღება–ჩაბარების გამოცდის მსვლელობის დროს აუცილებლად უნდა გაიაროს სრული ტექნოლოგიური გადამოწმება (მაგ.: რთული ელექტრონული მოწძობილობის რთული მექანიკური კონსტრუქციის და ა.შ., ზოგადად ფუნქციონალურად რთული ნაკეთობების შემთხვევაში) 4-ჰერადი საცდელი ციკლის მიხედვით აუცილებლად უნდა მოხდეს აგრეთვე ტესტური გასინჰვები – სხვადასხვა ტესტსიტუაციის მიხედვით არანაკლებ 6-ჰერ)).
სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის ტიპიურობაზე პერიოდული და მიღება-ჩაბარების გამოცდების გაფორმების წესი
( ტიპიურობაზე პერიოდული და მიღება-ჩაბარების გამოცდები ფორმდება შესაბამისად ცხრილის სახით ძოველი გამოცდის შესაბამისი ფორმა უნდა გაფორმდეს 3 ეგზემპლარად  და უნდა ინახებოდეს არანაკლებ 3 წლის ვადით აქედან: დედანი - მწარმოებელი ქარხნის არქივში. ფორმის ასლი -  მწარმოებელი ქარხნის მთავარ ინჟინერთან. ფორმის ასლი - მწარმოებელი საამქროს ხელმთღვანელთან).
აუცილებელი საგამოცდო მასალების და აღჭურვილობის დასახელება
ცხრილის ფორმით უნდა მიეთითოს სამედისინო ნაკეთობის გამოცდისთვის საჭირო ძველა აუცილებელი საგამოცდო მასალა ღჭურვილობა და გამოცდის პირობები.
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	განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად, ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე. დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს). სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა და მომიჯნავე საქონელი შესანახი ფართი (სათავსო, სამარაგო, საწყობი) უნდა იქნეს სათანადოდ მოწყობილი, შესანახი სათავსოების (სამარაგოს, საწყობის) მოწყობა, განლაგება და ფართობი უნდა აკმაყოფილებდეს მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნას.

შესანახი სათავსოს მოწყობილობა, ექსპლუატაცია და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმის  შენახვას და დაცვას. სამარაგო, დადგენილი ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით.

შესანახ სათავსოში დაცულ უნდა იქნას განსაზღვრული ტემპერატურა და ჰაერის ტენიანობა, რომელთა პერიოდული შემოწმება და აღრიცხვა უნდა ხდებოდეს დღე-ღამეში ერთხელ მაინც. ამ პარამეტრებზე დაკვირვებისათვის საწყობის სათავსოში აუცილებლია იყოს თერმომეტრი და ჰიგრომეტრი, რომელიც მაგრდება სათავსოს შიდა კედელზე გამთბობი მოწყობილობისაგან მოშორებით, იატაკიდან 1,5-1,7 მეტრის სიმაღლეზე და კარებიდან არანაკლებ 3 მეტრის დაშორებით. ყველა განყოფილებაში უნდა წარმოებდეს ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის აღრიცხვის გრაფიკი.

შესანახ სათავსოში ჰაერის სისუფთავის დაცვით უნდა მოეწყოს შემწოვ-გამწოვი ვენტილაცია მექანიკური მოწყობილობებით. თუ საშუალება არ არის შესანახ სათავსოში გამწოვი ვენტილაციის დამონტაჟებისა, მაშინ რეკომენდირებულია სარკმელების მეორადი გისოსებიანი კარების, ფრამულებისა და სხვათა მოწყობა. დაწესებულებები აღიჭურვება ცენტრალური ან ავტონომიური გათბობის სისტემით, დაუშვებელია სათავსოების გათბობა გაზის ღია ალით ან ღია ელექტროსპირალიანი ხელსაწყოებით.

სამარაგო უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს კარებით და საქონლის დასაწყობი ქვეშსადებების საკმარისი რაოდენობით, თაროების მოწყობა ხდება ისე, რომ გარეთა კედელთან დაშორებული იყოს 0,6-0,7 მ-ით, ჭერიდან არანაკლებ 0,5 მ-ით და იატაკიდან არანაკლებ 0,25 მ-ისა. თაროები ისე უნდა იყოს განლაგებული ფანჯრებიდან, რომ გასასვლელები იყოს განათებული. თაროებს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 0,75 მ-ისა, რაც უზრუნველყოფს სამედიცინო საქონელის თავისუფლად მისვლას.

სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი უნდა განლაგდეს ისე, რომ ფართობი მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული. შეძლებისდაგვარად გამოყენებულ უნდა იქნას მექანიზაციის საშუალებები და დაცულ უნდა იქნას წესრიგი. სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი უნდა განლაგდეს თაროებზე და კარადებში, აუცილებლობის შემთხვევაში ეწყობა იატაკზეც თუ ქვეშ დაედება საქონლის დასაწყობი ქვეშსადები. სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი უნდა ინახებოდეს გარკვეული ჯგუფების მიხედვით:

რეზინის ნაწარმი;

პლასტმასის ნაწარმი;

შესახვევი და დამხმარე მასალა (სტერილური, არასტერილური);

სამედიცინო ინსტრუმენტები;

სამედიცინო ტექნიკის ნაწარმი, სამედიცინო აპარატურა, დამხმარე საშუალებები და ა.შ.;

შეზღუდული ვარგისიანობის ვადის მქონე ქიმიური ნივთიერებები, რეაქტივები, კონცენტრატები, პრეპარატები და ა.შ., შენახვა დადგენილი ვადების გათვალისწინებით (მოცემულ შემთხვევაში ცალკეულ ნივთიერებების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და მათზე სხვადასხვა გარეგანი ფაქტორების მოქმედების გათვალისწინებით, მაგ.: სინათლისგან დაცვა, ტემპერატურული ზღვარი და ა.შ.; არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს – შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობების შექმნას, მაგ.: მაცივარი და ა.შ.);

შესანახ სათავსოში ის უნდა განლაგდეს ცალ-ცალკე, შესაბამისი ჯგუფების მიხედვით, მათი ფუნქციონალური დანიშნულების, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და გარემოს სხვადასხვა ფაქტორების გავლენის შესაბამისად. შენახვის პროცესში უნდა ხდებოდეს ტარის, აგრეთვე სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმის ვიზუალური დათვალიერება. ტარის ყოველგვარი დაზიანების დროს საჭიროა დეფექტის დაუყოვნებლივ გამოსწორება ან შიგთავსის გადატანა სხვა ტარაში (სტერილურობის დაურღვევლად), ხოლო ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად განისაზღვრება მისი შემდგომი ვარგისიანობა.

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა და მომიჯნავე მოხმარების საგნების საცალო რეალიციით დაკავებული ორგანიზაციების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობის) მოწყობა (განყოფილებები, ფართი კვ.)
სავაჭრო დარბაზი 25კვ.მ; 

ოთახები (საწყობი, სამარაგო) 40კვ.მ (მ.შ. რეზინის ნაწარმის; პლასტმასის ნაწარმის; რბილი ინვენტარის, შესახვევი და დამხმარე მასალების სამარაგო; სამედიცინო ინსტრუმენტების სამარაგო; სამედიცინო ტექნიკის სამარაგო და სხვა);

*ოპტიკური ნაწარმის სამარაგო 8კვ.მ;

წუნდებული ნაწარმის შესანახი 4კვ.მ;

გასაცემი (დაფასოება) ოთახი 6კვმ;

ადვილადფუჭებადი სამედიცინო საქონელის (მ.შ. თერმოლაბილურ რეაქტივების ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების. პრეპარატების და სხვა) შესანახი ოთახი 2კვ.მ;

*ქიმიური რეაქტივების, კონცენტრატების სამარაგო (აღნიშნული ფართი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს წუნდებული ნაწარმის შესანახად) 6კვ.მ;

ტარის შესანახი (საწყობი) 9კვ.მ;

*ცეცხლსაშიში და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების სამარაგო 6კვ.მ;

მმართველის ოთახი 8კვ.მ;

*საფინანსო განყოფილება 6კვმ;

*მომსახურე პერსონალის ოთახი (თანამშრომლები) 6კვ.მ;

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და მომიჯნავე დანიშნულების საგნების მიღებაზე, ხაეისხზე და გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი) ოთახი 6კვ.მ;

*ღამის მორიგის ოთახი (დასასვენებელი) 10კვ.მ;

გასახდელი 4 კვმ;

სველი წერტილი (ტუალეტი, საშხაპე) 4კვ.მ;

სულ (კვ.მ):154 კვ.მ. (შენიშვნა: * განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის)
სავალდებულო ფართი არანაკლებ (კვ.მ):112 კვ.მ
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	დონე
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	სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებათა ნომენკლატურის (ტიპი) შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობა შესაძლებელია აწარმოოს ყველა სუბიექტმა, აგრეთვე სხვა სამართალსუბიექტმა და იურიდიულმა (ან/და ფიზიკურმა) პირმა, რომელიც დააკმაყოფილებს ლიცენზიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს
	სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი (ინჟინრი, ან/და ტექნიკოსი) 
	სტნ-ის და მომიჯნავე სამედიცინო საგნების შესანახად განკუთვნილი ავეჯი და ინვენტარი (მ.შ. სტელაჟი, თარო, კარადა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა სპეციალური ავეჯი);

ჰაერის ტენიანობის განმსაზღვრა (ჰიგრომეტრი);

ჰაერის ტემპერატურის განსაზღვრა (თერმომეტრი)


	სათანადო მოთხოვნების შესაბამისად

	სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების საცალო რეალიზაცია ითვალისწინებს მომსახურების მხოლოდ ერთ დონეს:

( სუბიექტი (დაწესებულება, იურიდიული ან/და ფიზიკური პირი) რომელიც იღება სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების საცალო რეალიზაციის საქმიანობის უფლებას, უფლებამოსილი ხდება საქართველოში აწარმოოს: სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და მომიჯნავე დანიშნულების საქონელის მიღება, შენახვა, მცირე პარტიებით სხვა იურიდიულ პირებზე მიზნობრივი დანიშნულებით გაცემა, ან კერძო პირებზე (მოქალაქე) საცალო რეალიზაცია.
სამედიცინო ტექნიკის ნაკეთობების საცალო რეალიზაციის მქონე დაწესებულება (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირის) უფლებამოსილია:

( გააფორმოს ხელშეკრულებები და შეიძინოს მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული, სერტიფიცირებული სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობები და სხვა მომიჯნავე მოხმარების საგნები (მ.შ. ჰიგიენური საგნები, შესახვევი მასალები, სამედიცინო დანიშნულების საგნები და სხვა სამედიცინო საქონელი), სათანადო უფლებამოსილების მქონე მწარმოებლებისაგან, ბაზებიდან, უცხოური ფირმებიდან;

( მოსახლეობა და სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებები მოამარაგოს მხოლოდ რეგისტრირებული, სერტიფიცირებული სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობები და სხვა მომიჯნავე მოხმარების საგნებით;

( დამოუკიდებლად განსაზღვროს მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგი და გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულებები თანამშრომლებთან მათი საკვალიფიკაციო კატეგორიის გათვალისწინებით;

( დაიცვას სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიმოქცევის არსებულ წესები, უზრუნველყოს მათ შენახვას და დაცვა, ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად;

( მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოს და სხვა იურიდიული პირთა მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში;

( დაიცვას სანიტარული, შრომის დაცვის წესები და ნორმები.

( მომხმარებელს (/მყიდველი) მიაწოდოს ინფორმაცია სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და სხვა მომიჯნავე მოხმარების საგნების შესახებ (მიმოქცევაში არსებულ სამედიცინო დანიშნულების საქონელზე წარმოდგენილ უნდა იქნას ინფორმაცია (მაგ.: პასპორტი, ინსტრუქცია, სარეკლამო ბუკლეტი, ცნობარი და ა.შ., ქართულ ან/და საერთაშორისო ენებზე: ინგლისური, რუსული. მომხმარებელს უფლება აქვს, სამედიცინო დანიშნულების საქონელის გამოყენების ინსტრუქციისა და ხარისხთან დაკავშირებით, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია).

განმარტება (პასუხისმგებელი კადრის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით):

( სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და მომიჯნავე საქონლის ხარისხზე, მიღებაზე, გაცემაზე და კონტროლზე პასუხისმგებელია სათანადო განათლების, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრი – უმაღლესი ან/და ტექნიკური საინჟინრო განათლების მქონე პირი (შემდგომში: სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი), რომელსაც აქვს დარგში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ ერთი წლის სტაჟი (შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრად მოიაზრება: სამედიცინო აპარატურის ან ბიოსამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, აგრეთვე თეორიული ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ქიმიის, ბიოქიმიის, რადიოაპარატურის სპეციალობით უმაღლესი განათლების მქონე პირი, რომელსაც გავლილი აქვთ სათანადო  მომზადების (/გადამზადება) კურსი და ცენზი დადასტურებულია – შესაბამისი სერტიფიკატით).

სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტის საქმიანობა საქართველოში პერსონიფიცირებულია. საქართველოში მომუშავე სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტისათვის სავალდებულოა სახელმშწიფო ენის ცოდნა.

დაწესებულების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) ხელმძღვანელი, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თანამშრომლებს, ლიცენზირების წესის მოთხოვნების შესაბამისად.

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების საცალო რეალიზაციის უფლების მქონე დაწესებულებაში (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების და მომიჯნავე მოხმარების საგნების მიღებაზე, შენახვაზე, აღრიცხვისა და გაცემაზე პასუხისმგებელია სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტს.

პასუხისმგებელი პირი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი) ვალდებულია აწარმოოს მუდმივი კონტროლი: სამედიცინო ნაწარმის ხარისხზე, შენახვის პირობების დაცვასა და გაცემაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით ადმინისტრაციისა და პასუხისმგებელი პირის მიერ უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შემდეგი ღონისძიებების გატარება:

კონტროლი საქონლის (სამედიცინო ნაწარმი) მიღებისას – წუნდებული საქონლის შემოსვლის თავიდან აცილების მიზნით (შეფუთვის, მარკირების, გარეგნული სახის, ვარგისიანობის ვადის და ა.შ. შემოწმება). გარეგნული სახის კონტროლი მდგომარეობს შეტანილი სამედიცინო საქონელის ვიზუალურ დათვალიერებაში, დაზიანების და/ან მისი მდგომარეობასა და ხარისხზე ეჭვის შეტანის შემთხვევაში, იგი უნდა იზოლირებულ იქნეს ცალკე, მისი ვარგისიანობისა და ხარისხის დადგენამდე სათანადო აღნიშვნით: ~წუნდებულია სამიმღებო კონტროლის მიერ~.

წესრიგისა და სანიტარული რეჟიმის ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვა;

გამზომი ხელსაწყოების (მაგ.: თერმომეტრის, ჰიგრომეტრის, ტესტერი და ა.შ.) სიზუსტის, ვენტილაციისა და სასაწყობო მოწყობილობათა გამართულობის უზრუნველყოფა;

სამედიცინო ნაწარმის ვარგისიანობის ვადებისა და შენახვის პირობების დაცვა.

განმარტება (სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების საცალო რეალიზაციის ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობასა და სხვა ინვენტართან დაკავშირებით):

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების საბითუმო რეალიზაციის წარმოებისათვის, რაიმე სპეციფიური პირობების და ტექნიკური აღწურვილობების წარმოდგენა არაა სავალდებულო. შესანახი სათავსოების მოწყობილობა, ექსპლუატაცია და აღჭურვილობა ზოგადად უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმის შენახვას და დაცვას.

სასაწყობო მეურნეობა (სამარაგო, სათავსო.) დადგენილი ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით.

შესანახ სათავსოებში დაცულ უნდა იქნეს განსაზღვრული ტემპერატურა და ტენიანობა, უნდა წარმოებდეს სისტემატური კონტროლი.

განმარტება (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით):

დაკავებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობები, ნაგებობები) მდგომარეობის და ფართის შესახებ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმარი (ან/და ტექნიკური ნახაზი) და ზოგადი დახასიათება (აღწერილობა), დადგენილი ფორმის შესაბამისად, ინფორმაცია ფართობის კუთვნილების თაობაზე. დისლოკაციის ადგილის შეცვლის, ან/და იჯარის (ხელშეკრულება) ვადის გასვლის და გაუქმებასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი ვალდებულია ინფორმაცია წერილობით აცნობოს ლიცენზირების სამსახურს). სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა და მომიჯნავე საქონელი შესანახი ფართი (სათავსო, სამარაგო, საწყობი) უნდა იქნეს სათანადოდ მოწყობილი, შესანახი სათავსოების (სამარაგოს, საწყობის) მოწყობა, განლაგება და ფართობი უნდა აკმაყოფილებდეს მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ყველა მოთხოვნას (მეთოდური რეკომენდაციები, ნორმატიულ შიდასაუწყებო დოკუმენტები და სხვა). 

შესანახი სათავსოს მოწყობილობა, ექსპლუატაცია და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმის  შენახვას და დაცვას. სამარაგო, დადგენილი ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ხანძარსაწინააღმდეგო და დაცვითი საშუალებებით.

შესანახ სათავსოში დაცულ უნდა იქნას განსაზღვრული ტემპერატურა და ჰაერის ტენიანობა, რომელთა პერიოდული შემოწმება და აღრიცხვა უნდა ხდებოდეს. ამ პარამეტრებზე დაკვირვებისათვის საწყობის სათავსოში აუცილებლია იყოს თერმომეტრი და ჰიგრომეტრი, რომელიც მაგრდება სათავსოს შიდა კედელზე გამთბობი მოწყობილობისაგან მოშორებით, იატაკიდან 1,5-1,7 მეტრის სიმაღლეზე და კარებიდან არანაკლებ 3 მეტრის დაშორებით.

შესანახ სათავსოში ჰაერის სისუფთავის დაცვით უნდა მოეწყოს შემწოვ-გამწოვი ვენტილაცია მექანიკური მოწყობილობებით. თუ საშუალება არ არის შესანახ სათავსოში გამწოვი ვენტილაციის დამონტაჟებისა, მაშინ რეკომენდირებულია სარკმელების მეორადი გისოსებიანი კარების, ფრამულებისა და სხვათა მოწყობა.

სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი უნდა განლაგდეს ისე, რომ ფართობი მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული, დაცული უნდა იქნას წესრიგი. სამედიცინო დანიშნულების ნაწარმი უნდა განლაგდეს თაროებზე და კარადებში, აუცილებლობის შემთხვევაში ეწყობა იატაკზეც თუ ქვეშ დაედება საქონლის დასაწყობი ქვეშსადები.

შეზღუდული ვარგისიანობის ვადის მქონე ქიმიური ნივთიერებები, რეაქტივები, კონცენტრატები, პრეპარატები და ა.შ., შენახვა დადგენილი ვადების გათვალისწინებით (მოცემულ შემთხვევაში ცალკეულ ნივთიერებების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და მათზე სხვადასხვა გარეგანი ფაქტორების მოქმედების გათვალისწინებით, მაგ.: სინათლისგან დაცვა, ტემპერატურული ზღვარი და ა.შ.; არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები და აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს – შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობების შექმნას, მაგ.: მაცივარი და ა.შ.);

სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობებისა და მომიჯნავე მოხმარების საგნების საცალო რეალიციით დაკავებული ორგანიზაციების (იურიდიული, ან/და ფიზიკური პირი) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (შენობის) მოწყობა (განყოფილებები, ფართი კვ.)
სავაჭრო დარბაზი 12კვ.მ; 

ოთახები (საწყობი, სამარაგო) 15კვ.მ (მ.შ. რეზინის ნაწარმის; პლასტმასის ნაწარმის; რბილი ინვენტარის, შესახვევი და დამხმარე მასალების სამარაგო; სამედიცინო ინსტრუმენტების სამარაგო; სამედიცინო ტექნიკის სამარაგო და სხვა);

*ოპტიკური ნაწარმის სამარაგო 6კვ.მ;

ადვილადფუჭებადი სამედიცინო საქონელის (მ.შ. თერმოლაბილურ რეაქტივების ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების. პრეპარატების და სხვა) შესანახი ოთახი 2კვ.მ;

*ქიმიური რეაქტივების, კონცენტრატების სამარაგო (აღნიშნული ფართი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს წუნდებული ნაწარმის შესანახად) 2კვ.მ;

ტარის შესანახი (საწყობი) 3კვ.მ;

მმართველის (თანამშრომლების) ოთახი 6 კვ.მ;

სველი წერტილი (ტუალეტი, საშხაპე) 2 კვ.მ;

სულ (კვ.მ):48 კვ.მ. (შენიშვნა: * განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის)
სავალდებულო ფართი არანაკლებ (კვ.მ):40 კვ.მ



სამკურნალო ფიზკულტურა და სპორტული მედიცინა (მოზრდილთა/ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონალური დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	 მოცულობა

	II

	1.რაიონულ (ქალაქის) საავადმყო-ფოში;

2.საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში;

	ზოგადი პროფილის ან ოჯახის ექიმი; სამკურნალო ფიზკულტურის ინსტრუქტორი (ან უმაღლესი განათლებით სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი) და მასაჟისტი; (შესაძლებელია ორივე მეთოდს ფლობდეს ერთი პიროვნება).

(საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში წამყვანმა ექიმმაშეუძლია შეითავსოს აღნიშნული ფუნქცია.)
	სატანვარჯიშო კედელი, სკამი, ჯოხი, სხვადასხვა წონის ორბირთვი, ესპანდერები, გასაბერი ბურთები, რეზინის რგოლები, რეზინის ლენტები, მედიცინბოლები სხვადასხვა ზომის, დახრილი სიბრტყე, გურზა.

მაგიდა, სკამი, სამასაჟო მაგიდა, თეთრეულის კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის ქვიშიანი ბალიშები, საბანი, სათბური, მუთაქა,

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, ფონენდოსკოპი, დინამომეტრი, სისხლის წნევის მანომეტრი, თეთრეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, წამმზომი, 


	E65-E68, G30-G32, G50-G59, G60-G64, G70-G73, G80-G83, G90,G93, G95,G96, I64, I73, I83, I95, J40-J47,       J90-J91-J92, M15-M19, M20-M25, M40-M54, Z50,Z54

ძ72, X50-59
	A686, MM25, A1033, VD, VDO, A603, A714, A334, MM1, VM, MM38, VP, VPO, A126.

სამკურნა-ლო ფიზკულტურის ინსტრუქტორის (მეთოდისტის) ვიზიტი პაციენტის ბინაზე;

მასაჟისტის ვიზიტი პაციენტის ბინაზე; სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურა სტაციონარში, სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურა პოლიკლინიკის ან ოჯახის პირობებში, მასაჟი სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურასთან ერთად სახსრის დამუშავების დროს) დილის ჰიგიენური ვარჯიში, გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები; მაკორეგირებელი ტანვარჯიში; 


	დაავადებების ფიზიკური რეაბილიტაცია და მეორადი პროფილაქტიკა.

სამკურნალო ტანვარჯიშის.

სამკურნალო მასაჟის პროცედურები;

ექიმის მიერ ფიზიკური დატვირთვების დოზირება და კონტროლირება; 

ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ანთროპომეტრიული გამოკვლევები; ფუნქციური მდგომარეობის დადგენა; სპეციალური ფუნქციური გამოკვლევები და დაკვირვება დინამიკაში; ექიმი კონსულტაციას მისცემს მოსახლეობას (ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელების ფარგლებში) გამაჯანსაღებელი ფიზიკური დატვირთვების პროგრამებისა და სისტე-მების შერჩევაში; გაუწევს აღნიშნულ კონტინგენტს სისტემატიურ საექიმო კონტროლს.

 


	III
	პოლიკლინიკაში 


	ოჯახის ექიმი ან ფართო სპე-ქტრის თერა-პევტი; სამკურ-ნალო ფიზკუ-ლტურის მეთო-დისტი (უმაღ-ლესი განათ-ლებით) ან ინსტრუქტორი  და მასაჟისტი;
	სატანვარჯიშო კედელი, სკამი, ჯოხი, სხვადასხვა წონის ორბირთვი, ესპანდერები, გასაბერი ბურთები, რეზინის რგოლები, რეზინის ლენტები, მედიცინბოლები სხვადასხვა ზომის, დახრილი სიბრტყე, გურზა, რგოლები, სპეციალური ტრენაჟორები.

მაგიდა, სკამი, სამასაჟო მაგიდა, თეთრეულის კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის ქვიშიანი ბალიშები, საბანი, სათბური, მუთაქა, პარაფინი, ოზოკერიტი, ვიბრომასაჟორი, მასაჟორაპარატი
მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, ფონენდოსკოპი, დინამომეტრი, სისხლის წნევის მანომეტრი, თეთრეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, წამმზომი, 


	E10-E11, E30, E65-E68, F30-F39, F40-F48, F50-F58, G30-G32, G50-G59, G60-G64, G70-G73, G80-G83, G90, G93, G95, G96, I05-I09, I10, I20, I21-I22, I30-I52, I63, I64, I70, I73, I83, I95, J40-J47, J90-J91-J92, M15-M19, M20-M25, M40-M54, M80, M84-M85, M91-M94, P14, P25, P27, P28, S12, S14, S16, S32, S33, S34, S42, S43, S44, S46, S48, S52-S54, S56, S58, S62, S66, S68, S80-S89, S90-S99, T00-T07, Z50, Z 54, Z 71- Z 72, X50, Z 54,  X58-X59. ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენა
	A176, A686, A448, MM25, A1033, VD, A603, A602, A714, A334, MM1, VM, MM38, VP, VPO, A126, A295, A176, A3101, A3102, A3103, A3100, MM46, MM52, MM42, MM43.

სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცე-დურა სტაციონარში, სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურა პოლიკლინიკის ან ოჯახის პირობებში, მასაჟი სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურასთან ერთად სახსრის დამუშავების დროს; გამაჯანსაღებელი ტანვარჯიში; მაკორეგირებელი ტან-ვარჯიში; სამკურნალო ფიზკულტურის ფორმები სანატორულ-კურორტულ დაწესებულებებში; მასაჟი სამკურნალო სხეულის ცალკეული ნაწილების;

მასაჟი სამკურნალო ზოგადი (მთელი სხეულის);

მასაჟი ჰიგიენური სხეულის ცალკეული ნაწილების;

მასაჟი ჰიგიენური ზოგადი (მთელი სხეულის);

მასაჟი სპორტული;

ვიწრო სპეციალისტების კონსულტაცია სპორტული მედიცის განყოფილებაში ან ხელშეკრულებით:

ყელყურცხვირის, ოკულისტის, სტომატოლოგის, ქირურგის, ნევროლოგის, კარდიოლოგის, რენტგენოლოგიური, კლინიკო-ბიოქიმიური  კვლევის და სხვათა მომსახურეობა.
	სპეციალისტი ექიმის კონსულტაცია, სპეციალური ფუნქციური გამოკვლევები და დაკვირვება დინამიკაში; ექიმის დანიშნულება სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტისათვის (უმაღლესი განათლებით) და მასაჟისტისათვის, მათზე კონტროლი; 

სამკურნალო     ტანვარჯიშის და სამკურნალო მასაჟის პროცედურები; რეკომენდაციას გაუწევს
ფიზიკური დატვირთვების პროგრამებისა და სისტემების შერჩევაში;

სპორტსმენებისა და მოვარჯიშეებისათვის სისტემატიურ საექიმო-პედაგოგიური კონტროლი;

განყოფილებაში უნდა იყოს სპეციალიზირებული ფუნქციური დიაგნოსტიკის კაბინეტი (ანტროპომეტრიული გამოკვლევების ჩათვლით), 

სპორტსმენთა მომსახურეობა ვიწრო სპეციალისტების მიერ.




	
	  რეგიონალურ (რესპუბლიკურ) საავადმყოფოში (განყოფილება ან კაბინეტი)

  სპეციალიზირებულ (კარდიოლო-გიური, ნევროლოგიური, თერაპიული, ტრავმატოლოგია-ორთოპედიუ-ლი, პედიატრიული) საავად-მყოფოში (განყოფილება ან კაბინეტი)

   კლინიკურ საავადმყოფოში (თე-რაპიული ან ქირურგიული პროფილის) (კაბინეტი ან განყოფილება)

   დისპანსერში (კარდიოლოგიურ,  ფსიქო-ნევროლოგიურ და სხვა) (კაბინეტი)

    მრავალპროფილიან დისპანსერში (გან-ყოფილება ან კაბინეტი)

   საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარებისპოლიკლინიკებში (კაბინეტი)

   ქალთა კონსულტაციაში (კაბინეტი)

   ჰოსპიტალში (კაბინეტი ან განყოფილება)

   დედათა და ბავშვთა ცენტრში (კაბინეტი)


	ფიზიკური რეაბილიტაციის ექიმის საქმიანობა უნდა შეითავსოს შესაფერისმა სპეციალისტმა;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი (უმაღლესი განათლებით) და მასაჟისტი; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის ექიმი; 


	სატანვარჯიშო კედელი, სკამი, ჯოხი, სხვადასხვა წონის ორბირთვი, ესპანდერები, გასაბერი ბურთები, რეზინის რგოლები, რეზინის ლენტები, მედიცინბოლები სხვადასხვა ზომის, დახრილი სიბრტყე, გურზა, რგოლები, სპეციალური ტრენაჟორები.

მაგიდა, სკამი, სამასაჟო მაგიდა, თეთრეულის კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის ქვიშიანი ბალიშები, საბანი, სათბური, მუთაქა, პარაფინი, ოზოკერიტი, ვიბრომასაჟორი, მასაჟორაპარატი
მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, ფონენდოსკოპი, დინამომეტრი, სისხლის წნევის მანომეტრი, თეთრეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, წამმზომი,

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო,

ფონენდოსკოპი, სისხლის წნევის მანომეტრი, წამმზომი, ელაქტროკარდიოგრაფი, ველოერგომეტრი, კიბე სტეპ-ტესტისთვის, ქაღალდი ელექტროკარდიოგრამისათვის, ტრედბანი, თეთრეულის კომლექტი.
	
	
	

	
	      სპეციალიზირებულ (პროფილით) კაბინეტში
     სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმში
სანატორიუმში
      სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფოებში
     სამკურნალო-ფიზკულტურის და სპორტული მედიცინის ცენტრში
	სამკურნალო ფიზკულტურის და სპორტული მედიცინის ექიმი, სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი (უმაღლესი განათლებით) და მასაჟისტი; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის ექიმი;
	სატანვარჯიშო კედელი, სკამი, ჯოხი, სხვადასხვა წონის ორბირთვი, ესპანდერები, გასაბერი ბურთები, რეზინის რგოლები, რეზინის ლენტები, მედიცინბოლები სხვადასხვა ზომის, დახრილი სიბრტყე, გურზა, რგოლები, სპეციალური ტრენაჟორები.

მაგიდა, სკამი, სამასაჟო მაგიდა, თეთრეულის კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის ქვიშიანი ბალიშები, საბანი, სათბური, მუთაქა, პარაფინი, ოზოკერიტი, ვიბრომასაჟორი, მასაჟორაპარატი
მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, ფონენდოსკოპი, დინამომეტრი, სისხლის წნევის მანომეტრი, თეთრეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, წამმზომი,

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, დინამომეტრი, სასწორი, სამაღლის მზომი, სპირომეტრი, თეთერეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, კუთხმზომი, კალიპომეტრი, ანტროპომეტრი.

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო,

ფონენდოსკოპი, სისხლის წნევის მანომეტრი, წამმზომი, ელაქტროკარდიოგრაფი, ველოერგომეტრი, კიბე სტეპ-ტესტისთვის, ქაღალდი ელექტროკარდიოგრამისათვის, ტრედბანი, თეთრეულის კომლექტი.
	იგივე(რაც ზევით)
	იგივე (რაც ზევით)
	იგივე (რაც ზევით)


	IV
	.სპეციალიზირებულ ცენტრში;

საუნივერსიტეტო კლინიკაში;

 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
	სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის მაღალკვალიფი-ცირებული სპეციალისტები: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატები, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორები, სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტები, მასაჟისტები;

ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის ექიმი;

სპორტსმენთა მომსახურეობა ვიწრო სპეციალისტების მიერ.
	სხვადასხვა წონის ორბირთვი, ესპანდერები, გასაბერი ბურთები, რეზინის რგოლები, რეზინის ლენტები, მედიცინბოლები სხვადასხვა ზომის, დახრილი სიბრტყე, გურზა, რგოლები, სპეციალური ტრენაჟორები. მულტიპროფილური ტრენაჟორი, მექანოთერაპიის აპარატი, სარბენი ბილიკი.

მაგიდა, სკამი, სამასაჟო მაგიდა, თეთრეულის კომპლექტი, სხვადასხვა ზომის ქვიშიანი ბალიშები, საბანი, სათბური, მუთაქა, პარაფინი, ოზოკერიტი, ვიბრომასაჟორი, მასაჟორაპარატი, აბაზანა წყალში ვარჯიშებისთვის. წყალქვეშა მასაჟის აბაზანა.

 მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, ფონენდოსკოპი, დინამომეტრი, სისხლის წნევის მანომეტრი,   სპირომეტრი,   წამმზომი,

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო, დინამომეტრი, სასწორი, სამაღლის მზომი, სპირომეტრი, თეთერეულის კომპლექტი, სანტიმეტრი, ცირკული, კუთხმზომი, კალიპომეტრი, ანტროპომეტრი.

მაგიდა, სკამი, ტახტი, კარადა, ტუმბო,

ფონენდოსკოპი, სისხლის წნევის მანომეტრი, წამმზომი, ელაქტროკარდიოგრაფი, ველოერგომეტრი, კიბე სტეპ-ტესტისთვის, ქაღალდი ელექტროკარდიოგრამისათვის, ტრედბანი, თეთრეულის კომლექტი. ეკგ მონიტორი

	D80-D89, E10-E11, E30, E65-E68, F00-F09, F10-F19, F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50-F58, G20-G26, G30-G32, G50-G59, G60-G64, G70-G73, G80-G83, G90, G93, G95, G96, I05-I09, I10, I20, I21-I22, I30-I52, I63, I64, I70, I73, I83, I95, J40-J47, J90-J91-J92, M15-M19, M20-M25, M40-M54, M80, M84-M85, M91-M94, N41, P14, P25, P27, P28, Q65-Q79, R25-R27, R29, S12, S14, S16, S32, S33, S34, S42, S43, S44, S46, S48, S52-S54, S56, S58, S62, S66, S68, S80-S89, S90-S99, T00-T07, T33-T35, Z50, Z54, Z71-Z72, X50, X58-X59 (სპორტთან დაკავშირებული) (სწავლების ტექნიკური საშუალებები)


	A176, A686, MM25, A1033, VD, VDO, A603, A602, A714, A334, MM1, MM38, VP, VPO, A126, A295, A176, MM15, MM46, MM52, MM42, MM43, A448.

  სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურა სტაციონარში, სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურა პოლი-კლინიკის ან ოჯახის პირობებში, მასაჟი სამკურნალო ტანვარჯიშის პროცედურასთან ერთად სახსრის დამუშავების დროს, მასაჟი სამკურნალო სხეულის ცალკეული ნაწილების;

მასაჟი სამკურნალო ზოგადი (მთელი სხეულის);

მასაჟი ჰიგიენური სხეულის ცალკე-ული ნაწილების;

მასაჟი ჰიგიენური ზოგადი (მთელი სხეულის);

მასაჟი სპორტული;

რეფლექსოთერაპია, მანუალური თერაპია
	1 სასწალო პროცესი;

2.სამეცნიერო სამუშაო;

3.სპეციალისტი ექიმის კონსულტაცია, სპეციალური ფუნქციური გამოკვლევები და დაკვირ-ვება დინამიკაში; ექიმის დანიშნულება სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი-ინსტრუქტორისათვის და მასაჟისტისათვის, მათზე კონტ-როლი; 

სამკურნალო ტანვარჯიშის და სამკურნალო მასაჟის პროცედურები; რეკომენდაცია–ფიზიკუ-რი დატვირთვების პროგრამებისა და სისტემების შერჩევაში;

სპორტსმენებისა და მოვარჯიშეებისათვის გაღრმავებული სამედ. გამოკვლევა; სისტემატიურ საექიმო-პედაგოგიური კონტროლი; სპეცი-ალიზირებული ფუნქციური გამოკვლევები
(ანტროპომეტრიული გამოკვლევების ჩათვლით), სპორტსმენთა მომსახურეობა ვიწრო სპეციალისტების მიერ.


სამკურნალო კვება (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	Nნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I.
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	ექიმი-დიეტოლოგი

	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა 


	E 65 – E-63
	A - 997

A - 23

A - 66

A - 67

A - 176


	ანამნეზი, კვების სტატუსის დადგენა.

სათანადო დიეტის დანიშვნა და ყოველდღიური შემოწმება.

	II.
	რაიონული
(ქალაქის საავადმყოფო)
	ექიმი-დიეტოლოგი
მზარეული

	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა
	E 00 – E 90

(100 – 199)

K 00 – K 93

N 00  -- N 99 
	A -176

A-23

A-990
	ანამნეზი, კვების სტატუსის დადგენა.

სათანადო დიეტის დანიშვნა და ყოველდღიური შემოწმება.

	III.
	საექიმო კაბინეტი
	სასურველია
ექიმი დიეტოლოგი

	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგმო​მა​ნო​მეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპა​​დე​ლები (ერთ​ჯე​რადი) ან ლითონის
	E 65 – E-63
	A-66

A-67

A-997
	ანამნეზი, კვების სტატუსის დადგენა.

სათანადო დიეტის დანიშვნა.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III.
	A რეგიონალური
(რესპუბლიკური
საავადმყოფო)
	კვალიფიციური
ექიმი-დიეტოლოგი
მზარეული
	 მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა
სამზარეულო
	 100 – 199

   K 00 – K 93

    E 00 – E 90

    E 65 – E-63

 №17 - №19

 №00 - №03


	A-66

A-67

A-176

A-23

A-997

A-990
	ანამნეზი, კვების სტატუსის დადგენა.

სათანადო დიეტის დანიშვნა და ყოველდღიური შემოწმება.

	III.
	კლინიკური
საავადმყოფო

	იგივე
	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა
სამზარეულო
	იგივე
	იგივე
	იგივე

	III.
	სპეციალიზებული
საავადმყოფო
	კვალიფიციური ექიმი
დიეტოლოგი
მზარეული
	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა
თანამედროვე
ტექ​ნოლოგიით 

მოწყობილი
	  A 15 – A 19

A A 00 – A 99
	A-66

A-67

A-176

A-997
	ანამნეზი, კვების სტატუსის დადგენა.

სათანადო დიეტის დანიშვნა.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III.
	მრავალ-

Pროფილიანი დისპანსერი
პოლიკლინიკა
	ექიმი-     დიეტოლოგი

ექიმი-     დიეტოლოგი
	 მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპა​დე​ლები (ერთ​ჯე​რა​დი) ან ლითონის
	ყველა პროფილის

ნოზოლოგია
	A-66

A-67

A-176

A-23

A-997
	ნოზოლოგიების მიხედვით სათანადო დიეტის შერჩევა. 

მიეწოდოს ავადმყოფს სათანადო ინფორმაცია სამკურნალო კვების შესახებ მისი დაავადების ირგვლივ.

	III.
	ჰოსპიტალი
	ექიმი-     დიეტოლოგი
მზარეული
	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა-ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
მაგიდა სკამი მიკ​როს​კოპი თერ​მო​მეტ​რი ცენტრიფუგა ლაბ​​.ჭურ​ჭელი მა​ცი​ვარი ამწოვი კარადა
თანამედროვე
ტექნოლოგიით 

მოწ​ყობილი
სამზარეულო
	ყველა პროფილის

ნოზოლოგია
	A-66

A-67

A-176

A-23

A-997

A-990
	ანამნეზით კვების სტატუსის დადგენა,

სათანადო დიეტის შერჩევა

	III.


	სანატორიუმი
	    ექიმი
დიეტოლოგი
მზარეული
	მაგიდა სკამი სა​წო​ლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთ​რე​ულ​ის კომპლექტი სა​ბა​ნი სასწორი სიმაღ​ლის​მზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
სამ​ზარეულო
	
	A-66

A-67

A-176

A-997
	ანამნეზით და ფიზიკური გამოკვლევებით კვების სტატუსის დადგენა. სათანადო დიეტის დანიშვნა.

	IV.
	სპეციალიზებული
ს/კ ინსტიტუტი
	თუ ამ ორ დაწესებულებას აქვს კლინიკა, ყველა მონაცემები სხვა კლინიკების მსგავსად.

	V.
	სპეციალიზებული
ცენტრი
	


სამკურნალო კვება  (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონალური დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	საქმიანობის მოცულობა

	1
	ამბულატორია
	ზოგ. პროფ. პედიატრი;

ოჯახის ექიმი; მედდა.
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
	T78.4, E46, E74.2, D64.9, E55.0, K30,J04, J22, K52.9.
	ლაქტოზა რძეში
A 684, A66, A78, A205.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის დროს 1 დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	1
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	ოჯახის ექიმი-; მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი.
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა

	E74.2, J45, T78,4, I50, E55.0, J22, J04.
	ლაქტოზის განსაზღვრა ქალის რძეში
A684, A66, A205, A67.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის დროს 1 დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა. დღის სტაციონარი.

	1
	საუბნო საავადმყოფო
	პედიატრი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა
	T78.4, J45 ,J50, J22, N00, N30, K52.9; L50; N00.
	A66; A67; A78; A363
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის დროს 1 დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა. დღის სტაციონარი.

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	პედიატრი;

მედდა;

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა
	I00-I99; L98.9; J00-J99; K80-K87; N00-N99; K20-K31; G00-G99.
	A176; A140; A105; A66; A67; A78; A363
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. ქრონიკული დაავადებების მართვა. დღის სტაციონარი.

	II
	საექიმო კაბინეტი
	პედიატრი ან ოჯახის ექიმი; მედდა.
	.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის

	T78.4; J22; E74.2; K30; E55.0; E46; J04; D64.9.
	ანტროპომეტრია
A686
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. ქრონიკული დაავადებების მართვა.

	II
	სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	პედიატრი;

მედდა;

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	J22; K80; K52.9; K87; J00-99; K20; K31; D50-D28.9; G00-D50; L98.9; D89
	A176; A140; A66; A67; A105.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა. დღის სტაციონარი. ავადმყოფთა სოციალური მდგომარეობის მიხედვით მართვა.,

	III
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ექიმი;

პედიატრი;

მედდა.

პრეპარატორი;

დიეტ-ექიმი; ლაბორანტი; მზარეული;

დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	I00-I99, M00, J00-J99, K80-K87, K20-K31, N00-N99, D50, L00-L99.
	A176, A93, A140, A132, A106, A409, A363.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის დროს 1 დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მართვა. დღის სტაციონარი.

	III
	სანატორიუმი
	პედიატრი; ექიმი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	I00-I99, J00-j99, N00-N99,  K20-K31, K80-K87.
	A176, A140, A105, A132.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა. ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა

	III
	კლინიკ. საავადმყოფო
	პედიატრი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	I00-I99, J00-J99, N00-N99,  K20-K31, K80-K87, M00-M99
	A176, A93, A105, A409, A106, A363
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა. მძიმე და მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. დღის სტაციონარი.

	III
	პოლიკლინიკა
	ზოგადი პროფ. პედიატრი; ოჯახის ექიმი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

რენტგენოლოგი;

ექოსკოპისტი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	T78.4, E46, A09, D64,9

J00-J06.
	A686, A176, A684, A105, A66, A67, A78, A140.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების გამოკვლრვა, დიაგნოსტიკა. მსუბუქი და ქრონიკული ფორმების მკურნალობა.

	11I
	საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა
	ზოგადი პროფ.ექიმი
პედიატრი;

მედდა
რენტგენოლოგი.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; 
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	J00-J06, N30, N00-N99, J20, J22, J45, I50,N00, N30, K52,9, K29,7, I00-I99,J00-J99,K80-K87
	A176, A140, A105, A409, A106, A13, A357.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმების გამოვლინება, დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.  შემდგომი მკურნალობა სპეციფიკის მიხედვით.

	III
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ზოგადი პროფ. პედიატრი; ექიმი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; მზარეული;

რენტგენოლოგი;

ექოსკოპისტი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	E00-E90, I00-I02, D50, D89, G00-G99, A15, A19.
	A176, A140, A720, A721, A13, A491, A357
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმების გამოვლინება, დიაგნოსტიკა. მსუბუქი ფორმების მკურნალობა.  შემდგომი მკურნალობა საჭიროებისამებრ სპეციფიკურ კლინიკაში.

	III
	ქალთა კონსულტაცია
	გინეკოლოგი
მედდა
ლაბორანტი
პრეპარატორი
	.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის

	D64,9, T72,4, N00-N99, I00-I99.
	A66, A67, A166.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი გამოკვლევების ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა. საჭიროებისამებრ სათანადო მკურნალობა.

	III
	სამშობიარო სახლი
	მეანი
გინეკოლოგი
მიკროპედიატრი
მედდა
ლაბორანტი
პრეპარატორი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	E74.2, E70, T78,4, K90, D64,9, T72,4.
	A66, A166, ფენილალანინი შარდში, გალაქტოზა ქალის რძეში.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და შემდგომი დაზმარება სპეციალიისტის მხრივ.

	III
	დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
	პედიატრი;

მედდა.

პრეპარატორი; ლაბორანტი; 
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	T78,4, K20, D64.9, E74.2, E55.0.
	A66, A67, A140, A166.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების გამოვლინება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა. მსუბუქი ფორმების და ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა

	III
	ჩვილ ბავშვთა სახლი
	პედიატრი;

მედდა.

მზარეული
დიეტდა
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი

	T78,4, E55.0, K30, D64.9, A09, J00-J06, j20, K52.9, J22.
	A686, A66, A67, A78, A1124
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების საწყისი ფორმების  დიაგნოსტიკა, მკურნალობა

	IV
	სპეციალიალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	პედიატრი
ქირურგი
თერაპევტი
ნევროპათოლოგ
ნეფროლოგი
მედდა
ლაბორანტი
პრეპარატორი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	.E84, E66, E10, D50, E07.9, E11,45,D89, J22, L23.9, E70.0, B00-B09.
	A166, A106, A13, A357, A180, A176, A140, A105, A409 ფენილალანინინი შარდში, გალაქტოზა ქალის რძეში
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის დროს 1 დახმარება. ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა. კვალიფიკაციის ამაღლება ბ/კვებაში პედიატრების, დიეტ-ექიმების, დიეტ-დების, მზარეულების.

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი
	ექიმები სპეც.განხრით
პედიატრი
მედდა
ლაბორანტი პრეპარატორი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	I00-I99, J00-J99,

K80, K87, N00-N99, K20-K31, D50, D89,TBC.
	A168, A106, A41, A166, A3, A13, A357, A409, ფენილალანინინი შარდში, გალაქტოზა ქალის რძეში
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი ნივთიერებათა ცვლისა და სხვა დაავადებების მწვავე (საწყისი) ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა, საჭიროებისამებრ I დახმარება, სათანადო მკურნალობა, სპეციალიზებული დახმარება ენდოკრინოლოგის, ნივთიერებათა ცვლის, ალერგიის და ა.შ.

	IV
	საუნივერსიტეტო (აკადემიის) კლინიკა
	ექიმები სპეც.განხრით
პედიატრი
მედდა
ლაბორანტი
პრეპარატორი
	1.მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
2.მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
3. მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა 
	G00-G99, I00-I99, J00-J99, D50, D89, K80, N20L23
	A176, A93, A129, A140, A491, A105, A409, A106, A180.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი ნივთიერებათა ცვლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების პათოლოგიის საწყისი და მწვავე ფორმები. პირველადი დიაგნოსტიკა შემდეგში სათანადო მკურნალობა სპეციალისტებთან. კვალიფიკაციის ამაღლება ბ/კვებაში პედიატრების, დიეტ-ექიმების, დიეტ-დების, მზარეულების.


სამხედრო-სამედიცინო და წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება და ექსპერტიზა
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	Kტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა


	I
II
III
IV
	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, საექიმო კაბინეტი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტ- როლის ლაბორატორია

	ჯანდაცვის
ორგანიზატორი
თერაპევტი
ქირურგი
ნევროპათოლოგი
ოფთალმოლოგი
ლარინგოლოგი
ფსიქიატრი 

ნარკოლოგი
ფსიქოლოგი
სტომატოლოგი
ექიმ-ლაბორანტი
	რბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი);

თერმომეტრი;

ფონენდოსკოპი;

ტონომეტრი (სფიგმომანომეტრი, რივა-როჩის აპარატი);

სასწორი სიმაღლმზომით;

ბარანის სავარძელი;

წამზომი;

სიგრძის საზომი ლენტი;

ნევროლოგიური ჩაქუჩი ნემსით;

სტერილური ხელთათმანი;

შპადელები (ერთჯერადი ან ლითონის);

მაკლაკოვის ტონომეტრი (კომპლექტი);

ლინზების კრებული(კომპლექტი);

შესახვევი მასალა(კომპლექტი);

რაბკინის ცხრილები;

ტაბლო მხედველობის სიმახვილის გამოსაკვლევად;

წასაკითხი ტაბულა;

პერიმეტრი(მხედველობის ველის გამოსაკვლევად);

სკიასკოპიური სახაზავები (კომპლექტი);

სარკიანი ოფთალმოსკოპი;

ელექტროოფთალმოსკოპი;

ოტოსკოპი;

საკანცელარიო საქონელი(კომპლექტი);

ლაბორატორიული ინვენტარი ბიოქიმიური და სეროლოგიური გამოკვლევებისათვის;

თეჯირი;

პერსონალური კომპიუტერი;

ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში; 

საერთო ფართი არაუმცირეს 120 კვ. მ

	ყველა ნოზოლოგია
	VP, VPP,    A 113, A486, A472, A459, A50,  A140, A1035,A714, A110, A111, A359, A492 , A33, A295  
	სრული მოცულობა


სანატორიული მკურნალობა
	1
	2
	3
	4
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	7

	 დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი კურორტზე სულფიდური და კაჟბადიანი მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი.;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-ნევროპათოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი.;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი ;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცი ერთჯერადი 

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	I70, I70.2, 170.1,

173.9, 180, 180.2, 

180.8, 183, 442, G04, G05, G50-G64, L20, L30, L40, L63, L65, M51, N70, N71, N95, N96, S06, T56.


	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, 
A 686, A997. 
	დაავადებების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით
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	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პროფილის სანატო-რიუმი კურორტზე რადონული  მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-ნევროპათო-ლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცი ერთჯერადი 

მუშამბა; 

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	105-110.0, 120-125, 170.1, 170.2,

173.9, 180, 180.2,

180.8, 183, E00-E05, G04, G05, G50-G64, M42, M50, M51, N70, N71, N95.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, A 686, A997. 
	დაავადებების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით
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	 დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი კურორტზე სამკურნალო ტალახით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი – არტროლოგი.;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-ნევროპათოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-გინეკოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-უროლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა; 


	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  ბარჟანსკის შპრიცი; შპრიცები ერთჯერადი ;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	170, 170.2, 170.1,

173.9, 180, 180.2, 

180.8, 183,  G05, L20, L30, L40, L43, L50, L63, L65, M42, M50,

M 51, N03, N04, N20, N20.9, N30, 

N70, N71, N96.


	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, 
A 686, A997. 
	დაავადებების მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ქრონიკული ფორმების  კომპლექსური მკურნალობა ფიზიო-ბალნეო- ფაქტორების  და სამკურნალო ფიზკულტურის გამოყენებით
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	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატორიუმი  კურორტზე სასმელი
მინერალური წყლებით
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი -–გასტროენ-ტეროლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი –უროლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი -–კარდიო-ლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი ;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის –მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა.
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; ტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი; საბანი თხელი;

მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  დუოდენალური ზონდი;

კუნჭის ვრილი და მსხვილი ზონდები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჯგუფური გამოყენების ინჰალატორი; 

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	E10, E11, E66, 

E83, K20-K31,

K70-K77,

K80-K87, K91, 

N03, N04, N20, N20.9, N30, N41.1.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, 
A 686, A997. 
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ზოგადი პრო-ფილის სანატო-რიუმი ზღვისპირა კლიმატურ კურორტზე
	კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-პულმონოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-ნევროპათოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-გინეკოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის მეთოდისტი;

მედდა;

ფიზიოთერაპიული კაბინეტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა 
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი;  თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; გინეკოლოგიური სავარძელი;

სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში;

ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

საწოლი ტენტით;  სავარძელი ან შეზლონგი მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; აბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი; 

გინეკოლოგიური სარკეები №1, №2, №3;  ოყნა რეზინის; ესმარხის ტოლჩა;  სიფონის ოყნა;  კორნცაგი;

კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი; 

ჟანგბადის ბალონი;

 
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40- J43,

ჟ60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, 
A 686, A997. 
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	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
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	III
	ზოგადი პრო-

ფილის სანატორიუმი 

მთის  

კლიმატურ
კურორტზე.
	კურორტოლოგი- ფიზიოთერაპევტი; კურორტოლოგი-ფიზიო-თერაპევტი-პულმონოლოგი;

კურორტოლოგი- ფიზიო-თერაპევტი-კარდიოლოგი;

ექიმი-ლაბორანტი;

დიეტოლოგი;

მასაჟისტი;

სამკურნალო ფიზკულტუ-რის მეთოდისტი;

მედდა.

ფიზიოთერაპიული კაბინე-ტის მედდა;

საპროცედურო კაბინეტის მედდა.
	მაგიდა;  სკამი;  ტახტი სამედიცინო;

ტუმბო;  კარადა სამედიცინო;

ფონენდოსკოპი;  სფიგმომანომეტრი;

წამმზომი;  სასწორი სიმაღლისმზომით;

სანტიმეტრული ლენტი; სპირომეტრი მშრალი;    თერმომეტრი;

სათბური;  შპადელი (ერთჯერადი) ან  ლითონის; სტერილიზატორი;  ზეწარი;  ბალიში; ბალიშის პირი;  საბანი თხელი;

სავარძელი ან შეზლონგი; მაცივარი;  გემომეტრი; მიკროსკოპი; ცენტრიფუგა; გლუკომერი; ლაბორატორიული ჭურჭელის კომპლექტი; ელექტროკარდიოგრაფი ერთ- ან ორარხიანი;

ქაღალდი კარდიოგრაფისათვი;   ოყნა რეზინის;  

კოტოშები;  შპრიცები ერთჯერადი;  

მუშამბა;  ელექტროფორეზის აპარატი.; ულტრაბგერის აპარატი;

ჟანგბადის ბალონი;

ჟანგბადის ბალიში;
	106, 107, 110, E83.3, E83.4,  E83.5, J00-J04,

F45, F45.3, F48.0, J17, J35, J40-J45,

J60, H60-H95,

K20-K31, K50-K52,

K80-K87, M10, N03, S06.
	A13, A 37, A50, A51, A53, A 66, A67,  A78,  A117, A126, A140, A176, A354, A356, A357, 
A 686, A997. 
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	III


	ყველა ჩამოთვლილი სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებაში (გარდა I ჯგუფის აფთიაქისა; ფარმ. ბაზისა; სანატორიუმ–პროფილაქტორიუმისა; სანატორიუმისა)
	ზოგადი პროფილის ექიმი

ექიმი– სპეციალისტი

ექიმი–სპეციალისტი პედაგოგიური 

გამოცდილებით

სერტიფიცირებული კადრი
	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კოპიუტერული ტექნიკა), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამედიცინო პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა

	IV


	ყველა ტიპის დაწესებულება
	ზოგადი პროფილის ექიმი

ექიმი– სპეციალისტი

ექიმი–სპეციალისტი პედაგოგიური 

გამოცდილებით

სერტიფიცირებული კადრი
	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კოპიუტერული ტექნიკა), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამედიცინო პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა


სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა
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	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სასამართლო
ფსიქიატრია
ამბულატორიული
	ექსპერტი
ფსი​​ქიატრი
 ფსიქოლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგ-მო​მა​ნო​მეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთ​ჯე​რა​დი) ან ლითონის

	F00-F99
	VP A66  A67

VD  A714
	სასამართლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული ექსპერტიზა

	III
	სასამართლო
ფსიქიატრია
სტაციონარული
	ექსპერტი
ფსიქიატრი
ფსიქოლოგი
მედდა
დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებები
	მაგიდა სკამი საწო​ლი ტუმბო კარადა თერ​მომეტრი ფონენ​დოს​კოპი სფიგმო​მა​ნო​მეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლი​თონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღ​ლის​მზო​მით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
	F00-F99
	A66  A67  A1035

A176  A609  

A458  A246 A334
	სასამართლო ფსიქიატრიული
სტაციონარული ექსპერტიზა



სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III

	სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრის ლაბორატორიის ქიმიური განყოფილება
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრის ფიზიკო-ტექნიკური განყოფილება
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრის ლაბორატორიის ბიო-ჰემატოლოგიური განყოფილება
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრის ჰისტოლოგიური განყოფილება

	სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი – 3

სანიტარი 

(რაიონულ რგოლში 

 ექსპერტი)

ექსპერტი

ლაბორანტი
სანიტარი 

ექსპერტი
ლაბორანტი
ფოტოლაბორანტი 

სანიტარი 

ექსპერტი 

ლაბორანტი
სანიტარი 

ექსპერტი 

ლაბორანტი
სანიტარი 
	სასექციო მაგიდა 

სასექციო ნაკრები 

ლაბორატორიულ-კლინიკური ცენტრიფუგა 

ლაბორატორიულ-რეფრეჟერატორული ცენტრიფუგა 

-ლაბ.-ბუფერული ელქურა;

-წყლის დისტილატორი;

-რეფრაქტომეტრი;

-ლაბ. წყლის აბაზანა;

სპექტროფოტომეტრი;

საშრობი კარადა;

ფოტოელექტრონული კალორიმეტრი
pH მეტრი;

უნივერსალური გადასატანი გაზთანალიზატორი;

ლაბ.ქრომატოგრაფი.

ამწოვი კარადა
მასალის შესანახი რკინის კარადა
საყოფაცხოვრებო მაცივარი
-სტერეო მიკროსკოპი
-ამწოვი კარადა.

-საყოფაცხოვრებო მაცივარი
-მექანიკური წნეხი
-ნივთმტკიცების შესანახი რკინის კარადა.

-ფოტოლაბორატორიის აღჭურვილობა.

--ლაბორატორიული ჭურჭელი და ხელსაწყოები.

-ბიოლოგიური მიკროსკოპი 

-მშრალი ჰაეროვანი თერმოსტატი 

-ლუმინესცენტურის მოწყობილობა 

-კლინიკურ-ლბორატორიულ ცენტრიფუგა
-ლუმინესცენტური მიკროსკოპი
-აგლუტინოსკოპი
-ნივთმტკიცების შესანახი რკინის კარადა.

-საყოფაცხოვრებო მაცივარი.

-ლაბორატორიული ჭურჭელი და
 ხელსაწყოები.

-ბიოლოგიური მიკროსკოპი 

-მიკროტომი –

-ლაბორატორიული-ცენტრიფუგა.

-მასალის შესანახი რკინის კარადა.

-საყოფაცხოვრებო მაცივარი.

ლაბორატორიული-ჭურჭელი და 

ხელსაწყოები.


	
	 ყველა ნოზოლოგიის სიცოცხლინდელი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა;

-ყველა ნოზოლოგიის სიკვდილის შემდგომი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა. 

ყველა სახის სასამართლო-ქიმიური გამოკვლევა
ყველა სახის სამედიცინო-კრიმინალისტიკური /ფიზიკო-ტექნიკური/ გამოკვლევა
ყველა სახის ბიოჰემატოლოგიური გამოკვლევა.

-ყველა ნოზოლოგიის სიცოცხლინდელი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა.

ყველა ნოზოლოგიის სიკვდილის შემდგომი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა.


	გვამისა და ცოცხალი პირის პირველადი, დამატებითი, განმეორებითი, კომისიური და კომპლექსური ექსპერტიზა.

გვამიდან აღებული ბიომასალისა და წარმოდგენილი არაბიოლოგიური ნივთმტკიცებების გამოკვლევა ალკოჰოლის, ნარკოტიკების და მომწამლავი ნივთიერებების აღმოსაჩენად.

გვამიდან აღებული ბიომასალისა და არაბიოლოგიური ნივთნტკიცებების გამოკვლევა მათზე არსებული დაზიანებებისა და კვლების შესწავლის მიზნით.

გვამიდან აღებული ბიომასალისა და არაბიოლოგიური ნივთმტკიცებების გამოკვლევა ბიოჰემატოლოგიური პროფილით.

გვამიდან აღებული ბიომასალის პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა.




საშუალო სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულების (განათლების სამინისტროს
მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III


	ყველა ჩამოთვლილი სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებაში (გარდა I ჯგუფის აფთიაქისა; ფარმ. ბაზისა; სანატორიუმ–პროფილაქტორიუმისა; სანატორიუმისა)
	ზოგადი პროფილის ექიმი;

ექიმი– სპეციალისტი; ექიმი–სპეციალისტი პედაგოგიური გამოცდილებით სერტიფიცირებული კადრი
	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კოპიუტერული ტექნიკა), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამედიცინო პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა

	IV


	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი, სპეციალიზირებული ცენტრი,

უნივერსიტეტი (აკადემიის)

კლინიკა
	ექიმი სპეციალისტი; ექიმი სპეციალისტი სამეცნიერო–პედაგოგიური გამოცდილებით; სამედიც. პედაგოგ. გამოცდილების მქონე სხვადასხვა სპეციალობის კადრი–4; სერტიფიცირების კადრი
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა–აპარატურა, (კომპიუტერული ტექნიკა, მთლიანი აღჭურვილობით) კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამეცნიერო კვლევა, პედაგოგიური საქმიანობა და მათგან გამომდინარე სამედიცინო–პრაქტიკული საქმიანობა


საშუალო სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლება
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II


	ყველა ჩამოთვლილი სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებებიდან (რაიონული საავადმყოფო; ბინაზე გადაუდებელი სამედიც. დახ. ცენტრი; სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია; საზ. ჯან. დაცვის ცენტრი; პროფ. დეზ. ცენტრი; სამედიცინო-სოციალური საავადმყოფო.)
	ზოგადი პროფილის ექიმი;

ექიმი სპეციალისტი;

სერტიფიცირებული კადრი
	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	ლექცია–სემინარები შესაბამისი კურუკულუმების ბაზაზე

	III


	ყველა ჩამოთვლილი სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებაში (გარდა I ჯგუფის აფთიაქისა; ფარმ. ბაზისა; სანატორიუმ–პროფილაქტორიუმისა; სანატორიუმისა)
	ზოგადი პროფილის ექიმი;

ექიმი– სპეციალისტი; ექიმი–სპეციალისტი პედაგოგიური გამოცდილებით სერტიფიცირებული კადრი
	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კოპიუტერული ტექნიკა), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამედიცინო პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა


სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	საუბნო საავადმყოფო;

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	გადაუდებელი დახმარების ექიმი  გადაუდებელი დახმარების ექთანი

მძღოლი-მაშველი
	სანიტარული ფურგუნი 

საკაცე

სავარძელი

მაშუქი სიგნალიზაცია

ხმოვანი სიგნალიზაცია

კარდიოგრაფი -  დეფიბრილატორი

ჟანგბადის რეზერვუარი 10ლ

სამედიცინო აპარატურა

ლარინგოსკოპის ნაკრები 
წნევის აპარატი ფონენდოსკოპით
თერმომეტრი 
კრამერის არტაშანი 
კანის ფანქარი
მედიკამენტების ნაკრები 

 ადრენალინი 0.18%
 ამინოკაპრონის მჟავა
 არდუანი 4მგ.
 ასპირინი0.5გრ.
 ატროპინის სულფ. 0.1%
 ბარალგინი
 ბარალგინი ტაბ
 ცერუკალი
 დექსამეტაზონი 4მგ.
 დიბაზოლი 1%
 დიცინონი
 დიკლობროუ 75მგ.
 დიტილინი
 დოლბანდი 5მტ

 დოპამინი 4%
 ეთანოლის სპირტი 95%
 ეუფილინი 2.4%
 ფუროსემიდი 1%
 გლუკოზა 10%
 გლუკოზა 40%
 გლუკოზა 5%
 ჰეპარინი
 ინსულინი
 იოდინოლი
 კალციგლუკონატი 10%
 კეტანოვი 30მგ
 კოფეინი 10%
 კორვალოლი 25.მლ.
 ლეიკოპლასტირი
 ლიდოკაინი 2%
 ლიდოკაინის აეროზოლი 10%
 ლისტენონი
 მაგნიუმის სულფატი 25%
 მანიტოლი 10%
 მორფინი1% 1მლ
 ნატრიუმის ბიკარბონატი 5%
 ნატრიუმის ოქსიბუტირატი 20%
 ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500.0
 ნახშირი გააქტ. 0.25მგ
 ნიტრო
 ნიტროგლიცერინი
 ნიტრომინტის აეროზოლი
 ნოვოკაინი 0.5%
 ოქსიტოცინი
 პანტენოლის აეროზოლი
 პაპავერინი 2%
 პარაცეტამოლი 0.5გრ.
 პოლიგლუკინი 400.0
 პრედნიზოლონი 25მგ.
 პრომედოლი 2%
 პროზერინი 0.05%
 ქლორგექსიდინი 0.5%
 რეგიდრონი 18.9
 რენი
 რინგერი 500.0
 სადეზინფექციო ხსნარი
 საინექციო წყალი
 სალბუტამოლის აეროზოლი
სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები 

ამბუ ნაკრებით
ასპირაციული მილი 
არასტერილური ხელთათმანი
ბამბა არასტ.
ბაქტ. ლეიკოპლასტირი
ბინტი არასტერ. 7X14
ბინტი სტერ. 7X14
ცენტრალური ვენის კათეტერი
ცხვირის კანულა ჟანგბადის
დრენაჟის მილი
ე. კ. გ მიმწოდი
ელასტ. ბინტი
ენდოტრაქეალური მილი № 2,0
ენდოტრაქეალური მილი № 2,5
ენდოტრაქეალური მილი №3,0
ენდოტრაქეალური მილი №3,5
ენდოტრაქეალური მილი №4,0
ენდოტრაქეალური მილი №5,0
ენდოტრაქეალური მილი №7.0
ენდოტრაქეალური მილი №8.5
ენდოტრაქეალური მილი №9.0
ენის დამჭერი
ერთჯ. სკალპელი
ერთჟჯ. ხალათი
ფეხის მქაჩი
ფოლეის კათეტერი 12ფრ
ფოლეის კათეტერი 16ფრ.
ფოლეის კათეტერი 18ფრ.
ფოლეის კათეტერი 24ფრ.
გადას. სიჩქარის რეგულატორი
გადასასხმელი სისტემა ფილტ. 
გადასასხმელი სისტემა უფილტ. 
გრძელი საიმობილიზაციო ფარი
ჰაერგამტარი (ნაკრები)
კანის ფანქარი
კერვა 0.0
კერვა 4.0
კისრის საყელო სხვ. ზომის
კონექტორი
კრამერის არტაშანი 
ლარინგოსკოპის ნაკრები 
მაკრატელი დიდი – პატარა
მომჭერი
ნაჭრის პლედი
ნაზოგასტრალური ზონდი №14
ნაზოგასტრალური ზონდი №8
ნემს დამჭერი 
ნიღაბი სახის სტაფ. 
პეპელა 21, პეპელა 24
პერიფ. ვენის კათეტერი 14
პერიფ. ვენის კათეტერი 16G 
პერიფ. ვენის კათეტერი 20G
პერიფ. ვენის კათეტერი 24G
პინცეტი
პირის გამღები
სანაციის მილი
შარდის მიმღები 1500.0
შესახვევი მასალა დამწ 4X4
შესახვევი საველე 
შპრიცი ერთჯ. 10მლ
შპრიცი ერთჯ. 20მლ
შპრიცი ერთჯ. 2მლ
შპრიცი ერთჯ. 5მლ
შპრიცი ერთჯ. ინსულინის 
შპრიცი ჰიპოდ. 60-50მლ
შპრიცი ჰიპოდ. 60მლ პლასტ.
სტ. საფენი 4X4
სტერ. ხელთათმანი 
სტერილ. საფენი 16X29/2
სტერილ. საფენი აბდომ. 7X8/5
თერმომეტრი 
ჭიქა ერთჯ. კვების 50მლ
წნევის აპარატი ფონენდოსკოპით
ზეწარი საიზოლაციო ავდ. ერთჯ.

	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	კარდიომონიტო-რინგი
	შემთხვევის ადგილზე დროული გასვლა; 

პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირება ჰოსპიტალში;



	II
	რაიონული საავადმყოფო, სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო
	გადაუდებელი დახმარების ექიმი გადაუდებელი დახმარების ექთანი

მძღოლი-მაშველი
	სანიტარული ფურგუნი

სამედიცინო აპარატურა 

გლუკომეტრი

პულსოქსიმეტრი

პორტარტული მართვითი სუნთქვის აპარატი

პორტარტული მქაჩი (ელექტრო ან მექანიკური)

ჟანგბადის რეზერვუარი  მაღალი წნევის 5 ლ

მედიკ. და სამედ. ინვენტარი იგივე რაც I დონეზე
	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	კარდიომონიტო-რინგი, პულსოქსიმეტრია,

გლუკომეტრია 
	შემთხვევის ადგილზე დროული გასვლა; 

პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირება ჰოსპიტალში;




საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	II

	რაიონული საავადმყოფო

	ექიმი-ტრანსფუზიოლოგი მედდა
სანიტარი

	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 
	ჯანმრთელი დონორიპაციენტი ნებისმიერი პათოლოგიით, რომელიც ექვემდებარება ტრანსფუზიულ თერაპიას
	B20; B18.1; B18.2; A53; A359; A8033.
	სამკურნალო დაწესებულების სისხლით, მისი კომპონენტებით და პრეპარატებით მომარაგება. მათი აღრიცხვიანობის წარმოება – შემოტანის, ავადმყოფობის ისტორიებში ფიქსირებით. პოსტტრანსფუზიული რეაქციების და გართულებების მოკვლევა, მიზეზების დადგენა, დახმარების გაწევა შეტყობინება ჯანდაცვის სამინისტროს და ტრანსფუზიოლოგიის საკოორდინაციო საბჭოს.

კრიტიკული მდგომარეობის დროს სისხლის დამზადება. დონორის სისხლის აპრობაცია (გადასხმის შემდეგ) – სიფილისზე, შიდსზე, B  და C ჰეპატიტზე, 

	
	
	
	
	
	
	ALT.

ხელმძღვანელობს ტრანსფუზიოლოგიურ საქმიანობას მთელ დაწესებულებაში.



	III
	სპეციალიზირებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, სამშობიარო სახლი, კატასტროფის ცენტრი, ჰოსპიტალი, დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი (სისხლის გადასხმის კაბინეტი
რეგიონული საავადმყოფო 
	ექიმი-ტრანსფუზიოლოგი; მედდა;

სანიტარი
გამგე-ტრანსფუზიოლოგი;

ექიმი-თერაპევტი ან ტრანსფუზიოლოგი;

ლაბორანტი საშ. განათლებით; 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
საწოლი ტუმბო კარადა  თეთრეულის კომპლექტი საბანი სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 
	ჯანმრთელი დონორიპაციენტი ნებისმიერი პ-პათოლოგიით, რომელიც ექვემდებარება ტრანსფუზიულ თერაპიას
ჯანმრთელი დონორიპაციენტი ნებისმიერი პ-პათოლოგიით, რომელიც ექვემდებარება ტრანსფუზიულ თერაპიას
	A 66; A 67; A 247; A 624; A 6051; A1141; A962; A963; A966; A359; A455; A903.
	სისხლის და მისი კომპონენტების დამამზადებეელ განყოფილებებში მთელი მოცულობით კეთდება უსაფრთხო სისხლის პროგრმით გათვალისწინებული ხუთივე სავალდებულო ლაბორატორიული გამოკვლევა. ხელმძღვანელობს ტრანსფუზიოლოგიურ საქმიანობას მთელ დაწესებულებაში.


	IV
	სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი, სპეციალიზირებული ცენტრი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
(სისხლის გადასხმის განყოფილება)
	გამგე-ტრანსფუზიოლოგი;

ექიმი-თერაპევტი ან ტრანსფუზიოლოგი;

ლაბორანტი საშ. განათლებით;
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
საწოლი ტუმბო კარადა  თეთრეულის კომპლექტი საბანი სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი

	ჯანმრთელი დონორიპაციენტი ნებისმიერი პ-პათოლოგიით, რომელიც ექვემდებარება ტრანსფუზიულ თერაპიას
	A 66; A 67; A 247; A 624; A 6051; A1141; A962; A963; A966; A359; A455; A903.
	სისხლისა და მისი კომპონენტების არარეგულარულად (გარდა კრიტიკული) დამამზადებელი განყოფილება ამარაგებს სისხლით, სისხლის კომპონენტებით, სტანდარტული შრატებით, სისხლისშემცვლელებით, გადასხმის ერთჯერადი სისტემებით სამკ. დაწესებულებას. აწარმოებს ყველა სპეციალურ სააღრიცხვო ფორმის შევსებას, 
სისხლის პროდუქტების გადანაწილებას განყოფილებების მიხედვით, მოხმარებული სატრანსფუზიო საშუალებების ავად. ისტორიებში გაფორმების კონტროს, სპეციალურ ფორმის მიხედვით.

ხელმძღვანელობს ტრანსფუზიოლოგიურ საქმიანობას მთელ დაწესებულებაში.



სექსოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატ.
	ზოგადი პროფილის ექიმი, თერაპევტი, ქირურგი გინეკოლოგი
	
	N48.4; F52; F65. F66; F64; 


	გასაუბრება
	სიმპტომური დაიგნოზის დადგენა


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II-III
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
საექიმო კაბინეტი
სამედიცინო-სოციალური საავადმყოფო 

რეგიონული (რესპ) საავადმყოფო
კლინიკური საავადმყოფო
მრავალპროფილიანი დისპანსერი
პოლიკლინიკა
ქალთა კონსულტაცია
სამსობიალრო სახლი
ფოსპიტალი
დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
სპეციალიზი-რებული კაბინეტი
	ფსიქოლოგი ან სექსოპათოლოგი
	
	N48.4; F52; F65. F66; F64; 
	გასაუბრება
	სექსუალრუი დარღვევების ტიპის დიფერენციალური დიაგნოსტიკა. სექსუალური ქცევის გადახრათა ფსიქოთერაპია, თერაპიული მკურნალობა, სექსოთარაპია


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	4
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	IV
	სპეციალიზირ-ბული ს/კ ინსტიტუტი
სპეციალიზირებული სექსოლოგიური ცენტრი
უნივერსიტე-ტის აკადემიის) კლინიკა
	ექიმი სექსოპათოლოგი
	
	N48.4; F52; F65. F66; F64; 
	გასაუბრება
	მოსლილობის Aაღდენა თერაპიული მეთოდებით, სექსოთარაპია


სეროლოგიური გამოკვლევები 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	რაიონული საავადმყოფო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
	1 ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი
1 ტექნიკური ლაბორანტი ან სანიტარი

	სწრაფი /მარტივი მეთოდისთვის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
ლაბორატორიული სინჯარა
პეტრის ფინჯანი
მენზურა
ცილინდრი
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
ლაბორატორიული სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კლვევა ტარდება მხოლოდ სკრინინგული (პირველადი)  - სწრაფი/მარტივი მეთოდით


	III
	რეგიონალური საავადმყოფო, სპეციალიზებული საავადმყოფო, კლინიკური საავადმყოფო, მრავალპროფილიანი საავადმყოფო, ქალთა კონსულტაცია,  სამშობიარო სახლი, სისხლის გადასხმის ცენტრი, კადასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი, ჰოსპიტალი, დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრი, კლინიკო-დიაგნოსიტიკური ცენტრი, სპეციალიზებული კაბინეტი
	ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი
ტექნიკური ლაბორანტი ან სანიტარი

	სწრაფი /მარტივი მეთოდისთვის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
ლაბორატორიული სინჯარა
პეტრის ფინჯანი
მენზურა
ცილინდრი
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
სპექტროფოტომეტრი (რიდერი) იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის
პლანშეტების გამრეცხი
თერმოსტატი (37(-იანი)

ლაბორატორიული სინჯარა
მრავალარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50-200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
ბუნიკი 1000 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
ლაბორატორიული სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

იმუნოფლუორესცენციის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
ფლუორესცენტური მიკროსკოპი
თერმოსტატი (37(-იანი)

ცენტრიფუგის სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კვლევები ტარდება მხოლოდ სკრინინგული (პირველადი) მეთოდებით, როგორც წრაფი/მარტივი მეთოდით, ასევე იმუნოფერმენტული ანალიზით და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის მეთოდით


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	სპეციალიზებული ცენტრი
	ლაბორატორიის გამგე
ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი
ტექნიკური ლაბორანტი
პრეპარატორი
რეგისტრატორი

	დასახელება სწრაფი /მარტივი მეთოდისთვის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
ლაბორატორიული სინჯარა
პეტრის ფინჯანი
მენზურა
ცილინდრი
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

დასახელება იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
სპექტროფოტომეტრი (რიდერი) იმუნოფერმენტული ანალიზისთვის
პლანშეტების გამრეცხი
თერმოსტატი (37(-იანი)

ლაბორატორიული სინჯარა
მრავალარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50-200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
ბუნიკი 1000 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

დასახელება პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
ლაბორატორიული სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

დასახელება იმუნოფლუორესცენციის
მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
ფლუორესცენტური მიკროსკოპი
თერმოსტატი (37(-იანი)

ცენტრიფუგის სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)

დასახელება იმუნობლოტინგის (Western blot)

მაგარი და რბილი ავეჯი
თერმომეტრი
ცენტრიფუგა
მაცივარი
სანჯღრეველა (შეიკერი)

ლაბორატორიული სინჯარა
ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (50 – 200 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (200 - 1000 მკლ)

ერთარხიანი ვარიაბელური პიპეტი (5-50 მკლ)

ბუნიკი 200 მკლ
ბუნიკი 1000 მკლ
დამხმარე მასალა (ბამბა, სპირტი, ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი)
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	
	კვლევები ტარდება სრული მოცულობით – როგორც სკრინინგული (სწრაფო/მარტივი, იმუნოფერმენტული ანალიზი, არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაცია, იმუნოფლუორესცენცია), ასევე კონფირმაციული (იმუნობლოტინგი) მეთოდებით


სტომატოლოგია ორთოპედიული (მოზრდილთა /ბავშვთა ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	II
	საექიმო კაბინეტი 
	ექიმი სპეციალისტი ორთოპედ-სტომატოლოგი

მედდა

სანიტარი
	ორთოპედიული სტომატოლოგიური კაბინეტის ნაკრები

სტომატოლოგიური ავეჯი

სტომატოლოგიური დანადგარი

სტომატოლოგიური სკამი

ტურბინული ბუნიკი

პირდაპირი და კუთხისქვეშა ცვალებად სიჩქარიანი ბუნიკები

საანაბეჭდო მასალები

საანაბეჭდო კოვზები

ცემენტი ფიქსაციისათვის

საბაზისო ცვილის სანთელი

სანთელი “ლავექსი”

ალმასის ბორები

დისკდამჭერები 

ალმასის სასეპარაციო დისკები ცალმხრივი და ორმხრივი

კარბორუნდის რგოლი

რეზინის რგოლი

რეზინის ჯამი

კბილის სატექნიკო შპადელი

სტომატოლოგიური სარკე

სტომატოლოგიური ფითხი და მინის ფირფიტა

ფრეზები

კრამპონის მაშა

ზონდი სტომატოლოგიური

სპირტქურა 


	K.00.3; K.00.4; K.00.5; K.00.8; K.00.9; K.02.0

K.02.1; K.02.2; K.02.3; K.02.4

K.02.8; K.02.9

K.03.0; k.03.1

k.03.7; k.03.9;

k.04.0;k.04.1

k.04.2;k.04.3

k.04.4;k.04.5

k.04.6;k.04.7

k.04.9

k.05 მთლიანად

k.06 მთლიანად

k.12.0; k.12.1

k.13.0; k. 13.2

k.13.3

k.14 მთლიანად

k.00.1;k.09.0

k.10.1;k.10.2

k.10.3

k.08.0;k.08.1

k.08.2;k.08.3

k.08.8;k.08.9

k.00.2;k.00.5

k.07 მთლიანად
k.00.0

კბილთა მწკრივების დეფექტები;

Z 46.3

Z46.4

Z.47. 9
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სტომატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა;

დიაგნოსტიკური მოდელების ვიზუალურ-კლინიკური შესწავლა; 
	ანაბეჭდის აღება: - 

ანატომიური;

- ფუნქციონალური;

- ორმაგი დაზუსტებული.

 კბილების რეპარირება ყველა სახის გვირგვინებისათვის ინდივიდუალური კოვზის დამზადება

დროებითი პლასტმასის გვირგვინების კლინიკური მეთოდით დამზდება;

კბილის ღრუს პრეპარიება სხვადსხვა ტიპის (ინლეი, ონლეი, ოვერლეი)მათ შორის წკირიანი ტაკვოვანი ჩანართებისათვის და ვინუსებისათვის. ცენტრალური ოკლუზიის განსაზღვრა ყველა სახის ორთოპედიული კონსტრუქციის(გვირგვინი ხიდისებური პროტეზი, ბიგელისებური, ნაწილობრივი და მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტისებური პროტეზი) დამზადება, მორგება და ფიქსაცია; მოსახსნელი პროტეზების კორექცია;

კბილების შერჩევითი მოქლიბვა

დროებითი და მუდმივი არტაშანების დამზადება;

ინფილტრაციული და რეგიონალური ანესთეზიები;
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	ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ორთოპედ სტომატოლოგი, (იმპლანტაციის შემთხვევაში - რომელსაც აქვს სპეციალიზაცია დენტალურ იმპლანტოლოგიაში)

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II დონე სრულად, დამატებით:

დენტალური იმპლანტანტების ნაკრები.


	II დონე სრულად, დამატებით:

K.09მთლიანად

K.10მთლიანად

K.11მთლიანად

k.13.4

k.13.7

მთლიანი ან ნაწილობრივი ადენტიის ორთოპედიული სტომატოლოგიური მკურნალობა იმპლანტანტების გამოყენებით


	II დონე სრულად, დამატებით:
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	II დონე სრულად, დამატებით:

- კბილთა პროტეზირება იმპლანტანტების გამოყენებით;




	დონე
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	კადრები
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	მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ან კანდიდატი; პროფესორი ან დოცენტი;

ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ორთოპედ სტომატოლოგი, (იმპლანტაციის შემ\თხვევაში – რომელსაც აქვს სპეციალიზაცია დენტალურ იმპლანტოლოგიაში)

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II და/ან III დონე სრულად, დამატებით:

ფანტომები 

მულაჟები

კომპიუტერი

ტელევიზორი

ვიდეომაგნიტოფონ

სლაიდოსკოპი

სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი მოწყობილობები


	III დონე სრულად
	III დონე სრულად,

ღეჭვითი ეფექტურობის განსაზღვრის ფუნქციონალური მეთოდები
	III დონე სრულად,

დიპლომამდელი და (ან) დიპლომისშემდგომი სწავლება.


სტომატოლოგია ქირურგიული (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	საექიმო კაბინეტი 
	სტომატოლოგი ქირურგი,

ატომატოლოგი ბავშვთა ქირურგი, 

მედდა

სანიტარი


	ქირურგიული სტომატოლოგიური კაბინეტის ნაკრები;

მრავალფუნქციანი სტომატოლოგიური სავარძელი (განათებით, საფურთხებლით)

ელექტრობორმანქანა (სასურველია გაგრილების სისტემით, ბუნიკები პირდაპირი, კუთხისვეშა)

მაგიდა სტერილური იარაღებისათვის

ექიმის სკამი

ასისტენტის სკამი

ნერწყვის სასრუტავი

ექიმის სამუშაო მაგიდა

სტერილური ჯამები ინსტრუმენტებით (კონტეინერები)

პინცეტი (ქირურგიული ან სტომატოლოგიური )

სარკე, რასპატორები, ზონდები

მაშები

ელევატორები

საკიურეტაჟე კოვზები

სატეხები

ჩაქუჩი

ქირურგიული კავები

დანის ტარები

დანის პირები (სხვადსხვა ფორმის და ზომის)

სისხლძარღვის დამჭერები

ნემსდამჭერები

საკერავი ნემსები

საკერავი ძაფები

მაკრატლები

ბორები, ფრეზები, საინექციო შპრიცები (ამპულებისათვის ან კარპულებისათის)

ნემსები (ერთჯერადი)

ბიქსები (სტერილური მასალისათვის)

სტერილური მასალა
	K.00.3; K.00.4; K.00.5; K.00.8; K.00.9; K.02.0

K.02.1; K.02.2; K.02.3; K.02.4

K.02.8; K.02.9

K.03.0; k.03.1

k.03.7; k.03.9;

k.04.0;k.04.1

k.04.2;k.04.3

k.04.4;k.04.5

k.04.6;k.04.7

k.04.9

k.05 მთლიანად

k.06 მთლიანად

k.12.0; k.12.1

k.13.0; k. 13.2

k.13.3

k.14 მთლიანად

k.00.1;k.09.0

k.10.1;k.10.2

k.10.3

k.08.0;k.08.1

k.08.2;k.08.3

k.08.8;k.08.9

k.00.2;k.00.5

k.07 მთლიანად
k.00.0
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სტომატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა;


	10. ექსტრაცია (მათ შორის რეტენციული მესამე  მოლარების)

11. ლორწვანის სხვადსხვა პათოლოგიების ქირურგიული მკურნალობა(პერიკორონარიტი, გინგივექტომია, სუბმუკოზური კისტები, პაპილომები, ეპულისი ოდონტომა, ცემენტომა);

12. აბსცესის გახსნა;

13. ალვეოლიტი;

14. სისხლდენის შეჩერება;

15.მწვერვალოვანი კისტების ქირურგიული მკურნალობა;

16. ფესვის  მწვერვალის რეზექცია;

17. ჰემისექცია;

18. სხვადსხვა ეგზოსტოზების მოცილება;

19. ალეოლური მორჩის კორექციები ორთოპედიული სამუშაოებისთვის;

20. ართრიტების კონსერვატული მკურნალობა;

21. პაროდონტიტის ქირურგიული მკურნალობა;

22. ფრენულოპლასტიკა (ენის და ტუჩის ლაგამის კორექცია) 

23. ადგილობრივი გაუტკივარება;
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	III
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	ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ქირურგი სტომატოლოგი, (იმპლანტოლოგიის შემთხვევაში–რომელსაც აქვს სპეციალიზაცია დენტალურ იმპლანტოლოგიაში)

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II დონე სრულად, დამატებით:

დენტალური რენტგენის აპარატი

საოპერაციო მაგიდა

ცენტრალური განათება

გვერდითი განათება

იარაღების გასაშლელი მაგიდა: 1. დიდი, 2. პატარა

ელექტრო საქაჩი

ელექტრო დანა

ბორმანქანა  (პორტატული)

ნეგატოსკოპი

ბიქსი

ბიქსის დასადგამი

თასი

თასების დასადგამი

მაგიდა საიოპერაციო ინვენტარისათვის

სტერილიატორი სამმაგი ხსნარისათვის

ხელის დასაბანი ღრუბლები

ემალის ქვაბი ან ვედრო ღრუბლებისათვის

სანარკოზე აპარატი

ჟანგბადი ცენტრალური ქსელით ან ბალონებით

შტატივი (ვ/ტრანსფუზიისათვის)

სამანიპულაციო მაგიდა

სტერილიზატორი სანარკოზე ინვენტარისათვის

სტერილიზატორი იარაღების სველი წესით სტერილიზაციისათის

თერმოსტატ-ელექტროსტერილიზატორი

ტემპერატურის დასარეგულირებელი საოპერაციოში

იარაღების დასაწყობი

მომჭერი საშუალო

კოხერი

ცაპკა

ალიას

მოსკიტი

დისექტორი-საშუალო ზომის

მიკულიჩი

კორტანგი

ნემსდამჭერი – პატარა, საშუალო

პინცეტი ქირურგიული საშუალო

პინცეტი ანატომიური საშუალო

პინცეტი თვალის ქირურგიული  

საკვნეტი

ჩაქუჩი

ძვლის სატეხი (სხვადსხვა ზომის)

შპადელი

რასპატორი

პირის გამღები

ენის დამჭერი

ცხვირის სარკე (კილიანი) სხვადსხვა ზომის

ფარაბეფი, სხვადსხვა ზომის

ბასრი კავები, სხვადსხვა ზომის

კბილის ამოსაღები მაშების და ელევატორების კომპლექტი:

სარძევე კბილების

მუდმივი კბილების

პატარა კარადა – სანარკოზო მედიკამენტებისათვის (ბორბალზე)

მრგვალი მეტალის მოძრავი სკამი

ავტოკლავი. 

შესახვევი

ცენტრალური განათება

გვერდითი განათება

საოპერაციო მაგიდა

სამანიპულაციო მაგიდა

სამედიცინო კარადა

კარადა ინსტრუმენტებისათვის

ელექტრო საქაჩი

ელექტრო დანა

პატარა ავტოკლავი

პინცეტი ანატომიური

პინცეტი ქირურგიული

ნემსდამჭერი 

მოსკიტი

მომჭერი პატარა

მომჭერი დიდი

კოხერი

ყურის სარკე

ცხვირის სარკე

შპადელი რკინის

ლატოკი (ინსტრუმენტების)

მაკრატელი ქირურგიული

სამედიცინო კოვზი

სამედიცინო ზონდი

ბიქსი

ფარაბეფი, დიდი და პატარა

კბილის ამოსაღები ინსტრუმენტების კომპლექტი – სარძევე კბილების; მუდმივი კბილების

სტომატოლოგიური სავარძელი

სამანიპულაციო

სამედიცინო ტახტი

სამედიცინო მაგიდა

სამედიცინო კარადა

ჟანეს შპრიცი

ოყნა დიდი, პატარა

თერმომეტრი 

სათბური

წნევის აპარატი

შტატივი (ვ/ტრანსფუზიისათვის)

სამედიცინო სკამი

რეზინის ჟგუტი

გაზ-გამყვანი მილი

ნაზოგასტრალური ზონდი სხვადსხვა ზომის

შარდის ბუშტის კათეტერი სხვადასხვა ზომის


	II დონე სრულად, დამატებით:

K.09მთლიანად

K.10მთლიანად

K.11მთლიანად

k.13.4

k.13.7

მთლიანი ან ნაწილობრივი ადენტიის ორთოპედიული სტომატოლოგიური მკურნალობა იმპლანტანტების გამოყენებით

Z 45.8

- სახის ძვლების და რბილი ქსოვილების სიმსივნეები;

- ყბა-სახის არის ტრავმული დაზიანებები;

- სახის, ყბების და კბილების განვითარების მანკები და შეძენილი სიმახინჯეები;

- ყბა-სახის არის ნევრიტები და ნევრალგიები.


	II დონე სრულად, დამატებით:

A8033 A232 A519 A535 A91 A59 MM25 A334 A90 A108 A949 A586 A501 A400 A986 A587 A410 A81 A621 A304 A176 A1131 A329 A994 A1001 A8008 A93 A327 A627 A45 A246 A48 A200 A479 A144 A594 A8029 A590 A121 A591 A714 A530 A1123

A995

A67

A951

A30

A356

A13

A1188

A185

A522

A523

A411

A581

A582

ორთოპანტომოგრაფია
	II დონე სრულად, დამატებით:

- დენტალური იმპლანტაცია;

კბილთა, კბილთა 

- ანთების საწინააღმდეგო ქირურგიული და კონსერვატული კომპლექსური მკურნალობა;

- ყბა-სახის არის ტრავმული დაზიანებების ქირურგიული და აპარატურული მკურნალობა; 

- სახის ძვლების და რბილი ქსოვილების ქირურგიული მკურნალობა;

- სახის და ყბების განვითარების მანკების და შეძენილი სიმახინჯეების ქირურგიული და აპარატურული მკურნალობა;

- საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის დაავადებების ქირურგიული და აპარატურული მკურნალობა;

- ყბა-სახის მიდამოს რესონსტრუქციული და აღდგენითი ქირურგიული მკურნალობა;

- ყბა-სახის არის ნევრიტების და ნევრალგიების ქირურგიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა. 



	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა
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	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა 
	მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ან კანდიდატი; პროფესორი ან დოცენტი;

ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ქირურგი სტომატოლოგი, (იმპლანტაციის შემთხვევაში – რომელსაც აქვს სპეციალიზაცია დენტალურ იმპლანტოლოგიაში)

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი
	II და/ან III დონე სრულად, დამატებით:

ფანტომები 

მულაჟები

კომპიუტერი

ტელევიზორი

ვიდეომაგნიტოფონ

სლაიდოსკოპი

სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი მოწყობილობები


	III დონე სრულად
	III დონე სრულად,


	III დონე სრულად,

დიპლომამდელი და (ან) დიპლომისშემდგომი სწავლება.


სტომატოლოგია თერაპიული (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ - პოლიკლინიკური დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	ზოგადი პროფილის ექიმ-სტომატოლოგი

მედდა
	სტომატოლოგიური კაბინეტის ნაკრები

I  ავეჯი

საწერი მაგიდა

სკამი
კარადა მასალებისა და მედიკამენტებისათვის
ექიმის მაგიდა.

II ხელსაწყოები და აღჭურვილობა
უნივერსალური სტომატოლოგიური დანადგარი
სტომატოლოგის სკამი
ფოტოპოლიმერიზატორი
სისტემა კოფერდამი
სპეციალური მოდელი პირის ღრუს ჰიგიენის სწავლებისათვის
ულტრაბგერითი სკალერი
კუთხისქვეშა ტურბინული ბუნიკი
კუთხისქვეშა ცვალებადსიჩქარიანი ბუნიკი ან მიკრომოტორის ბუნიკი
პირდაპირი ცვალებადსიჩქარიანი ბუნიკი ან მიკრომოტორის პირდაპირი ბუნიკი

სათვალე დამცავი (ექიმის და პაციენტის)

ნიღაბი დამცავი (ეკრანი)

პირბადე
ხელთათმანები
სტერილიზატორი
III იარაღები
მაშების და ელევატორების ნაკრები კბილების ექსტრაქციისათვის
სტომატოლოგიური ზონდი
სტომატოლოგიური სარკე
ექსკავატორი
შპადელი
გამგლუვებელი
სატკეპნი (ან სატკეპნი გამგლუვებლით)

პაროდონტოლოგიური ზონდი
თერაპიული სტომატოლოგიური პინცეტი
ქირურგიული პინცეტი
სტომატოლოგიური მაკრატელი
შპრიცი კარპულებისათვის
იარაღების ნაკრები კბილის მაგარი ნადების მოცილებისათვის
ბორები ღრუების პრეპარირებისათვის
იარაღები ბჟენების დასამუშავებლად 

შტრიფსები
ჯაგრისები კბილების გასაპრიალებლად და პიგმენტური ნადების მოსაცილებლად
ენდოდონტიური იარაღები (პულპექტრაქტორები, რიმერები, H-  და K ფაილები)

მატრიცები.

IV მოწყობილობები გადაუდებელი დახმარებისათვის
ლახტი

გადასასხმელი სისტემა

გლუკოზა 5% 500მლ

ნიშადურის სპირიტ

არტერიული წნევის გასაზომი აპარატი

თერმომეტრი

ნაკრები ტრაქეოტომიისათვის
	K. 020

K. 021

K.022

K.028
	AA 1101

სტომატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა 
	სტომატოლოგიური დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა;

გადაუდებელი სტომატოლოგიური დახმარება; მარტივი კარიესის მკურნალობა; III და IV ხარისხის მორყევის მქონე კბილების ექსტრაცია; სარძევე კბილების ექსტრაცია ფიზიოლოგიურ ვადებში; პირის ღრუს პროფესიული ჰიგიენა
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	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	II
	საექიმო კაბინეტი 
	ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგი -თერაპევტი და

ბავშვთა თერაპევტი. 

მედდა

სანიტარი
	თერაპიული სტომატოლოგიური კაბინეტი

ავეჯი

საწერი მაგიდა;

სკამი;

კარადა მასალებისა და მედიკამენტებისათვის;

სტომატოლოგიური მაგიდა.

სტომატოლოგიური სკამი.

ხელსაწყოები და აღჭურვილობა

უნივერსალური სტომატოლოგიური დანადგარი;

სტერილიზატორი

ფოტოპოლიმერიზატორი

ელ. Kოაგულატორი

სპირტქურა

მაგიდა სტერილური იარაღებისათვის

ბუნიკები (ტურბინული, კუთხისქვეშა და პირდაპირი მიკრომოტორის)

დამცავი სათვალე სტომატოლოგის

ნიღაბი დამცავი (ეკრანი)

პირბადე

ხელთათმანები

იარაღები

თირკმლისებური ჯამი იარაღებისათვის

სტომატოლოგიური ზონდი

სტომატოლოგიური სარკე

ექსკავატორი

შტოპფერის იარაღები

ფითხი

თერაპიული პინცეტი

პაროდონტოლოგიური ზონდი

შპრიცები (ამპულებისა და კარპულებისათვის)

იარაღების ნაკრები კბილის მაგარი ნადების (ქვების) მოცილებისათვის

ბორები (ტურბინული კუთხისქვეშა და პირდაპირი მიკრომოტორის ბუნიკებისათვის)

ენდოდონტიური იარაღები (ენდო-სახაზავი, k რიმერები, პულპექსტრაქტორი, k ფაილები, H ფაილები, არხის ნემსი, არხის შემავსებელი – ლენტულო, გუტა-პერჩის ლატერალური სატკეპნი- სფრედერი,  გუტა-პერჩის ვერტიკალური სატკეპნი- პლაგერი, სტერილიზებადი ენდობოქსი)

მატრიცები (ლითონის, პოლიეთილინის)

სარეტრაქციო ძაფები

სოლები

ჯაგრულები კბილების პიგმენტური ნადების მოსაცილებლად, აბრაზიული დისკები და კაუჩუკის ბორები ბჟენების გასაპრიალებლად

ბიქსები იარაღების სტერილიზაციისათვის


	K.00.3; K.00.4; K.00.5; K.00.8; K.00.9; K.02.0

K.02.1; K.02.2; K.02.3; K.02.4

K.02.8; K.02.9

K.03.0; k.03.1

k.03.7; k.03.9;

k.04.0;k.04.1

k.04.2;k.04.3

k.04.4;k.04.5

k.04.6;k.04.7

k.04.9

k.05 მთლიანად

k.06 მთლიანად

k.12.0; k.12.1

k.13.0; k. 13.2

k.13.3

k.14 მთლიანად

k.00.1;k.09.0

k.10.1;k.10.2

k.10.3

k.08.0;k.08.1

k.08.2;k.08.3

k.08.8;k.08.9

k.00.2;k.00
5

k.07 მთლიანად
k.00.0


	A988 A593 A360 A3001 MM3 MM17 A1101 MM23 A8030 A40 A622 A1038 A66 A43 A126 MM34 MM10 MM16 A67 A13 A684

სტომატოლოგიური ინდექსების განსაზღვრა
A363 A536 A628 A714 A363 A40 MM36 A56 A67 A55

სტომატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა;


	1. კბილის ინტაქტური გვირგვინის სეპარაცია ან კარიესული ღრუს პრეპარირება;

2. კბილის ღრუს გახსნა და ფორმირება – გვირგვინოვანი (კორონალური) პრეპარირება;

3. არხშიდა (ინტრარადიკალური პრეპარირება (STEP BACK ან CROWN DOWN) მეთოდი);

4. კარიესული ღრუს დაბჟენა ცემენტებით, ქიმიურად და სინათლით გამყარებადი მასალებით, ვინირება პირდაპირი მეთოდით

5. ფისურთა ჩაბჟენა (ჰერმეტიკებით);

6. არხების დბჟენა სილერებით და ფილერებით;

7. კიურეტაჟი (დახურული);

8. პაროდონტის დაავადებების მკურნალობა;

9. ლორწოვანი გარსის დაავადებების მკურნალობა, კონსულტაციები ზოგადი პროფილის  სპეციალისტებთან.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III
	პოლიკლინიკა, სპეციალიზირებული კაბინეტი, სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II დონე სრულად, დამატებით:

დენტალური რენტგენის აპარატი


	II დონე სრულად, დამატებით:

K.09მთლიანად

K.10მთლიანად

K.11მთლიანად

k.13.4

k.13.7


	II დონე სრულად, დამატებით:

A8033 A232 A519 A535 A91 A59 MM25 A334 A90 A108 A949 A586 A501 A400 A986 A587 A410 A81 A621 A304 A176 A1131 A329 A994 A1001 A8008 A93 A327 A627 A45 A246 A48 A200 A479 A144 A594 A8029 A590 A121 A591 A714 A530 A1123

A995

A67

A951

A30

A356

A13

A1188

A185

A522

A523

A411

A581

A582

ორთოპანტომოგრაფია
	II დონე სრულად, დენტალური რენტგენოგრაფია




	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	სპეციალიზირებული ცენტრი, უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა 
	მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ან კანდიდატი; პროფესორი ან დოცენტი;

ექიმი სპეციალისტი სტომატოლოგები – სამი ან მეტი

თერაპევტ სტომატოლოგი, 

ჯანდაცვის ორგანიზატორი

მედდა

სანიტარი


	II და/ან III დონე სრულად, დამატებით:

ფანტომები 

მულაჟები

კომპიუტერი

ტელევიზორი

ვიდეომაგნიტოფონ

სლაიდოსკოპი

სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი მოწყობილობები


	UIII დონე სრულად
	III დონე სრულად,


	III დონე სრულად,

დიპლომამდელი და (ან) დიპლომისშემდგომი სწავლება.


ტრანსპორტირებისას სამედიცინო თანხლება
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია;

ამბულატორია დღის სტაციონარით;

პირველადი ჯან.დაცვის ცენტრი;

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	გადაუდებელი დახმარების ექიმი გადაუდებელი დახმარების ექთანი  


	მედიკამენტების ნაკრები:

სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები: 

ლარინგოსკოპის ნაკრები 
წნევის აპარატი ფონენდოსკოპით
თერმომეტრი 
კრამერის არტაშანი 
კანის ფანქარი
ატროპინის სულფ. 0.1%
ადრენალინი 0.18%
ანალგინი 50%
კეტანოვი 30მგ
დიკლობროუ 75მგ.
სუპრასტინი 2%
დოპამინი 4%
ეუფილინი 2.4%
კალციგლუკონატი 10%
ნოვოკაინი 0.5%
პრედნიზოლონი 25მგ.
დექსამეტაზონი 4მგ.
საინექციო წყალი 
პროზერინი 0.05%
გლუკოზა 40%
ფუროსემიდი 1%
კოფეინი 10%
ნატრიუმის ოქსიბუტირატი 20%
მაგნიუმის სულფატი 25%
ნიტრო
დიბაზოლი 1%
პაპავერინი 2%
ბარალგინი
ცერუკალი 
ჰეპარინი
დიცინონი
არდუანი 4მგ.
დიტილინი
ოქსიტოცინი 
კორვალოლი 25.მლ.
ლიდოკაინის აეროზოლი 10%
ლიდოკაინი 2%
ნიტრომინტის აეროზოლი
სალბუტამოლის აეროზოლი
პანტენოლის აეროზოლი 
ეთანოლის სპირტი 95%
ნიშადურის სპირტი 10%
ქლორგექსიდინი 0.5%
იოდინოლი
წყალბადის ზეჟანგი 3%
ნიტროგლიცერინი 
კლოფელინი 
ვალიდოლი
ასპირინი0.5გრ.
ნიფედიპინი 10მგ
ბარალგინი ტაბ
ნახსირი გააქტ. 0.25მგ
პარაცეტამოლი 0.5გრ.
რეგიდრონი 18.9
რენი
რინგერი 500.0
ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500.0
გადასასხმელი სისტემა ფილტ. 
გადასასხმელი სისტემა უფილტ. 
პერიფ. ვენის კათეტერი 20G
პერიფ. ვენის კათეტერი 24G
პერიფ. ვენის კათეტერი 16 
ლეიკოპლასტირი
ერთჯ. სკალპელი
ბაქტ. ლეიკოპლასტირი
ელასტ. ბინტი
ბინტი სტერ. 5X10
ბინტი არასტერ. 5X10
ბინტი სტერ. 7X14
ბინტი არასტერ. 7X14
ბამბა არასტ.
სტერილ. საფენი აბდომ. 7X8/5
სტერილ. საფენი 16X29/2
სტერ. ხელთათმანი 
არასტ. ხელთათმანი
კერვა 0.0
კერვა 4.0
ფოლეის კათეტერი 24ფრ.
ფოლეის კათეტერი 18ფრ.
ფოლეის კათეტერი 16ფრ.
შარდის მიმღები 1500.0
ნაზოგასტრალური ზონდი №14
შპრიცი ჰიპოდ. 60-50მლ
შპრიცი ჰიპოდ. 60მლ პლასტ.
შპრიცი ერთჯ. 2მლ
შპრიცი ერთჯ. 5მლ
შპრიცი ერთჯ. 10მლ
შპრიცი ერთჯ. 20მლ
შპრიცი ერთჯ. ინსულინის 
ენდოტრაქეალური მილი №9.0
ენდოტრაქეალური მილი №8.5
ენდოტრაქეალური მილი №7.0
შესახვევი საველე 
შესახვევი მასალა დამწ 4X4
მაკრატელი დიდი – პატარა
პირის გამღები
ენის დამჭერი
ნემს დამჭერი 
პინცეტი
ზაჟიმი
ტრიაჟის ბარათი
ამბუ – სხვად.ზომ ნიღაბით


	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	 
	პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირების დროს გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;



	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო; ბინაზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი; სამედიცინო სოციალური საავადმყოფო


	გადაუდებელი დახმარების ექიმი გადაუდებელი დახმარების ექთანი 


	სამედიცინო აპარატურა: გლუკომეტრი

მედიკამენტების ნაკრები და სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები იგივე რაც 

I დონეზე
	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	 გლუკომეტრია
	პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირების დროს გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;



	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო;

სპეციალიზირებული საავადმყოფო;

კლინიკური საავადმყოფო;

პოლიკნინიკა;

კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი;

ჰოსპიტალი;
	გადაუდებელი დახმარების ექიმი  გადაუდებელი დახმარების ექთანი  


	სამედიცინო აპარატურა: პულსოქსიმეტრი; გლუკომეტრი.

მედიკამენტების ნაკრები და სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები იგივე რაც I დონეზე
	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	გლუკომეტრია

პულსოქსიმეტრია
	პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირების დროს გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;



	IV
	სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი;

სპეციალიზირებული ცენტრი;

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	გადაუდებელი დახმარების ექიმი  გადაუდებელი დახმარების ექთანი  


	მედიკამენტების ნაკრები და სამედიცინო ინვენტარის ნაკრები იგივე რაც 

I დონეზე

სამედიცინო აპარატურა:

გლუკომეტრი

პულსოქსიმეტრი

პორტარტული მართვითი სუნთქვის აპარატი

პორტარტული მქაჩი (ელექტრო ან მექანიკური)

ჟანგბადის რეზერვუარი  მაღალი წნევის 5 ლ


	Z 51.8 დაუზუსტებელი სამედიცინო დახმარება
	გლუკომეტრია

პულსოქსიმეტრია
	პაციენტის სასიცოცხლო ფუნქციების მართვა;

პაციენტის ტრანსპორტირების დროს გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;
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	ჩამოთვლილი დაავადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების ამბულატორული მკურანლობა. 

	 
	 
	ექთანი
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –I, II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი) ან ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი  (სათაბაშირო)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I, II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა
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	II
	1. რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	კლინიკის  ხელმძღვანელი
	 
	საოპერაციო 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი
	 
	 
	 
	 
	 
	M00-M99, Q65-Q79, S00-S99, T00-T14
	A609, A627, A987, A359, A8003,  კლინიკური ანალიზები, ბიოქიმიური ანალიზები, კოაგულოგრამა, ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა, იმუნოლოგიური გამოკვლევა, ციტომორფოლოგია, ჰისტომორფოლოგია
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მკურანლობა და რეაბილიტაცია. 

	 
	 
	ექიმი რენტგენოლოგი
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაცია
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ანგიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი-კონსულტანტი-ხელშეკრულება)
	 
	სამედიცინო პერსონალის (ქირურგის) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ყბა-სახის ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი) ან ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან
	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელია რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპიგმომანომეტრი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ან/და მიკროქირურგიული ინსტრიმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (მობილური)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა,  ან/და ხელშეკრულება იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიის სამსახური
	 
	II, III ან IV დონის ანესთეზიოლოგიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	II, III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	II, III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (სუფთა, სათაბაშირო)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (ჩირქოვანი)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის განყოფილება
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის აგდასხმის კაბინეტი
	 
	სისხლის (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა და პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიო-ქიმია
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია
	 
	სეროლოგია გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია
	 
	მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის კაბინეტი
	 
	 რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური განყოფილება
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა II, III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა
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	III
	1. რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი
	 
	საოპერაციო (გეგმიური) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.სპეციალიზირებული საავადმყოფო
	პროფესორ-მასწავლებლები (ორთოპედ-ტრავმატოლოგი და ა.შ.)-იმ შემთხვევაში თუ კლინიკაში მიმდინარეობს სწავლება
	 
	 
	 
	 
	 
	M00-M99, Q65-Q79, S00-S99, T00-T14
	A609, A627, A987, A359, A8003, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფია, კლინიკური ანალიზები, ბიოქიმიური ანალიზები, კოაგულოგრამა, ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა, იმუნოლოგიური გამოკვლევა, ციტომორფოლოგია, ჰისტომორფოლოგია
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მკურანლობა და რეაბილიტაცია. პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობა

	 
	3.კლინიკური საავადმყოფო
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	4. ჰოსპიტალი
	ექიმი რენტგენოლოგი
	 
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	სამედიცინო პერსონალის (ქირურგის) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ანგიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი-კონსულტანტი-ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ყბა-სახის ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელია რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპიგმომანომეტრი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ან/და მიკროქირურგიული ინსტრიმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (საოპერაციო რენტგენის აპარატი, C რკალით, რენტგენოსკოპია, რენტგენოგრაფია)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა,  ან/და ხელშეკრულება იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო (სასწრაფო)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელი რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 სპიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიის სამსახური
	 
	III ან IV დონის ანესთეზიოლოგიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტოპერაციული დაკვირვების  პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც, ტემპერატურის ბლოკი 1ც.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, სრაციონარული, მართვადი სუნთქვით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –II, III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (სუფთა, სათაბაშირო)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (ჩირქოვანი)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის განყოფილება
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის აგდასხმის კაბინეტი
	 
	სისხლის (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა და პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები-10 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიო-ქიმია
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია
	 
	სეროლოგია გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია
	 
	მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის კაბინეტი
	 
	 რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური განყოფილება
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
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	1.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	კლინიკის (კათედრა) ხელმძღვანელი
	 
	საოპერაციო (გეგმიური) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.სპეციალიზირებული ცენტრი
	პროფესორ-მასწავლებლები (ორთოპედ-ტრავმატოლოგი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 
	 
	M00-M99, Q65-Q79, S00-S99, T00-T14
	A609, A627, A987, A359, A8003, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფია, კლინიკური ანალიზები, ბიოქიმიური ანალიზები, კოაგულოგრამა, ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა, იმუნოლოგიური გამოკვლევა, ციტომორფოლოგია, ჰისტომორფოლოგია
	ჩამოთვლილი დააცვადებების მქონე ავადმყოფთა დიაგნოსტიკა, მკურანლობა და რეაბილიტაცია. პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობა

	 
	3.უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი რენტგენოლოგი
	 
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების (მაგ.:სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში: სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, მაგ.: რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, სასუნთქი ნიღაბი: სხვადასხვა ზომის (მოზრდ./ პედიატრიული), ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება ინდივიდუალური საშუალებით, მაგ.: ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის).
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	სამედიცინო პერსონალის (ქირურგის) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ანგიოქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი-კონსულტანტი-ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ყბა-სახის ქირურგი-კონსულტანტი (ხელშეკრულება)
	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექთანი
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების, სამედიცინო აპარატურის სპეციალისტი, ტექნიკოსი
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელია რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპიგმომანომეტრი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული, ღია გულზე მანიპულაციის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ან/და მიკროქირურგიული ინსტრიმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რენტგენის აპარატი (საოპერაციო რენტგენის აპარატი, C რკალით, რენტგენოსკოპია, რენტგენოგრაფია)
	აუცილებელი, ლიცენზია – რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა,  ან/და ხელშეკრულება იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ქირურგია: ჩირქოვანი
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშხაპე
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელია რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 სპიგმომანომეტრი 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო (სასწრაფო)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის (/ქირურგი) მოსამზადებელი:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინა საოპერაციო:
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის)
	აუცილებელი რეზერვი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი:
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს: ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (მინ. 4 ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიის სკამი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (აკუმულიატორი) კვებით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საანასთეზიო აპარატი  (უნივერსალური: მოზრდილთა, მართვითი სუნთქვით, მრავალრეჟიმული (აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული:  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 3 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა), არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი – 1ც., ტემპერატურის ბლოკი – 1ც., ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც., სუნთქვის სიხშირის ბლოკი – 1ც., პულსი ბლოკი – 1ც., აღნიშნულის გარდა აუცილებელია, რომ დაწესებულებას გააჩნდეს: რეზერვი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა, (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი), ან/და მონიტორმა (მაგ.: დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 სპიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი (მონიტორით, სიქრონიზაციის რეჟიმით, მოზრდ./ პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი: ინფუზორი (/ინფუზომატი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო:(პერფუზორი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა: (ე.წ. ქირურგის გამადიდებელი სათვალე, ცივი სინათლის წყარო), ან/და მარტო ქირურგის გამადიდებელი სათვალე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა/ პედიატრიული, რეანიმატოლოგის ჩანთა: ხელოვნური სუნქვის აპარატი მექანიკური, სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომა), ამომქაჩი მექამიკური, ლარინგოსკოპი უნივერსალური (მოზრდ./ პედიატრიული), ენის დამჭერი და ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ინტუბაციისათვის (მოზრდ. /პედიატრიული, ნეონატალური,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპეციალიზებური ქირურგიული ნაკრები:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეიროქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი, ელიზაროვის აპარატი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტრავმატოლოგიური (/ორთოპედიული) ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე, მაგ.: ფიქსატორ(ებ)ი და სხვა კომპლექტები)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგიის სამსახური
	 
	IV დონის ანესთეზიოლოგიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტოპერაციული დაკვირვების  პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც, ტემპერატურის ბლოკი 1ც.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, სრაციონარული, მართვადი სუნთქვით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სტომატოლოგიური კაბინეტი (სტომატოლოგია, ყბასახის ქირურგია):
	 
	IV დონის სტომატოლოგიური განყოფილება შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია სტომატოლოგია (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება IVდონის სტომატოლოგიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ყბა-სახის ქირურგია
	 
	IV დონის ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილება შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელია ლიცენზია ყბა-სახის ქირურგია (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება IV დონის ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	დიაგნოსტიკა
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის რენტგენოლოგიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რენტგენოლოგიურ განყოფილებასთან იგივე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია:
	 
	III ან IV დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი:
	 
	III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	ლიცენზია –III ან IV დონის ბირთვულ-მაგნიტურ- რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახური:
	 
	III ან IV დონის ენდოსკოპიური სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ენდოსკოპია, ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ენდოსკოპიურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკი:
	 
	III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკა-ალტერნატიულ შემთხვევაში დასაშვებია ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (სუფთა, სათაბაშირო)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	შესახვევი (ჩირქოვანი)
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა, პედიატრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი სტაციონარული: ჭერის/კედლის (რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართზე,)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური: მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები, პოლიკლინიკური, მცირე საოპერაციო კომპლექტი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მპრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინჰალატორი (სამკურნალო საშუალების სასუნთქ გზებში შეყვანის შესაძლებლობით)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ამომქაჩი (თერაპიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების მაგიდა (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ინტენსიური დაკვირვების პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მონიტორი, ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა (მოზრდ./ პედიატრიული):  ეკგ ბლოკი – 1ც.  არაინვაზიური სისხლის წნევის ბლოკი 1ც
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო აირების მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ალტერნატიულ შემთხვევაში ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი (სხვადასხვა ზომის) მოზრდ./ პედიატრიული))
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 პალატა პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე):
	 
	ვენტილაციის, ჰათბობისა და კონდიცირების სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	იმფუზომატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი დას ა.შ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)-2 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინის განყოფილება
	 
	კრიტიკული მედიცინის სამსახური (სრული აღჭურვილობა –IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (სრული აღჭურვილობა – სამედიცინო საქმიანობის დონის შესაბამისად), ან/და ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სისხლის აგდასხმის კაბინეტი
	 
	სისხლის (/სისხლის პრეპარატები) შესანახი მაცივარი (3-4 გარადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასხლისა და პლაზმის შესანახი მაცივარი (უარყოფითი ტემპერატურა 18 გრადუსი)
	აუცილებელი, ლიცენზია კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაზე, ხელშეკრულება – საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექსპრეს ლაბორატორია:
	 
	ელექტროლიტების გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლში გაზების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის გამოსაკვლევი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის ჯგუფობრივი და რეზუს-კუთვნილების გამოსაკვლევი მოწყობილობა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გლუკომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფოტოელექტროკოლორიმეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პანჩენკოს შტატივი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფორმულის დასათვლელი აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტიფუგა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბინოკულარული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარების კომპლექტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პიპეტები-10 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული გამოკვლევები:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკა
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიო-ქიმია
	 
	ბიო-ქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიო-ქიმიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგია
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგია
	 
	სეროლოგია გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგია
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგია
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა
	 
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	მიკრობიოლოგია
	 
	მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევვაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაციის კაბინეტი
	 
	 რებილიტაციური მკურნალობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციურ განყოფილებასთან იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათოლოგ-ანატომიური განყოფილება
	 
	პათოლოგ-ანატომიური საქმიანობა (სრული აღჭურვილობა III ან IV დონის შესაბამისად)
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათ. ანატომიურ განყოფილებასთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	 
	სრული აღჭურვილობა, შესაბამისი დონის სამედიცინო დაწესებულების (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან იმავე მისამართზე) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, ან/და ცენტრალური სამრეცხაო:
	 
	სრული ღჭურვილობა შესაბამისი დონის სამრეცხაო სამსახურის უზრუნველსაყოფად
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	II
	ყველა ტიპის დაწესებულება (გარდა მე-4, მე-5, მე-7 ტიპისა)
	ექიმი ექოსკოპისტი, მედდა
	სკამი, მაგიდა,ტახტი, ექოსკოპიის პორტატული

აპარატი- სი შემადგენელი ნაწილებით
	ყველა შესაძლო ნოზოლოია
	მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის ფარისებური და სარძევე ჯირკვლების გამოკვლევა.
	მე-6 პუნქტში აღწერილი კვლევების შედეგად გამოვლენილი პათოოგიის შემთხვევაში მკურნალობის სწორიტაქტიკის გნსაზღვრა და გაგზვნა სპეციალიზირებულ კლინიკაში.

	III
	ყველა ტიპის დაწესებულება (გარდა მე-15, მე-16, 23-ე, ტიპისა)


	ექიმი ექოსკოპისტი, მედდა.


	ექოსკოპიის კაბინეტი, აპარატურა, 


	ყველა შესაძლო ნოზოლოია


	მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის ფარისებური და სარძევე ჯირკვლების გამოკვლევა. სადიაგნოსტიკო პუნქციების წარმოება


	მე-6 პუნქტში აღწერილი კვლევების შედეგად გამოვლენილი პათოოგიის შემთხვევაში მკურნალობის სწორიტაქტიკის გნსაზღვრა და გაგზვნა სპეციალიზირებულ კლინიკაში.



	IV
	ყველა ტიპის დაწესებულება (გარდა მე-5, მე-6, ტიპისა)
	ექიმი ექოსკოპისტი, კარდიოლოგი, ანგიოლოგი, მედდა.


	ექოსკოპიური კვლევის და სპეციალიზირებული განყოფილებები


	ყვლა შესაძლო ნოზლოგია


	მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის ფარისებური და სარძევე ჯირკვლების გამოკვლევა. სადიაგნოსტიკო პუნქციების წარმოება
	მე-6 პუნქტში აღწერილი კვლევების შედეგად გამოვლენილი პათოოგიის შემთხვევაში მკურნალობის სწორიტაქტიკის გნსაზღვრა და გაგზვნა სპეციალიზირებულ კლინიკაში.




უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულების 

(განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა



	III


	ყველა ჩამოთვლილი სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებაში (გარდა I ჯგუფის აფთიაქისა; ფარმ. ბაზისა; სანატორიუმ–პროფილაქტორიუმისა; სანატორიუმისა)
	ზოგადი პროფილის ექიმი;

ექიმი– სპეციალისტი; ექიმი–სპეციალისტი პედაგოგიური გამოცდილებით

სერტიფიცირებული კადრი


	თვალსაჩინოება (პლაკატები, მულაჟები, კოპიუტერული ტექნიკა), კოდში მითითებული პროცედურა
	----------
	---------
	სამედიცინო პრაქტიკული და პედაგოგიური საქმიანობა


უროლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)
	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	ექიმი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

ფოლეის კათეტერი №14-18 


	N13  N20  N21  N22  N23  N44
	–
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე ფორმების პირველადი დიაგნოსტიკა და პირველადი დახმარება
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	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით 

სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

.ექოსკოპიური დანადგარი 

.მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური დანადგარი
ცისტოსკოპიის  კაბინეტი
მცირე ქირურგიული კომპ
ლაბორატორია:

იმუნოლოგიური
ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  S37.1,  S37.2,  S37.3,  S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N10,  N17,  N21.0,  N21.1,  N23,  N30,  N31,  N36.2,  N43,  N44,  N47,  Q53,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A15,  A16,  A17,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A106,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A336,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე ფორმების პირველადი დიაგნოსტიკა, მსუბუქი ფორმების მკურნალობა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების პირველადი დახმარება, ქრონიკული დაავადების მონიტორინგი. 
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	III
	რეგიონალური (ქალაქის) საავადმყოფო
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით 

სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური დანადგარი
ცისტოსკოპიის კაბინეტი
დიდი ქირურგიული 

კომპლექტი 

ლაბორატორია:

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A106,  A112,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A335,  A336,  A346,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A559,  A561,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადების მართვა. 

	III
	სპეციალიზირე-ბული საავადმყოფო
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ. ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური დანადგარი
ცისტოსკოპიის კაბინეტი
დიდი ქირურგიული 

კომპლექტი
ლაბორატორია:

იმუნოლოგიური
ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A106,  A112,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A335,  A336,  A346,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A559,  A561,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადების მართვა. 

	III
	კლინიკური საავადმყოფო
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

.ექოსკოპიური დანადგარი 

.მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური    დანადგარი
ცისტოსკოპიის კაბინეტი
დიდი ქირურგიული კომპლექტი 

ლაბორატორია:

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A106,  A112,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A335,  A336,  A346,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A559,  A561,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადების მართვა. 
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	III
	პოლიკლინიკა
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

.მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური დანადგარი
ლაბორატორია:

ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A105,  A121,  A132,  A140,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A359,  A360,  A364,  A564.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, არამწვავე შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მართვა, ქრონიკული დაავადების მონიტორინგი და მართვა. 

	III
	ჰოსპიტალი
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

.ექოსკოპიური დანადგარი 

.მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური 

დანადგარი
ცისტოსკოპიის კაბინეტი
დიდი ქირურგიული 

კომპლექტი 

ლაბორატორია:

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A106,  A112,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A335,  A336,  A346,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A559,  A561,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი და საშუალო ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა, ქრონიკული დაავადების მართვა. 

	III
	კლინიკო–
დიაგნოსტიკური ცენტრი
	ექიმი-უროლოგი
-კონსულტანტი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
რენტგენის კაბინეტი
ექოსკოპიური 

დანადგარი
ცისტოსკოპიის კაბინეტი
უროდინამიკური კვლევის კაბინეტი
ბმრ 

კომპიუტერული  

ტომოგრაფი
ლაბორატორია:

გენეტიკის 

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	S36.8,  S37.0,  37.1,  S37.2,  S37.3,    S37.8,  S38.0,  S38.2,  N00,  N02,  N04,  N10,  N13.0,  N13.1,  N13.2,  N13.3,  N13.4,  N13.6,  N15.1,  N17,  N20,  N21.0,  N21.1,  N23,  N28.8,  N30,  N31,  N32.3,  N36.2,  N39.0,  N40,  N43,  N44,  N47,  Q53,  Q60,  Q61,  Q62.0,  Q63,  R33,  I86.1,  
	A2,  A13,  A14,  A15,  A16,  A17,  A23,  A24,  A25,  A26,  A28,  A29,  A30,  A34,  A43,  A66,  A67,  A77,  A91,  A105,  A112,  A121,  A132,  A140,  A150,  A176,  A185,  A235,  A236,  A237,  A332,  A334,  A335,  A336,  A346,  A359,  A360,  A364,  A409,  A498,  A555,  A558,  A559,  A561,  A562,  A564,  A1128.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	IV
	სპეციალიზებუ-ლი ს/კ ინსტიტუტი
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
კაბინეტები:

რენტგენის 

ექოსკოპიური
ცისტოსკოპიის 

ჰემოდიალიზის 

ლითოტრიფსიის
უროდინამიკური კვლევის
ბმრ
კომპიუტერული 

ტომოგრაფი
ლაბორატორია:

გენეტიკის
იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	ყველა უროლოგიური დაავადება
	ყველა უროლოგიური გამოკვლევა
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა და მკურნალობა, ქრონიკული დაავადების მართვა და მკურნალობა. 

	IV
	სპეციალიზებუ-ლი ცენტრი
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
კაბინეტები:

რენტგენის 

ექოსკოპიური 

ცისტოსკოპიის 

ჰემოდიალიზის 

ლითოტრიფსიის
უროდინამიკური 

კვლევის
ბმრ
კომპიუტერული 

ტომოგრაფი
ლაბორატორია:

გენეტიკის 

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	ყველა უროლოგიური დაავადება
	ყველა უროლოგიური გამოკვლევა
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა და მკურნალობა, ქრონიკული დაავადების მართვა და მკურნალობა. 

	IV
	სახელმწიფო
უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა
	ექიმი-უროლოგი
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

მცირე ქირურგიული კომპლექტი
კაბინეტები:

რენტგენის 

ექოსკოპიური
ცისტოსკოპიის 

ჰემოდიალიზის 

ლითოტრიფსიის 

უროდინამიკური კვლევის
ბმრ 

კომპიუტერული 

ტომოგრაფი
ლაბორატორია:

გენეტიკის 

იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიური 
	ყველა უროლოგიური დაავადება
	ყველა უროლოგიური გამოკვლევა
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარება, მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმების ყველა შემთხვევის მკურნალობა, რთული სადიაგნოსტიკო და მძიმე შემთხვევების პირველადი მართვა და მკურნალობა, ქრონიკული დაავადების მართვა და მკურნალობა. 


უროლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Aამბულატორია და საუბნო საავადმყოფო

	ქირურგი 

მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

.მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
.მცირე ქირურგიული კომპლექტი 
	N30

N 34

N 45

N 23

N 48.1

N 47
	A-2

A-34

A-66

A-67

A-105

A-132
	ჩამოთვლილ დაავადებების პირველადი დიაგნოსტიკა და პირველი სამედიცინო დახმარების გაწევა:შარდის ევაკუაცია კათეტერით, ჭრილობის პირველადი დამუშავება, მედიკამენტური მკურნალობის  დანიშვნა გაურთულებიულ შემთხვევებში.

.მეთვალყურეობა სპეციალიზირებულ დაწესებულებათა მიერ დანიშნულ მკურნალობაზე.


	  1
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	2.
	.რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო   


	.ბავშვთა ქირურგი 

ან
ზოგადი ქირურგი 

მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

.მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

.ექოსკოპიური დანადგარი 

.მცირე ქირურგიული კომპლექტი 

.ბიოქიმიური ლაბორატორია 


	  N44

  N23

N 30

N 34

N 35.9

N 45

N 48.1

N 47


	A-2

A-24

A-34

A-66

A-67 

A-105

A-132

ურეთრიდან გამონადენის მიკროსკოპია და ბაქტერიოლოგია
	.ბავშვთა მწვავე  უროლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა, გადაუდებელი დახმარების გაწევა, თირკმლის ჭვალის მოხსნა, გარეთა სასქესო ორგანოების ღია და დახურული ჭრილობების დამუშავება.

.ანტიბაქტერიალური მკურნალობა შარდსასქესო ორგანოების იოლი ანთებითი პროცესების დროს.



	3.
	ბავშვთა პოლოკლინიკა
	ბავშვთა უროლოგი 

მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი
.მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
.რენტგენის კაბინეტი 

.ექოსკოპიური დანადგარი
.ბიოქიმიური ლაბორატორია 


	   NN23

N 30

N 45

N 34

N 10

N 48.1

N 47
	AA-2

AA-24

AA-34

AA-66

AA-67 

AA-105

AA-132 
	.სავარაუდო დიაგნოზის დასმა და სათანადო მკურნალობის დანიშვნა გადაუდებელ შემთხვევებში;  შარდის ევაკუაცია კათეტერით; მწვავე ცისტიტის, ორქიტის, ურეთრიტის, ბალანოპოსტიტის, პიელონეფრიტის იოლი ფორმების მკურნალობა;

.ფორმა N27 -–ის მიხედვით დანიშნულ მკურნალობაზე მეთვალყურეობა


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	რეგიონალური, სპეციალიზირებული და კლინიკური საავადმყოფო
	ბავშვთა უროლოგი 

მედდა 
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

.მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
.რენტგენის კაბინეტი
.ექოსკოპიური დანადგარი
.დიდი ქირურგიული კომპლექტი 

.ბიოქიმიური ლაბორატორია
დიაფონოსკოპი
	  N 15.1

     N 44

   Q53

   N43

   N23

  N23

  N37

   N44

  Q53

  N43Q
S37.0

S 37.1

S 37.2

S 37.3

S 38.0

S 38.2
	A-2

A-13

A-15

A-16

A-17 

A-24

A-25

A 26

A 28

A 29

A 30

A 34

A 43

A 66

A 67

A 77

A 105

A 121

A 176

A 185

A 235

A 237

A 358

A 359

A 346

A 409

A 562

A 564

A 332

A 555 
	Eქიმ-უროლოგს უნდა შეეძლოს შარდ-სასქესო ორგანოების ტიპიური ოპერაციების, ცისტოსკოპიის და აღმავალი პიელოგრაფიის წარმოება. სტაციონარში უნდა კეთდებოდეს ურეთრიდან გამონადენის მიკროსკოპია და ბაქტერეოლოგია, გორგლოვანი ფილტრაცია, მილაკოვანი რეაბსორბცია

	 4.
	.სპეციალიზირებული ს/კ ინსტიტუტი;     

.სპეციალიზირებული ცენტრი;

.უნივერსიტეტის კლინიკა
	ბავშვთა უროლოგიური განყოფილება საწოლზე
ექიმი
მედდა
	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენ​დოსკოპი სფიგ​მო​მა​ნო​მეტ​რი სასწორი სი​მაღ​​ლისმზომით შპა​დე​ლები (ერ​თჯე​რა​დი) ან ლითონის 

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერ​მო​მეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერ​თჯე​რადი) ან ლითონის თეთრეულის კომ​პლექ​ტი საბანი სასწორი სი​მაღლისმზომით სა​თ​ბუ​რი ოყნა ი/ვ გა​დას​ხმის სისტემის შტა​ტი​ვი 

მაგიდა სკამი მიკროს​კოპი თერმომეტრი ცენ​ტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცი​​ვარი ამწოვი კარადა
რენტგენის კაბინეტი 

ექოსკოპიური დანადგარი 

ცისტოსკოპიის კაბინეტი 

ჰემოდიალიზის კაბინეტი 

ლითოტრიფსიის კაბინეტი 

უროდინამიური კვლევის კაბინეტი 

ბმრ 

კომპიუტერული ტომოგრაფი 

გენეტიკის ლაბორატორია 

იმუნოლოგიური ლაბორატორია 

ბიოქიმიური ლაბორატორია

	S38.0

S37.8

S 38.2

S 37.0

S 37.1

S 37.2

S 37.3

S 37.0

N  13.7

N 20

N 13.9

N 44

N 21

N 31

N 35

N 13.0

N 43

N 21

N 15.1

Q 62.3

Q 64.2

Q 53

Q 54

Q 64

Q 62

Q 64.6

C65

C64

186.1


	A-2

A-13

A-15

A-16

A-17 

A-24 

A-25  

A-26

A-28

A-29

A-30

A-34 

A-43 

A-66 

A-67

A-77

A-105

A-106

A-121

A-176

A-185

A-235

A-237

A-358

A-359

A-346

A-409

A-555

A-562

A-564

A-332


	.ექიმი-უროლოგი უნდა ფლობდეს კვლევის და ქირურგიული მკურნალობის მეთოდებს, რომლებიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს; 

.მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული ენდოუროლოგიური მკურნალობის მეთოდები; 

.უროლოგიური დაავადებების პრენატალური და ანტენატალური დიაგნოსტიკა და მათი ქირურგიული მკურნალობა ახალშობილობის პერიოდში. სტაციონარში უნდა კეთდებოდეს ურეთრიდან გამანადენის მიკტოსკოპია და ბქტერიოლოგია, გორგლოვანი ფილტრაცია და მილაკოვანი რეაბსორბცია მარილოვანი ცვლა და გორმონალური კვლევა


ფიტოთერაპია

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	I
II
III
IV
	ამბულატორია
ამბულატორია
დღის
სტაციონარით,

საუბნო საავადმყოფო
რაიონული
(ქალაქის)

საავადმყოფო
რეგიონალური
(რესპუბლიკური)

საავადმყოფო
სპეციალიზირებული
საავადმყოფო,

კლინიკური საავადმყოფო,

დისპანსერი,

პოლიკლინიკა,

ქალთა კონსულტაცია,

ჰოსპიტალი, კლინიკო-დიაგნოსტიკური სანატორიუმი, სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო,

საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, 

სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი.

უნივერსიტეტის (აკადემიის)კლინიკა
	უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე სპეციალისტი (სპეციალობით `შინაგანი საქმე~, `პედიაქტრია~ `სტომატოლოგია~), რომელსაც აქვს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გაცემული სერტიფიკატი ფიტოთერაპიის დარგში
ექთანი
	ამწოვი კარადა, ლაბორატორიული მაგიდა, აპარატებისა და ხელსაწყოების მაგიდა, ანალიტიკური სასწორის მაგიდა, ლაბორატორიული სკამი საზურგით, წიგნების კარადა, ჭურჭლის კარადა, მცენარეული საშუალებების შესანახი კარადა, მაცივარი, რკინის სეიფი.
	B35-B37, B369, B65-B83, E05, E10-E14, E65-E68, F40 1, G43, G47, G53, G54, E05, E65-E68, I10, I50 0, I70, I89 8, I80, I83, I84, I84 5, J31 0, J31 1, J31 2, J32, J35 0, J37, J41 0, J42, J84 1, J10, K05 1, K05 4,  K12, K20, K25, K26, K29, K30, K50-K52, K73, K80, K81, K83, L02, L03, L08 0, L20-L22, L24, L28, L55, L55 1, L60, L63, L68, L70 0, L84, L40, L42, L81 2, L89, M06, M10, M13, M15-M19, M20, M659, M719, M91, M92, O924, N30, N34, N70-N77, N92 0, N92 4, N95, N86, N76 4, R61, R14, R63 0, T14 0, T20, T25, T03 2, T03 3, T33, T29 1, A46. 
	A61, A39 0, A10 2, A2, A67, A119, A997, A357, A106, A55, A54, A58, A121, A72, A51, A37, A86, A49 0, A105, A70, A162, A24, A3, A, A41, A108, A100, A109, A66, A688, A50, A64, A376, A295, A985, A176, A15, A69, A354, A205, A33, A129, A78, A204. 
	მეხუთე სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა LL845 გართულების გარეშე. 


ფიზიოთერაპია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონალური დახმარებისათვის)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	 ექიმი ფიზიოთერაპევტი

 ექთანი


	ფიზიოთერაპიული აპარატები:

ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის;

უი-დასხივების; უმს-თერაპიის;

საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი;

ტუმბო; ტახტი;
	G 50; K04.0; M10; M13.1; M16-M19; M54.2-M54-6; M60; M70-M70.1

S04.5

S23.3-S23.4
	A66;

A176;

A57; A58;

A63; A64;

A490.
	დაავადებების მსუბუქი ფორმების მკურნალობა

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო

სამედიცინო-სოციალური დაწესებულება სტაციონარით 
	ექიმი ფიზიოთერაპევტი  

მედდა;

სანიტარი
	50-70 საწოლზე ფიზიოთერაპიული კაბინეტი შედგება 2 მომიჯნავე ოთახისაგან;

1) ელექტრო და სინათლით თერაპიისათვის

2) სითბური თერაპიისათვის:

პარაფინ და ოზოკერიტო თერაპია 150-200 საწოლზე ემატება საინჰალაციო ოთახი. 

ფიზიოთერაპიული აპარატები:

    
	G50.0; G51.0

G54-G54.4;

F48;

F00-F04;

F20; K29
	A66;

A176;

A70; A57; A58; A63; A64; A490
	 დაავადებების მწვავე და ქრონიკული ფორმების მკურნალობა.

ამა თუ იმ ფიზიკური ფაქტორებით ჩარევის მიმართ უკუჩვენების დადგენა

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

ჰოსპიტალი

მრავალპროფილიანი დისპანსერი (სტაციონარით)

კლინიკური საავადმყოფო
	 ექიმი ფიზიოთერაპევტი 

მედდა 

 სანიტარი
	ფიზიოტერაპიული აპარატები: ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის; ამპლიპულსთერაპიის; ადგილობრივი დირსონვალიზაციის;უი-დასხივების; უმს-თერაპიის (პორტატული) უმს თერაპიის (სტაციონარული); ელექტრომაგნიტური ველების; მაგნიტოთერაპიის; ულტრაბგერითი თერაპიის;  საინჰალაციო აპარატი; საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი; საინჰალაციო ბუნიკების სტერილიზატორი; პარაფინის სადნობი; ტუმბო; ტახტი;

ოთახები: ელექტრო და სითბური თერაპიისათვის; ინჰალაციის; ელექტროძილის; უმს-თერაპიის და ელექტრო-მაგნიტური ველების სტაციონარული აპარატებისათვის ეკრანიზირებული კაბინები.

სააბაზანო  ოთახი
	A46; G44.1-G44.3;

G46.0-G46.2;

G50; G51;

G54-G54.4;

G60-G62; G80; F48.0;

H60; Y69;-Y70; Y80; F00; F17; F20; 

K29-K30;

L63; M41-M42; M54; N30; N41; N70; S53; T28.
	A66;

A121; A176;

A57; A58; A70;

A63; A64;

A490.
	დაავადებების მკურნალობა დაავადების ფრომისა და მიმდინარეობის სტადიის შესაბამისად, ფიზიკური ფაქტორებით დიფერენცირებული მკურნალობის დანიშვნა.

ელექტროსტიმულაციის ჩატარება. ამა თუ იმ ფიზ. ფაქტორის მიმართ უკუჩვენების დადგენა.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	III
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	 ექიმი ფიზიოთერაპევტი 

 მედდა 

 სანიტარი
	ფიზიოთერაპიული აპარატები: ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის; ამპლიპულსთერაპიის; ადგილობრივი დირსონვალიზაციის;უი-დასხივების; უმს-თერაპიის (პორტატული) უმს თერაპიის (სტაციონარული); ელექტრომაგნიტური ველების; მაგნიტოთერაპიის; ულტრაბგერითი თერაპიის; ელექტროდიაგნო-სტიკსა და ელექტრო სტიმულაციის; საინჰალაციო აპარატი; საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი; საინჰალაციო ბუნიკების სტერილიზატორი; პარაფინის სადნობი; ტუმბო; ტახტი; 

ოთახები: ელექტრო და სითბური თერაპიისათვის; ინჰალაციის, ელ. ძილის, ელექტრო- მაგნიტური ველების სტაციონარული აპარატებისათვის ეკრნიზირებული კაბინები;

სააბაზანო ოთახი
	A46; G44.1-G44.3;

G46.0-G46.2;

G50; G51;

G54-G54.4;

G60-G62; G80; F48.0;

H60; Y69; Y70; Y80; F00; F17; F20; 

K29; K30;

L63; M41-M42; M54; N30; N41; N70; S03; S04; S13-S15; S20; S33; S40; S53; S60; S70; S80; S82.
	A66;

A121; A176; A295;

A57; A58; 

A63; A64; A70;

A490; A8042; A97; A96; A165.
	დაავადებების მკურნალობა; დაავადების ფრომისა და მიმდინარეობის შესაბამისად, ფიზიკური ფაქტორებით დიფერენცირებული მკურნალობის დანიშვნა. საჭიროების შემთხვევაში მაღალკვალიფიციური ექიმ-ფიოზიოთერაპევტის საკონსულტაციოდ მოწვევის გადაწყვეტა.

ელექტროსტიმულაციის პროცედურის ჩატარება ელექტროსტიმულაციის აპარატით. ამა თუ იმ ფიზიკურ ფაქტორთა მიმართ უკუჩვენების დადგენა.

	III
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	 ექიმი ფიზიოთერაპევტი  
 მედდა 

 სანიტარი
	საავადმყოფოს პროფილის (სპეციალიზაციის) შესაბამისი ფიზიოაპარატურა.
	საავადმყოფოს სპეციალიზაციის მიხედვით
	A66;

A121; 

A176;

დაემატება გამოკვლევები სპეციალიზაციის მიხედვით
	დაავადებების მკურნალობა დაავადების ფრომისა და მიმდინარეობის სტადიის შესაბამისად, ფიზიკური ფაქტორებით დიფერენცირებული მკურნალობის დანიშვნა.

ამა თუ იმ ფიზიკური ფაქტორის მიმართ უკუჩვენების დადგენა.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სპეციალიზებული კაბინეტი.
	 ექიმი-

ფიზიოთერაპევტი 

 ექთანი

 სანიტარი
	კაბინეტის შესაბამისი ფიზიოაპარატურა


	კაბინეტის სპეციალიზაციის მიხედვით
	კაბინეტის სპეციალიზაციის  მიხედვით
	სპეციალიზაციის შესაბამისი დაავადებებოს მკურნალობა ფიზიკური ფაქტორებით; დაავადების ფორმისა და სტადიის მიხედვით დიფერენცირებული ოპტიმალური მკურნალობის შერჩევა; ფიზიკური ფაქტორების მიმართ უკუჩვენებების დადგენა

	III
	პოლიკლინიკა
	 ექიმი-

ფიზიოთერაპევტი 

 მედდა

 სანიტარი
	აპარატები:

ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის;

ამპლიპულსთერაპიის; ადგილობრივი დასხივების; უი-დასხივების;

უმს-თერაპიის; ულტრაბგერითი თერაპიის;

მაგნიტოთერაპიის; საინჰალაციო აპარატი;

სტერილიზატორი;

საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი.


	A46; G50; G51; G54-G54.4; F48; F51; H40; H60; Y69; Y73; Y80; Y89; F00; F20; F30; K29; K30; K81; L63; M42; M54; N30; N70.
	A66; A121; A176; A63; A64; A57; A490; A163.
	დაავადებების მკურნალობა; დაავადებების ფორმისა და სდატიის შესაბამისად ფიზიკური ფაქტორებით დიფერენცირებული მკურნალობის შერჩევა.

ფიზიკური ფაქტორების გამოყენების უკუჩვენების დადგენა.

	III
	სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო
	ექიმი-

ფიზიოთერაპევტი. 

მედდა

სანიტარი
	ფიზიოტერაპიული აპარატები: ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის; ამპლიპულსთერაპიის; ადგილობრივი დირსონვალიზაციის;უი-დასხივების; უმს-თერაპიის (პორტატული) უმს თერაპიის (სტაციონარული); ელექტრომაგნიტური ველების; მაგნიტოთერაპიის; ულტრაბგერითი თერაპიის; ელექტროდიაგნო-სტიკსა და ელექტრო სტიმულაციის; საინჰალაციო აპარატი; საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი; საინჰალაციო ბუნიკების სტერილიზატორი; პარაფინის სადნობი; ტუმბო; ტახტი;

აბაზანები (ბუნებრივი ან ხელოვნური წყლით).


	G54.6; G55.2; G60; G71.0; G77; G80; G46; G46.2; G36.4; G81; G81.1; G82; Y60; Y63; Y69; Y70; M24.5; M41; M42; M47; M48; M54; M80; M83.
	A66; A121; A176; A57; A58; A64; A490; A98; A96; A165; A115; A329.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების ქრონიკული სტადიის აღდგენითი მკურნალობა; დაავადების ფორმისა და ნარჩენი მოვლენების გათვალისწინებით შესაბამისი ფიზიოთერაპიული პროცედურის შერჩევა.

ელექტრო დიაგნოსტიკის ჩატარება.

ამა თუ იმ ფიზიკური ფაქტორის მიმართ უკუჩვენების დადგენა.


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სამკურნალო ფიზკულტურის და სპორტული მედიცინის ცენტრი
	 ექიმი ფიზიოთერაპევტი

 მედდა

 სანიტარი
	აპარატები:

ელექტრო ფორეზის; დიადინამოთერაპიის;

ამპილიპულსთერაპიის; ელექტრო სტიმულაციის;  მაგნიტოთერაპიის;

ულტრაბგერითი თერაპიის;

უმს-თერაპიის (პორტატული);

უმს-თერაპიის (სტაციონარული);

უი-დასხივების;

პარაფინის სადნობი;

საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი;

ემატება ოთახი შხაპებისათვის.


	Y80; Y83; M23; M24.2; M24.3; M24.5; M25; M42; M47; M51; M54; M60; M65; M67; M75; M77; S03; S04; S13; S15; S20; S53; S60; S70; S80; S83; S93.
	A66; A121; A945; A176; A58; A57; A63; A64; A490; A165; A115.
	დაავადებების მკურნალობის დიფერენცირებულად დაავადებების ფორმისა და სდატიის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში მაღალ-კვალიფიციური ექიმ ფიზიოთერაპევტის საკონსულტაციოდ მოწვევის გადაწყვეტა.

ელექტრო სტიმულაციის პროცედურის ჩატარება.

ამა თუ იმ ფიზიკური ფაქტორის მიმართ უკუჩვენების დადგენა.

	IV
	სპეციალიზებული კვლევითი ინსტიტუტი.

სპეციალიზებული

ცენტრი.

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ექიმი-

ფიზიოთერაპევტი

მედდა

სანიტარი
	ფიზიოტერაპიული აპარატები: ელექტროფორეზის; დიადინამოთერაპიის; ამპლიპულსთერაპიის; ადგილობრივი დირსონვალიზაციის;უი-დასხივების; უმს-თერაპიის (პორტატული) უმს თერაპიის (სტაციონარული); ელექტრომაგნიტური ველების; მაგნიტოთერაპიის; ულტრაბგერითი თერაპიის; ლაზერის და უკიდურესად მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველის აპარატი;  საინჰალაციო აპარატი; საფენების სასტერილიზაციო ჭურჭელი; საინჰალაციო ბუნიკების სტერილიზატორი; პარაფინის სადნობი; ტუმბო; ტახტი;. 


	ყველა სისტემის დაავადებები – მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკულ სტადიაში.

გამონაკლისია ის ავადმყოფები, რომელთაც აღენიშნებათ უკუჩვენებები ფიზიოთერაპიული ჩარევის მიმართ.
	A66; 

A121; 

A945;

A176; A295.

დანარჩენი გამოკვლევები ჩვენებების მიხედვით. 
	დაავადებების ფორმებისა და მიმდინარეობის მიხედვით ფიზიკური ფაქტორებით დიფერენცირებულ მკურნალობის ჩატარება.

ელექტროსტიმულაციის, ლაზეროთერაპიის და უკიდურესად მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველებით პროცედურის ჩატარება.

ამა თუ იმ ფიზიკური ფაქტორს მიმართ უკუჩვენების დადგენა.


ფსიქიატრია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო– ტექნიკური აღჭურვილობა  
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	ფსიქიატრიული

ამბულატორიული

კაბინეტი
	ექიმი ფსიქიატრი

მედდა


	მაგიდა 

სკამი 
	F00-F99
	A66

A67

VD

A714
	 დადგენილი  ფსიქიატრიული დიაგნოსის მქონე პაციენტთა ამბულატორიული მკურნალობა.

ქრონიკულად მიმდინარე ფსიქიკურ დაავადებათა მართვა.

	III
	ფსიქიატრიული

ამბულატორიული

დისპანსერი
	ექიმი ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 
	F00-F99
	A66

A67

VD

A714
	დადგენილი ფსიქიატრიული დიაგნოზის მქონე პაციენტთა ამბულატორიული მკურნალობა.

პირველადი დიაგნოსტიკა.

ქრონიკულად მიმდინარე ფსიქიკურ დაავადებათა მართვა.



	III
	ფსიქიატრიული

დღე

სტაციონარი
	ექიმი ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა

სკამი 

საწოლი 

ტუმბო 

თეთრეულის კომპლექტი 

საბანი 
	F00-F99
	A66

A67

A1035

A458

A246
	დადგენილი ფსიქიკური დიაგნოზით მქონე პაციენტთა მკურნალობა დღის რეჟიმით.

პირველადი დიაგნოსტიკა.

გამწვავებით მიმდინარე ქრონიკულ ფსიქიკურ დაავადების მქონე პაციენტთა მკურნალობა.

	III
	ფსიქიატრიული

სტაციონარი
	ექიმი ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 

საწოლი 

ტუმბო 

თეთრეულის კომპლექტი 

საბანი 
	F00-F99
	A66    A67   A1035

A176  A609

A458   A246
	დადგენილი ფსიქიატრიული დიაგნოზის მქონე პაციენტთა სტაციონარული მკურნალობა.

პირველადი დიაგნოსტიკა.



	III
	იძულებითი მკურნალობა

ფსიქიატრიული

სტაციონარი
	ექიმი ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 

საწოლი 

ტუმბო 

თეთრეულის კომპლექტი 

საბანი 
	F00-F99
	A66    A67   A1035

A176  A609

A458   A246
	იმ ფსიქიკურად დაავადებულთა მკურნალობა, რომელთაც ჩადენილი აქვთ მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.



	III
	ბავშვთა ფსიქიატრიული

კაბინეტი
	ბავშვთა ფსიქიატრი

მედდა
	მაგიდა 

საწოლი 
	F90-98

F80-89

F99
	A66   A67

VD    A714
	დადგენილი ფსიქიატრიული დიაგნოზის მქონე ბავშვთა ამბულატორიული მკურნალობა.



	III
	ბავშვთა ფსიქიატრიული

დისპანსერი
	ბავშვთა ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

საწოლი
	F90-98

F80-89

F99
	A66   A67

VD    A714
	დადგენილი ფსიქიატრიული დიაგნოზის მქონე ბავშვთა ამბულატორიული მკურნალობა.

პირველადი დიაგნოსტიკა.

ბავშვთა ასაკსი ქრონიკულად მიმდინარე ფსიქიკურ დაავადებათა  მართვა.

	III
	ბავშვთა ფსიქიატრიული

სტაციონარი
	ბავშვთა ფსიქიატრი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 

საწოლი 

ტუმბო 

თეთრეულის კომპლექტი

საბანი 
	F90-98

F80-89

F99
	A66    A67   A1035

A176  A609

A458   A246
	დადგენილი ფსიქიკური დიაგნოზის მქონე ბავშვთა ასაკის პაციენტთა სტაციონარული მკურნალობა.

პირველადი დიაგნოსტიკა.



	III
	ფსიქოთერაპიული კაბინეტი
	ფსიქოთერაპევტი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 


	F00-F99
	VD

A714DD
	ფსიქოთერაპიული დახმარება

	
	შრომათერაპია
	ფსიქიატ. 

შრომათერაპევტი

ინსტრუქტორი

მედდა

ფსიქოლოგი
	ნებისმიერი შრომითი საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები და დანადგარები


	F00-F99
	
	შრომითი რეაბილიტაცია

	IV
	სტაციონარული დახმარება
	ექიმი ფსიქიატრი ნევროპათოლოგი

თერაპევტი

ფსიქოლოგი

მედდა
	მაგიდა 

სკამი 

თეთრეულის კომპლექტი  საბანი 

 ტუმბო 
	F00-F99
	A180  A176

A246  A1035  A155

A609  A66  A458

A67
	მწვავე ფსიქიკურ ავადმყოფთა სტაციონარული ინტენსიური მკურნალობა.

იმ ფსიქიკურ ავადმყოფთა მკურნალობა, რომელთაც გარდა ფსიქიკურისა, აღენიშნებათ მძიმე

სომატური გართულებები 


ფსიქიატრიული შემოწმება 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა



	I

II

III

IV


	ყველა ტიპი, გარდა: I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია


	ფსიქიატრი 

ნევროპათოლოგი

ფსიქოლოგი


	მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
	–
	VP, VPP,  A1035, A714,  A 246
	სრული მოცულობა


ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული თრობის შემოწმება და ექსპერტიზა

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	I

II

III

IV


	ყველა ტიპი, გარდა: 

I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, პროფილაქტიკური დეზინფექციის ცენტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია
	ნარკოლოგი 

ნევროპათოლოგი 

ფსიქიატრი 

ფსიქოლოგი

ექიმ-ლაბორანტი ტოქსიკოლოგი 
	რბილი და მაგარი ავეჯი;

სასწორი სიმაღლმზომით;

ფოტოაპარატი;

პერსონალური კომპიოუტერი;

ტელეფონი ჩართული ქალაქის ქსელში;

თერმომეტრი;

სიგრძის საზომი ლენტი (სმ.);

სტერილური მასალა და ხელთათმანები ბიქსით;

მუდმივი დენის წყარო;

სველი წერტილები;

მიკროსკოპი;

საკანცელარიო საქონელი (კომპლექტი);

თეჯირი;

ცეცხლგამძლე სეიფი;

საერთო ფგართი არა უმეტეს 100 კვ.მ.
	
	VP, VPP,

A246, A1035 A716, A715,  A 599 
	სრული მოცულობა


ფსიქოთერაპია (მოზრდილთა / ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დინე
	ტიპი
	პერსონალი
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია და მდგომარეობა
	გამოკვლევის მეთოდები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	
	5
	6
	2
	3
	7

	I
	ყველა ტიპის
	ექიმი-ფსიქოთერა-პევტი:

უმცროსი ექიმი

მედდა
	კაბინეტი

მაგიდა

სავარძე-ლი 

სკამი 

ფონენ-დოსკოპი

ტონო-მეტრი

ტახტი

სპეც.აპარატურა (შესაძ-ლებლო-ბისას}
	ქვემოთჩამოთვლილი ნოზოლოგიებით დაავადებულთა ფსიქოდიაგნოსტიკა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოთერაპია:

1. შინაგანი დაავადების  ქრონიკული ფორმები

2. ნევროლოგიური დაავადებები

3. ნეირორეაბილიტაცის პროცესები

4. ნევროზები 

5. პედიატრიული პათოლოგია

6. გერიატრიული პათოლოგია

7. ფსიქიატრიული პათო-

    ლოგია
8 ნარკოლოგიური პათოლოგია

9 სექსუალური სფეროს მოშლილობანი

10..სამკურნალო ფიზკულტურა და საექიმო კონტროლი (სპორტსმენთა და არასპორტსმენთა)
	კლინიკური ინტერვიუირება

ფსქოდიაგნოსტიკა:   

ა) პათოფსიქოლოგიური

ბ) ნეიროფსიქო-     ლოგიური

გ) ფსიქომეტრული  

   (შესაძლებლობის  

     შემთხვევაში)

სასიცოცხლო სომატური   

პარამეტრების  შემოწმება
	I..ფსიქოთერაპია: 

ა) რაციონალური;

ბ) ბიჰევიორულ-კოგნიტური;

სათანადო სერტიფიცირების შემდეგ:

ა) ფსიქოანალიზი

ბ)ჰიპნოთერაპია 

გ)ყველა ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპიის სახეები

II. ფსიქოფარმაკო-თერაპია

III.ნეირორეაბილიტაცია

IV.ფსიქოლოგი-ური ადაპტაცია და
ტრენინგები
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III
	ყველა ტიპის
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უმცროსი ექიმი

მედდა
	კაბინეტი

მაგიდა

სავარძე-ლი 

სკამი 

ფონენ-დოსკოპი

ტონომეტრი

ტახტი

სპეც.აპარატურა (შესაძლებლო-ბისას}
	ქვემოთჩამოთვლილი ნოზოლოგიებით დაავადებულთა ფსიქოდიაგნოსტიკა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოთერაპია:

1  ყველა შინგანი დაავადების მწვავე და ქრ. ფორმები

1. ქირურგიული დაავადებები

2. ოპერაციისწინა და პოსტოპერ. პერიოდი

3. ნევროლოგიური დაავადებები

4. ნეირორეაბილიტაცის პროცესები

5. სომატური დაავ. რეაბილიტაცია

6. სამეანო და გინეკ. პათოლოგია

7. ნევროზები 

8. ონკოლოგიური პათოლოგია

9. პედიატრიული პათ.

10. გერიატრიული პათ.

11. ფსიქიატრ.პათ.

12. ნარკოლოგიური პათ.

13. სექსუალური სფეროს მოშლილობანი

14. სამკურნალო ფიზკულტურა 

და საექიმო კონტროლი   

   (სპორტსმენთა და 

   არასპორტსმენთა
	1. კლინიკური ინტერვიუირება

2. ფსქოდიაგნოსტიკა: ა) პათოფსიქოლო- 

გიური

   ბ) ნეიროფსიქოლო- 

     გიური

   გ) ფსიქომეტრული  

     (შესაძლებლობის  

     შემთხვევაში)

3. სასიცოცხლო 

    სომატური   

    პარამეტრების 

    შემოწმება
	1.ფსიქოთერაპია: ა) რაციონალური;

ბ) ბიჰევიორულ-  

  კოგნიტური;

სათანადო სერტიფიცირების შემდეგ:

ა) ფსიქოანალიზი

ბ)ჰიპნოთერაპია გ)ყველა ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპიის სახეები

II. ფსიქოფარმაკო-თერაპია

III.

ნეირორეაბილი-ტაცია

IV.

ფსიქოლოგიური ადაპტაცია და ტრენინგები

მე-2 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების სხვადასხვა ეტაპზე (საწყის, მანიფესტირებულ)ფსიქოპათოლოგი-ის, ვეგეტატიური დარღვევების, დისომნიის დიაგნოსტიკა და არსებული სამკურნალო და სარეაბილიტაციო

(ფსიქოთერაპიუ-ლი და ფსიქო-ფარამაკოთერაპი-ული) შესაძლებ-ლობების ადექვატური და სრული გამოყენება. ქრონიკული ავადმყოფების ფსიქოლოგიური სტატუსის მართვა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების დროს პირველადი დახმარების აღმოჩენა
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მედდა
	კაბინეტი

მაგიდა

სავარძე-ლი

სკამი 

ფონენ-დოსკოპი

ტონომეტრი

ტახტი

სპეც.აპარატურა (შესაძლებლო-ბისას}
	ქვემოთჩამოთვლილი ნოზოლოგიებით დაავადებულთა ფსიქოდიაგნოსტიკა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოთერაპია:

1 ყველა შინგანი დაავადების მწვავე და ქრ. ფორმები

1. ქირურგიული დაავადებები

2. ოპერაციისწინა და პოსტოპერაც.პერიოდი

3. ნევროლოგიური დაავ.

4. ნეირორეაბილიტაცის პროცესები

5. სომატური დაავ. რეაბილიტაცია

6. სამეანო და გინეკ.პათ.

7. ნევროზები 

8. ონკოლოგიური პათ.

9. პედიატრიული პათ

10. გერიატრიული პათ

12. ფსიქიატრიული პათ
13. ნარკოლოგიური პათ

11. სექსუალური სფეროს მოშლილობანი

12. სამკურნალო ფიზკულტურა და საექიმო კონტროლი (სპორტსმენთა და არასპორტსმენთა)

15. ინფექციური პათ
	1. კლინიკური ინტერვიუირება

2. ფსქოდიაგნოსტიკა: 

ა) პათოფსიქოლო- 

გიური

   ბ) ნეიროფსიქო- 

      ლოგიური

   გ) ფსიქომეტრუ-

     ლი  

     (შესაძლებლო-

     ბის  

     შემთხვევაში)

3. სასიცოცხლო 

    სომატური   

    პარამეტრების 

შემოწმება
	.ფსიქოთერაპია: ა) რაციონალური;

ბ) ბიჰევიორულ-  

  კოგნიტური;

სათანადო სერტიფიცირების შემდეგ:

ა) ფსიქოანალიზი

ბ)ჰიპნოთერაპია გ)ყველა ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპიის სახეები

II. ფსიქოფარმაკო-თერაპია

III.

ნეირორეაბილი-ტაცია

IV.

ფსიქოლოგიური ადაპტაცია და ტრენინგები

მე-2 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების სხვადასხვა ეტაპზე (საწყის, მანიფესტირებულ)ფსიქოპათოლოგი-ის, ვეგეტატიური დარღვევების, დისომნიის დიაგნოსტიკა და არსებული სამკურნალო და სარეაბილიტაციო

(ფსიქოთერაპიუ-ლი და ფსიქო-ფარამაკოთერაპი-ული) შესაძლებ-ლობების ადექვატური და სრული გამოყენება. ქრონიკული ავადმყოფების ფსიქოლოგიური სტატუსის მართვა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების დროს პირველადი დახმარების აღმოჩენა
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	ფონენდოსკოპი, ტონომეტრი, ნეგატორსკოპი, სამედიცინო სასწორი, სამედიცინო ტახტი, რენტგენის აპარატი, რენტგენოფირების საშრობი კარადა, ფირების გამოსამჟღავნებელი ავზი, წყლის ადაზანა, რკინის კარადა ფირებისათვის, ტყვიანარევი წინსაფარი, ტყვიანარევი ხელთათმანი, ტყვიანარევი რეზინის ნოხი, ფირების ჩარჩო, დოზიმეტრი, ბინოკულარული მიკროსკოპი, მარყუჟი, სპირტქურა, სასგნე მინის შტატივი, ამწოვი კარადა, ურომეტრი, ლაბორატორიული ცენტრიფუგა, ლაბორატოერიული მაცივარი, სასწორი რქის. დისტილატორი, საშრობი კარადა, გორიაევის კამერა, ლეიკომეტრი, სკამი, ტანსაცმლის კარადა, საწერი მაგიდა, მედიკამეტების კარადა, სეიფი წამლებისათვის, მაცივარი, თერმომეტრი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალიში, ჟანგბადის ბალოჰნის ურიკა, სტერილიზატორი, ბიქსი, ბაქტერიციდული ნათურა.
	Z 03.0; A 15; A16; 
	 A50;   A63;  A140; A176;   VMW;  A86;   A87;  A490; A70; A57; A1122; A1121; A1132;   A41; VPW; A66;  A126; A61;  A458;  A67;  A13; A357; A411; A304;
	მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების დიაგნოზირება ამბ. პირობებში; მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების მკურნალობა ამბულატორიის პირობებში; მოზრდილტა ფილტვგარეშე ტბ-ს კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ-ის მაღალი რისკის ჯგუფებისა და კონტაქტში მყოფი მოზრდილი პირების გამოკვლევა ამბულ-ში; მოზრდილ ტბ ინფიცირებულთა ქიმიოპროფილაქტიკა; ბავშვთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ის ზოგიერთ მსუბუქად მიმდინარე ფორმების მკურნალობა ამბ. პირობებში; ბავშვთა ფილტვგარეშე ტბ-ის კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ-ის მაღალი რისკის ბავშვთა ჯგუფებისა და კონტაქტში მყოფი პირების გამოკვლევა ამბულატორიაში; ტბ ინფიცირებულ ბავშვთა ქიმიოპროფილაქტიკა;

	 
	
	ფთიზიატრი (პედიატრი) 
	
	A17.0; A 18.0;
	
	

	 
	
	ლაბტექნიკოსი (ნახველის ნაცხის მიკროსკოპია) 
	
	A18.1; A 18,2; 
	
	

	 
	 
	მედდა 
	
	A18,3; A18,4;
	
	

	 
	 
	DOT მედდა 
	
	A18,5; A18,8; A19;
	
	

	 
	 
	რენტგენოლოგი 
	
	 
	
	

	 
	 
	რენტ. ლაბორანტი 
	
	 
	
	

	III
	დისპანსერი სტაციონარით
	ფთიზიატრი 
	ფონენდოსკოპი, ტონომეტრი, ნეგატოსკოპი, სამედცინო სასწორი, სამედიცინო ტახტი, პორტატიული ელექტროკარდიოგრაფი, რენტგენის აპარატი, რენტგენოფირების საშრობი კარადა, ფირების გამოსამჟღავნებელი ავზი, წყლის ადაზანა, რკინის კარადა ფირებისათვის, ტყვიანარევი წინსაფარი, ტყვიანარევი ხელთათმანი, ტყვიანარევი რეზინის ნოხი, ფირების ჩარჩო, დოზიმეტრი, ბინოკულარული მიკროსკოპი, მარყუჟი, სპირტქურა, სასაგნე მინის შტატივი,  ამწოვი კარადა, ურომეტრი, ლაბორატორიული ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული მაცივარი,სასწორი რქის, საწორი ტორზიული, თერმოსტატი, ფოტოელექტოკოლორიმეტრი, რეფრაქტომეტრი, წამზომი, დისტილატორი, სტერილიზაორი ლაბორატორიული საშრობი კარადა, გორიაევის კამერა , ლეიკომეტრი, საკაცე, სამანიპულაციო მაგიდა, ავადმყოფის სავარძელი,საწოლი, ტუმბო, სკამი, ლეიბი,საბანი,ბალიში, თეთრული ნაკრები, სასდილო მაგიდა, ტანსაცმლის კარადა, საწერი მაგიდა, მედიკამენტებისკარადა, სეიფი წამლებისათვის, მაცივარი, მტვერსასრუტი თერმომეტრი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალიში, ჟანგბადის ბალონის ურიკა, გადასხმის სისტემის შტატივი, ხელოვნური პნევმოთორაქსის აპარატი, ელექტროტუმბო, სტერილიზატორი, ბიქსი, ბაქტერიციდული ნათურა.
	Z 03.0; A 15; A16; 
	A354;   A33; A50;  A63;  A140;  A621;  A176;  A144;  A121; A334; A53;   A37;  A108;  VMW;  A86;  A87;  A490; A70;   A57;  A622;  A3; A42; A1122; A1121; A1132;  A41; VPW;  A66; A43; A8033;  A126;  A359;   A61;  A458;   A29;  A67;   A17;  A557;  A356;  A13; A357;  A411; A64; A71; A 235; A85; A304
	მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების დიაგნოზირება ამბ. პირობებში; მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების მკურნალობა ამბულატორიის პირობებში; მოზრდილტა ფილტვგარეშე ტბ-ს კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ-ის მაღალი რისკის ჯგუფებისა და კონტაქტში მყოფი მოზრდილი პირების გამოკვლევა ამბულ-ში; მოზრდილ ტბ ინფიცირებულთა ქიმიოპროფილაქტიკა; ბავშვთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ის ზოგიერთ მსუბუქად მიმდინარე ფორმების მკურნალობა ამბ. პირობებში; ბავშვთა ფილტვგარეშე ტბ-ის კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ-ის მაღალი რისკის ბავშვთა ჯგუფებისა და კონტაქტში მყოფი პირების გამოკვლევა ამბულატორიაში; ტბ ინფიცირებულ ბავშვთა ქიმიოპროფილაქტიკა; მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ფორმების ტბ-ის ზოგიერთი ფორმების კონსერვატიული მკურნალობა სტაციონარში; ფილტვის ტბ-თი გამოწვეულ გართულებათა გადაუდებელი დახმარება და მკურნალობა.

	 
	
	ფთიზიატრი (პედიატრი) 
	
	A17.0; A 18.0;
	
	

	 
	
	ლაბტექნიკოსი (ნახველის ნაცხის მიკროსკოპია) 
	
	A18.1; A 18,2; 
	
	

	 
	 
	მედდა 
	
	A18,3; A18,4;
	
	

	 
	 
	DOT მედდა 
	
	A18,5; A18,8; A19;
	
	

	 
	 
	რენტგენოლოგი 
	
	 
	
	

	 
	 
	რენტ. ლაბორანტი 
	
	 
	
	

	 
	 
	პროვიზორი 
	
	 
	
	

	 
	 
	უმცროსი სამედიცინო პერსონალი 
	
	 
	
	

	III
	სპეციალიზი-რებული კაბინეტი
	ფთიზიატრი 
	ფონენდოსკოპი, ტონომეტრი, ნეგატოსკოპი, სამედიცინო სასწორი, სამედიცინო ტახტი, რენტგენის აპარატი, რენტგენოფირების საშრობი კარადა, ფირების გამოსმჟღავნებელი ავზი, წყლის ადაზანა, რკინის კარადა ფირებისათვის, ტყვიანარევი წინსაფარი, ტყვიანარევი ხელთათმანი, ტყვიანარევი რეზინის ნოხი, ფირებისჩარჩო, დოზიმეტრი, ბინოკულარული მიკროსკოპი, მარყუჟი, სპირტქურა, სასგნე მინის შტატივი, ამწოვი კარადა, ურომეტრი, ლაბორატორიული ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული მაცივარი,სასწორი რქის, გორიაევის კამერა, ლეიკომეტრი, სკამი, ტანსაცმლის კარადა, საწერი მაგიდა, მედიკამეტების კარადა, სეიფი წამლებისათვის, მაცივარი, თერმომეტრი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ლაბიში, ჟანგბადის ბალონის ურიკა, სტერილიზატორი, ბიქსი, ბაქტერიციდული ნათურა.
	Z 03.0; A 15; A16; A17.0; A18.0; A18,1; A18,2; A18,3; A18,4; A18,5; A18,8; A19
	 A50;   A63;  A140; A176;   VMW;  A86;   A87;  A490; A70; A57; A1122; A1121; A1132;   A41; VPW; A66;  A126; A61;  A458;  A67;  A13; A357; A411; A304;
	მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების დიაგნოზირება ამბ. პირობებში; მოზრდილთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ს ზოგიერთი ფორმების მკურნალობა ამბულატორიის პირობებში; მოზრდილთა ფილტვგარეშე ტბ-ს კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ-ის მაღალი რისკის ჯგუფებისა და კონტაქტში მყოფი მოზრდილი პირების გამოკვლევა ამბულ-ში; მოზრდილ ტბ ინფიცირებულთა ქიმიოპროფილაქტიკა; ბავშვთა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტბ-ის კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ბავშვთა ფილტვგარეშე ტბ-ის კონტროლირებადი ქიმიოთერაპიის გაგრძელების ფაზის წარმოება ამბ. პირობებში; ტბ ინფიცირებულ ბავშვთა ქიმიოპროფილაქტიკა;

	 
	
	ლაბ. ტექნიკოსი ან ლაბ. პრეპარატორი (ნახველის ნაცხის მიკროსკოპია) 
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	სპეციალიზი-რებული ცენტრი
	 
	 
	 
	 A593;  A360; A949;   A69; A15; A501; A107;  A967;  A355;  A158;  A354; A205;  A33; A50; A63; A140;  A621;  A176;  A236; A950;  A987;   A34;  A144;  A121;  A334;  A16; A53;  A37;  A969; A153; A8035;  A108; A586;  A400;  A971;   A81;  A80;  A629; A1131;   MM1; VMW; A86; A87; A490; A1129;  A132;  A105; A70; A57;  A622;   A3;  A42; A1122; A1121; A1132; A41;  VPW; A598;  A974;  A975; A976;   A9;  A237;   A1;  A28;  A66;  A43; A8033;  A126; A359; A3003; A1130; A75; A61;  A458; A29; A409;  A74;  A978;  A531;  A530;  A529;   A59; A8037; A8036;  A2; A293;  A67;   A17;  A557; A356; A13; A357; A997;  A185;  A77;  A106;  A411;  A581;  A64;   A71; A 235; A 85; A304; A605; A606; A247
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	ფთიზიატრი
	ფონენდოსკ,ტონომეტრი,ნეგატოსკოპ,სამედ.სასწორი,სამედ.ტახტი,ოფთალმოკსოპ,ლარინგოსკოპ,ოტოსკოპი,დეფიბრილატორი,შესახ.მაგიდა,საოპ.გამანათებელი,ავტოკლავი,სანარკოზო აპარატი,საოპ.იარაღები, ფუნქციონალურინაწილი, გაზანალიზატორი,ამბუს პარკი,ქირურგიული იარაღების კომპ,ინჰალატორი,ფიბრობრონქოსკოპი, პორტატიული ელექტორკარდ, ფიბრობრონქოასპირაოტირ,ბრონქოსკოპი რიგიდული,სპიროგრაფი,რენტგენის აპარატი,რენტგენოფირების საშრობი კარადა,ფირების გამოსამჟღავნებელი ავზი,წყლის აბაზანა,რკინის კარადა ფირებისათვის,ტყვიანარევი წინსაფარი,ტყვიანარევი ხელთათმ,ტყვიანარევი რეზინის ნოხი,ფირების ჩარჩო,დოზიმეტრი,ბინოკულარული მიკროსკ,მარყუჟი,სპირტქურა,სასაგნე მინის შტატივი,ამწოვი კარადა,ლაბ.ჭურჭელი,ურომეტრი,ლაბ. ცენტრიფუგა, ლამინირებული ბოქსი,ლაბ.მაცივარი,ავტოკლავი, სასწორიწქის,სასწორი ტორზიული,თერმოსტატი, ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, რერაქტორმეტრი, წამზომი,დისტილატორი, სტერილიზატორი ლაბ.საშრობი კარადა, გორიაევის კამერა,ლეიკომეტრი,საამპუტაციო დანა,დიდ თათიანი პიპეტი,ნაწლავის მაკრატელი,სწორპირიანი მაკრატელი,ძვლის მკვნეტარა,მიკროტომი,მიკროტომის დანები,ლანცეტები,მიკროტომის დანის სალესი,საკაცე,სამანიპ.მაგიდა, ავადმყოფის სავარძელი,საწოლი,ტუმბო,სკამი,ლეიბი,საბანი,ბალიში,თეთრეული ნაკრ,სასადილო მაგიდა,ტანსაცმლ.კარადა,საწერი მაგიდა,მედიკამ.კარადა,სეიფი წამლებისათვის,მაცივარი,მტვერსასრუტი,თერმომეტრი,ჟანგბადის ბალონი,ჟანგბადის ბალიში,ჟანგბადის ბალონის ურიკა,გადასხმის სისტემის შტატივი,ხელოვნური პნევმოთორაქსის აპარატი,ელექტროტუმბო,სტერილიზატორი,ბიქსი,ბაქტერიციდული ნათურა.
	Z 03.0; A 15; A16; 
	
	მოზრდილთა და ბავშვთა ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის სხვადასხვა ფორმების დიაგნოსტიკა და კონსერვატიული მკურნალობა.                                    ფილტვის ტუბერკულოზით გამოწვეულ გართულებათა გადაუდებელი დახმარება და მკურნალობა.                                                                 ქირურგიული მკურნალობა ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის გამო;                                                                                                                                 ფილტვის არასპეციფიკურ დაავადებათა დიფერენციალური დიაგნოსტირება და კონსერვატიული ან ქირურგიული მკურნალობა.                                                                                                                    ფილტვისა და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის დიაგნოზირება კულტურალური მეთოდის საშუალებით, ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატებისადმი მგრძნობელობის დადგენა და რეფერენს კონტროლი.

	
	
	ფთიზიატრი (პედიატრი)
	
	A17.0; A 18.0;
	
	

	
	
	ქირურგი (ზოგადი)
	
	A18.1; A 18,2; 
	
	

	 
	
	ორთოპედი
	
	A18,3; A18,4;
	
	

	 
	
	უროლოგი 
	
	A18,5; A18,8; A19;
	
	

	 
	
	ანესთეზიოლოგი
	
	J 13 ; J14; J15; 
	
	

	 
	 
	რენტგენოლოგი
	
	J20; J21; J40;
	
	

	 
	 
	თერაპევტი (ზოგადი) 
	
	J41; J43; J44;
	
	

	 
	 
	კარდიოლოგი
	
	J45; J46; J47;
	
	

	 
	 
	ჰემოტრანსფუზიო-ლოგი
	
	J82; J85; J86;
	
	

	 
	 
	ეპიდემიოლოგი
	
	J90; J91; J92;
	
	

	 
	 
	 
	
	J93; J94; J69;
	
	

	 
	 
	პროვიზორი 
	
	J34;
	
	

	 
	 
	ექიმი-ლაბორანტი (ან ლაბ. საქმიანობის სპეციალისტი)
	
	 
	
	

	 
	 
	სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი 
	
	 
	
	

	 
	 
	მედდა 
	
	 
	
	

	 
	 
	DOT მედდა 
	
	 
	
	

	 
	 
	რენტგენის ლაბორანტი 
	
	 
	
	

	 
	 
	ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტის Lლაბორანტი
	
	 
	
	

	 
	 
	აფთიაქის ლაბორანტი 
	
	 
	
	

	 
	 
	ლაბორატორიის ლაბორანტი (კლინიკური ლაბ, მორფოლოგიური, მიკრობიოლოგიური)  
	
	 
	
	

	 
	 
	ცენტრალური მიკობაქტერიოლო-გიური ლაბორატორიის ლაბ. ტექნიკოსი 
	
	 
	
	

	 
	 
	დაბალი მედ. პერსონალი 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	


ფუნქციური დიაგნოსტიკა

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
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	4
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	I
	ამბულატორია
	ზოგადი პროფილის ექიმი (ან/ და კარდიოლოგი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური (კაბინეტი)
	 
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	სტანდარტული გამოკვლევები
	ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და ავადმყოფის შემდგომი რეფერირება სპეციალური სადიაგნოსტიკო პროცედურების ჩასატარებლად

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარით
	ექთანი
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 

	 
	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	ვენტილაციისა და  გათბობის სისტემა
	 
	 
	 

	 
	საუბნო საავადმყოფო
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
	სანიტარი
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკის (გამოკვლევების ჩასატარებელი) ოთახი
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მბრუნავი)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰამერის ჩაქუჩი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	დონე
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	კადრები
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	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	ზოგადი პროფილის ექიმი (ან/ და კარდიოლოგი)
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახური (კაბინეტი)
	 
	 
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევაში
	სტანდარტული გამოკვლევები
	ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და ავადმყოფის შემდგომი რეფერირება სპეციალური სადიაგნოსტიკო პროცედურების ჩასატარებლად

	 
	 
	ექთანი
	 
	ექიმის ოთახი (კომპლექტაცია გაანგარიშებულია ერთ ექიმზე)
	 
	წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო კომუნიკაციების, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინჟინერი, სამედიცინო აპარატურის, ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ინჟინერი)
	 
	 
	 
	ვენტილაციისა და  გათბობის სისტემა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	 
	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
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	საწერი მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი
	 
	 
	 
	სკამი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი ლენტი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკის (გამოკვლევების ჩასატარებელი) ოთახი
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი (მოზრდილთა)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (დამატებითი ხაზი და გენერატორი მინიმუმ 7.5კვტ. სიმძლავრის)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობის, კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური ან ავტონომიური)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო მაგიდა
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექიმის სკამი (მბრუნავი)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ტახტი (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი-5 ერთეული
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სფიგმომანომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონენდოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰამერის ჩაქუჩი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სიმაღლის საზომი (ანთროპომეტრიული)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (მოზრდილთა, სამედიცინო)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სინათლის წყარო თვალის გუგის რეაქციის შესამოწმებლად
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	მცირე სარეანიმაციო ინსტრუმენტების ნაკრები (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (მექანიკური), ენის დამჭერი, ლარინგოსკოპი და სხვ.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	დეფიბრილატორი მონიტორით, სინქრონიზაციის შესაძლებლობით
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (ერთდროულად მინიმუმ 3 განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ფონოკარდიოგრაფი
	ალტერნატიულ შემთხვევაში ტრედმილი
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ველოერგომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	სპირომეტრი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ჰოლტერის მონიტორირების აპარატი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროფიზიოლოგიური კვლევის ხელსაწყოები (ელ. სტიმულაცია საყლაპავიდან)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომიოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რეოპლეტიზმოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	რეოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოგრაფი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ოფთალმოსკოპი
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა:
	 
	III ან IV დონის ულტარბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახური შესაბამისი აღჭურვილობით
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ექოენცეფალოსკოპი
	აუცილებელი, ლიცენზია –III ან IV დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, და/ან ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის განყოფილებასთან იმავე მისამართზე
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური დიაგნოსტიკა

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის III, IV, II დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	III
	რეგიონალური (რესპუბ-ლიკური) საავადმყოფო
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ფარმაცევტი (სერტიფიკატი „ფარმაცევტი-ტოქსიკოლოგი“)
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	
	 
	 
	A599,  A715,  A716,  A732, A1100, A1190, A276, AS338, AS339, AS340, AS341, AS342, AS343, AS344, AS345, AS346, AS347, AS348, AS349, AS350, AS378, AS380, AS381, AS382, AS383, AS384, AS385, AS386, AS405, AS427, AS442, AS496, AS498, AS541,
	1–მწვავე მოწამვლების ქიმიური დიაგნოსტიკა, ლაბორატორიაში წარდგენილი ბიოლოგიური სინჯების გამოკვლევა, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული საშუალებების, სამრეწველო, ფსიქოტროპული და სხვა ტოქსიური ნივთიერებების (სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, საბრძოლო-მომწამვლელი, მცენარეული, ცხოველური, მათ შორის შხამქიმიკატები, პესტიციდები, მძიმე ლითონები, გამხსნელები და სხვა) არსებობაზე; 2–ნარკოტიკული თრობის ქიმიური დიაგნოსტიკა; 
3–გვამის სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზა

	 
	კლინიკური სააცადმყოფო
	ფარმაცევტი (ატესტაცია „ფარმაცევტი-ტოქსიკოლოგიის სპეციალობა“), ან/და ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, კვალიფიკაცია ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიურ ანალიზში)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი/ხელშეკრუ-ლება) 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	კატასტროფის და გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი/ხელშეკრუ-ლება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ჰოსპიტალი
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური ცენტრი
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	სპეციალიზებული კაბინეტი
	 
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრი
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო გამოსაკვლევი მასალის მიღებისათვის (შარდი, ნახველი, დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკაფიტორი, ვაკუტაინერი, გასტრალური ზონდი და ა.შ., ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	მინ. 500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ კაბინეტთან (სტანდარტული აღჭურვილობა ენდოსკოპიისათვის, მაგ.: გასტროსკოპი, ბრონქოსკოპი და სხვა, ბიოლოგიური მასალის – დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტენატიულ შემთხვევაში დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის მიღების საშუალებები, მაგ: დუოდენალური ზონდი, ჟანეს შპრიცი (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), ელექტროამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროზული სითხეების, და სხვა მასალის აღება:
	ბიოლოგიური მასალის – სეროზული სითხეების და სხვა მასალის აღება სწარმოებს (საოპერაციო, ან/და სამანიპულაციო  დარბაზი, ზოგადი ქირურგიას, ან/და გინეკოლოგია), ან/და ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება ქირურგია, ან/და გინეკოლოგია)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ზოგადი ქირურგია (ან/და გინეკოლოგია), ან/და ხელშეკრულება ქირურგიულ (ან/და , გინეკოლოგია) განყოფილებას-თან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 500
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ატომურ-აბსორბციული სპექტრო(ფოტო)მეტრი (უზრუნველყოფს ბიოლოგიურ მასალაში (ლითონური შხამების აღმოჩენას, იგივეობის დადგენას, იდენტიფიცერებას რაოდენობის განსაზღვრას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაიისფერი დამასხივებელი (თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია, ანალიზის ფირფიტების გასამჟღავნებლად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი (ქრომატოგრაფი-ისთვის):
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: მაღალეფექტური სითხოვანი ქრომატოგრაფი, ან/და გაზურ-სითხოვანი ქრომატოგრაფი, ან/და გაზური ქრომატოგრაფი 
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპექტრალური, ოპტიკური მეთოდების ანალიზატორი (ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი, ღია სისტემა მაგ.:  ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, სპექტრის ხილულ არეში ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპექტრალური, ოპტიკური მეთოდების ანალიზატორი (ავტომატური, ან/და ნახევრადავტომატური ანალიზატორი, ღია სისტემა მაგ.: სპექტროფოტოფოტომეტრი, სპექტრის ულტრაიისფერ არეში ანალიზისთვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ღია სისტემა მაგ.:  ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, სპექტრის ხილულ არეში ანალიზისთვი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპექტროფოტოფოტომეტრი, სპექტრის ულტრაიისფერ არეში ანალიზისთვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეფრაქტომეტრი, სხვადასხვა ნივთიერებ(ებ)ის კონცენტრაციის განსაზღვრისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პოლარიმეტრი, ოპტიკური ბრუნვის კუთხე (სხვადასხვა ნივთიერებ(ებ)ის კონცენტრაცია) განსაზღვრისათვის, იგივეობის დასადგენად
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	pH - მეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, იკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	    
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური, გაზომვის სიზუსტე – 0,0001 ერთეული გრამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყლის ლაბორატორიული აბაზანა (ფაიფურის ფილა, რომელიც თავსდება წყლის აპასზანაში ექსტრაქტის აორთქლების მიზნით, აღნიშნული უზრუნველყოფს – ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლიცერინის ლაბორატორიული აბაზანა (ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებისთვის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	როტაციული ამაორთქლებელი (აღნიშნული უზრუნველყოფს დაბალი წნევის შექმნას, ექსტრაქტის აორთქლება წარმოებს დაბალ ტემპერატურაზე, აღნიშნული უზრუნველყოფს – ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მუფელის ღუმელი ( 800 - 1200 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა ( 100 გრასდუსი ცელსიუსი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიკის ხელსაწყო (გოგირგწყალბადოვანი მასალების ანალიზისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მარშის აპარატი (დარიშხანის შემცველობის, კონცენტრაციის განსაზღვრა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	300-300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	2-2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (შხამიანი ნივთიერებების, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ჭურჭელი
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 


	დონე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურა (ალტერნატიული კვების წყარო, სამედიცინო გაზები, გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა, წყალ–საკანალიზაციო სისტემა)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის, ლაბორატორიული საქმიანობა (სამედიცინო საქმიანობის IV, III დონე)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	 

	IV
	სპეციალიზი-რებული ს/კ ინსტიტუტი
	ცენტრის ხელმძღვანელი, (ან/და კურატორი) – ექიმი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო (ცალკე დამატებითი ხაზი), ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	ყველა საჭირო შემთხვევა
	 
	 

	 
	სპეციალიზი-რებული ცენტრი
	ლაბორატორიის (/განყოფილება) ხელმძღვანელი (/გამგე), ან/და ლაბორატორიის კურატორი – ფარმაცევტი (სერტიფიკატი ,,ფარმაცევტი-ტოქსიკოლოგი~)
	 
	 
	ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS) – გამზომ-მაკალიბრებელი აპარატურის სტაბილური კვების უზრუნველყოფისათვის
	2
	 
	 
	A599,  A715,  A716,  A732, A1100, A1190, A276, AS338, AS339, AS340, AS341, AS342, AS343, AS344, AS345, AS346, AS347, AS348, AS349, AS350, AS378, AS380, AS381, AS382, AS383, AS384, AS385, AS386, AS405, AS427, AS442, AS496, AS498, AS541,
	1–მწვავე მოწამვლების ქიმიური დიაგნოსტიკა, ლაბორატორიაში წარდგენილი ბიოლოგიური სინჯების გამოკვლევა, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული საშუალებების, სამრეწველო, ფსიქოტროპული და სხვა ტოქსიური ნივთიერებების (სამედიცინო, საყოფაცხოვრებო, საბრძოლო-მომწამვლელი, მცენარეული, ცხოველური, მათ შორის შხამქიმიკატები, პესტიციდები, მძიმე ლითონები, გამხსნელები და სხვა) არსებობაზე; 2–ნარკოტიკული თრობის ქიმიური დიაგნოსტიკა; 3–გვამის სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზა

	 
	უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა.
	ფარმაცევტი (ატესტაცია ~ფარმაცევტი-ტოქსიკოლოგიის სპეციალობა~), ან/და ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება – სერთიფიკატი ლაბორატორიულ მედიცინაში, კვალიფიკაცია ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიურ ანალიზში)
	 
	 
	გათბობა-კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი – საშუალო-ტექნიკური განათლება, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი: ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (ან/და სამედიცინო აპარატურის ინჟინერი, ან/და სამედიცინო ბიოტექნიკური სისტემების სპეციალისტი, ან/და ინჟინერ ქიმიკოსი, ან/და ხელშეკრულება სამედიცინო აპარატურის სერვის სამსახურთან, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს აგრეთვე მეტროლოგიურ მომსახურეობას)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ინფორმაციული სამსახური (/ტექნოლოგიები, სამედიცინო სტატისტიკა, მონაცემთა ბაზა,  საკომუნიკაციო საშუალებები, მაგ.: ინტერნეტი, ფაქსი და ა.შ.)
	პერსონალური კომპიუტერი (სტანდარტული კომპლექტაცია: მონიტორი /დისპლეი, პროცესორი, საბეჭდი მოწყობილობა (პრინტერი), ძაბვის სტაბილიზატორი, ან/და მუდმივი კვების წყარო (UPS), ინტერნეტის მოდემი, პროგრამული უზრუნველყოფა, მაგ: მონაცემთა ბაზა, ბუღალტერია და ა.შ.)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტელეფონი ხაზი - ფაქსის აპარატი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო გამოსაკვლევი მასალის მიღებისათვის (შარდი, ნახველი, დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი, გასტრალური ზონდი და ა.შ., ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელშეკრულება ენდოსკოპიურ კაბინეტთან (სტანდარტული აღჭურვილობა ენდოსკოპიისათვის, მაგ.: გასტროსკოპი, ბრონქოსკოპი და სხვა, ბიოლოგიური მასალის – დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის აღება)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტენატიულ შემთხვევაში დუოდენალური, გასტრალური და სხვა მასალის მიღების საშუალებები, მაგ: დუოდენალური ზონდი, ჟანეს შპრიცი (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), ელექტროამომქაჩი (თერაპიული, დაბალი წნევის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 5000, 10000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროზული სითხეების, და სხვა მასალის აღება:
	ბიოლოგიური მასალის – სეროზული სითხეების და სხვა მასალის აღება სწარმოებს (საოპერაციო, ან/და სამანიპულაციო  დარბაზი, ზოგადი ქირურგიას, ან/და გინეკოლოგია), ან/და ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება ქირურგია, ან/და გინეკოლოგია)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ზოგადი ქირურგია (ან/და გინეკოლოგია), ან/და ხელშეკრულება ქირურგიულ (ან/და , გინეკოლოგია) განყოფილებასთან
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სისხლის აღება – კაპილარული, ვენური)
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (მაგ.: სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიფიკატორი, ვაკუტაინერი და ა.შ.)
	მინ. 1000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორია
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული მაგიდა 
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ატომურ-აბსორბციული სპექტრო(ფოტო)მეტრი (უზრუნველყოფს ბიოლოგიურ მასალაში (ლითონური შხამების აღმოჩენას, იგივეობის დადგენას, იდენტიფიცერებას რაოდენობის განსაზღვრას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ან/და ქრომატო-მასს-სპექტრომეტრი (აღნიშნული აერთიანებს გაზომვათა ქრომატოგრაფიულ და სპექტრულ მეთოდიკას, მათი ერთობლიობით მიიღწევა მაღალი სიზუსტე, უზრუნველყოფს რთული ქიმიური (ბიოლოგიური) ნარევების (მაღალმოლეკულული ნივთიერებები და სხვა) დაყოფას, იგივეობის დადგენას (იდენტიფიცირება) და სხვა) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში: მაღალეფექტური სითხოვანი ქრომატოგრაფი, ან/და გაზურ-სითხოვანი ქრომატოგრაფი, ან/და გაზური ქრომატოგრაფი 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ულტრაიისფერი დამასხივებელი (თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია, ანალიზის ფირფიტების გასამჟღავნებლად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორი-ული ჭურჭელი (ქრომატოგრაფიისთვის):
	კამერა და ფირფიტა თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიისათვის (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს სრული ჰერმეტოლობა)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ღია სისტემა მაგ.:  ფოტოელექტროკოლორიმეტრი, ან/და ფოტომეტრი, სპექტრის ხილულ არეში ანალიზისთვი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სპექტროფოტოფოტომეტრი, სპექტრის ულტრაიისფერ არეში ანალიზისთვის
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	რეფრაქტომეტრი, სხვადასხვა ნივთიერებ(ებ)ის კონცენტრაციის განსაზღვრისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პოლარიმეტრი, ოპტიკური ბრუნვის კუთხე (სხვადასხვა ნივთიერებ(ებ)ის კონცენტრაცია) განსაზღვრისათვის, იგივეობის დასადგენად
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შარდის ანალიზატორი (შარდის ხვედრი წონის განმსაზღვრელი ანალიზატორი, ციანჰემოგლობინის მეთოდით)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ურომეტრი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	pH - მეტრი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სისხლის უჯრედების მთვლელი (მექანიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჰემოგლობინომეტრი, სალის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული ამწოვი კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლანშეტების გამრეცხი მოწყობილობა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სანჯღრეველა (ე.წ. შეიკერი, მექანიკური, ან/და ელექტრული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ლუმინესცენტური, ფოტოგადაღების შესაძლებლობით (მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის – ფოტოაპარატი, იკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში მოწყობილობა ფოტოგადაღებისათვის (ფოტოაპარატი, მიკროსკოპზე დასაყენებელი სპეციალური სამაგრი /გადამყვანი)
	
	 
	 
	 
	 

	    
	 
	 
	 
	 
	მიკროსკოპი, ბიოლოგიური, (ბინოკულარული /მონოკულარული, სინათლის წყარო)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გორიაევის კამერა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ანალიზური, გაზომვის სიზუსტე – 0,0001 ერთეული გრამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სასწორი (ლაბორატორიული, ტორზიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა, ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგა (/მიკროცენტრიფუგა), ლაბორატორიული
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიული აბაზანა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმომეტრი (ლაბორატორიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყლის ლაბორატორიული აბაზანა (ფაიფურის ფილა, რომელიც თავსდება წყლის აპასზანაში ექსტრაქტის აორთქლების მიზნით, აღნიშნული უზრუნველყოფს – ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გლიცერინის ლაბორატორიული აბაზანა (ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებისთვის)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	როტაციული ამაორთქლებელი (აღნიშნული უზრუნველყოფს დაბალი წნევის შექმნას, ექსტრაქტის აორთქლება წარმოებს დაბალ ტემპერატურაზე, აღნიშნული უზრუნველყოფს – ლაბილური ნივთიერებ(ებ)ის შენარჩუნებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მუფელის ღუმელი ( 800 - 1200 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრომადუღარა ( 100 გრასდუსი ცელსიუსი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პიკის ხელსაწყო (გოგირგწყალბადოვანი მასალების ანალიზისათვის)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მარშის აპარატი (დარიშხანის შემცველობის, კონცენტრაციის განსაზღვრა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საათი, ლაბორატორიული
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (200-1000 მკლ), ერთარხიანი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (50-200 მკლ), ერთარხიანი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ვარიაბელური პიპეტი, (5-50 მკლ), ერთარხიანი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ერთჯერადი მასალა ვარიაბელური პიპეტისათვის:ბუნიკი, 1000 მკლ, 200 მკლ.
	300-300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი (მაგ.: მინა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია), მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:0,2 მკლ
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მრავალჯერადი გამოყენების პიპეტი:(1, 2, 5, 10, 50  მკლ.; სათანადო რაოდენობით) 
	2-2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორიულ წყლის გამოსახდელი აპარატი (ეწ. დისტილატორი, წყლის კუბი) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება აფთიაქთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თერმოსტატი ( 37, 45, 60 გრადუსი ცელსიუსი) 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საშრობი კარადა ( 90 გარადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა ბიქსისათვს (ან/და ბიქსის სადგამი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (შხამიანი ნივთიერებების, ქიმიური ნივთიერებების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მოწყობილობა მშრალი სტერილიზაციისათვის (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ორთქლის სტერილიზატორი, პორტატული (ჰორიზონტალური /ვერტიკალური) (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს – ცენტრალური სასტერილიზაციო იგივე მისამართზე, ან/და ხელშეკრულება ცანტრალურ სასტერილიზაციოსთან)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი მასალის, თეთრეულის და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ლაბორატორი-ული ჭურჭელი
	სინჯარები (ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცენტრიფუგის (მიკროცენტრიფუგა) სინჯარა (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სინჯარა, ქიმიური (დანაყოფებიანი, ან/და მის გარეშე, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საზომი კოლბა ( 50, 100, 500, 1000 მლ,  მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქიმიური ჭიქა ( 100 მლ, დანაყოფებიანი, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ცილინდრი დანაყოფიანი ( 100, 200, 500 მლ, ერთჯერადი მასალა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზა-ციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილი-ზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფარმაცევტი ტოქსიკოლოგის, ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პოსტდიპლო-მური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათ-ლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებუ-ლი) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	
	ქირურგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარება)

	I, II, III, IV
	ყველა ტიპის დაწესებულება, სადაც შეიძლება განხორციელდეს ქირურგიული ჩარევა
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი (ან/და ზოგადი პრაქტიკის ექიმი)
	 
	 
	
	
	 
	T14; T14.1; L08.0; S31.8; N47; L02; L03; L04; L08; M13.1; L03.0; K62.8; S53.0; S43.0; Q65.4; Q65.3; Q65.1; Q65.0; S 93; Q65.8; S42.0; S83
	Vp; A66; VDA158; A360; A66; A67; A158; A360; A70; A185; A62; A60; A84; A490; A73; A86; A70; A628; A628; MM1; MM3; MM10;
	ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა. მკურნალობა პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა გარეგანი სისხლდენის შეჩერება (საბოლოო ან დროებით), მოტეხილობის იმობილიზაცია სიცოცხლისათვის საშიში დაზიანებების მქონე პაციენტების პირველადი დახმარება და მომზადება ჰოსპიტალიზა-ციისათვის. სტაციონარიდან გამოწერილი პაციენტების ამბულატორიული მეთვალყურეობა. ქრონიკული დაავადებით დაავადებულთა აღრიცხვა და პათოლოგიის მართვა. I სირთულის ოპერაციები

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი (/კვალიფიკაცია ბავშვთა ქირურგია)
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან)
	 
	 
	პირველი სამედიცინო და საექიმო დახმარება: სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის Uუშუალო მწვავე საფრთხის სინდრომული და ან ნოზოლოგიური დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარება და ევაკუაცია;

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	გარეგანი სისხლდენის დროებითი შეჩერება ლახტით, დამწოლი ნახვევით, კიდურის მოხრითი ფიქსაციით;

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	 
	 
	მექანიკური ასფიქსიის ლიკვიდაცია (გარეთა სასუნთქი გზების რევიზია, სანაცია, აირგამტარი მილის ჩადგმა, ენის ფიქსაცია ტუჩთან, კრიკოთირეოტომია (სასუნთქი გზების სრული ობტურაციის ლიკვიდაციის შეუძლებლობის პირობებში სიცოცხლისათვის საშიში ასფიქსიის დროს);

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი) 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	ჭრილობის და დამწვრობის უბნის ასეპტიკური ნახვევი;

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	ტკივილდაყუჩება (გარდა მუცლის ღრუს მწვავე პათოლოგიისა);

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	ანტიბიოტიკის პირველი დოზის შეყვანა ქსოვილების მძიმე ღია ტრავმის (მექანიკური, თერმული) დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	პერიფერიული ვენების კათეტერიზაცია და ინფუზიური თერაპიის დაწყება ჰიპოვოლემიური მდგომარეობის დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	სამკურნალო საშუალებების პირველი დოზის შეყვანა: ანტისპაზმური საშუალებანი, ანტიკოაგუ-ლანტები, ანტიბიოტიკები.

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	ნაზოგასტრალური ინტუბაცია;

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან) 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია ან ბოქვენის ზედა პუნქცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	2
	 
	 
	 
	ღია პნევმოთორაქსის ოკლუზიური ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს თორაკოპუნქცია ან გულმკერდის დრენირება ტრანსპორტირებისათვის (A976);

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	ნეკნების მოტეხილობის დროს გულმკერდის მოფლოტირე ზონის კომპრესიული ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	ქრონიკული ქირურგიული ავადმყოფების გამოვლენა და ქირურგთან საკონსულტაციოდ გაგზავნა, ქრონიკული ქირურგიული დაავადების მართვა;

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	 
	 
	კანისა და კავქვეშა ქსოვილების ან მსუბუქი დამწვრობის ტუალეტი და შეხვევა;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	კროკოთირეო-ტომია;

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	 
	 
	კიდურების სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	ცხვირხახის წინა და უკანა ტამპონადა;

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	არ შეიძლება: 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	 
	 
	მწვავე მდგომარეობების დროს დაკვირვება, კუჭის ამორეცხვა, ოყნები, საფაღარათო საშუალებების მიცემა, ჭრილობების ქირურგიული დამუშავება, ჩირქგროვების გაკვეთა, მწვავე ჩირქოვან-ანთებითი დაავადებების კონსერვატიული მკურნალობა;

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	A628; MM17; A976; A126

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის I დონე, ამბულატორული დახმარება) სამედიცინო საქმიანობის უზრუნველ-ყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე ზოგად ქირურგიაში, ან/და ჩირქოვან ქირურგიაში რეკომენდირებულია იყოს მინ. 1 სამანიპულაციო დარბაზი. აღნიშნულ დონეზე (I დონე, დღის სტაციონარის გარეშე) რეკომენდირებულია გაკეთდეს მხოლოდ ისეთი მანიპულაციები, რომელიც არ მოითხოვს სანარკოზო საშუალებებს (/წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს საოპერაციო ბლოკი (/დარბაზი) და ქირურგიული განყოფილება (/სტაციონარი) შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით). საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს უნდა გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება (მათ შორის გადაუდებელი, რეანიმაცია).
	
	აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სამანიპულაციო) დარბაზი
	სამანიპულაციო, ან/და სამანიპულაციო დარბაზი (ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია. სამანიპულაციო დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გადაუდებელი და საანესთეზიო დახმარების  აღჭურვილობა (მაგ.: კათეტერიზაციის კომპლექტ(ებ)ი, ნაკრებები და სხვა)
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი. დღის სტაციონარის შემთხვევაში აუცილებელი მოთხოვნა)
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	ამბულატორია დღის სტაციონარის შემთხვევაში, აუცილებელი მოთხოვნა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოყნა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლო-გიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენო-ლოგიურ სამსახურთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატო-რიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილი-ზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილი-ზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნა-ტიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებულე-ბასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქ-ტურის საბაზო დაწესებუ-ლებასთან) 
	 
	 
	 


ქირურგია ზოგადი და ჩირქოვანი (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	
	
	
	
	K61.0; K61.1; K61.2; K62.8; P38; N47; S36; S36.0; K56.1; K56.2; K56.5; K56.6; L02; L03; L04; L08; M13.1; K35.9; R10.0; K65; K35.0; K57.2; K57.4; K57.8; Q43.0; K40.3; K40.0; K42.0. K40.2; K40.9; K42.9; N44; S36.1; L03.0; S21; R58; K62.8;
	A66;A67; A158; A334; A235; A43; A105; A121; A132; A140; A176; A237; A358; A359; A588; MM10; A51; A236; A546; 111; A360; A70; A549; A78; A24;
	ბავშვთა ურგენტული ქირურგიული პათოლიგიების კორექცია: მწვავე აპენდიციტი, ჩაჭედილი თიაქრები, პარენქიმული ორგანოების ტრავმული დაზიანებები, ნაწლავთა შეძენილი გაუვალობები, სხეულის დაჟეჟილობები, მწვავე სისხლდენის კუპირება, მოტეხილობების რეპოზიცია და იმობილიზაცია. კანისა და რბილი ქსოვილების ჩირქგროვების მკურნალობა. I დონის სამედიცინო საქმიანობის წარმოება. სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა II დონისათვის ითვალისწინებს ანესთეზიოლოგის და ინტენსიური თერაპიის სპეციალისტის დახმარებას საჭიროების დროს.

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 K65.0; K35.1; R10.0; K40.1; K42.1; K43.1; K40.4; S38.0; T14.0; T14.1; T14.5; D62; T14; K25.5; S53.0; S43.0; Q65.4; Q65.3; Q65.1; Q65.0; S93; Q65.8; S42.0; S83; Q66; S52; S72; L04.0
	 A28; A562; A62; A354; A50; A140; A185; A13; A15; A25; A26; A29; A60; A84; A490; A73; A86; A84; A70 MM3; MM10;  A628; MM1;
	კვალიფიციური ქირურგიული დახმარება: 

	 
	
	ზოგადი ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა, ან/და მოზრდილთა) 
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	 
	
	მწვავე ქირურგიული დაავადებებისა და სხეულის ტრავმის ნოზოლოგიური დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება იმ პაციენტთათვის, რომლებიც ევაკუირებელი უნდა იქნენ სამედიცინო დახმარების უფრო მაღალი დონის დაწესებულებაში;

	 
	
	 
	 
	
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	
	 
	
	პირველი რიგის გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება ისეთი მდგომარეობ(ებ)ის დროს, რომლებიც დროის მოკლე მონაკვეთში სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისათვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს;

	 
	
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	 
	
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	
	 
	
	ნებისმიერი ასფიქსიის ლიკვიდაცია და ფილტვების ადეკვატური ვენტილაციის უზრუნველყოფა;

	 
	
	ანესთეზიოლოგი
	 
	
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 4 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	
	 
	
	გარეგანი და შინაგანი სისხლდენის საბოლოო შეჩერება;

	 
	
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	დაზარალებულის ან ავადმყოფის შოკიდან გამოყვანა სისხლის პლაზმური და გლობალური მოცულობის აღდგენა და მდგომარეობის ოპტიმალური სტაბილიზაცია, ან/და მაგისტრალურ სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევის აღდგენა (მ.შ. დროებითი შუნტირებით);

	 
	
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	თორაკოცენტეზი ჰემოპნევმოთორაქსის, დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს, თორაკოტომია საშუალო და დიდი ჰემოთორაქსის (>800 მლ სისხლი) ან პლევრის ღრუში გაგრძელებადი სისხლდენის (300-500 მლ 2 სთ.-ის განმავლობაში) ან გულის ჭრილობის დროს.

	 
	
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	მედდა (ექთანი)
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	 
	
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სკამი
	4
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სკამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გასასინჯი ტახტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (II დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის (ანალოგი მოზრდილთა ქირურგიული აღჭურვილობის)
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის II დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 2 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი და სასწრაფო საოპერაციო შესაძლებელია გაერთიანდეს. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო, ან/და ჩირქოვან საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ქირურგიული განყოფილება
	ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია (მოზრდილთა /ბავშვთა):
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სუფთა შესახვევი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სათბურა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ოყნა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სათბურა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ოყნა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ზოგად ქირურგიული და ჩირქოვან ქირურგიული პალატები უნდა იქნეს განცალკევებული (/გამიჯვნა), (რეკომენდირებულია არა უმეტეს 4 საწოლიანი პალატა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაგიდა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სკამი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ტუმბო
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და II, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II, ან/და III, ან/და I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II, ან/და III, ან/და I დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
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	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
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	III
	რეგიონა-ლური (რესპუბლი-კური) საავადმყოფო
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	
	 
	
	
	 
	K61.0; K61.1; K61.2; K62.8; P38; N47; S36; S36.0; K56.1; K56.2; K56.5; K56.6; L02; L03; L04; L08; M13.1; K35.9; R10.0; K65; K35.0; K57.2; K57.4; K57.8; Q43.0; K40.3; K40.0; K42.0. K40.2; K40.9; K42.9; N44; S36.1; L03.0; S21; R58; K62.8; K65.0; K35.1; R10.0; K40.1; K42.1; K43.1; K40.4; S38.0; T14.0; T14.1; T14.5; D62; T14; K25.5;
	A66;A67; A158; A334; A235; A43; A105; A121; A132; A140; A176; A237; A358; A359; A588; MM10; A51; A236; A546; A360; A70; A549; A78; A24; A28;
	III დონის ბავშვთა ქირურგიულ დახმარებაში შედის: I და II დონის სამედიცინო საქმიანობის მოცულობის შესრულება და ჩამოთვლილი ნოზოლოგიების გამოკვლევები და მკურნალობა. ყველა სახის ურგენტული ოპერაცია, პერიტონიტის, განვითარების მანკების (სწორი ნაწლავის მემბრანოზული ატრეზია, პილოროსტენოზი, სწორი ნაწლავის პროლაფსი) კორექცია.. ამ დონის ქირურგიული დახმარების განხორციელება უნდა მოხდეს სრულყოფილი ანესთეზიოლოგიური და ინტენსიური (ასაკობრივი გრადაცია) თერაპიის განყოფილებების არსებობის პირობებში.

	 
	სპეციალი-ზირებული საავადმყოფო
	
	
	 
	
	
	 
	 S53.0; S43.0; Q65.4; Q65.3; Q65.1; Q65.0; S93; Q65.8; S42.0; S83; Q66; S52; S72; L04.0; K43; Q40; D17; D18; M13.1; M86.1; M86.0; K63.2; S36.2; Q40.0; Q69; T17; J85.1; J86; M86.3; M86.4; M86.5; M86.6; M86.8; L03; K92.0; K92.1; K92.2; N44; S21; J85.2; S36.4; S36.5; K92.0; K92.1; K92.2; R57.1; Q53; N43.
	 A562; A62; A354; A50; A140; A185; A13; A15; A25; A26; A29; A60; A84; A490; A73; A86; A84; A59; A139; A102; A590; A107; A1; A125; A71; A581; A609; A543; MM3; MM10; A628; MM1.
	 

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	პედიატრი (კონსულტანტი ხელშეკრულებით)
	
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფი-სათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტუ-რასთან)
	
	 
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავადმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	 
	გულმკერდის ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის” პაციენტები, რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	პროქტოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ყბა–სახის ქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა დონეებზე აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების გართულებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	ქირურგიული ინფექცია: ჩირქოვან-ანთებითი დაავადების რთული გავრცელებული ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;

	 
	 
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფი-სათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიო-ლოგიაში)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	სკამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი) 
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარ-დიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (III, IV დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფი-სათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 3 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი გეგმიური საოპერაციო და სასწრაფო საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბრონქოსკოპი (ბრონქოსკოპი, ტექნოლოგიურად მყარი დასამზერის შესაძლებლობით, ან/და ენდოსკოპიური (მოქნილი) დამზერის შესაძლებლობით), /ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვით, ან/და მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია)  აღნიშნულ ეტაპზე რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლამდელ ასაკის, მცირეწლოვან ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს მინ. 2 დამოუკიდებელი ერთეული იზოლირებული სამანიპულაციო დარბაზით, სუფთა და ჩირქოვანი შესახვევით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობილობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია) აღნიშნულ ეტაპზე  რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლანდელ ასაკის, მცირეწლოვაი ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს განყოფილებ(ებ)ის – მინ. 2 ერთეული იზოლირებული (ნახევარ ბოქს(ირებ)ის სისტემა), განყოფილების სახით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩვილ-ბავშვთა, მცირე ასაკის ბავშვთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–3 საწოლიანი პალატა, აღნიშნული ითვალისწინებს აგრეთვე დღენაკლულ ბავშვებს, დედა და ბავშვი იგულისხმება ერთად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /პედიატრიული, სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კიუვეზი (სტანდარტული კომპლექტაცია: პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობა, ტენიანობის რეგულირების შესაძლებლობა, ბიოფილტრაციის შესაძლებლობა, სამედიცინო ჟანგბადის (ან/და იონიზაცია) მიწოდების შესაძლებლობა (ე.წ. სუნთქვითი კონტური /არხი), სასიციცხლო პარამეტრების კონტროლის შესაძლებლობა
	
	/ჩვილ-ბავშვთა, ნეონატალური, დღენაკლულ ბავშვთა განყოფილებისათვის აუცილებელი მოთხოვნა
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ან/და ჟანგბადის თერაპიის აპარატი, ჟანგბადის კარავი (გატენიანება და აეროზოლის მიწოდების შესაძლებლობა), ან/და ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა /პედიატრიული სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სკოლამდელი ასაკის, სკოლის ასაკის ბავშვებთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო, მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათოლოგიური ანატომია /კლინიკური პათოლოგია
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნ-ველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნ-ველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
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	საუნივერ-სიტეტო (აკადემიის) კლინიკა
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	IV დონის ბავშვთა ქირურგიული სამსახური აწარმოებს  I-II-III დონის ქირურგიულ დახმარებას და სხვადასხვა სახის სპეციალიზებულ ქირურგიულ მკურნალობას, თორაკალური, ჩირქოვანი, ახალშობილთა, ურგენტული, გეგმიური პათოლოგიების, განვითარების მანკების, დამაინვალიდებელი დაავადებების სრული კორექციისათვის (ყველა სირთულის ოპერაცია). ამ დონის ქირურგიული დახმარების განხორციელება უნდა მოხდეს სრულყოფილი ანესთეზიოლოგიური და ინტენსიური (ასაკობრივი გრადაცია) თერაპიის განყოფილებების არსებობის პირობებში.

	 
	სპეციალი-ზირებული ცენტრი
	პედაგოგიური პერსონალი (პროფესორ-მასწავლებელი, რომლებიც მონაწილეობენ სასწავლო პროცესში)
	
	 
	
	
	 
	M13.1 M86.1; M86.0; K63.2; N43; S36.2; Q40.0; Q69; T17; J85.1; J86; M86.3; M86.4; M86.5; M86.6; M86.8; L03; K92.0; K92.1; K92.2; N44; S21; J85.2; S36.4; S36.5; K92.0; K92.1; K92.2; R57.1; Q53; Q42.2; K62.4; D48.9; K44; Q40.1; Q79.2; B67; J90; J86; Q33.0; Q33.6; J98.4; D69.3; C94.7; D55; D56; D57; D58; D59; K56.1; T17; P25.0; J98.5; N83.0; N83.1; K57.9; N83.2; K66.8; N83.5; Q44.2; T28.1; Q39; Q64.8; Q72.0; Q42.0; Q42.1; Q43; Q41.1; P78.1; T18; Q34.1; D15.0; K51.0; P77; Q43.1; J47; J98.6; B67.1; Q33.0; Q33.6; J98.4; P25.0; M13.1
	 A490; A73; A86; A84; A59; A139; A102; A590; A107; A1; A125; A71; A581; A609; A543; A494; I86.1; A298; A591; A52; A53; A54; A594; A530; A588; A123; A236; A530; A158; A572; A15; A252; A297; A529; A101; A571; MM3; MM10; MM3; MM10; MM1; MM2; A623; A628;
	 

	 
	სპეციალი-ზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	პედიატრი (კონსულტანტი ხელშეკრულებით)
	
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნ-ველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურას-თან)
	
	 
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავადმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	 
	გულმკერდის ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	დაავადებათა ტიპიური შემთხვევები, რომელთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები და სხვა).

	 
	 
	პროქტოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები „რისკ-ჯგუფის” პაციენტები, რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	ყბა–სახის ქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა დონეებზე აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების გართულებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	 
	 
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	ქირურგიული ინფექცია: ჩირქოვან-ანთებითი დაავადების რთული გავრცელებული ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;

	 
	 
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	თანამედროვე ტექნოლოგიები: რბილი ქსოვილების და მუცლის ჩირქგროვების ტრანსკუტანური პუნქციური ასპირაცია და დრენირება დროის რეალურ სივრცეში ულტრასონოგრა-ფიით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის კონტროლით, დაგეგმილი რეალპაროტომიები, ლაპაროსტომია, პანკრეატოსტომია და პანკრეატოდიგი-ტიკლაზია, ოპერაციები პლაზმური სკალპერის გამოყენებით; ექსტრაკორპორული დეტოქსიკაცია, ოპერაციები მინილაპარატო-მიული მიდგომით.

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველ-ყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტუ-რასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	
	 
	საშხაპე
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი) 
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა, რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (IV, III დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყო-ფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 3 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი გეგმიური საოპერაციო და სასწრაფო საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ძირითადი (საბაზო) აღჭურვილობა
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგუ-ლატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარტული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბრონქოსკოპი (ბრონქოსკოპი, ტექნოლოგიურად მყარი დასამზერის შესაძლებლობით, ან/და ენდოსკოპიური (მოქნილი) დამზერის შესაძლებლობით), /ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციო-ნარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის: მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობილობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექანიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვით, ან/და მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია)  აღნიშნულ ეტაპზე რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლანდელ ასაკის, მცირეწლოვანი ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს მინ. 2 დამოუკიდებელი ერთეული იზოლირებული სამანიპულაციო დარბაზით, სუფთა და ჩირქოვანი შესახვევით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა, რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობილობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა, რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია) აღნიშნულ ეტაპზე  რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლანდელ ასაკის, მცირეწლოვაი ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს განყოფილებ(ებ)ის – მინ. 3 ერთეული იზოლირებული (ნახევარ ბოქს(ირებ)ის სისტემა), განყოფილების სახით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩვილ-ბავშვთა, მცირე ასაკის ბავშვთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–3 საწოლიანი პალატა, აღნიშნული ითვალისწინებს აგრეთვე დღენაკლულ ბავშვებს, დედა და ბავშვი იგულისხმება ერთად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /პედიატრიული, სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კიუვეზი (სტანდარტული კომპლექტაცია: პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობა, ტენიანობის რეგულირების შესაძლებლობა, ბიოფილტრაციის შესაძლებლობა, სამედიცინო ჟანგბადის (ან/და იონიზაცია) მიწოდების შესაძლებლობა (ე.წ. სუნთქვითი კონტური /არხი), სასიციცხლო პარამეტრების კონტროლის შესაძლებლობა
	
	/ჩვილ-ბავშვთა, ნეონატალური, დღენაკლულ ბავშვთა განყოფილებისათვის აუცილებელი მოთხოვნა
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ან/და ჟანგბადის თერაპიის აპარატი, ჟანგბადის კარავი (გატენიანება და აეროზოლის მიწოდების შესაძლებლობა), ან/და ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა /პედიატრიული სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	მცირე ასაკის და სკოლანდელი ასაკის ბავშვებთა ქირურგიული პალატა (/ქირურგიული განყოფილება, ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე) 
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სკოლის ასაკის ბავშვებთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო, მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფი-სათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფი-სათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


ქირურგია ზოგადი, ჩირქოვანი (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	II
	რაიონული (ქალაქის) საავადმყოფო
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	 
	
	
	 
	იგივე რაც I და II შემთხვევაში (სავალდებულოა I დონის სრულყოფილად მოცვა), დამატებით:
	A119; A118; A376; A627; A121; A8005; A132; A551; A45; A990; A1115; A358; A549; A15; A117; A112; A16; A87; A70; A55; A125; A52; A26; A426; A550; A354; A1112; A25; A51; A490; A84; A541; A479; A139; A73; A235; A78; A1001; A136; A153; A490; A84; A546; A479; A139; A73; A235; MM25; A621; A302; A585; A37; A62; A24; A975; A23; A1114; A2; A59
	კვალიფიციური ქირურგიული დახმარება: 

	 
	სამედიცინო-სოციალური საავადმყოფო
	ზოგადი ქირურგი (შტატი)
	 
	 
	
	
	 
	K35.9; K36; K37; K38.1; K38.2; K38.8; K38.9; K40; K41; K42.0; K42.1; K42.9; K43; K43.1; K43.9; k46.1; K56.3-56.7; K57.0; K57.4; K57.8; K56.1; K56.2; K63.1; K82.2; K92.0-92.2; L02.0; L02.1; L02.4; L03.0; L03.2-03.9; L04.0-04.3; L04.8; L04.9; A46; D17.0-17.7; D17.9;M60.2-60.9; M62.0; M62.1; M65.0; 
	 
	მწვავე ქირურგიული დაავადებებისა და სხეულის ტრავმის ნოზოლოგიური დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება იმ პაციენტთათვის, რომლებიც ევაკუირებელი უნდა იქნენ სამედიცინო დახმარების უფრო მაღალი დონის დაწესებულებაში;

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	S01; S30.1; S31.0-31.1; S31.7; S31.8; 000; S21.0; S21.1; S21.2; S21.7; S21.9; S22.3; S30.1; S30.7; S30.8; S30.9; S36.0-36.5;  S36.7-36.9; S37.7; S37.9; S39.0; S39.6-39.9; S41.0; S41.1; S41.7; S41.8; S46.0-S46.3; S46.7-S46.9; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49; S51.0; S51.7-51.9; S59.7-59.9; S61.0; S61.7; S61.9; S86.0; S86.3; S86.7-86.9; T17; T17.3; T79.4; T80.1; T80.5
	 
	პირველი რიგის გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება ისეთი მდგომარეობ(ებ)ის დროს, რომლებიც დროის მოკლე მონაკვეთში სიცოცხლის ან ჯანმრთელო-ბისათვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს;

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	ნებისმიერი ასფიქსიის ლიკვიდაცია და ფილტვების ადეკვატური ვენტილაციის უზრუნველყოფა;

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	გარეგანი და შინაგანი სისხლდენის საბოლოო შეჩერება;

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია)
	 
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 4 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო -ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	დაზარალებულის ან ავადმყოფის შოკიდან გამოყვანა სისხლის პლაზმური და გლობალური მოცულობის აღდგენა და მდგომარეობის ოპტიმალური სტაბილიზაცია, ან/და მაგისტრალურ სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევის აღდგენა (მ.შ. დროებითი შუნტირებით);

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	თორაკოცენტეზი ჰემოპნევმოთო-რაქსის, დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს, თორაკოტომია საშუალო და დიდი ჰემოთორაქსის (>800 მლ სისხლი) ან პლევრის ღრუში გაგრძელებადი სისხლდენის (300-500 მლ 2 სთ.-ის განმავლობაში) ან გულის ჭრილობის დროს.

	 
	 
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	თორაკოცენტეზი ჰემოპნევმოთორაქსის, დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს, თორაკოტომია საშუალო და დიდი ჰემოთორაქსის (>800 მლ სისხლი) ან პლევრის ღრუში გაგრძელებადი სისხლდენის (300-500 მლ 2 სთ.-ის განმავლობაში) ან გულის ჭრილობის დროს.

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქ-ტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმლის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (II დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის II დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 2 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი და სასწრაფო საოპერაციო შესაძლებელია გაერთიანდეს. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო, ან/და ჩირქოვან საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზოგადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მ.შ. პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით, მაგ.: ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარტული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიო-ლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული განყოფილება
	ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სანიტარიული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოყნა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოყნა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ზოგად ქირურგიული და ჩირქოვან ქირურგიული პალატები უნდა იქნეს განცალკევებული (/გამიჯვნა), (რეკომენდირებულია არაუმეტეს 4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და II, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა II (ან/და III, I) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატო-მიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლო-გიურ სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, II (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II, ან/და III, ან/და I დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (II, ან/და III, ან/და I დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	
	
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	
	
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	
	
	4
	
	
	5
	6
	7

	III
	რეგიონული (რესპუბლი-კური) საავადმყოფო
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	
	 
	
	
	 
	K25, K26, K27, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.9, K35.0, K35.1, K38.3, K45.0-K45.8, K46, K46.9, K57.1, K57, K56.0, K63.0, K63.2, K63.3, K65.0-K65.8, K65.9, K66, K66.1, K66.8, K75.0, K80, K80.1, K80.2, K80.5, K81.0, K82.1, K85, K92.1, K97, B67.0, B67.2-B67.9, I85.0, I85.9, M62.8, M62.9, M65.2, M65.1, M65.3, 
	A448, A947, A949, A501, A107, A967, A993, A688, A588, A589, A985, A236, A950, A987, A8040, A544, A998, A945, A542, MM23, A153, A8035, A447, A586, A400, A587, A429, A105, A162, A994, A8038, A547, A3, A974, MM26, A533, A534, A237, A1, A992, A123, A1124, A11, A135, A102, A103, A387
	კვალიფიციური ქირურგიული დახმარება:

	 
	სპეციალიზი-რებული საავადმყოფო
	
	
	 
	
	
	 
	M65.4, M65.8, M65.9, M86, S11.0-S11.1, S17.0, S17.8-S17.9, S19.7, S19.8, S19.9, S22.2, S22.4, S22.5, S22.8, S22.9, S36.6, S38.1-S38.3, S56.0-S56.8, S58.0, S58.1, S58.9, S66.0, S66.9, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, S76.0-S76.4, S76.7, S81.0, S81.7-S81.9, T17.3-T17.5, T17.8, T17.9, T18.1, T18.2-T18.5, T18.8, T18.9, T27.0, T79.3, T81.3
	 
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	ზოგადი ქირურგი
	
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავდმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	ჰოსპიტალი
	გულმკერდის ქირურგი
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	დაავადებათა ტიპიური შემთხვევები, რომალთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები წყლულოვანი დაავადებების დროს და სხვა).

	 
	 
	პროქტოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის პაციენტები (მაგ.: შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, სტეროიდული მკურნალობა და სხვა), რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	ყბა–სახის ქირურგი (/კონსულტანტი)
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	უფროსი მედდა
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	
	 
	საშხაპე
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი)
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (III, IV დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის III, IV დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 3 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი გეგმიური საოპერაციო, სასწრაფო საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მ.შ. პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.: ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა III (ან/და II, IV) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ძირითადი (საბაზო) აღჭურვილობა
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული მიკროსკოპი, ან/და გამადიდებელი მოწყობილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში  აუცელებელი
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან იგივე ისამართზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 1 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ზოგად ქირურგიული და ჩირქოვან ქირურგიული პალატები უნდა იქნეს განცალკევებული (/გამიჯვნა), (რეკომენდირებულია არაუმეტეს 4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
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	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
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	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
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	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
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	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	C16.0-16.6; C16.8; C16.9; C17.0; C17.3; C17.8; C17.9; C22.0; C22.4; C22.7-22.9; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C24.9; C25.0; C25.4; C25.7; C25.9; C26; C26.1; C26.8; 
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავდმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	 
	გულმკერდის ქირურგი
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	C48.0; C48.1-48.2; C48.8; C48.0; C48.1-48.2; C48.8; C49.3; C49.4; C49.2; C49.6-49.8; C49.9; C73; D13.0-13.7; D13.9; D20.0; D20.1; 
	 
	დაავადებათა ტიპიური შემთხვევები, რომალთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები წყლულოვანი დაავადებების დროს და სხვა).

	 
	 
	პროქტოლოგი (კონსულტანტი ხელშეკრულებათ)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	D21.3-21.6; D21.9;  M00-002; M09-00.9; S17.0; S17.8; S17.9; S19.7-19.9; S11.2; S.117-11.9; T27.1; T27.2; T27.4-27.7; T28.0; 
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის პაციენტები (მაგ.: შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, სტეროიდული მკურნალობა და სხვა), რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	ყბა–სახის ქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	T28.1; T28.9; J80; T79.0; T79.1; T79.2; T79.5; T79.6; T79.8; T79.9; T80; T80.2; T80.3; T80.4; T81.0; T81.4; T78.5; T81.6; T81.7; T87.0-87.6; T91.2; T91.0-92.9; T93.0; T97.6; T97.8; T97. 9
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	ქირურგიული გასტროენტეროლოგია: კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავდების რთული და ატიპიური ფორმები (ვრცელი ინფილტრატი წყლულის არეში წყლულის პენეტრაცია, დაბალი და პოსტბულალური და მაღალი სუბკარდიალური წყლულები, კალოზური წყლულები, ულცერუსტუმორ), დუოდენოსტაზი, დუოდენოგასტრალური და გასტროეზოფაგური რეფლუქსები, დიაფრაგმული თიაქრები (საყლაპავი ხვრელის, აქსიალური), საყლაპავის იატროგენური და სხვა დაზიანებები, დივერტიკულები, ცოლინგერელისონის სინდრომი, კუჭის რეზექციები ყველა გავრცელებული მეთოდის გამოყენებით. ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები (ეკონომიური რეზექცია, ანტრუმექტომია ვაგოტომიით, ღეროვანი, სელექტიური ვაგოტომია, სერომიოტომია, მადრენირებელი ოპერაციები), აქსილარული თიაქრებისა და რეფლუქსეზოფაგიტების მაკორიგირებელი ოპერაციები;

	 
	 
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავზე წარმოებული ოპერაციების ადრეული გართულებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, 12-გოჯა ნაწლავის ტაკვისა და გასტროენტეროანასტომოზის შერთულის ნაკერების უკმარისობა, დუოდენალური ფისტულები, ანასტომოზის სხვა გართულებები (ინვაგინაცია, მუხლების შემოგრეხვა, გაუვალობა). მწვავე დუოდენური გაუვალობა;

	 
	 
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	ოპერირებული კუჭის დაავადებები: მომტანი ფეხის სინდრომის, დემპინგ-სინდრომი, შიგნითა ფისტულები (კუჭ-კოლინჯის), დუოდენოსტაზი, ენტეროგასტრალური რეფლუქსები, ტუტე გასტრიტები, გასტრიტის დოლოროზა. რეკონსტრუქციული ოპერაციები ამ გართულებათა სამკურნალოდ;

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	პანკრეასის ცისტები, ქირურგია პანკრეატიტის;

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	ღვიძლის და ნაღვლის გზების ქირურგია: მწვავე ქოლეცისტიტის და ნაღვლკენჭოვანი დაავადებების რთული სადიაგნოზო და სამკურნალო ფორმები: ნაღვლის ბუშტისა და სადინარების ანომალიები ატროფიული ნაღვლის ბუშტი, ბილეო-დიგესტიური ფისტულები, ღვიძლგარეთა ნაღვლის გზების ცისტები, ქოლედოქუსის ინტრა-პანკრეასულ ნაწილში ჩაჭედილი კენჭები, ნაღვლის გზების სტრიქტურები და გარეთა ფისტულები, მასკლეროზირებელი ქოლანგიტი. ინტრაჰეპატური ნაღვლის გზების ობტურაციები, ექსტრა-ჰეპატური ნაღვლის გზების ობტურაციული დაავადებები ღვიძლის კარში, პანკრეასის თავის ან ფატერის დვრილის მიდამოში; ნებისმიერი გართულება ნაღვლის ბუშტსა და ნაღვლის გზებზე წარმოებული ოპერაციების ადრეულ სტადიაში ან ამ გართულებათა შორეული შედეგები (ნაღვლის სადინრების დაზიანება, დეფექტები, ლიგირება), რეზიდუალური ან რეციდიული კენჭები, ქოლეცისტექტომიის და ქოლედოქოტომიის შემდეგ; ტრანსკუტანური ქოლანგიოსტომა, ობსტრუქციული უბნების ბუჟირება;

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	 
	
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა დონეებზე აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების გართულებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	ქირურგიული ინფექცია: 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	ჩირქოვან-ანთებითი დაავადების რთული გავრცელებული ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა; რბილი ქსოვილები და ჯირკვლოვანი ორგანოები: სწრფად მოპროგრესირე, ატიპიური ჩირქოვან-ანთებითი დაავადებები; განგრენული პიოდერმიტი, მილანის სიმბიოტური განგრენა, ნეკროზული ფასციიტი, სტრეპტოკოკული მიოზიტი, რბილი ქსოვილების ნებისმიერი ინფექცია ქსოვილებში აირის წარმოქმნით, სწრაფად მოპროგრესირე ცელულიტი, მიოზიტი, პუტდრიტული ნეკროზული გლეგმონები, ჩირქოვანი გონიტი, კოქსიტი, ნებისმიერი ჩირქოვანი ართრიტი სეფსისური მიმდინარეობით, მწვავე ოსტეოიელიტები ჩამონაწვეთი ფლეგმონებით, ფურნიეს განგრენა, კლოსტრიდოზები – ანაერობული აიროვან კლოსტრიდიული ცელულიტი, მიოზიტი ან მიონეკროზი, აქტინომიკოზი, სტრეპტოკოკური ნეკროზული მიოზიტი, ვისცერული და სისტემური მიკოზიბი (კანდიდამიკოზი);

	 
	 
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	მუცლის ღრუს ჩირქოვან-ანთებითი დაავადებები: ჩირქოვანი პერიტონიტი მძიმე და მოპროგრესირე ფორმები, ოპერაციის შემდგომი პერიტონიტები, მუცლის ღრუს ჩირქგროვები, პერიტონიული სეფსისი, მიკრობთა ენტერალური ტრანსლოკაციის სინდრომი, ჩირქოვან-ანთებითი ლოკალური დაავადებები მიმდინარე გამოხატული სისტემითი ანთებითი რეაქციის სინდრომით, სეფსისის, სეფსისური შოკითა და მულტიორგანული უკმარისობის სინდრომით. ნებისმიერი ჩირქოვან-ანთებითი დაავადება სერიოზული რისკფაქტორების ფონზე, რომელიც არ ემორჩილება ოპერაციულ და ანტიბაქტერიულ მკურნალობას და პროგრესირებს 24-48 სთ.-ის განმავლობაში;

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	
	 
	საშხაპე
	2
	 
	
	 
	თანამედროვე ტექნოლოგიები: რბილი ქსოვილების და მუცლის ჩირქგროვების ტრანსკუტანური პუნქციური ასპირაცია და დრენირება დროის რეალურ სივრცეში ულტრასონოგრაფიით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის კონტროლით, დაგეგმილი რეალპაროტომიები, ლაპაროსტომია, პანკრეატოსტომია და პანკრეატოდიგიტიკლაზია, ოპერაციები პლაზმური სკალპერის გამოყენებით; ექსტრაკორპორული დეტოქსიკაცია, ოპერაციები მინილაპარატომიული მიდგომით.

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი)
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, 2 ცალი (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (IV, III დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) ზოგად ქირურგია, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 3 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო, ჩირქოვანი გეგმიური საოპერაციო, სასწრაფო საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება სასწრაფო საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, /ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზოგადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე (მ.შ. ერთი მაინც პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.: ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული. მ.შ. აუცილებელი რეზერვის გათვალისწინებით)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ძირითადი (საბაზო) აღჭურვილობა
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი, კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები, ინტესტინალური
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექანიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვით, ან/და მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექანიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ზოგად ქირურგიული და ჩირქოვან ქირურგიული პალატები უნდა იქნეს განცალკევებული (/გამიჯვნა), (რეკომენდირებულია არა უმეტეს 4-საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


ქირუგია გულმკერდის (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	III
	რეგიონული (რესპუბლი-კური) საავადმყოფო
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	
	 
	
	
	 
	K22, K22.1, K22.8, B67.1, C15.0, C15.5, C15.8, C15.9, J85.0, J85.3, J86.0, J86.9, J90, J93.0-J93.1, J93.8, J93.9, J94.0-I94.2, J94.8-J94.9, J98.1, S22.2, S22.4, S22.5, S22.8, S22.9, S23, S24.4-S23.5
	A448, A947, A949, A501, A107, A967, A993, A688, A588, A589, A985, A236, A950, A987, A8040, A544, A998, A945, A542, MM23, A153, A8035, A447, A586, A400, A587, A429, A105, A162, A994, A8038, A547, A3, A974, MM26, A533, A534, A237, A1, A992, A123, A1124, A11, A135, A102, A103, A387
	კვალიფიციური ქირურგიული დახმარება:

	 
	სპეციალი-ზირებული საავადმყოფო
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	ზოგადი ქირურგი
	
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავადმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	ჰოსპიტალი
	გულმკერდის ქირურგი
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	დაავადებათა ტიპური შემთხვევები, რომალთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები წყლულოვანი დაავადებების დროს და სხვა);

	 
	 
	ყბა-სახის ქირურგი (/კონსულტანტი ხელშეკრულებათ)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის პაციენტები (მაგ.: შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, სტეროიდული მკურნალობა, ფარისებრი ჯირკვალი (/ჩიყვი) და სხვა), რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	უფროსი მედდა
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი
	
	 
	საშხაპე
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი 
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის III, IV დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის III, IV დონე) გულმკერდის ქირურგია რეკომენდებულია წარმოდგენილ იქნეს მინ. 2 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. გულმკერდის ქირურგიის გეგმიური საოპერაციო, ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება ზოგადი ქირურგიის, ან/და ჩირქოვანი ქირურგიის გეგმურ საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია გულმკერდის, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(გულმკერდის ქირურგია, ზორადი, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია). შესაბამისად, გულმკერდის ქირურგიის საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად (ან/და წარმოდგენილი ზოგადი ქირურგიის საოპერაციო დარბაზით), სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ცეცხლგამძლე სეიფი, ან/და რკინის კარადა (ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება,  ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	გულმკერდის ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექანიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, III (ან/და IV, II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (III, ან/და IV, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
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	ტიპი
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	სამედიცინო ტექნიკური აღჭურვილობა
	 
	 
	ნოზოლოგია 
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	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა
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	IV
	საუნივერსი-ტეტო (აკადემიის) კლინიკა
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	
	
	
	
	K22.2; K22.3; K22.5; K22.6; C34.0; C34.1-34.3; C34.8; C34.9; C37; C38.0-38.1- 38.4; C38.8; C39.0; C39.8; C39.9; D15.0-15.2; D15.7; D15.9; J95.1; J95.2; J95.3; J95.1; J95.8; J95.9; J98.0; J98.3; J98.4; J98.5; J98.6;
	A448, A947, A949, A501, A107, A967, A993, A688, A588, A589, A985, A236, A950, A987, A8040, A544, A998, A945, A542, MM23, A153, A8035, A447, A586, A400, A587, A429, A105, A162, A994, A8038, A547, A3, A974, MM26, A533, A534, A237, A1, A992, A123, A1124, A11, A135, A102, A103, A387
	კვალიფიციური ქირურგიული დახმარება:

	 
	სპეციალიზი-რებული ცენტრი
	პედაგოგიური პერსონალი (პროფესორ-მასწავლებელი, რომლებიც მონაწილეობენ სასწავლო პროცესში)
	 
	
	
	
	
	 
	
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	 
	სპეციალი-ზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	ზოგადი ქირურგი
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	 
	
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავადმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	
	გულმკერდის ქირურგი
	 
	
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	
	 
	
	დაავადებათა ტიპური შემთხვევები, რომალთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები წყლულოვანი დაავადებების დროს და სხვა);

	 
	
	ყბა-სახის ქირურგი (/კონსულტანტი ხელშეკრულებათ)
	 
	
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	
	 
	
	დაავადების ტიპური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის პაციენტები (მაგ.: შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, სტეროიდული მკურნალობა, ფარისებრი ჯირკვალი (/ჩიყვი) და სხვა), რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	 
	
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	
	 
	
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება;

	 
	
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	

	 
	
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	ანესთეზიოლოგი
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	 
	
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	
	 
	
	 

	 
	
	მედდა (ექთანი)
	 
	
	სკამი
	4
	
	 
	
	 

	 
	
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	 
	
	საშხაპე
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	ექიმი ლაბორანტი
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	საშუალო ლაბორანტი 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	 
	
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	 
	
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნეგატოსკოპი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სკამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გასასინჯი ტახტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) გულმკერდის ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილ იქნეს მინ. 2 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. გულმკერდის ქირურგიის გეგმური საოპერაციო, ზოგადი ქირურგიული გეგმური საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება ზოგადი ქირურგიის, ან/და ჩირქოვანი ქირურგიის გეგმიურ საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია გულმკერდის, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საოპერაციო ბლოკი
	(გულმკერდის ქირურგია, ზორადი, ან/და ჩირქოვანი ქირურგია). შესაბამისად, გულმკერდის ქირურგიის საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად (ან/და წარმოდგენილი ზოგადი ქირურგიის საოპერაციო დარბაზით), სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	წინასაოპერაციო
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ცეცხლგამძლე სეიფი, ან/და რკინის კარადა (ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	8
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	თასის დასადგამი
	4
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარტული კომპლექტაცია)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება,  ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბრონქოსკოპი (ბრონქოსკოპი, ტექნოლოგიურად მყარი დასამზერის შესაძლებლობით, ან/და ენდოსკოპური (მოქნილი) დამზერის შესაძლებლობით), ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მოსამართზე. ახალშობილთა (ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ქირურგიული განყოფილება
	გულმკერდის ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სუფთა შესახვევი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსი
	3
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო კარადა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საშხაპე
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სამედიცინო ტახტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სათბურა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ოყნა
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	მაგიდა
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სკამი
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	ტუმბო
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ქირუგია გულმკერდის (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	IV
	საუნივერ-სიტეტო (აკადემიის) კლინიკა
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	
	 
	
	
	 
	K61.0; K61.1; K61.2; K62.8; P38; N47; S36; S36.0; K56.1; K56.2; K56.5; K56.6; L02; L03; L04; L08; M13.1; K35.9; R10.0; K65; K35.0; K57.2; K57.4; K57.8; Q43.0; K40.3; K40.0; K42.0; K40.2; K40.9; K42.9; N44; S36.1; L03.0; S21; R58; K62.8; K65.0; K35.1; R10.0; K40.1; K42.1; K43.1; K40.4; S38.0; T14.0; T14.1; T14.5; D62; T14; K25.5; S53.0; S43.0; Q65.4; Q65.3; Q65.1; Q65.0; S93; Q65.8; S42.0; S83; Q66; S52; S72; L04.0; K43; Q40; D17; D18; 
	A66; A67; A158; A334; A235; A43; A105; A121; A132; A140; A176; A237; A358; A359; A588; MM10; A51; A236; A546; A360; A70; A549; A78; A24; A28; A562; A62; A354; A50; A140; A185; A13; A15;  A25; A26; A29; A60; A84;
	IV დონის ბავშვთა ქირურგიული სამსახური აწარმოებს  I-II-III დონის ქირურგიულ დახმარებას და სხვადასხვა სახის სპეციალიზებულ ქირურგიულ მკურნალობას, თორაკალური, ჩირქოვანი, ახალშობილთა, ურგენტული, გეგმიური პათოლოგიების, განვითარების მანკების, დამაინვალიდებელი დაავადებების სრული კორექციისათვის (ყველა სირთულის ოპერაცია). ამ დონის ქირურგიული დახმარების განხორციელება უნდა მოხდეს სრულყოფილი ანესთეზიოლოგიური და ინტენსიური (ასაკობრივი გრადაცია) თერაპიის განყოფილებების არსებობის პირობებში.

	 
	სპეციალი-ზირებული ცენტრი
	პედაგოგიური პერსონალი (პროფესორ-მასწავლებელი, რომლებიც მონაწილეობენ სასწავლო პროცესში)
	
	 
	
	
	 
	M13.1 M86.1; M86.0; K63.2; N43; S36.2; Q40.0; Q69; T17; J85.1; J86; M86.3; M86.4; M86.5; M86.6; M86.8; L03; K92.0; K92.1; K92.2; N44; S21; J85.2; S36.4; S36.5; K92.0; K92.1; K92.2; R57.1; Q53; Q42.2; K62.4; D48.9; K44; Q40.1; Q79.2; B67; J90; J86; Q33.0; Q33.6; J98.4; D69.3; C94.7; D55; D56; D57; D58; D59; K56.1; T17; P25.0; J98.5; N83.0; N83.1; K57.9; N83.2; K66.8; N83.5; Q44.2; T28.1; Q39; Q64.8; Q72.0; Q42.0; Q42.1; Q43; Q41.1; P78.1; T18; Q34.1; D15.0; K51.0; P77; Q43.1; J47; J98.6; B67.1; Q33.0; Q33.6; J98.4; P25.0; M13.1
	 A490; A73; A86; A84; A59; A139; A102; A590; A107; A1; A125; A71; A581; A609; A543; A494; I86.1; A298; A591; A52; A53; A54; A594; A530; A588; A123; A236; A530; A158; A572; A15; A252; A297; A529; A101; A571; MM3; MM10; MM3; MM10; MM1; MM2; A623; A628;
	 

	 
	სპეციალი-ზირებული ს/კ ინსტიტუტი
	პედიატრი (კონსულტანტი ხელშეკრულებით)
	
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	
	 
	სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;

	III
	რეგიონალური (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ზოგადი ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 22 კვტ.)
	
	 
	
	 
	იმ დაავადებებითა და ტრავმით ავდმყოფთა ტრანსპორტირება სამედიცინო დახმარები წინა ეტაპიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ სირთულეებთან, მიუხედავად სტაბილური მდგომარეობისა მოსალოდნელია შემდგომი გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ სპეციალიზებულ დახმარებას;

	 
	სპეციალი-ზირებული საავადმყოფო
	გულმკერდის ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიაში ლიცენზირებული ექიმი, ბავშვთა ქირურგი)
	
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	დაავადებათა ტიპიური შემთხვევები, რომალთა სამკურნალოდ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები (მაგ.: ორგანოს დამზოგველი ოპერაციები და სხვა).

	 
	კლინიკური საავადმყოფო
	
	
	 
	სამედიცინო აირების (სამედიცინო ჟანგბადის გაზიფიკატორი, ან/და რამპული სისტემა ჟანგბადის ბალონებზე), უარყოფითი წნევის (/ვაკუუმი) მიწოდების ცენტრალური სისტემა (ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო ჟანგბადის რეზერვუარი, რამპა მინ. 6 ერთეულ ჟანგბადის ბალონზე, რომელიც უნდა განთავსდეს საოპერაციო, ან/და კრიტიკული მედიცინის სამსახურის /ინტენსიური თერაპია ბლოკის გარეთ, რედუქტორი, ფლუომეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, უარყოფითი წნევა მიიღება უნდა მოხდეს ინდივიდუალური საშუალებით, ელექტრო ამომქაჩი, ქირურგიული, მაღალი წნევის)
	
	 
	
	 
	დაავადების ტიპიური შემთხვევები რისკ-ჯგუფის” პაციენტები, რომლებშიც ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი ძალზე მაღალია და საჭიროებენ პოლიპროფილურ სპეციალიზებულ დახმარებას და რეანიმაციულ უზრუნველყოფას;

	 
	 
	ყბა–სახის ქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპზე ჩატარებული მკურნალობების გართულებები, რომელთა ლიკვიდაცია ადგილზე არ არის შესაძლებელი ვიწრო სპეციალიზებული დახმარება.

	 
	 
	ოტორინო-ლარინგოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	სამედიცინო დახმარების წინა დონეებზე აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების გართულებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

	 
	 
	ოფთალმოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	ქირურგიული ინფექცია: ჩირქოვან-ანთებითი დაავადების რთული გავრცელებული ფორმების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;

	 
	 
	ნეიროქირურგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ორთოპედ-ტრავმატოლოგი (კონსულტანტი)
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კრიტიკული მედიცინა (რეანიმატოლოგი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ანესთეზიოლოგი
	
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	უფროსი მედდა (ექთანი)
	
	 
	საშხაპე
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	სანიტარი (ავადმყოფის მომვლელი)
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი ლაბორანტი (უმაღლესი სამედიცინო განათლება)
	
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი) 
	
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი)
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	კლინიკური ინჟინერი (სამედიცინო ტექნიკის სპეციალისტი, ან/და ხელშეკრულება სერვის სამსახურთან)
	
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროკარდიოგრაფი (მინიმუმ 3 არხიანი, 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სეიფი, ან/და რკინის კარადა (რეცეპტის, რეაქტივების, ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტური საშუალებების შესანახი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე (სამედიცინო მომსახურეობის IV, III დონე) გულმკერდის ქირურგია რეკომენდირებულია წარმოდგენილი იქნეს მინ. 2 საოპერაციო (/დამოუკიდებელი, ან/და სრულად იზოლირებული) დარბაზით; შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მ.შ. გულმკერდის ქირურგიის გეგმიური საოპერაციო, ზოგადი ქირურგიული გეგმიური საოპერაციო. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაკეთდება ზოგადი ქირურგიის, ან/და ჩირქოვანი ქირურგიის გეგმიურ საოპერაციოში)
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია გულმკერდის, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო ბლოკი
	(ზოგადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე, სასიცოცხლო ფუნქცი(ებ)ის მართვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით (მაგ.:ინფუზიური /ტრანსფუზიული გადასხმის სისტემის სამაგრი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაცივარი ( 0 - +4 გრადუსი ცელსიუსი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ძირითადი (საბაზო) აღჭურვილობა
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (სტაციონარული, გვერდითი განათების შესაძლებლობით, საოპერაციო ველში განათებამ არ უნდა გამოიწვიოს - ტემპერატურის დასაშვებ ზღვარზე მეტი გაზრდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა (სტაციონარული, დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	8
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	6
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თასის დასადგამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინდივიდუალური გამადიდებელი მოწყობილობა, ქირურგის (/ინდივიდუალური გამადიდებელი) სათვალე (ცივი სინათლის წყარო, ან/და მის გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტროქირურგიული ხელსაწყო (ელექტროკუაგულატორი /ელექტროდანა, ელექტროდების სტანდარყული კომპლექტაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (დიდი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სისხლძარღვთა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტრავმატოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები (მცირე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო რენტგენის აპარატი (მობილური, ან/და საოპერაციო რენტგენის აპარატი C რკალით, რენტგენოსკოპია /რენტგენოგრაფია, სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური (რადიოლოგიური) დაცვის საშუალება, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა, ან/და ხელშეკრულება რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე ისამართზე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბრონქოსკოპი (ბრონქოსკოპი, ტექნოლოგიურად მყარი დასამზერის შესაძლებლობით, ან/და ენდოსკოპიური (მოქნილი) დამზერის შესაძლებლობით), /ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საწარმოო ტრანსპუზიოლოგია
	საწარმოო ტრანსფუზიოლოგია (სრული აღჭურვილობა სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ოპერაციის შემდგომი დაკვირვების საწოლი /პალატა (ერთეული კომპლექტი)
	პოსტოპერაციული  მონიტორინგი,  აუცილებელი, მოცემულ ეტაპზე რეკომენდირებულია თითოეულ საოპერაციო ბლოკთან არსებობდეს მინ. 2 საწოლი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 /ალტერნატიულ შემთხვევაში ლიცენზია კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება), ან/და ხელშეკრულება კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია პოსტაოპერაციული საწოლის პალატის ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო აირების ცენტრალური, ან/და ავტონომიური სისტემა (ჟანგბადის რეზერვუარი, ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), სასუნთქი ნიღაბი /სხვადასხვა ზომა, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფუნქციონალური (/მრავალფუნქციონარული, მობილური, ან/და სტაციონარული) საწოლი, ან/და საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის (/ხელოვნური სუნთქვა) აპარატი (სტაციონარული, მოზრდილთა /პედიატრიული, მრავალრეჟიმული მართვითი სუნთქვით, ან/და მართვითი სუნთქვის გარეშე), აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	დეფიბრილატორი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მონიტორირება, სინქრონიზაცია, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მონიტორირება (მონიტორი (/კარდიომონიტორი), ბლოკური სისტემა, პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა; ხმოვანი /ვიზუალური სიგნალიზაციის შესაძლებლობა;  ეკგ ბლოკი – 1ც. (ეკრანზე/მონიტორზე მინ. 1 განხრის ჩვენების შესაძლებლობა, 12 სტანდარტული განხრის ჩვენების შესაძლებლობა); პულსი ბლოკი – 1ც.; ოქსიმეტრიის ბლოკი – 1ც; /აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პულსოქსიმეტრი (/ალტერნატიულ შემთხვევაში აუცილებელია: მონიტორმა (მაგ.: ოქსიმეტრიის ბლოკი, ან/და დამატებითი ბლოკი) უზრუნველყოს მოცემული პარამეტრის ფიქსაცია)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული განყოფილება
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია)  აღნიშნულ ეტაპზე რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლანდელ ასაკის, მცირეწლოვაი ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს მინ. 2 დამოუკუდებელი ერთეული იზოლირებული სამანიპულაციო დარბაზით, სუფთა და ჩირქოვანი შესახვევით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამანიპულაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინვაზიური ჩარევა უნდა ხორციელდებოდეს ერთჯერადი მასალით (მა.:ერთჯერადი ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პერიფერიული და მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზების კომპლექტი, ნაზო-გასტრალური ზონდი და სხვა)
	100
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინგალატორი (აეროზოლის (მედიკამენტოზური საშუალებები) მიწოდების შესაძლებლობა, მოზრდილთა /პედიატრიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ჟანგბადის ბალონი, ჟანგბადის ბალონის გადასატანი ურიკა, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (ან/და სავარძელი, მოზრდილთა /პედიატრიული), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული აღჭურვილობა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ახალშობილთა (/ნეონატალური) და ჩვილ ბავშვთა სარეანიმაციო მაგიდა (სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (დაბალი წნევის, თერაპიული), /ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ცენტრალური ვაკუუმის სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩირქოვანი შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საშხაპე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სათბურა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ოყნა, 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას), 2 ცალი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ქირურგიული განყოფილება (ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია) აღნიშნულ ეტაპზე  რეკომენდირებულია (სკოლის ასაკის, სკოლანდელ ასაკის, მცირეწლოვაი ბავშვთა, ჩვილ-ბავშვთა ასაკობრივი გრადაციის გათვალისწინებით) წარმოდგენილ იქნეს განყოფილებ(ებ)ის – მინ. 3 ერთეული იზოლირებული (ნახევარ ბოქს(ირებ)ის სისტემა), განყოფილების სახით
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ჩვილ-ბავშვთა, მცირე ასაკის ბავშვთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–3 საწოლიანი პალატა, აღნიშნული ითვალისწინებს აგრეთვე დღენაკლულ ბავშვებს, დედა და ბავშვი იგულისხმება ერთად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /პედიატრიული, სტანდარტული კომპლექტაცია: გამათბობელი და სხვა აღჭურვილობა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	კიუვეზი (სტანდარტული კომპლექტაცია: პარამეტრ(ებ)ის ზღვრული სიდიდის დაფიქსირების შესაძლებლობა, ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობა, ტენიანობის რეგულირების შესაძლებლობა, ბიოფილტრაციის შესაძლებლობა, სამედიცინო ჟანგბადის (ან/და იონიზაცია) მიწოდების შესაძლებლობა (ე.წ. სუნთქვითი კონტური /არხი), სასიციცხლო პარამეტრების კონტროლის შესაძლებლობა
	
	/ჩვილ-ბავშვთა, ნეონატალური, დღენაკლულ ბავშვთა განყოფილებისათვის აუცილებელი მოთხოვნა
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ჟანგბადის რეზერვუარი (ან/და ჟანგბადის თერაპიის აპარატი, ჟანგბადის კარავი (გატენიანება და აეროზოლის მიწოდების შესაძლებლობა), ან/და ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორი, ფლოუმეტრი (ნაკადის რეგულირება, ტენიანობა), მოზრდილთა /პედიატრიული სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომის), ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს სამედიცინო აირების ცენტრალური მიწოდების სისტემა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	მცირე ასაკის და სკოლანდელი ასაკის ბავშვებთა ქირურგიული პალატა (/ქირურგიული განყოფილება, ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე) 
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სკოლის ასაკის ბავშვებთა ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	(რეკომენდირებულია 2–4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ხელსაბანი (ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სველი წერტილი, /ტუალეტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	საწოლი (სამედიცინო, მოზრდილთა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კომპიუტერული ტომოგრაფია
	კომპიუტერული ტომოგრაფია (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კომპიუტერული ტომოგრაფიის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი
	ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსი (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
	ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა
	ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში  ხელშეკრულება ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) 
	კრიტიკული მედიცინა (მოზრდილთა /ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კრიტიკული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარება) საქმიანობის მოთხოვნის შესაბამისად
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო დონის სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების შენახვა-მოხმარების უფლების მქონე საბაზო დაწესებულებასთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	პედიატრია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)
	ნეონატოლოგია (ბავშვთა სტაციონარული დახმარება) (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პედიატრიული მედიცინის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები
	იმუნოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის იმუნოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სეროლოგიური გამოკვლევები
	სეროლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სეროლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები
	ვირუსოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ვირუსოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	აივ დიაგნოსტიკა
	აივ დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა
	გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის გვამის პათოლოგანატომიური გაკვეთის სამსახურთან)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
	პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის პათომორფოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამკურნალო კვება (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	სამკურნალო კვება (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის სამკურნალო კვების სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	რეაბილიტაცია (მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება)
	რეაბილიტაციაა (სრული აღჭურვილობა, IV (ან/და III) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის რეაბილიტაციის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (IV ან/და III დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	ექიმთა უწყვეტი განათლება (ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (ექიმთა უწყვეტი განათლება, ექიმთა უწყვეტი განათლების ორგანიზაცია) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (პოსტდიპლომური სპეციალიზაციის საბაზო დაწესებულება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების (განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული) საბაზო კლინიკური საქმიანობა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, განათლების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული, საბაზო კლინიკური საქმიანობა) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (საშუალო სამედიცინო პერსონალის განათლება) საქმიანობის შესაბამისად, მოთხოვნის შემთხვევაში
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


ქირურგია პლასტიკური და რეკონსტრუქციული (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

(ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები


	გამოკვლევები
	მოცულობა

	III

IV
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო; 

სპეციალიზებული საავადმყოფო; კლინი-კური საავადმყოფო; ჰოსპიტალი; სარე​აბი-ლიტაციო (აღდგენი-თი) მკურნალობის საავადმყოფო; 

სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი; სპეციალიზებული ცენტრი; უნივერსი-ტეტის (აკადემიის)  კლინიკა


	განყოფილების  ხელმძღვანე-ლი

შესაბამისი კვალიფიკა-ციის ექიმი ქირურგი

შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-ანესთე​ზიოლოგი 

შესაბამისი კვალი​ფი​კაციის რეანიმატო​ლო​გი - (ალტერ​ნატიულ შემთხვევაში დაწესებუ​ლე​ბას უნდა გააჩნდეს რეანიმაციული გან​ყოფილება იმავე მი​სამართზე) 

საოპერაციო მედდა 

მედდა 

სანიტარი

სამედიცინო ინჟინერი ან ხელშეკრულება სერვისულ ცენტრთან


	საოპერაციო ბლოკის სტანდარტული მოწყობილობა შესაბამისად III და IV დონისთვის


	ნებისმიერი პლასტიკურ-რეკონსტრუქციული ოპერაცია  
	A 66

A43

სხვა გამოკვლვები ექიმის შეხედულე-ბისამებრ 
	მე-5 სვეტში მითითებული ოპერაციული ჩარევების კვალიფიციური უზრუნველყოფა.




ქირურგია სისხლძარღვთა (მოზრდილთა / ბავშვთა სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–

ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიან. მოცულობა

	III
	რეგიონული (რესპუბლიკური) საავადმყოფო
	ანგიოლოგი’ სისხლძარღვთა ქირურგი
	სტანდაარტული ქირურგიული განყოფილება, ღჭურვილობა; მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი 
	D18; E10.5; I26; I70.2; I70.8; I70.9; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I73; I74.2; I74.4; I74.5; I74.8I74.8; I74.9; I77;I79.2; I79.8; I78; I82; I83; I87;I88;I89; I97.8;შ15; შ25; შ35; შ45;შ55; შ65; შ75; შ85; შ95; I86;  
	სტანდარტული გამოკვლევები,  

დამატებით: A89; A90; A696; A436; A438; A76; A698. A518. A519. A590. A591
	მე-5 სვეტში მოყვანილი დაავადებების კონსერვატიული და ქირურგიული მკურნალობა

	
	სპეციალიზებული კაბინეტი
	ექიმი-ანგიოლოგი 
	მაგიდა სკამი მიკროსკოპი თერმომეტრი ცენტრიფუგა ლაბ.ჭურჭელი მაცივარი ამწოვი კარადა  სტანდარტული შსესახვევი
	D18; E10.5; I26; I70.2; I70.8; I70.9; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I74.2; I74.4; I74.5; I74.8I74.8; I74.9; I77;I79.2; I79.8; I78; I82; I83; I86; I87;I88;I89; I97.8; I87; I 88; I89; II97.2; I97.8; I15; I65; I70; I71; I72; I74; II79; I81; I98.2; I98.8; I99; Q26; Q27; Q28; 01.2; 
	სტანდარტული გამოკვლევები, დამატებით: A696; A438; A436; A698; A518. A519. A590. A591
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვ. (საწყისი ფორმები, პირველადი დიაგნოსტიკა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება, ქრ. დაავადებების მართვა, კომპრესიული სკლეროთერაპია

	IV
	სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი, უნივერსიტეტის კლინიკა
	ანგიოლოგი, ანგიოქირურგი რენდგენი-ანგიოლოგი; სათანადო კვალიფიკაციის ანესთეზიოლოგი და რეანიმატოლოგი
	სტანდაარტული ქირურგიული განყოფილების აღჭურვილობა; 

სტანდარტული ოპერაციის შემდგომი პალატა მონიტორით,

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის 
	D18; E10.5; I26; I 65; I70; I70.2; I70.8; I70.9; I71; I72; I72.1; I72.3; I72.4; I72.8; I73; I74; I74.2; I74.3; I74.4; I74.5; I74.8; I74.9; I 77; I79; I79.2; I79.8; I78; I80; I81; I82; I83; I 86;  I87;I88;I89; I97.8; I98.2; I98.8; I99; შ15; შ25; შ35; შ45;შ55; შ65; შ75; შ85; შ95; Q26; Q27; Q28; 01.2;  
	სტანდარტული გამოკვლევები,  

დამატებით: A89; A88;A90; A696; A436; A438; A76; A698.A695; A724; A697; A438; A518; A519  A590. A591
	მე-5 სვეტში მოყვანილი დაავადებების კონსერვატიული და ქირურგიული მკურნალობა


ქირურგია ზოგადი (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დახმარება)
	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	I
	ამბულატორია
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	 
	
	
	 
	J38.5; J38.4; J93.0; S00.1; S00.2; S00.3-S00.9; S20.0; S20.1; S30.0; S50.0; S50.1; S50.7; S50.8; S50.9; S60.0; S60.2; S60.7-S60.9; S80.0; S80.1; S80.7-S80.9; S90.0-S90.3; S90.7; S90.9; S97.0-S97.1; S97.8; 
	ანამნეზის შეკრება; ფიზიკალური გამოკვლევა; სწორი ნაწლავის დიგიტალური გამოკვლევა;  
	პირველი სამედიცინო და საექიმო დახმარება:

	 
	ამბულატორია დღის სტაციონარი
	ექიმი თერაპევტი (ან/და ზოგადი პრაქტიკის ექიმი, შტატი)
	 
	 
	
	
	 
	T17.2; T18; T20.1; T79.4;  000, R-10, R-58, 500, S-02, S-10, S-11, S-16, S-20, S-21, S-22, S-23, S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-30- S-39, S40- S49, S50-S59, S60-S69, S70-S79, S80-S89, S90-S99, T00-T07, T17-18, Z10, 243, 254
	MM17; A126; A684.
	სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უშუალო მწვავე საფრთხის სინდრომული და ან ნოზოლოგიური დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარება და ევაკუაცია;

	 
	 
	ექიმი ქირურგი, ზოგადი ქირურგი (შტატი /ხელშეკრულება, /კვალიფიკაცია ბავშვთა ქირურგია)
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	
	 
	გარეგანი სისხლდენის დროებითი შეჩერება ლახტით, დამწოლი ნახვევით, კიდურის მოხრითი ფიქსაციით;

	 
	 
	მედდა (ექთანი, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	
	 
	მექანიკური ასფიქსიის ლიკვიდაცია (გარეთა სასუნთქი გზების რევიზია, სანაცია, აირგამტარი მილის ჩადგმა, ენის ფიქსაცია ტუჩთან, კრიკოთირეოტომია (სასუნთქი გზების სრული ობტურაციის ლიკვიდაციის შეუძლებლობის პირობებში სიცოცხლისათვის საშიში ასფიქსიის დროს);

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი, შტატი /ხელშეკრულება) 
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	ჭრილობის და დამწვრობის უბნის ასეპტიკური ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	ტკივილდაყუჩება (გარდა მუცლის ღრუს მწვავე პათოლოგიისა);

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	ანტიბიოტიკის პირველი დოზის შეყვანა ქსოვილების მძიმე ღია ტრავმის (მექანიკური, თერმული) დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	პერიფერიული ვენების კათეტერიზაცია და ინფუზიური თერაპიის დაწყება ჰიპოვოლემიური მდგომარეობის დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	სამკურნალო საშუალებების პირველი დოზის შეყვანა: ანტისპაზმური საშუალებანი, ანტიკოაგულანტები, ანტიბიოტიკები.

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	ნაზოგასტრალური ინტუბაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია ან ბოქვეენის ზედა პუნქცია;

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	ღია პნევმოთორაქსის ოკლუზიური ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	2
	 
	
	 
	დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს თორაკოპუნქცია ან გულმკერდის დრენირება ტრანსპორტირებისათვის (A976);

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	ნეკნების მოტეხილობის დროს გულმკერდის მოფლოტირე ზონის კომპრესიული ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	ქრონიკული ქირურგიული ავადმყოფების გამოვლენა და ქირურგთან საკონსულტაციოდ გაგზავნა, ქრონიკული ქირურგიული დაავადების მართვა;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	კანისა და კავქვეშა ქსოვილების ან მსუბუქი დამწვრობის ტუალეტი და შეხვევა;

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	კროკოთირეოტომია;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	კიდურების სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	ცხვირხახის წინა და უკანა ტამპონადა;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	არ შეიძლება: 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	მწვავე მდგომარეობების დროს დაკვირვება, კუჭის ამორეცხვა, ოყნები, საფაღარათო საშუალებების მიცემა, ჭრილობების ქირურგიული დამუშავება, ჩირქგროვების გაკვეთა, მწვავე ჩირქოვან-ანთებითი დაავადებების კონსერვატიული მკურნალობა;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	A628; MM17; A976; A126

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის I დონე, ამბულატორული დახმარება) სამედიცინო საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე ზოგად ქირურგიაში, ან/და ჩირქოვან ქირურგიაში რეკომენდირებულია იყოს მინ. 1 სამანიპულაციო დარბაზი. აღნიშნულ დონეზე (I დონე, დღის სტაციონარის გარეშე) რეკომენდირებულია გაკეთდეს მხოლოდ ისეთი მანიპულაციები, რომელიც არ მოითხოვს სანარკოზო საშუალებებს (/წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს საოპერაციო ბლოკი (/დარბაზი) და ქირურგიული განყოფილება (/სტაციონარი) შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით). საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს უნდა გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება (მათ შორის გადაუდებელი, რეანიმაცია).
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, ან/და ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სამანიპულაციო) დარბაზი
	სამანიპულაციო, ან/და სამანიპულაციო დარბაზი (ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია. სამანიპულაციო დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გადაუდებელი და საანესთეზიო დახმარების  აღჭურვილობა (მაგ.: კათეტერიზაციის კომპლექტ(ებ)ი, ნაკრებები და სხვა)
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


ქირურგია (მოზრდილთა დღის სტაციონარი)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	5
	6
	7

	I, II, III, IV
	ყველა ტიპის დაწესებულება, სადაც შეიძლება განხორციელდეს ქირურგიული ჩარევა
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	 
	
	
	 
	იგივე რაც I და II შემთხვევაში (I დონე) დამატებით;
	A50; MM13; A31; A494; A496; A976; A609; A351; A66; A43; A8033;; A359; MM34; MM10; MM16; A621; A78; A60; A24; A494; A52; A43; A359.
	მწვავე და ქრონიკული იმ ქირურგიულ დაავადებათა მკურნალობა, რომლებიც არ წარმოადგენენ სიცოცხლისათვის უშუალო საფრთხეს, არ ხასიათდებიან დიაგნოსტიკური სირთულით, ემორჩილებიან კონსერვატიულ თერაპიას, ან საჭიროებენ მცირე ოპერაციულ ჩარევას, რომლის მოცულობა ან მოსალოდნელი გართულება, არ შეიცავს ჯანმრთელობისათვის ან სიცოცხლისათვის არსებით საფრთხეს.

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი (შტატი, /კვალიფიკაცია ბავშვთა ქირურგია)
	 
	 
	
	
	 
	L60.0; L03.0-03.3; L03.8; L08.0-08.9; L02.2-08.9; L02.2-02.9; S00.0-00.9; S30.0-30.7; S39; S10.0-10.9; S20.2-20.4; S20.7-20.8; S30.2; S40.0-40.7; S40.9;S57.0-57.8; S57.9; S91.0; S91.3; S91.0; S91.3; S91.7; T33.0-33.9; Z54; S70.0-70.1; S70.7; S70.9; S87.0;  S87.8
	 
	სამედიცინო დახმარების უფრო მაღალ დონეზე კონსერვატულად ნამკურნალები ავადმყოფების დამამთავრებელი მკურნალობა და რეაბილიტაცია (მ.შ. რეაბილიტაცია დანიშნულების მიხედვით), ან/და ისეთი გართულებების მკურნალობა, რომლებიც აღარ საჭიროებენ შემდგომ ეტაპზე ევაკუაციას (მაგ.: ჭრილობის დაჩირქება, ანემია, განლევა და სხვა);

	 
	 
	ექიმი ანესთეზიოლოგი (შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	
	 
	ქრონიკული ქირურგიული დაავადებების მართვა;

	 
	 
	მედდა (ანესთეზისტი, სათანადო კვალიფიკაცია ანესთეზიოლოგიაში)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	
	 
	კონსერვატული მკურნალობა, მონიტორინგი, მწვავე ან ქრონიკული დაავადებების ტიპიური და მსუბუქი შემთხვევების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, რაც არ მოითხოვს უფრო მაღალი დონის სამედიცინო დახმარებას;

	 
	 
	საოპერაციო მედდა (სათანადო კვალიფიკაცია ქირურგიაში)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	IV ჯგუფის ონკოინკურაბელური ავადმყოფების სიმპტრომური მკურნალობა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება;

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	სპეციალიზებულ დაწესებულებაში დაგეგმილი ოპერაციისათვის წინასწარი მომზადება (მაგ.: ინფუზიური მედიკამენტური თერაპია და სხვა);

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	რეაბილიტაცია დანიშნულების მიხედვით.

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი) 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ექიმი რენდგენოლოგი (ან/და რენტგენო-ტექნიკი, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ტექნიკური კადრი (სამედიცინო ინფრასტრუქტურის ინჟინერი, ტექნიკოსი, შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გადასატანი ურიკა (მაგ: სტერილური საოპერაციო ტანსაცმელი, თეთრეული და ა.შ.)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნეგატოსკოპი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (I დონე) სამედიცინო საქმიანობის  უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე ზოგად ქირურგიაში, ან/და ჩირქოვან ქირურგიაში რეკომენდირებულია იყოს მინ. 1 სამანიპულაციო (ან/და დამოუკიდებელი, საოპერაციო, სრულად იზოლირებული) დარბაზი. სასუნთქი სანარკოზე საშუალებების გამოყენებისა და ქირურგიული სამედიცინო მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში (სამედიცინო მომსახურების II დონე), წარმოდგენილი უნდა იქნეს საოპერაციო ბლოკი (/დარბაზი) და ქირურგიული განყოფილება (/სტაციონარი) შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით (მათ შორის, მოცემულ ეტაპზე, შესაძლებელია ზოგადი, ჩირქოვანი და სასწრაფო საოპერაციო(ებ)ის გაერთიანება ერთ საოპერაციოდ. საჭიროების შემთხვევაში (/შემოსული პაციენტი) უნდა იქნეს სასწრაფო (/გადაუდებელი) ოპერაცის გაკეთების შესაძლებლობა. სამედიცნო დახმარების აღმოჩენა იმ დაავადებებისა და ტრავმის დროს, რომელთა მკურნალობის პირობები უფრო დაბალი დონის (სამედიცინო მომსახურების I დონე, ამბულატორიული დახმარება, სტაციონარის გარეშე) სამედიცინო დაწესებულებებში არ არსებობს;
	
	აუცილებელი, ლიცენზია ქირურგია ზოგადი, ან/და ჩირქოვანი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო, ან/და საოპერაციო ბლოკი
	(ზოგადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია, ან/და სასწრაფო საოპერაციო. შესაბამისად, საოპერაციოს დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სასუნთქი სანარკოზე საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი, ე.ი. მომსახურების II დონე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	წინასაოპერაციო
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული საოპერაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის (მინ. ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო დარბაზი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ანესთეზიოლოგია (მოზრდილთა /ბავშვთა, სტაციონარული დახმარება)
	ანესთეზიოლოგია (სტაციონარული დახმარება, სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ანესთეზიოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ძირითადი (საბაზო) აღჭურვილობა
	საოპერაციო მაგიდა (უნივერსალური საოპერაციო მაგიდა, მრავალფუნქციური (ელექტრული, ჰიდრავლიკური, ან/და მექანიკური, მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში გადასახვევი მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	5
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	4
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მედიკამენტების დოზატორი, ინფუზორი (/ინფუზომატი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საინფუზიო ტუმბო (პერფუზორი, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
	კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია (სრული სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  კლინიკური ტრანსფუზიოლოგის სამსახურთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული განყოფილება
	ზოგადი ქირურგია, ჩირქოვანი ქირურგია (მოზრდილთა):
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სუფთა შესახვევი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე), /ალტერნატიულ შემთხვევაში ბაქტერიოციდული გამანათებელი (მობილური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი, მობილური (ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, ან/და ავარიული კვების გარეშე)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	3
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი, /ალტერნატიულ შემთხვევაში: ბიქს(ებ)ის კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია), /ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი, თასის დასადგამი
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოყნა
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული პალატა (ერთეული კომპლექტი 1 პაციენტზე)
	ზოგად ქირურგიული და ჩირქოვან ქირურგიული პალატები უნდა იქნეს განცალკევებული (/გამიჯვნა), (რეკომენდირებულია არაუმეტეს 4 საწოლიანი პალატა)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საწოლი (სამედიცინო)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მობილური, ან/და სტაციონარული)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ტუმბო
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სუდნო (ღამის ქოთანი)
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თეთრეულის კომპლექტი (ლეიბი, საბანი და სხვა)
	2
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები
	ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბაქტერიოლოგიურ ლაბორატორიასთან)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ციტოლოგიური გამოკვლევები
	ციტოლოგიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ციტოლოგიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	
	 
	 


ქირურგია (ბავშვთა დღის სტაციონარი)

	დო-ნე
	ტიპი
	კადრები
	 
	 
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა  
	 
	 
	ნოზოლოგია 
	გამოკვლევები
	სამედივინო საქმიანობის მოცულობა

	1
	2
	3
	 
	 
	5
	 
	 
	7
	8
	9

	I, II, III, IV
	ყველა ტიპის დაწესებულება, სადაც შეიძლება განხორციელდეს ქირურგიული ჩარევა
	დაწესებულების ადმინისტრატორი (/კურატორი)
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ექიმი თერაპევტი (ან/და ზოგადი პრაქტიკის ექიმი)
	 
	 
	
	
	 
	T14; T14.1; L08.0; S31.8; N47; L02; L03; L04; L08; M13.1; L03.0; K62.8; S53.0; S43.0; Q65.4; Q65.3; Q65.1; Q65.0; S 93; Q65.8; S42.0; S83
	Vp; A66; VDA158; A360; A66; A67; A158; A360; A70; A185; A62; A60; A84; A490; A73; A86; A70; A628; A628; MM1; MM3; MM10;
	ჩამოთვლილი დაავადებების დიაგნოსტიკა. მკურნალობა პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა გარეგანი სისხლდენის შეჩერება (საბოლოო ან დროებით), მოტეხილობის იმობილიზაცია სიცოცხლისათვის საშიში დაზიანებების მქონე პაციენტების პირველადი დახმარება და მომზადება ჰოსპიტალიზაციისათვის. სტაციონარიდან გამოწერილი პაციენტების ამბულატორიული მეთვალყურეობა. ქრონიკული დაავადებით დაავადებულთა აღრიცხვა და პათოლოგიის მართვა. I სირთულის ოპერაციები

	 
	 
	ზოგადი ქირურგი (/კვალიფიკაცია ბავშვთა ქირურგია)
	 
	სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, ალტერნატიული კვების წყარო, სოპერაციო ბლოკის ლამინირებული (/სტერილური) გარემო, სამედიცინო გაზები, უარყოფითი წნევა /ვაკუუმი) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან)
	 
	 
	პირველი სამედიცინო და საექიმო დახმარება: სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის Uუშუალო მწვავე საფრთხის სინდრომული და ან ნოზოლოგიური დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარება და ევაკუაცია;

	 
	 
	მედდა (ექთანი)
	 
	 
	ავარიული კვების წყარო (ავტონომიური კვების წყარო /ცალკე დამატებითი ხაზი, ან/და გენერატორი, სიმძლავრე: არანაკლებ 7,5 კვტ.)
	
	 
	 
	 
	გარეგანი სისხლდენის დროებითი შეჩერება ლახტით, დამწოლი ნახვევით, კიდურის მოხრითი ფიქსაციით;

	 
	 
	დიასახლისი (დამლაგებელი)
	 
	 
	ლამინირებული (/სტერილური) საოპერაციო ბლოკის (/დარბაზი) აღჭურვილობა (ფილტრაცია,  გათბობა-კონდიცირება, ვენტილაცია-რეცირკულაცია, სტერილური ლამინაციური საოპერაციო ველის უზრუნველყოფა, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი (სტაციონარული, ჭერის /კედლის, მინ. რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	 
	 
	მექანიკური ასფიქსიის ლიკვიდაცია (გარეთა სასუნთქი გზების რევიზია, სანაცია, აირგამტარი მილის ჩადგმა, ენის ფიქსაცია ტუჩთან, კრიკოთირეოტომია (სასუნთქი გზების სრული ობტურაციის ლიკვიდაციის შეუძლებლობის პირობებში სიცოცხლისათვის საშიში ასფიქსიის დროს);

	 
	 
	საშუალო ლაბორანტი (ტექნიკური ლაბორანტი, ლაბორატორიული საქმის სპეციალისტი) 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	ჭრილობის და დამწვრობის უბნის ასეპტიკური ნახვევი;

	 
	 
	პრეპარატორი (სანიტარი,  შტატი /ხელშეკრულება)
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	ტკივილდაყუჩება (გარდა მუცლის ღრუს მწვავე პათოლოგიისა);

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	ანტიბიოტიკის პირველი დოზის შეყვანა ქსოვილების მძიმე ღია ტრავმის (მექანიკური, თერმული) დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	პერიფერიული ვენების კათეტერიზაცია და ინფუზიური თერაპიის დაწყება ჰიპოვოლემიური მდგომარეობის დროს;

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და სხვა. აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	სამკურნალო საშუალებების პირველი დოზის შეყვანა: ანტისპაზმური საშუალებანი, ანტიკოაგულანტები, ანტიბიოტიკები.

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	ნაზოგასტრალური ინტუბაცია;

	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის მოსამზადებელი
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო პერსონალი (/ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ოპერაციას უშუალოდ ესწრება) მომზადების უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკურ ინფრასტრუქტურასთან) 
	 
	 
	შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია ან ბოქვეენის ზედა პუნქცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო პერსონალის ტანსაცმლის)
	2
	 
	 
	 
	ღია პნევმოთორაქსის ოკლუზიური ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	დაჭიმული პნევმოთორაქსის დროს თორაკოპუნქცია ან გულმკერდის დრენირება ტრანსპორტირებისათვის (A976);

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი /ცხელი წყალი, ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	ნეკნების მოტეხილობის დროს გულმკერდის მოფლოტირე ზონის კომპრესიული ნახვევი;

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	ქრონიკული ქირურგიული ავადმყოფების გამოვლენა და ქირურგთან საკონსულტაციოდ გაგზავნა, ქრონიკული ქირურგიული დაავადების მართვა;

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (ნახმარი ტანსაცმელის, თეთრეულის და ა.შ.)
	2
	 
	 
	 
	კანისა და კავქვეშა ქსოვილების ან მსუბუქი დამწვრობის ტუალეტი და შეხვევა;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	კროკოთირეოტომია;

	 
	 
	 
	 
	საორდინატორო
	(/სამედიცინო პერსონალის: ექიმი ქირურგი, ანესთეზიოლოგი და სხვა სამედიცინო პერსონალი) ოთახი
	
	 
	 
	 
	კიდურების სატრანსპორტო იმობილიზაცია;

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი, ნიღაბი /დოლბანდი, დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი, ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	ცხვირხახის წინა და უკანა ტამპონადა;

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	არ შეიძლება: 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (ტანსაცმლის და სხვა)
	
	 
	 
	 
	მწვავე მდგომარეობების დროს დაკვირვება, კუჭის ამორეცხვა, ოყნები, საფაღარათო საშუალებების მიცემა, ჭრილობების ქირურგიული დამუშავება, ჩირქგროვების გაკვეთა, მწვავე ჩირქოვან-ანთებითი დაავადებების კონსერვატიული მკურნალობა;

	 
	 
	 
	 
	 
	მაგიდა (ექიმის მაგიდა)
	
	 
	 
	 
	A628; MM17; A976; A126

	 
	 
	 
	 
	 
	სკამი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გასასინჯი ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის (სამედიცინო მომსახურეობის I დონე, ამბულატორული დახმარება) სამედიცინო საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის
	აღნიშნულ ეტაპზე ზოგად ქირურგიაში, ან/და ჩირქოვან ქირურგიაში რეკომენდირებულია იყოს მინ. 1 სამანიპულაციო დარბაზი. აღნიშნულ დონეზე (I დონე, დღის სტაციონარის გარეშე) რეკომენდირებულია გაკეთდეს მხოლოდ ისეთი მანიპულაციები, რომელიც არ მოითხოვს სანარკოზო საშუალებებს (/წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს საოპერაციო ბლოკი (/დარბაზი) და ქირურგიული განყოფილება (/სტაციონარი) შესაბამისად სრული სამედიცინო აღჭურვილობით). საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს უნდა გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება (მათ შორის გადაუდებელი, რეანიმაცია).
	
	აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბასმისი დონის ქირურგიულ სამსახურთან იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	საპროცედურო (სამანიპულაციო) დარბაზი
	სამანიპულაციო, ან/და სამანიპულაციო დარბაზი (ზორადი ქირურგია, ან/და  ჩირქოვანი ქირურგია. სამანიპულაციო დარბაზი უნდა იყოს იზოლირებულად, სამედიცინო აღჭურვილობა უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი ურიკა (/სავარძელი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პაციენტის გადასაყვანი საკაცე
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიციმო კარადა (მედიკამენტები, საინფუზიო სისტემები და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება (ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მაგ.: სამედიცინო ხალათი (სტერილური), ნიღაბი /დოლბანდი (სტერილური), დამცავი სათვალე, დამცავი ხელთათმანი (სტერილური), ერთჯერადი, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი  სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	გადაუდებელი და საანესთეზიო დახმარების  აღჭურვილობა (მაგ.: კათეტერიზაციის კომპლექტ(ებ)ი, ნაკრებები და სხვა)
	სარეანიმაციო კომპლექტი (მოზრდილთა /პედიატრიული, მათ შორის:მექანიკური (ხელის) ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის მოწყობოლობა (/ამბუს ტიპის სასუნთქი პარკი, სასუნთქი ნიღაბი, სხვადასხვა ზომა, ამომქაჩი (/მექამიკური), ლარინგოსკოპი (უნივერსალური, მოზრდილთა /პედიატრიული), ინსტრუმენტები – პირის გამღები, ენის დამჭერი და სხვა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები ტრაქეის ინტუბაციისათვის (მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები პერიფერიული სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ნაკრები მაგისტრალური სისხლძარღვების კათეტერიზაციისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები ტრაქეოსტომიისათვის
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	პლევრის პუნქციის ნაკრები
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები მანიპულაციისათვის (/ნაკრები მცირე ქირურგიული ჩარევისათვის, მაგ.: ფისტულის გასაკეთება და სხვა, ერთჯერადი მასალა ნემსი, შპრიცი, სკარიკატორი, ვაკუტაინერი, პინცეტი, ლანცეტი, მომჭერი და სხვა, ან/და მასალა რომელიც სტერილდება, ე.წ. სველი სტერილიზაცია, ან/და მშრალი სტერილიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	არტერიული, არაინვაზიური წნევის გასაზომი აპარატი (სფიგმომანომეტრი, ფონენდოსკოპი მოზრდილთა /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ლამინირებული გარემო (სამანიპულაციო დარბაზი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს ჰაერის ბიოფილტრაციის სისტემა, ან/და ბაქტერიოციდული გამანათებელი, სტაციონარული ჭერის,/კედლის, მინ. ცალი, რაოდენობა დამოკიდებულია საოპერაციოს ფართობზე)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამანიპულაციო (/გადასახვევი) მაგიდა (უნივერსალური, მოზრდილთა, /პედიატრიული)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საოპერაციო გამანათებელი (მობილური, ავარიული (/აკუმულატორი) კვებით, სასურველი მაგრამ არა აუცილებელი, ან/და ალტერნატიულ შემთხვევაში ავარიული კვების გარეშე)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	მბრუნავი სკამი (ექიმის სკამი)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ქირურგიული ინსტრუმენტების მაგიდა, მობილური (მოძრავი)
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსი
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ბიქსის დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი, ნახმარი მასალის შესაგროვებლად (აღნიშნულმა უნდა უზრუნველყოს ჰერმეტიზაცია)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	/ალტერნატიულ შემთხვევაში თასი
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	თასის დასადგამი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ელექტრო ამომქაჩი (მაღალი წნევის, ქირურგიული, აღნიშნულის გარდა დაწესებულებას უნდა გააჩნდეს რეზერვი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო კარადა
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ინსტრუმენტების ნაკრები განყოფილებისათვის (/ალტერნატიულ შემთხვევაში პოლიკლინიკური ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები /კომპლექტი, ან/და მცირე საოპერაციო ნაკრები /კომპლექტი)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სანიტარული ჰიგიენის ოთახი (/სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი. დღის სტაციონარის შემთხვევაში აუცილებელი მოთხოვნა)
	გათბობა-ვენტილაციის სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური) 
	
	ამბულატორია დღის სტაციონარის შემთხვევაში, აუცილებელი მოთხოვნა)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	საკანალიზაციო სისტემა (ცენტრალური, ან/და ავტონომიური, აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს /უზრუნველყოს, მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	წყალმომარაგების სისტემა (ცივი წყალი, ცხელი წყალი ცენტრალური, ან/და ავტონომიური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ხელსაბანი (ქირურგის ნიჟარა)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სამედიცინო ტახტი
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სამედიცინო)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კარადა (სადეზინფექციო ხსნარების შესანახად)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	სათბურა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ოყნა
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	შტატივი ხსნარებისათვის (მოძრავი, სტატიკური)
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	კონტეინერი (თასი, ან/და აბაზანა), რომელშიც მოთავსდება გასასტერილებელი მასალა (მაგ.: ლაბორატორიული ჭურჭელი, ინსტრუმენტები და ა.შ., აღნიშნული უნდა ითვალისწინებდეს (/უზრუნველყოფდეს) მასალის სრულ ბიოლოგიურ დეზინფექცირებას)
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა
	რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  რენტგენოლოგიურ სამსახურთან)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა
	ფუნქციური დიაგნოსტიკა (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის  ფუნქციური დიაგნოსტიკის სამსახურთან, იგივე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები
	კლინიკო-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის კლინიკო-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები 
	ბიოქიმიური გამოკვლევები (სრული აღჭურვილობა I (ან/და II) დონის სამედიცინო საქმიანობის შესაბამისად)
	
	აუცილებელი, (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება შესაბამისი დონის ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, იმავე მისამართზე)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სასტერილიზაციო განყოფილება (სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სასტერილიზაციო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სასტერილიზაციო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	სამრეცხაო განყოფილება (სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო)
	სრული აღჭურვილობა, სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულების (I, ან/და II დონის სამრეცხაო, სადეზინფექციო, ან/და  ცენტრალური სამრეცხაო) სამსახურის (საქმიანობა) უზრუნველყოფისათვის
	
	აუცილებელი (ალტერნატიულ შემთხვევაში ხელშეკრულება სათანადო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საბაზო დაწესებულებასთან) 
	 
	 
	 


შრომათერაპია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III
	სპეციალიზებული კაბინეტი 
დისპანსერი

სპეციალიზებული საავადმყოფო

სარეაბილიტაციო (აღდგენითი მკურნალობის საავადმყოფო)
	· მედდა/

პაციენტთა 20-24 კაციან ჯგუზფე ერთი;

· ფსიქიატრი/

2 კონსულტაცია ყოველ პაც-ტს;

· კლ. ფსიქო-ლოგი

2 კონსულტაცია ყოველ პაც-ტს. 
	· „30 კვ.მ ფართი  შენობაში (ოთახი, დარბაზი) ან „600 კვ.მ. სასოფლო- სამეურნეო ფართი პაციენტთა 20-24 კაციან ჯგუფზე;

· შესაბამისი ხელსაწყოები ან/და დანად-გარები;

· პირველადი სამ. დ-ბის ი-ბი, სამ. ტახტი, კარა-და, საკომუნი-კაციო საშ-ბა.
	F10 – F19; F20, F21, F22, F25; F30 – F39; F40 –F48; F70, F71, F78, F79; 60.
	· კლინიკურ-ფსიქოლოგიუ-რი გ-ვა
	· პაციენტები, მათი შესაძლებლობებისა და მოთხოვნილების გათვალისწინებით, არიან ჩართული შრომით საქმიანობაში, ფსიქოკორექციისა და შესაბამისი სოციალური ჩვევების აღდგენის მიზნით. კურსის მინიმალური ხანგრძლივობა არა ნაკლებ 4 თვისა, 4 საათი კვირაში.

· პაციენტის შრომათერაპიის პროგრამაში ჩართვა/გაწერისას ფასდება მისი კლინიკურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობადა და მოთხოვნილებები, ხდება კურსის დაგეგმვა, მართვა/მონიტორირება და ეფექტურობის განსაზღვრა ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში.


	1
	2
	3
	4
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	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–
ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევა
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	4
	სპეციალიზებული ცენტრი
სპაციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი
	· მედდა/

პაციენტთა 20-24 კაციან ჯგუზფე ერთი;

· ფსიქიატრი/

2 კონსულტაცია ყოველ პაც-ტს;

· კლ. ფსიქო-ლოგი/

2 კონსულტაცია ყოველ პაც-ტს.
	· ~30 კვ.მ ფართი  შენობაში (ოთახი, დარბაზი) ან ~600 კვ.მ. სასოფლო სამეურნეო ფართი პაციენტთა 20-24 კაციან ჯგუფზე;

· შესაბამისი ხელსაწყოები ან/და დანად-გარები;

· პირველადი სამ. დახმარების ი-ბი, სამ. ტახტი, კარადა, საკომუნიკაციო საშ-ბა.
	F10 – F19; F20, F21, F22, F25; F30 – F39; F40 –F48; F70, F71, F78, F79; 60.
	· კლინიკურ-ფსიქოლოგიური გ-ვა
	· პაციენტები, მათი შესაძლებლობებისა და მოთხოვნილების გათვალისწინებით, არიან ჩართული შრომით საქმიანობაში, ფსიქოკორექციისა და შესაბამისი სოციალური ჩვევების აღდგენის მიზნით. კურსის  კურსის მინიმალური ხანგრძლივობა არა ნაკლებ 4 თვისა, 4 საათი კვირაში.

· პაციენტის შრომათერაპიის პროგრამაში ჩართვა/გაწერისას ფასდება მისი კლინიკურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და შესაძლებლობები, ხდება კურსის დაგეგმვა, მართვა/მონიტორირება და ეფექტურობის განსაზღვრა ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში.

· ისწავლება პროგრამის ეფექტურობა, მისი სხვა სარეაბილიტაციო ღონისძიებებთან ურთიერთ-ქმედება, ინერგება მეთოდოლოგიური სიახლეები, მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევითი სამუშაო.

· დაგროვილი გამოცდილება და ცოდნა ვრცელდება (პუბლიკაციები, სასწავლო პროგრამები და მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოები, მონაწილეობა კონფერნციებში და სხვა).




ცალკეულ პროფესიათა საქმიანობის, უფლების ან ნებართვის მისაღებად მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება და ექსპერტიზა (I, II, და III დონე)
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IV
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 I, II და III ჯგუფის აფთიაქი, პროფილაქტი-კური დეზინფექციის ცენ-ტრი, სამშობიარო სახლი, ფარმაცევტული ბაზა, ჩვილ ბავშვთა სახლი, ფარმაცევტული საწარმო, წამლის ხარისხის კონტ- როლის ლაბორატორია


	 ჯანდაცვის ორგანი-   

  ზატორი 

 ნევროპათოლოგი

 თერაპევტი 

 ქირურგი 

 ოფთალმოლოგი

 ლარინგოლოგი 

 ფსიქიატრი 

 ფსიქოლოგი

 ნარკოლოგი

. ექიმ-ლაბორანტი
	Eრბილი და მაგარი ავეჯი (კომპლექტი);

თერრმომეტრი;

ფონენდოსკოპი;
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სასწორი სიმაღლმზომით;
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სიგრძის საზომი ლენტი;

ნევროლოგიური ჩაქუჩი ნემსით;

სტერილიური ხელთათმანი;

შპადელები (ერთჯერადი ან ლითონის);

მაკლაკოვის ტონომეტრი (კომპლექტი);

ლინზების კრებული(კომპლექტი);
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საერთო ფართი არაუმცირეს 120 კვ. მ.
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	- მასალის აღება პუნქციური ბიოფსიით (წვრილი ნემსით), ანაფხეკით და ანაბეჭ-დით;

- ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა (ციტოლო-გიური მასალის შეღებვა კლასიკური:   გიმზა-რომანოვსკის, პაპენჰეიმისა და პაპა-ნიკოლაუს ან ჰემატოქსილინითა და ეოზი-ნით და სპეციალური: ციტოქიმიური; ენზიმოციტოქიმიური; ულტრასტრუქტურუ-ლი; ელექტრონულ-ციტოქიმიური; იმუნო-ციტოქიმიური მეთოდებით).


ჰემატოლოგია (მოზრდილთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	მოცულობა

	II
	რაიონული საავადმყოფო (ამბულატორიული მიღება)
	ექიმი ჰემატოლოგი

ექიმი ლაბორანტი

მედდა 

სანიტარი
	ჰემატოლოგიური ლაბორატორია

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის
	D50.0

D51.0
	A66

A15

A25

A354

A102

A124
	ავადმყოფის გამოკვლევა, მკურნალობა

	III
	რეგიონული საავადმყოფო

სპეციალიზებული სტაციონარი

დისპანსერი

პოლიკლინიკა
	ექიმი ჰემატოლოგი

ექიმი ლაბორანტი

ექიმი ტრანსუფუზიოლოგი

ექიმი კოაგულოლოგი
	ჰემატოლოგიური ლაბორატორია

ციტოლოგიური ლაბორატორია

ჰისტომორფოლოგიური ლაბორატორია

ბიოქიმიური ლაბ.

კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბ

კოაგულოლოგიური ლაბ

იმუნოლოგიური ლაბ.

მაგიდა სკამი ტახტი თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი სასწორი სიმაღლისმზომით შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის საწოლი ტუმბო კარადა. თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
	D50.0-D51.0

D52.2

D55-D63

D81-D96

D65-D68.1

D69

D76

D75
	A66

A15

A25

A124

A354

A102

A121

A594
	ავადმყოფის გამოკვლევა, მკურნალობა

	IV
	სპეციალიზებული ცენტრი ს/კ ინსტიტუტი

აპეციალიზირებული ცენტრი

უნივერსიტეტის კლინიკა
	ექიმი ჰემატოლოგი

ექიმი ლაბორანტი

ექიმი ტრანსუფუზიოლოგი

ექიმი კოაგულოლოგი

ჰემატოლოგი

ქირურგი შესაბამისი კვალიფიკაციით
	ჰემატოლოგიური ლაბორატორია

ციტოლოგიური ლაბორატორია

ჰისტომორფოლოგიური ლაბორატორია

ბიოქიმიური ლაბ.

კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბ

კოაგულოლოგიური ლაბ

იმუნოლოგიური ლაბ.

ციტოგენეტიკური ლაბორატორია

მაგიდა სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი
	D50.0-D51.0

D52.2

D55-D63

D81-D96

D65-D68.1

D69

D76

D75
	A66

A15

A25

A124

A354

A102

A121

A594

hemostazis sruli gamokvleva
	ავადმყოფის გამოკვლევა, მკურნალობა


ჰემატოლოგია (ბავშვთა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური და სტაციონარული დახმარება)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–

ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგიები
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	III-IV
	რეგიონ. (რესპ) საავადმყოფო; კლინიკური საავადმყოფო; უნივერსიტეტის (აკადემიის)

კლინიკა სპეციალიზებული საავადმყოფო; სპეციალიზებული ს/კ ინსტიტუტი.
	განყ. გამგე; ექიმი-ჰემატოლოგი; მედდა; სანიტარი
	magida სკამი საწოლი ტუმბო კარადა თერმომეტრი ფონენდოსკოპი სფიგმომანომეტრი შპადელები (ერთჯერადი) ან ლითონის თეთრეულის კომპლექტი საბანი სასწორი სიმაღლისმზომით სათბური ოყნა ი/ვ გადასხმის სისტემის შტატივი

ულტრაიისფერი სხივების ლამპა; ბაქტერიციდული ლამპა; კუვეზი
	P55; P59; D50; D51; D53; D55; D56; D58; D59; D66-69; C82; C83; C91; C92
	A1; A15; A29; A66; A78; A80; A105; A121; A123; A124; A136; A172; A178; A235-237; A325; A334; A354; A359; A361; A362; A364; A366; A456; A989.
	მე-5 სვეტში ჩამოთვლილი დაავადებების მწვავე და ქრონიკული ფორმების მკურნალობა; პირველადი დიაგნოსტიკა მსუბუქი ფორმების მკურნალობა. დღის სტაციონარის პირობებში. საშუალო და მძიმე ფორმების სტაციონარული მკურნალობა. სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობების შემთხვევაში I დახმარება. 


ჰომეოპათია

	დონე
	ტიპი
	კადრები
	სამედიცინო–ტექნიკური აღჭურვილობა
	ნოზოლოგია
	გამოკვლევები
	სამედიცინო საქმიანობის მოცულობა

	I

  II

III
	ამბულატორია,

ამბულატორია

დღის სტაციონარით,

საუბნო

საავადმყოფო

რაიონული

(ქალაქის)

საავადმყოფო

რეგიონალური

(რესპუბლიკური)

საავადმყოფო,

სპეციალიზებული

საავადმყოფო,

კლინიკური

საავადმყოფო,

დისპანსერი,

მრავალპროფილიანი

დისპანსერი,

პოლიკლინიკა,

ქალთა

კონსულტაცია,

ჰოსპიტალი,

კლინიკო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი,სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი, სანატორიუმი,

სარეაბილიტაციო (აღდგენითი) მკურნალობის საავადმყოფო, საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დახმარების პოლიკლინიკა, 
	უმაღლესი 

სამედიცინო განათლების მქონე ექიმი სპეციალობით ,,სამკურნალო საქმე“ და ,,პედიატრია“, რომელსაც აქვს სახელმწიფო სერტიფიკატი ჰომეოპათიაში.
	ჰომეოპათიური

ლიტერატურა ,,რეპერტორიუმი“
და ,,მატერია მედიკა“) წიგნების თარო, საწერი მაგიდა და სკამები, სამედიცინო ტახტი, ტონომეტრი, ფონეიდოსკოპი, ჰომეოპათიური წამლების ჩანთა.
	A04, A06, A08, A09, A16, A23, A28, A36-39, A41, A46, A48-49, A53, A54, A56, A60, A64, A70, A74, A81, A85-89,B00-02, B05-09, B15-19, B26-34, B37, B50, B54, B77, B80, B83, B90, B94, B99, D10-44, D50, D59, D63, D69, D73, D77, D86,E00-E07,E10-14,E20-21, E28,E29-30,E34-35,E55,E66,E79,E85,F10, F15, F17, F22-23, F28-29,F30-32,F34-39-41,F43, F46, F51-54,F66,F70-71, F78-79,F80-82,F88,F90-98,

G01,G09,G04-05,G20-22, G24-26,G30,G31-32, G35,G37, G40,G43,G44-47,G50-59,G61-62,G64,G73, G80-83,G90, G94-95,H00-01, H10-13, H25-26, H60-62, H65-66, H68, H70, H82,I00, I02, I09, I10-13, I20, I25, I40-41, I49-50, I64, I69, I70, I80, I82-83,I84,J00-06, J10-18, J20-22, J30-35, J37-39-42, J44-45, J90-92,K05,K11-12, K20-21, K25-31, K40-43, K50-52, K58-63, K70-71, K73-77,K80-81,K85,L00-02, L20-21,L40-41,L50-53, L63, L82-86, M10, M13-19, M34, M42, M46, M50, M60, M65, M70, M81-82, M86, N00-08, N18, N20-23, N30, N34, N40-46, N60-64, N70-76,N80, N91-95,N97, O21-24,O46-47, O63, O85-87, O91-92, P10-11, P38, P51, 
	A686, A3104, VD, A3100, A714, A334, VP.
	პაციენტის გამოკითხვა, გასინჯვა, ჰომეოპათიური წამლების ინდივიდუალურად შერჩევა და დანიშვნა. 

განმეორებითი კონსულტაციის დროს, მკურნალობის კონტროლის გაწევა და ორგანიზმის რეაქციის მიხედვით მკურნალობის გაგრძელება.

	III

IV
	სამკურნალო ფიზკულტურის და სპორტული მედიცინის ცენტრი

უნივერსიტეტის (აკადემიის) კლინიკა


	კომპიუტერი
	
	P70, R00, R02, R05, R11-19,

R20-23, R25-29, R30-39, R42, R45-46,R47-49, R50-54, R59-69, S00-S10, S20, S30, S40, S50, S70, S80, S90, T00, T31-32, T33, T59, T65, T90, T94, Z80, X64.
	
	


სამკურნალო საშუალებების (მათ შორის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებების) მომზადება და რეალიზაცია 

(I ჯგ. აფთიაქი)

	№
	ძირითადი მაჩვენებლები
	სამკურნალო საშუალებების,  მ.შ. სპეც.კონტროლს დაქვემდებარებულების, მომზადებისა და საცალო რეალიზაციის

უფლებით.


	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I
	აფთიაქის შენობა-ნაგებობა:

ა) განთავსება

ბ) საერთო ფართი


	იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოში, შენობის

I ან II სართულზე

200მ2

 
	 

	II
	აფთიაქის განყოფილებები:

ა) სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი)

ბ) სარეცეპტურო – საწარმოო

გ) მზა წამლის ფორმების

დ) ხელზე გასაყიდი


	+

+

+

+
	

	
	ე) საასისტენტო

ვ) ასეპტიკური ბლოკი

ზ) ოპტიკის(
თ) სასტერილიზაციო

ი) საანალიზო მაგიდა (კაბინეტი)

კ) გამოხდილი წყლის მისაღები

ლ) სამრეცხაო

მ) საფასოო-საექსპედიციო(
ნ) სამარაგო ოთახები

ო) მმართველის ოთახი


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	

	
	პ) საფინანსო განყოფილება(
ჟ) ღამის მორიგის (დასასვენებელი) ოთახი(
რ) სანიტარული კვანძი

ს) თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი

ტ) სადეზინფექციო საშუალებათა და მჟავეების სამარაგო(
უ) ტარის და მინის შესანახი

ფ) გასახდელი და საშხაპე(
ქ) თეთრეულის გასარეცხი(
ღ) ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო(

	+

+

+

+

+

+

+

+

+
	იმ შემთხვევაში, თუ აფთიაქი ღამის მორიგეა.

	· –  განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის



	1
	2
	3
	4

	III
	პერსონალი:

ა) ფარმაცევტი

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე(
გ) და სხვა(
	+
	პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება აფთიაქის საქონელბრუნვისა და რეცეპტურის მოცულობის მიხედვით.

	IV
	მატერიალური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა)საასისტენტო ოთახის მოწყობილობის კომპლექტი

 ბ) ფარმაცევტ-ანალიტიკოსის სამუშაო ადგილის მოწყობილობის კომპლექტი

გ)ასეპტიკური ბლოკის მოწყობილობის კომპლექტი

დ) სავაჭრო დარბაზის მოწყობილობის კომპლექტი

ე) სეიფი

ვ) რკინის კარადა


	+

+

+

+

+

+
	აფთიაქის მოწყობილობათა რაოდენობა დამოკიდებულია მისი მუშაობის მოცულობასა და პერსონალის რაოდენობაზე

	
	ზ) მატერიალური კარადები

თ) სკამები, მაგიდები (მ.შ.პერსონალისთვის)

ი) წყლის გამოსახდელი აპარატი

კ) გამოხდილი წყლის მიმღები

ლ) ავტოკლავი  (სტერილიზატორი)

მ) მაშრობი კარადა

ნ) საინფუნდირო აპარატი

ო) ბიურეტული სისტემა

პ) სააფთიაქო ჭურჭლის გასარეცხი მოწყობილობა

ჟ) მაცივარი,  და/ან კარადა-მაცივარი


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	

	
	რ) დოზატორები

ს) საწონ-საზომი ხელსაწყოები

ტ) კომპიუტერი(
უ) საოფისე მოწყობილობა (აფთიაქის გამგის ოთახის, საფინანსო განყოფილებისა და ღამის მორიგესათვის)

ფ) კონდიციონერი

ქ) საცნობარო ლიტერატურა


	+

+

+

+

+

+
	

	V
	სათავსოს საინჟინრო კომუნიკაციები:

ა) ელ.მომარაგება


	+
	

	
	ბ)  წყალმომარაგება:

ბ.ა)ცივი

      ბ.ბ) ცხელი

გ)გათბობის სისტემა

დ) აირმომარაგება

ე) კანალიზაციის სისტემა

ვ) სატელეფონო კავშირი

ზ) ვენტილაციის სისტემა

თ) შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია(
 ი) სახანძრო უსაფრთხოების  სისტემა
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	


სამკურნალო საშუალებების რეალიზაცია (II ჯგუფის აფთიაქი);

 სამკურნალო საშუალებების (გარდა ნარკოტიკული საშუალებებისა) რეალიზაცია.

	№
	ძირითადი მაჩვენებლები
	სამკურნალო საშუალებების, მ.შ.ფსიქოტროპული ნივთიერებების საცალო რეალიზაციის უფლებით


	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I
	აფთიაქის შენობა-ნაგებობა:

1) განთავსება

2) საერთო ფართი


	იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოში, შენობის  

 I ან II სართულზე

110მ2


	

	II
	აფთიაქის განყოფილებები:

 ა) სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი)

 ბ)  მზა წამლის ფორმების


	+

+


	

	
	გ) ხელზე გასაყიდი

დ) ოპტიკის(
ე) საფასოო-საექსპედიციო(
ვ) სამარაგო ოთახები

ზ) მმართველის ოთახი

თ) საფინანსო განყოფილება(
ი) ღამის მორიგის (დასასვენებელი) ოთახი(
კ) სანიტარული კვანძი

ლ) თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი

მ) სადეზინფექციო საშუალებათა და მჟავეების სამარაგო(

	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	იმ შემთხვევაში თუ აფთიაქი ღამის მორიგეა.

	
	ნ) გასახდელი და საშხაპე(
ო) თეთრეულის გასარეცხი(
პ) ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო


	+

+

+
	იმ შემთხვევაში თუ აფთიაქი ღამის მორიგეა.

	· –  განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის


	III
	პერსონალი:

ა) ფარმაცევტი

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე(
   გ) და სხვა(
	
	პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება აფთიაქის საქონელბრუნვისა და რეცეპტურის მოცულობის მიხედვით

	IV
	მატერიალური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა) სავაჭრო დარბაზის მოწყობილობის კომპლექტი

ბ) სეიფი

გ) რკინის კარადა

დ) მატერიალური კარადები

ე) სკამები, მაგიდები (მ.შ. პერსონალისათვის)

ვ) მაცივარი და/ან კარადა-მაცივარი


	+

+

+

+

+

+
	

	
	ზ) კომპიუტერი

თ) საოფისე მოწყობილობა (აფთიაქის გამგის ოთახის, საფინანსო განყოფილებისა( და ღამის მორიგესათვის)

ი) კონდიციონერი

კ) საცნობარო ლიტერატურა


	+

+

+

+
	

	V
	სათავსოს საინჟინრო კომუნიკაციები:

ა) ელ.მომარაგება

 ბ)  წყალმომარაგება

გ)გათბობის სისტემა

ე)კანალიზაციის სისტემა

ვ) სატელეფონო კავშირი


	+

+

+

+

+


	

	
	  ზ) ვენტილაციის სისტემა

თ) შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია(
  ი) სახანძრო უსაფრთხოების  სისტემა
	+

+

+


	


სამკურნალო საშუალებების (გარდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებებისა) რეალიზაცია (III ჯგუფის აფთიაქი)

	№
	ძირითადი მაჩვენებლები
	სამკურნალო საშუალებების საცალო რეალიზაციის უფლებით


	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I
	აფთიაქის შენობა-ნაგებობა:

3) განთავსება

4) საერთო ფართი


	იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოში, შენობის I ან II სართულზე

40მ2


	

	II
	აფთიაქის განყოფილებები:

ა) სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი)

ბ) მზა წამლის ფორმების


	+

+


	

	
	გ) ოპტიკის(
დ) სამარაგო ოთახები

ე) მმართველის ოთახი

ვ) ღამის მორიგის (დასასვენებელი) ოთახი(
ზ) სანიტარული კვანძი

თ) თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი

ი) სადეზინფექციო საშუალებათა  სამარაგო(
კ) გასახდელი და საშხაპე(
ლ) ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო(

	+

+

+

+

+

+

+

+

+
	იმ შემთხვევაში თუ აფთიაქი ღამის მორიგეა.

	· –  განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის



	1
	2
	3
	4

	III
	პერსონალი:

ა) ფარმაცევტი

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე(
გ) და სხვა(
	
	პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება აფთიაქის საქონელბრუნვისა და რეცეპტურის მოცულობის მიხედვით

	IV
	მატერიალური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა) სავაჭრო დარბაზის მოწყობილობის კომპლექტი

ბ) მატერიალური კარადები

გ) სკამები, მაგიდები (მ.შ.პერსონალისთვის)

დ) მაცივარი,  ან/და კარადა-მაცივარი


	+

+

+

+
	

	1
	2
	3
	4

	
	ე) კომპიუტერი

ვ) საოფისე მოწყობილობა 

ზ) კონდიციონერი

თ) საცნობარო ლიტერატურა


	+

+

+

+


	

	V
	სათავსოს საინჟინრო კომუნიკაციები:

ა) ელ.მომარაგება

ბ)  წყალმომარაგება

გ) გათბობის სისტემა

დ) კანალიზაციის სისტემა

ე) სატელეფონო კავშირი

ვ) ვენტილაციის სისტემა

ზ) სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა


	+

+

+

+

+

+

+


	


ურეცეპტოდ გასაცემი სამკურნალო საშუალებების საცალო რეალიზაცია (აფთიაქის ფილიალი)

	№
	ძირითადი მაჩვენებელი
	მოთხოვნები


	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I
	ფილიალის შენობა-ნაგებობა:

ა) განთავსება

ბ) საერთო ფართი


	იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოში

20მ2
	დაუშვებელია ფილიალის განთავსება სარდაფებსა და ნახევარსარდაფებში

	II
	ფილიალის განყოფილებები:

ა) სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი)

ბ) სამარაგო ოთახი


	+

+


	

	
	გ)  სანიტარული კვანძი


	+


	 

	III
	პერსონალი:

ა) ფარმაცევტი ან ფარმაცევტის თანაშემწე
	
	 

	IV
	მატერიალური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა) მატერიალური კარადები

ბ) სკამები, მაგიდები 

გ) მაცივარი

დ)  კონდიციონერი

ვ) საცნობარო ლიტერატურა
	+

+

+

+

+
	

	V
	სათავსოს საინჟინრო კომუნიკაციები:
ა) ელ.მომარაგება

ბ)  წყალმომარაგება

  გ) გათბობის სისტემა

  დ) სატელეფონო კავშირი

  ე) სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა


	+

+

+

+

+
	


სამკურნალო საშუალებების, მომზადება და გაცემა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების განყოფილებებზე, საცალო რეალიზაციის უფლების გარეშე (სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების აფთიაქი);

სამკურნალო საშუალებების გაცემა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების განყოფილებებზე, საცალო რეალიზაციის უფლების გარეშე (სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების აფთიაქი).

	№
	ძირითადი მაჩვენებლები
	 მოთხოვნები


	SeniSvna

	1
	2
	3
	4

	I
	აფთიაქის შენობა-ნაგებობა:

ა) განთავსება

ბ) საერთო ფართი


	სამკურნალო პროფ.დაწესებულების განყოფილებებისგან იზოლირებულ სათავსოში I ან II სართულზე

100 საწოლამდე-არანაკლებ 50მ2
300 საწოლამდე-არანაკლებ 100მ2
500 საწოლამდე-არანაკლებ 150მ2
500 და მეტსაწოლზე –  200მ2 და მეტი
	

	II
	აფთიაქის განყოფილებები:

ა) სარეცეპტურო – საწარმოო
	+
	

	1
	2
	3
	4

	
	ბ) საასისტენტო

გ) ასეპტიკური ბლოკი

დ) სასტერილიზაციო

ე) საანალიზო მაგიდა (კაბინეტი)

ვ) გამოხდილი წყლის მისაღები

ზ) სამრეცხაო

თ) საფასოო

ი) სამარაგო ოთახები

კ) მმართველის ოთახი

ლ) თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი

მ)სადეზინფექციო საშუალებათა და მჟავესბის სამარაგო(
ნ)ტარის და მინის შესანახი

ო)გასახდელი და საშხაპე(
პ)თეთრეულის გასარეცხი(
ჟ)ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო

რ) სანიტარული კვანძი
	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	

	· –  განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის



	1
	2
	3
	4

	III
	პერსონალი:

ა) ფარმაცევტი

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე

   გ) და სხვა
	
	პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება აფთიაქის საქონელბრუნვისა და რეცეპტურის მოცულობის მიხედვით

	IV
	მატერიალური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა)საასისტენტო ოთახის მოწყობილობის კომპლექტი

ბ) ფარმაცევტ-ანალიტიკოსის სამუშაო ადგილის მოწყობილობის კომპლექტი

გ) ასეპტიკური ბლოკის მოწყობილობის კომპლექტი

დ)სეიფი

ე) რკინის კარადა

 ვ) მატერიალური კარადები

ზ)სკამები, მაგიდები (მ.შ.პერსონალისთვის)

თ) წყლის გამოსახდელი აპარატი

ი) გამოხდილი წყლის მიმღები


	+

+

+

+

+

+

+

+

+


	აფთიაქის მოწყობილობათა რაოდენობა დამოკიდებულია მისი მუშაობის მოცულობასა და პერსონალის რაოდენობაზე



	
	კ) ავტოკლავი  (სტერილიზატორი)

ლ) მაშრობი კარადა

მ) საინფუნდირო აპარატი

ნ) ბიურეტული სისტემა

ო) სააფთიაქო ჭურჭლის გასარეცხი მოწყობილობა

პ) მაცივარი და/ან კარადა-მაცივარი.

ჟ) დოზატორები

რ)საწონ-საზომი ხელსაწყოები

ს)კომპიუტერი

ტ) საოფისე მოწყობილობა 

უ)კონდიციონერი

ფ) საცნობარო ლიტერატურა


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


	

	V
	სათავსოს საინჟინრო კომუნიკაციები:

ა) ელ.მომარაგება

ბ) წყალმომარაგება:

ბ.ა) ცივი

ბ.ბ) ცხელი

გ) გათბობის სისტემა

დ) აირმომარაგება

ე )კანალიზაციის სისტემა

ვ)სატელეფონო კავშირი

ზ) ვენტილაციის სისტემა

თ) შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია

ი) სახანძრო უსაფრთხოების  სისტემა


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	


სამკურანალო საშუალებების (გარდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებების) იმპორტ-ექსპორტი, რეექსპორტი, საბითუმო რეალიზაცია (ფარმაცევტული ბაზა)

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი, საბითუმო რეალიზაცია (ფარმაცევტული ბაზა)

 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების (გარდა ნარკოტიკული საშუალებებისა) იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი, საბითუმო რეალიზაცია (ფარმაცევტული ბაზა)

	№
	ძირითადი მაჩვენებლები
	 მოთხოვნები 
	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I
	ბაზის შენობა-ნაგებობა:

ა) განთავსება

ბ) საერთო ფართი(

	   ბაზა განთავსებული უნდა იქნეს ცალკე მდგომ  კაპიტალურ შენობაში, ან საცხოვრებელი სახლების პირველ ან მეორე სართულზე იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოებში.
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	II
	ბაზის განყოფილებები: (
ა) სამიმღებო

ბ) შესანახი სათავსოები:

ბ.ა) სამკურნალო საშუალებების ფიზიკო-ქიმიური ან ფარმაკოლოგიური თვისებების გათვალისწინებით


	+

+

+
	

	
	ბ.ბ)რეზინის ნაწარმისა და შესახვევის მასალის
ბ.გ) სპეც.კონტროლს დაქვემდებარებული  სამკურნალო საშუალებებისა და შხამშემცველი ნივთიერებების

ბ.დ) ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების
გ)  საექსპედიციო

დ) წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია

ე) ადმინისტრაციულ საყოფაცხოვრებო სათავსოები


	+

+

+

+

+

+
	სავალდებულო არ არის

ასეთის უფლებამოსილების შემთხვევაში

სავალდებულო არ აროს

სავალდებულო არ არის

	III
	მატერიალური ბაზა: 
ტექნიკური აღჭურვილობა

ა) თაროები, ქვეშსაგებები

ბ) სამაცივრო  დანადგარები (კამერები)

	+

+
	

	
	გ) ხელსაწყოები ჰაერის პარამეტრების განსაზღვრისათვის (თერმომეტრები, ჰიდრომეტრები ან ფსიქრომეტრები და სხვა)

დ) სეიფები
ე) რკინის კარადები

ვ) ხის მატერიალური კარადები

ზ) წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის მოწყობილობის კომპლექტი

თ) სკამები, მაგიდები

ი) კომპიუტერები

კ) საოფისე მოწყობილობები

ლ) კონდენციონერები

მ) საცნობარო ლიტერატურა


	+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
	ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში

	1
	2
	3
	4

	
	პერსონალი: (
ა) ფარმაცევტი
ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე
g) და სხვა

	+

+

+


	უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების სერთიფიცირებული ფარმაცევტი

სავალდებულო არ არის

სავალდებულო არ არის

	V
	საინჟინრო  კომუნიკაციები:

ა) ელ.მომარაგება

ბ) წყალმომარაგება:

ბ.ა) ცივი

ბ.ბ) ცხელი

გ) გათბობის სისტემა

დ) აირმომარაგება

ე) კანალიზაციის სისტემა

ვ) ვენტილაციის სისტემა

ზ0 შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია
	+

+

+

+

+

+

+

+

+


	სავალდებულო არ არის

	
	თ) სახანძრო უსაფრთხოების საშუალებები

ი)  სატელეფონო კავშირი


	+

+
	

	( ბაზის განყოფილებების და პერსონალის ოდენობა განისაზღვრება სამკურნალო საშუალებების ნომენკლატურისა და საქონელბრუნვის გათვალისწინებით

  


სამკურნალო საშუალებების (გარდა ნარკოტიკული საშუალებებისა) წარმოება და რეალიზაცია, წარმოებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი, საკუთარი

წარმოებისთვის პროდუქციის იმპორტი (ფარმაცევტული წარმოება);

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების შემცველი იმ კომბინირებული პრეპარატების წარმოება, რეალიზაცია და იმპორტი, რომლებიც არ

მიეკუთვნებიან ნარკოტიკული საშუალებების ჩამონათვალს (ფარმაცევტული წარმოება)
	#
	ძირითადი მაჩვენებლები
	მოთხოვნები
	შენიშვნა

	1
	2
	3
	4

	I

ა)

ბ)

გ) დ)

ე)

ვ)

ზ)

თ)

ი)

კ)

ლ)

მ)

ნ)

ო)

პ)

ჟ)

რ)

ს)

II

III

IV

V

VI

 
	წარმოებისთვის ნებადართული სამკურნალო საშუალებების ფორმები:

ფხვნილები;

გრანულები;

ტაბლეტები;

კაფსულები;

დრაჟეები;

კაპლეტები;

გამონაცებები და მონახარშები;

ნაყენები;

ექსტრაქტები;

სიროფები;

სუსპენზიები;

ემულსიები;

საინექციო;

თვალის წვეთები;

მალამოები;

სუპოზიტორიები;

ემპლასტოები;

აეროზოლები;

ფარმაცევტული საწარმოს შენობა-ნაგებობა:

ა) განთავსება

ბ) საერთო ფართი(
ფარმაცევტული საწარმოს განყოფილებები(
1) სასაწყობო მეურნეობა:

ა) სუბსტანციები, დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქცია, დამხმარე მასალა;

ბ) ტარა და შესაფუთი მასალა;

გ) მზა პროდუქცია;

დ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების სუბსტანციები და დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქცია:

ე) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მზა სამკურნალო საშუალებები;

2) საწარმოო განყოფილება

3) საფასოო

4) სამრეცხაო;

5) სასტერილიზაციო;

6) წყლის გამოსახდელი;

7) წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია; ( (
8) ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო სათავსოები;

მატერილური ბაზა:

ტექნიკური აღჭურვილობა:

ა) წარმოებისათვის ნაბადართული ფორმების საწარმოებლად აუცილებელი ტექნოლუგიური დანადგარების სრული კომპლექტი;

ბ) საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილი კონტროლოსათვის აუცილებელი, კომპენტენტური ორგანოს მიერ დამოწმებული საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები;

გ) წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის მოწყობილობის კომპლექტი;

დ) საცნობარო ლიტერატურა:

ე) ხელსაწყოები ჰაერის პარამეტრების განსაზღვრისათვის (თერმომეტრები, ჰიდრომეტრები ან ფსიქომეტრები და სხვა);

პერსონალი:(
ა) ფარმაცევტი;

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე;

გ) და სხვა;

საინჟინრო კომუნიკაციები:

ა) ელმომარაგება;

ბ) წყალმომარაგება:

ბ.ა.) ცივი;

ბ.ბ.) ცხელი;

გ) გათბობის სისტემა;

დ) აირმომარაგება;

ე) ორთქლმომარაგება;

ვ) კანალიზაციის სისტემა;

ზ) ვენტილაციის სისტემა;

თ) შუქხმოვანი სიგნალიზაცია;

ი.) სახნძროუსაფრთხოების საშუალებები;

კ) სატელეფონო კავშირი.
	ფარმაცევტული საწარმო განთავსებულ უნდა იქნეს იზოლირებულ კაპიტალურ სათავსოში.
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+
	აღინიშნება წარმოებისთვის განცხადებული სამკურნალო საშუალებების ფორმები

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებების წარმოებისას

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებების წარმოებისას

სავალდებულო არ არის

სავალდებულო არ არის

სავალდებულო არ არის

ლაბორატორიეს არსებობის შემთხვევაში

უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების სერთიფიცირებული ფარმაცევტი;

სავალდებულო არ არის; 

სავალდებულო არ არის;

სავალდებულო არ არის

სავალდებულო არ არის 

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საშუალებების წარმოებისას


( ფარმაცევტული საწარმოს საერთო ფართის, განყოფილებებისა და პერსონალის ოდენობა განისაზღვრება მისი წარმადობისა და წარმოებული სამკურნალო საშუალებების ნომენკლატურის გათვალისწინებით;

(( წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის არ არსებობის შემთხვევაში, სავალდებულოა ხელშეკრულების გაფორმება ლიცენზირებული წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიასთან.
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